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VitreaAdvanced® 
Sikkerheds- og 

forskriftsmæssige 
aspekter

Se dokumentet Om Vital® Medical Imaging Software, der ligger under 
fanen Help (Hjælp) for generelle sikkerhedsmæssige og regulatoriske 
oplysninger vedrørende VitreaAdvanced.

Der findes mere detaljerede oplysninger om værktøjer og arbejdsgange i 
VitreaAdvanced Education and Reference Guides (Uddannelses- og 
referencevejledningerne til VitreaAdvanced).

TIP: 	Du kan se en kort beskrivelse af et bestemt værktøj i Vitrea ved at 
holde markøren over knappen.

Australsk sponsor 		  Australsk sponsor
CELEO Pty Ltd		  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court		  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218	 North Ryde, NSW 1670
Australien		  Australien

CELEO Pty Ltd. og Toshiba Australia Pty Ltd er autoriserede sponsorer i Australien og handler på vegne af Vital 
Images, Inc. i kommunikation vedrørende sikkerhedsrelaterede hændelser og lovgivningsmæssige forhold med 
Therapeutic Goods Administration i Australien. Distributørerne er stadig det første kommunikationsled over for 
deres kunder med hensyn til service og reklamationer.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland
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Produceret af: Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN, USA 55343
Telefonnr.: 866-433-4624
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Indlæse en 
undersøgelse

VitreaAdvanced® via Data Manager (Datahåndtering) 
1.	Vælg undersøgelsens navn og klik derefter på fanen Series (Serier).
2.	Vælg den serie, der skal indlæses.

	 TIP: Hold CTRL nede for at vælge flere serier.
3.	 Indlæs i Advanced Viewer. 
4.	Vælg en protokol fra galleriet og         .

Enkeltstående VitreaWorkstation®

1.	Vælg en undersøgelse og klik på                  .
2.	Vælg en protokol fra galleriet og         .
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Værktøjspanel

�� Crshair (Trådkors): Flyt trådkors og få vist 
dataværdier og koordinater i 2D- og MPR-
visning.

�� WinLev (Vindue/niveau): Tilpas indstillingerne 
for vindue/niveau (lysstyrke og kontrast). 

�� Ruler (Lineal): Tilføj en enkel lineal til visningen.
�� Label (Mærkat): Tilføj tekst på billedet. 
�� Snap: Gem billedet til eksport, tilføj det til en 
rapport, eller gendan arbejdsgang.

�� ALT + Snap: Tag flere snapshots.
�� CTRL + Snap: Tag et snapshot af alle 
visninger.

�� Reset (Nulstil): Nulstil visningerne til den 
oprindeligt indlæste tilstand (fjerner målinger 
og segmentering).

�� Trim (Beskær): Beskær data i billedet for at 
isolere interesseområder. 

�� Angel (Vinkel): Tilføj en vinkel til visningen.
�� Arrow (Pil): Tegn en pil på billedet.
�� Ellipse/ROI: Tegn en ellipse eller frihåndskonturer 
i en 2D- eller MPR-visning for at vise overfladen.
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Segmentering

�� Sculpt (Formgiv): (Frihånd/ellipse) Tegn en 
kontur og tilføj området inden for konturen til 
et område.

�� Organ/Visible (Organ/synlig): Vælg Organ 
eller Visible (Synlig) i visningen og tildel derefter 
et område.

�� Bone (Knogle): Klik på Bone (Knogle) i 
visningen og klik derefter på  Add To: Bone 
(Tilføj til: Knogle).

�� Vessel (Kar): Vælg karområder:
�� Pick (Vælg): Vælg kar med ét klik.
�� Grow (Dyrk): Vælg kar med dynamisk 
dyrkning.

�� AutoBone (Autoknogle): Klik for automatisk 
at fjerne knogle.

�� AutoSkin (Autohud): (i rullepilen) Klik for  
automatisk at segmentere hud.

�� Remove Fragments (Fjern fragmenter): 
Fjern fragmenter,  der er mindre end den 
specificerede grænseværdi for størrelse, og flyt 
dem til området Recycle Bin (Papirkurv).
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Segmentering 
(fortsat)

�� Dilate - Erode (Udvid - Nedbryd): Udvid 
eller sammentræk et valgt område med én 
voxel pr. klik.

�� More - Less (Mere - mindre): Tilpas HU-
værdierne, så de kan rumme segmentering, 
eller tilpas grænseværdien for størrelse for 
fragmenter.

�� HU Slider (HU-skyder): Træk enten trekant 
eller endepunkt for at tilpasse de øvre 
eller nedre HU-værdier for at finjustere det 
segmenterede billede.

�� AddTo (Tilføj til): Bind det valgte område til 
det område, der er specificeret i rullemenuen.
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Karundersøgelse og 
læsionsanalyse

Probe Vessels (Undersøg kar): Klik på        og derefter på karret i MPR- eller 
3D-visning.
Extend Probed Vessels (Udvid undersøgte kar): Klik på        og klik derefter 
på på karret efter det undersøgte område for at udvide undersøgelsen.

Edit Vessel Centerline (Rediger karmidterlinje): Klik på           og undersøg og 

rediger derefter karmidterlinjen.

Edit Vessel Contours (Rediger karkonturer): Klik på          og undersøg og 
rediger derefter karkonturerne.

Measure Centerlines (Mål midterlinjer): Klik på rullemenuen           og vælg 
et værktøj:

�� Length (Længde): Træk i karret for at måle længden af en del af 
midterlinjen.

�� Angel (Vinkel): Klik for at starte, gå til spidsen og klik, gå til enden og klik 
derefter for at måle midterlinjevinklen. 

�� Ruler (Lineal): Klik og træk i et tværsnit for at måle diameteren.

Stenosis Measuring (Måling af stenose): Klik på rullemenuen          , vælg et 
værktøj og klik og træk derefter langs den formodede læsion. 

�� Single (Enkelt): Sammenlign det smalleste punkt med et enkelt 
referencepunkt.

�� Dual (Dobbelt): Sammenlign det smalleste punkt med to referencepunkter.
�� Average (Gennemsnit): Sammenlign det smalleste punkt med 
gennemsnittet af to referencepunkter.

�� Volume (Volumen): Lav en volumenmåling.
�� L Zone (L-zone): Lav en analyse af landingszonen (EVSP-protokol). 



VPMC-13548 A 8

MPR-tilstande

Orthogonal (Retvinklet): Visning af MPR-visninger på præcis 
det sagittale, koronale og aksiale plan.
Oblique (Skråtstillet): Skift MPR-visningers retning ved 
at dreje trådkorsene i en eller to MPR-visninger.

�� Træk i trådkorsene i en af MPR-visningerne, mens du 
holder øje med de andre visninger.

�� Klik og træk i en visning for at "gå" langs et kar.
Curved (Kurvet): Drej trådkorset fra referencevisningen, 
så det følger en kurve.

�� Træk linjens endepunkt til kurvens startpunkt.
�� Følg kurven ved at trække linjen langs midten af 
anatomien.

�� Rul visningen og fortsæt langs kurven.
�� Træk linjens endepunkt til enden af kurven.
�� Træk målelinjen og den tværgående linje langs midterlinjen 
for at måle.
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Tyk skive-MIP

�� Maksimer 3D-visningen.
�� Højreklik og vælg Thick Slab MIP  
(Tyk skive-MIP).

�� Musens kontrolelementer:
�� Højreklik og træk op/ned - ruller gennem 
billedet.

�� Højreklik og træk mod venstre/højre - 
ændrer MIP-tykkelsen (se nederste højre 
hjørne af billedet for tykkelse).

�� Midterklik og træk - panorerer hen over 
billedet (flyt interesseområdet til trådkorset).

�� Venstreklik og træk - roterer billedet omkring trådkorsets 
skæringspunkt.

�� Brug retningsknapperne i bunden af visningen til at vise visningen i en 
bestemt retning.



VPMC-13548 A 10

Batches og film

Scriptede 3D-batches
�� Degrees of Rotation (Rotationsgrader): Vælg mellem 90°, 180° og 
360° rotation.

�� Direction (Retning): Vælg retning for rotationen.
�� Klik på Batch eller Movie (Film).

Manuelle MPR-batches
�� Start: Markér batchets startbillede. 
�� End (Slut): Markér det sidste billede i batchet.

TIP: Træk i krydsreferencelinjerne i andre visninger for at justere 
batchet.

�� Klik på Batch eller Movie (Film).

Styring af output
�� Step Size (Trinstørrelse): Afstand mellem billederne. 
�� Number of Images (Antal billeder): Antal billeder i batchet.

Vælg fanen          

Kontrolelement Beskrivelse
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Batches og film (fortsat)

Kommentere batches
�� Series description (Seriebeskrivelse): Tilføj en seriebeskrivelse til 
miniaturen for batches i Findings Tray (Resultatbakke).

�� Show cover image with label (Vis omslagsbillede med mærkat): 
Tilføj et omslagsbillede med en mærkat til batchet.

More Options (Flere valgmuligheder): Avancerede indstillinger for:
�� Size (Størrelse): Størrelsen på batchoutputtet. 
�� Movie (Film): Angiv filmkvalitet og afspilning.
�� Curved MPR (Kurvet MPR): Angiv automatisk tælling og 
rotationsvinkel for batchbillede.

Afslut batches
�� Batch: Opret et batch stablede billeder.
�� Movie (Film): Opret en digital film (.avi).

Kontrolelement Beskrivelse
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Resultatbakke

Vælg              . Snapshots, batches og film vises i resultatbakken.

1.	Vælg resultat(er) i resultatbakken.

TIP: Hold CTRL nede for at vælge flere resultater. 

2.	Højreklik for at få vist menuen: 

�� Add All (Tilføj alle): Tilføj alle snapshots eller batches til rapportsiden. 
�� Select All (Vælg alle): Vælg alle snapshots i resultatbakken.
�� Delete (Slet): Slet det eller de valgte resultater.
�� Export (Eksportér): Eksportér den eller de valgte resultater til PACS.
�� Preview (Eksempel): Se et eksempel på det valgte resultat.
�� Restore (Gendan): Gendan arbejdsgangen til det tidspunkt, hvor 
snapshottet blev taget.

�� Series Description (Seriebeskrivelse): Redigér seriebeskrivelsen.
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Udskriftsvenlig 
rapport

Vælg             .

1.	Vælg en skabelon eller et arbejdsark.

2.	Træk resultaterne til rapportsiden.

3.	Udfyld de redigerbare felter efter behov.

4.	Distribuer rapporten.

�� Print / DICOM Print (Udskriv/DICOM-udskrivning): Udskriv rapporten 
på en standard- eller DICOM-printer.

�� Intranet Post / Publish (Intranetopslag/Udgiv): Slå rapporten op på 
arbejdspladsens intranet. 

�� Word Report (Word-rapport): Opret en Microsoft Word-rapport 
(MS Word skal være installeret).

�� Export Report (Eksportér rapport): Gem rapporten på en DICOM-
server.

�� Save to Media (Gem på medie): Gem rapporten på et eksternt medie 
(kun enkeltstående).
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Arbejdsgang 
for aorta

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Segmentér knogle                   .

b.	Drej, mål, mærk og påsæt 

mærkater efter behov.

c.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Perifer arbejdsgang

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Segmentér knogle                    .

b.	Undersøg de perifere arterier       .

c.	Udvid et undersøgt kar       .

d.	Definer en læsion         .
e.	Mål midterlinjelængder  

og -vinkler         .

f.	 Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.



VPMC-13548 A 16

Arbejdsgang for 
halspulsåre

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Undersøg halspulsårerne       .

b.	Udvid et undersøgt kar       .

c.	Anvend en forudindstilling for 

synlighed.

d.	Definer en læsion          .

e.	Mål midterlinjelængder  

og -vinkler          .

f.	 Opret et 3D-rotationbatch.

g.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
Willis cirkel

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Segmentér knogle .

b.	W/L for at tilføje eller  

fjerne kar       .

c.	Segmenter yderligere kar       .

d.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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2D-arbejdsgang for 
hjerneperfusion

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .  

3.	Udfør analyse:

a.	Vælg snitniveauer (kun scannere 
med flere detektorer).

b.	Rul serien at se efter bevægelse. 
Korriger for bevægelse,  
hvis det er nødvendigt        .

c.	Se grafen over tid-intensitet.

d.	Gennemgå arterie- og 
veneplaceringer. Tegn ROI og 
klik på Artery (Arterie) eller Vein 
(Vene) for at korrigere, hvis det er 
nødvendigt.

e.	Beregn resultaterne        .

f.	 Rediger midterlinjen.

g.	Anvend ROI-skabeloner       .

h.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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4D-arbejdsgang for 
hjerneperfusion

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Undersøg MPR-visningerne.

b.	Cine via DSA-visningerne.

c.	Beskær DSA-visningen       .

d.	Gennemgå POI-visningen     .

e.	Se grafen over tid-intensitet.
f.	 Gennemgå arterie- og 

veneplaceringer.

g.	Vis perfusionskortene       .

h.	Rediger midterlinjen.

i.	 Anvend ROI-skabeloner       .

j.	 Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Scoring af kalcium 
ved arbejdsgangen 

VScore

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         . 

3.	Udfør analyse:

a.	Identificer plak. 

b.	Redigér konturer. 

c.	Tilføj mærkater og pile              .

d.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Foretag en 3D-oversigt.

b.	Gennemgå MPR'erne på forskellige planer                .
c.	Evaluer kranspulsårerne.

d.	Undersøg kar       .

e.	Mål karlængde i tilstanden Curved MPR (Kurvet MPR)      .

f.	 Se visningerne 3D, Cath (Kateter) og Curved Planar Reformatted  

(CPR - kurvet planreformatering).

g.	Undersøg lumen i CPR-visningen.

h.	Udfør Vessel Walk (Karvandring) (skråtstillet reformatering)      .

i.	 Anvend forudindstillingen inverteret MIP.

j.	 Lav en læsionsanalyse          .

k.	Mål plakbelastning (SUREPlaque™)                                        .

l.	 Analysér tværsnitsmålinger.

m.	Tag snapshots       .
n.	Tildel resultater fra hjerterapport.

4.	Distribuer resultaterne.

Arbejdsgang for 
hjerte-CTA
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Arbejdsgang for 
LV-hjertefunktion

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Bekræft ED- og ES-faser       .

b.		Rediger sektorindikatoren for den 

korte akse.

c.		Rediger mitralklapplanet.

d.		Rediger LV-konturerne       .

e.		Indtast patientoplysninger.

f.	 	Tag snapshots       .

g.		Undersøg hjertet i bevægelse      .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
for flerkammer-

hjertefunktion  
(ikke tilgængelig 

i USA)

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Bekræft ED- og ES-faserne i 
følgende kamre: LV, RV og LA       . 

b.		Rediger LV- og RV-konturer       .

c.		Rediger LA-konturer.

d.		Indtast patientoplysninger.

e.		Tag snapshots       .

f.	 	Undersøge hjertet i bevægelse      .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
myokardieanalyse

1.	 Vælg undersøgelse (en eller to serier).

2.	 Vælg protokol og         . 

3.	 Udfør analyse:

a.	 Undersøg de retvinklede visninger. 

b.	Rediger LV-aksen, mitralklapplanet, 

indre apex-plan og ydre apex-plan.

c.	 Rediger sektorindikatoren for den korte 

akse        .

d.	Rediger de epikardiale/endokardiale 

konturlinjer i det korte aksevisning         .

e.	 Gennemgå polærdiagrammerne. 

f.	 Definer hypo-dæmpede områder         .

g.	Gennemgå resultaterne. 

h.	 Tag snapshots         .

4.	 Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
myokardieperfusion 

(ikke tilgængelig  
i USA)

1.	 Vælg undersøgelse (volumenerne Rest (Hvile) 

og Stress (Belastning)).

2.	 Vælg protokol og         .

3.	 Udfør analyse:

a.	 Undersøg de retvinklede visninger. 

b.	Rediger LV-aksen, mitralklapplanet, indre 

apex-plan og ydre apex-plan.

c.	 Rediger sektorindikatoren for den korte 

akse         .

d.	Rediger de epikardiale/endokardiale 

konturlinjer i det korte aksevisning        .

e.	 Gennemgå polærdiagrammerne. 

f.	 Definer hypo-dæmpede områder          .

g.	Gennemgå resultaterne. 

h.	 Tag snapshots        .

4.	 Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
planlægning af 

endovaskulær stent

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Vurder aneurismet i MPR- og 
3D-visning.

b.		Gennemgå og rediger 

karmidterlinjen.

c.		Gennemgå og rediger karkonturer.

	

d.		Gennemgå og bekræft målinger.

e.		Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.



VPMC-13548 A 27

Arbejdsgang for 
overvågning af 
endovaskulær  

stent

1.	Vælg undersøgelser (tidligere og 
nuværende).

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Lås undersøgelser sammen        .

b.	Vurder de sammenlignende 
undersøgelser.

c.	Gennemgå de sammenlignende 
målinger.

d.	Opret målinger          .

e.	Tag snapshots        .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
planlægning af 

udskiftning af 
aortaklappen 

(TAVR)

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Gennemgå automatisk 

segmentering.
�� Vurder vaskulær anatomi.
�� Gennemgå karmidterlinjen.

�� Gennemgå konturerne.

b.	Analysér aortaroden.
�� Vis C-arm-vinklerne.

�� Definer et klapplan.
�� Definer enhedsmålinger.

(Fortsættes på næste side)
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Arbejdsgang for 
planlægning af 

udskiftning af 
aortaklappen 

(TAVR) (fortsat)

3.	Fortsæt analyse:

c.	Plantilgang.
�� Vis adgang til a. iliaca.
�� Vis adgang til vena subclavia.
�� Udfør transapikal planlægning.

d.	Gennemgå og bekræft målinger.

e.	Tag snapshots.

4.	Distribuer resultaterne.



VPMC-13548 A 30

Arbejdsgang for 
automatisk måling 

af kar

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Beskær datasættet       .

b.		Plot det proksimale  

punkt i aorta       .

c.		Plot det distale punkt i aorta.

d.		Opret midterlinje       .

e.		Mål midterlinje for  
stentplanlægning.

f.	 	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang  
for EP-planlægning

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Udfør en samlet gennemgang.

	

	
b.		Udfør kvantitative målinger af 

venstre atriums og lungevenens 
anatomi        .

c.		Vis spiserøret        .

d.		Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
for kolografi

1.	Vælg undersøgelser (bugleje og 

rygleje).

2.	Vælge protokol og        
	 (2D-rettet eller 3D-rettet).

3.	Udfør analyse:

a.	Registrer den primære 
visningsvolumen.

b.		Rul gennem MPR-visningerne 
ELLER flyv gennem 3D-visningen.

c.		Undersøg en formodet polyp.

d.		Undersøg polyppen        .

e.		Markér interesseområder        .

f.	 	Tag snapshots        .

g.		Fortsæt med at undersøge kolon.

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
lungeanalyse

1.	Vælg undersøgelser.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Lås undersøgelser sammen        .

b.		Undersøg knuder       .

c.		Match knuder             .

d.		Tag snapshots        .

e.	Vis diktattabel. 

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
for analyse af 
lungedensitet  

(ikke tilgængelig 
i USA)

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Evaluer segmenteringsresultaterne.

b.	Rediger segmenterede  

områder                .

c.	Angiv grænseværdier for 

lungedensitet.

d.	Vis tabelresultater.

e.	Tag snapshots        .

4.	 Distribuer resultaterne.



VPMC-13548 A 35

Arbejdsgang for 
kropsperfusion med 

enkelt input

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Undersøg visningen.

b.	Identificer arterieinput        .

c.	Identificer organvæv        .

d.	Beregn resultaterne        .

e.	Undersøg perfusionskortet.

f.	 Gennemgå grafen over tid-

intensitet. 

Tag snapshots        eller opret 

et batch.

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
kropsperfusion med 
dobbelt input, lever

1.	 Vælg undersøgelse.
2.	 Vælg protokol og         .
3.	 Udfør analyse:

a.	Undersøg visningen.

b.	Identificer arterieinput        .

c.	 Identificer portårerne        .

d.	Identificer levervævet        .

e.	 Identificer milten        .

f.	 Beregn resultaterne        .

g.	Undersøg perfusionskortet.

h.	Gennemgå grafen over tid-intensitet.	
 
 
 
 
 
 

i.	 Tag snapshots        eller opret et 
batch.

4.	 Distribuer resultaterne.



VPMC-13548 A 37

Arbejdsgang for 
kropsperfusion med 
dobbelt input, lunge

1.	 Vælg undersøgelse.

2.	 Vælg protokol og         .

3.	 Udfør analyse:

a.	Undersøg visningen.

b.	Identificer arteria pulmonalis        .

c.	 Identificer aorta        .

d.	Identificer lungevævet        .

e.	 Identificer venstre atrium        .

f.	 Beregn resultaterne        .

g.	Undersøg perfusionskortene.

h.	Gennemgå grafen over tid-

intensitet.

i.	 Tag snapshots        eller opret et 

batch.

4.	 Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
planlægning af 

resektionsanalyse, 
lever

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Vælg den portale fase                 .

b.	Segmenter leveren        .

c.	Segmenter portvenen og 

levervenen       .

d.	Segmenter leverpulsåren       .

e.	Rediger karrene       .

(Fortsættes på næste side)
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Arbejdsgang for 
planlægning af 

resektionsanalyse 
(fortsat)

f.	 Undersøg tumorer        .

g.	Udfør resektionsplanlægning         .
h.	Skift side, hvis  

det er nødvendigt        .
i.	 Registrer volumenerne. 

 
Opret volumenfusion  
med flere faser. 

j.	 Bekræft registrering. 

k.	Anvend forudindstillinger 
for visualisering.

l.	 Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
for analyse af 

tumorrespons, 
lever

1.	Vælg undersøgelse.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Lås undersøgelser sammen        .

b.	Vurder de sammenlignende 

undersøgelser.

c.	Find læsioner             eller        .

d.	Gennemgå tumorresultaterne.

e.	Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang 
for ortho

1.	Vælg undersøgelser.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Indstil vindue/niveau  

for visningen       .

b.		Isoler leddet       .

c.		Udfør disartikulation af leddet       .

d.		Gennemgå hvert enkelt område.

e.		Tag snapshots       .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for 
generelt MRA

1.	Vælg undersøgelser.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.	Segmenter anatomien        .

b.	Medtag yderligere  

arteriestrukturer         .

c.	Undersøg  

karrene        .

d.	Tag snapshots        .

4.	Distribuer resultaterne.
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Arbejdsgang for  
MR-tumorvolumen

1.	Vælg undersøgelser.

2.	Vælg protokol og         .

3.	Udfør analyse:

a.		Tegn konturlinjer        .

b.		Vis målinger af tumorvolumen       .

c.		Rediger tumors konturlinjer.

d.		Tag snapshots        .

4.	Distribuer resultaterne.
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Adgang til Vital U

1.	Gå til www.vitalimages.com.

2.	Klik på Vital U.

3.	Log på MyVital:
�� Hvis du tidligere har logget på MyVital:

�� Indtast brugernavn og adgangskode.
�� Klik på Login.

�� Hvis det er første gang, du logger på:
�� Klik på New User (Ny bruger).
�� Gå til siden Register (Registrer) og indtast din 
mailadresse. Brug den 
samme mailadresse, 
som er registeret på 
dit Vital-kontaktkort.

�� Klik på Submit (Send).
�� Der sendes en midlertidig adgangskode til den mailadresse, 
du indtaster.

�� Log på igen med den midlertidige adgangskode.
�� Følg instruktionerne for at oprette en ny adgangskode.
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Adgang til Vital U 
(fortsat)

4.	Når du logger på Vital U, viser siden MY 
ACCOUNT (MIN KONTO) en liste over 
alle e kurser, du er tilmeldt.

�� Du skal muligvis vente 30-60 sekunder, 
inden alle dine tilmeldinger vises. 

5.	Tryk på F5 for at opdatere skærmen.

6.	Klik på Course (Kursus) for at sortere 

kurserne efter titel.

7.	Klik på GO for at åbne et kursus.
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Kontakt os

�� For generelle, ikke-tekniske supportspørgsmål kan du kontakte os via 
vores hjemmeside: www.vitalimages.com

�� Ring til Vital U's uddannelseskoordinator på 952-487-9559 eller send 
en mail til vitalu@vitalimages.com for at tilmelde dig kurser, hvad enten 
disse afholdes hos os, hos jer eller i forbindelse med et roadshow, eller 
hvis du har andre spørgsmål vedr. uddannelse.

�� Følg instruktionerne for at få adgang til vitale U for at tage eLearning-
kurser, se videoer om arbejdsgange eller læse brugervejledninger. 

�� For kundeteknisk support kan du kontakt os som følger:
�� USA: Ring til kundesupport på 1-800-208-3005.
�� Uden for USA: Kontakt den lokale Vital-distributør.
�� Send en mail til support@vitalimages.com.

�� Kontakt kundesupport for at få trykte udgaver af release-meddelelser, 
undervisnings- og referencevejledningen  samt installationsvejledninger.



VPMC-13548 A 47

Musefunktioner

2D- og MPR-funktioner

Museknap Tryk for at:

Klik

Midterklik og 
træk

Venstre + 
midterklik og 
træk

Højreklik og 
træk

Venstre + 
højreklik og 
træk

Aktivere værktøj

Panorere

Zoome

Rulle

Anvende  
Vindue/Niveau

3D-funktioner

Museknap Tryk for at:

Klik

Klik og træk

Midterklik og 
træk

Venstre + 
midterklik og 
træk

Venstre + 
højreklik og 
træk

Aktivere 
værktøj, klik og 
vent et øjeblik

Dreje

Panorere

Zoome

Anvende  
Vindue/Niveau
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Tastaturfunktioner

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Tast Funktion:

E

F

H

L

R

Ellipse

ROI (frihånd)

Trådkors

Mærkat

Lineal

Tast Funktion:

S

R

W

CTRL-I

CTRL-Y

Snap

Beskære

Vindue/niveau
Skjule patient-
oplysninger

Gendanne

Tast Funktion:

CTRL-Z

F2

F3

F4

F5

Fortryd

Dreje S-I

Dreje I-S

Dreje A-P

Dreje P-A

Tast Funktion:

F6

F7

F8

F11

F12Dreje V-H

Dreje H-V

Dreje skråt

Fortryd

Gendanne

A Pil

F9 Forrige

F10 Næste


