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VitreaAdvanced® 
Sicherheitshinweise 

und behördliche 
Vorschriften

Allgemeine Sicherheitshinweise und behördliche Vorschriften zu VitreaAdvanced 
enthält das Dokument Informationen zur medizinischen Bildgebungssoftware 
von Vital® auf der Registerkarte Help (Hilfe).

Ausführliche Informationen zu den Werkzeugen und Arbeitsabläufen enthalten 
die VitreaAdvanced Schulungs- und Referenzhandbücher.

TIPP:	 Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein bestimmtes Werkzeug in Vitrea 
fahren, wird eine kurze Beschreibung des Werkzeugs eingeblendet.

Australische Vertretung 	 Australische Vertretung
CELEO Pty Ltd		  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court		  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218	 North Ryde, NSW 1670
Australien		  Australien

CELEO Pty Ltd und Toshiba Australia Pty Ltd sind bevollmächtige Vertreter in Australien und handeln bei der 
Übermittlung von sicherheitsbezogenen Vorfällen und behördlichen Angelegenheiten an die Therapeutic Goods 
Administration in Australien im Namen von Vital Images, Inc. Die Vertriebspartner sind dennoch der erste 
Ansprechpartner für Serviceleistungen und Reklamationen.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland

VPMC-13343 A
VPMC-13232 A

Hergestellt von: Vital Images, Inc.; 5850 Opus Parkway, Suite 300; Minnetonka, MN 55343; USA
Telefon: +1-866-433-4624
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Laden einer Studie

VitreaAdvanced® über den Data Manager (Daten-Manager) 

1.	 �Wählen Sie den Studiennamen aus, und klicken Sie danach auf die 

Registerkarte Series (Serien).

2.	Wählen Sie die Serien aus, die geladen werden sollen.

	 TIPP: �Halten Sie die Taste CTRL gedrückt, um mehrere Serien auszuwählen.

3.	Laden Sie die Serien in den Advanced Viewer (Erweiterter Betrachter). 

4.	Wählen Sie in der Galerie ein Protokoll und          aus.

Standalone-Version VitreaWorkstation®

1.	Wählen Sie eine Studie aus, und klicken Sie auf                    .

2.	Wählen Sie in der Galerie ein Protokoll und          aus.
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Werkzeugregister

�� Crshair (Fadenkreuz): Bewegen Sie Fadenkreuze und 
zeigen Sie Datenwerte und Koordinaten in der 2D- und 
MPR-Ansicht an.

�� WinLev (Fenster/Ebene): Passen Sie die Einstellungen 
für Fenster/Ebene (Helligkeit und Kontrast) an.

�� Ruler (Lineal): Fügen Sie der Ansicht ein einfaches 
Lineal hinzu.

�� Label (Beschriftung): Fügen Sie dem Bild Text hinzu.
�� Snap (Schnappschuss): Speichern Sie das Bild, um es 
zu exportieren, es einem Bericht hinzuzufügen oder den 
Arbeitsablauf wiederherzustellen.

�� ALT + Snap (Schnappschuss): Zeichnen Sie 
mehrere Schnappschüsse auf.

�� CTRL + Snap (Schnappschuss): Zeichnen Sie einen 
Schnappschuss aller Ansichten auf.

�� Reset (Zurücksetzen): Setzen Sie die Ansichten in 
den ursprünglich geladenen Zustand zurück (entfernt 
Messungen und Segmentierung).

�� Trim (Beschneiden): Beschneiden Sie die Daten des 
Bilds, um interessierende Bereiche zu isolieren.

�� Angle (Winkel): Fügen Sie der Ansicht einen 
Winkel hinzu.

�� Arrow (Pfeil): Ziehen Sie einen Pfeil auf dem Bild.

�� Ellipse/ROI (Ellipse/ROI): Zeichnen Sie eine elliptische 
oder eine Freihand-Kontur in einer 2D- oder MPR-
Ansicht, um eine Körperoberfläche anzuzeigen.
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Segmentierung

�� Sculpt (Modellieren): (Freihand/Ellipse) Zeichnen Sie 
eine Kontur, und fügen Sie eine Fläche innerhalb der 
Kontur einem Bereich hinzu.

�� Organ/Visible (Organ/Sichtbar): Wählen Sie eine 
dieser Optionen, klicken Sie in die Ansicht, und 
weisen Sie einen Bereich zu.

�� Bone (Knochen): Klicken Sie auf einen Knochen 
in der Ansicht und dann auf AddTo: Bone (Hinzuf: 
Knochen).

�� Vessel (Gefäß): Wählen Sie Gefäßbereiche aus:
�� Pick (Wählen): Wählen Sie Gefäße per 
Mausklick aus.

�� Grow (Ausdehnen): Wählen Sie Gefäße durch 
dynamisches Ausdehnen aus.

�� AutoBone (Autom. Knochen): Klicken Sie auf diese 
Option, um Knochen automatisch zu entfernen.

�� AutoSkin (Autom. Haut): (im Dropdown-Menü) 
Klicken Sie auf diese Option, um Haut automatisch 
zu segmentieren.

�� Remove Fragments (Fragmente entfernen): 
Entfernen Sie Fragmente, die kleiner als der 
festgelegte Schwellenwert sind, und verschieben 
Sie diese in den Bereich Recycle Bin (Papierkorb).
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Segmentierung 
(Fortsetzung)

�� Dilate – Erode (Erweitern – Verkleinern): Erweitern 
oder verkleinern Sie einen ausgewählten Bereich 
um einen Voxel pro Klick.

�� More – Less (Mehr – Weniger): Passen Sie 
die HU-Werte für die Segmentierung oder den 
Größenschwellenwert für Fragmente an.

�� HU Slider (HU-Schieberegler): Ziehen Sie entweder 
das Dreieck oder den Endpunkt, um den oberen 
und den unteren HU-Wert zur Feinabstimmung des 
segmentierten Bilds anzupassen.

�� AddTo (Hinzuf): Ordnen Sie die ausgewählte Fläche 
dem im Dropdown-Menü angegebenen Bereich zu.
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Gefäßsonde und
Läsionsanalyse

Probe Vessels (Gefäßsondierung): Klicken Sie auf        und dann auf das Gefäß in 
der MPR- oder 3D-Ansicht.
Extend Probed Vessels (Untersuchte Gefäße erweitern): Klicken Sie auf        und 
dann auf das Gefäß jenseits des sondierten Bereichs, um das Gefäß zu erweitern.
Edit Vessel Centerline (Gefäßmittellinie bearbeiten): Klicken Sie auf           , und 
untersuchen und bearbeiten Sie danach die Gefäßmittellinie.
Edit Vessel Contours (Gefäßkonturen bearbeiten): Klicken Sie auf          , und 
untersuchen und bearbeiten Sie danach die Gefäßkonturen.
Measure Centerlines (Mittellinie messen): Klicken Sie auf das Dropdown-Feld          , 
und wählen Sie eines der folgenden Werkzeuge:

�� Length (Länge): Navigieren Sie in das Gefäß hinein, um die Länge eines 
Abschnitts der Mittellinie zu messen.

�� Angle (Winkel): Beginnen Sie die Aktion mit einem Mausklick, führen Sie den 
Mauszeiger zum Scheitelpunkt, und klicken Sie einmal. Bewegen Sie dann den 
Mauszeiger zum Ende, und klicken Sie einmal, um den Winkel der Mittellinie zu 
messen. 

�� Ruler (Lineal): Klicken Sie einmal, und navigieren Sie in einen Querschnitt hinein, 
um den Durchmesser zu messen.

Stenosis Measuring (Stenosemessung): Klicken Sie auf das Dropdown-Feld          , 
wählen Sie ein Werkzeug aus, klicken Sie einmal und ziehen Sie den Mauszeiger 
entlang der vermuteten Läsion.

�� Single (Einzelpunkt): Vergleichen Sie den engsten Punkt mit einem einzelnen 
Referenzpunkt.

�� Dual (Zweipunkt): Vergleichen Sie den engsten Punkt mit zwei Referenzpunkten.
�� Average (Durchschnitt): Vergleichen Sie den engsten Punkt mit dem 
Durchschnittswert zweier Referenzpunkte.

�� Volume (Volumen): Führen Sie eine Volumenmessung durch.
�� L Zone (L-Zone): Analysieren Sie die Landezone (EVSP-Protokoll). 
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MPR-Modi

Orthogonal (Orthogonal): Zeigen Sie die MPR-Ansichten genau in 
der sagittalen, koronaren und axialen Ebene an.
Oblique (Schräg): Ändern Sie die Ausrichtung der MPR-Ansichten 
durch Drehen der Fadenkreuze in einer oder zwei MPR-Ansichten.

�� Ziehen Sie die Fadenkreuze in einer der MPR-Ansichten, während 
Sie die anderen Ansichten beobachten.

�� Klicken Sie einmal, und ziehen Sie den Mauszeiger in die 
entsprechende Richtung, um ein Gefäß zu erkunden.

Curved (Gekrümmt): Richten Sie das Fadenkreuz der 
Referenzansicht so aus, dass es einer Kurve folgt.

�� Ziehen Sie den Endpunkt der Linie an den Anfangspunkt der 
Kurve.

�� Folgen Sie der Kurve, indem Sie die Linie entlang der Mitte 
der anatomischen Struktur ziehen.

�� Scrollen Sie durch die Ansicht, und setzen Sie die Navigation 
entlang der Kurve fort.

�� Ziehen Sie den Endpunkt der Linie an das Ende der Kurve.
�� Ziehen Sie die Messlinie und die transversale Linie entlang der 
Mittellinie zum Messen.
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Thick Slab MIP 
(Dicke Schicht MIP)

�� Maximieren Sie die 3D-Ansicht.

�� Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen 
Sie Thick Slab MIP (Dicke Schicht MIP) aus.

�� Maussteuerung:

�� Mit der rechten Maustaste klicken und nach 
oben/unten ziehen – Scrollen durch das Bild.

�� Mit der rechten Maustaste klicken und nach 
links/rechts ziehen – Ändern der MIP-Dicke.  
(Die Dicke ist in der rechten unteren Ecke 
des Bilds zu sehen.)

�� Mit der mittleren Maustaste klicken und ziehen 
– Schwenken des Bilds. (Bewegen Sie den 
interessierenden Bereich in das Fadenkreuz.)

�� Mit der linken Maustaste klicken und ziehen – Drehen des Bilds um den 
Schnittpunkt des Fadenkreuzes.

�� Verwenden Sie die Ausrichtungsschaltflächen unten in der Ansicht, um die 
Ansicht in einer bestimmten Ausrichtung anzuzeigen.
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Bildstapel und Filme

Geskriptete 3D-Stapel
�� Degrees of Rotation (Grad der Drehung): Wählen Sie eine 
Drehung von 90°, 180° oder 360°.

�� Direction (Richtung): Wählen Sie die Drehrichtung.
�� Klicken Sie auf Batch (Stapel) oder Movie (Film).

Manuelle MPR-Stapel
�� Start (Start): Markieren Sie das Startbild für den Stapel.
�� End (Ende): Markieren Sie das letzte Bild für den Stapel.

TIPP: Ziehen Sie die Bezugslinien in den anderen Ansichten,  
um den Stapel anzupassen.

�� Klicken Sie auf Batch (Stapel) oder Movie (Film).

Ausgabesteuerung
�� Step Size (Schrittgröße): Abstand zwischen Bildern.
�� Number of Images (Anzahl der Bilder): Anzahl der Bilder im Stapel.

Wählen Sie die 
Registerkarte          

Steuerelement Beschreibung
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Bildstapel und Filme (Fortsetzung)

Stapelbeschriftung

�� Series description (Serienbeschreibung): Fügen Sie der Miniaturansicht 
des Stapels im Ergebnisbereich eine Serienbeschreibung hinzu.

�� Show cover image with label (Titelbild mit Beschriftung anzeigen): 
Fügen Sie dem Stapel ein Titelbild mit einer Beschriftung hinzu.

More Options (Weitere Optionen): Erweiterte Einstellungen für:

�� Size (Größe): Legen Sie die Größe der Stapelausgabe fest.

�� Movie (Film): Legen Sie Qualität und Wiedergabe des Films fest.

�� Curved MPR (MPR Gekrümmt): Legen Sie die automatische 
Bildzählung für den Stapel und den Rotationswinkel fest.

Abschließen von Stapeln

�� Batch (Stapel): Erstellen Sie einen Bilderstapel.

�� Movie (Film): Erstellen Sie einen digitalen Film (.avi).

Steuerelement Beschreibung
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Ergebnisbereich

Wählen Sie               aus. In der Befundleiste werden Schnappschüsse,  
Stapel und Filme angezeigt.

1.	Wählen Sie den bzw. die Befunde im Ergebnisbereich aus.

TIPP: Halten Sie die Taste CTRL gedrückt, um mehrere Befunde auszuwählen. 

2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü anzuzeigen:

�� Add All (Alle hinzufügen): Fügen Sie alle Schnappschüsse oder Stapel 
der Berichtseite hinzu.

�� Select All (Alle auswählen): Wählen Sie alle Schnappschüsse im 
Ergebnisbereich aus.

�� Delete (Löschen): Löschen Sie ausgewählte Befunde.

�� Export (Exportieren): Exportieren Sie ausgewählte Befunde in ein PACS.

�� Preview (Vorschau): Vorschau einer größeren Ansicht des ausgewählten 
Befunds.

�� Restore (Wiederherstellen): Stellen Sie den Arbeitsablauf zu dem Zeitpunkt 
wieder her, zu dem der Schnappschuss aufgenommen wurde.

�� Series Description (Serienbeschreibung): Ändern Sie die Serienbeschreibung.
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Ausdrucken 
eines Berichts

Wählen Sie               aus.

1.	Wählen Sie eine Vorlage oder ein Arbeitsblatt aus.

2.	Ziehen Sie die Befunde in die Berichtseite.

3.	Füllen Sie die erforderlichen bearbeitbaren Felder aus.

4.	Weiterleiten des Berichts:

�� Print / DICOM Print (Drucken/DICOM-Ausdruck): Drucken Sie den Bericht 
auf einem herkömmlichen bzw. einem DICOM-Drucker aus.

�� Intranet Post / Publish (Intranet-Posting/Veröffentlichen): Veröffentlichen 
Sie den Bericht im Intranet des Standorts. 

�� Word Report (Word-Bericht): Erstellen Sie einen Bericht mit Microsoft Word 
(hierfür muss MS Word installiert sein).

�� Export Report (Bericht exportieren): Speichern Sie den Bericht auf einem 
DICOM-Server.

�� Save to Media (Auf Medium speichern): Speichern Sie den Bericht auf einem 
externen Medium (nur Standalone-Version).
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Arbeitsablauf  
Aorta

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Knochen segmentieren                     .

b.	Je nach Bedarf drehen, messen, 
markieren und beschriften.

c.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Peripherer 
Arbeitsablauf

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Knochen segmentieren                     .

b.	Periphere Arterien sondieren        .

c.	Ein sondiertes Gefäß erweitern        .

d.	Eine Läsion definieren          .

e.	Länge der Mittellinie und Winkel 
messen          .

f.	 Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Karotis

1.	Wählen Sie eine Studie aus.
2.	Protokoll und          auswählen.
3.	Durchführung der Analyse:

a.	Karotiden sondieren        .
b.	Ein sondiertes Gefäß erweitern        .
c.	Eine Sichtbarkeitsvoreinstellung 

anwenden.

d.	Eine Läsion definieren          .
e.	Länge der Mittellinie und Winkel 

messen          .

f.	 Einen 3D-Rotationsstapel erstellen.
g.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Circulus Willis

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Knochen segmentieren .

b.	F/E zum Hinzufügen oder Entfernen 
von Gefäßen        .

c.	Zusätzliche Gefäße segmentieren        .

d.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
2D-Hirnperfusion

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.  

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Schichtebenen auswählen (nur 
Mehrdetektor-Aufnahmegeräte).

a.	Durch Serie scrollen und Bewegungen 
identifizieren. Bei Bedarf Bewegungs-
korrektur durchführen        .

b.	Zeit-/Helligkeits-Diagramm überprüfen.

c.	Arterien- und Venenposition 
überprüfen. ROI zeichnen und bei 
Korrekturbedarf auf die Arterie oder 
Vene klicken.

d.	Ergebnisse berechnen        .

e.	Mittellinie bearbeiten.

f.	 ROI-Vorlagen anwenden        .

g.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
4D-Hirnperfusion

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	MPR-Ansichten untersuchen.

b.	Bildlauf durch die DSA-Ansichten 
durchführen.

c.	DSA-Ansicht zuschneiden        .

d.	POI-Ansicht überprüfen      .

e.	Zeit-/Helligkeits-Diagramm 
überprüfen.

f.	 Arterien- und Venenpositionen 
überprüfen.

g.	Perfusionskarten anzeigen        .

h.	Mittellinie bearbeiten.

i.	 ROI-Vorlagen anwenden        .

j.	 Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Calcium-
Scoring mittels 

Arbeitsablauf 
VScore

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen. 

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Plaque identifizieren. 

b.	Konturen bearbeiten. 

c.	Beschriftungen und Pfeile  

hinzufügen                .

d.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.				3D-Übersicht ausführen.

b.				MPRs in verschiedenen Ebenen überprüfen                  .

c.			Koronararterien beurteilen.

d.				Gefäße untersuchen        .

e.				Gefäßlänge im gekrümmten MPR-Modus messen       .

f.	 			3D-, Katheter- und gekrümmt-planare, reformatierte Ansichten anzeigen.

g.				Lumen in der CPR-Ansicht untersuchen.

h.				Gefäßerkundung durchführen (schräge Reformatierung)       .

i.	 			Invertierte MIP-Voreinstellung anwenden.

j.	 			Läsionen untersuchen           .

k.				Plaquelast messen (SUREPlaque™)                                            .

l.	 			Querschnittsmessungen untersuchen.

m.			Schnappschüsse aufzeichnen        .

n.			Kardiale Befundberichte zuweisen.

4.	Befunde weiterleiten.

Arbeitsablauf 
Kardiale CTA



VPMC-13343 A 22

Arbeitsablauf 
LV-Herzfunktions-

analyse

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		ED- und ES-Phase überprüfen        .

b.		Sektorindikator der Querachse 
bearbeiten.

c.		Mitralklappenebene bearbeiten.

d.		LV-Konturen bearbeiten        .

e.		Patientendaten eingeben.

f.	 	Schnappschüsse aufzeichnen        .

g.		Schlagendes Herz untersuchen       .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Mehrkammer-

Herzfunktions-
analyse  

(nicht verfügbar in 
den USA)

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		ED- und ES-Phasen in der LV-, RV- 
und LA-Kammer überprüfen        . 

b.		LV- und RV-Konturen bearbeiten        .

c.		LA-Konturen bearbeiten.

d.		Patientendaten eingeben.

e.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

f.	 	Schlagendes Herz untersuchen       .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Myokardanalyse

1.	 Studie auswählen (eine Serie oder zwei Serien).
2.	Protokoll und          auswählen. 
3.	Durchführung der Analyse:

a.	Die orthogonalen Ansichten untersuchen. 
b.	Die LV-Achse, die Mitralklappenebene, die 

innere Herzspitzenebene und die äußere 
Herzspitzenebene bearbeiten.

c.	Den Sektorindikator der Querachse 
bearbeiten       .

d.	Die epikardialen/endokardialen 
Konturlinien in der Querachsenansicht 
bearbeiten        .

e.	Die Polardiagramme überprüfen. 

f.	 Hypodense Bereiche definieren         .
g.	Ergebnisse überprüfen. 

h.	Schnappschüsse aufzeichnen        .
4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Myokardperfusion 

(nicht verfügbar in 
den USA)

1.	Studie auswählen (Ruhe- und 
Belastungsvolumen).

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Die orthogonalen Ansichten untersuchen. 

b.	Die LV-Achse, die Mitralklappenebene, die 
innere Herzspitzenebene und die äußere 
Herzspitzenebene bearbeiten.

c.	Den Sektorindikator der Querachse 
bearbeiten        .

d.	Die epikardialen/endokardialen Konturlinien 
in der Querachsenansicht bearbeiten        .

e.	Die Polardiagramme überprüfen. 

f.	 Hypodense Bereiche definieren         .

g.	Ergebnisse überprüfen. 

h.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
endovaskuläre 

Stentplanung

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Aneurysma in der MPR- und 
3D-Ansicht untersuchen.

b.		Die Mittellinie des Gefäßes überprüfen 
und bearbeiten.

c.		Gefäßkonturen prüfen und bearbeiten.

	

d.		Messungen prüfen und bearbeiten.

e.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf der 
endovaskulären 

Stentüberwachung

1.	Studien auswählen (frühere und aktuelle).

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Untersuchungen synchronisieren        .

b.	Vergleichsuntersuchungen bewerten.

c.	Vergleichsmessungen überprüfen.

d.	Messungen erstellen          .

e.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf  
Planung des 

Transkatheter-
Aortenklappener-

satzes (TAVR)

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Automatische Segmentierung 
überprüfen.

�� Gefäßanatomie bewerten.

�� Mittellinie des Gefäßes überprüfen.

�� Konturen überprüfen.

b.	Stamm der Aorta analysieren.

�� Winkeleinstellungen des C-Bogens 
anzeigen.

�� Klappenebene definieren.

�� Gerätemessungen definieren.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite.)
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Arbeitsablauf  
Planung des 

Transkatheter-
Aortenklappen-
ersatzes (TAVR) 

(Fortsetzung)

3.	Fortsetzung der Analyse:

c.	Zugang planen.

�� Zugang zur Leistengegend anzeigen.

�� Zugang unter dem Schlüsselbein 
anzeigen.

�� Transapikale Planung durchführen.

d.	Messungen prüfen und bearbeiten.

e.	Zeichnen Sie Schnappschüsse auf.

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
automatische 

Gefäßvermessung

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Datensatz zuschneiden       .

b.		Proximalen Punkt in der Aorta 
darstellen        .

c.		Distalen Punkt in der Aorta 
darstellen.

d.		Mittellinie erstellen        .

e.		Mittellinie für Stentplanung messen.

f.	 	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf  
EP-Planung

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Allgemeine Überprüfung durchführen.

	

	
b.		Quantitative Messungen des linken 

Vorhofs und der Lungenvene 
durchführen        .

c.		Ösophagus anzeigen        .

d.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Koloskopie

1.	Studien auswählen (Bauch- und 
Rückenlage).

2.	Protokoll und          auswählen.
	 (2D- oder 3D-gestützt).

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Mit primärem Ansichtsvolumen 
verknüpfen.

b.		Durch MPR-Ansichten blättern ODER 
durch 3D-Ansicht navigieren.

c.		Einen vermuteten Polypen 

untersuchen.

d.		Polypen sondieren        .

e.		Untersuchungsbereiche  
markieren        .

f.	 	Schnappschüsse aufzeichnen        .

g.		Kolonuntersuchung fortsetzen.

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Lungenanalyse

1.	Studien auswählen.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Untersuchungen synchronisieren        .

b.		Knoten sondieren        .

c.		Knoten zuordnen              .

d.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

e.	Transkriptionstabelle anzeigen. 

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf Lun-
gendichteanalyse 
(nicht verfügbar in 

den USA)

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Ergebnisse der Segmentierung 
beurteilen.

b.	Segmentierte Bereiche  
bearbeiten                  .

c.	Schwellenwerte für die Lungendichte 
festlegen.

d.	Tabellenergebnisse 
anzeigen.

e.	Schnappschüsse 
aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Körperperfusion 

mit Einzeleingang

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Die Ansicht untersuchen.

b.	Arterieneingang identifizieren        .

c.	Organgewebe identifizieren         .

d.	Ergebnisse berechnen        .

e.	Perfusionskarte überprüfen.

f.	 Zeit-/Dichte-Diagramm überprüfen. 

g.	Schnappschüsse aufzeichnen        oder 
einen Stapel erstellen.

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Körperperfusion 

der Leber mit 
Doppeleingang

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Die Ansicht untersuchen.

b.	Arterieneingang identifizieren        .

c.	Pfortader identifizieren         .

d.	Lebergewebe identifizieren        .

e.	Milz identifizieren        .

f.	 Ergebnisse berechnen        .

g.	Perfusionskarte überprüfen.

h.	Zeit-/Dichte-Diagramm überprüfen.	 

 

 

 

 

 

i.	 Schnappschüsse aufzeichnen        

oder einen Stapel erstellen.

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Körperperfusion 

der Lunge mit 
Doppeleingang

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Die Ansicht untersuchen.

b.	Lungenarterie identifizieren         .

c.	Aorta identifizieren         .

d.	Lungengewebe identifizieren        .

e.	Linken Vorhof identifizieren         .

f.	 Ergebnisse berechnen        .

g.	Perfusionskarten überprüfen.

h.	Zeit-/Dichte-Diagramm überprüfen. 

i.	 Schnappschüsse aufzeichnen        
oder einen Stapel erstellen.

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Resektionsplanung 

für die 
Leberanalyse

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und           auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Pfortaderphase  

auswählen                  .

b.	Leber segmentieren        .

c.	Pfortader und Lebervenen 
segmentieren        .

d.	Leberarterie segmentieren        .

e.	Gefäße bearbeiten        .

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Arbeitsablauf  
Resektionsplanung 

für die  
Leberanalyse  

(Fortsetzung)

f.	 Tumore sondieren        .

g.	 Resektionsplanung durchführen         .

h.	 �Gegebenenfalls Seiten  

austauschen         .

i.	 Volumen registrieren. 

j.	 Mehrphasen-Volumenzusammenfüh-
rung erstellen. 

k.	 Registrierung bestätigen. 

l.	 Darstellungsvoreinstellungen  
anwenden.

m.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Ansprechen eines 

Tumors bei der 
Leberanalyse

1.	Wählen Sie eine Studie aus.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Untersuchungen synchronisieren        .

b.	Vergleichsuntersuchungen bewerten.

c.	Läsionen lokalisieren             
oder        .

d.	Ergebnisse der Tumorbefunde 
anzeigen.

e.	Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
Orthopädie

1.	Studien auswählen.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Funktion Window/Level (Fenster/

Ebene) auf die Ansicht  

anwenden        .

b.		Gelenk isolieren        .

c.		Disartikulation des Gelenks  

durchführen        .

d.		Jeden Bereich untersuchen.

e.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf 
allgemeine MRA

1.	Studien auswählen.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.	Anatomie segmentieren        .

b.	Zusätzliche arterielle Strukturen 
aufnehmen        .

c.	Gefäße sondieren        .

d.	Schnappschüsse aufzeichnen       .

4.	Befunde weiterleiten.
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Arbeitsablauf MR-
Tumorvolumen-

messung

1.	Studien auswählen.

2.	Protokoll und          auswählen.

3.	Durchführung der Analyse:

a.		Konturlinien zeichnen        .

b.		Tumorvolumenmessungen  
anzeigen        .

c.		Konturlinien des Tumors bearbeiten.

d.		Schnappschüsse aufzeichnen        .

4.	Befunde weiterleiten.
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Zugang zu Vital U

1.	Rufen Sie www.vitalimages.com auf.

2.	Klicken Sie auf Vital U.

3.	Anmeldung bei MyVital:
�� Wenn Sie sich bereits einmal bei MyVital angemeldet 
haben:

�� Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

�� Klicken Sie auf Login (Anmelden)
�� Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden:

�� Klicken Sie auf New User (Neuer Benutzer).
�� Geben Sie auf der Registrierungsseite Ihre E-Mail-
Adresse ein. Verwenden Sie dieselbe E-Mail-Adresse 
wie bei Ihren Vital-
Kontaktdaten.

�� Klicken Sie auf Submit 
(Senden).

�� Ein temporäres Passwort 
wird an die eingegebene 
E-Mail-Adresse versandt.

�� Melden Sie sich mit Ihrem temporären Passwort erneut an.
�� Befolgen Sie die Anweisungen, um ein neues Passwort zu erstellen.
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Zugang zu Vital U 
(Fortsetzung)

4.	Wenn Sie sich erfolgreich bei Vital U anmelden, 
zeigt eine Liste auf der Seite MY ACCOUNT 
(Mein Konto) alle Kurse an, bei denen Sie 
angemeldet sind.

�� Es dauert möglicherweise 30 bis 60 Sekunden, 
bis alle Anmeldungen angezeigt werden.

5.	Drücken Sie die Taste F5, um die 
Bildschirmanzeige zu aktualisieren.

6.	Klicken Sie auf Course (Kurs), um die Kurse 
nach dem Titel zu sortieren.

7.	Klicken Sie auf GO (LOS), um einen Kurs zu 
beginnen.
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Kontakt-
informationen

�� Wenn Sie allgemeine, nicht-technische Fragen haben, nehmen Sie bitte über 
unsere Website www.vitalimages.com Kontakt mit uns auf.

�� Wenden Sie sich per Telefon unter der Nummer +1-952-487-9559 
oder per E-Mail an die Adresse vitalu@vitalimages.com an den Vital 
U-Fortbildungskoordinator, um sich für eine interne Schulung, eine Schulung 
vor Ort oder eine Informationsveranstaltung anzumelden, oder wenn Sie andere 
Fragen zu Fortbildungen haben.

�� Befolgen Sie die Anweisungen für den Zugang zu Vital U, um an eLearning-
Kursen teilzunehmen, Videos zu Arbeitsabläufen anzusehen und 
Benutzerhandbücher zu erhalten.

�� Falls Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich wie folgt an uns:
�� Rufen Sie innerhalb der USA unsere Kundendienst-Telefonnummer  
+1-800-208-3005 an

�� Wenden Sie sich außerhalb der USA an Ihren Vital-Vertriebspartner
�� Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an support@vitalimages.com

�� Eine gedruckte Version der Versionshinweise, der Schulungs- und 
Referenzhandbücher oder der Installationshandbücher erhalten Sie  
bei unserem Kundendienst.
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Mausfunktionen

2D- und MPR-Funktionen

Maustaste Durch Drücken:

Klicken

Mit der mittleren 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Mit der linken 
und mittleren 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Mit der rechten 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Mit der linken 
und rechten 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Werkzeug 
aktivieren

Schwenken

Zoom

Blättern

Fenster/Ebene

3D-Funktionen

Maustaste Durch Drücken:

Klicken

Mit der Maus-
taste klicken 
und ziehen

Mit der mittleren 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Mit der linken 
und mittleren 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Mit der linken 
und rechten 
Maustaste kli-
cken und ziehen

Werkzeug akti-
vieren, klicken 
und kurz warten

Drehen

Schwenken

Zoom

Fenster/Ebene
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Tastaturfunktionen

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Taste Funktion:

E

F

H

L

R

Ellipse (Ellipse)

ROI (Freihand)

Crosshair (Fadenkreuz)

Label (Beschriftung)

Ruler (Lineal)

Taste Funktion:

S

T

W

CTRL-I

CTRL+Y

Snap  
(Schnappschuss)

Trim (Zuschneiden)

W/L (W/L)

Hide Pt Info  
(Pat-Info ausbl)

Re-do (Wiederholen)

Taste Funktion:

CTRL+Z

F2

F3

F4

F5

Undo (Rückgängig)

Rotate S-I (Drehung S-I)

Rotate I-S (Drehung I-S)

Rotate A-P (Drehung A-P)

Rotate P-A (Drehung P-A)

Taste Funktion:

F6

F7

F8

F11

F12Rotate L-R (Drehung L-R)

Rotate R-L (Drehung R-L)

Rotate Obl. 
(Dr. schräg)

Undo (Rückgängig)

Re-do (Wiederholen)

A Arrow (Pfeil)

F9 Previous (Vorheriges Thema)

F10 Next (Nächstes)


