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VitreaAdvanced® 
Sécurité et 

réglementation

Pour prendre connaissance des indications générales en matière de 
sécurité et de réglementation de VitreaAdvanced, consultez le document 
À propos du logiciel d'imagerie médicale Vital® situé dans l'onglet 
Help (Aide).

Pour des informations plus détaillées concernant les outils et les flux 
de travail, reportez-vous au guide d'utilisation de VitreaAdvanced.

CONSEIL :  pour une brève description d'un outil particulier sous Vitrea, 
faites glisser le curseur sur le bouton.

Commanditaire australien  Commanditaire australien
CELEO Pty Ltd  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218 North Ryde, NSW 1670
Australie   Australie

CELEO Pty Ltd et Toshiba Australia Pty Ltd sont des commanditaires autorisés en Australie et agissent pour le 
compte de Vital Images, Inc. pour la communication des incidents liés à la sécurité et en matière réglementaire 
auprès de la Therapeutic Goods Administration en Australie. Les distributeurs constituent toujours le premier 
interlocuteur des clients pour toute réclamation ou demande de service après-vente.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne

VPMC-13346 A
VPMC-13232 A

Fabriqué par : Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN, États-Unis, 55343
Téléphone : 866.433.4624
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Chargez une étude

Utilisation de VitreaAdvanced® à l'aide du gestionnaire de données 
1. Sélectionnez un nom d'étude, puis cliquez sur l'onglet Series (Série).
2. Choisissez les séries à charger.

 CONSEIL :  pour sélectionner plusieurs séries, maintenez la touche CTRL 
enfoncée.

3. Chargez dans Advanced Viewer. 
4. Sous Gallery (Bibliothèque), choisissez un protocole et        .

Utilisation du poste de travail autonome VitreaWorkstation®

1. Sélectionnez l'étude, puis cliquez sur                 .
2. Sous Gallery (Bibliothèque), choisissez un protocole et        .
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Panneau d'outils

 � Crshair (Réticule) : (Crosshair) déplacez les 
réticules et affichez les valeurs et les coordonnées 
des données dans les vues 2D et MPR.

 � WinLev (Position de la fenêtre) : (Window/Level) 
réglez les paramètres de la position de la fenêtre 
(luminosité et contraste).

 � Ruler (Règle) : ajoutez une règle simple à la vue.
 � Label (Étiquette) : ajoutez un texte sur l'image.
 � Snap (Instantané) : enregistrez l'image à exporter, 
ajoutez un élément à un rapport ou restaurez le flux 
de travail.

 � ALT + Snap (Instantané) : réalisez plusieurs 
instantanés.

 � CTRL + Snap (Instantané) : réalisez un 
instantané de toutes les vues.

 � Reset (Réinitialiser) : réinitialisez les vues à leur état 
de chargement initial (supprime les mesures et la 
segmentation).

 � Trim (Couper) : coupez des données d'une image 
pour isoler des zones d'intérêt.

 � Angle : ajoutez un angle à la vue.
 � Arrow (Flèche) : dessinez une flèche sur une image.
 � Ellipse/ROI (Ellipse/Région d'intérêt) : dessinez une 
ligne de contour en ellipse ou à main levée dans 
une vue 2D ou MPR pour afficher la surface.



VPMC-13346 A 5

Segmentation

 � Sculpt (Sculpter) : (Free/Ellipse) (Libre/Ellipse) 
tracez un contour et ajoutez une zone dans 
le contour d'une région.

 � Organ/Visible (Organe/Visible) : choisissez 
Organ (Organe) ou Visible (Visible), cliquez dans 
la vue, puis attribuez une région.

 � Bone (Os) : cliquez sur l'os dans la vue, puis 
cliquez sur AddTo: Bone (Ajouter à : Os).

 � Vessel (Vaisseau) : sélectionnez les régions 
des vaisseaux :

 � Pick (Choisir) : sélectionnez des vaisseaux 
en un clic.

 � Grow (Agrandir) : sélectionnez des vaisseaux 
en agrandissant dynamiquement.

 � AutoBone (Segmentation automatique de l'os) : 
cliquez pour supprimer automatiquement l'os.

 � AutoSkin (PeauAuto) : (dans la flèche 
déroulante) cliquez pour segmenter 
automatiquement la peau.

 � Remove Fragments (Supprimer fragments) : 
éliminez les fragments  inférieurs au seuil de 
taille indiqué et placez-les dans la Recycle Bin 
(Corbeille).
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Segmentation  
(suite)

 � Dilate - Erode (Dilater - Rogner) : étendez 
ou ontractez une région choisie d'un voxel à 
chaque clic.

 � More - Less (Plus - Moins) : ajustez les 
valeurs UH à inclure pour la segmentation ou 
pour régler le seuil de taille des fragments.

 � HU Slider (Curseur UH) : faites glisser le 
triangle ou l'extrémité pour régler les valeurs 
supérieure et inférieure de UH afin de mettre 
au point l'image segmentée.

 � AddTo (Ajouter à) : affectez la zone 
sélectionnée à la région spécifiée dans le 
menu déroulant.
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Sondage des 
vaisseaux et analyse 

des lésions

Sondage des vaisseaux : cliquez sur        , puis sur le vaisseau dans la vue 
MPR ou 3D.
Extension des vaisseaux sondés : cliquez sur        , puis sur le vaisseau après 
la section sondée pour étendre la sonde.
Modification de la ligne centrale du vaisseau : cliquez sur         , puis 
examinez et modifiez la ligne centrale du vaisseau.
Modification des contours du vaisseau : cliquez sur         , puis examinez et 
modifiez les contours du vaisseau.
Mesure des lignes centrales : cliquez sur le bouton du menu déroulant         
et sélectionnez un outil :

 � Length (Longueur) : faites glisser le vaisseau pour mesurer la longueur d'une 
portion de la ligne centrale.

 � Angle : cliquez pour commencer, déplacez-vous vers le sommet puis 
cliquez, déplacez-vous ensuite vers l'extrémité puis cliquez pour mesurer 
l'angle de la ligne centrale. 

 � Ruler (Règle) : cliquez et faites glisser dans une section transversale pour 
mesurer le diamètre.

Mesure de la sténose : cliquez sur le bouton du menu déroulant          , 
sélectionnez un outil, puis cliquez et faites glisser le long de la lésion suspectée.

 � Single (Simple) : comparez le point le plus étroit à un seul point de référence.
 � Dual (Double) : comparez le point le plus étroit à deux points de référence.
 � Average (Moyenne) : comparez le point le plus étroit à la moyenne de deux 
points de référence.

 � Volume : procédez à la mesure du volume.
 � L Zone (Zone de pose) : procédez à l'analyse de la zone de pose 
(protocole EVSP). 
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Modes MPR

Orthogonal : affichez les vues MPR dans les plans sagittal, 
coronal et axial.
Oblique : changez l'orientation des vues MPR en faisant 
pivoter les réticules dans une ou deux vues MPR.

 � Faites glisser les réticules dans l'une des vues MPR tout 
en regardant d'autres vues.

 � Cliquez et faites glisser dans une vue pour « faire avancer » 
un vaisseau.

Curved (Courbé) : indiquez au réticule de la vue de référence 
de suivre une courbe.

 � Faites glisser l'extrémité de la ligne vers le point de départ 
de la courbe.

 � Suivez la courbe en faisant glisser la ligne le long du centre 
de l'anatomie.

 � Faites défiler la vue et continuez le long de la courbe.
 � Faites glisser l'extrémité de la ligne vers le point final de la 
courbe.

 � Faites glisser la ligne de mesure et la ligne transversale le 
long de la ligne centrale pour mesurer.
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Thick Slab MIP 
(Plaque épaisse MIP)

 � Agrandissez la vue 3D.
 � Faites un clic droit et sélectionnez  
Thick Slab MIP (Plaque épaisse MIP).

 � Commandes de la souris :
 � Faites un clic droit et glissez vers  
le haut/bas pour faire défiler l'image.

 � Faites un clic droit et glissez vers 
la gauche/droite pour modifier 
l'épaisseur MIP (indiquée dans l'angle 
inférieur droit de l'image).

 � Cliquez sur le bouton intermédiaire et 
glissez pour réaliser un panoramique 
d'une image (déplacez la zone d'intérêt 
vers le réticule).

 � Faites un clic gauche et glissez pour faire pivoter  
l'image autour de l'intersection du réticule.

 � Utilisez les boutons d'orientation situés dans la partie  
inférieure de la vue pour afficher la vue avec une  
orientation spécifique.
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Lots et films

Lots 3D à script
 � Degrés de rotation : choisissez une rotation à 90°, 180° ou 360°.
 � Direction : choisissez le sens de la rotation.
 � Cliquez sur Batch (Lot) ou Movie (Film).

Lots MPR manuels
 � Start (Début) : marquez l'image de début du lot.
 � End (Fin) : marquez l'image de fin du lot.

CONSEIL : faites glisser les lignes de référence croisée dans les autres 
vues pour régler le lot.

 � Cliquez sur Batch (Lot) ou Movie (Film).

Commande de sortie
 � Step Size (Taille d'intervalle) : distance entre les images.
 � Number of Images (Nombre d'images) : nombre d'images dans le lot.

Sélectionnez 
l'onglet

Commande Description



VPMC-13346 A 11

Lots et films (suite)

Annotation de lots
 � Series description (Description de la série) : ajoutez une description 
de série à la miniature du lot dans le plateau Findings (Résultats).

 � Show cover image with label (Affich. image couv. av. étiq.) : ajoutez 
une page de garde avec une étiquette au lot.

More Options (Plus d'options) : paramètres avancés pour les options :
 � Size (Taille) : définissez la taille de sortie du lot.
 � Movie (Film) : définissez la qualité et les paramètres de lecture du film.
 � Curved MPR (MPR courbe) : définissez les valeurs Set Auto Batch 
Frame Count (Décompte auto de trames) et Rotation Angle (Angle 
de rotation).

Lots finaux
 � Batch (Lot) : créez un lot d'images empilées.
 � Movie (Film) : créez un film numérique (.avi).

Commande Description
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Plateau Findings 
(Résultats)

Sélectionnez              . Les instantanés, les lots et les films s'affichent dans 
le plateau Findings (Résultats).
1. Dans le plateau Findings (Résultats), sélectionnez le(s) résultat(s).

CONSEIL : pour sélectionner plusieurs résultats, maintenez la touche 
CTRL enfoncée. 

2. Faites un clic droit pour afficher le menu :

 � Add All (Ajouter tout) : ajoutez tous les instantanés ou lots à la page 
de rapport.

 � Select All (Sélectionner tout) : sélectionnez tous les instantanés 
du plateau de résultats.

 � Delete (Supprimer) : supprimez certains résultats.
 � Export (Exporter) : exportez certains résultats vers PACS.
 � Preview (Aperçu) : prévisualisez une vue plus grande du résultat 
sélectionné.

 � Restore (Restaurer) : restaurez le flux de travail au moment 
où l'instantané a été pris.

 � Series Description (Description de la série) : modifiez la description 
de la série.
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Rapport imprimable

Sélectionnez             .

1. Sélectionnez un modèle ou une fiche.

2. Faites glisser les résultats vers la page de rapport.

3. Renseignez les champs modifiables si nécessaire.

4. Diffusez le rapport :

 � Print / DICOM Print (Imprimer/Impression DICOM) : imprimez le 
rapport sur une imprimante standard ou DICOM.

 � Intranet Post / Publish (Pub. Intranet/Publier) : placez le rapport sur 
l'intranet de votre site. 

 � Word Report (Rapport Word) : créez un rapport Microsoft Word 
(MS Word doit être installé sur votre ordinateur).

 � Export Report (Exporter rapport) : enregistrez le rapport vers un 
serveur DICOM.

 � Save to Media (Sauvegarder sur le support) : enregistrez le rapport sur 
un support externe (autonome uniquement).
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Flux de travail Aorta 
(Aorte)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Segmentez l'os                   .

b. Pivotez, mesurez, marquez et 

étiquetez selon les besoins.

c. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Peripheral 

(Périphérique)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et        .

3. Réalisez une analyse :

a. Segmentez l'os                   .

b. Sondez les artères  

périphériques       .

c. Étendez un vaisseau sondé       .

d. Définissez une lésion         .
e. Mesurez les longueurs de la ligne 

centrale et les angles         .

f. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Carotid (Carotide)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et        .

3. Réalisez une analyse :

a. Sondez les carotides       .

b. Étendez un vaisseau sondé       .

c. Appliquez un paramètre de 

préconfiguration de visibilité.

d. Définissez une lésion         .

e. Mesurez les longueurs de la ligne 

centrale et les angles         .

f. Créez un lot de rotation 3D.

g. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Circle of Willis 

(Polygone 
de Willis)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Segmentez l'os .

b. Réglez le paramètre W/L pour 

ajouter ou supprimer  

des vaisseaux       .

c. Segmentez d'autres  

vaisseaux       .

d. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Brain Perfusion 2D  

(Perfusion 
cérébrale 2D)

1. Sélectionnez l'étude.
2. Sélectionnez un protocole et         .  
3. Réalisez une analyse :

a. Sélectionnez des niveaux de coupe 
(scanners à plusieurs détecteurs 
uniquement).

b. Faites défiler les séries pour 
rechercher un mouvement. Corrigez 
le mouvement si nécessaire        .

c. Examinez le graphique Time-
Intensity (Temps-Intensité).

d. Examinez les positions de l'artère 
et de la veine. Dessinez la ROI et 
cliquez sur Artery (Artère) ou Vein 
(Veine) pour corriger si nécessaire.

e. Calculez les résultats        .
f. Modifiez le plan médian.
g. Appliquez des modèles de ROI       .
h. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Brain Perfusion 4D  

(Perfusion 
cérébrale 4D)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Examinez les vues MPR.

b. Faites défiler les vues DSA.

c. Coupez la vue DSA       .

d. Examinez la vue POI     .

e. Examinez le graphique Time-

Intensity (Temps-Intensité).
f. Examinez les positions de l'artère 

et de la veine.

g. Affichez les mappes  

de perfusion       .

h. Modifiez le plan médian.

i. Appliquez des modèles  

de ROI       .

j. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Calcium Scoring 

Using VScore 
(Score calcique à 
l'aide du VScore)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et        . 

3. Réalisez une analyse :

a. Identifiez la plaque. 

b. Modifiez des contours. 

c. Ajoutez des étiquettes  

et des flèches              .

d. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Réalisez un aperçu 3D.

b. Examinez les MPR suivant plusieurs plans                .

c. Évaluez les artères coronaires.

d. Sondez les vaisseaux       .

e. Mesurez la longueur des vaisseaux  

en mode Curved MPR (MPR courbe)      .

f. Affichez les vues 3D, cath et reformatées planaires courbes.

g. Explorez la lumière dans la vue CPR.

h. Exécutez Vessel Walk (Remise en forme oblique)      .

i. Appliquez une préconfiguration Inverted MIP (MIP inversé).

j. Procédez à une analyse des lésions          .

k. Mesurez la charge  

de la plaque (SUREPlaque ™)                                        .

l. Analysez des mesures en coupe transversale.

m. Prenez des instantanés       .
n. Affectez des résultats du rapport cardiaque.

4. Diffusez les résultats.

Flux de travail 
Cardiac CTA 

(Angiographie 
cardiaque 
par TDM)
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Flux de travail LV 
Cardiac Function 

(Fonction 
cardiaque VG)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Vérifiez les phases ED et ES       .

b.  Modifiez le repère du secteur de 

l'axe court.

c.  Modifiez le plan de la valve mitrale.

d.  Modifiez les contours VG       .

e.  Saisissez des infos patient.

f.  Prenez des instantanés       .

g.  Examinez le cœur  

en mouvement      .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Multi-Chamber 

Cardiac Function 
(Fonction cardiaque 

multi-cavités)  
(non disponible aux 

États-Unis)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Vérifiez les phases ED et ES dans 
les cavités VG, VD et LA       . 

b.  Modifiez les contours  
VG et VD       .

c.  Modifiez les contours LA.

d.  Saisissez des infos patient.

e.  Prenez des instantanés       .

f.  Examinez le cœur  
en mouvement      .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Myocardial 

Analysis (Analyse 
myocardique)

1. Sélectionnez une étude (une ou deux séries).
2. Sélectionnez un protocole et         . 
3. Réalisez une analyse :

a. Examinez les vues orthogonales. 
b. Modifiez l'axe du ventricule gauche, le 

plan de la valve mitrale, le plan de la pointe 
interne et le plan de la pointe externe.

c. Modifiez les repères du secteur de l'axe 
court        .

d. Modifiez les lignes de contour endocar-
diques et épicardiques dans la vue de 
l'axe court        .

e. Examinez les cartes polaires. 

f. Définissez les zones hypo-atténuées         .
g. Examinez les résultats. 

h. Prenez des instantanés        .
4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Myocardial 

Perfusion 
(Perfusion 

myocardique) 
(non disponible aux 

États-Unis)

1. Sélectionnez une étude (volume Rest 
(Repos) et Stress (Effort)).

2. Sélectionnez un protocole et        .
3. Réalisez une analyse :

a. Examinez les vues orthogonales. 
b. Modifiez l'axe du ventricule gauche, 

le plan de la valve mitrale, le plan 
de la pointe interne et le plan de la 
pointe externe.

c. Modifiez les repères du secteur 
de l'axe court       .

d. Modifiez les lignes de contour 
endocardiques et épicardiques dans 
la vue de l'axe court       .

e. Examinez les cartes polaires. 

f. Définissez les zones  
hypo-atténuées         .

g. Examinez les résultats. 

h. Prenez des instantanés       .
4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Endovascular 

Stent Planning 
(Planification des 

endoprothèses 
vasculaires)

1. Sélectionnez l'étude.
2. Sélectionnez un protocole et         .
3. Réalisez une analyse :

a.  Évaluez l'anévrisme sur les vues 
MPR et 3D.

b. Examinez et modifiez l'axe du 
vaisseau.

c.  Examinez et modifiez les contours 
du vaisseau.

 

d.  Examinez et vérifiez les mesures.

e.  Prenez des instantanés       .
4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Endovascular 

Stent Surveillance 
(Surveillance des 

endoprothèses 
vasculaires)

1. Sélectionnez des études (antérieures 

et actuelles).

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Verrouillez les examens        .

b. Évaluez les examens comparatifs.
c. Vérifiez les mesures comparatives.

d. Créez des mesures         .

e. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Transcatheter 

Aortic Valve 
Replacement 

(TAVR) Planning 
(Planification de 

remplacement 
valvulaire aortique 

percutané)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Examinez la segmentation 
automatique.

 � Évaluez l'anatomie vasculaire.
 � Examinez la ligne centrale 
du vaisseau.

 � Examinez les contours.

b. Analysez l'origine de l'aorte.
 � Affichez les angles du bras en C.

 � Définissez un plan de valve.
 � Définissez les mesures 
du dispositif.

(suite à la page suivante)
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Flux de travail 
Transcatheter 

Aortic Valve 
Replacement 

(TAVR) Planning 
(Planification de 

remplacement 
valvulaire aortique 
percutané) (suite)

3. Continuez l'analyse :

c. Planifiez l'approche.
 � Affichez l'accès iliaque.
 � Affichez l'accès sous-clavier.
 � Effectuez une planification 
transapicale.

d. Examinez et vérifiez les mesures.

e. Prenez des instantanés.

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Automated Vessel 

Measurements 
(Mesures 

automatisées des 
vaisseaux)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Coupez le jeu de données       .

b.  Tracez un point proximal  

dans l'aorte       .

c.  Tracez un point distal dans l'aorte.

d.  Créez une ligne centrale       .

e.  Mesurez la ligne centrale pour la 
planification des endoprothèses.

f.  Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
EP Planning 

(Planification 
de l'EP)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Réalisez un aperçu général.

 

 
b.  Réalisez des mesures quantitatives 

sur l'anatomie de l'atrium gauche 
et des veines pulmonaires       .

c.  Affichez l'œsophage       .

d.  Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Colonography 

(Colonographie)

1. Sélectionnez des études  

(en pronation et en supination).

2. Sélectionnez un protocole et       
  (2D Directed (2D Dirigé)  

ou 3D Directed (3D dirigé)).

3. Réalisez une analyse :

a. Enregistrer sur le volume de 
visionnage primaire.

b.  Défilez entre les vues en 
reconstruction multiplanaire OU 
survolez la 3D.

c.  Examinez un polype suspect.

d.  Sondez le polype       .

e.  Marquez des régions d'intérêt       .

f.  Prenez des instantanés       .

g.  Continuez à examiner le côlon.

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail Lung 
Analysis (Analyse 

pulmonaire)

1. Sélectionnez les études.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Verrouillez les examens        .

b.  Sondez les nodules        .

c.  Associez les nodules             .

d.  Prenez des instantanés       .

e. Affichez le tableau de dictée. 

4. Diffusez les résultats.



VPMC-13346 A 34

Flux de travail 
Lung Density 

Analysis Workflow 
(Analyse 

de densité 
pulmonaire)  

(non disponible aux 
États-Unis)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et        .

3. Réalisez une analyse :

a. Évaluez les résultats de la segmen-

tation.

b. Modifiez les régions  

segmentées                .

c. Définissez les seuils de densité 

pulmonaire.

d. Visualisez les ré-

sultats du tableau.

e. Prenez des instan-

tanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail Body 
Perfusion Single-

input (Perfusion 
corporelle à entrée 

simple)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Examinez la vue.

b. Identifiez l'entrée artérielle        .

c. Identifiez le tissu organique        .

d. Calculez les résultats        .

e. Examinez la carte de perfusion.

f. Examinez le graphique Time-

Intensity (Temps-Intensité).

g. Prenez des instantanés        ou 

créez un lot.

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail Body 
Perfusion Dual-input 

Liver (Perfusion 
corporelle à entrée 

double - foie)

1. Sélectionnez l'étude.
2. Sélectionnez un protocole et        .
3. Réalisez une analyse :

a. Examinez la vue.
b. Identifiez l'entrée artérielle       .
c. Identifiez la veine porte       .
d. Identifiez le tissu hépatique       .
e. Identifiez la rate       .
f. Calculez les résultats       .
g. Examinez la carte de perfusion.
h. Examinez le graphique Time-

Intensity (Temps-Intensité).  
 
 
 
 
 

i. Prenez des instantanés          ou 
créez un lot.

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail Body 
Perfusion Dual-input 

Lung (Perfusion 
corporelle à entrée 
double - poumon)

1. Sélectionnez l'étude.
2. Sélectionnez un protocole et         .
3. Réalisez une analyse :

a. Examinez la vue.
b. Identifiez l'artère pulmonaire        .
c. Identifiez l'aorte        .
d. Identifiez le tissu hépatique        .
e. Identifiez l'oreillette gauche        .
f. Calculez les résultats        .
g. Examinez les cartes de perfusion.
h. Examinez le graphique Time-

Intensity (Temps-Intensité). 

i. Prenez des instantanés         ou 
créez un lot.

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Liver Analysis 

Resection 
Planning 

(Planification de 
la résection de 

l'analyse du foie)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Sélectionnez la phase  

porte                 .

b. Segmentez le foie        .

c. Segmentez les veines porte et 
hépatique        .

d. Segmentez l'artère  

hépatique        .

e. Modifiez les vaisseaux        .

(suite à la page suivante)
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Flux de travail 
Liver Analysis 

Resection 
Planning 

(Planification de 
la résection de 

l'analyse du foie) 
(suite)

f. Sondez les tumeurs        .

g. Effectuez une planification 

de la résection        .
h. Permutez les côtés  

si nécessaire        .
i. Enregistrez les volumes. 

 

j. Créez la fusion du volume  
multi-phase. 

k. Vérifiez l'enregistrement. 

l. Appliquez les préconfigurations 

de visualisation.

m. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Liver Analysis 

Tumor Response 
(Réponse tumorale 

pour l'analyse 
du foie)

1. Sélectionnez l'étude.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Verrouillez les examens        .

b. Évaluez les examens comparatifs.

c. Localisez les lésions              

ou        .

d. Visualisez les résultats tumoraux.

e. Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
Ortho

1. Sélectionnez les études.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Paramétrez la position  

de la fenêtre de la vue       .

b.  Isolez l'articulation       .

c.  Désarticulez l'articulation       .

d.  Examinez chaque région.

e.  Prenez des instantanés       .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
General MRA  

(ARM général)

1. Sélectionnez les études.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a. Segmentez l'anatomie        .
b. Incluez des structures artérielles 

supplémentaires        .

c. Sondez les vaisseaux        .

d. Prenez des instantanés        .

4. Diffusez les résultats.
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Flux de travail 
MR Tumor 

Volume (Volume 
tumoral TDM)

1. Sélectionnez les études.

2. Sélectionnez un protocole et         .

3. Réalisez une analyse :

a.  Tracez des lignes de contour        .

b.  Affichez des mesures de volumes 
tumoraux        .

c.  Modifiez des lignes de contour 
de tumeur.

d.  Prenez des instantanés        .

4. Diffusez les résultats.
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Accès à Vital U

1. Accédez à la page www.vitalimages.com.
2. Cliquez sur Vital U.

3. Connectez-vous à MyVital :
 � Si vous vous êtes déjà connecté à MyVital 
auparavant :

 � Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot 
de passe.

 � Cliquez sur Login (Se connecter).
 � Si vous vous connectez pour la première fois :

 � Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur).
 � Sur la page Register (Enregistrement), saisissez 
votre adresse e-mail. 
Utilisez la même 
adresse e-mail que celle 
indiquée dans votre 
dossier de contact Vital.

 � Cliquez sur Submit (Soumettre).
 � Un mot de passe provisoire va vous être envoyé à l'adresse e-mail que 
vous avez indiquée.

 � Connectez-vous de nouveau à l'aide de votre mot de passe provisoire.
 � Suivez les instructions pour créer un nouveau mot de passe.
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Accès à Vital U 
(suite)

4. Lorsque vous vous connectez à Vital U, 
votre page MY ACCOUNT (Mon compte) 
affiche la liste de tous les cours auxquels 
vous vous êtes inscrits.

 � Un délai de 30 à 60 secondes peut 
être nécessaire afin que toutes vos 
inscriptions apparaissent.

5. Appuyez sur F5 pour actualiser l'écran.

6. Cliquez sur Course (Cours) pour trier 

les cours par titre.

7. Cliquez sur GO (Accéder) pour lancer 

un cours.
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Nous contacter

 � Pour toutes questions générales non techniques, contactez nous 
par l'intermédiaire de notre site Web : www.vitalimages.com

 � Pour tout renseignement supplémentaire concernant les divers 
types de formations (internes, sur site, tournée, etc.), contactez le 
coordinateur de formation Vital U au (00 1) 952.487.9559 ou par 
courrier électronique (vitalu@vitalimages.com).

 � Suivez les instructions pour accéder à Vital U et suivre des cours en 
ligne, pour visualiser des vidéos sur les flux de travail et pour accéder 
aux guides d'utilisation.

 � Pour obtenir une assistance technique, contactez-vous :
 � Aux États-Unis, utilisez notre ligne d'assistance client au 
1.800.208.3005.

 � À l'extérieur des États-Unis, contactez le revendeur Vital.
 � Envoyez un e-mail à support@vitalimages.com.

 � Pour obtenir une version papier des notes complémentaires, des 
guides d'utilisation ou des guides d'installation, contactez le Service 
d'assistance client.
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Fonctions de la souris

Fonctions 2D et MPR

Bouton de la souris Appuyez pour :

Cliquez

Cliquez et 
faites glisser 
avec le bouton 
du milieu

Cliquez sur 
les boutons 
gauche + milieu 
et faites glisser

Faites un clic 
droit et faites 
glisser

Cliquez sur 
gauche + 
droite et faites 
glisser

Activer un outil

Faire un 
panoramique

Zoom

Défiler

Fenêtre/Niveau

Fonctions 3D

Bouton de la souris Appuyer pour :

Cliquer

Cliquez et 
faites glisser

Cliquez et 
faites glisser 
avec le bouton 
du milieu

Cliquez sur 
les boutons 
gauche + milieu 
et faites glisser

Cliquez sur 
gauche + 
droite et faites 
glisser

Activer un outil 
Cliquez, puis 
patientez

Pivoter

Faire un 
panoramique

Zoom

Fenêtre/Niveau
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Fonctions du clavier

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Touche Fonction :

E

F

H

L

R

Ellipse (Ellipse)

ROI (Free) (ROI libre)

Crosshair (Réticule)

Label (Étiquette)

Ruler (Règle)

Touche Fonction :

S

T

W

CTRL-I

CTRL-Y

Snap (Instantané)

Trim (Couper)

W/L (W/L)

Hide Pt Info 
(Masquer infos Pt)

Re-do (Rétablir)

Touche Fonction :

CTRL-Z

F2

F3

F4

F5

Undo (Annuler)

Rotate S-I (Rotation S-I)

Rotate I-S (Rotation I-S)

Rotate A-P (Rotation A-P)

Rotate P-A (Rotation P-A)

Touche Fonction :

F6

F7

F8

F11

F12Rotate L-R (Rotation G-D)

Rotate R-L (Rotation D-G)

Rotate Obl. 
(Rotation obl.)

Undo (Annuler)

Re-do (Rétablir)

A Arrow (Flèche)

F9 Previous (Précédent)

F10 Next (Suivant)


