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VitreaAdvanced® 
Veiligheid en 
Regelgeving

Voor algemene veiligheids- en regelgevingsaspecten met betrekking 
tot VitreaAdvanced raadpleegt u het document About Vital® Medical 
Imaging Software (Over Vital® medische beeldvormingssoftware) dat te 
vinden is in het tabblad Help.

Voor meer gedetailleerde informatie over tools en workflows raadpleegt u 
de VitreaAdvanced Trainings- en referentiegidsen.

TIP:  Voor een korte beschrijving van een bepaalde tool in Vitrea plaatst u 
de cursor boven de knop.
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CELEO Pty Ltd  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218 North Ryde, NSW 1670
Australië   Australië

CELEO Pty Ltd en Toshiba Australia Pty Ltd zijn bevoegde sponsors in Australië en handelen namens Vital 
Images, Inc. in de communicatie over veiligheidsgerelateerde incidenten en regelgevende aangelegenheden met 
de Therapeutic Goods Administration in Australië. Distributeurs zijn het eerste communicatiepunt voor klanten 
met betrekking tot service en klachten.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Duitsland
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Vervaardigd door: Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN 55343 VS
Telefoon: 866 433 4624
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Een onderzoek  
laden

VitreaAdvanced® via de Data Manager (Gegevensbeheerder) 
1. Selecteer een onderzoeksnaam en klik op het tabblad Series.
2. Kies de serie die u wilt laden.

 TIP: Houd CTRL ingedrukt om meerdere series te selecteren.
3. Laad in Advanced Viewer 
4. Kies in de Gallery (Galerij) een protocol en        .

Standalone VitreaWorkstation®

1. Selecteer het onderzoek en klik op                 .
2. Kies in de Gallery (Galerij) een protocol en          .
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Toolpaneel

 � Crshair: (Draadkruis) Draadkruizen verplaatsen en 
gegevenswaarden en coördinaten tonen in 2D- en 
MPR-weergaven.

 � WinLev: (Venster/niveau) Instellingen voor venster/
niveau (Helderheid en contrast) aanpassen.

 � Ruler (Liniaal): Een eenvoudige liniaal toevoegen 
aan de weergave.

 � Label: Tekst toevoegen op het beeld.
 � Snap (Vastleggen): Het beeld opslaan voor 
exporteren, toevoegen aan een rapport of 
herstellen van de workflow.

 � ALT + Snap: Meerdere snapshots maken.
 � CTRL + Snap: Eén snapshot maken van alle 
weergaven.

 � Reset (Herstellen): De weergaven herstellen naar de 
toestand waarin ze oorspronkelijk werden geladen 
(metingen en segmentatie worden verwijderd).

 � Trim (Knippen): Gegevens van het beeld knippen 
om doelgebieden te isoleren.

 � Angle (Hoek): Een hoek toevoegen aan de weergave.
 � Arrow (Pijl): Een pijl tekenen op het beeld.
 � Ellipse/ROI (Ellips/ROI): Een ellips of contour uit 
de vrije hand tekenen in een 2D- of MPR-weergave 
om het oppervlaktegebied te tonen.
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Segmentatie

 � Sculpt (Vormgeven): (vrij/ellips) Een contour 
tekenen en gebied toevoegen aan een regio 
binnen de contour.

 � Organ/Visible (Orgaan/zichtbaar): Kies Organ 
(Orgaan) of Visible (Zichtbaar), klik in de 
weergave en wijs dan een regio toe.

 � Bone (Bot): Klik op bot in de weergave en klik 
op AddTo: Bone (Toevoegen aan: bot).

 � Vessel (Bloedvat): Bloedvatregio's selecteren:
 � Pick (Kiezen): Bloedvaten selecteren met 
één klik.

 � Grow (Groeien): Bloedvaten selecteren door 
dynamisch groeien.

 � AutoBone (AutoBot): Klikken om automatisch 
bot te verwijderen.

 � AutoSkin (AutoHuid): (binnen vervolgkeuzepijl) 
Klikken om automatisch huid te segmenteren.

 � Remove Fragments (Fragmenten verwijderen): 
Fragmenten verwijderen die kleiner zijn dan de 
aangegeven drempelwaarde en deze naar het 
gebied Recycle Bin (Prullenbak) verplaatsen.
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Segmentatie  
(vervolg)

 � Dilate - Erode (Dilateren - eroderen): 
Een gekozen regio vergroten of verkleinen 
met één voxel per klik.

 � More - Less (Meer - minder): De HU-
waarden aanpassen voor opname in 
segmentatie of om de drempelwaarde voor 
de grootte van fragmenten aan te passen.

 � HU-schuifbalk: Een driehoek of eindpunt 
slepen om de bovengrens en ondergrens 
voor HU-waarden aan te passen voor 
fijnafstelling van het gesegmenteerde beeld.

 � AddTo (Toevoegen aan): Het geselecteerde 
gebied verbinden met de regio die is 
gespecificeerd in de vervolgkeuzelijst.
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Vessel Probe en 
laesie-analyse

Probe Vessels (Bloedvaten sonderen): Klik op       en klik vervolgens op 
het bloedvat in de MPR- of 3D-weergave.
Extend Probed Vessels (Gesondeerde bloedvaten verlengen): Klik op       
en klik vervolgens op het bloedvat op een punt na het gesondeerde 
gedeelte om de sondering te verlengen.
Edit Vessel Centerline (Bloedvatmiddellijn bewerken): Klik op          en 
onderzoek en bewerk vervolgens de middellijn van het bloedvat.

Edit Vessel Contours (Bloedvatcontouren bewerken): Klik op          en 
onderzoek en bewerk vervolgens de contouren van het bloedvat.
Measure Centerlines (Middellijnen meten): Klik op de vervolgkeuzelijst 
en selecteer een tool:

 � Length (Lengte): Sleep in het bloedvat om de lengte van een gedeelte 
van de middellijn te meten.

 � Angle (Hoek): Klik om te starten, beweeg naar de vertex en klik, 
beweeg dan naar het einde en klik om de hoek van de middellijn te 
meten. 

 � Ruler (Liniaal): Klik en sleep in een dwarsdoorsnede om de diameter 
te meten.

Stenosis Measuring (Stenosemeting): Klik op de vervolgkeuzelijst         , 
selecteer een tool en klik en sleep langs de vermoede laesie.

 � Single (Enkel): Het nauwste punt vergelijken met een enkel 
referentiepunt.

 � Dual (Dubbel): Het nauwste punt vergelijken met twee referentiepunten.
 � Average (Gemiddeld): Het nauwste punt vergelijken met het 
gemiddelde van twee referentiepunten.

 � Volume: Een volumemeting uitvoeren.
 � L Zone: Een Landing Zone-analyse uitvoeren (EVSP-protocol). 
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MPR-modi

Orthogonal (Orthogonaal): De MPR-weergaven tonen 
in exact de sagittale, coronale en axiale vlakken.
Oblique (Schuin): De oriëntatie van de MPR-weergaven 
wijzigen door de draadkruizen in één of twee van de MPR-
weergaven te roteren.

 � Sleep de draadkruizen in een van de MPR-weergaven 
terwijl u naar de andere weergaven kijkt.

 � Klik en sleep in een weergave om een bloedvat te 
'doorlopen'.

Curved (Gebogen): Leid het draadkruis van de 
referentieweergave zodat deze een curve volgt.

 � Sleep het eindpunt van de lijn naar het beginpunt van 
de curve.

 � Volg de curve door de lijn langs het midden van de 
anatomie te slepen.

 � Scroll de weergave en ga verder langs de curve.
 � Sleep het eindpunt van de lijn naar het einde van de curve.
 � Sleep de meetlijn en transversale lijn langs de middellijn om 
te meten.



VPMC-13549 A 9

MIP met 
dikke platen

 � Maximaliseer de 3D-weergave.
 � Klik met de rechtermuisknop en selecteer 
Thick Slab MIP (MIP met dikke platen).

 � Bedieningselementen muis:
 � Met de rechtermuisknop klikken en 
omhoog/omlaag slepen — scrollt door 
het beeld.

 � Met de rechtermuisknop klikken en 
naar links/rechts slepen — wijzigt de 
MIP-dikte (kijk rechts onder in het beeld 
voor de dikte).

 � Met de middelste muisknop klikken en 
slepen — pant het beeld (doelgebied verplaatsen naar draadkruis).

 � Met de linkermuisknop klikken en slepen — draait het beeld rond het 
kruispunt van het draadkruis.

 � Gebruik de oriëntatieknoppen onder in de weergave om de weergave in 
een bepaalde oriëntatie te tonen.
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Batches en films

Gescripte 3D-batches
 � Degrees of Rotation (Graden rotatie): Kies 90°, 180° of 
360° rotatie.

 � Direction (Richting): Kies de rotatierichting.
 � Klik op Batch of Movie (Film).

Handmatige MPR-batches
 � Start: Markeert het beginbeeld voor de batch.
 � End (Eind): Markeert het eindbeeld voor de batch.

TIP: Sleep de referentielijnen in de andere weergaven om de batch 
aan te passen.

 � Klik op Batch of Movie (Film).
Bedieningselement Output

 � Step Size (Stapgrootte): Afstand tussen beelden.
 � Number of Images (Aantal beelden): Aantal beelden in de batch.

Selecteer het tabblad          

Bedieningselement Beschrijving
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Batches en films (vervolg)

Batches annoteren
 � Series description (Seriebeschrijving): Een seriebeschrijving 
toevoegen aan de batchminiatuur in het vak Findings (Bevindingen).

 � Show cover image with label (Coverbeeld met label tonen): 
Een coverbeeld met een label toevoegen aan de batch.

More Options (Meer opties): Geavanceerde instellingen voor:
 � Size (Grootte): De outputgrootte van de batch instellen.
 � Movie (Film): De filmkwaliteit en afspeelsnelheid instellen.
 � Curved MPR (Gebogen MPR): Het frameaantal en de rotatiehoek 
van automatische batches instellen.

Batches voltooien
 � Batch: Een batch van gestapelde beelden creëren.
 � Movie (Film): Een digitale film (.avi) creëren.

Bedieningselement Beschrijving
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Vak Findings 
(bevindingen)

Selecteer             . Snapshots, batches en films worden weergegeven 
in het vak Findings (Bevindingen).

1. Selecteer de bevinding(en) in het vak Findings (Bevindingen).

TIP: Houd CTRL ingedrukt om meerdere bevindingen te selecteren. 

2. Klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven:

 � Add All (Alles toevoegen): Alle snapshots of batches toevoegen 
aan een rapportpagina.

 � Select All (Alles selecteren): Alle snapshots in het vak Findings 
(Bevindingen) selecteren.

 � Delete (Wissen): Geselecteerde bevindingen verwijderen.
 � Export (Exporteren): Geselecteerde bevindingen exporteren naar PACS.
 � Preview (Voorbeeld bekijken): Een grotere weergave van de 
geselecteerde bevinding bekijken.

 � Restore (Herstellen): De workflow herstellen zoals deze was toen de 
snapshot werd gemaakt.

 � Series Description (Seriebeschrijving): De seriebeschrijving wijzigen.
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Afdrukbaar rapport

Selecteer             .

1. Selecteer een sjabloon of werkblad.

2. Sleep bevindingen naar de rapportpagina.

3. Vul bewerkbare velden in waar nodig.

4. Distribueer het rapport:

 � Print / DICOM Print: Het rapport afdrukken op een standaard printer 
of DICOM-printer.

 � Intranet Post / Publish (Posten/publiceren intranet): Het rapport op het 
intranet van uw locatie plaatsen. 

 � Word Report (Word-rapport): Een Microsoft Word-rapport creëren 
(MS Word moet zijn geïnstalleerd).

 � Export Report (Rapport exporteren): Het rapport opslaan naar een 
DICOM-server.

 � Save to Media (Opslaan naar media): Het rapport opslaan naar externe 
media (uitsluitend standalone).
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Aorta-workflow

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Bot segmenteren                    .

b. Roteren, meten, markeren en labelen 
naar behoefte.

c. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Perifere workflow

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Bot segmenteren                   .

b. Sondeer de perifere arteriën       .

c. Verleng een onderzocht  

bloedvat       .

d. Definieer een laesie         .

e. Meet de lengten en hoeken 
van de middellijn         .

f. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow arteriae 
carotis

1. Selecteer een onderzoek.
2. Kies een protocol en        .
3. Analyse uitvoeren:

a. Sondeer de arteriae carotis       .
b. Verleng een onderzocht  

bloedvat       .
c. Een voorinstelling voor de 

zichtbaarheid toepassen.

d. Definieer een laesie          .
e. Meet de lengten en hoeken van 

de middellijn         .
f. Een 3D-rotatiebatch creëren.
g. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.



VPMC-13549 A 17

Workflow cirkel 
van Willis

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Analyse uitvoeren:

a. Bot segmenteren .

b. W/L (V/N) om bloedvaten toe te 

voegen of verwijderen       .

c. Aanvullende bloedvaten 

segmenteren       .

d. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
hersenperfusie 2D

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .  

3. Analyse uitvoeren:

a. Plakniveaus selecteren (uitsluitend 
multidetector-scanners).

b. Scroll door de serie en zoek naar 
beweging. Corrigeer indien nodig 
voor beweging       .

c. De tijdintensiteitsgrafiek 
beoordelen.

d. Arterie- en veneposities 
beoordelen. ROI tekenen en Artery 
(Arterie) of Vein (Vene) klikken om 
te corrigeren, indien nodig.

e. De resultaten berekenen        .

f. De middelijn bewerken.

g. ROI-sjablonen toepassen       .

h. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
hersenperfusie 4D

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Analyse uitvoeren:

a. De MPR-beelden onderzoeken.

b. Door de DSA-weergaven spoelen.

c. De DSA-weergave knippen       .

d. De POI-weergave beoordelen     .

e. De tijdintensiteitsgrafiek 
beoordelen.

f. De arterie- en veneposities 
beoordelen.

g. De perfusiemappen 

weergeven        .

h. De middellijn bewerken.

i. ROI-sjablonen toepassen       .

j. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Calciumscore met 
VScore-workflow

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en        . 

3. Voer een analyse uit:

a. Plaque identificeren. 

b. Contouren bewerken. 

c. Labels en pijlen toevoegen              .

d. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Analyse uitvoeren:

a.  3D-overzicht uitvoeren.

b.  De MPR's in verschillende vlakken beoordelen                .
c.  Kransslagaders beoordelen.

d.  Bloedvaten sonderen       .

e.  Bloedvatlengte meten in modus Curved MPR (Gebogen MPR)      .

f.   3D-, Cath- (Kath.-) en Curved Planar Reformatted (CPR)-weergaven 

bekijken.

g.  Het lumen in de CPR-weergave onderzoeken.

h.  Bloedvatwandeling uitvoeren (schuine herindeling)      .

i.  Omgekeerde MIP-voorinstelling toepassen.

j.  Laesie-analyse uitvoeren          .

k.  Plaquebelasting meten (SUREPlaque ™)                                        .

l.  Dwarsdoorsnedemetingen analyseren.

m.  Snapshots maken       .
n.  Cardiale rapportbevindingen toewijzen.

4. Bevindingen distribueren.

Workflow  
cardiale CTA
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Workflow cardiale 
functie LV

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  De ED- en ES-fasen verifiëren       .

b.  Sectorindicator korte as bewerken.

c.  Het mitralisklepvlak bewerken

d.  De LV-contouren bewerken       .

e.  Patiëntgegevens invoeren.

f.  Snapshots maken       .

g.  Het bewegende hart  

onderzoeken      .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow cardiale 
functie meerdere 

kamers  
(niet beschikbaar in 

de Verenigde Staten)

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  De ED- en ES-fasen verifiëren in 
de LV-, RV- en LA-kamers       . 

b.  De LV- en RV-contouren  
bewerken       .

c.  De LA-contouren bewerken.

d.  Patiëntgegevens invoeren.

e.  Snapshots maken       .

f.  Het bewegende hart  
onderzoeken      .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
myocardiale 

analyse

1. Onderzoek selecteren (één of twee series).
2. Kies een protocol en         . 
3. Voer een analyse uit:

a. De orthogonale weergaven inspecteren. 
b. De LV-as, het mitralisklepvlak, 

inwendige apexvlak en uitwendige 
apexvlak bewerken.

c. De sectorindicator van de korte as 
bewerken       .

d. De epicardiale / endocardiale 
contourlijnen in de weergave van 
de korte as bewerken        .

e. De polaire mappen beoordelen. 

f. Gebieden met hypoattenuatie 
definiëren        .

g. Resultaten beoordelen. 

h. Snapshots maken       .
4. Bevindingen distribueren       .
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Workflow 
myocardiale 

perfusie  
(niet beschikbaar in 

de Verenigde Staten)

1. Onderzoek selecteren (rust- en 
stressvolumes).

2. Kies een protocol en        .
3. Voer een analyse uit:

a. De orthogonale weergaven 
inspecteren. 

b. De LV-as, het mitralisklepvlak, 
inwendige apexvlak en uitwendige 
apexvlak bewerken.

c. De sectorindicator van de korte as 
bewerken       .

d. De epicardiale / endocardiale 
contourlijnen in de weergave van de 
korte as bewerken       .

e. De polaire mappen beoordelen. 

f. Gebieden met hypoattenuatie 
definiëren        .

g. Resultaten beoordelen. 

h. Snapshots maken       .
4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
endovasculaire 

stentplanning

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  Het aneurysma evalueren in 

de MPR- en 3D-weergaven.

b.  De middellijn van het bloedvat 

beoordelen en bewerken.

c.  Bloedvatcontouren bewerken 

en beoordelen.

 

d.  Beoordeel en controleer metingen.

e.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
endovasculaire 
stentbewaking

1. Onderzoeken selecteren 

(voorgaand en huidig).

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Onderzoeken samen  
vergrendelen        .

b. Evalueer de vergelijkende 
onderzoeken.

c. De vergelijkende metingen 
beoordelen.

d. Metingen creëren         .

e. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow planning 
transkatheter- 

aortaklepvervan-
ging (TAVR)

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en        .

3. Voer een analyse uit:

a. Automatische segmentatie 

beoordelen.
 � De vasculaire anatomie evalueren.
 � De middellijn van het bloedvat 
beoordelen.

 � De contouren beoordelen.

b. De aortawortel analyseren.
 � De C-Arm-hoeken weergeven.

 � Een klepvlak definiëren.
 � Apparaatmetingen definiëren.

(Vervolg op volgende pagina.)
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Workflow planning 
transkatheter- 

aortaklepvervan-
ging (TAVR)  

(vervolg)

3. Analyse vervolgen:

c. Aanpak plannen.
 � De iliaca-toegang weergeven.
 � De subclavia-toegang weergeven.
 � Trans-apicale planning uitvoeren.

d. Beoordeel en controleer metingen.

e. Maak snapshots.

4. Bevindingen distribueren.



VPMC-13549 A 30

Workflow 
automatische 

bloedvatmetingen

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  Gegevensset knippen       .

b.  Proximale punt in de aorta  

plotten       .

c.  Distale punt in de aorta plotten.

d.  Middellijn creëren       .

e.  Middellijn meten voor stentplanning.

f.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow  
EP-planning

1. Selecteer een onderzoek.
2. Kies een protocol en         .
3. Voer een analyse uit:

a.  Een algemene beoordeling 
uitvoeren.

 

 
b.  Kwantitatieve metingen van de 

anatomie van het linkeratrium en 
de longader uitvoeren       .

c.  Oesofagus tonen       .
d.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
colonografie

1. Onderzoeken selecteren (buik en rug).

2. Kies een protocol en         
 (2D-gericht of 3D-gericht).

3. Voer een analyse uit:

a. Registreren bij het primaire 
weergavevolume.

b.  Scrollen door de MPR-weergaven 
OF in vogelvlucht door de 3D 
navigeren ('fly through').

c.  Een verdachte poliep inspecteren.

d.  De poliep sonderen       .

e.  Doelgebieden markeren       .

f.  Snapshots maken       .

g.  De colon verder onderzoeken.

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
longanalyse

1. Selecteer onderzoeken.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  Onderzoeken samen  

vergrendelen        .

b.  De noduli sonderen       .

c.  Noduli matchen             .

d.  Snapshots maken       .

e. De Dictation Table (Dicteertabel) 

weergeven. 

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow long-
dichtheidsanalyse 
(niet beschikbaar in 

de Verenigde Staten)

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Segmentatieresultaten evalueren.

b. Gesegmenteerde regio's  

bewerken                .

c. Drempelwaarden voor de 

longdichtheid instellen.

d. Tabelresultaten  

bekijken.

e. Snapshots maken 

      .

4. Bevindingen 

distribueren.
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Workflow 
lichaamsperfusie 

enkelvoudige input

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. De weergave onderzoeken.

b. Arteriële input identificeren       .

c. Orgaanweefsel identificeren       .

d. De resultaten berekenen        .

e. De perfusiemap inspecteren.

f. De tijdintensiteitsgrafiek beoordelen.

g. Snapshots maken        of een 

batch creëren.

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
lichaamsperfusie 

dubbele input lever

1. Selecteer een onderzoek.
2. Kies een protocol en        .
3. Voer een analyse uit:

a. De weergave onderzoeken.
b. Arteriële input identificeren       .
c. Vena porta identificeren       .
d. Het leverweefsel identificeren       .
e. De milt identificeren       .
f. De resultaten berekenen        .
g. De perfusiemap inspecteren.
h. De tijdintensiteitsgrafiek beoordelen. 

 
 
 
 
 
 

i. Snapshots maken        of een 
batch creëren.

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
lichaamsperfusie 

dubbele input long

1. Selecteer een onderzoek.
2. Kies een protocol en         .
3. Voer een analyse uit:

a. De weergave onderzoeken.
b. De arteria pulmonalis  

identificeren        .
c. De aorta identificeren        .
d. Het longweefsel identificeren       .
e. Het linkeratrium identificeren        .
f. De resultaten berekenen       .
g. De perfusiemappen inspecteren.
h. De tijdintensiteitsgrafiek 

beoordelen.

i. Snapshots maken        of een 
batch creëren.

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
leveranalyse 

resectieplanning

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. De portale fase selecteren 

                .

b. De lever segmenteren        .

c. De vena portae en venae 

hepaticae segmenteren       .

d. De arteria hepatica  

segmenteren       .

e. De bloedvaten bewerken       .

(Vervolg op volgende pagina)
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Workflow 
leveranalyse  

resectieplanning 
(vervolg)

f.  Tumoren sonderen       .

g.  Resectieplanning uitvoeren        .
h.   Zijden wisselen, indien  

nodig        .
i.  De volumes registreren. 

j.   Multifase- volumefusie creëren. 

k.   Registratie verifiëren. 

l.   Voorinstellingen voor visualisatie 
toepassen.

m.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow 
leveranalyse 

tumorrespons

1. Selecteer een onderzoek.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Onderzoeken samen  

vergrendelen        .

b. Evalueer de vergelijkende 

onderzoeken.

c. Lokaliseer laesies             of       .

d. Resultaten van tumorbevindingen 

bekijken.

e. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Ortho-workflow

1. Selecteer onderzoeken.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  Venster/niveau toepassen op de 

weergave       .

b.  Het gewricht isoleren       .

c.  Het gewricht disarticuleren       .

d.  Elke regio onderzoeken.

e.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Algemene  
MRA-workflow

1. Selecteer onderzoeken.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a. Anatomie segmenteren        .
b. Aanvullende arteriële structuren 

opnemen        .

c. Bloedvaten sonderen       .

d. Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Workflow  
MR tumorvolume

1. Selecteer onderzoeken.

2. Kies een protocol en         .

3. Voer een analyse uit:

a.  Contourlijnen tekenen       .

b.  Metingen van het tumorvolume 
weergeven       .

c.  Tumorcontourlijnen bewerken.

d.  Snapshots maken       .

4. Bevindingen distribueren.
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Vital U openen

1. Ga naar www.vitalimages.com.

2. Klik op Vital U.

3. Inloggen op MyVital:
 � Als u eerder hebt ingelogd op MyVital:

 � Voer uw Username (Gebruikersnaam) 
en Password (Wachtwoord) in.

 � Klik op Login (Inloggen)
 � Als u voor de eerste keer inlogt:

 � Klik op New User (Nieuwe gebruiker).
 � Voer uw e-mailadres in op de pagina Register 
(Registreren). 
Gebruik hetzelfde 
e-mailadres als in 
uw contactgegevens 
voor Vital.

 � Klik op Submit (Verzenden).
 � Er wordt een tijdelijk wachtwoord verzonden naar het door 
u ingevoerde e-mailadres.

 � Log opnieuw in met behulp van uw tijdelijke wachtwoord.
 � Volg de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.
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Vital U openen 
(vervolg)

4. Als u met succes inlogt in Vital U, geeft 
uw MY ACCOUNT (Mijn account)-
pagina een lijst weer van alle cursussen 
waarvoor u zich hebt aangemeld.

 � Het kan mogelijk 30 - 60 seconden 
duren voordat al uw aanmeldingen 
worden weergegeven.

5. Druk op F5 om het scherm te verversen.

6. Klik op Course (Cursus) om de cursussen 

te rangschikken op titel.

7. Klik op GO (Start) om een cursus te 

starten.
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Contact opnemen

 � Voor algemene, niet-technische vragen kunt u contact met ons 
opnemen via onze website: www.vitalimages.com

 � Bel de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of e-mail  
vitalu@vitalimages.com om u aan te melden voor cursussen op 
diverse locaties of voor andere vragen met betrekking tot trainingen.

 � Volg de instructies voor het openen van Vital U om eLearning-cursussen 
te volgen, workflowvideo's te bekijken en toegang te krijgen tot 
gebruikershandleidingen.

 � Voor technische ondersteuning van klanten:
 � In de V.S. belt u met de Klantenservice via 1 800 208 3005
 � Buiten de V.S. neemt u contact op met uw Vital-distributeur
 � Stuur een e-mail naar support@vitalimages.com

 � Voor een gedrukte versie van de Versie-informatie, Trainings- en 
referentiegidsen or Installatiehandleidingen neemt u contact op met 
de Klantenservice.



VPMC-13549 A 47

Muisfuncties

2D- en MPR-functies

Muisknop Drukken:

Klikken

Middelste 
muisknop 
klikken en 
slepen

Linker- en 
middelste 
muisknop klik-
ken en slepen

Rechtermuis-
knop klikken 
en slepen

Rechter- en 
linkermuisknop 
klikken en 
slepen

Tool activeren

Pannen

Zoomen

Scrollen

Venster/niveau

3D-functies

Muisknop Drukken:

Klikken

Klikken en 
slepen

Middelste 
muisknop 
klikken en 
slepen

Linker- en 
middelste 
muisknop klik-
ken en slepen

Rechter- en 
linkermuisknop 
klikken en 
slepen

Tool activeren. 
Klikken, dan 
even wachten

Roteren

Pannen

Zoomen

Venster/niveau
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Toetsenbordfuncties

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Toets Functie:

E

F

H

L

R

Ellips

ROI (vrij)

Draadkruis

Label

Liniaal

Toets Functie:

S

T

W

CTRL-I

CTRL-Y

Snap

Afknippen

W/L

Pat.info verbergen

Opnieuw uitvoeren

Toets Functie:

CTRL-Z

F2

F3

F4 

F5

Ongedaan maken

S-I roteren

I-S roteren

A-P roteren

P-A roteren

Toets Functie:

F6

F7

F8

F11

F12L-R roteren

R-L roteren

Schuin roteren

Ongedaan maken

Opnieuw

A Pijl

F9 Vorige

F10 Volgende


