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Veiligheid en Regelgeving
RAADPLEEG HET DOCUMENT ABOUT VITAL IMAGES MEDICAL 

IMAGING SOFTWARE (OVER VITAL iMAGES MEDISCHE 

BEELDVORMINGSSOFTWARE) VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK 

VAN DIT PRODUCT. Dit document bevat belangrijke informatie over 

algemene veiligheids- en regelgevingsaspecten met betrekking tot Vitrea.

LET OP: Onder de Amerikaanse wetgeving mag dit apparaat uitsluitend aan 
of op voorschrift van een arts worden verkocht, zoals voorgeschreven in 21 
CFR 801.109(b)(1).

Contact opnemen
• Voor algemene, niet-technische vragen kunt u contact met ons 

opnemen via onze website: www.vitalimages.com.

• Voor technische ondersteuning van klanten: 

• In de VS belt u met de Klantenservice via 1 800 208 3005.

• Buiten de VS neemt u contact op met uw Vital-distributeur.

• Stuur een e-mail naar support@vitalimages.com.

• Voor een gedrukte versie van de Versie-informatie, trainings- en 

referentiegidsen of Installatiehandleidingen neemt u contact op 

met de Klantenservice via 1-800-208-3005.

Versie-informatie
Versie-informatie van Vitrea bevat onlangs bekend geworden informatie 

die nog niet beschikbaar was op het moment van uitgifte van de 

Trainings- en referentiegids. Dit document wordt u ter beschikking gesteld 

door uw systeembeheerder of door Vital Images.
iv 
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Inleiding in VitreaAdvanced® 
& VitreaWorkstation™

Inhoud
• Overzicht VitreaAdvanced en VitreaWorkstation

• Vitrea-vensters

• Het venster Study Directory (Onderzoeksdirectory)

• Het venster Gallery (Galerij)

• Het Viewer-venster

• Het venster Report (Rapport)

• Het venster Review (Beoordeling) (alleen VitreaWorkstation)

• Aanvullende informatie

Overzicht VitreaAdvanced 
en VitreaWorkstation

Vitrea® software is een geavanceerde visualisatieoplossing van Vital die 

2D-, 3D- en 4D-beelden maakt van menselijke anatomie uit CT-beelden 

(computertomografie) en MRI-beelden (magnetische resonantie). Met 

deze tool kunnen artsen gemakkelijk door de beelden navigeren om beter 

inzicht in aandoeningen te krijgen. VitreaAdvanced en VitreaWorkstation 

bevatten talrijke softwareopties voor hart-, colon-, bloedvatsonderings- en 

andere toepassingen voor specialisten. Daarnaast maakt VitreaAdvanced 
Inleiding in VitreaAdvanced® & VitreaWorkstation™ 9 
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gebruik van een intuïtieve klinische workflow en automatische instellingen 

waarmee de snelheid en het gebruiksgemak worden verhoogd.

Met VitreaAdvanced and VitreaWorkstation kunt u het volgende doen:

• Communiceren met geconfigureerde DICOM-apparaten (Digital 

Imaging and Communications in Medicine) voor het ophalen en 

exporteren van patiëntgegevens.

• Eén of meerdere CT- of MR-volumes laden voor een patiënt.

• Een selectie maken uit een galerij van vooraf gedefinieerde klinische 

beeldprotocollen. 

• Visualisatieparameters aanpassen om de beeldkwaliteit te verbeteren.

• Meerdere 2D-beeldbestanden naast elkaar weergeven en beoordelen.

• Interessegebieden meten.

• Interessegebieden lokaliseren en observeren aan de hand van een mix 

van MPR- (Multi-Planar Reformatted), 2D- en 3D-beelden.

• Knippen met 3D- en 2D-segmentatie om scherp te stellen op 

interessegebieden in beelden.

• Door of rondom anatomische beelden navigeren.

• Snapshots opslaan die interessegebieden markeren voor opslag in 

PACS of als afdrukbaar intranetrapport.

• Beeldreeksen vastleggen in batches om afgedrukte rapporten of 

digitale films voor het intranet te maken.

Help-functie voor de gebruiker

Klik op het tabblad Help onder in het VitreaAdvanced-venster om de 

Learning Resources Help te openen.

Om de .pdf-bestanden te bekijken, moet u beschikken over Adobe 

Reader. 
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Vital U

Vital U geeft cursussen in diverse omgevingen om in te kunnen spelen op 

verschillende lesbehoeften en -schema's. Wij bieden opleidingen in het 

Vital U-klantenopleidingscentrum, in verschillende Amerikaanse steden, 

op uw locatie en op onze website.

U kunt leren over geavanceerde visualisatiesoftware in onze specifieke 

leslocatie of in een tijdelijke leslocatie bij u in de buurt. U kunt ook een 

programma naar uw eigen faciliteit brengen en uw lesmateriaal 

afstemmen op uw specifieke workflow. Onze website biedt lessen op 

afstand door middel van live webinars van Vital U Live en eLearning-

materiaal dat op elk moment beschikbaar is.

Behalve onze standaard klinische applicaties, hebben we ook specialisti-

sche cursussen voor applicaties op het gebied van oncologie, neurologie, 

virtuele coloscopie en cardiologie. Bij bepaalde cursussen zijn CME- en 

CE-studiepunten te behalen voor artsen en laboranten die in de VS werk-

zaam zijn.

Bel de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of stuur een e-mail 

naar vitalu@vitalimages.com om u aan te melden voor cursussen op diverse 

locaties of voor andere vragen met betrekking tot trainingen.

Klassikale lessen

Basisbeginselen van geavanceerde visualisatiesoftware

In deze driedaagse postprocessing-cursus leert u de basisbeginselen van 

de geavanceerde visualisatiesoftware van Vital waarmee u 2D-, 3D- en 

4D-beelden van de menselijke anatomie kunt maken. Deelnemers krijgen 

een overzicht van de uiteenlopende toepassingen en disciplines binnen de 

software, zoals hart, periferie, EF-planning, longen, tumoren, 

gewrichtsdisarticulatie, perfusie en nieren. U leert technieken om 2D- en 

3D-beelden te manipuleren, zoals MPR (multi-planar reformatting), MIP 

(maximale intensiteitsprojectie) en volumes, door middel van praktische 

oefeningen die gegeven worden door ervaren klinische software-instructeurs 

van Vital U. In de Verenigde Staten gevestigde artsen en laboranten kunnen 

met deze cursus CME- en CE-studiepunten verdienen.
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Elke cursusmodule versterkt de gestandaardiseerde lesmethodiek van 

Vital U door middel van stapsgewijze instructies voor beeldacquisitie, 

protocoltoewijzing, casusanalyse en beelddistributie. 

Basisbeginselen van VitreaCore

In deze eendaagse postprocessing-cursus leert u over de 

basisbeginselen van de VitreaCore-software die 2D- en 3D-beelden 

van de menselijke anatomie creëert. Deelnemers krijgen een overzicht 

van de uiteenlopende toepassingen en disciplines binnen de software, 

waaronder standaard 3D, MPR en Vessel Probe. U leert technieken om 

2D- en 3D-beelden te manipuleren, zoals MPR (multi-planar reformatting), 

MIP (maximale intensiteitsprojectie) en volumes, door middel van 

praktische oefeningen die gegeven worden door ervaren klinische 

software-instructeurs van Vital U.

Elke cursusmodule versterkt de gestandaardiseerde lesmethodiek van 

Vital U door middel van stapsgewijze instructies voor beeldacquisitie, 

protocoltoewijzing, casusanalyse en beelddistributie.

Lessen op afstand

Schrijf u in voor een serie live webinars waarin de software van Vital wordt 

gedemonstreerd, terwijl een arts of klinische software-instructeur uw 

vragen beantwoordt. U kunt ook op uw gemak een bibliotheek met 

opgenomen webinars doorlopen. Bekijk het schema met datums en 

onderwerpen of schrijf u in op vitalueducation.com.

Beheerderscursus

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals, PACS-beheerders, technici 

op locatie en iedereen die de geavanceerde visualisatiesoftware van Vital 

onderhoudt, installeert of ondersteunt. In deze cursus leert de beheerder 

van uw Vital-software hoe maximaal kan worden geprofiteerd van de 

functionaliteit van Vitrea door deze volledig te integreren met uw medische 

beeldvormingssystemen. Neem voor meer informatie contact op met de Vital 

U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of e-mail vitalu@vitalueducation.com.
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Lessen op locatie

Al onze cursusprogramma's kunnen ook op uw faciliteit worden 

gegeven. Onze ervaren software-instructeurs komen tegemoet aan uw 

lesbehoeften door Vital U-cursussen en hardware, indien nodig, naar uw 

locatie te brengen. Met lessen op locatie wordt uw opleidingsprogramma 

afgestemd op de specifieke workflow van uw artsen en laboranten.

Aangepaste opties

Ten behoeve van uw specifieke lesbehoeften zijn er pakketten voor 

meerdere gebruikers en met meerdere sessies. Neem contact op 

met de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of e-mail 

vitalu@vitalueducation.com voor het opstellen van een aan uw situatie 

aangepast opleidingsprogramma. 

Vitrea-vensters

Tabbladen

Navigeer door VitreaAdvanced-vensters door het toepasselijke tabblad 

onder in het scherm te selecteren.

VitreaWorkstation-tabbladen

VitreaAdvanced-tabbladen

TIP: De tabbladen Gallery (Galerij) en Back (Terug) zijn beschikbaar als 

een patiëntonderzoek is geladen.
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Het venster Study Directory 
(Onderzoeksdirectory)

Als u Vitrea opstart, wordt de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

geopend. 

Als uw Study Directory (Onderzoeksdirectory) er als volgt 
uitziet, gaat u naar de VitreaAdvanced Study Directory in 
pagina 16:
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Als uw Study Directory (Onderzoeksdirectory) er als volgt 
uitziet, gaat u naar de VitreaWorkstation Study Directory 
in pagina 23:
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VitreaAdvanced Study Directory 
(Onderzoeksdirectory)

5

6

7

2

Toelichting Beschrijving
1 Softwareversie

2 Kopteksten van de kolommen

OPMERKING: Klikken om te sorteren. Klik en typ vervolgens 
de eerste letters die u wilt opzoeken.

3 Knop Conference (Conferentie) (staat ook onder in het 
Viewer-venster)

4 Knop Preferences (Voorkeuren)

5 Patiëntlijst

6 Tabblad DICOM Query (DICOM-query)

7 Tabbladen Series/Snapshots/Reports/Applications 
(Series/Snapshots/Rapporten/Toepassingen)

8 Vak miniatuurweergaven

13 4

8
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Pictogrammen onderzoeksstatus

In de patiëntlijst bevat de kolom Status pictogrammen voor mappen. 

De kleur geeft aan wat de status van het onderzoek is. Filter de 

onderzoekslijst om onderzoeken met een bepaalde status weer te geven.

Kopteksten Patiëntlijstkolommen

Onderzoeken filteren en sorteren met de Patiëntlijstkolommen. Zodra u de 

gewenste onderzoeken hebt geïdentificeerd, gebruikt u het gebied Series 

Thumbnail (Serieminiatuur) om beelden te laden. 

De patiëntlijst filteren, sorteren en doorzoeken

Gebruik de kopteksten voor de kolommen in de patiëntlijst om de lijst te 

filteren, te sorteren of te doorzoeken voor bepaalde onderzoeken.

Pictogrammen Beschrijving
 (Blauw met blauwe pijl) Bezig met ontvangen/

verwerken

 (Groen met gele starburst) Ongelezen

 (Groen met gele starburst en 

snapshots)

Ongelezen met bewijs

 (Rode rand met hangslot) Vergrendeld onderzoek

 (Grijs) Gelezen

 (Grijs met snapshots) Gelezen met bewijs

 (Grijs met rood vinkje) Gepubliceerd

 
Aangevraagd DICOM-
onderzoek

 
DICOM-onderzoek 
opbouwen 

OPMERKING: Dit 
pictogram is geen 
indicatie van het 
opbouwproces. Het 
geeft alleen aan dat 
de gegevens zijn 
ontvangen.
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Snelmenu Patient List (Patiëntlijst)

Als u met de rechtermuisknop op een onderzoek klikt, verschijnt er een 

menu met de volgende opties:

Menu-item Beschrijving
Load Study 
(Onderzoek laden)

Als het onderzoek meer dan één serie bevat, 
worden er twee series in een 2-omhoog 2D-
viewer in VitreaCore geladen. Als er slechts één 
serie is, wordt het eerste beeld geladen in een 
1-omhoog 2D-viewer. Als het onderzoek uit 
meerdere beelden bestaat, bladert u met behulp 
van de pijl voorwaarts door de beelden.

Delete Study 
by Schedule 
(Onderzoek 
wissen volgens 
schema)

Verwijdert het onderzoek van de server.

Email to Clinician 
(E-mailen 
naar klinisch 
specialist)

Verstuurt de beelden in een e-mail.

Change Status 
(Status wijzigen)

Wijzigt de status van het onderzoek:

• Unread (Ongelezen)

• Read (Gelezen)

• Published (Gepubliceerd)

Change Study 
Lock (Onder-
zoeksvergrende-
ling wijzigen)

Vergrendel een onderzoek dat u niet wilt wissen of 
ontgrendel een onderzoek dat u vergrendeld hebt.

OPMERKING: U kunt alleen een onderzoek 
ontgrendelen dat u zelf hebt vergrendeld. Om 
een onderzoek te ontgrendelen dat iemand 
anders heeft vergrendeld, moet u contact 
opnemen met uw systeembeheerder.

Save Media 
(Media opslaan)

Gegevens exporteren naar media (Cd/dvd/USB/
lokaal station/netwerkgegevens).

DICOM Export 
(DICOM-export)

Serie exporteren naar DICOM-apparaat.
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Een studie markeren als gelezen

De optie Mark as Read (Markeren als gelezen) en de statuskolom in de 

patiëntlijst zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Enable mark 

study as read (Onderzoek als gelezen markeren inschakelen) tijdens 

configuratie van de server aangevinkt is, en u ingelogd bent met de 

toegangsrechten van een radioloog. Voor informatie over het configureren 

van de Vital Image Management Server (VIMS) neemt u contact op met 

uw systeembeheerder.

Gebruik van overdragen DICOM

Het Vitrea-systeem bestaat uit een server en één of meerdere client-pc's. 

De client vraagt de server automatisch om met regelmatige intervals te 

controleren op nieuwe onderzoeken. U kunt op elk moment onderzoeken 

exporteren naar, query's versturen naar en onderzoeken ophalen van 

andere DICOM-servers of apparaten in het netwerk. U kunt ook 

handmatig onderzoeken opvragen en ophalen in de Vitrea-server.

Als u klaar bent met een onderzoek op de client-pc, kunt u dit exporteren 

naar andere apparaten of servers in het netwerk. U kunt de optie Save as 

DICOM File (Opslaan als DICOM-bestand) gebruiken om een bewerkt 

onderzoek op te slaan op de server. Als DICOM doorsturen is ingesteld 

voor één of meerdere apparaten in het netwerk, zal het onderzoek dat 

u op de server opslaat, automatisch worden geëxporteerd naar de 

apparaten die zijn ingesteld voor doorsturen.

Automatisch opvragen

Vitrea bevat twee automatische functies voor opvragen/ophalen:

• Een scanner configureren om alle onderzoeken automatisch naar 

de Vitrea-server te versturen.

• De client-pc instellen op het opvragen van de Vitrea-server met 

regelmatige standaardintervallen om de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) te vernieuwen. Zodra de client-PC deze 

ontvangt, worden de onderzoeken op het scherm Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) weergegeven.
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Timeout Advanced-sessie

Na activering van de time-out voor de Advanced-sessie wordt de sessie 

gesloten en wordt geen snapshot of batch meer gemaakt. Alle snapshots 

en batches die u tijdens de sessie hebt gemaakt, worden automatisch 

opgeslagen op de server. Als u geen snapshots of batches hebt gemaakt, 

worden geen gegevens op de server opgeslagen in geval van een time-

out van de Advanced-sessie.

TIP: Maak regelmatig snapshots tijdens uw VitreaAdvanced-sessie om 

uw workflow op te slaan.

Gebruikerstypen (VitreaAdvanced)

Het laden van onderzoeken in VitreaAdvanced is afhankelijk van 

uw gebruikerstype. De gebruikerstypen worden bepaald door 

gebruikersnamen en wachtwoorden. Uw organisatie wijst 

gebruikerstypen toe aan individuele gebruikersnamen en wachtwoorden, 

afhankelijk van de rol van de gebruiker.

OPMERKING: Neem contact op met de systeembeheerder voor meer 
informatie betreffende gebruikersnamen en wachtwoorden die horen 
bij de verschillende gebruikerstypen.

• Klinisch specialist

• Diagnostisch gebruiker

• Geavanceerd diagnostisch gebruiker

• Beheerder (niet behandeld in deze handleiding)

OPMERKING: Raadpleeg de Vitrea Installatie- en beheerhandleiding 
voor informatie over het gebruikerstype Administrator (beheerder).

Klinisch specialisten 

• VitreaCore openen.

• VitreaCore-workflows laden en ermee werken via de 

knop Load (Laden). 

• Snapshots voor weergave in VitreaCore herstellen.
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Diagnostisch gebruikers

• Zowel de VitreaCore Viewer als VitreaAdvanced Viewer openen. 

De VitreaCore Viewer is de standaardviewer.

• VitreaCore Viewer-workflows laden en ermee werken via 

de knop Load (Laden). 

• Advanced Viewer-workflows laden en ermee 

werken door te klikken met de rechtermuisknop en 

Load in Advanced Viewer (Laden in Advanced 

Viewer) te selecteren. 

• Snapshots herstellen in Advanced Viewer.

Geavanceerde diagnostisch gebruikers

• Zowel de VitreaCore Viewer als VitreaAdvanced Viewer openen. 

De Advanced Viewer is de standaardviewer.

• Advanced Viewer-workflows laden en ermee werken via 

de knop Advanced Viewer.

• VitreaCore Viewer-workflows laden en ermee 

werken door te klikken met de rechtermuisknop en 

Load (Laden) te selecteren.

• Snapshots herstellen in Advanced Viewer.

Klinisch 
specialist

Diagnostisch 
gebruiker

Geavan-
ceerde 
diagnos-
tisch 
gebruiker

Laden in VitreaCore Y Y Y

Laden in 
VitreaAdvanced 
Viewer

N Y Y

Workflow in 
VitreaCore 
standaard herstellen

Y N N

Workflow in 
Advanced Viewer 
standaard herstellen

N Y Y
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Ga vanaf hier rechtstreeks naar het gedeelte Gallery-venster 
(Galerij) op pagina 29

Versturen DICOM-
beeld

N Y Y

Publiceren voor 
klinisch specialist

N Y Y

Onderzoek 
verwijderen

N N Y

Vessel Probe N Y Y

DICOM-query Y
 (indien 
geconfigu-
reerd door 
systeembe-
heer)

Y Y

Creëren bewijs 
(snapshots, 
batches, films)

N Y Y

Verwijderen bewijs 
(snapshots, 
batches, films)

N Y Y

Klinisch 
specialist

Diagnostisch 
gebruiker

Geavan-
ceerde 
diagnos-
tisch 
gebruiker
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VitreaWorkstation Study Directory 
(Onderzoeksdirectory) 

Toelichting Beschrijving
1 Softwareversie

2 Voorbeeldvenster

3 Laadknoppen

4 Patiëntlijst

5 Vak DICOM/CD/Smart Query (Slimme query)

6 Lijst DICOM/CD/Smart Query (Slimme query)

7 Voortgangsbalk

OPMERKING: De voortgangsbalk 
verschijnt alleen om een status te 
rapporteren.

8 Indicator voor schijfruimte

1

2

3

4

5

6

7
8
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Patiëntlijst

De patiëntlijst bevat alle patiëntonderzoeken die in VitreaWorkstation zijn 

geladen.

Een volume is een beeldbestand dat in VitreaAdvanced wordt gemaakt 

van een DICOM-dataset. 

Pictogrammen in de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

De patiëntlijst bevat pictogrammen met kleurcodering waarmee de 

onderzoeken (mappen) en volumes (kubussen) worden aangeduid

Pictogrammen Beschrijving

  (Groen met gele 
starburst)

Nieuw onderzoek of volume

  (Grijs)
Eerder geladen onderzoek of 
volume

  (Grijs met rood 
vinkje)

Gerapporteerd onderzoek of volume

 Aangevraagd DICOM-onderzoek

 
DICOM-overdracht is bezig

  DICOM-onderzoek of -volumes 
worden opgebouwd

OPMERKING: Dit pictogram 
is geen indicatie van het 
opbouwproces. Het geeft 
alleen aan dat de gegevens 
zijn ontvangen.

 
Fout tijdens ophalen

 
Fout bij opbouwen volume

 Dataset is secundaire opname

 Mogelijk dubbele patiëntnaam of id

 Vergrendeld onderzoek

 
Onderzoek bevat CAD-resultaten of 
CAD-resultaten worden opgebouwd
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Snelmenu

Klik met de rechtermuisknop op de Patient List (Patiëntlijst) en selecteer 

een optie in het snelmenu om patiëntonderzoeken te laden of te beheren.

Menu-optie Beschrijving
Load in Vitrea 
(Laden in Vitrea)

Een geselecteerd onderzoek/volume laden in 
VitreaAdvanced.

Load in Softread 
(Laden in 
Softread)

Een geselecteerd onderzoek/volume laden in 
Softread.

Load in Study 
Viewer (Laden in 
Study Viewer)

Een geselecteerd onderzoek/volume laden in 
Study Viewer.

Load in Oncology 
Fusion (Laden in 
Oncology Fusion)

Deze optie is alleen beschikbaar als u een licentie 
hebt voor Oncology Fusion.

Lock 
(Vergrendelen)

Een onderzoek/volume beschermen tegen 
verwijderen.

Delete 
(Verwijderen)

Een onderzoek/volume permanent verwijderen uit 
Vitrea.

Edit Patient 
(Patiënt bewerken)

Patiëntgegevens voor een onderzoek/volume 
bewerken.

Export 
(Exporteren)

DICOM-beelden, snapshots, rapporten, batches, 
workflows, enz. exporteren naar andere 
VitreaWorkstations of DICOM-apparaten.

Archive to 
CD/DVD 
(Archiveren 
naar cd/dvd)

Een onderzoek/volume opslaan op cd of dvd.

Export to 
CAD Server 
(Exporteren naar 
CAD Server)

Deze optie is alleen beschikbaar als u een licentie 
hebt voor Veralook Colon CAD of Visia Lung CAD.

Process 
Colon CAD 
(Colon-CAD 
verwerken)

Deze optie is alleen beschikbaar als u een licentie 
hebt voor Veralook Colon CAD.

Delete CAD 
(CAD verwijderen)

Deze optie is alleen beschikbaar als u een licentie 
hebt voor Visia Lung CAD of Veralook Colon CAD.
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Indicator voor schijfruimte

De indicator voor schijfruimte geeft de beschikbare 

schijfruimte aan.

Als de beschikbare schijfruimte van het systeem 

minder is dan een vooraf gespecificeerde hoeveelheid, moet u 

onderzoeken of volumes verwijderen om meer data te kunnen ontvangen.

OPMERKING: Voor informatie over het configureren van de schijfruimte-
beperking kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Als Vitrea bepaalt dat door middel van AutoDelete (Automatisch 

verwijderen) voldoende schijfruimte kan worden vrijgemaakt om data 

te kunnen blijven ontvangen, verschijnt een dialoogvenster waarin 

wordt gevraagd of u AutoDelete wilt uitvoeren.

Launch MeVis 
Webpage (MeVis-
webpagina 
starten)

Deze optie is alleen beschikbaar als u een licentie 
hebt voor MeVis Dynamic Review.

Expand All 
(Alles uitvouwen)

Alle onderzoeken in de patiëntlijst uitvouwen.

Collapse All (Alles 
samenvouwen)

Alle onderzoeken in de patiëntlijst samenvouwen.

Refresh Study 
Directory (Onder-
zoeksdirectory 
vernieuwen)

De vermeldingen in de patiëntlijst vernieuwen.

Show DICOM 
Tags (DICOM-
tags tonen)

Een tabel met DICOM-tags voor de 
geselecteerde patiënt weergeven.

Menu-optie Beschrijving
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Als Vitrea bepaalt dat door middel van AutoDelete (Automatisch 

verwijderen) niet voldoende schijfruimte kan worden vrijgemaakt om 

data te kunnen blijven ontvangen (vanwege de instellingen of omdat 

deze voorziening niet is ingeschakeld), moet u de onderzoeken of 

volumes handmatig verwijderen.

OPMERKING: Voor informatie over de configuratie van de functie 
AutoDelete van uw werkstation kunt u contact opnemen met uw 
systeembeheerder.

Kleine volumes filteren

Vitrea voorkomt automatisch dat beelden met kleine volumes (zoals 

scout, localizer en MIP (Maximale IntensiteitsProjecties)) die slechts 

één plak groot zijn, worden weergegeven. Neem contact op met uw 

systeembeheerder als u deze filterfunctie wilt uitschakelen.

Workflow van Study Directory (Onderzoeksdirectory) herstellen

U kunt de workflow van een onderzoek of volume herstellen door de 

snapshot te herstellen. 

Als de snapshot is opgeslagen met meerdere geladen volumes, kunt u 

het volgende doen:

• uitsluitend het enkelvoudige volume laden waaraan de snapshot 

is gekoppeld (kost meestal minder tijd)

• alle volumes, en hun bijbehorende workflowstaat, laden, die 

werden geladen op het moment waarop de snapshot werd 

opgeslagen (kan langer duren)

OPMERKING: Om een snapshot te herstellen dat is opgeslagen met 
behulp van een gelicentieerde optie, moet een licentie voor die optie 
beschikbaar zijn.

1. Onder het voorbeeldvenster selecteert u Show Snapshots 

(Snapshots tonen).

2. Klik op Restore Snapshot (Snapshot herstellen).
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In het Viewer-venster worden beelden weergegeven met de 

visualisatie-instellingen zoals die waren toen de snapshot werd 

gemaakt.

OPMERKING: Een multi-volume snapshot verschijnt in het 
voorbeeldvenster met links onderin een pictogram voor meerdere 
volumes.

Als u selectievakje Multi-Volumes hebt geselecteerd, laadt het 

systeem alle volumes die geladen waren toen de snapshot werd 

opgeslagen en herstelt het systeem de workflow voor alle volumes.

Er verschijnt een waarschuwingsvenster als de bijbehorende volumes 

niet langer beschikbaar zijn op het werkstation. Klik op Cancel 

(Annuleren) om terug te keren naar de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) als dit dialoogvenster verschijnt.

LET OP: Laad alle bijbehorende volumes wanneer u een multi-
volumesnapshot herstelt. Als u het snapshot herstelt zonder alle 
bijbehorende volumes te laden, dan kunnen de resultaten anders 
zijn dan de oorspronkelijke berekeningen.
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Het venster Gallery (Galerij)
Wanneer u een patiëntonderzoek laadt, wordt het venster Gallery (Galerij) 

geopend. Selecteer het protocol en de voorinstelling in het venster Gallery 

(Galerij).

Toelichting Beschrijving
1 Patiëntinformatie

TIP: Als de informatie niet volledig te zien 
is, plaatst u de cursor op de tekst. 
Een knopinfo met de volledige tekst 
verschijnt.

2 Protocollijst

3 Galerij met voorinstellingen

4 Use Modified Presets (Aangepaste 
voorinstellingen gebruiken) en Automatically 
Remove Bone (Automatisch bot verwijderen)

5 Voortgangsbalk

OPMERKING: De voortgangsbalk 
verschijnt alleen om een status te 
rapporteren.

1

2 3

4

5
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Patiëntinformatie

VitreaAdvanced geeft de DICOM-kopinformatie weer onder Patient 

Information (Patiëntgegevens).

Protocollijst

De Protocollijst bevat de protocollen die beschikbaar zijn voor functies 

waarvoor u een licentie hebt.

Voorinstellingen

Voordat u in het Viewer-venster met beelden kunt werken, moet u een 

voorinstelling selecteren.

OPMERKING: Beschouw de protocollen en voorinstellingen als handig 
uitgangspunt om de gegevens te bekijken. 

Automatisch bot verwijderen

Schakel het selectievakje Automatically Remove Bone (Automatisch bot 

verwijderen) in als u wilt dat VitreaAdvanced automatisch bot uit het beeld 

verwijdert.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde 
protocollen.

LET OP: Controleer de resultaten van automatische segmentatie. 
Indien nodig kunnen de hulpmiddelen voor vormgeving worden 
gebruikt om automatische segmentering te corrigeren.
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Het Viewer-venster
Het Viewer-venster is het belangrijkste werkgebied in VitreaAdvanced en 

bevat de tools die u nodig hebt om uw workflow te voltooien.

Legenda Beschrijving
1 Lay-outknoppen Viewer-venster

2 Tabbladen Analysis (Analyse), Visual (Visueel) en 
Batch

3 VitreaAdvanced-tools

4 In-view-tools

5 Informatiegebied en voortgangsbalk

OPMERKING: De voortgangsbalk verschijnt 
alleen om een status te rapporteren.

6 Knop Conference (Conferentie) (alleen 
VitreaAdvanced via Vitrea Enterprise Suite)

1
2

3 4

5 6
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Lay-out Viewer-venster

Gebruik de lay-outknoppen in het Viewer-venster om het aantal of de 

soort weergaven te wijzigen die in het Viewer-venster worden 

weergegeven.

1. Om de lay-out van het Viewer-venster te wijzigen, klikt u op een van 

de lay-outknoppen.

2. Om alle beschikbare Viewer-venster 

lay-outs voor het geselecteerde 

protocol te openen, klikt u op een van 

de vervolgkeuzepijlen naast een lay-

outknop.

TIP: Gebruik de zwarte lay-outknoppen voor 2D-indelingen, de blauwe 

voor MPR/3D-indelingen en de rode voor speciale 

protocolindelingen

Knop Formaat Beschrijving
2D-indelingen Geef 2D-plakken die met de scanner zijn 

verworven weer in beelden van een, vier, 
negen of zestien plakken.

Alle 
onderzoeken

Twee tot negen 2D-weergaven, naast 
elkaar weergegeven.

4-omhoog Eén 3D-weergave en drie MPR-
weergaven.

De 3D-weergave wordt links onderin 
weergegeven en de MPR-weergaven links 
bovenin (sagittaal), rechts bovenin 
(coronaal) en rechts onderin (axiaal). 
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5-omhoog Twee 3D-weergaven en drie MPR-
weergaven.

De 3D-weergaven worden links bovenin 
en links onderin weergegeven en de MPR-
weergaven verschijnen rechts bovenin 
(sagittaal), rechts midden (coronaal) en 
rechts onderin (axiaal).

Deze indeling is nuttig voor:

• het doorlopen van een volume in de 

onderste 3D-weergave met behoud 

van een weergave buiten het volume 

of point-of-interest in het bovenste 

3D-beeld, of 

• het bekijken van het algehele 

perspectief in de onderste 

3D-weergave en een extra groot 

weergegeven POI in de bovenste 

3D-weergave.

Doelnavigatie Twee 3D-weergaven en drie MPR-
weergaven, waarvan één groter dan 
de andere.

De 3D-weergaven verschijnen rechts 
en links onderin, de MPR-weergaven 
verschijnen links bovenin (axiaal), rechts 
bovenin, (sagittaal) en rechts midden 
(coronaal).

Deze indeling is nuttig voor het selecteren 
van een doel, zoals een anatomisch 
kenmerk of laesie, in de grote MPR-
weergave en het oogpunt in de grote 
MPR-weergave links bovenin, en het 
bekijken van het doel in de 3D-weergave 
links onderin.

Knop Formaat Beschrijving
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Gebruik de vervolgkeuzepijlen voor het aanpassen van de vier knoppen 

voor directe indelingen die voor elke voorinstelling worden weergegeven. 

De knoppen zullen dan de meestgebruikte indelingen vertegenwoordigen. 

Sla vervolgens uw wijzigingen op als onderdeel van een aangepaste 

voorinstelling.

Muisfuncties 2D en MPR

Runoff 
(Afvloeiend)

Eén grote 3D-weergave met drie 
MPR-beelden.

Gebruik deze indeling om grote datasets 
weer te geven.

Dual Volume 
(Dubbel volume)

Twee volumes worden naast elkaar 
weergegeven, 2-omhoog-weergaven 
(een MPR en een 3D).

Gebruik dit formaat voor vergelijkende 
weergave naast elkaar van twee volumes 
(buik en rug, bijvoorbeeld).

Knop Formaat Beschrijving

Muisknop Druk om:
Klik op Tool te activeren

Klikken met de middelste 
muisknop en slepen

Te pannen

Klikken met de linker- en 
middelste muisknop en slepen

Te zoomen

Klikken met de rechtermuisknop 
en slepen

OF

Het muiswiel rollen

Te scrollen
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Muisfuncties 3D

SHIFT +

Druk op SHIFT, klik vervolgens 
met de rechtermuisknop en 
sleep.

Automatisch bladeren

Klikken met de linker- en 
rechtermuisknop en slepen

Venster/niveau

Muisknop Druk om:

Muisknop Druk om:
Klik op Tool te activeren

Klik, en wacht even om 
de tool te activeren

Klikken en slepen Te roteren

Klikken, dan direct 
slepen

SHIFT +

Druk op SHIFT, klik vervolgens 
met de rechtermuisknop en 
sleep.

Automatisch roteren

Klikken met de middelste 
muisknop en slepen

Te pannen

Klikken met de linker- en 
middelste muisknop en slepen

OF

Het muiswiel rollen

Te zoomen

Klikken met de linker- en 
rechtermuisknop en slepen

Venster/niveau
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Sneltoetsen

Met sneltoetsen kunt u weergaven aanpassen en andere handelingen 

verrichten

Sneltoetsen 3D

Sommige VitreaWorkstation-systemen bevatten toetsenbordsneltoetsen 

voor bepaalde functies, die worden aangeduid met blauwe keycaps.

 

OPMERKING: Als u VitreaAdvanced uitvoert op een PACS-systeem, 
kunnen uw sneltoetsen afwijken of ontbreken de blauwe keycaps. 

Toets Functie

E Tool Ellipse (Ellips) activeren

F ROI-tool activeren

H Tool Crshair (Draadkruis) activeren

L Labeltool activeren

A Pijltool activeren

R Tool Ruler (Liniaal) activeren

S Tool Snap (Vastleggen) activeren

T Kniptool activeren

W Tool Win/Lev (Venster/niveau) activeren

CTRL-I Patiëntgegevens weergeven/verbergen

CTRL-Y De laatste ongedaan gemaakte handeling opnieuw 
uitvoeren

CTRL-Z De laatste handeling ongedaan maken (herhalen om 
meerdere handelingen ongedaan te maken)
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Toets Functie
S-I [F2] Volume superieur naar inferifeur roteren — 180° 

azimuth, 90° elevatie, 0° twist

I-S [F3] Volume inferieur naar superieur roteren — 0°, -90°, 0°

A-P [F4] Volume anterieur naar posterieur roteren — 0°, 0°, 0°

P-A [F5] Volume posterieur naar anterieur roteren — -180°, 0°, 
0°

L-R [F6] Volume links naar rechts roteren — -90°, 0°, 0°

R-L [F7] Volume rechts naar links roteren — 90°, 0°, 0°

Oblique [F8] Volume naar schuine oriëntatie roteren — 40°, 30°, 0°

Previous

[F9]

Toont het vorige beeld, of de vorige series of volumes 
als meerdere series of volumes zijn geladen.

Next

[F10]

Toont de volgende series of volumes als meerdere 
series of volumes zijn geladen.

Undo [F11] Maakt laatste actie in Viewer-venster ongedaan. Druk 
herhaaldelijk om meerdere handelingen ongedaan te 
maken.

Redo [F12] Laatste opdracht Ongedaan maken in Viewer-venster 
opnieuw uitvoeren.

Pijl Op een pijltoets drukken om volume te roteren in 
stappen van 10 graden.

SHIFT + pijl SHIFT ingedrukt houden en op pijltoets drukken om 
het volume te roteren in stappen van 90 graden.

SPATIEBALK Toont pijlen of annotaties in de volgorde waarop ze 

zijn toegevoegd. Druk herhaaldelijk om door de 

objecten te bladeren.

SHIFT-links

AUTO-VIEW

3D: automatisch roteren.

2D/MPR: automatisch bladeren. 

ALT-links

3D TOOL

Ingedrukt houden om de functies van de 
linkermuisknop in 3D-weergave(n) te kunnen 
gebruiken.

>

NAV FWD

Voorwaarts navigeren.

<

NAV REV

Achterwaarts navigeren.

? 

180°

Spiegel de navigatierichting met 180 graden.
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SHIFT+ > Voorwaarts navigeren met continu ondersteunde 
navigatie.

SHIFT + < Achterwaarts navigeren met continu ondersteunde 
navigatie.

SHIFT-rechts

MULTI-
CONTOURS

Ingedrukt houden en vervolgens op DELETE drukken 
om alle contouren te verwijderen. 

ALT-rechts

POINT & GO

Drukken en ingedrukt houden voor point-and-go fly 
through-navigatie.

A, E of T 3D-rotatie aanpassen tot een bepaalde Azimuth-, 
Elevation- of Twist-waarde. Typ een geldige waarde 
gevolgd door de desbetreffende letter:

• Azimuth (a) [geldige waarden -180 tot 180] - 

rotatiegraad rechts of links rond het midden 

van het volume.

• Elevation (e) [geldige waarden -90 tot 90] - 

rotatiegraad vooruit of achteruit vanuit het 

midden van het volume.

• Twist (t) [geldige waarden -180 tot 180] - 

hellingsgraad rechts of links rond het midden 

van het volume.

Toets Functie
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TABEL 1. Snelle 3D-weergaven van het hart:

Snelmenu en toolpaneel

Voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte tools voor het geselecteerde 

protocol klikt u met de rechtermuisknop in een weergave.

• Klik en sleep de knoppen voor pannen, zoomen en V/N.

Druk 
op...

Om het volume te 
roteren...

Druk 
op...

SHIFT-F2 Rechts 25 graden, caudaal 20 
graden

CX en LAD

SHIFT-F3 Rechts 30 graden, craniaal 25 
graden

CX

SHIFT-F4 35 graden craniaal LAD

SHIFT-F5 Links 45 graden, caudaal 20 
graden

Linker Main
(SpiderView)

SHIFT-F6 Rechts 10 graden, craniaal 30 
graden

LAD

SHIFT-F7 Rechts 30 graden RM

SHIFT-F8 30 graden naar links draaien Ostium van 
RCA en 
PDA/PLA

Het Viewer-venster wisselen voor 
weergave van de...

F9 Vorige geladen volume

F10 Volgende geladen volume

Pannen

Zoomen

W/L (V/N)

}Vitrea-

hulpmiddelen
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Bedieningselementen tabblad Analysis (Analyse)

Welke tools in het tabblad Analysis (Analyse) beschikbaar zijn, is 

afhankelijk van de in het venster Gallery (Galerij) geselecteerde protocollen 

en voorinstellingen.

Zie het hoofdstuk Algemene taken voor stapsgewijze instructies voor het 

gebruik van de tools op het tabblad Analysis (Analyse).

1

2

3

4

# Beschrijving
1 Tabbladen in het Viewer-

venster

2 VitreaAdvanced-tools

3 Gebied Anatomy 
Segmentation 
(Segmentatie anatomie)

4 Gebied Vessel Analysis 
(Analyse bloedvat)
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Bedieningselementen tabblad Visual (Visueel)

Wijzig op het tabblad Visual (Visueel) van het Viewer-venster de 

beeldbedieningselementen of stel beeldopties in.

Zie het hoofdstuk Algemene taken voor stapsgewijze instructies voor het 

gebruik van de tools op het tabblad Visual (Visueel).

Weergaveopties

2

3

# Beschrijving
1 Knoppen op tabblad 

Visual (Visueel)

2 Vervolgkeuzelijst met 
vooraf ingestelde 
venster/niveau-waarden

3 Opties om te bepalen 
welke objecten naast de 
beelden in de 
weergaven en andere 
bedieningselementen 
worden weergegeven 
om het gedrag van de 
weergave te sturen

1

Optie Beschrijving
Selectievakje Patient 
Info (Patiëntinformatie)

Patiëntinformatie tonen of verbergen.

Selectievakje 3D 
Crosshair 
(3D-draadkruis)

De draadkruizen in de 3D-weergave tonen of 
verbergen

Selectievakje Field of 
View

Het kegelvormige FOV (Field of View) in MPR-
weergaven tonen of verbergen. 

Selectievakje AV Stats 
(AV-statistieken)

Deze functie is ingeschakeld als u werkt met 
het AVM-tool. Als u een bloedvat lokaliseert 
met AVM gebruikt u selectievakje AV Stats 
om de Auto Vessel (Automatische bloedvat) 
metingen en kruisverwijzingen in de viewer in 
te schakelen.
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Selectievakje Target 
Nav (Doelnavigatie)

Doelnavigatie in fly-through-modus in- of 
uitschakelen.

Selectievakje Interact 
Fast (Snelle interactie)

Snelle interactie tussen MPR- en 3D-
weergaven in- of uitschakelen.

Selectievakje Noise 
Reduction 
(Ruisonderdrukking)

Automatische reductie van visuele ruis 
onderdrukken in 3D-weergave.

Selectievakje 
Measurements 
(Metingen)

Metingen in de weergaven tonen of 
verbergen.

TIP: Toont of verbergt ook de 

referentieschaal aan de rechterzijde 

van de 2D- en MPR-weergaven.

Selectievakje 3D Box 
(3D-vak)

Een buitenvak in de 3D-weergave tonen of 
verbergen.

Selectievakje Full 
Crosshair (Volledig 
draadkruis)

Volledige draadkruizen (met snijpunt) of 
gedeeltelijke draadkruizen (zonder snijpunt) 
tonen.

Selectievakje Oblique 
Trim (Schuin afknippen)

Knippen in een schuin vlak in- of 
uitschakelen.

Lock 3D (3D 
vergrendelen)

3D-weergave tijdens het werken met MPR-
weergaven vergrendelen of ontgrendelen.

Optie Beschrijving
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Bedieningselementen tabblad Batch

Maak batches en films in het tabblad Batch van het Viewer-venster.

Zie het hoofdstuk Algemene taken voor stapsgewijze instructies voor het 

gebruik van de tools in het tabblad Batch.

3

4

5

6

# Beschrijving
1 Gescripte 

bedieningselementen 
voor batches

2 Directionele 
bedieningselementen 
voor gescripte batches

3 Knoppen voor 
handmatige batch

4 De interval (in mm) 
tussen de beelden in de 
batch

5 Totaal aantal beelden in 
de batch

6 Opties voor het wijzigen 
van de seriebeschrijving 
of het toevoegen van een 
omslagpagina

7 Knoppen voor het maken 
van een batch of film

8 Bedieningselementen 
voor het invoegen van 
patiëntgegevens of het 
forceren van secundaire 
opnamen

9 Knop voor weergave van 
meer batchopties

1 2

8

7

9
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Het venster Report (Rapport)
VitreaAdvanced slaat snapshots, batches en films die u maakt op in het 

venster Report (Rapport). Van hieruit kunt u rapporten maken en 

distribueren.

Zie het hoofdstuk Bevindingen distribueren voor meer informatie over 

rapporten.

Toelichting Beschrijving
1 Bevindingenlijst

2 Knoppen Filteren

3 Vak Findings (Bevindingen)

4 Knoppen Bevindingenbeheer

5 Snelmenu Findings Management 
(Bevindingenbeheer)

6 Lay-outs voor sjablonen

7 Sjabloonknoppen

8 Rapportpagina

9 Rapporttools en navigatieknoppen

10 Rapportdistributieknoppen

1
2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Het venster Review (Beoordeling) 
(alleen VitreaWorkstation)

Gebruik het venster Review (Beoordeling) om rapporten weer te geven die 

op het intranet van uw instelling zijn geplaatst. Rapporten die u op het 

VitreaWorkstation plaatst, kunnen ook op andere werkstations worden 

weergegeven.

1. Selecteer het tabblad Review (Beoordeling).

2. Typ gegevens zoals de patiëntnaam of rapportdatum om bepaalde 

rapporten weer te geven.

OF

Laat alle velden leeg om alle geplaatste rapporten te zien.

3. Klik op Search (Zoeken).

4. Klik op Review (Beoordeling) naast de naam van de patiënt om het 

rapport weer te geven.

TIP: Als het rapport een digitale film bevat, wordt de film afgespeeld 

als u het rapport weergeeft.

5. Als het rapport meerdere pagina's bevat, klikt u op Next Page 

(Volgende pagina) of Previous Page (Vorige pagina) om de andere 

pagina's weer te geven.

Rapporten afdrukken die in het venster Review (Beoordeling) zijn 

geplaatst.

1. Selecteer het rapport dat u wilt afdrukken in de rapportenlijst.

2. Klik op Print (Afdrukken) onder in het venster Review (Beoordeling).

Geplaatste rapporten verwijderen die u niet meer nodig hebt.

• Klik op Delete (Verwijderen) naast het rapport dat u wilt verwijderen.
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Aanvullende informatie

Opslagverplichting

Opslagverplichting is een overdracht van gegevenseigendom tussen 

apparaten, meestal van een modaliteit of werkstation naar een archief of 

opslagapparaat, op zodanige wijze dat het opslagapparaat toezegt de 

gegevens op te slaan en het werkstation niet langer verantwoordelijk is 

voor het eigendom. Vitrea Workstation vraagt met DICOM-berichten om 

opslag van de gegevens en vervolgens om een opslagverplichting.

Opslagverplichting kan worden geconfigureerd. Alle exportbewerkingen 

voor de geconfigureerde entiteit vragen automatisch om 

opslagverplichting voor het exporteren van de gegevens. Er is geen 

andere vereiste voor verzoeken om opslagverplichting.

Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over het 

configureren van de opslagverplichting.
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Selecteer een onderzoek 

Inhoud
OPMERKING: Deze module toont de diverse scenario's voor het laden 
van studies in Vitrea. Zorg dat u weet welk Vitrea-type u gebruikt, want 
de procedures voor de verschillende typen verschillen van elkaar.

• Studies laden via Data Manager (Gegevensbeheerder)

• Studies in VitreaWorkstation laden

• Studies laden via een PACS-integratie

• Onderzoeken in VitreaCore laden
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Studies laden via Data Manager 
(Gegevensbeheerder)

Gebruik de volgende procedure als Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

de Data Manager (Gegevensbeheer) bevat. 

1. Selecteer een onderzoek in Study Directory (Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer het tabblad Applications (Toepassingen).

3. Selecteer de juiste toepassingsweergave en dubbelklik,

OPMERKING: Bij deze optie worden alle gegevens geladen.

OF

Laad een subset van de gegevens:

Gegevensbeheerder
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a. Klik met de rechtermuisknop op de juiste toepassingsweergave en 
selecteer Select Application Data (Toepassingsgegevens selec-
teren).

b. Selecteer een serie om te laden en klik op Start.

TIP: Als u de toepassing voor de workflow die u gebruikt niet ziet, 

dubbelklikt u op de miniatuur Core 3D en kiest u een protocol en 

voorinstelling.

OPMERKING: Wanneer de studie geladen is, wordt 'VitreaAdvanced' 
weergegeven in de linkerbovenhoek.
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Studies in VitreaWorkstation laden

Gebruik deze procedure als  wordt weergegeven in de 

linkerbovenhoek van de Study Directory (Onderzoeksdirectory).

1. Selecteer een onderzoek in Study Directory (Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer een serie in de geopende map.

3. Klik op .

4. Selecteer een protocol en voorinstelling in de Gallery (Galerij).
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Studies laden via een 
PACS-integratie

Er zijn twee manieren om studies te laden via een PACS-integratie. 

Optie 1

In VitreaAdvanced, dat is geïntegreerd met PACS, wordt automatisch het 

patiëntonderzoek of de serie die u selecteert in de PACS-client, geopend 

en geladen.

OPMERKING: Raadpleeg de VIMS-installatiehandleiding als de Data 
Manager (Gegevensbeheerder) niet is geselecteerd in de VES-
beheertool.

1. In de PACS-client klikt u met de rechtermuisknop op het beeld van het 

patiëntenonderzoek en selecteert u Load in VES (In VES laden) of een 

vergelijkbare optie.

OPMERKING: Zie de PACS-gebruikersdocumentatie voor specifieke 
instructies over het op deze wijze opstarten van Vitrea.

LET OP: Controleer of u het juiste onderzoek hebt geladen. Als u een 
onderzoek laadt dat meerdere series of 3D-reconstructies bevat, verschijnt 
er een dialoogvenster dat u vraagt om de serie te selecteren die u wilt laden. 
Zorg dat u aan dit verzoek voldoet. Als u dit niet doet, kunt u terugkeren 
naar PACS en een ander onderzoek laden.

2. Selecteer een protocol en voorinstelling in het venster Gallery (Galerij).
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Optie 2

1. Gebruik de onderstaande procedure om een onderzoek te laden 

vanuit de Data Manager (Gegevensbeheerder).

TIP: De Data Manager (Gegevensbeheerder) toont onderaan het 

scherm of Use Data Manager (Gegevensbeheerder gebruiken) 

is geselecteerd in de VES-beheertool. 

Als Enable Partial Data (Gedeeltelijke gegevens inschakelen) is 
geselecteerd in de VES-beheertool, wordt u mogelijk gevraagd of 
u ontbrekende gegevens voor het verzoek wilt ophalen of wilt 
doorgaan naar de Data Manager (Gegevensbeheerder) met de 
gegevens die momenteel beschikbaar zijn op VIMS.
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Als Disable Partial Data (Gedeeltelijke gegevens uitschakelen) 
is geselecteerd en Auto-Sync Data (Gegevens automatisch 
synchroniseren) niet is aangevinkt in de VES-beheertool kan u 
worden gevraagd om te bevestigen of u de ontbrekende gegevens 
wilt ophalen of terug te keren naar PACS.

OPMERKING: Als Auto-Sync Data (Gegevens automatisch 
synchroniseren) is geselecteerd in de VES-beheertool, bepaalt 
het systeem automatisch welk onderzoek ontbreekt (als er een 
onderzoek ontbreekt) en wordt automatisch begonnen met het 
ophalen van de gegevens.

2. Voer in het tabblad Applications (Toepassingen) een van de volgende 

handelingen uit:

• Selecteer de juiste toepassingsweergave en dubbelklik om het 

onderzoek te openen.

TIP: Bij deze methode van openen worden alleen de series geladen 

die zijn gedefinieerd als 'beste kandidaten' en die zijn 

voorgeselecteerd.

• Toepassingsgegevens selecteren:

a. Klik met de rechtermuisknop op de toepassing en kies Select 
Application Data (Toepassingsgegevens selecteren).
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b. In het dialoogvenster voor toepassingsselectie kiest u de juiste 
selecties en klikt u op Start.

TIP: Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster Application 

Selection (Toepassingsselectie) te sluiten.
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Onderzoeken in VitreaCore laden
Zie de VitreaCore Trainings- en referentiegids voor gedetailleerde 

informatie over workflows in VitreaCore.

Gebruik de volgende procedure als Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

de Data Manager (Gegevensbeheer) bevat. 

1. Selecteer een onderzoek in Study Directory (Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer het tabblad Series.

3. Selecteer in het vak Series een serie die u wilt laden.

TIP: Om meerdere series te laden, drukt u op CTRL en klikt u op alle 

series die u wilt laden.
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4. Klik op  of klik met de rechtermuisknop en selecteer Load 

(Laden).

OPMERKING: Zie de VitreaCore-trainingsmodulen voor gedetailleerde 
VitreaCore-workflows.
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Algemene taken 

Inhoud
• Aan de slag

• Taken Study Directory (Onderzoeksdirectory)

• Taken in het venster Gallery (Galerij)

• Taken Viewer-venster

• 2D-beeldvorming

• MPR-beeldvorming

• 3D-beeldvorming

• Beeldbatches en films

• Export (Exporteren)

• Study Viewer

Aan de slag

Aanmelden bij Vitrea met Vitrea Enterprise Suite

1. Start op de client-pc Internet Explorer op en voer de URL in voor de 

VES-server. Als u de URL niet bij de hand hebt, neem dan contact op 

met uw systeembeheerder.

OPMERKING: Zorg dat de volgende opties zijn ingeschakeld in Internet 
Explorer: Download Signed ActiveX Controls (ActiveX-besturingsele-
menten met handtekening downloaden), Run ActiveX Controls and 
Plug-ins (ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen 
uitvoeren), en Script ActiveX controls marked safe for scripting 
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(ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor 
scripts, in een script uitvoeren).

2. Voer in het inlogscherm uw Username (Gebruikersnaam) en Password 

(Wachtwoord) in.

3. Klik op Sign In (Aanmelden).

Het Vitrea-systeem opent het tabblad Patient List (Patiëntlijst).

VitreaWorkstation starten en afsluiten

Start Vitrea vanaf het Windows-bureaublad als het werkstation is 

opgestart.

1. Druk op CTRL+ALT+DELETE in het dialoogvenster Welcome to 

Windows (Introductie tot Windows) dat wordt weergegeven.

2. Typ vitrea in het vak Username (Gebruikersnaam).

3. Als in uw instelling een wachtwoord is vereist, typt u het wachtwoord 

in het vak Password (Wachtwoord).

4. Klik op OK.

5. Dubbelklik op het bureaublad op .

Vraag uw systeembeheerder om informatie over het registreren van uw 

software en de instellingen voor door de gebruiker gedefinieerde 
inloggegevens.

• Gebruikersaccounts (standaard systeeminstellingen)

OPMERKING: Neem contact op met de Klantenservice als u 
wachtwoorden wijzigt.

Sluit Vitrea af vanuit een willekeurig venster, maar niet vanuit het venster 

Review (Beoordeling).

Account Wachtwoord
Vitrea Administrator vital$

Vitrea User (geen)

Vitrea VIP vip+
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• Klik op  in de rechterbovenhoek van Vitrea.

Zie de documentatie van uw pc-besturingssysteem voor informatie over 

het afsluiten van uw werkstation.

Taken Study Directory 
(Onderzoeksdirectory)

Raadpleeg het hoofdstuk Een onderzoek selecteren voor gedetailleerde 

informatie over het laden van een onderzoek.

Als u Vitrea opstart, wordt de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

geopend. 

Als uw Study Directory (Onderzoeksdirectory) er als volgt 
uitziet, gaat u naar De patiëntlijst van Vitrea Enterprise Suite 
gebruiken in pagina 60:
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Als uw Study Directory (Onderzoeksdirectory) er als volgt 
uitziet, gaat u naar De patiëntlijst van VitreaWorkstation 
gebruiken in pagina 73:

De patiëntlijst van Vitrea Enterprise Suite 
gebruiken

Gebruik de patiëntlijst om beelden te selecteren voor beoordeling en 

bewerking. De patiëntlijst geeft onderzoeken en series weer in het gebied 

Patients/Studies (Patiënten/onderzoeken). Miniaturen van de beelden in 

de onderzoeken worden weergegeven in het tabblad Series. Als Vitrea is 

geconfigureerd om automatisch series te splitsen, sorteert de lijst met 

subseries de beelden binnen de geselecteerde series in categorieën.

VOORBEELD Als de geselecteerde serie een set MRA-beelden is 
met bron, projectie en samengevouwen beelden en auto-split is 
ingeschakeld, zal de lijst met subseries drie subseries bevatten. 
Voor informatie over het configureren van Vitrea om automatisch 
series te splitsen, neemt u contact op met de systeembeheerder.
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Kopteksten patiëntlijstkolommen gebruiken

De kolommen Patiëntlijst stellen u in staat de onderzoeken te filteren en te 

sorteren om uw werkbelasting beter te beheren. Zodra u de gewenste 

onderzoeken hebt geïdentificeerd, gebruikt u het gebied Serieminiatuur 

om beelden te laden. 

De onderzoekslijst filteren

Als u selectiecriteria instelt om de onderzoekslijst te filteren, geeft de 

patiëntlijst onderzoeken weer die overeenkomen met de selectiecriteria 

en de onderzoeken die al geopend zijn.

TIP: Om de onderzoekslijst verder te filteren, stelt u de selectiecriteria 

in voor meerdere kolommen.

VOORBEELD 

1. Klik in het veld onder de koptekst Modality (Modaliteit) en 

selecteer CT in de vervolgkeuzelijst.

De Patient List (Patiëntlijst) toont alleen CT-onderzoeken.

2. Klik in het veld onder de koptest Date of Last Study (Datum 

laatste onderzoek) en selecteer <2 days (<2 dagen) in de 

vervolgkeuzelijst.

De patiëntlijst toont alleen CT-onderzoeken van de laatste 
2 dagen.

3. Klik op de koptekst Patient Name (Patiëntnaam).

De patiëntlijst toont CT-onderzoeken van de laatste 2 dagen, 
gesorteerd op patiëntnaam in oplopende volgorde.

4. Klik nogmaals op de kop Patient Name (Patiëntnaam).

De patiëntlijst toont CT-onderzoeken van de laatste 2 dagen, 
gesorteerd op patiëntnaam in oplopende volgorde.

Kolommen in oplopende  of aflopende  volgorde sorteren

• Klik op de koptekst van de kolom.

De lijst wordt gesorteerd en er verschijnt een pijl rechts naast de 

koptekst van de kolom om de richting van het sorteren aan te duiden. 

Klik nogmaals om de sorteerrichting om te draaien.
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Zoeken naar specifieke onderzoeken in de onderzoekslijst

• Klik in het veld onder een willekeurige doorzoekbare koptekst van een 

kolom, voer een tekstregel in en druk op Enter.

Voer een waarde in voor de volgende kolommen: Patient Name 

(Patiëntnaam), Study Description (Onderzoeksbeschrijving), Patient 

ID (Patiënt-id), Accession Number (Toegangsnummer), Study ID 

(Onderzoeks-id) en Institution (Instelling).

OF

Klik in het veld onder een willekeurige doorzoekbare koptekst voor een 

kolom en selecteer een item in de vervolgkeuzelijst.

Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst voor de volgende 

kolommen: Status, Date of Last Study (Datum laatste onderzoek), 

Modality (Modaliteit), en Gender (Geslacht).

OPMERKING: De overige kopteksten voor kolommen zijn niet 
doorzoekbaar.

De kolombreedte aanpassen

• Plaats de cursor op de lijn tussen de kolommen en sleep deze lijn.

Een onderzoek markeren als gelezen

De optie Mark as Read (Markeren als gelezen) en de statuskolom in de 

patiëntlijst zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Enable mark study 

as read (Onderzoek als gelezen markeren inschakelen) tijdens configuratie 

van de server aangevinkt is, en u ingelogd bent met de toegangsrechten 

van een radioloog. Voor informatie over het configureren van de 

VES-server kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

1. Selecteer het gewenste onderzoek in het venster Patient List 

(Patiëntlijst).

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Mark as Read (Markeren 

als gelezen).

De status van het onderzoek in het tabblad Patient List (Patiëntlijst) 

wordt gewijzigd in Published (Gepubliceerd) .
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Een vooraf gedefinieerd werklijstfilter gebruiken

• Selecteer een filter in het vervolgkeuzemenu Worklist Filters 

(Werklijstfilters) boven aan het scherm.

De patiëntlijst wordt vervolgens gesorteerd volgens de criteria in de 

filter. Als de lijst leeg is of niet de verwachte resultaten geeft, probeert 

u een andere filter of maakt u er zelf een.

Een werklijstfilter definiëren

1. Gebruik de kolomkop in de patiëntlijst en sorteer en filter de lijst naar 

wens.

2. Selecteer Save as New... (Opslaan als nieuw) in het 

vervolgkeuzemenu Worklist Filters (Werklijstfilters) boven aan het 

scherm.

3. Bewerk desgewenst de criteria in het veld Query Filter (Queryfilter) en 

voer een filternaam in.

OPMERKING: Het veld Query Filter bevat criteria die overeenkomen 
met die in de koptekst van de kolommen.

4. Klik op Save (Opslaan).

Het filter wordt opgeslagen en is de volgende keer beschikbaar als 

keuze in de lijst.

5. Selecteer het zojuist gecreëerde filter in het vervolgkeuzemenu 

Worklist Filters (Werklijstfilters).

Overleggen

1. Klik op  en selecteer vervolgens Join Conference (Deelnemen 

aan overleg). Het dialoogvenster Join conference (Deelnemen aan 

overleg) verschijnt.

TIP: De knop Conf (Overleg) wordt weergegeven boven in de Study 

Directory (Onderzoeksdirectory) en onder in de overige vensters.
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TIP: Om de knop Conf (Overleg) te verbergen, beweegt u de cursor 

drie seconden over de knop. Deze knop wordt gebruikt bij de 

beoordeling van cardiale fasen.

2. Klik op de overlegnaam in de lijst.

OF

Voer in het veld Conference Name (Naam overleg) de naam van het 

overleg in.

OPMERKING: De naam van het overleg en het wachtwoord zijn 
contextgevoelig. Controleer de juiste invoer van hoofd- en kleine 
letters.

3. Typ het overlegwachtwoord in het veld Password (Wachtwoord).

4. Klik op Join (Deelnemen).

Op de viewer van de deelnemer verschijnt dezelfde beeldinformatie als 

op de viewer van de eigenaar van het overleg. De eigenaar regelt de 

weergave van het beeld, de beweging van de muis en de annotatie-

informatie. Alle viewer-kenmerken worden tijdens het overleg in real-

time bijgewerkt. 

Data Manager (Gegevensbeheer) gebruiken

Data Manager (Gegevensbeheer) wordt weergegeven onder de 

patiëntlijst. Data Manager (Gegevensbeheer) verleent toegang tot de 

toepassingen, series, snapshots en rapporten die voor de op dat 

moment geselecteerde patiënt beschikbaar zijn.
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Gebruik Data Manager (Gegevensbeheer) om het volgende te doen:

• Een studie in een toepassing laden

• Eén of meerdere series laden in een 2D- of 3D-viewer

• Een serie of onderzoek versturen naar een DICOM-apparaat 

(zie de paragraaf DICOM)

• Een snapshot herstellen

• Een snapshot lokaal opslaan

• Rapporten laden

De Data Manager (Gegevensbeheer) openen

• Selecteer een onderzoek in de patiëntlijst.

Data Manager (Gegevensbeheer) toont de beschikbare gegevens voor 

de patiënt onder in het scherm. Dit kunnen Vitrea-series, Snapshots 

en Rapporten zijn.

Een onderzoek in een toepassing laden

1. Selecteer het tabblad Applications (Toepassingen).

2. Dubbelklik op de gewenste toepassing.

OPMERKING: Bij deze optie worden alle gegevens geladen.

OF

Laad een subset van de gegevens:

a. Klik met de rechtermuisknop op de juiste toepassingsweergave en 
selecteer Select Application Data (Toepassingsgegevens selec-
teren).

b. Selecteer een serie om te laden en klik op Start.
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TIP: Als u de toepassing niet ziet die van toepassing is op de workflow 

die u gebruikt, dubbelklikt u op de miniatuur Gallery (Galerij) en 

kiest u een protocol en voorinstelling.

Eén of meerdere series laden

1. Om een individuele serie te selecteren, klikt u op één van de 

miniaturen.

TIP: Om meerdere series te selecteren, klikt u met CTRL of SHIFT om 

de series te laden

TIP: Om meerdere opvolgende series te selecteren, klikt u op de 

eerste miniatuur van een groep, houdt u SHIFT ingedrukt en 

klikt u op de laatste miniatuur van de groep. In de hoek van 

elke miniatuur verschijnt een vinkje.

TIP: Om meerdere, afzonderlijke (niet-opeenvolgende) series te 

selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op elke gewenste 

serie. Er verschijnt een vinkje in de hoek van elke miniatuur die 

u hebt aangeklikt terwijl u CTRL ingedrukt hebt gehouden.

2. Klik met de rechtermuisknop op de aangevinkte miniaturen en 

selecteer Load Study (Onderzoek laden) of Load (Laden).

Een snapshot herstellen

1. Selecteer het tabblad Snapshots.

2. Dubbelklik op het pictogram van het gewenste snapshot.

OF

klik op de balk van pictogram Restore Snapshot (Snapshot herstellen). 

De snapshot wordt in het tabblad Viewer weergegeven.

LET OP: Controleer de nauwkeurigheid van alle contouren en bevestig alle 
metingen wanneer u snapshots uit vorige softwareversies herstelt die zijn 
gemaakt door bewerking van gebieden.
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Snapshots en films lokaal opslaan op uw computer

1. Selecteer het tabblad Snapshots.

2. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van het snapshot of de 

film en selecteer Save As (Opslaan als).

3. Geef in het dialoogvenster de bestandslocatie, de bestandsnaam en 

het bestandstype aan.

LET OP: Let goed op bij het opslaan van en werken met deze 
bestandstypen. In de snapshot of film zijn geen patiëntgegevens 
opgenomen. Het is mogelijk om snapshots of films aan de verkeerde 
persoon toe te wijzen of met elkaar te verwarren.

Rapporten laden

1. Selecteer het tabblad Reports (Rapporten) in Data Manager 

(Gegevensbeheer).

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Preview (Voorbeeld) om het 

rapport te laden.

DICOM-overdracht van Vitrea Enterprise Suite gebruiken

Het VES-systeem bestaat uit een server en één of meerdere client-pc's. 

De client vraagt de server automatisch om met regelmatige intervallen te 

controleren op nieuwe onderzoeken. U kunt op elk moment onderzoeken 

exporteren naar, query's versturen naar en onderzoeken ophalen van 

andere DICOM-servers of apparaten in het netwerk. U kunt ook 

handmatig onderzoeken opvragen en ophalen in de VES-server.

Als u klaar bent met een onderzoek op de client-pc, kunt u dit exporteren 

naar andere apparaten of servers in het netwerk. U kunt de optie Save as 

DICOM File (Opslaan als DICOM-bestand) gebruiken om een zojuist 

bewerkt onderzoek op te slaan op de server. Als u DICOM doorsturen 

hebt ingesteld voor één of meerdere apparaten op het netwerk, zal het 

onderzoek dat u op de server opslaat, automatisch worden geëxporteerd 

naar de apparaten die zijn ingesteld op doorsturen.
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VES bevat de volgende twee automatische functies voor opvragen/

ophalen:

• Een scanner configureren om alle onderzoeken automatisch naar de 

VES-server te versturen.

• De client-pc voert automatisch een query uit op de VES-server met 

regelmatige standaardintervallen om de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) te verversen. Zodra de client-pc deze ontvangt, 

worden de onderzoeken op het scherm Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) weergegeven.

Handmatig een query uitvoeren op een apparaat of server

1. Selecteer het tabblad DICOM Query (DICOM-query) in Study Directory 

(Onderzoeksdirectory).

Het tabblad DICOM Query (DICOM-query) wordt weergegeven. Hierin 

kunt u een query uitvoeren op de lokale VES-server of op externe 

servers waartoe u toegang hebt.

2. Selecteer een server of apparaat in de vervolgkeuzelijst Server boven 

aan het tabblad.

3. Specificeer eventueel de sorteercriteria in de querylijstkolommen.

4. Klik op de knop Query.

De querylijst wordt bijgewerkt met onderzoeken van de geselecteerde 

server die overeenkomen met de gespecificeerde sorteerparameters.

OPMERKING: Alhoewel de querylijst overeenkomende onderzoeken 
weergeeft, worden er alleen onderzoeken verzonden naar de lokale 
server als u één of meerdere gewenste onderzoeken selecteert en 
op de toets Query klikt.

De opgevraagde onderzoeken ophalen

1. Markeer één of meerdere onderzoeken in de querylijst.

2. Klik op de knop Query.

De geselecteerde onderzoeken worden naar de lokale server 

gezonden.
68 Algemene taken
VPMC-13573 A



OPMERKING: De zojuist opgehaalde onderzoeken worden in de 
patiëntlijst weergegeven zodra deze wordt ververst.

Gegevenssets importeren vanaf media

Importeer patiëntonderzoeken die zijn opgeslagen op een cd, dvd, 

USB-stick of lokale schijf. 

1. Klik op .

2. Gebruik de Media Manager 

(Mediabeheerder) om naar 

een bestand te bladeren.

3. Configureer de zoekopties.

4. Klik op Import (Importeren).
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Gegevens exporteren naar media

Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer Save to 

Media (Opslaan naar media) om het exporteren met behulp van de Media 

Manager (Mediabeheerder) te starten.

1. Klik op Browse (Bladeren) en navigeer naar de bestemmingsmap of 

het bestemmingsstation.

2. Selecteer de media die u wilt opslaan, zoals DICOM-bestanden, 

snapshots, batches, films of een rapport.

3. Klik op Export (Exporteren).

4. Om voorafgaand aan het exporteren gezondheidsgegevens te 

verwijderen aan de hand waarvan de patiënt kan worden 

geïdentificeerd, vinkt u het selectievakje Anonymize on Export 

(Anoniem maken bij exporteren) aan.

OPMERKING: Dan wordt een speciale, anonieme versie gecreëerd van 
de bestaande gegevensset. Deze versie komt niet in de plaats van de 
oorspronkelijke SOP-instantie en is ook niet de primaire representatie 
van de klinische gegevenssets in beeldarchieven. Deze anonieme 
beelden zijn bijvoorbeeld nuttig voor het maken van trainings- of 
onderzoeksbestanden waarbij de identiteit van de patiënt dient te 
worden beschermd en tegelijk toegankelijk moet blijven voor 
geautoriseerd personeel.
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5. Om ruimte te besparen op de media via compressie van 

beeldgegevens, vinkt u het selectievakje Compress Image Data 

(Beeldgegevens comprimeren) aan.

OPMERKING: Dit is nuttig voor grote gegevenssets die worden 
geëxporteerd naar cd/dvd-media.

Onderzoek naar DICOM exporteren

Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer DICOM 

Export (DICOM-export) om de DICOM-exportbeheerder te starten.

1. Selecteer het DICOM-apparaat.

2. Om voorafgaand aan het exporteren gezondheidsgegevens te 

verwijderen aan de hand waarvan de patiënt kan worden 

geïdentificeerd, vinkt u het selectievakje Anonymize on Export 

(Anoniem maken bij exporteren) aan.

OPMERKING: Wanneer DICOM-gegevens met een lege patiënt-id 
worden geïmporteerd in de VIMS-server, wordt de onderzoeks-UID 
van de anonieme gegevens weergegeven als de patiënt-id in 
VitreaCore.

3. Om de opties voor het anoniem maken in te stellen, klikt u op 

Configure (Configureren).
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Het dialoogvenster Anonymization Options (Opties voor anoniem 

maken) verschijnt:

a. Voer nieuwe waarden in voor de specifieke velden.

b. Om privétags te verwijderen uit het onderzoek, selecteert u 
Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem maken).

OPMERKING: Bij perfusiestudies wordt aangeraden om het 
selectievakje Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem maken) 
te WISSEN. Bij perfusiestudies zijn de privétags van de fabrikant 
nodig om volumes op te bouwen.

OPMERKING: Als Anonymize Pvt Tags  (Privétags anoniem 
maken) is geselecteerd, worden alle privétags uit het onderzoek 
verwijderd, met inbegrip van privétags van Vital die nodig 
zijn voor het herstellen van snapshots. Bewijs wordt niet 
weergegeven in het tabblad Report (Rapport) van Data Manager 
(Gegevensbeheer), maar wordt wel weergegeven als een 2D-serie 
op het tabblad Series. 

OPMERKING: Als Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem 
maken) wordt gewist, blijven alle privétags behouden en blijven 
patiëntgegevens die zijn opgenomen in de privétags tot het 
anonieme onderzoek behoren. Het onderzoek heeft nieuwe 
id's, maar eventuele snapshots zullen nog steeds naar het 
oorspronkelijke onderzoek verwijzen. Bewijs wordt niet 
weergegeven in het tabblad Report (Rapport) van Data Manager 
(Gegevensbeheer) of als een 2D-serie op het tabblad Series voor 
de nieuwe patiëntnaam.

c. Klik op OK.

4. Klik op Export (Exporteren).

Ga vanaf hier rechtstreeks naar taken van Viewer-venster op 
pagina 83
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De patiëntlijst van VitreaWorkstation gebruiken

Voorbeeldvenster

Het voorbeeldvenster bevat beelden van de geselecteerde gegevensset.

1. Selecteer Show Preview Slices (Voorbeeldplakken tonen) om het 

middelste beeld van de geselecteerde gegevensset(s) te tonen. Terwijl 

meerdere series zijn geselecteerd, wordt een beeld uit elke serie 

getoond.

TIP: Sleep in het beeld om het venster/niveau van de voorbeeldplak 

aan te passen.

TIP: Om te bladeren door de serie plakken in het voorbeeldvenster, 

klikt u met de rechtermuisknop en sleept of rolt u het muiswiel.

TIP: Als meerdere series in de patiëntlijst zijn geselecteerd:

a. Houd CTRL ingedrukt en klik op een of meer voorbeelden om 
de gewenste series te selecteren. 
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b. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer Load 
Highlighted (Gemarkeerde laden) om alleen 
die series te laden.

OPMERKING: Als u klikt op Load Volume (Volume laden), worden alle 
geselecteerde series in de patiëntlijst geladen.

2. Selecteer Show Snapshots (Snapshots tonen) om de opgeslagen 

snapshots weer te geven).

TIP: Selecteer een snapshot en klik op  om de 

workflow te herstellen.

OPMERKING: Wanneer u de workflow naar het Viewer-venster herstelt, 
gaan alle handmatig toegevoegde pagina's, beelden en annotaties 
verloren.

LET OP: Controleer de nauwkeurigheid van alle contouren en bevestig alle 
metingen wanneer u snapshots uit vorige softwareversies herstelt die zijn 
gemaakt door bewerking van gebieden.

TIP: Het selectievakje Multi-Volumes (Multi-volumes) geeft aan of de 

snapshot is gemaakt terwijl meerdere volumes waren geladen. 

Schakel het selectievakje uit om alleen het geselecteerde volume 

te laden.

LET OP: Laad alle bijbehorende volumes wanneer u een multi-
volumesnapshot herstelt. Als u het snapshot herstelt zonder alle 
bijbehorende volumes te laden, dan kunnen de resultaten andere Vitrea-
metingen of berekeningen bevatten dan de oorspronkelijke berekeningen. 
Als de workflow die u herstelt, niet dit type metingen bevat, is de 
waarschuwing niet van toepassing. Het wordt echter niet geadviseerd een 
multi-volumeworkflow te herstellen als u niet ALLE bijbehorende volumes 
kunt laden.

3. Selecteer Show Sub-volume Selection (Subvolumeselectie tonen) 

om een deel van een grote gegevensset te laden.
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TIP: Sleep gele lijnen naar het voorbeeldvenster om aan te geven welk 

bereik van plakken moet worden geladen. Klik daarna op 

.

Onderzoeksgegevens sorteren en doorzoeken

Gebruik voor het sorteren of zoeken de kolomkoppen boven in de 

patiëntlijst.

1. Om te sorteren, klikt u op de gewenste kolomkop.

2. Om te zoeken, klikt u op de gewenste kolomkop en typt de eerste 

paar letters van de zoekterm.

3. Om te filteren, klikt u in de rij Filter onder de gewenste kolomkop en 

typt u de filtercriteria.

OPMERKING: U kunt de volgende kolommen filteren: Patient (Patiënt), 
ID, ACC#/CKern, Description (Beschrijving), Modality (Modaliteit).

Volumes tonen/verbergen

• Gebruik de pijl tonen/verbergen links van de onderzoekslijn 

om volumes in een patiëntonderzoek te tonen of te 

verbergen.

Meerdere onderzoeken of volumes selecteren

• Druk op CTRL en klik op de gewenste 

onderzoeken of volumes. 

TIP: Om meerdere onderzoeken of volumes op volgorde te selecteren, 

selecteert u de eerste, drukt u op SHIFT en selecteert u de 

laatste.

TIP: Om een of meer volumes te wissen, houdt u CTRL ingedrukt en 

klikt u op dat volume.
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Patiëntgegevens in overeenstemming brengen of bewerken

Wanneer een patiëntonderzoek op het VitreaWorkstation aankomt, 
controleert Vitrea de patiëntgegevens tegen alle andere onderzoeken 
in de patiëntlijst. Als patiëntonderzoeken worden gevonden met 
overeenstemmende id's maar met namen die niet overeenstemmen, 
dan wordt een alarm weergegeven wanneer u het onderzoek wilt laden.

Als op uw locatie overeenstemming vereist is, dan moet u de onderzoe-
ken in overeenstemming brengen voordat u deze kunt laden in Vitrea.

Als uw locatie zo geconfigureerd is dat overeenstemming niet nodig is, 
dan krijgt u een waarschuwing over mogelijke dubbele 
patiëntonderzoeken, maar u kunt deze wel laden.

U kunt patiëntgegevens voor alle onderzoeken of volumes bewerken.

LET OP: Gebruik functie Edit Patient (Patiënt bewerken) niet om DICOM-
data te anonimiseren. Deze methode anonimiseert DICOM-gegevens niet 
op een manier die in overeenstemming is met HIPAA. Om de patiënt te 
anonimiseren in het DICOM-bestand klikt u op Export (Exporteren) en 
daarna op Anonymize (Anonimiseren) in dialoogvenster DICOM Export.

OPMERKING: Als u patiëntgegevens bewerkt voor een onderzoek met 
snapshots, dan worden de snapshots verwijderd. Hierdoor is het niet 
mogelijk eerder opgeslagen workflows te herstellen.

OPMERKING: Als u patiëntgegevens van een vergrendeld onderzoek 
bewerkt, wordt het oude onderzoek door Vitrea verwijderd en wordt 
een nieuw, niet vergrendeld onderzoek aangemaakt.

Als meerdere onderzoeken dezelfde id maar een andere naam hebben, 
wordt u gewaarschuwd als u het onderzoek probeert te laden. Gebruik 
de functie Edit Patient (Patiënt bewerken) om de onderzoeken in 
overeenstemming te brengen. U kunt alle onderzoeken op elk gewenst 
moment bewerken.

1. Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer Edit 

Patient (Patiënt bewerken) of Reconcile Patient (Patiënt in 

overeenstemming brengen).

2. Vul het dialoogvenster verder in.

3. Klik op Submit (Verzenden).
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Onderzoeken vergrendelen/ontgrendelen 

Vergrendel belangrijke onderzoeken om te voorkomen dat ze worden 

verwijderd.

1. Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer Lock 

(Vergrendelen).

2. Om te ontgrendelen klikt u met de rechtermuisknop op het 

vergrendelde onderzoek en selecteert u Unlock (Ontgrendelen).

Onderzoeken laden

• Selecteer een of meer onderzoeken of volumes in 

de patiëntlijst en klik op .

TIP: De knop Load Volume (Volume laden) 

verandert, afhankelijk van de selecties die 

u hebt gemaakt in het voorbeeldvenster.

Archiveren naar cd/dvd

• Klik op  om het geselecteerde onderzoek te 

archiveren naar cd of dvd.

TIP: U kunt de volgende bestandstypen opslaan op cd of dvd:

• DICOM-patiëntbestanden (.dcm-bestanden)

• Patiëntvolumes (.avol-bestanden)

• Patiëntrapportbestanden (.htm-bestanden op het intranet)

• Patiëntmediabestanden (zoals .png-, .avi- en 

voorinstellingenbestanden)

OPMERKING: Als u een of meerdere volumes opslaat op een cd of dvd 
en op een later tijdstip meer volumes wilt toevoegen, moet u ervoor 
zorgen dat u niet twee keer hetzelfde volume op de cd of dvd opslaat. 
Als u dit doet, wordt de cd of dvd onleesbaar.
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DICOM Export (DICOM-export)

Exporteer oorspronkelijke DICOM-gegevens, bewijs of beide naar een 

DICOM-server.

1. Klik met de rechtermuisknop op een patiëntonderzoek of 

volumebestand en selecteer Export (Exporteren).

OPMERKINGEN: 

• Exportbestanden op onderzoekniveau bevatten originele 

DICOM-gegevens, 3D-volumes en 2D-series. U kunt ook 

snapshots en batches toevoegen.

• Volumebestanden op onderzoekniveau bevatten originele 

DICOM-gegevens, 3D-volumes en 2D-series. U kunt ook 

snapshots toevoegen als deze aan het geselecteerde volume 

zijn toegewezen. Batches kunnen niet op het volumeniveau 

worden geëxporteerd.

• Als u exporteert naar een ander VitreaWorkstation, moet u 

opletten dat de originele volumegegevens op het ontvangende 

systeem staan zodat snapshots kunnen worden ontvangen en 

hersteld.

2. Selecteer een server in de lijst.
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3. Selecteer Export original data only (Alleen oorspronkelijke gegevens 

exporteren), Export original and snapshot data (Oorspronkelijke 

gegevens en snapshots exporteren) of Export snapshots only 

(Alleen snapshots exporteren).

OPMERKING: Bewijs bestaat uit snapshots en batches.

4. Om de patiëntgegevens te anonimiseren, selecteert u Set 

anonymization (Anoniem maken).

OPMERKINGEN: 

• Anonimisatie kan alleen worden uitgevoerd voor 

exportbestanden op onderzoekniveau.

• Als een onderzoek bewijs bevat, is anonimisatie alleen 

toegestaan voor Export original and evidence data 

(Oorspronkelijke gegevens en bewijs exporteren).

• Snapshots kunnen niet worden hersteld als ze anoniem zijn 

gemaakt.

• Met anonimisatie worden geen demografische gegevens 

verwijderd die zijn ingebrand in een snapshot of batchbeeld.

5. Klik op Export (Exporteren).

DICOM/CD/Smart Query (Slim zoeken)

Zoek op een DICOM-apparaat of cd/dvd naar patiëntonderzoeken. 

Opgevraagde patiëntgegevens die worden opgehaald van DICOM-

apparaten bevatten uitsluitend de originele DICOM-plakgegevens. 

U kunt ook gegevens op andere werkstations op uw locatie opvragen 

als deze zijn geconfigureerd voor het uitvoeren van DICOM-query's.

OPMERKING: Vitrea haalt gegevens op een serieniveau op als dit op 
het DICOM-apparaat wordt ondersteund.

Opvragen en ophalen

1. Selecteer in het Query-gebied het tabblad van de server of cd die u 

wilt doorzoeken.
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OPMERKING: Servernamen zijn uniek voor uw locatie.

Neem contact op met uw systeembeheerder voor de id van de server 

waar de gegevens zijn opgeslagen en voor andere informatie over het 
configureren van de queryfunctie op uw werkstation.

2. Om de resultaten van de query te filteren, selecteert u de gewenste 

opties in de vervolgkeuzelijsten.

3. Klik op .

4. Selecteer de onderzoeken die u wilt ophalen in de querylijst.

5. Klik op .

OPMERKING: Servernamen zijn uniek voor uw locatie. Klik op 
menu Server in het DICOM-querygebied van de Study Directory 
(Onderzoeksdirectory) om servernamen op te halen. Neem contact 
op met uw systeembeheerder voor het id van de server waarop de 
gegevens zijn opgeslagen.

VOORBEELD Als u onderzoeken zoekt waarvan de naam met 
I begint, typ dan i in veld Patient Name (Patiëntnaam). Als u een 
patiënt-id zoekt, selecteer dan Patient ID (Patiënt-id) in de lijst en 
voer het exacte patiënt-id, of zoveel als mogelijk, in het veld in.

Gebruik een sterretje als joker voor gedeeltelijke gegevenswaarden 

of namen, met uitzondering van Accession Number 

(Toegangsnummers).

OPMERKING: Als u via een query op een DICOM-apparaat controleert 
of het de geëxporteerde beelden heeft ontvangen, en er blijkt een 
verschil te zijn tussen het aantal vermelde beelden voor het onderzoek 
in de Study Directory (Onderzoeksdirectory) en het vermelde aantal 
in de DICOM-query/cd-lijst, controleer dan het aantal snapshots dat 
met het onderzoek is geëxporteerd, indien van toepassing. Vitrea 
exporteert snapshots als verborgen bestanden en voegt deze 
niet toe aan het aantal vermelde beelden in de Study Directory 
(Onderzoeksdirectory). DICOM-apparaten rekenen de 
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snapshotbeelden echter mee als onderdeel van de serie of het 
onderzoek, dus het aantal beelden dat wordt getoond voor het 
onderzoek in de DICOM-query/cd-lijst bevat deze wel. Als u geen 
snapshots hebt geëxporteerd met het onderzoek of als het verschil 
tussen het aantal beelden aanzienlijk is, dan kan er een fout zijn 
opgetreden bij het exporteren. Neem contact op met de afdeling 
Technische ondersteuning voor hulp.

Gerelateerde onderzoeken vinden (Smart Query)

Gebruik de functie Smart Query (Slimme query) om gerelateerde 

patiëntonderzoeken in een archief te vinden.

1. Selecteer het onderzoek in de patiëntlijst.

2. Selecteer het tabblad Smart Query (Slimme query) in het zoekgebied.

3. Stel criteria in voor de query.

4. Klik op .

5. Selecteer de onderzoeken die u wilt ophalen in de querylijst.

6. Klik op .

DICOM- of DICOMDIR-gegevens importeren vanaf media

Wanneer scanners en werkstations gegevens naar media schrijven, 

gebeurt dit doorgaans in de DICOMDIR-indeling. Dit is een 

gestandaardiseerde media-indeling die aangeeft hoe gegevens 

moeten worden ingedeeld. Wanneer beelden worden opgeslagen in de 

DICOMDIR-indeling, wordt er een overzichtsbestand aangemaakt, met 

een korte samenvatting van de gegevens waarnaar het verwijst, zoals de 

naam van de patiënt, patiënt-id en een omschrijving van het onderzoek. 

Beelden die in dit formaat zijn opgeslagen kunt u bekijken in de Study 

Viewer of in Softread door DICOMDIR-gegevens vanaf cd te importeren in 

de Study Directory (Onderzoeksdirectory). Laad de beelden vervolgens in 

Softread of de Study Viewer.
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Taken in het venster Gallery 
(Galerij)

Aangepaste voorinstellingen gebruiken 

LET OP: Wacht totdat segmentatie is voltooid voordat u een aangepaste 
voorinstelling opslaat. Het statusbericht onder in het venster laat de 
voortgang van de segmentatie zien.

Om eigen voorkeuren voor visualisatie in te stellen, maakt u een 

aangepaste voorinstelling in het venster Gallery (Galerij).

1. Laad een onderzoek.

2. Selecteer een van de standaard voorinstellingen.

3. Wijzig een van de volgende instellingen in het Viewer-venster:

• Indeling Viewer-venster

• Imaging controls (beeldbedieningselementen)

• Display options (Beeldopties)

• View options (Weergaveopties)

• Beeldweergave

4. Druk op CTRL+P als u klaar bent.

5. Klik op OK.

TIP: Hiermee worden de instellingen opgeslagen als aangepaste 

voorinstelling. De standaard voorinstellingen worden niet 

gewijzigd.

TIP: De volgende keer dat u hetzelfde protocol selecteert is de 

aangepaste voorinstelling beschikbaar. Alle namen van 

aangepaste voorinstellingen bevatten het woord modified 

(gewijzigd).
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Taken Viewer-venster

Tools openen met het snelmenu en het toolpaneel

Voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte tools voor het geselecteerde 

protocol klikt u met de rechtermuisknop in een weergave.

Pannen

Verplaats het beeld in de viewport door middel van:

• Klikken met de middelste muisknop en slepen.

• Met de rechtermuisknop in het beeld klikken en vervolgens op 

 klikken en verslepen.

In- en uitzoomen

Beelden in- en uitzoomen:

• Met de linker- en de middelste muisknop klikken en omhoog of 

omlaag slepen.

• Met de rechtermuisknop in het beeld klikken en vervolgens op 

 klikken en verslepen. 
Algemene taken 83 
VPMC-13573 A



• Klik op het zoompictogram rechts onder in het beeld 

en sleep tot de gewenste grootte.

De zoomfactor (in %) verschijnt rechts onder in het 

beeld.

Voorinstellingen voor zoomen:

• Klik met de rechtermuisknop op het beeld en klik herhaaldelijk op 

 om te schakelen tussen een aantal voorinstellingen voor de 

zoomfactor.

• Klik herhaaldelijk op het zoompictogram rechts 

onder in het beeld om te schakelen tussen een 

aantal voorinstellingen voor de zoomfactor.

Venster/niveau aanpassen

U kunt de instellingen voor venster/niveau van 2D- en MPR-weergaven 

aanpassen.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Analysis (Analyse) of Visual (Visueel) op 

.

2. Klik in de weergave en sleep.

• Om het venster breder of smaller te maken, sleept u naar links of 

rechts.

• Om het niveau aan te passen, sleept u omhoog of omlaag.

• Om beide tegelijk aan te passen, sleept u diagonaal.

TIP: Plaats de cursor in de weergave en typ een getal gevolgd door 

een W of L om de instellingen voor het venster (W) en het niveau 

(L) op te geven.

OF
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• Activeer een tool, klik met de linker- en rechtermuisknop en sleep in de 

weergave.

OF

• Klik met de rechtermuisknop in de weergave, klik op  en sleep.

Vooraf gedefinieerde instellingen voor Window/Level (Venster/niveau) 
gebruiken

Om een vooraf gedefinieerde instelling voor venster/niveau 

te selecteren, klikt u rechtsonder in de weergave op de 

vervolgkeuzepijl voor Window/Level (Venster/niveau) en 

selecteert u een waarde.

1. Selecteer het tabblad Visual (Visueel).

2. Klik op het vervolgkeuzemenu in het gebied Window/Level (Venster/

niveau).

3. Kies de gewenste optie.

Aangepaste instellingen voor venster/niveau maken:

1. Klik op het vervolgkeuzemenu in het gebied Window/Level (Venster/

niveau).

2. Selecteer New (Nieuw).

TIP: Selecteer Edit (Bewerken) om een bestaande instelling voor 

venster/niveau te bewerken.

3. Typ waarden in de velden Name (Naam), Window (Venster) en Level 

(Niveau).

TIP: Om de instelling voor venster/niveau op te slaan als 'sleutel', 

schakelt u het selectievakje Key (Sleutel) in.

4. Klik  op Save (Opslaan).

Sleutelinstellingen voor venster/niveau worden vet weergegeven in het 

menu Window/Level (Venster/niveau).
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Blader door de sleutelinstellingen om snel een doelgebied bij 
verschillende instellingen te bekijken.

TIP: Als u bijvoorbeeld een verdachte poliep in een colononderzoek 

wilt bekijken, schuift u door de overige instellingen voor venster/

niveau om te zien of er lucht aanwezig is in het doelgebied.

• Druk op INSERT om door de sleutelinstellingen te bladeren.

Het draadkruis gebruiken

Verplaats het draadkruis om gegevenswaarden (HU voor CT-onderzoeken; 

intensiteit voor MRI-onderzoeken) en coördinaten weer te geven in 2D, 

MPR-weergaven.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Analysis (Analyse) of Visual (Visueel) op 

.

2. Klik en sleep in de weergave om HU- of SI-waarden weer te geven.

OF

Klik in de weergave om het draadkruis te plaatsen.

TIP: In 2D-weergaven worden hiermee enkelvoudige pixelwaarden 

weergegeven, maar geen draadkruizen.

TIP: Klik in de 3D-weergave om het draadkruis in MPR-weergaven te 

verplaatsen.

Linialen en schuifmaten tekenen

Eenvoudige linialen toevoegen aan 2D- of MPR-weergaven:

OPMERKING: Voer lineaire metingen alleen uit in 2D- of MPR-weergaven. 
U kunt linialen toevoegen aan 3D-weergaven. U moet de 3D-weergave dan 
wel volledig draaien om zeker te zijn dat de liniaal op de juiste plek wordt 
geplaatst.
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1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Visual (Visueel) op .

2. Klik in de weergave waar de liniaal moet beginnen, sleep naar waar de 

liniaal moet eindigen en laat de muisknop los.

TIP: Blader in de weergave tussen eindpunten om een liniaal over 

meerdere vlakken te maken.

TIP: Klik op het getal dat bij de meting hoort en sleep om het getal te 

verplaatsen.

TIP: Om de tekengrootte te wijzigen van het getal dat bij 

de  meting hoort, klikt u met de rechtermuisknop 

op de liniaal, selecteert u Change Size (Grootte 

wijzigen) en selecteert u een nieuwe tekengrootte.

TIP: Om de 2D- of MPR-liniaal aan de 3D-weergave toe 

te voegen, klikt u met de rechtermuisknop op de liniaal of meting 

en selecteert u Show in 3D (Weergeven in 3D).

Schuifmaten toevoegen aan 2D- of MPR-weergaven:

Een schuifmaat is een liniaal of hoek getekend in een beeld, die tijdens het 

bladeren blijft weergegeven.

OPMERKING: Schuifmaten zijn niet beschikbaar in 3D-weergaven of 
curved planar reformatted weergaven (CPR).

1. Teken een liniaal in een 2D- of MPR-weergave

2. Plaats de cursor op de liniaal, klik met de 

rechtermuisknop en selecteer Caliper (Schuifmaat).

3. Blader door de weergave.
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Verplaatsen tussen linialen en schuifmaten:

1. Druk op de SPATIEBALK om te navigeren tussen beelden met linialen 

of schuifmaten.

OPMERKING: Als u naar een schuifmaat navigeert, geeft Vitrea het vlak 
weer waar de schuifmaat de laatste keer is bewerkt.

Linialen bewerken:

1. Sleep een eindpunt om het einde van de liniaal te verplaatsen. 

2. Sleep het midden van de liniaal om de hele liniaal te verplaatsen.

OPMERKING: Een liniaal kan alleen worden verplaatst als deze in 
een enkel vlak staat.

Linialen verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de liniaal of meting om deze te 

selecteren.

TIP: De liniaal wordt paars.

2. Selecteer Delete (Verwijderen) of Delete All (Alles verwijderen).

Labels en annotaties toevoegen

Typ tekst rechtstreeks in een beeld in het Viewer-venster.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Visual (Visueel) of Analysis (Analyse) op 

.

2. Klik op het beeld waar u het label wilt plaatsen.
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3. Selecteer een term in de lijst.

OF

Typ de annotatie in het tekstveld.

TIP: Om een door de gebruiker gemaakte 

vermelding uit de annotatiedirectory te 

verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op 

de vermelding en kiest u Delete (Verwijderen). 

Standaardvermeldingen kunnen niet worden 

verwijderd.

4. Klik op OK.

TIP: Om een pijl toe te voegen in een hoek van het label, plaatst u de 

cursor op de gewenste hoek en versleept u deze.

• Om een label te bewerken, dubbelklikt u op het label en wijzigt u het 

lettertype, de tekengrootte, tekenkleur of de tekst in het 

dialoogvenster dat verschijnt.

• Om de tekengrootte van een 3D-label te herstellen, klikt u met 

de rechtermuisknop op het label en selecteert u een nieuwe 

tekengrootte.

• Om een label te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop 

op het label en klikt u op Delete (Verwijderen) of Delete All 

(Alles verwijderen).

• Om een label te verplaatsen, klikt u erop en versleept u het.

• Om een 2D- of MPR-annotatie aan de 3D-weergave toe te voegen, 

klikt u daarop met de rechtermuisknop en selecteert u Show in 3D 

(Weergeven in 3D).
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OPMERKING: In MPR-weergaven wordt tekst van annotaties, 
metingen of labels volledig weergegeven op het scherm en loopt niet 
van de viewport af. Als de tekst niet met de ingestelde tekengrootte in 
de MPR-viewport past, wordt de tekengrootte dynamisch verkleind tot 
een grootte die wel past.

OPMERKING: Bij 3D-weergaven kan alle of een deel van de tekst 
worden verplaatst of buiten de viewport worden weergegeven. 
Bij het draaien of pannen van de 3D-weergave kan een deel van 
de tekst worden verborgen door volume- of overlayweergaven.

OPMERKING: Wijzigingen van tekengrootte kunnen niet ongedaan 
worden gemaakt. Bewerk de tekst opnieuw om wijzigingen door te 
voeren.

Snapshots maken

Leg beelden vast om op te slaan naar PACS, toe te voegen aan een 

rapport, of voor het herstellen van een workflow.

TIP: Om een draadkruis in de snapshot weer te geven of te verbergen, 

klikt u met de rechtermuisknop en schakelt u Hide Crosshairs in 

Snapshot (Draadkruis in snapshot verbergen) in of uit.

OPMERKING: De instelling van Hide Crosshairs in Snapshot 
(Draadkruis in snapshot verbergen) wordt opgeslagen voor alle 
toekomstige Vitrea-sessies.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

Of klik in het tabblad Analysis (Analyse) of Visual (Visueel) op .

2. Klik in de weergave.

• Houd ALT ingedrukt en klik in de weergave om meerdere snapshots te 

maken.

• Houd CTRL ingedrukt en klik in de weergave om één snapshot te 

maken van de gehele viewer.
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Het beeld knippen

Knip gegevens uit een beeld om doelgebieden in 2D- en MPR-weergaven 

te isoleren.

TIP: Met het knippen van MPR-weergaven wordt tevens de 

3D-weergave geknipt.

1. Klik op  om een geel knipvak weer te geven.

2. Plaats de cursor op een hoek of rand van het knipvak en sleep naar 

een nieuwe locatie.

OF

Sleep als  actief is een gekleurde rand rond het beeld.

TIP: Om het hele knipvak te verplaatsten, klikt u in het vak en sleept 

u het naar de nieuwe locatie.

TIP: Om het knippen ongedaan te maken, klikt u op het pictogram 

Reset Trim Limits (Knipgrenzen herstellen).
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Hoeken tekenen

Voeg hoeken toe aan 2D- of MPR-weergaven.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Visual (Visueel) op .

2. Klik in de weergave waar de liniaal moet beginnen en laat de 
muisknop los.

3. Ga naar de volgende locatie voor het lijnsegment, klik en laat de 
muisknop los.

4. Herhaal stap 3 zo vaak als nodig.

TIP: De hoekpunten kunnen worden toegevoegd aan verschillende 

plakken.

5. Dubbelklik op de laatste punt om de lijn te beëindigen.

TIP: Om de 2D- of MPR-hoek aan de 3D-weergave toe te voegen, 
klikt u met de rechtermuisknop op het getal voor de hoek of 
meting en selecteert u Show in 3D (Weergeven in 3D).

TIP: Om de hoek in te stellen als schuifmaat zodat deze tijdens het 
bladeren door de weergave in beeld blijft, plaatst u de cursor op 
de hoek, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Caliper 
(Schuifmaat).

OPMERKING: De functie Caliper (Schuifmaat) is niet beschikbaar 
voor hoeken die meer dan één plak omspannen.

Hoeken verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de liniaal of meting om deze te 

selecteren.

TIP: De hoek wordt paars.

2. Selecteer Delete (Verwijderen) of Delete All (Alles verwijderen).
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Pijlen toevoegen

Pijlen toevoegen aan 2D-, MPR- of 3D-weergaven:

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Visual (Visueel) op . De pijl-tool moet 

actief zijn om met de spatiebalk door de pijlen te kunnen gaan.

2. Klik in de weergave waar de punt moet komen en sleep naar waar de 

pijl moet eindigen.

TIP: In alle weergaven die de pijl doorkruist wordt de pijl weergegeven.

Pijlen verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de pijl om deze te selecteren.

TIP: De pijl wordt paars.

2. Selecteer Delete (Verwijderen) of Delete All (Alles verwijderen).

TIP: Om pijlen tijdelijk te verbergen, schakelt u het selectievakje 

Measurements (Metingen) uit.

Schakelen tussen beelden die pijlen bevatten:

• Druk op de spatiebalk om voorwaarts te bladeren door de beelden die 

pijlen bevatten.

• Druk op SHIFT+spatiebalk om achterwaarts te bladeren door de 

beelden die pijlen bevatten.

Elliptische contouren tekenen

Elliptische contouren toevoegen aan 2D- of MPR-weergaven. Zodra u 

de contourlijnen tekent, worden de metingen van het oppervlaktegebied 

weergegeven.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.
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OF 

Selecteer in het tabblad Analysis (Analyse) of Visual (Visueel) de 

vervolgkeuzelijst ROI en klik op .

2. Klik en sleep in het beeld om te tekenen.

3. Om een elliptische contour te bewerken, klikt u op een van de 

hoekpunten en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

4. Om een elliptische contour te draaien, klikt u op de punt middenboven 

en sleept u deze.

5. Om een contour te verplaatsen, klikt u op het middelste vierkantje en 

sleept u dit naar de nieuwe locatie.

6. Om de contour te verwijderen, klikt u op de contour om deze te 

selecteren en drukt u op DELETE.
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Contouren uit de vrije hand tekenen 

ROI-contouren toevoegen aan 2D- of MPR-weergaven. Zodra u de 

contourlijnen tekent, worden de metingen van het oppervlaktegebied 

weergegeven.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

OF

Selecteer in het tabblad Analysis (Analyse) of Visual (Visueel) de 

vervolgkeuzelijst ROI en klik op .

2. Klik en sleep in het beeld om te tekenen.

OF

a. Klik rond de perimeter van het doelgebied om ankerpunten te 
plaatsen.

b. Dubbelklik om het laatste ankerpunt te plaatsen.

3. Om een vrije contour te bewerken, plaatst u de cursor op de contour 

en sleept u de hoek naar een nieuwe locatie.

OF

Klikt u om meer ankerpunten toe te voegen.
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3D-functies in het Viewer-venster

Gebruik de 3D-opties in het snelmenu.

Menu-optie Beschrijving
3D Box (3D-vak) Geeft een geel 3D-vak rond het volume 

weer dat de positie van het schuine 
knipvlak aangeeft.

Reset Orientation 
(Oriëntatie herstellen)

Herstelt de oorspronkelijke oriëntatie.

3D VR Deze optie is in normale modus niet 
beschikbaar. Als u in een van de onderste 
vier modi uit het snelmenu bent, selecteert 
u 3D VR om de normale modus te 
herstellen en de knipvlakken uit te 
schakelen.

Native Thickness MPR 
(Oorspronkelijke 
MPR-dikte)

Geeft een beeld met de oorspronkelijke 
scandikte weer.

Thick Slab MIP 
(MIP met dikke platen)

Geeft een MIP-beeld van 10 mm dikte 
weer.

Thick Slab VR 
(VR met dikke platen)

Geeft een volumeweergave van 10 mm 
dikte weer.

Oblique Trim 
(Schuin afknippen)

Knippen in een schuin vlak.

Front Cut Plane 
(Voorste knipvlak)

Geeft een 1 knipvlak weer. Gebruik deze 
optie om hartkamers te bekijken.
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Als u de optie Native Thickness MPR (Oorspronkelijke MPR-dikte), Thick 
Slab MIP (MIP met dikke platen), Thick Slab VR (VR met dikke platen) of 
Front Cut Plane (Voorste knipvlak) selecteert in het snelmenu, kunt u een 
ander deel van het volume bekijken door te slepen. Het centrum van de 
rotatie is het midden van de volumeweergave. 

• Klik in het midden van de volumeweergave en sleep om de 
weergave te draaien op het knipvlak.

• Pan om het volume te verplaatsen en het centrum van de rotatie te 
wijzigen. 

• Klik met de rechtermuisknop en sleep omhoog en omlaag om het 
knipvlak dichter bij of verder van het oog te brengen. 

• Klik met de rechtermuisknop en sleep naar links of rechts om de 
plaatdikte aan te passen.

• Klik op een buitenrand van de weergave en sleep deze om het 
volume te draaien.

Tussen actieve volumes schakelen

Als meerdere volumes zijn geladen, schakelt u naar het geselecteerde 
volume met de volumenavigatieknoppen onder in het Viewer-venster.

OPMERKING: Deze knoppen worden weergegeven als er twee of 
drie volumes zijn geladen, en zijn beschikbaar voor alle protocollen, 
behalve lever CT, hersenperfusie, lichaamsperfusie, colon CT, 
aortastent CT en alle cardiale CT-protocollen.

TIP: Het knoplabel voor de geselecteerde knop wijzigen:

a. Klik op  en selecteer of typ een naam.

b. Klik op  om naar het volgende volume te gaan of klik op  als u 
klaar bent.
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Segmentatie uitvoeren

Segmentatie is een manier om bepaalde delen van een volume te isoleren 

en andere delen te verwijderen. Met Anatomy Segmentation (Segmentatie 

anatomie) worden definities toegewezen aan verschillende gebieden en 

worden visualisatie-instellingen op deze gebieden toegepast.

Automatisch bot segmenteren

Het automatisch segmenteren van bot gaat het best als de HU-intensiteit 

van het vaatlumen lager is dan 1550 HU. Als het beeld artefacten bevat, 

zoals metalen kunstgewrichten, gaat de automatische segmentatie het 

best als de HU-intensiteit van de artefacten lager is dan 1976 HU.

OPMERKING: Automatische botsegmentatie is beschikbaar voor de 
volgende protocollen:

• Vascular: Aorta CT (vasculair: aorta)

• Vascular: Carotid CT (vasculair: carotis)

• Vascular: CoW CT (vasculair: COW)

• Vascular: Runoff CT (vasculair: afvloeiend)

• Vascular: Renal CT (vasculair: renalis)

• Algemene CT

• Abdominale CT

• Larynx/luchtweg-CT

1. Klik in het gebied Segment 

Anatomy (Segmenteren 

anatomie) op AutoBone 

(autoBot).

TIP: Als u meerdere volumes hebt geladen, klikt u op de 

vervolgkeuzelijst om een selectie te maken:

• This Volume (Dit volume) - 

botsegmentatie wordt alleen toegepast op 

het geselecteerde volume.
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• All Volumes (Alle volumes) - botsegmentatie wordt toegepast 

op alle geladen volumes.

• Current - Apply all Volumes (Huidige - op alle volumes 

toepassen, alleen voor gelijklopende onderzoeken) - 

botsegmentatie wordt toegepast op het huidige volume. 

Vervolgens worden dezelfde voxellocaties in de andere 

volumes gesegmenteerd.

OPMERKING: Als eerder een segmentatie van bot is uitgevoerd, 
verschijnt een dialoogvenster waarin u het bestaande botgebied kunt 
vervangen of de botgebieden kunt samenvoegen.

2. Beoordeel de segmentatie en gebruik de techniek Manually Segment 

Bone (Handmatig bot segmenteren) om eventuele extra botgebieden 

te segmenteren.

Handmatig bot segmenteren

1. Klik in het gebied Segment 

Anatomy (Segmenteren 

anatomie) op Bone (Bot).

2. Klik in de 3D-weergave op een 

botgebied.

OF

Klik in de 2D-weergave op een deel van corticaal (helderste wit) bot.

Vitrea geeft een blauwe overlay weer op gebieden die worden 

gesegmenteerd. Gebruik de overlay als hulpmiddel om te bepalen 

of u meer of minder van het geselecteerde gebied moet opnemen.

TIP: Controleer of de blauwe overlay alleen op botgebieden wordt 

weergegeven. Als deze op vaten wordt weergegeven, klikt u op 

 of past u de HU-schuifbalk aan om een kleiner HU-bereik 

te selecteren.

3. Een deel van het geselecteerde (blauwe) gebied verwijderen:

a. Plaats de cursor op het gebied totdat een paarse overlay 
verschijnt. 
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b. Draai in de 3D-weergave het muiswiel om de grootte van de 
paarse overlay te wijzigen.

OF

Druk in MPR-weergaven op de toetsen + of - op het toetsenbord.

c. Klik op de paarse overlay.

Dat gebied wordt niet samen met de rest van het botgebied 

gesegmenteerd.

4. Klik in het vak Multi-pick Bone (Multi-pick bot) op  of .

TIP: Met de knoppen Less (Minder) en More (Meer) verhoogt of 

verlaagt u het HU-bereik met 20.

5. Pas met de HU-schuifbalk het HU-bereik aan.

TIP: U kunt ook klikken op een HU-getal en een bepaalde waarde 

invoeren.

6. Klik zo nodig op  of .

TIP: Met de knoppen Dilate (Dilateren) en Erode (Eroderen) vergroot 

of verkleint u het geselecteerde gebied met 1 pixel per klik in 

2D-weergaven en met 1 voxel per klik in 3D-weergaven.

TIP: Controleer als u de knop Dilate (Dilateren) gebruikt dat de blauwe 

overlay niet overloopt in een gebied dat u niet wilt selecteren.

7. Herhaal vanaf stap 2 om alle botten in de weergave te segmenteren.

8. Klik op .
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Vitrea voegt een lijst toe aan het gebied 

Anatomy Management (Anatomiebeheer). 

De weergave van Bone (Bot) is standaard 

uitgeschakeld.

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende 
volumes zijn geladen, wordt het selectievakje 
All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat u kunt instellen 
dat de segmentatie wordt toegepast op alle geladen fasen.

OPMERKING: Vitrea slaat een handmatig aangepast HU-bereik niet op. 
De volgende keer dat u op een botgebied klikt, wordt het standaard 
HU-bereik gebruikt.

Fragmenten verwijderen

1. Klik op  om fragmenten te verwijderen.

2. Beoordeel de blauwe overlay om zeker te zijn dat alle fragmenten zijn 

geselecteerd.

TIP: Beoordeel de blauwe overlay om zeker te zijn dat alleen 

fragmenten en niet de vaten zijn geselecteerd.

TIP: Om het formaat van de geselecteerde fragmenten aan te passen, 

klikt u op de knoppen Smaller (Kleiner) of Larger (Groter).

3. Controleer of de vervolgkeuzelijst Add To 

(Toevoegen aan) de Recycle Bin (Prullenbak) 

bevat en klik vervolgens op .

Vitrea voegt een lijst toe aan het gebied Anatomy Management 

(Anatomiebeheer). De weergave van Recycle Bin (Prullenbak) 

is standaard uitgeschakeld.
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4. Selecteer in het gebied Anatomy Management (Anatomiebeheer) de 

optie Base (Basis) om de instellingen voor venster/niveau te wijzigen.

5. Klik met de rechtermuisknop in de 3D-weergave en selecteer 

vervolgens .

6. Klik in de weergave en sleep.

TIP: Sleep omhoog om weefsel uit de weergave te verwijderen. 

Sleep omlaag om weefsel in de weergave te brengen.

Bloedvaten segmenteren door selectie met één klik

1. Klik op de vervolgkeuzepijl in 

het gebied Segment Anatomy 

(Segmenteren anatomie).

2. Klik op .

3. Klik op een bloedvat in de 3D-weergave.

4. Gebruik de blauwe overlay om het selectiegebied aan te passen.

TIP: Klik op een of meer bloedvaten om deze toe te voegen aan de lijst 

Vessel (Bloedvat).

5. Klik op .

Vitrea voegt een lijst 

toe aan het gebied 

Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende volumes zijn geladen, 
wordt het selectievakje All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat 
u kunt instellen dat de segmentatie wordt toegepast op alle geladen 
fasen.
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Bloedvaten segmenteren door dynamisch groeien

1. Klik op de vervolgkeuzepijl in 

het gebied Segment Anatomy 

(Segmenteren anatomie).

2. Klik op .

3. Klik op het bloedvat en houd de muisknop 

ingedrukt om de bloedvatvertakkingen te laten 

groeien.

4. Gebruik de schuifregelaar Vessel Grow (Bloedvat 

groeien) om de selectie aan te passen. Gebruik het 

cyaankleurige gebied in het beeld als richtlijn.

TIP: Pas MIP-weergave en dikte toe op de 

MPR-weergaven om het geselecteerde 

gebied beter te zien.

5. Klik op .

OPMERKING: De V/N-instellingen van de weergave bepalen wat wordt 
geselecteerd. Pas voordat u deze workflow start de V/N-instellingen 
aan zodat het bloedvat visueel te onderscheiden is van het omrin-
gende weefsel. Dit verlaagt de kans op onbedoelde selectie van ander 
nabijgelegen weefsel.

Vitrea voegt een lijst toe aan het gebied 

Anatomy Management (Anatomiebeheer).

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende 
volumes zijn geladen, wordt het selectievakje 
All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat 
u kunt instellen dat de segmentatie wordt 
toegepast op alle geladen fasen.
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Organen segmenteren

TIP: Pas indien nodig de basisinstellingen voor venster/niveau aan 

zodat het orgaan volledig en zuiver wordt weergegeven.

1. Klik in het gebied Segment 

Anatomy (Segmenteren 

anatomie) op Organ (Orgaan).

TIP: Klik indien nodig op de 

vervolgkeuzelijst om de knop Organ (Orgaan) te selecteren.

Rond de cursor wordt een groene overlay weergegeven.

OPMERKING: U kunt een orgaan segmenteren in de modus 
Oblique MPR (Schuine MPR), maar in dat geval wordt de 
groene overlay niet weergegeven.

2. Om het bereik van de HU-dichtheid van de voxels in de selectie te 

verhogen of te verlagen, drukt u op de toets + of -.

3. Klik op het orgaan.

4. Als slechts een deel van het orgaan is geselecteerd (blauw), blijft u het 

orgaan selecteren totdat de segmentatie is voltooid.

5. Blader door de weergave om te controleren of het orgaan goed is 

geselecteerd.

6. Selecteer Other (Overig) in de vervolgkeuzelijst en typ de naam van 

het orgaan.

7. Klik op .
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Vitrea voegt een lijst toe aan het gebied 

Anatomy Management (Anatomiebeheer).

OPMERKING: Gebruik voor visueel 
gescheiden gebieden de knop Visible 
(Zichtbaar) en pas de bovenstaande 
workflow toe.

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende volumes zijn geladen, 
wordt het selectievakje All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat 
u kunt instellen dat de segmentatie wordt toegepast op alle geladen 
fasen.

Vormgeven in 3D

OPMERKING: Vitrea staat het gebruik van de tool Sculpt (Vormgeven) 
niet toe voor bewerking van de volgende bestaande gebieden: 
vlekken, tumoren, leverresectiegebieden of hersenperfusie-
overzichten. Gebruik voor deze gebieden de tool Edit (Bewerken).

Gebruik Sculpt (Vormgeven) in de 3D-weergave om een nieuw gebied 

te maken of toe te voegen aan de gebieden Base (Basis) of Recycle Bin 

(Prullenbak).

1. Klik in het gebied Segment 

Anatomy (Segmenteren 

anatomie) op Sculpt 

(Vormgeven).

2. Teken in de 3D-weergave een contour rond het gebied dat u wilt 

vormgeven.

3. Kies in het dialoogvenster 3D Sculpt (3D vormgeven) een optie:

• Keep (Behouden) - voegt de gegevens binnen de contour toe 

aan het gebied onder de knop (gebied dat wordt weergegeven)

• Remove (Verwijderen) - voegt de gegevens binnen de contour 

toe aan het gebied onder de knop (gebied dat wordt verborgen)
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• AddTo (Toevoegen aan) - voegt de gegevens binnen de contour 

toe aan het gebied dat is vermeld in de vervolgkeuzelijst. Klik op de 

pijl in de vervolgkeuzelijst om een ander gebied te selecteren. 

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende volumes zijn geladen, 
wordt het selectievakje All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat 
u kunt instellen dat de segmentatie wordt toegepast op alle geladen 
fasen.

Een MPR vormgeven

OPMERKING: Vitrea staat het gebruik van de tool Sculpt (Vormgeven) 
niet toe voor bewerking van de volgende bestaande gebieden: 
vlekken, tumoren, leverresectiegebieden of hersenperfusie-
overzichten. Gebruik voor deze gebieden de tool Edit (Bewerken).

Gebruik Sculpt (Vormgeven) in de MPR-weergave om een nieuw gebied 

te maken of toe te voegen aan de gebieden Base (basis) of Recycle Bin 

(prullenbak).

1. Klik in het gebied Segment 

Anatomy (Segmenteren 

anatomie) op Sculpt 

(Vormgeven).

TIP: Klik op  om de MPR-weergave te maximaliseren.

2. Teken een contour rond het doelgebied.

• Klik, houd ingedrukt en sleep met de muis om een vrije contour te 

tekenen.

• Klik, laat los en sleep met de muis om een contour te tekenen 

waarmee automatisch de rand van het gebied wordt gedefinieerd 

(gebaseerd op Hounsfield Unit-waarden).

TIP: U kunt het tekenen van een automatische contour sturen door 

rond het gebied te klikken om ankerpunten neer te zetten.
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3. Blader door enkele plakken en herhaal stap 2.

OPMERKING: Geïnterpoleerde contouren tussen de automatische 
contouren zijn echt geïnterpoleerd en volgen niet noodzakelijk 
de rand van het gebied. U kunt de geïnterpoleerde contouren 
zo nodig bewerken.

4. Ga door met bladeren en tekenen totdat u bij de laatste plak komt 

waarin het gebied wordt weergegeven.

TIP: Vitrea geeft automatisch een gekleurd oppervlak weer in de 

3D-weergave.

5. Als u de MPR-weergave had gemaximaliseerd, kunt u deze verkleinen 

om de 3D-weergave te zien.

6. Draai de 3D-weergave om te controleren of het oppervlak het gehele 

te vormen gebied bevat.

7. Controleer of de juiste gebiedsnaam is vermeld in de vervolgkeuzelijst 

Region (Gebied) en klik op .

TIP: Klik op de vervolgkeuzelijst om een ander gebied te selecteren.

OPMERKING: Als twee of drie gelijklopende volumes zijn geladen, 
wordt het selectievakje All Phases (Alle fasen) weergegeven zodat 
u kunt instellen dat de segmentatie wordt toegepast op alle geladen 
fasen.

Automatisch huid segmenteren

OPMERKING: Automatische huidsegmentatie is beschikbaar voor de 
volgende protocollen:

• Vascular: Aorta CT (vasculair: aorta)

• Vascular: Carotid CT (vasculair: carotis)

• Vascular: CoW CT (vasculair: COW)
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• Vascular: Runoff CT (vasculair: afvloeiend)

• Vascular: Renal CT (vasculair: renalis)

• Algemene CT

• Abdominale CT

• Larynx/luchtweg-CT

• Liver CT (lever CT)

1. Klik in het gebied Segment Anatomy 

(Segmenteren anatomie) op de 

vervolgkeuzepijl en selecteer 

AutoSkin (AutoHuid).

2. Klik op .

TIP: Als u meerdere volumes hebt geladen, klikt u op de 

vervolgkeuzelijst om een selectie te maken:

• This Volume (Dit volume) - past 

huidsegmentatie toe op alleen het 

geselecteerde volume.

• All Volumes (Alle volumes) - past huidsegmentatie toe op alle 

geladen volumes.

• Current - Apply all Volumes (Huidige - op alle volumes 

toepassen, alleen voor gelijklopende onderzoeken) - past 

huidsegmentatie toe op het huidige volume. Vervolgens 

worden dezelfde voxellocaties in de andere volumes 

gesegmenteerd.

OPMERKING: Als eerder een segmentatie van huid is uitgevoerd, 
verschijnt een dialoogvenster waarin u het bestaande huidgebied 
kunt vervangen of het verzoek kunt annuleren.

OPMERKING: De eigenschappen 'tonen' of 'verbergen' van het 
huidgebied zijn afhankelijk van de geselecteerde zichtbaarheidsoptie.
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Bot opnieuw weergeven en semi-transparant maken

1. Selecteer in de lijst Anatomy 

Management (Anatomiebeheer) 

de optie Bone (Bot).

2. Versleep de Transparency Slider 

(Schuifregelaar transparantie) naar de 

gewenste waarde.

TIP: De transparantie van het bot in 

de weergave verandert terwijl u 

de schuifregelaar sleept.

TIP: Klik op de gewenste voorinstelling voor zichtbaarheid.

Gebieden in MPR-weergave arceren

1. Selecteer een vermelding in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

2. Schakel het selectievakje Tint/MPR 

(Arceren/MPR) voor het gewenste gebied in.

TIP: In de MPR-weergaven wordt een 

gearceerde overlay voor het (de) 

geselecteerde gebied(en) weergegeven.

OPMERKING: Het gearceerde gebied kan in sommige gevallen te 
groot, te klein of overlappend worden weergegeven, bijvoorbeeld in 
schuine oriëntaties of extreem gezoomde weergaven. Dit is het gevolg 
van de subvoxelweergave. De contouren van het gearceerde gebied 
zijn wel correct, ongeacht hoe de arcering wordt weergegeven.
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Gebieden bewerken

1. Selecteer een gebied.

2. Klik op .

De contouren die het gebied definiëren worden weergegeven in de 

MPR-weergaven.

3. Selecteer de MPR-weergave waarin u wilt werken.

TIP: Klik op  om de MPR-weergave te maximaliseren.

4. Klik en sleep de rand van de contour.

5. Blader, en ga door met bewerken.

6. Klik op .

Miniatuur van een gebied weergeven

1. Plaats de muis op een vermelding in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

Een kleine weergave van het gebied verschijnt, ook als het gebied op 

dat moment is verborgen.

Gebieden beheren

1. Klik in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer) op de vervolgkeuzelijst 

Options (Opties) voor een vermelding of klik 

met de rechtermuisknop op een vermelding.
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2. Selecteer een optie:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor het basisgebied.

3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het gebied en selecteer 
Rename (Hernoemen) om een gebied te hernoemen.

OPMERKING: Vitrea reserveert bepaalde namen (afhankelijk van 
het protocol) voor beveiligde gebieden of gebieden die niet kunnen 
worden bewerkt. Als u een gebied dat niet kan worden bewerkt wilt 
hernoemen, voegt Vitrea een nummer toe achter de naam. Als u 
bijvoorbeeld het gebied “Other” (Overige) wilt hernoemen in “Tumor,” 
wijzigt Vitrea de naam in “Tumor-0.”

Edit (Bewerken) —bewerk de contouren door het 
gebied te definiëren. Heeft dezelfde werking als de 
knop Edit (Bewerken). Zie pagina 110.

Delete (Verwijderen)—verwijder het gebied uit de 
lijst en breng het terug naar het basisgebied.

Rename (Hernoemen)—hernoem het gebied. 
Zie hieronder.

Highlight & Tint/MPR (Markeren en arceren/
MPR)—arceer het gebied in de MPR-weergaven. 
Dezelfde functie als het selectievakje Tint/MPR 
(Arceren/MPR). Zie pagina 109. 

Change Colors (Kleuren wijzigen)—wijzig de kleur 
van het gebied. Zie pagina 112.

Edit Opacity & Colors (Opaciteit en kleuren 
bewerken)—maak een aangepast kleurenschema. 
Zie pagina 114.

Dilate or Erode (Dilateren of eroderen)—dilateer 
of erodeer het gebied.

Merge (Samenvoegen)—voeg twee gebieden 
samen. Zie pagina 112.

Show Volume (Volume tonen)—toon de 
volumemeting van het gebied in de 3D-weergave. 
Zie pagina 142.

Export as STL (Exporteren als STL)—exporteer 
het gebied als STL-bestand.

Batch Segmented Region (Gesegmenteerd 
gebied toevoegen aan batch)—maak een nieuwe 
DICOM-serie waarin alle voxels buiten het 
gesegmenteerde gebied zijn gemaskeerd 
(weggestreept).
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4. Om een gebied uit de lijst te verwijderen, klikt u met de 

rechtermuisknop op de naam en kiest u Delete (Verwijderen). 

Het gebied wordt teruggeplaatst in het gebied Base (Basisgebied).

Gebieden samenvoegen

1. Selecteer een gebied en klik met de rechtermuisknop.

2. Selecteer Merge (Samenvoegen).

3. Een ander gebied in de lijst selecteren.

De weergave van een gebied wijzigen

1. Selecteer een vermelding in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

2. Klik op de vervolgkeuzelijst Options (Opties) 

in de lijst.

3. Selecteer Change Colors (Kleuren wijzigen).
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4. Kies een voorinstelling.

Het geselecteerde gebied verandert volgens de gekozen 

voorinstelling.

OF

Klik op .

5. Selecteer een kleurenschema in het menu.

6. Klik op OK.
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Een aangepast kleurenschema maken

1. Selecteer een vermelding in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

2. Klik op de vervolgkeuzelijst Options (Opties).

3. Selecteer Edit Opacity and Colors (Opaciteit en kleuren bewerken).

4. Wijzig de instellingen voor kleur en opaciteit naar wens.

a. Klik op een vak in de kleurpuntbalk.

b. Kies een kleur in het kleurenpalet.

c. Pas de tint aan.

d. Sleep de V/N-balken om de HU-waarde aan te passen.

a

b c

d
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Toelichting Beschrijving
1 Transparency Setting (Opaciteitsinstelling) - Versleep 

de schuifregelaar (of geef een waarde in) om het 
percentage opaciteit aan te passen.

2 Gebied Curve Editor (Curve-editor) - Versleep de 
controlepunten om de opaciteitscurve aan te passen. 
Dubbelklik langs de curve om controlepunten toe te 
voegen.

3 Window/Level Range (Bereik venster/niveau) - 
Versleep de gele lijnen om de vensterbreedte aan te 
passen. Versleep de rode lijn om het niveau aan te 
passen.
OF

Voer waarden in de tekstvakken voor de lijnen in.

4 Color Gradient (Kleurovergang) - Klik op een vak in het 
kleurenpalet en kies vervolgens een kleur voor dat punt.

5 Curve (Curve) - Versleep om langs de lengte van de 
curve te navigeren.

6 Opaciteitsfct. (function) (Opaciteitsfunctie) - Klik om 
de vooringestelde opties voor de opaciteitscurve te 
tonen.

7 Colors (Kleuren) - Klik om de vooringestelde opties voor 
de kleurovergang te tonen

8 Color Picker (Kleurkiezer) - Klik op een kleur om de 
geselecteerde punt van de curve in te stellen.

9 Shade Selector (Grijstintselector) - Versleep de pijl 
langs de balk om de grijstint van de geselecteerde kleur 
aan te passen.
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5. Klik op  en kies een opaciteitscurve.

6. Klik op  en selecteer een kleurenovergang.

TIP: Om uw wijzigingen op te slaan als nieuwe voorinstelling, klikt u op 

, typt u een naam en klikt u op Save (Opslaan).

7. Klik op .

10 Color Model (Opties kleurenmodel) - Selecteer RGB 
om het kleurenmodel Red Green Blue te gebruiken. 
Selecteer HSL om het kleurenmodel Hue Saturation 
Lightness te gebruiken.

11 Color Model Values (Waarden kleurenmodel) - Geef 
specifieke waarden in voor kleurenmodel RGB of HSL. 
Het bereik is 0 tot 255.

12 Sample Color Swatch (Voorbeeldkleur) - Toont de 
door u geselecteerde voorbeeldkleur.

13 Knop Zoom - Klik en sleep omhoog om in te zoomen op 
de Curve Editor (Curve-editor). Klik en sleep omlaag om 
uit te zoomen.

14 Knop Reset Zoom (Zoom resetten) - Klik om de Curve 
Editor (Curve-editor) te resetten.

15 Knop Save Preset (Voorinstelling opslaan) - Klik om de 
instellingen op te slaan als voorinstelling.

16 Knop Reset (Resetten) - Klik om de instellingen te 
resetten naar de standaardinstellingen.

17 Knop Close (Afsluiten) - Klik om de VR Editor af te 
sluiten.

18 Log Scale (Logschaal) - Selecteer dit vak om een 
logaritme toe te passen. 

Toelichting Beschrijving
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Opties voor belichting en visualisatie instellen

Belichting verlicht een beeld zodat u dit duidelijker kunt zien. Er zijn 

verschillende manieren om instellingen voor belichting aan te passen. 

• Om de achtergrondkleur van het 3D-beeld te wijzigen, klikt u op 

Lighting (Belichten) en selecteert u Select 3D Background Color 

(3D-achtergrondkleur selecteren) om een kleurenpalet weer te geven.

De weergave van het hele beeld wijzigen

• Klik op een voorinstelling voor zichtbaarheid 

.
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TIP: Klik op  om de opties voor de 

voorinstelling uit te vouwen.

TIP: De geselecteerde voorinstelling wordt 

toegepast op het beeld.

Samenvoeging van meerdere volumes

Maak een samengevoegd 3D-beeld door twee tot vier series te 

combineren.

1. Laad 2, 3 of 4 series.

OPMERKING: De volumes moeten hetzelfde frame of dezelfde 
referentie hebben, of gelijklopend zijn (voor vergelijkende weergave).

2. Selecteer een protocol en de voorinstelling Dual Vol (Dubbel volume).

OPMERKING: Samenvoeging van meerdere volumes is alleen 
beschikbaar voor de volgende protocollen:

• Algemene CT

• Abdominale CT

• Larynx/luchtweg-CT

• Lung CT (long CT): alleen voorinstellingen Airway Analysis 

(Luchtweganalyse) en Pulmonary Analysis (Pulmonale analyse)

• Skeletspieren-CT
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• Alle vasculaire CT-protocollen, behalve TAVR (Planning 

transkatheter-aortaklepvervanging) en Stent Planning 

(Stentplanning)

• All MRI-protocollen, behalve Brain MRI (Hersen-MRI)

• Alle XA-protocollen

3. Segmenteer en knip om de gewenste gebieden in alle volumes zo 

goed mogelijk weer te geven.

TIP: Om naar het geselecteerde volume te gaan, klikt u op de 

volumeknoppen onder in het Viewer-venster.

4. Schakel het selectievakje Fusion 

(Samenvoeging) in.

Een samengevoegd 3D-volume wordt 

weergegeven in het geselecteerde volume (met in de 

rechterbenedenhoek het woord “Fusion” (Samenvoeging). 

Gebiedslijsten voor alle volumes worden weergegeven in de lijst 

Anatomy Management (Anatomiebeheer).

OPMERKING: Als het selectievakje Fusion (Samenvoeging) is 
ingeschakeld, kan het 3D-beeld iets minder geconcentreerd zijn 
dan het niet-samengevoegde beeld. 

5. Gebruik een van de functies voor anatomiesegmentatie (transparantie, 

arceren/MPR, opties voorinstellingen, enz.) bij een van de gebieden.
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OPMERKING: Houd bij het werken met samengevoegde volumes 
rekening met het volgende:

• De plaats van het draadkruis wordt bepaald door het eerste 

zichtbare snijpunt in de samengevoegde weergave.

• Gebiedsinstellingen voor venster/niveau an visualisatie zijn ook 

in de samengevoegde weergave van toepassing.

• Pijlen en linialen die in een enkelvoudig volume zijn geplaatst, 

worden ook weergegeven in het samengevoegde volume.

• Pijlen die in het samengevoegde volume zijn getekend, worden 

gekoppeld aan de basisseries (de series waarin de andere zijn 

samengevoegd).

Vervolgkeuzelijst voor bloedvattype

Het type bloedvat wordt bepaald door het protocol dat u 

hebt gekozen.

VOORBEELD Als u het Carotid CT (Carotis) protocol 
hebt geselecteerd, wordt standaard het bloedvattype 
carotis geselecteerd. Als u het Generic (Algemeen) 
CT- of MRI-protocol hebt geselecteerd, wordt standaard 
het algemene bloedvattype geselecteerd.

In de vervolgkeuzelijst Vessel Type (Type bloedvat) wordt het type 

bloedvat vermeld dat u sondeert, aan de hand van de volgende 

maximumdiameters:

Algemeen 18,0 mm

Neuro 7,0 mm

Carotis 14,0 mm

Coronair 7,0 mm

Perifeer 10,0 mm

Pulmonaal 9,0 mm

Renaal 8,0 mm
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Bloedvat sonderen

Wanneer u een bloedvat sondeert, tast de Vitrea-software het lumen 

van het bloedvat af en markeert de software dit door middel van een 

bloedvatindicator. De bloedvatindicator verschijnt in de 3D-weergave. 

Als u in de Curved MPR-modus werkt, zet de software een lijn uit door het 

midden van het lumen van het bloedvat in een van de weergaven. Als u in 

de Oblique MPR-modus werkt, toont de software automatisch de beste 

weergave van het bloedvat in een schuin vlak, langs de lengte van het 

bloedvat.

OPMERKING: Vanwege de hoge HU-waarde van contrastmedia in 
100 kV scans, is de verwachte betrouwbaarheid van calciumdetectie 
binnen het vaatlumen lager dan dat in standaard kV-scans.

OPMERKING: Vessel Probe wordt niet aanbevolen voor het sonderen 
van de aorta.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

TIP: Of klik in het tabblad Analysis (Analyse) op .

2. Klik op het bloedvat.

TIP: Vitrea voegt een lijst toe aan het gebied Vessel Management 

(Bloedvatbeheer).

TIP: Als de sondeertool een te klein gedeelte van het bloedvat heeft 

geselecteerd, moet u dit uitbreiden:

a. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op .

b. Om het bloedvat uit te breiden, klikt u op een punt dat na het reeds 
geselecteerde bloedvat komt.

c. Om de bloedvatindicatorlijn te verfijnen, sleept u de cursor langs de 
indicatorlijn naar een gewenst eindpunt en klikt u op dat punt.

OPMERKING: Tijdens het slepen van de cursor verdwijnt de 
bloedvatindicatorlijn. Zodra u klikt, wordt de lijn verwijderd.
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TIP: Het gebied bewerken dat met de sondeertool is geselecteerd: 

a. Klik op .

De cursor verandert in een potloodje.

b. Bekijk de middellijn om de nauwkeurigheid te controleren.

c. Breng de cursor (potlood) naar een specifiek punt langs de middellijn en klik 
om een punt uit te zetten om het pad van de middellijn van het bloedvat te 
wijzigen.

OPMERKING: Terwijl u punten uitzet, verschijnt een nieuwe rode 
lijn om u te tonen hoe de middellijn wordt weergegeven als u 
op  klikt. Deze lijn verschijnt als referentielijn in de 

3D-weergave.

d. Verplaats, indien nodig, de cursor (potlood) naar een ander punt langs de 
middellijn en klik om een punt uit te zetten. Zet alle aanvullende punten uit. 
Terwijl u de aanvullende punten uitzet, wordt de lijn bijgewerkt, zodat deze 
door alle gebruikercontrolepunten loopt.

OPMERKING: Klik op de lijn en sleep. De lijn wordt dynamisch 
bijgewerkt terwijl u deze versleept. Het punt verschijnt nadat u 
de muis hebt losgelaten.

OPMERKING: Draai, zoom en schuif door de gebogen 
weergave terwijl de lijn wordt gecreëerd. 

OPMERKING: Plaats de cursor op een uitgezette punt. 
Het potloodje verandert in een handje. Klik om het 
uitgezette punt te verplaatsen.

OPMERKING: Klik op  als u de rode middellijn 

wilt wissen en opnieuw wilt beginnen.

e. Klik op  om de aangepaste (rode) middellijn als de 

uiteindelijke middellijn toe te passen.
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De lengte van de middellijn meten

De tool Length (Lengte) meet de lengte langs de middellijn tussen twee 

punten op de middellijn van het bloedvat.

1. Klik op  om de volumeweergave te veranderen in een 1-omhoog-

beeld en een Vessel Probe-weergave te tonen.

2. Klik op  onder Vessel Tools 

(Bloedvattools).

3. Klik en sleep om een lengtemeting tussen twee punten op het 

bloedvat te tekenen.

4. Klik en sleep een van de uiteinden om de lengte te bewerken.

De waarde voor de lengte verschijnt aan het proximale uiteinde van 

de lengtemeting. Het geeft de lengte tussen de twee gespecificeerde 

punten langs de middellijn weer.

Hoeken van de middellijn aanmaken

De tool Angle (Hoek) maakt een hoek langs de middellijn.

1. Klik op  om de volumeweergave te veranderen in een 1-omhoog-

beeld en een Vessel Probe-weergave te tonen.

2. Klik in de vervolgkeuzelijst op de eerste 

knop onder Vessel Tools 

(Bloedvattools).

3. Selecteer .

4. Klik in de gebogen weergave en laat de muisknop los om de hoek te 

starten.
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5. Verplaats de cursor naar de vertexlocatie op de middellijn en klik en 

laat los.

6. Verplaats de cursor naar het eindpunt van de hoek en klik en laat los 

om de hoek te voltooien.

Een laesie definiëren

Het Lesion tool (Laesietool) definieert een laesie in het bloedvat in beide 

CPR-weergaven.

1. Klik onder Vessel Tools (Bloedvattools) op de vervolgkeuzelijst voor de 

tweede knop.

De vervolgkeuzelijst bevat de volgende tools:

Single — (Enkel) Wanneer u een laesie tekent met de 

Single-methode (Enkel), identificeert Vitrea automatisch 

een punt als het referentiepunt. Vitrea geeft het gebied en 

de minimumdiameter aan op het smalste punt en op het 

referentiepunt. Deze metingen worden gebruikt om het 

gebied en de diameter van de stenose te berekenen.

TIP: Het referentiepunt moet mogelijk handmatig 

worden verplaatst.

Average — (Gemiddeld) Wanneer u een laesie tekent met 

de Average-methode (Gemiddeld), berekent Vitrea het 

gemiddelde van het gebied en de minimumdiameter 

voor het begin- en eindpunt. Deze metingen worden 

vergeleken met het gebied en de minimumdiameter op 

het smalste punt om de stenosemetingen te maken.

Dual — (Dubbel) Wanneer u een laesie tekent met 

de Dual Reference-methode (Dubbele referentie), 

berekent Vitrea het gemiddelde van het gebied en de 

minimumdiameter voor de referentiepunten die met 

groene lijnen zijn gemarkeerd. Deze metingen worden 

vergeleken met het gebied en de minimumdiameter op 

het smalste punt om de stenosemetingen te maken.
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2. Selecteer een tool.

3. Klik in de CPR-weergave boven het begin van de laesie 

en sleep tot onder het einde.

TIP: Vitrea voegt een vermelding toe aan het gebied 

Vessel Management (Bloedvatbeheer).

TIP: Vitrea geeft het volgende aan:

Volume — Wanneer u een regio tekent met de Volume-

methode, geeft Vitrea het volume van het lumen en de 

buitenste wand weer. Ook wordt de maximale diameter 

van de buitenste wand geïdentificeerd. Gebruik deze 

optie voor door trombose aangetaste gebieden.

Landing Zone — Gebruik de optie Landing Zone 

(Landingszone) om bepaalde gebieden voor diepte-

analyse te definiëren.

Kenmerk Aangegeven met
Geïdentificeerde laesie Cyaankleurige lijnen

Punt van maximale 
vernauwing (stenose)

Rode pijlen

Lumendiameter bij het 
stenosepunt

Getal in de gebogen weergave met rode 
rand, overeenkomend met de rode pijlen 
(weergegeven in de gebogen twee-
omhoog-weergave)

Referentiepunt(en) voor 
laesies met enkele of 
dubbele referentie

Groene lijn(en)

• Controleer de locatie van elke 

referentielijn en bepaal of 

deze nauwkeurig is voor de 

geïdentificeerde laesie. Sleep 

indien nodig de groene lijn naar 

het dichtstbijzijnde normale 

gebied van het bloedvat.
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Landingszone definiëren

Gebruik de optie Landing Zone (Landingszone) om bepaalde gebieden 

voor diepte-analyse te definiëren.

1. Klik op .

2. Klik in de vervolgkeuzelijst op de tweede knop in het gebied Vessel 

Tools (Bloedvattools).

3. Selecteer .

4. Klik op de gebogen weergave en sleep deze om de proximale en 

distale uiteinden van de zone te bepalen.

TIP: Zodra u de landingszone hebt gedefinieerd, wordt deze 

weergegeven in het vak Measurements (Metingen). Klik met 

de rechtermuisknop om de landingszone te hernoemen.

5. Bekijk de diameters voor de landingszone.

Lumendiameter bij het 
referentiepunt

Getal(len) in de gebogen weergave met 
groene rand, overeenkomend met de 
groene lijn(en) (weergegeven in de gebo-
gen twee-omhoog-weergave)

Stenosemetingen Tabel onder in de CPR-weergave

Kenmerk Aangegeven met
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2D-beeldvorming

Gebruik de 2D-indelingen om plakken bekijken zoals deze door de 

scanner zijn verworven. 

Er worden vier labels weergegeven langs de zijden van de weergaven, 

die de oriëntatie van het beeld aanduiden: S - superieur, I - inferieur, 

A - anterieur, P - posterieur, L - links, R - rechts.

TIP: Om de oriëntatie van de weergave te wijzigen, plaatst u de cursor 

op de linkerbovenhoek van de weergave  en sleept u de hoek 

naar een andere hoek van de weergave .

TIP: Om opnieuw reeksen te maken van de weergave, klikt u op de 

linkerbovenhoek van een weergavescherm en sleept u deze naar 

een ander weergavescherm.
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Door plakken bladeren

Blader door de plakken in een bepaalde montage-plakweergave, alsof u 

een film aan het bekijken bent die bestaat uit een reeks plakken. Blader 

handmatig of automatisch door 2D-plakken.

Blader als volgt:

• Rechtsklik en sleep naar boven of beneden.

• Rol het muiswiel omhoog of omlaag.

• Druk op PIJL RECHTS of PIJL LINKS. 

• Om automatisch te bladeren, drukt u op SHIFT, klikt u met de 

rechtermuisknop en sleept u.

• Om door beelden te bladeren, drukt u op PAGE UP of PAGE 

DOWN

2D-montage weergeven

1. Selecteer een Viewer-venster lay-out waarin vier, negen 

of zestien plakken worden weergegeven.

2. Rol het muiswiel in een van de 2D-plakweergaven om door de plakken 

te bladeren.

3. Voltooi de workflow met een van de knoppen op het tabblad Visual 

(Visueel) of Analysis (Analyse).

Beelden stapelen

Maak 2D-beelden op basis van de gemiddelde gegevenswaarden van 

maximaal 10 plakken. Dit is handig bij het bekijken van een volume dat 

is gescand met een zeer kleine plakdikte.

• Klik en versleep schuifregelaar Slices to Stack 

(Te stapelen plakken) naar het aantal plakken 

dat u in de stapel wilt gebruiken.
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Vergelijkende 2D-weergave uitvoeren

Beoordeel meerdere volumes voor dezelfde patiënt met Viewer-

vensterindeling 2D All Exams (Alle onderzoeken) .

1. Laad meerdere volumes (2 - 25) uit de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer het gewenste protocol.

3. Selecteer een voorinstelling die de indeling All Exams  

(Alle onderzoeken) bevat.

TIP: Of selecteer de indeling All Exams (Alle onderzoeken) in het 

Viewer-venster.

TIP: Pas de afzonderlijke visuele instellingen aan, zoals venster/niveau 

en de oriëntaties.

4. Om de beelden te groeperen, klikt u op de linkerbovenhoek van elke 

weergave die u in de groep wilt opnemen.

TIP: De hoek en rand van de weergave worden geel om aan te geven 

dat deze zijn opgenomen in de groep.

5. Klik met de rechtermuisknop in een gegroepeerd beeld en sleep om 

door alle gegroepeerde beelden te bladeren.

TIP: Alle beelden worden naast elkaar getoond en zijn vergrendeld 

langs de plakken die u hebt geselecteerd toen u de beelden 

groepeerde.

TIP: Om een volume uit de groep te verwijderen, klikt u op de 

linkerbovenhoek van elke weergave die een beeld bevat dat 

u uit de groep wilt verwijderen.

TIP: Om terug te gaan naar weergave van een enkel volume, klikt u op 

de indelingsknop in een Viewer-venster.
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MPR-beeldvorming
Bij de meeste indelingsopties voor 3D-weergave, worden drie MPR-

beelden (Multi-Planar Reformatted) ook weergegeven in het Viewer-

venster, samen met de 3D-weergave. 

In Orthogonale MPR-modus liggen de drie MPR-beelden in sagittale, 

coronale en axiale vlakken. De randkleur geeft het vlak aan waarin het 

beeld ligt. De kleuren van het draadkruis geven de andere twee MPR-

weergaven aan.

Oriëntatie Rand Draadkruizen Labels
Sagittaal Blauw Verticaal: groen (coronaal)

Horizontaal: rood (axiaal)
A-P 
S-I

Coronaal Groen Verticaal: blauw (sagittaal)
Horizontaal: rood (axiaal)

S-I
R-L

Axiaal rood Verticaal: blauw (sagittaal)
Horizontaal: groen 
(coronaal)

A-P
R-L
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Bladeren door MPR-weergaven

Blader door MPR-weergaven om meerdere beelden in het vlak te 

bekijken.

• Rol het muiswiel in de weergave.

• Klik met de rechtermuisknop en sleep in de weergave.

• Druk op PIJL LINKS of PIJL RECHTS.

Maximaliseren/Verkleinen (1-omhoog/terug)

Maximaliseer een weergave op volledige schermgrootte, en verklein tot 

oorspronkelijk formaat.

1. Om de weergave te maximaliseren tot 1-omhoog, klikt u op  in de 

linkerbenedenhoek.

2. Om de weergave te minimaliseren tot het oorspronkelijke formaat, klikt 

u op  in de linkerbenedenhoek.

MPR-weergaven roteren

Roteer de plaatsing van de drie MPR-weergaven.

• Klik op  in de linkerbenedenhoek van een MPR-weergave.

TIP: Hiermee schakelt u tussen MPR-weergaven in 1-omhoog 

MPR-modus.

MPR-weergave

Selecteer MPR-weergavemodi om het uiterlijk van de MPR-weergaven te 

wijzigen.

1. Klik op de vervolgkeuzelijst voor MPR-weergave.

2. Selecteer een weergaveoptie.
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MPR-kleur en belichting toepassen

Met de MPR-weergaveoptie Colored Lit (Gekleurd en belicht) worden op 

MPR-beelden dezelfde kleur, transparantie en belichting toegepast als op 

het (de) 3D-beeld(en). Dit is het meest merkbaar wanneer de plakdikte is 

ingesteld op hoger dan 1.

Deze instelling is handig voor dezelfde toepassingen als volumeweergave, 

met de extra plakdikte-instelling voor mini-platen.

• Average (Gemiddeld; maximale dikte 10 mm) — Een 

arceringsinstelling die gegevens weergeeft met behulp van 

gemiddelde gegevenswaarden voor elke voxel van het beeld.

Deze instelling is met name handig voor het bekijken van coronale 

en sagittale weergaven van beelden met ruis, of voor het simuleren 

van een andere plakdikte dan werd gescand. Met behulp van 

plakdikte en middeling kunt u ook sneller door de dataset 

bladeren.

OPMERKING: De instelling voor MPR Averaging thickness (Gemiddelde 
dikte) is beperkt tot 10 mm. Als u de modus Oblique/Curved MPR 
(Schuine/gebogen MPR) kiest, wordt MPR-middeling uitgeschakeld 
en veranderen weergaven automatisch in volumeweergave.

• MIP (max. dikte 100 mm) - Een arceringsinstelling die gegevens 

toont met behulp van alleen de hoogste gegevenswaarden voor 

elke voxel van het beeld. MIP is een goede instelling om te 

gebruiken wanneer concurrerende functies, samengesteld uit 

voxels met vergelijkbare of hogere waarden, het doelgebied 

kunnen verdoezelen.

Met de afzonderlijke MPR MIP-optie kunt u in hetzelfde scherm 

een volumeweergave bekijken naast MPR MIP-beelden.

Deze instelling is vooral handig bij het uitvoeren van de volgende 

handelingen:

• Differentiëren tussen contrast en calcium in de bloedvaten

• Bekijken van MPR's met dikke platen en vele kleine, losse 

botfragmenten
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• Bekijken van halsslagaders, de cirkel van Willis, a.renalis, 

uitstroombanen of vaten om plaque te tonen

• Bekijken van een MPR met dikke platen, waarbij alle 

bloedvaten van de lever in een enkel vlak worden getoond

• Volumeweergave (max. dikte 100 mm) - Maakt gebruik van 

alle voxelwaarden.

Met de afzonderlijke optie MPR Volume Render (MPR-volume-

weergave) kunt u in hetzelfde scherm een in 3D MIP weergegeven 

volume bekijken naast beelden die in MPR-volume worden weer-

gegeven.

Deze instelling is handig voor het weergeven van de 

bloedvatdiepte.

• Colored Lit (Gekleurd en belicht; max. dikte 100 mm) - De kleur 

geeft verschillende attenuatiefactoren op een dikke plakweergave. 

De verlichte gedeelten werpen schaduwen waaruit felle kleuren 

worden verkregen.

OPMERKING: Als u de MPR-optie  Colored Lit (Gekleurd 
en belicht) gebruikt, worden dezelfde instellingen voor kleur, 
transparantie en belichting toegepast op de MPR beelden als 
op 3D-beelden. Dit is het meest merkbaar wanneer de plakdikte 
is ingesteld op hoger dan 1.

Deze instelling is handig voor dezelfde toepassingen als 

volumeweergave, met de extra plakdikte instelling voor mini-platen.

• MinIP (max. dikte 100 mm) - Een arceringsinstelling die gegevens 

toont met behulp van alleen de laagste gegevenswaarden voor 

elke voxel van het beeld. MinIP is een goede instelling om te 

gebruiken wanneer functies die zijn samengesteld uit vergelijkbare 

of hogere voxelwaarden een doelgebied kunnen verbergen dat is 

samengesteld uit lagere voxelwaarden in een gescand beeld.

Deze instelling is vooral handig als we kijken naar de lucht of 

vloeistof in mini-platen. Bijvoorbeeld, de longen of luchtwegen of 

een verwijde ductus pancreaticus of verwijde galwegen.
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MPR-dikte aanpassen

Maak 'miniplaten' van MPR-weergaven die 

meerdere plakken bevatten.

• Klik op de schuifregelaar voor dikte en sleep deze naar de gewenste 

waarde.

TIP: Als  actief is, laten de MPR-weergaven aan weerszijden van 

het draadkruis een stippellijn zien die de dikte van de plaat 

aangeeft.

TIP: Controleer voor het beste resultaat of de MPR-weergave is 

ingesteld op MIP.

MPR-weergaven vormgeven

Met vormgeven in MPR-weergaven kunt u anatomische structuren 

isoleren of definiëren. 

1. Blader in een MPR-weergave om het beginpunt van het te definiëren 

gebied te zoeken.

TIP: Maximaliseer (1-omhoog) de MPR-weergave om meer details te 

zien.

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer .

3. Klik en sleep om een gesloten vorm te tekenen rond het gebied dat u 

wilt definiëren.

• Klik, houd ingedrukt en sleep met de muis om een vrije contour te 

tekenen.

• Klik, laat los en sleep met de muis om een contour te tekenen 

waarmee automatisch de rand van het gebied wordt gedefinieerd 

(gebaseerd op Hounsfield Unit-waarden).

TIP: U kunt het tekenen van een automatische contour sturen door 

rond het gebied te klikken om ankerpunten neer te zetten.
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4. Schuif door enkele plakken en herhaal stap 3.

OPMERKING: Geïnterpoleerde contouren tussen de automatische 
contouren zijn echt geïnterpoleerd en volgen niet noodzakelijk de 
rand van het gebied. U kunt de geïnterpoleerde contouren zo 
nodig bewerken.

5. Ga door met bladeren en tekenen totdat u bij de laatste plak komt 

waarin het gebied wordt weergegeven.

TIP: Vitrea geeft automatisch een gekleurd oppervlak weer in de 

3D-weergave.

6. Als u de MPR-weergave had gemaximaliseerd, kunt u deze verkleinen 

om de 3D-weergave te zien.

7. Draai de 3D-weergave om te controleren of het oppervlak het gehele 

te vormen gebied bevat.

8. Controleer of de juiste gebiedsnaam is vermeld in de vervolgkeuzelijst 

Region (Gebied) en klik op .

TIP: Klik op de vervolgkeuzelijst om een ander gebied te selecteren.

Schakelen tussen MPR-beeldvormingsmodi

Er zijn drie beeldvormingsmodi voor MPR-weergaven. 

MPR-weergaven bevatten een knop in de 

rechterbenedenhoek. Het pictogram op de knop geeft 

de huidige modus aan. 

Modus Beschrijving

 Orthogonal 
(orthogonaal)

De drie MPR-weergaven worden precies in de 
sagittale, coronale en axiale vlakken weergegeven.

 Oblique 
(schuin)

Eén of meer MPR-weergaven worden in een schuin 
vlak weergegeven. Handig voor doelgebieden die in 
een ander vlak dan een van de orthogonale vlakken 
liggen.

 Curved 
(gebogen)

In de gebogen MPR-modus maakt u gebogen 
MP-beelden (multi planar).
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Om tussen de modi te schakelen klikt u op de knop of 

klikt u op de vervolgkeuzepijl naast de knop en selecteert 

u de modus.

Modus Oblique MPR (Schuine MPR) gebruiken

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of twee van de 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

2. Plaats de cursor in een van de MPR-weergaven op een van de 

draadkruizen  .

TIP: Dit beeld blijft in orthogonale modus, terwijl de andere twee 

weergaven beelden onder schuine hoeken weergeven.

3. Sleep het draadkruis in de weergave terwijl u naar de andere 

weergaven kijkt.

TIP: Terwijl u sleept, roteren de draadkruizen rond hun snijpunt, 

waarbij ze loodrecht op elkaar blijven staan.

TIP: Roteer draadkruizen in meer dan één weergave.

TIP: Om het snijpunt van het draadkruis te verplaatsen, klikt u op het 

punt waar u wilt dat de lijnen van het draadkruis elkaar kruisen.

4. Om een bloedvat te 'doorlopen', klikt u op  en sleept u in de 

weergave.

TIP: Het midden van de draadkruizen fungeert als een draaipunt.
136 Algemene taken
VPMC-13573 A



Modus Curved MPR (Gebogen MPR) gebruiken

In de modus Curved MPR (Gebogen MPR) kunt u één van de MPR-

weergaven gebruiken om een curve te definiëren en de heringedeelde 

(afgevlakte) curve in een andere weergave te tonen.

1. Bepaal welk vlak de referentieweergave is waarheen u het draadkruis 

leidt zodat deze de curve volgt.

TIP: 

• Voor coronale beelden van de arteriae renalis werkt u in het 

axiale vlak. 

• Voor sagittale herindelingen van een wervelkolom en aorta, 

werkt u in het coronale vlak. 

• Voor coronale herindelingen van een wervelkolom en aorta, 

werkt u in het sagittale vlak.

2. Klik in de rechterbenedenhoek van de referentieweergave tweemaal 

op  totdat het pictogram wordt weergegeven .

TIP: De labels in de rechterbenedenhoek veranderen in referentie, 

gebogen en transversaal.

3. Klik in de linkerbenedenhoek van de referentieweergave op .

4. Rol het muiswiel in de weergave totdat u het beginpunt ziet van de 

curve die u wilt definiëren.

5. Sleep het eindpunt van de groene lijn naar het beginpunt van de 

curve.

6. Volg de curve door de groene lijn naar diverse punten langs het 

midden van de anatomie te slepen.

TIP: Een groene X wordt weergegeven op de plaats waar u de groene 

lijn neerzet.

TIP: Blader met het muiswiel omhoog en omlaag in de weergave over 

het midden van de anatomie.
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7. Volg zo de hele curve.

8. Klik op het eindpunt van de groene lijn en sleep dit naar het einde van 

de curve.

9. Klik op  in de linkerbenedenhoek van de weergave.

10. Klik in de linkerbenedenhoek van de gebogen weergave op .

11. Beoordeel de gele middellijn om te zien of deze over het midden van 

het gebogen gebied loopt.

TIP: Sleep de middellijn indien nodig naar een andere plaats.

12. Sleep de dunnere, lichtere lijn (meetlijn) naar een punt langs de 

middellijn om te meten.

13. Sleep de langere, donkerdere lijn (transversale lijn) naar het andere 

punt langs de middellijn om te meten.

TIP: De meetwaarde tussen de twee lijnen en 

de meetwaarde van de hele middellijn 

worden weergegeven.

14. Om de gebogen weergave om de middellijn te 

draaien,  klikt en sleept u in de weergave.

3D-draadkruis weergeven

Om beelden te veranderen die in de MPR-weergaven worden 

weergegeven, verplaatst u het 3D-draadkruis in een 3D-weergave naar 

een nieuwe positie. MPR-weergaven worden nu automatisch bijgewerkt 

om plakken weer te geven die overeenkomen met het snijpunt van het 

3D-draadkruis.

1. Schakel het selectievakje 3D Crosshair (3D-draadkruis) in.

2. Klik in het 3D-beeld op de nieuwe locatie.
138 Algemene taken
VPMC-13573 A



3D-beeldvorming
3D-volumeweergaven kunnen van buiten of van binnen worden bekeken. 

Draai de weergaven om deze vanuit elke hoek te bekijken, bij te knippen, 

pijlen toe te voegen en nog veel meer.

Schakelen tussen 3D-beeldvormingsmodi

Er zijn vier beeldvormingsmodi voor 3D-weergaven. 

3D-weergaven bevatten een knop in de rechterbeneden-

hoek. Het pictogram op de knop geeft de huidige modus 

aan. 

Sommige modi zijn in bepaalde situaties niet beschikbaar.
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Om naar een andere 3D-modus te gaan, klikt u herhaaldelijk op de 

modusknop totdat het pictogram voor de gewenste modus op de knop 

verschijnt.

TIP: Als het pictogram van de modus die u wilt niet verschijnt, is de 

modus momenteel niet beschikbaar. U kunt dit oplossen door 

een ander Viewer-vensterformaat te selecteren.

Volume weergeven en roteren

Klik op de sneltoetsen voor roteren onder in de 3D-weergave om het 

beeld te draaien. 

• Superior (boven)

• Inferior (onder)

• Anterior (voor)

• Posterior (achter)

• Left (links)

• Right (rechts)

• Oblique (schuin)

Modus Beschrijving

 Fly Around (Rondom) Het volume bekijken vanaf de buitenkant.

 Fly Through 
(Door volumes heen)

De binnenkant van een met lucht of 
contrastvloeistof gevulde lumen bekijken.

 Point of Interest 
(POI, interessepunt)

Een klein deel van het beeld direct rond het 
draadkruis bekijken.

 Reverse View 
(Weergave omkeren)

Het beeld aan de andere zijde van het beeld 
in de oorspronkelijke 3D-weergave bekijken.

 Oblique Trim 
(Schuin afknippen)

Knippen in een schuin vlak.

TIP: Om de modus Oblique Trim (Schuin 

afknippen) te activeren, klikt u met de 

rechtermuisknop op de 3D-weergave 

en selecteert u Oblique Trim (Schuin 

afknippen).
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Gebruik de vervolgkeuzelijst Volume Render (Volumeweergave) om het 

uiterlijk van de 3D-weergave te wijzigen.

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Volume Render 

(Volumeweergave).

2. Selecteer een volumeweergave-optie.

• Normal (Normaal) — Schakelt belichting uit.

• Volume Render (Volumeweergave) — Een 3D MIP-weergegeven 

volume bekijken naast beelden die in een MPR-volume worden 

weergegeven. Nuttig voor het tonen van de diepte van bloedvaten.

• MIP (maximale intensiteit projectie) — Een arceringsinstelling die 

gegevens weergeeft met behulp van uitsluitend de hoogste gege-

venswaarden voor elke voxel van het beeld. Een voxel is het klein-

ste oplosbare kubieke gebied van een beeld op een scherm. MIP 

is een goede instelling om te gebruiken wanneer concurrerende 

functies, samengesteld uit voxels met vergelijkbare of hogere 

waarden, het doelgebied kunnen verdoezelen.

• MinIP (minimale intensiteit projectie) — Een arceringsinstelling 

die gegevens weergeeft met behulp van uitsluitend de laagste 

gegevenswaarden voor elke voxel van het beeld. Dit is een goede 

instelling om te gebruiken wanneer functies die zijn samengesteld 

uit vergelijkbare of hogere voxelwaarden mogelijk een doelgebied 

verbergen dat is samengesteld uit lagere voxelwaarden in een 

gescand beeld.

• Inverted MIP (Omgekeerde MIP) — Een MIP-instelling die 

omgekeerd wordt weergegeven.

• Inverted MinIP (Omgekeerde MinIP) — Een MinIP-instelling die 

omgekeerd wordt weergegeven.

• Normal-Cut Plane (Normaal gesneden vlak) — Verwijdert het 

weergaveartefact. Het normaal gesneden vlak zorgt voor een 

schoon oppervlak.
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Roteren

Roteren door te slepen

1. Klik en sleep het 3D-beeld om vrij te roteren in elke richting.

Een knopinfo toont hoe ver (in graden) u in een bepaalde richting hebt 
geroteerd. Elke keer dat u op het beeld klikt om te slepen, begint de 
knopinfo bij 0.

2. Klik op de rand van de 3D-weergave en sleep om het beeld te draaien 
in hetzelfde vlak.

Roteren met pijltoetsen

1. Druk op een van de pijltoetsen om het beeld met 5 graden in die 
richting te roteren.

Een knopinfo toont het cumulatieve totaal van het roteren. 
Als 10 seconden verstrijken nadat u op een pijltoets hebt gedrukt, 
start de knopinfo weer bij 0.

Roteren door invoeren van exacte posities

Typ rotatiewaarden om het volume naar exacte posities te draaien:

• Azimuth (a) [geldige waarden -180 tot 180] - rotatiegraad rechts 
of links rond het midden van het volume.

• Elevation (e) [geldige waarden -90 tot 90] - rotatiegraad vooruit of 
achteruit vanuit het midden van het volume.

• Twist (t) [geldige waarden -180 tot 180] - hellingsgraad rechts of 
links rond het midden van het volume.

• Om te roteren tot een bepaalde waarde, typt u de waarde gevolgd 
door de juiste letter.

Volumemetingen in de 3D-weergave uitvoeren

Om het volume van een 3D-gebied te meten, moet u het gebied eerst 

segmenteren en een oppervlak weergeven.

1. Klik op .

2. Zoek en klik op de anatomie in een MPR-weergave.
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3. Draai de 3D-weergave om te controleren of het oppervlak nauwkeurig 

is gedefinieerd.

4. Gebruik indien nodig de tools in het dialoogvenster om het 

selectiegebied aan te passen.

5. Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzelijst Anatomy (Anatomie) 

om een naam voor het gebied te selecteren.

6. Klik op .

7. Klik in Anatomy Management (Anatomiebeheer) 

met de rechtermuisknop op het gebied en 

selecteer Show Volume (Volume tonen).

TIP: De volumemetingen worden in de 

3D-weergave getoond.

OPMERKING: De gemiddelde HU en de standaardafwijking worden 
weergegeven voor CT-onderzoeken. Voor MRI-onderzoeken worden 
de gemiddelde waarde voor signaalintensiteit en de standaardafwijking 
weergegeven.

3D-vormgeving

Gebruik 3D-vormgeving om de scannertabel of andere artefacten uit de 

3D-weergave te verwijderen.

1. Klik met de rechtermuisknop en selecteer .

2. Teken een contour rond het gebied dat u wilt vormgeven.

3. Klik op de vervolgkeuzelijst Add To (Toevoegen) en selecteer Recycle 

Bin (Prullenbak).

4. Klik op Done (Gereed).

TIP: Gebruik 3D-vormgeving om ook aan andere gebieden objecten 

toe te voegen.
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Knippen in een schuin vlak

Knippen langs orthogonale vlakken geeft niet altijd het beeld dat u wilt. 

Schakel het selectievakje Oblique Trim (Schuin afknippen) in om het 

volume te knippen in een schuin vlak.

1. Schakel het selectievakje Oblique Trim (Schuin afknippen) in.

TIP: Alle gegevens die zich 'dichter bij u' bevinden dan het knipvlak 

worden verwijderd.

TIP: Het selectievakje 3D Box (3D-vak) wordt automatisch 

ingeschakeld en een geel 3D-vak wordt weergegeven 

rond het volume dat de schuine knipvlakpositie aangeeft.

2. Klik en sleep met het draadkruishulpmiddel ingeschakeld om het 

beeld te roteren rond het punt dat wordt aangegeven met het gele 

kruis.

3. Klik op de middelste muisknop en sleep het gele kruis om de rotatie-

as te verplaatsen.

4. Klik op de middelste muisknop en sleep het volume om het vlak te 

roteren.

5. Klik op de rechtermuisknop en sleep om het knipvlak naar voren of 

naar achteren te verplaatsen.

TIP: Knippen in fly-through-weergaven. Om het deel te tonen dat in 

fly-throughweergaven is geknipt, schakelt u naar een 5-omhoog 

Viewer-vensterformaat en stelt u de bovenste 3D-weergave in op 

de modus Reverse View (Weergave omkeren).

TIP: Om weer het volledige volume weer te geven nadat u het in een 

schuin vlak hebt geknipt, schakelt u het selectievakje Oblique 

Trim (schuin afknippen) uit.
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Ruisonderdrukking 

Filter ruis uit beelden met Denoising (Ruisonderdrukking).

OPMERKING: Controleer of u de originele beelden weergeeft zonder 
ruis door te schakelen tussen het primaire beeld en het beeld zonder 
ruis.

• Nadat u een filter voor ruisonderdrukking hebt toegepast, drukt u 

op D om te schakelen tussen het beeld zonder ruis en het beeld 

waarop geen filter is toegepast.

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Denoising 

(Ruisonderdrukking) om het menu weer te geven. 

2. Selecteer een vooraf ingestelde filter.
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3. Selecteer Presets (Voorinstellingen) om een nieuwe voorinstelling te 

maken.

a. Selecteer een voorinstelling die u als sjabloon voor een nieuwe 
voorinstelling wilt gebruiken.

b. Pas in de Denoising Preset Editor (Editor voorinstellingen 
ruisonderdrukking) de instellingen Smoothness (Vloeiendheid) 
of Contrast aan.

c. Klik op New (Nieuw).

d. Geef de voorinstelling desgewenst een andere naam.

e. Om de mate van ruisonderdrukking te bewerken, selecteert 
u Advanced (Geavanceerd) en kiest u een waarde in de 
vervolgkeuzelijst.

f. Klik op OK.

4. Een aangepaste (door de gebruiker gemaakte) voorinstelling 

bewerken:

OPMERKING: Om een voorinstelling te bewerken, maakt u een 
nieuwe voorinstelling op basis van een vooraf gedefinieerde 
voorinstelling.

a. Selecteer de voorinstelling.

b. Pas in de Denoising Preset Editor (Editor voorinstellingen 
ruisonderdrukking) de instellingen Smoothness (Vloeiendheid) of 
Contrast aan.

c. Klik op Save (Opslaan).
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5. Om de filterinstellingen interactief te wijzigen in de MPR-weergave, 

selecteert u Interactive (Interactief).

a. Sleep de cursor in de weergave met de S/C-waarde (vloeiendheid/
contrast) als leidraad.

TIP: Het gebied in het gele vak wordt interactief gewijzigd terwijl u de 

cursor verplaatst.

b. Laat de muisknop los om de waarde voor ruisonderdrukking in te 
stellen.

c. Selecteer een andere tool, zoals Crshair (Draadkruis) om 
interactief instellen van ruisonderdrukking af te sluiten.

6. Om de interactieve instellingen op te slaan als nieuwe voorinstelling, 

selecteert u Save As (Opslaan als).

a. Pas in de Create New Filter Editor (Editor nieuw filter maken) 
de instellingen Smoothness (Vloeiendheid) of Contrast aan.
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b. Om de mate van ruisonderdrukking te bewerken, selecteert 
u Advanced (Geavanceerd) en kiest u een waarde in de 
vervolgkeuzelijst.

c. Klik op OK.

7. Om een batch met beelden in het geselecteerde orthogonale vlak te 

exporteren als nieuwe serie, selecteert u Save New Series (Nieuwe 

serie opslaan).

Zichtbaarheidsinstellingen wijzigen

Zichtbaarheidsopties bepalen hoe 3D-beelden worden weergegeven bij 

segmentatie van gebieden. Pas zichtbaarheidsopties toe op alle gebieden 

of op een enkel gebied.

Een zichtbaarheidsschema toepassen op alle gebieden:

•Klik op een van de vooraf ingestelde 

zichtbaarheidsopties of klik op de vervolgkeuzepijl om 

een venster met extra opties weer te geven.
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De kleur van een enkel gebied wijzigen:

1. Selecteer het gebied in de lijst Anatomy 

Management (Anatomiebeheer).

2. Klik op de vervolgkeuzelijst Options 

(Opties).

3. Selecteer Change Colors (Kleuren wijzigen).

4. Dubbelklik op een voorinstelling.

OF

Klik op  om een keuze te maken in een menu met 

kleurovergangen of effen kleuren.

Instellingen voor venster/niveau toepassen op een enkel 
gebied:

1. Selecteer het gebied in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

2. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens 

op .

3. Klik en sleep in de weergave om de instellingen voor venster/niveau 

voor het gebied aan te passen.
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Een aangepaste voorinstelling voor een gebied maken:

1. Selecteer het gebied in de lijst Anatomy Management 

(Anatomiebeheer).

2. Klik op de vervolgkeuzelijst Options (Opties). 

3. Selecteer Edit Opacity & Colors (Opaciteit en kleuren bewerken).

4. De kleuren voor HU-waarden aanpassen:

• Klik op  en selecteer een vooraf gedefinieerde 

kleurenovergang.

• Klik op een vakje langs de kleurenbalk (let op de HU-waarde 

voor dat punt in de rechterbovenhoek) en kies een kleur voor 

de HU-waarde in het palet.

• Dubbelklik langs de curve om een nieuw vak toe te voegen aan de 

kleurenbalk.

• Klik met de rechtermuisknop op een vierkantje in de kleurenbalk en 

selecteer Apply Color to All (Kleur op alle toepassen) om die kleur 

toe te passen op het hele HU-waardenbereik.

5. Klik op  om uw instellingen als voorinstelling op te slaan.
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Belichtingsopties gebruiken

Belichting verlicht een beeld zodat u dit duidelijker kunt zien. 

1. Klik op  om het menu Lighting (Belichting) weer te geven.

2. De achtergrondkleur wijzigen:

a. Selecteer 3D Background Color (3D-achtergrondkleur).

b. Kies een kleur in het kleurenpalet.

3. Selecteer Lighting Options (Belichtingsopties) om de belichting te 

wijzigen.

7

2

1

3

4

5

6

8

Toelichting Beschrijving
1 Bedieningselement Light 

Direction (Belichtingsrichting) - 
Versleep de witte stip om de 
richting van de lichtbron aan te 
passen.

2 Vervolgkeuzemenu Light 
Properties (Eigenschappen 
belichting) - Selecteer een 
belichtingsoptie.

3 Schuifregelaar Ambient 
(Omgeving) - Pas het 
omgevingslicht aan.

4 Schuifregelaar Diffuse (Diffuus) - 
Pas het diffuse licht aan.

5 Schuifregelaar Specular 
(Weerspiegeling) - Pas het 
weerspiegelende licht aan.

6 Vervolgkeuzemenu Projection 
(Projectie) - Selecteer een optie 
voor de field of view.

7 Knop OK - Accepteer de 
wijzigingen.

8 Knop Cancel (Annuleren) - 
Annuleer de wijzigingen.
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Het field of view (FOV) wijzigen

Verander het FOV in het vervolgkeuzemenu Projection (Projectie) in het 

menu Options (Opties).

In de modus Orthographic (Orthografisch) wordt de weergave getoond 

alsof de lijnen van het object loodrecht op het projectievlak staan.

In de andere modi is perspectief toegepast op de objectlijnen, waardoor 

verder afgelegen delen van het object kleiner lijken.

• Orthographic (Orthografisch) — weergave zonder toegepast 

perspectief

• Telephoto (Telefoto) — perifere beeldgegevens uit de weergave 

verwijderen

• Moderate (Gematigd) — weergave met een grotere field of view 

dan telefoto

• Wide Angle, Very Wide Angle, Ultra Wide Angle (Groothoek, 

zeer grote hoek, ultragrote hoek) — weergave met brede FOV's

OPMERKING: Specifieke, beschikbare opties worden gekoppeld aan 
het protocol dat is gekozen in het venster Gallery (Galerij). De initiële 
instelling wordt bepaald door de weergave die u kiest. De breedte 
van de field of view (in graden) wordt vermeld in het menu voor elke 
weergaveoptie. 

OPMERKING: Als u Orthographic (Ortografisch) selecteert in de 
vervolgkeuzelijst Projection (Projectie), en u een 3D-weergave 
verandert in Fly through-modus, wordt de lijst Projection (Projectie) 
automatisch gewijzigd in een perspectiefoptie.

• Als u de field of view verandert wanneer u zich in Fly Through-

modus bevindt, leidt dit tot een significante verandering in de 

weergave van het volume. Door de FOV te verkleinen lijkt het 

volume veel groter. En het vergroten van de FOV zorgt ervoor dat 

het volume veel kleiner lijkt. Als later naar Fly Around-modus wordt 

geschakeld, behoudt het volumebeeld dezelfde grootte als in de 

Fly Through-modus.
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Door volumes navigeren

Gebruik de functie Fly through om door passages in de anatomie te 

navigeren. Selecteer in het venster Gallery (Galerij) een voorinstelling 

met Fly through in de naam.

1. Zorg dat de Viewer-vensterindeling een 3D-weergave bevat.

2. Zoom in en draai de 3D-weergave om het gebied waarin u wilt 

navigeren in het midden van de weergave te plaatsen.

3. Klik op de modusknop in de rechterbenedenhoek 

van de 3D-weergave  totdat hier de modus Fly 

Through verschijnt ,

OF

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Preset Selector 

(Voorinstellingenselector) in het tabblad Analysis 

(Analyse) de optie Flythrough Contrast.

4. Druk op ALT-rechts en klik op het gebied in de 3D-weergave waardoor 

u wilt navigeren.

TIP: Klik in de MPR-weergave op het gebied waarin u wilt beginnen 

met navigeren.

5. Gebruik een van deze methoden om te navigeren:

• Klikken met de rechtermuisknop en slepen

• Het muiswiel rollen

• Druk op ALT-rechts en klik in de weergave langs de passage

• Een sneltoets gebruiken
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TIP: Druk op SHIFT en klik vervolgens met de rechtermuisknop en 

sleep om continu te navigeren.

6. Om te draaien klikt en sleept u in de gewenste richting.

Onderzoek tijdens het navigeren door het lumen een 
doelgebied in de MPR-weergaven.

1. Controleer of het selectievakje Target Nav (Doelnavigatie) op het 

tabblad Visual (Visueel) is uitgeschakeld.

2. Druk op ALT-links, houd ingedrukt en klik op het point-of-interest in de 

3D-weergave.

TIP: Draadkruizen in de MPR-weergaven worden verplaatst naar het 

punt dat u hebt aangeklikt. Het oogpunt in de 3D-weergave 

wordt niet verplaatst. Hierdoor wordt het oogpunt tijdelijk niet 

gesynchroniseerd met de MPR-draadkruizen.

3. Om de MPR- en 3D-weergaven opnieuw te synchroniseren, navigeert 

u naar een nieuwe positie.

Druk op... Om...
> Voorwaarts te navigeren

< Achterwaarts te navigeren

SHIFT > Navigeer vooruit met continu ondersteunde navigatie

SHIFT < Navigeer achteruit met continu ondersteunde navigatie

Pijltoets Een klein stukje van richting veranderen

SHIFT + 
pijltoets

Een groter stukje van richting veranderen

? Spiegel de kijkrichting 180 graden

ALT-links + 
klik

Verplaats het oogpunt. Werkt ook tijdens het creëren van 
een batch.

ALT-rechts + 
klik

Beweeg de kijkrichting. Werkt ook tijdens het creëren 
van een batch.
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Navigeren in dynamisch veranderende schuine MPR-vlakken.

1. Klik op de vervolgkeuzelijst voor MPR-modus en selecteer Oblique 

(Schuin).

2. Navigeren in het volume.

Gebruik de volgende navigatiemethoden:

Methode Stappen
MPR-draadkruis • Klik terwijl  actief is in een MPR-weergave.

Kegel van de 
FOV

1. Klik op .

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Projection 

(Projectie) een andere weergaveoptie dan 

Orthographic (Ortografisch).

TIP: Hoe breder de hoek, des te groter de 

kegel.

3. Schakel het selectievakje Field of View onder 

Display Options (Beeldopties) op het tabblad 

Visual (Visueel) in.

TIP: Om het oogpunt van de kegel te wijzigen, 

klikt u op , en klikt u in de MPR-

weergave.

TIP: Om de richting van de kegel te wijzigen, 

klikt u op , drukt u op ALT-links en klikt 

u in de MPR-weergave.
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3D-draadkruis 1. Een 5-omhoog Viewer-vensterformaat 

selecteren

2. Wijzig de bovenste 3D-weergave in de modus 

Fly Around (Rondom).

3. Schakel op het tabblad Visual (Visueel) in het 

gebied View Options (Weergaveopties) het 

selectievakje 3D Crosshair (3D-draadkruis) in.

4. Navigeer door de onderste 3D-weergave.

TIP: De 3D-draadkruizen in de bovenste 

3D-weergave worden verplaatst wanneer 

u in de onderste 3D-weergave navigeert.

Weergave 
omkeren

1. Selecteer een 5-omhoog Viewer-

vensterformaat.

2. Wijzig de bovenste 3D-weergave in de modus 

Reverse view (Weergave omkeren). 

3. Navigeer door de onderste 3D-weergave.

TIP: De bovenste 3D-weergave wordt 

weergegeven vanaf hetzelfde punt als de 

onderste weergave, alleen omgekeerd.

Methode Stappen
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Beeldbatches en films
Maak batches van 2D-, MPR- en 3D-beelden. Batches kunnen worden 

afgedrukt of worden opgeslagen op een DICOM-server. Net als 

snapshots worden ze opgeslagen in het venster Report (Rapport). 

Maak van beeldbatches digitale films.

Toegang tot batchinstellingen

U krijgt toegang tot batchinstellingen in het snelmenu of met de knop 

More Options (Meer opties) op het tabblad Batch. Het dialoogvenster 

Batch Settings (Batchinstellingen) bevat de tabs Size (Formaat), Movie 

(Film) en Curved MPR (Gebogen MPR).

Batchinstellingen - snelmenu

Met de batchinstellingen in het snelmenu 

kunt u batchinstellingen wijzigen zonder dat 

u het tabblad Batch hoeft te openen. 

• Klik met de rechtermuisknop en 

selecteer Batch Settings 

(Batchinstellingen) om het 

dialoogvenster Batch Settings 

(Batchinstellingen) te openen. 
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Batchinstellingen - knop More Options 
(Meer opties)

1. Selecteer in het tabblad Batch de knop 

More Options (Meer opties) om het 

dialoogvenster Batch Settings 

(Batchinstellingen) te openen. 

• Het tabblad Size (Formaat) bevat 

bestaande instellingen voor het 

uitvoerformaat van de batch.

TIP: Er zijn afzonderlijke opties voor plakken 

en 3D-batches. Het vak Batch Output 

Size (Uitvoerformaat batch) bevat de 

waarde 3D of Slice (Plak).

• In het tabblad Movie (Film) kunt u 

bestaande filminstellingen bekijken 

en bewerken.
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• In het tabblad Curved MPR (Gebogen MPR) kunt u de 

stapgrootte (graden), het aantal gegenereerde beelden en de 

rotatiehoek voor een automatisch gebogen MPR-batch wijzigen 

die via het snelmenu kan worden geopend.

2. De optie Save Settings as default (Instellingen opslaan als 

standaard) slaat alle gewijzigde instellingen op voor toekomstige 

Vitrea-sessies. Instellingen die u niet opslaat, zijn alleen in de huidige 

sessie beschikbaar. 

3. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

TIP: Klik op Cancel (Annuleren) om terug te gaan naar de gewijzigde 

instellingen. 

Batches annoteren

Voeg een seriebeschrijving toe die 

wordt weergegeven in de 

Findings Tray (Bevindingenvak) en 

op het moment dat de batch 

wordt geëxporteerd.

1. Typ een waarde in het veld 

Series description (Seriebeschrijving).

OF

Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst.

Voeg een voorblad met label toe aan de voorkant van een batch of film.
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2. Schakel het selectievakje Show cover image with label 

(Toon voorbladbeeld met label) in.

3. Voeg een waarde aan het veld toe.

OF

Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst.

OPMERKING: Gebruik correcte en passende informatie voor labels van 
seriebeschrijvingen en voorbladen.

Gescripte MPR-batches maken

Maak een bladerbatch met MPR-beelden op basis van geselecteerde 

instellingen.

1. Stel de MPR-weergave in het Viewer-venster in zoals u de beelden in 

de batch wilt weergeven.

TIP: Gescripte MPR-batches zijn alleen beschikbaar in ortogonale 

modus.

2. Selecteer het tabblad Batch.

3. Selecteer in het gebied Scripted Batch 

(Gescripte batch), onder MPR Scroll 

(MPR bladeren), een van de MPR-vlakken.

TIP: De andere twee vlakken bevatten 

referentielijnen naar de plakken van de 

batch.

4. Selecteer een bladerrichting onder Direction (Richting).

5. Pas de Step Size (Stapgrootte) of het 

Number of Images (Aantal beelden) aan. 

De referentielijnen op de andere twee 

vlakken worden overeenkomstig aangepast.
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TIP: In ortogonale of schuine MPR-weergaven, bevatten de andere 

twee vlakken referentielijnen naar de plakken van de batch.

6. Om het begin- en eindpunt van de batch te herplaatsen, klikt u op de 

referentielijnen aan het begin of het eind en sleept u deze naar een van 

de andere weergaven.

VOORBEELD U maakt een batch van de coronale weergave. Klik op de 
referentielijnen aan het begin of het eind van de axiale of sagittale 
weergave en sleep deze om de batch te bewerken. De batch wordt 
gemaakt in de coronale weergave.

7. Om de batch of film te anonimiseren, schakelt u het selectievakje 

 uit.

8. Klik op  om een batch te maken die wordt opgeslagen in het 

venster Report (Rapport).

OF

Klik op  om een digitale film te maken die wordt opgeslagen in 

het venster Report (Rapport).

9. Om de instellingen voor kwaliteit, afspelen en doorlopend voor films 

aan te passen, klikt u op .

TIP: Zodra u op een van de uitvoerknoppen hebt gedrukt, wordt een 
voorbeeld van de batch weergegeven in een apart venster.

Handmatige 2D- en MPR-batches maken

Om batches te maken van 2D-beelden, delen van MPR-beelden of 
schuine of gebogen MPR-weergaven, maakt u een handmatige batch.

1. Stel de 2D- of MPR-weergave in het Viewer-venster in zoals u de 
beelden in de batch wilt weergeven.

2. Selecteer het tabblad Batch.

TIP: De knop  wordt automatisch geactiveerd.
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3. Blader in de weergave voor de batch naar het beginpunt.

4. Klik in de weergave.

TIP: Er verschijnt een groen vinkje in de weergave.

TIP: De knop  wordt automatisch geactiveerd.

5. Blader naar het eindpunt.

6. Klik in de weergave.

TIP: In ortogonale of schuine MPR-weergaven, bevatten een of beide 
andere weergaven referentielijnen naar de plakken van de batch.

7. Om het begin- en eindpunt van de batch te herplaatsen, klikt u op de 
referentielijnen aan het begin of het eind en sleept u deze naar een van 
de andere weergaven.

VOORBEELD U maakt een batch van de coronale weergave. Klik op 
de referentielijnen aan het begin of het eind van de axiale of sagittale 
weergave en sleep deze om de batch te bewerken. De batch wordt 
gemaakt in de coronale weergave.

8. Pas desgewenst de schuifregelaars Step Size (Stapgrootte) of het 

Number of Images (Aantal beelden) aan.

9. Om de batch of film te anonimiseren, schakelt u het selectievakje 

 uit.

10. Klik op  om een bewerking te annuleren en opnieuw te 

beginnen.

OPMERKING: Als u de batch wist, wordt alles gewist, inclusief 
seriebeschrijvingen en labels voor voorbladen.

11. Klik op  OF .
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Gescripte 3D-batches maken

Maak een roterende batch met 3D-beelden op basis van geselecteerde 

instellingen.

1. Stel de 3D-weergave in het Viewer-venster in zoals u de beelden in de 

batch wilt weergeven.

TIP: Gescripte 3D-batches zijn alleen beschikbaar in de modus fly-

around en POI.

2. Selecteer het tabblad Batch.

3. Selecteer in het gebied Scripted Batch 

(Gescripte batch) onder 3D Rotation 

(3D-rotatie) de mate van rotatie.

4. Selecteer een draairichting onder Direction 

(Richting).

5. Om de batch of film te anonimiseren, schakelt u het selectievakje 

 uit.

6. Klik op  OF .

Handmatige 3D-batches maken

Maak voor 3D-rotaties in diverse richtingen of voor fly-throughs een 

handmatige batch. Selecteer beelden voor het beginpunt, tussenpunt 

en eindpunt, en Vitrea voegt er beelden tussenin om vloeiende 

overgangen te maken.

1. Stel de 3D-weergave in het Viewer-venster in zoals u de beelden in de 

batch wilt weergeven.

2. Selecteer het tabblad Batch.

TIP: De knop  wordt automatisch geactiveerd.
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3. Draai of blader in de 3D-weergave naar het beginpunt.

4. Klik in de weergave.

TIP: Er verschijnt een groen vinkje in de weergave.

TIP: De knoppen  en  worden automatisch geactiveerd.

5. Draai voor rotatiebatches de weergave in de gewenste richting.

OF

Begin voor fly-through batches met navigeren.

6. Klik in de weergave om een tussenbeeld vast te leggen.

7. Schakel voor fly-through batches het selectievakje Auto 3D Via Points 

(Auto 3D via punten) in  om automatisch tussenbeelden 

vast te leggen.

8. Herhaal de stappen 5 en 6 totdat u alle tussenbeelden hebt 

vastgelegd.

9. Klik op .

10. Klik in de weergave.

11. Om de batch of film te anonimiseren, schakelt u het selectievakje 

 uit.

12. Klik op  om een bewerking te annuleren en opnieuw te 

beginnen.

OPMERKING: Als u de batch wist, wordt alles gewist, inclusief 
seriebeschrijvingen en labels voor voorbladen.

13. Klik op  OF .
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Export (Exporteren)

Snapshots en batches automatisch exporteren

U kunt automatisch exporteren gebruiken om uw DICOM-bevindingen op 

te slaan in PACS. Alleen beschikbaar voor VitreaAdvanced.

1. Nadat u uw bevindingen hebt gecreëerd (snapshots of batches) en het 

onderzoek hebt afgesloten, wordt het dialoogvenster Auto-export 

weergegeven.

OPMERKING: De bevindingen worden geëxporteerd in dezelfde 
indeling als waarin ze zijn gemaakt.

2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Group (Groep) de locatie waar u 

de bevindingen naar toe wilt exporteren.

OPMERKING: Als er meerdere locaties zijn van waaruit gegevens in een 
centrale VIMS-locatie worden ingevoerd, bevat het vervolgkeuzemenu 
een lijst met vooraf geconfigureerde groepsontvangstlocaties. 
De geselecteerde groep wordt op grond van de in de originele 
gegevens opgeslagen instellingsnaam, gematched. Als er geen 
match wordt gevonden, vermeldt de lijst de laatst geselecteerde 
groep. De standaardgroep "All" vertegenwoordigt alle mogelijke 
ontvangstlocaties. 
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3. Selecteer een van de volgende opties:

Enkel gebied exporteren als STL

Exporteer een enkel gesegmenteerd gebied als een .stl-bestand.

OPMERKING: Alleen beschikbaar op VitreaWorkstation, Vitrea 
Powerstation en VitreaExtend Host System.

1. Selecteer een gesegmenteerd gebied in 

het gebied Anatomy (Anatomie).

2. Klik met de rechtermuisknop op de 

gebiedsnaam en selecteer Export as 

STL (Exporteren als STL).

Vitrea geeft de volumemetingen voor het geselecteerde gebied weer.

3. Controleer het gesegmenteerde gebied in de MPR- en 3D-weergaven.

Optie Beschrijving
Geselecteerde 
export

Exporteer de geselecteerde snapshots 
en batches.

Exporteer alles Exporteer alle snapshots en batches.

Exit (Afsluiten) Exporteert de bevindingen niet, maar de 
bevindingen blijven op VIMS.

Cancel 
(Annuleren)

Sluit het dialoogvenster Auto Export 
(Automatisch exporteren) zonder 
snapshots of batches te exporteren.
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4. Selecteer de gewenste STL-opties in het dialoogvenster.

5. Klik op Create STL (STL maken).

6. Zoek de locatie van het bestand in het volgende dialoogvenster en klik 

op OK.

Het statusgebied onder in het venster laat de voortgang van de creatie 

van STL's zien.

OPMERKING: De software geeft de gegevens als een volume weer 
waarin alle voxels gelijkelijk zijn gerendeerd, zonder variatie op basis 
van HU-waarde. De STL wordt niet weergegeven als een oppervlak. 
Het uiteindelijke STL-model dat wordt gemaakt kan er anders uitzien 
dan wat is gevisualiseerd in Vitrea. De exportkwaliteit heeft ook invloed 
op hoeveel details worden opgenomen in het uiteindelijke STL-model. 
Controleer het STL-model in een externe STL-viewer.

Meerdere gebieden exporteren als STL

Exporteer meerdere gesegmenteerde gebieden als afzonderlijke 

STL-bestanden.

1. Selecteer onder Anatomy (Anatomie) de optie Show (Weergeven) 

voor elk gesegmenteerd gebied dat u wilt exporteren.
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2. Klik op .

3. Selecteer Export Regions STL 

(Gebieden exporteren als STL).

Vitrea geeft de volumemetingen voor 

de geselecteerde gebieden weer.

4. Controleer het gesegmenteerde gebied in de MPR- en 3D-weergaven.

5. Selecteer de gewenste STL-opties in het dialoogvenster.

6. Klik op Create STL (STL maken).

7. Zoek de locatie van het bestand in het volgende dialoogvenster en klik 

op OK.

Het statusgebied onder in het venster laat de voortgang van de creatie 

van STL's zien.

OPMERKING: De software geeft de gegevens als een volume weer 
waarin alle voxels gelijkelijk zijn gerendeerd, zonder variatie op basis 
van HU-waarde. De STL wordt niet weergegeven als een oppervlak. 
Het uiteindelijke STL-model dat wordt gegenereerd kan er anders 
uitzien dan wat is gevisualiseerd in Vitrea. De exportkwaliteit heeft 
ook invloed op hoeveel details worden opgenomen in het uiteindelijke 
STL-model. Controleer het STL-model in een externe STL-viewer.
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Enkel gebied opnemen in batch voor DICOM-export

Maak een nieuwe serie van slechts één gesegmenteerd gebied. Voxels 

buiten het gesegmenteerde gebied worden 'weggestreept'.

1. Selecteer een gesegmenteerd gebied in 

het gebied Anatomy (Anatomie).

2. Klik met de rechtermuisknop op de 

gebiedsnaam en selecteer Batch 

Segmented Region (Gesegmenteerd 

gebied toevoegen aan batch).

Vitrea geeft de volumemetingen voor het geselecteerde gebied weer.

3. Controleer het gesegmenteerde gebied in de MPR- en 3D-weergaven.

4. Klik op Save Region (Regio opslaan) in het dialoogvenster.

5. Klik in het volgende dialoogvenster op OK.

Vitrea maakt een nieuwe serie die wordt weergegeven in de Study 

Directory (Onderzoeksdirectory). Vandaaruit kunt u de serie exporteren 

naar een DICOM-locatie.

6. Controleer of de uiteindelijke serie is gemaakt zoals verwacht.
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Meerdere gebieden opnemen in batch voor DICOM-export

Maak een nieuwe serie van alleen gesegmenteerde gebieden. Voxels 

buiten de gesegmenteerde gebieden worden 'weggestreept'.

1. Selecteer Show (Tonen) in het gebied Anatomy (Anatomie) voor elke 

gesegmenteerde regio die moet worden opgeslagen.

2. Klik op .

3. Selecteer Batch Segmented Regions 

(Gesegmenteerde gebieden toevoegen aan batch).

Vitrea geeft de volumemetingen voor de 

geselecteerde gebieden weer.

4. Controleer het gesegmenteerde gebied in de MPR- en 3D-weergaven.

5. Klik op Save Region (Regio opslaan) in het dialoogvenster.

6. Klik in het volgende dialoogvenster op OK.

Vitrea maakt een nieuwe serie die wordt weergegeven in de Study 

Directory (Onderzoeksdirectory). Vandaaruit kunt u de serie exporteren 

naar een DICOM-locatie.

7. Controleer of de uiteindelijke serie is gemaakt zoals verwacht.
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Study Viewer
Met de functie Study Viewer kunt u een voorbeeld van gescande beelden 

van CT, MRI, PET, US, CR, DR en secundair vastgelegde beelden 

bekijken.

OPMERKING: RT-onderzoeken worden niet ondersteund in de Study 
Viewer.

Gebruik deze functie om:

• Origineel gescande beelden te bekijken voordat u ze als 

volumebestanden laadt en bekijkt in Vitrea.

• Alle beelden uit een onderzoek te stapelen om snel meerdere series in 

een onderzoek te bekijken

• Snel DICOM-beelden te bekijken

Study Viewer starten vanuit de Study Directory (Onderzoeksdirectory)

1. Klik met de rechtermuisknop op een onderzoek in Study Directory 

(Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer Load (Laden) in Study Viewer. 

TIP: Snapshots, secundair vastgelegde beelden en andere dan CT-, 

MRI- of PET-series kunt u rechtstreeks in de Study Viewer laden 

door te dubbelklikken op de vermelding in de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory).
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Study Viewer starten vanaf het bureaublad

1. Dubbelklik op het pictogram Study Viewer.

2. Selecteer een onderzoek in de browser.

TIP: Een mogelijk pad is bureaublad|VESData|Patients.
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Study Viewer-bedieningselementen

Gebruik de bedieningselementen in Study Viewer om het gescande beeld 

aan te passen.

Study Viewer-beeldbedieningsfuncties

• Om het beeld naar links te draaien, klikt u op .

• Om het beeld naar rechts te draaien, klikt u op .

1

2

3

4

# Beschrijving
1 Beeldbedieningsfu

ncties
2 Bedieningselemen

ten cine-modus
3 Tools muisfuncties
4 Beeldopties en 

Help
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• Om het beeld verticaal te draaien, klikt u op . 

• Om de grijswaarden van het beeld om te keren, klikt u op .

• Om naar volgende of vorige serie in de stack te cinen, klikt u op een 

van de .

• Om naar het volgende of vorige getagde beeld (beeld met getekende 

meting) te gaan, klikt u op een van de .

• Om het bovenste of onderste beeld van de beeldenstack te 

verplaatsen, klikt u op een van de 

• Om de venster/niveau-waarde te wijzigen, klikt u op  

en selecteert u een voorinstelling in de lijst.

OF

Typ nieuwe waarden in de tekstvakken.

• Om metingen te tonen of te verbergen, schakelt u het selectievakje 

Measurements (Metingen) in of uit. 

• Om patiëntgegevens te tonen of te verbergen, schakelt u het 

selectievakje Patient Information (Patiëntinformatie) in of uit. 

Study Viewer-bedieningselementen voor 
de cine-modus

• Om automatisch vooruit te bladeren door een serie, klikt u op .

• Om automatisch achteruit te bladeren door een serie, klikt u op .

• Om te stoppen met bladeren, klikt u op .

• Om de uitkomst van automatisch bladeren te bepalen, 

selecteert u een optie:

• Loop (Lus) - bladeren van begin tot eind en vervolgens 

weer aan het begin starten.
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• Swing (Heen en terug) - bladeren van begin tot eind en vervolgens 

vanaf het eind naar het begin.

• Once (Eenmaal) - eenmaal bladeren van begin tot eind.

Study Viewer-muisfuncties

Alle drie de muisknoppen hebben een functie die wordt geactiveerd als u 

op de desbetreffende knop in de weergave drukt.

De standaard functietoewijzing is:

• Links - venster/niveau

• Midden - meting

• Rechts - handmatige cine

Toegewezen functies aan muisknoppen wijzigen

1. Klik op de linker, middelste of rechter muisknop in het Study Viewer-

bedieningspaneel.

2. Klik op de gewenste knop.

TABEL 1. Study Viewer-muisfuncties

Functie Beschrijving
Handmatige cine

Venster/niveau

Meten

Pannen

Zoomen
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Muiswiel

Rol het muiswiel om handmatig door de beelden te cinen.

Study Viewer-beeldopties en Help

Venster voor aangepaste weergave

Wijzig de kopteksten die in het venster worden weergegeven.

1. Klik op .

2. Selecteer een kopteksttag en sleep deze naar een van de vier panelen 

die de hoeken van de weergave aangeven.

3. Klik op OK.

DICOM

• Klik op  om de DICOM-tags voor het huidige beeld weer te 

geven.

Study Viewer Help

• Klik op  om de online Help voor Study Viewer weer te geven.

Study Viewer-sneltoetsen

Druk op: Om:
ALT-TAB Schakelen tussen Study Viewer en Vitrea
HOME Naar het eind van de stack gaan
END Naar het begin van de stack gaan
PIJL OMHOOG Naar de volgende plak in de stack gaan
PIJL OMLAAG Ga naar de vorige plak in de stack gaan
PAGE UP Naar het begin van de volgende serie in de stack gaan
PAGE DOWN Naar het begin van de vorige serie in de stack gaan
ESC Automatisch cinen annuleren
F1 Online Help weergeven
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Bevindingen distribueren 

Inhoud
• Overzicht bevindingen distribueren

• Het venster Report (Rapport)

• Het venster Review (Beoordelen) (alleen VitreaWorkstation)

Overzicht bevindingen 
distribueren

VitreaAdvanced slaat snapshots, batches en films die u maakt op in het 
venster Report (Rapport). In het rapportvenster:

• kunt u rapporten maken, opslaan, afdrukken, publiceren/plaatsen of 
kopiëren met tot wel 24 patiëntbeelden per pagina.

• wordt gebruik gemaakt van protocolspecifieke sjablonen met 
bewerkbare tekstvelden.

• worden beeldbatches en digitale films toegevoegd.

• worden pijlen, annotaties en commentaar aan het rapport 
toegevoegd.

• Gebruik snapshots om een vorige workflow naar het Viewer-venster 
te herstellen.

• Sla de snapshots of batches op naar een DICOM-apparaat in het 
netwerk of PACS.
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Open de onderstaande functies vanuit het venster Report (Rapport):

• Een lijst met bevindingen waarmee u de hele lijst van te beoordelen 
snapshots op basis van workflow kunt beoordelen en selecteren,

• Een set van protocol-specifieke rapportsjablonen inclusief 
tekstpagina's met tekstvelden die geselecteerd en bewerkt 
kunnen worden,

• Hulpmiddelen voor het selecteren van snapshots, werken met 
snapshots, toevoegen van pagina's aan het rapport en werken met 
rapporten. 
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Het venster Report (Rapport)
Vitrea slaat snapshots, batches en films die u maakt op in het venster 

Report (Rapport). Van hieruit kunt u rapporten maken en distribueren.

Toelichting Beschrijving
1 Bevindingenlijst

2 Knoppen Filteren

3 Vak Findings (Bevindingen)

4 Knoppen Bevindingenbeheer

5 Snelmenu Findings Management 
(Bevindingenbeheer)

6 Lay-outs voor sjablonen

7 Sjabloonknoppen

8 Rapport

9 Rapporttools en navigatieknoppen

10 Rapportdistributieknoppen

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Bevindingenlijst

Klik op een regel in de lijst Findings (bevindingen) 

om snapshots, batches en films te filteren die worden 

weergegeven in het vak.

Filterknoppen

Gebruik de filterknoppen voor snapshots 

om een snapshot weer te geven die zich 

momenteel wel of niet in het rapport bevindt.

Vak Findings (Bevindingen)

Geeft miniatuurbeelden weer van snapshots, batches en films. 

1. Om een bevinding te selecteren, klikt u op het miniatuurbeeld. 

TIP: Om meer dan één bevinding te selecteren, drukt u op CTRL en 

klikt u op de miniatuurbeelden.

OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  is weergegeven, 
kunnen niet worden hersteld.

2. Dubbelklik op het snapshot om een groter beeld van een bevinding te 

bekijken.

Klik op: Om:
alle miniaturen voor snapshots, batches en films van de 
patiëntstudie te tonen.

alleen snapshots, batches of films te tonen die op dit 
moment niet opgenomen zijn in het rapport.

alleen snapshots, batches of films te tonen die op dit 
moment opgenomen zijn in het rapport.
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3. Om een film te bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur voor de film of 

klikt u op de filmlink.

4. Om een batch met beelden te bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur 

van de batch en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop en 

versleept u het beeld.

Knoppen Findings Management (Bevindingenbeheer)

Gebruik de knoppen Findings Management (Bevindingenbeheer) om 

bevindingen te distribueren.

Klik op: Om:
Een workflow te herstellen naar het Viewer-venster. 
De snapshotworkflow wordt hersteld.

OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  is 
weergegeven, kunnen niet worden hersteld.

De geselecteerde snapshot, batch of film te verwijderen.

De geselecteerde snapshot of de geselecteerde batch te 
exporteren naar de bestemming.
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AFBEELDING 1. Bevindingen exporteren 

1

2

4

3
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Toelichting Beschrijving
1 Lijst Series: een lijst met de geselecteerde bevindingen 

en de bijbehorende serie-informatie. Bevindingen 
worden vermeld in de volgorde waarin ze zijn 
geselecteerd.

TIP: Klik op een kopje om de lijst per veld te 

sorteren.

Om de volgorde van de te exporteren series te wijzigen, 
selecteert u een seriebeschrijving en sleept u deze 
omhoog of omlaag.

Om de seriebeschrijving te hernoemen, dubbelklikt u op 
een serienaam en voert u een nieuwe beschrijving in. 
Klik op Update (Bijwerken) wanneer u klaar bent.

2 Het vak Export to: (Exporteren naar) geeft een 
meerkeuzelijst weer van de exportbestemmingsservers.

Vink het selectievakje aan voor de juiste 
bestemming(en).

Vink het selectievakje in de kop aan om alle vermelde 
bestemmingen te selecteren.
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3 Exportopties:

TIP: Om het volledige paneel met exportopties 

weer te geven, klikt u op  rechts van de 

titelbalk Export Options (Exportopties).

Change all series descriptions (Alle 
seriebeschrijvingen wijzigen) — verander de 
seriebeschrijvingen voor alle series in de serielijst. 
Dit mag leeg worden gelaten.

Export as a separate series (Als een afzonderlijke 
serie exporteren) — exporteer geselecteerde snapshots 
en batches in de lijst Series als afzonderlijke items. 
Hierdoor wordt de seriegroepering niet gewijzigd. Dit is 
de standaardoptie.

Export as a single series (Als een enkele serie 
exporteren) — exporteer alle geselecteerde snapshots 
en batches als één enkele groep met dezelfde serie-id.

Export by clinical application (Exporteren per 
klinische toepassing) — exporteer elk geselecteerd 
snapshotbeeld of batch gegroepeerd volgens het 
protocol waarmee de snapshot/batch is gemaakt. 
Elke groep is één enkele serie met dezelfde serie-id.

Bijvoorbeeld: alle bevindingen die zijn gecreëerd met het 
CT-protocol Vascular: Renal (vasculair: renalis) worden 
gegroepeerd in één enkele serie en alle bevindingen die 
zijn gecreëerd met het CT-protocol Vascular: Aorta 
(vasculair: aorta) worden gegroepeerd in een andere 
serie.

Export Images with annotations (Beelden met 
annotaties exporteren) — exporteert beelden inclusief 
annotaties (linialen, hoeken, pijlen, labels, etc.). Dit wordt 
toegepast op elk bewijs en maakt van de snapshots 
secundaire opnamen. De snapshots kunnen worden 
hersteld.

Toelichting Beschrijving
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Opgeslagen beelden en workflows herstellen

Vanuit het venster Report (Rapport) kunt u een snapshot van het 

momenteel geladen volume naar het Viewer-venster herstellen. Of vanuit 

de Study Directory kunt u een snapshot voor een niet meer geladen 

volume rechtstreeks vanuit het voorbeeldvenster herstellen. Gebruik deze 

functie om voor nader onderzoek terug te keren naar een opgeslagen 

beeld.

LET OP: Controleer de nauwkeurigheid van alle contouren en bevestig alle 
afmetingen wanneer u snapshots van eerdere softwareversies herstelt die 
zijn gemaakt door middel van gebiedsbewerking.

Bij het herstellen van een opgeslagen beeld naar het Viewer-venster, 

wordt de “workflow” ook hersteld. De workflow omvat beelden van het 

patiëntvolume en de status van het Viewer-venster ten tijde van het 

opslaan van het beeld, waaronder:

• Geselecteerde protocol en voorinstelling

• Visuele instellingen op het moment dat u de snapshot maakte

• Viewer-vensterindeling

• 3D of MPR-modus

• Alle etiketten, linialen en pijlen

• Alle segmentatie of resultaten van calciumscore

4 Beeldopties:

OPMERKING: Snapshots die worden geëxporteerd 
met een van deze opties kunnen niet worden 
hersteld.

Force conversion to monochrome (Conversie naar 
monochroom afdwingen) — converteert snapshots en 
batches naar monochroom met grijstinten. 

Reduce size of DICOM files (Grootte van DICOM-
bestanden reduceren) — verwijdert privétags en 
reduceert de grootte van de bestanden. 

Toelichting Beschrijving
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OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  is weergegeven, 
kunnen niet worden hersteld.

OPMERKING: Batches en films kunnen niet worden hersteld.

OPMERKING: Om een snapshot te herstellen dat is opgeslagen met 
behulp van een gelicentieerde optie, moet een licentie voor die optie 
beschikbaar zijn.

OPMERKING: Herstel alleen workflows uit snapshots die opgeslagen 
zijn voor het momenteel geladen volume. Als u probeert een snapshot 
van een volume te herstellen dat niet geladen is, wordt u gevraagd om 
het volume eerst te laden.

Snelmenu Findings Management (Bevindingenbeheer)

Gebruik het snelmenu onder de rechtermuisknop om diverse taken uit te 

voeren.

Selecteren: Om:
Add All (Alles 
toevoegen)

Alle snapshots automatisch aan het eind van uw 
rapport te plaatsen, of druk op CTRL en klik om 
snapshots te selecteren en naar het 
rapportsjabloon te slepen.

Select All (Alles 
selecteren)

Alle snapshots in het vak Findings (Bevindingen) te 
selecteren.

Delete 
(Verwijderen)

De geselecteerde snapshot, batch of film te 
verwijderen.

Export 
(Exporteren)

Snapshots naar een bestemming te exporteren.
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Lay-outs voor sjablonen

Selecteer een tabblad om de diverse sjabloontypen weer te geven: 

Images (Beelden), Worksheets (Werkbladen) en Full Reports (Volledige 

rapporten). Gebruik het gebied Templates (Sjablonen) om algemene en 

protocolspecifieke rapportsjablonen te selecteren. 

Selecteer het tabblad Images (Beelden) om een lay-out voor de beelden 

te selecteren. 

Preview 
(Voorbeeld)

De geselecteerde snapshot of de geselecteerde 
batch of film te bekijken.

Restore 
(Herstellen)

Een workflow te herstellen naar de status van het 
Viewer-venster toen de snapshot werd genomen.

Series Description 
(Seriebeschrijving)

De seriebeschrijving te wijzigen.

Save as 
(Opslaan als)

Alleen VitreaWorkstation - 
het bestand op te slaan in een 
bepaalde indeling. 

Selecteren: Om:
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Selecteer het tabblad Worksheets (Werkbladen) om een werkbladsja-

bloon te selecteren. De werkbladen zijn een rapport van één pagina.

TIP: Selecteer het werkbladsjabloon dat geschikt is voor het 

onderzoek waaraan u werkt. Selecteer bijvoorbeeld het CA 

Score-werkblad voor het scoren van calcium met VScore.

Selecteer het tabblad Full Reports (Volledige rapporten) om een 

specifiek rapportsjabloon te selecteren.

OPMERKING: Het sjabloon Full Cardiac (Uitgebreid cardiaal) bevat een 
uitgebreid rapport van CA-score, CFA en kransslagaderen.

Sjabloonknoppen

Gebruik de sjabloonknoppen om pagina's in het rapport te wijzigen of 

pagina's aan het rapport toe te voegen.

Klik op: Om:
Een nieuwe pagina van de geselecteerde sjabloon toe te 
voegen aan het einde van het rapport.

Het huidige rapport te vervangen door de geselecteerde 
sjabloon/lay-out.
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Het rapport maken

Maak het rapport in het venster Report (Rapport).

1. Selecteer het tabblad Images (Beelden) in het onderdeel Templates 

(Sjablonen).

2. Selecteer een sjabloon en klik op Add (Toevoegen).

De inhoud van de sjabloon Report (Rapport) naar het 
Windows-klembord te kopiëren. De inhoud in een Word-
document of een ander tekstprogramma (e-mail, 
rapportagetoepassing van derden) te plakken.

OPMERKING: Microsoft Word moet zijn 
geïnstalleerd om de inhoud in een Word-document 
te plakken.

Klik met de 
rechtermuisk
nop en 
selecteer 

Een nieuw rapport te maken, een nieuwe pagina van de 
geselecteerde sjabloon in te voegen voor of na de 
weergegeven rapportpagina, of een pagina aan het eind 
toe te voegen. 

Klik op: Om:
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3. Om snapshots, batches of films toe te voegen sleept u de miniatuur 

naar een beeldgebied van het rapport.

TIP: Om een beeld in een van de kaders te vervangen, sleept u er een 

andere miniatuur bovenop en laat u deze los.

OPMERKING: Als u een beeld in een kader plaatst, moet u erop letten 
dat de marges geen belangrijke informatie afkappen, zoals anatomie 
of meetwaarden.

4. Om tekstgebieden toe te voegen aan het rapport, klikt u op het ab-

label , typt u nieuwe tekst in en drukt u op Enter.

5. Om tekstgebieden in het rapport te bewerken, klikt u op een tekst met 

een vierhoek en typt u nieuwe tekst in.

Rapporttools

Gebruik de knoppen voor rapporttools voor het 

opslaan, herstellen of annoteren van een rapport.

Klik op: Om:
Een concept van het rapport op te slaan.

Een opgeslagen conceptrapport te herstellen
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Een conceptrapport opslaan en herstellen

1. Klik op  om de huidige bevindingen op te slaan als een 

conceptrapport.

2. Klik op   om een rapport te herstellen zodat u het kunt bekijken of 

nieuwe bevindingen kunt toevoegen.

3. Om nieuwe bevindingen toe te voegen aan een opgeslagen rapport, 

herstelt u het rapport in het tabblad Report (Rapport). Gebruik het 

tabblad Viewer om nieuwe bevindingen te creëren.

Een rapportpaneel te selecteren.

Een label toe te voegen aan een rapportpaneel.

TIP: Om een label te bewerken, klikt u erop en klikt u 

vervolgens op het tekstvak. Druk op Enter.

TIP: Om een label te verwijderen, klik u erop en drukt 

u vervolgens op DEL.

Een pijl toe te voegen aan een rapportpaneel.

TIP: Om een pijl te verwijderen, klikt u erop.

TIP: Wanneer u de cursor op de pijl plaatst, wordt 

deze geel.

De huidige rapportpagina te verwijderen.

Het geselecteerde beeld van de rapportpagina te 
verwijderen. 

De laatste handeling ongedaan te maken.

De laatst ongedaan gemaakte handeling opnieuw uit te 
voeren.

Klik op: Om:
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TIP: Herstel een rapport voordat u nieuwe bevindingen toevoegt. Als u 

een workflow herstelt vanuit een snapshot, moeten zowel de 

workflowsnapshot als het rapport worden hersteld.

Rapportnavigatie

Gebruik de knoppen voor rapportnavigatie om te navigeren tussen de 

pagina's van een rapport.

Snapshots van meerdere volumes in een rapport invoegen

Nadat u snapshots uit het ene volume voor een patiënt in een rapport 

hebt geplaatst, keert u terug naar de Study Directory, laadt u een nieuw 

volume voor DEZELFDE patiënt-id, maakt u snapshots en plaatst u ze in 

hetzelfde rapport. Hiermee kunt u ook beelden van verschillende volumes 

in hetzelfde rapport plaatsen ter vergelijking.

LET OP: Zorg ervoor dat u weet uit welke volumes de beelden kwamen. 
Als u beelden uit meer dan een volume voor dezelfde patiënt invoegt, zullen 
de koppen in het rapport, indien die er zijn, het volume aanduiden dat u het 
laatst hebt geladen.

• Kies een rapportindeling met een opmerkingenveld en gebruik dit 

om aan te geven uit welk volume de beelden afkomstig zijn. Druk het 

rapport vervolgens af op een PostScript-printer.

OF

Typ annotaties of pijlnotaties direct op beelden in het rapport en druk 

het rapport vervolgens af op een DICOM-printer.

Klik op: Om:
Naar de eerste of laatste rapportpagina te gaan.

Naar de vorige of volgende rapportpagina te gaan.
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OPMERKING: Terwijl u met een onderzoek bezig bent, worden in het 
bevindingenvak snapshots verzameld. Als u klaar bent om een rapport 
te maken, zijn alle snapshots die u voor volumes of series hebt 
opgeslagen in het onderzoek beschikbaar in het bevindingenvak. 
U kunt ze daardoor gemakkelijk aan het rapport koppelen. Als u een 
andere studie (patiënt) laadt of Vitrea opnieuw opstart, wordt het vak 
Findings (Bevindingen) gewist en wordt begonnen met het verzamelen 
van snapshots voor het volgende geladen onderzoek. Dit voorkomt 
dat u per ongeluk beelden van verschillende patiënten in hetzelfde 
rapport plaatst.

Rapportdistributie

Gebruik de knoppen VitreaAdvanced Report Distribution 

(Rapportdistributie) om het rapport te distribueren. 

Klik op Om
Een papieren rapport af te drukken voor distributie.

TIP: Gebruik de knop Preferences (Voorkeuren) 

in het dialoogvenster Print (Afdrukken) om de 

oriëntatie in te stellen op liggend, indien 

gewenst (de sjablonen C1,2 en C1,3 kunnen 

bijvoorbeeld waarschijnlijk beter worden 

afgedrukt in liggende richting).

Het rapport af te drukken naar een DICOM-printer.

Het rapport op het intranet van uw instelling te 
plaatsen.
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Het rapport op te slaan op een DICOM-server.

Het rapport op te slaan op een cd of dvd 
(alleen VitreaWorkstation).

Toelichting Beschrijving
1 Het vak Export to: (Exporteren naar:) geeft een 

meerkeuzelijst weer van de gewenste 
exportbestemmingsservers.

2 Serie-opties:

Series Description (Seriebeschrijving) - Voer in dit 
veld de tekst in die u bij het exporteren wilt gebruiken als 
seriebeschrijving voor alle geselecteerde snapshots/
batches. De standaardbeschrijving voor de serie is de 
beschrijving van de studie.

Klik op Om

1

2
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Aangepaste sjablonen

Pas de tekstgebieden van de rapportsjablonen aan.

1. Klik op een koptekst die 

of tekstgebied dat in een 

vak wordt weergegeven.

2. Voer de nieuwe tekst in.

3. Klik buiten het vak.

TIP: Als u tekst wilt verwijderen, selecteert u de tekst uit de 

vervolgkeuzelijst en klikt u op Delete (Verwijderen).

Bij bepaalde sjablonen kunt u kiezen of u de naam van de instelling en de 

patiëntgegevens in de kopregel wilt weergeven of verbergen.

• Klik op + om de naam van de instelling of de patiëntgegevens weer te 

geven.

• Klik op - om de naam van de instelling of de patiëntgegevens te 

verbergen.

Aangepaste rapportpagina

De standaardrapportpagina kan worden aangepast met de naam, 

het adres en het logo van uw instelling. Neem contact op met uw 

systeembeheerder voor meer informatie.
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Het venster Review (Beoordelen) 
(alleen VitreaWorkstation)

Gebruik het venster Review (Beoordelen) om rapporten te bekijken die op het 
intranet van uw instelling zijn geplaatst. Rapporten die u plaatst op het Vitrea-
Workstation kunnen ook worden bekeken vanaf andere VitreaWorkstations.

1. Selecteer het tabblad Review (Beoordelen).

2. Voer gegevens in zoals patiëntnaam of rapportdatum om bepaalde 
rapporten te zien,
OF

Laat alle velden leeg om alle geplaatste rapporten te zien.

3. Klik op Search (Zoeken).

4. Klik op Review (Beoordelen) naast de patiëntnaam om het rapport te 
bekijken.

TIP: Als het rapport een digitaal filmpje bevat, wordt de film afgespeeld 
als u het rapport bekijkt.

5. Als het rapport meer dan een pagina bevat, klikt u op  

Next (Volgende) of  Previous (Vorige) om andere pagina's 

te bekijken.

Rapporten afdrukken die in het venster Review (Beoordelen) staan

1. Geef in de lijst Reports (Rapporten) het rapport weer dat u wilt 
afdrukken.

2. Klik op Print (Afdrukken) onder aan het venster Review (Beoordelen).

Geplaatste rapporten verwijderen als u ze niet meer nodig hebt

• Klik op Delete (Verwijderen) naast het rapport dat u wilt verwijderen.
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Ortho (uit elkaar weergeven 
van gewrichten) 
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• Elk gebied onderzoeken

• Snapshots maken
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• Tussen actieve volumes schakelen

• Tool botsegmentatie

• Metalen implantaten bekijken

• Metalen implantaten segmenteren
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Overzicht van Ortho
Vitrea biedt veel opties voor het bekijken van verschillende typen 

orthopedische anatomie, van metalen staven en schroeven in de 

wervelkolom tot kunstgewrichten. 

Met Vitrea kunt u ook gewrichten uit elkaar weergeven door middel 

van een eenvoudige vormgevingsmethode.

Ortho - Les

I. Onderzoek selecteren

Laad een orthopedische studie.

Zie de instructies voor uw Vitrea-type (VitreaAdvanced via Data Manager 

(Gegevensbeheer) of VitreaWorkstation) in het hoofdstuk Studie 
selecteren in de VitreaAdvanced-VitreaWorkstation Algemene 
trainings- en referentiegids.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

Volg een van deze procedures:

Gegevensbeheer

• Dubbelklik op de toepassingsminiatuur Musculoskeletal (Musculo-

skeletaal).
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Venster Gallery (Galerij)

1. Selecteer in het venster Gallery (Galerij) het protocol Musculoskeletal 
CT (Musculo-skeletale CT).

De keuzen in de Gallery worden automatisch bijgewerkt.

2. Klik op  naast de voorinstelling 3D Analysis  (3D-analyse).

III. Analyse uitvoeren

Vensterniveau

Gebruik het vensterniveau in het 3D-beeld om zachte weefsels zoals 
spieren of pezen toe te voegen.

1. Klik met de linker- en rechtermuisknop en sleep om vensterniveau 
toe te passen op het 3D-beeld.

2. Sleep naar u toe om met vensterniveau de spier weer toe te voegen.

TIP: Houd dit even vast tot het pictogram Window level 

(Vensterniveau) wordt weergegeven.
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Het gewricht isoleren

3. Klik op  om het beeld te vergroten.

4. Druk op T om de tool Trim (Knippen) te activeren.

5. Klik en sleep de gele lijnen in de MPR's om rondom het gewricht 

te knippen.

Het gewricht uit elkaar weergeven door vormgeving in de MPR

6. Klik met de rechtermuisknop en selecteer .

7. Teken contourlijnen op de 

axiale MPR-beelden rond 

het anatomische 

doelgebied. Bijvoorbeeld 

dijbeenkop, distale deel van 

dijbeen of proximale deel van 

scheenbeen.

Begin aan het ene uiteinde 

en teken contourlijnen 

helemaal tot aan het andere 

uiteinde van de anatomie. Sla een paar plakken over tussen de 

verschillende contourlijnen.

TIP: Teken een contour zodra de anatomie van grootte, vorm of locatie 

verandert.

• Houd de muisknop ingedrukt en sleep om een contour uit de vrije 

hand te maken.

• Klik, laat de muisknop los en sleep om een contour te tekenen die 

de rand van het gebied automatisch probeert te definiëren (op 

basis van HU-eenheden).

TIP: Voor hulp bij het tekenen van de automatische contour klikt u 

langs het gebied om ankerpunten te plaatsen.
200 Ortho (uit elkaar weergeven van gewrichten)
VPMC-13573 A



8. Blader door een paar plakken en herhaal dan stap 7.

OPMERKING: Geïnterpoleerde contouren tussen automatische 
contouren zijn echt geïnterpoleerd en volgen niet 
noodzakelijkerwijs de rand van het gebied. Bewerk geïnterpoleerde 
contouren indien nodig.

9. Ga verder met bladeren en tekenen tot u bij de laatste plak bent 

aangekomen waarmee het gebied wordt weergegeven.

Vitrea geeft automatisch een gekleurd vlak op het 3D-beeld weer.

10. Als u de MPR gemaximaliseerd had, minimaliseert u deze om de 3D-

weergave te kunnen zien.

11. Roteer de 3D-weergave om te controleren of het vlak het gehele 

gebied omvat dat moet worden vormgegeven.

12. Selecteer Bone (Bot) in 

de vervolgkeuzelijst, of typ 

een naam.

Elk gebied onderzoeken

13. Klik met de rechtermuisknop in de lijst Anatomy en selecteer 

Highlight & Tint/MPR (Markeren en arceren/MPR).

14. Roteer het object in de 3D-weergave.

Snapshots maken

15. Klik met de rechtermuisknop en selecteer  (of druk op S) om de 

camera te activeren.

16. Verplaats de cursor naar het beeld en klik.

Snapshots, metingen, linialen, venster/niveau, of segmentatieoptie 

kunnen worden hersteld vanaf de pagina Report (Rapport) of de Study 

Directory.
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IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Exporteer uw bevindingen of maak een rapport.

Zie het hoofdstuk Bevindingen distribueren in de VitreaAdvanced-

VitreaWorkstation Algemene trainings- en referentiegids voor 
instructies over het exporteren van bevindingen, het herstellen van 
de workflow en het maken van rapporten.

Aanvullende procedures

Tussen actieve volumes schakelen

Als u meerdere volumes hebt geladen, kunt u het geselecteerde volume 

omschakelen met behulp van de knoppen voor volumenavigatie onder 

aan het Viewervenster.

• Als u het label op de knop wilt wijzigen voor de momenteel 

geselecteerde knop, klikt u op  en selecteert u een naam of typt 

u een nieuwe naam.
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Tool botsegmentatie

1. Klik in het gebied Segment Anatomy (Anatomie segmenteren) op 

Bone (Bot).

2. Klik in de MPR-weergave op corticaal bot (wit bot).

3. Klik op Keep Bone (Bot behouden).

4. Klik in de sectie Anatomy Segmentation (Anatomiesegmentatie) met 

de rechtermuisknop op het gebied Bone (Bot) en selecteer Rename 

(Naam wijzigen).

5. Typ de naam in het vak New Name (Nieuwe naam).

6. Klik op OK.

Metalen implantaten bekijken

1. Klik in de sectie Visual 

Preset (Visuele 

voorinstelling) op de pijl.

2. Klik in de Preset Selector 

(Voorinstelling kiezen) op 

Bone Implant 

(Botimplantaat).

Metalen implantaten segmenteren

1. Selecteer Base (Basis) in Anatomy Manager 

(Anatomiebeheer).

2. Gebruik Window/level (Venster/niveau) in de 

3D-weergaven tot het zachte weefsel en bot 

zijn verwijderd en alleen het implantaat wordt 

weergegeven.

TIP: Beweeg de muis recht omhoog.
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3. Klik op .

4. Klik op het implantaat in het 3D-beeld.

5. Bekijk het blauwe gebied in de MPR's om te controleren of het 

implantaat volledig gesegmenteerd is. 

6. Klik op meer gebieden of klik op  als dat nodig is.

7. Selecteer Implant (Implantaat) in de vervolgkeuzelijst.

8. Klik op .

9. Klik op Semi Transparent Bone 

 (Halfdoorzichtig bot) in de sectie 

Region Visibility (Zichtbaarheid van gebied).

10. Maak snapshots.
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Softread

Inhoud
• Overzicht van Softread

• Onderzoeken in Softread laden

• Knoppen, tools en bedieningselementen

• Sneltoetsen

• Werken in Softread

• Muisfuncties toewijzen

• Basisworkflow

• Scenario's

• Voorkeuren instellen

• Bevindingen bekijken (belangrijke beelden)

• Softread sluiten
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Overzicht van Softread

LET OP: Om Softread te kunnen gebruiken, moet uw monitor een 
luminantie hebben van minimaal 50 foot-Lamberts. De monitors die bij de 
Vitrea Windows NT- of XP-werkstations worden geleverd, voldoen aan deze 
eis. Vital Images accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor door de 
klant geleverde hardware of voor de kalibratie van de monitor.

De Softread-software is ontworpen voor het bekijken van oorspronkelijke 

2D-beelden in verschillende modaliteiten, zoals CT, MRI, CR/DR/DX, SC, 

US, NM, PET, XA en RF. 

OPMERKING: RT-onderzoeken worden niet ondersteund in Softread.

Met behulp van Softread kunt u de volgende taken uitvoeren:

• Een serie bekijken in 2D

• Meerdere series voor meerdere patiënten naast elkaar vergelijken
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• Als film afspelen, venster/niveau aanpassen, pannen, zoomen

• 90 graden linksom of rechtsom draaien, grijsschaal omkeren

• Lineaire en polygonale linialen maken, hoeken meten en ROI's 

omtrekken

• Overschakelen naar Vitrea om een 3D-volume te onderzoeken 

(als er een is voor de serie)

• Beelden in grijsschaal bekijken als kleurenbeelden

• Beelden in grijsschaal bekijken met pseudokleurkaart

• Belangrijke beelden markeren voor gebruik in dictatie of snapshots 

maken om op te slaan in de rapportpagina van Vitrea

Onderzoeken in Softread laden
1. Selecteer de naam van een patiënt in de Patient List (Patiëntlijst).

2. Laad het onderzoek op een van de volgende manieren:

Via Data Manager (Gegevensbeheerder): dubbelklik op de miniatuur 

van de Softread-toepassing.

OF
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Via het VitreaWorkstation: klik met de rechtermuisknop op de naam 

van de patiënt en selecteer Load in Softread (Laden in Softread).
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Knoppen, tools en 
bedieningselementen

Werkbalk onder aan de viewer:

Werkbalk onder aan de viewer in de indeling '6 (of meer) omhoog':

Pijl voor bladeren 

in één richting
Pijl voor bladeren 

in twee richtingen
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OPMERKING: Sommige van deze tools zijn knoppen en andere zijn 
bedieningselementen. Zoals wordt beschreven in de kolom Gebruik 
in de volgende tabel, gedragen bedieningselementen zich anders dan 
knoppen. De bedieningselementen hebben een klein blauw kruisje in 
de rechterbenedenhoek. De knoppen hebben geen kruisje. U kunt de 
cursor boven de knoppen en bedieningselementen in de werkbalk 
onder aan de viewer houden om tips te zien over hoe u ze kunt 
gebruiken.

Knoppen en bedieningselementen in de werkbalk onder aan de viewer:

Knop/
Bedienings-
element

Naam Gebruik

Knop Volume 
bekijken

Klik hierop om het overeenkomstige volume van 

het onderzoek te laden in Vitrea.

OPMERKING: Als er geen volume is, toont 
Vitrea een foutbericht.

Bedieningselem. 
Als film afspelen 
(Cine) 

Klik hierop en sleep om snel door de beelden te 

bladeren.

Bedieningselem. 
Venster/niveau 

Zonder dat u de cursor van het 

bedieningselement haalt, klikt u op het element 

en sleept u om de instellingen voor venster/

niveau aan te passen in de viewer.

Bedieningselem. 
Pannen

Zonder dat u de cursor van het 

bedieningselement haalt, klikt u op het element 

en sleept u om het beeld in de viewer te 

verplaatsen.

Bedieningselem. 
Zoomen 

Zonder dat u de cursor van het 
bedieningselement haalt, klikt u op het element 
en sleept u om het beeld te vergroten of te 
verkleinen in de viewer.
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Knop Belangrijk 

beeld markeren

Pijlen Vorige/

Volgende 

(belangrijk beeld) 

Klik op de markering om het beeld te markeren 

als interessant.

Belangrijke beelden worden opgeslagen in het 

venster Findings (Bevindingen).

Klik op de pijlen Vorige of Volgende om tussen 

belangrijke beelden heen en weer te schakelen.

Knop Beeld 

toevoegen aan 

vergrendelde set

Klik op de knop om het beeld te vergrendelen 

met andere beelden op het scherm.

U kunt beelden in vergrendelde sets gelijktijdig 

als film afspelen.

Knop Menu Tools 

(Hulpmiddelen) 

Klik op de knop om het menu Tools 

(Hulpmiddelen) weer te geven, waarin u de 

volgende opties vindt: Rotate right (Rechtsom 

roteren), Rotate left (Linksom roteren), Flip 

(Kantelen), Invert (Omkeren), Pseudo-color 

(Pseudokleur), Slice Stacking (Plakken stapelen), 

Montage, Image filter (Beeldfilter), Reset 

(Herstellen), Copy to clipboard (Kopiëren naar 

klembord).

Knop Snapshot Klik op de knop om een snapshot te maken van 

het beeld in de viewer.

De snapshot wordt opgeslagen naar het 

klembord van Windows zodat u de snapshot in 

andere toepassingen kunt plakken.

Bedieningselem. 

Inhoud wisselen

Klik op het bedieningselement en sleep het naar 

een van de andere viewers om de beelden die in 

de twee viewers worden weergegeven, te 

wisselen.

Knop/
Bedienings-
element

Naam Gebruik
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Bedieningselem. 

Beelden 

toevoegen 

OPMERKING: Als u dit bedieningselement 
wilt gebruiken, moeten beide bronseries 
hetzelfde aantal beelden bevatten.

Klik op het bedieningselement en sleep het naar 

een van de andere viewers om een nieuwe 

gegevensset te maken. Deze set is het resultaat 

van het toevoegen van de beelden in de huidige 

viewer aan de overeenkomstige beelden in de 

andere viewer, plak voor plak.

Bedieningselem. 

Beelden 

aftrekken

OPMERKING: Als u dit bedieningselement wilt 
gebruiken, moeten beide bronseries 
hetzelfde aantal beelden bevatten.

Klik op het bedieningselement en sleep het naar 

een van de andere viewers om een nieuwe 

gegevensset te maken, die het resultaat is van 

het aftrekken van de beelden in de huidige 

viewer van de overeenkomstige beelden in 

de andere viewer, plak voor plak.

Bedieningselem. 

Series 

aaneenschakelen

Klik op het bedieningselement en sleep het naar 

een van de andere viewers om een nieuwe 

gegevensset te maken, die het resultaat is van 

het koppelen van de serie in de huidige viewer 

aan de overeenkomstige serie in de andere 

viewer.

Knop/
Bedienings-
element

Naam Gebruik
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Sneltoetsen
Als u een dialoogvenster wilt weergeven met alle sneltoetsen van 

Softread, klikt u op het menu Help en selecteert u Keyboard help 

(Toetsenbord-help).

Pijl Bladeren in 

één richting 

Klik op de pijl om naar links op de werkbalk te 

bladeren.

Deze knop verschijnt op de werkbalk wanneer 

de viewers te klein zijn om de hele breedte van 

de werkbalk te kunnen weergeven. Dit gebeurt 

in de indeling '6 (of meer) omhoog'.

Pijl voor bladeren 

in twee richtingen 

Klik op de pijl-rechts om naar rechts te bladeren 

op de werkbalk.

Klik op de pijl-links om naar links te bladeren op 

de werkbalk.

Deze knop verschijnt op de werkbalk wanneer 

de viewers te klein zijn om de hele breedte van 

de werkbalk te kunnen weergeven. Dit gebeurt 

in de indeling '6 (of meer) omhoog'.

Knop/
Bedienings-
element

Naam Gebruik
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Werken in Softread
Als een onderzoek meerdere series bevat, kunt u Softread gebruiken om 

eerst het onderzoek als geheel te bekijken. Voor een meer gedetailleerd 

onderzoek van een bepaald interessegebied kunt u vervolgens het 

betreffende volume in 3D laden. Anders dan bij 3D werkt Softread op 

basis van series, dus u kunt met meerdere series naast elkaar werken 

voor kruisverwijzingen, om ze te vergrendelen en om ze als film af te 

spelen.
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Zodra u volumes hebt geladen in Softread, kunt u met de beelden werken 

met behulp van verschillende beschikbare 'hanging protocollen'.

Binnen de Softread-toepassing kunt u onderzoeken vergelijken, beelden 

koppelen, beelden als film afspelen, pannen, zoomen, venster/niveau 

aanpassen, bladeren, roteren, omkeren, linialen tekenen, ROI's 

omtrekken en snapshots van uw werk maken om in andere toepassingen 

te plakken

Muisfuncties toewijzen
In Softread kunt u aparte functies toewijzen aan elk van de drie 

muisknoppen (links, midden en rechts). Wanneer u op de muisknop klikt, 

wordt de functie geactiveerd die u hebt toegewezen. Vervolgens kunt u 

de muis in de viewer slepen om de toegewezen actie uit te voeren. U kunt 

op twee manieren functies aan muisknoppen toewijzen: via 

muisfunctiegroepen of met behulp van het muisfunctiepalet.

Momenteel toegewezen 
muisfunctieknoppen: 
Links (boven), Midden 
(midden) en Rechts 
(onder).

Klik om standaardmeet-
bewerkingen toe te 
wijzen aan de drie muis-
knoppen. Deze combi-
natie wordt hier 
weergegeven.

Klik om standaardbewerkingen 
voor zoomen/pannen toe te 
wijzen aan de drie 
muisknoppen.

Klik om 
standaardbewerki
ngen toe te wijzen 
aan de drie 
muisknoppen.

Ruler (liniaal)

ROI

Wissen
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Muisfunctiegroepen

Softread biedt drie vooraf toegewezen muisfunctiegroepen. De groepen 

bieden een sneltoets voor het toewijzen van functies voor alle drie de 

muisknoppen tegelijk. U selecteert een muisfunctiegroep door op de 

betreffende knop te drukken onder de afbeelding van de muis in het 

gebied Mouse Functions (Muisfuncties). De volgende vooraf toegewezen 

groepen muisfuncties zijn beschikbaar:

Muisfunctiepalet

Met behulp van het muisfunctiepalet hebt u toegang tot extra 

muisfuncties en kunt u één muisknopfunctie tegelijk toewijzen.

Functie Meten Zoomen/
pannen

Standaard

Links Liniaal Zoomen Venster/niveau

Midden ROI Pannen Draadkruis

Rechts Wissen Als film afspelen Als film 
afspelen
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In het gebied Mouse Functions (Muisfuncties) kunt u het 

muisknopfunctiepalet weergeven door ergens op de muisafbeelding 

te klikken of op een van de drie momenteel toegewezen 

muisfunctieknoppen, rechts van de muisafbeelding, te klikken.

De rechtermuisknop heeft nog twee opties: de hamer met omtrek en de 

gele hamer, zoals in de afbeelding hieronder.
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Knop Naam Gebruik
Liniaal Hiermee tekent u één of meerdere rechte 

of polygonale linialen, maakt u hoeken of 

tekent u geometrische ROI-omtrekken op 

een beeld.

Pijlnotatie Hiermee wijst u op nauwkeurige wijze 

anatomische kenmerken aan en voegt u 

een label toe. Hiermee typt u tekst in het 

dialoogvenster, past u het lettertype en de 

kleur aan en klikt en sleept u vervolgens 

om een pijl te tekenen vanuit een 

willekeurige hoek van het tekstvak. U kunt 

slechts één pijl tekenen per tekstvak.

Als film 
afspelen 

Hiermee bladert u door de beelden in de 

viewer (en andere vergrendelde beelden 

op hetzelfde vlak).

Venster/

niveau

Hiermee past u de instellingen voor 

venster en niveau aan voor het beeld in 

de viewer.

ROI Hiermee kunt u met de vrije hand randen 

tekenen rondom ROI's.

Softread geeft het gebied weer in 

vierkante centimeters.

Draadkruis Hiermee gaat u naar een interessegebied 

in de beelden in het tegenoverliggende 

vlak. Als u het draadkruis gebruikt in het 

axiale vlak, worden de beelden in het 

sagittale vlak automatisch bijgewerkt om 

de plak waarop u klikt weer te geven, en 

omgekeerd.

Pannen Hiermee verschuift u het beeld in de 

viewer.

Zoomen Hiermee vergroot/verkleint u het beeld in 

de viewer.
218 Softread
VPMC-13573 A



De liniaal gebruiken

Voordat u linialen en afmetingen kunt maken in Softread, moet u eerst 

de liniaal toewijzen aan een muisknop.

U wijst als volgt de liniaal aan een muisknop toe:

OPMERKING: In de volgende procedure wordt de liniaal aan de 
linkermuisknop toegewezen. U kunt de liniaal echter ook aan de 
middelste of rechtermuisknop toewijzen.

1. In het gebied Mouse Functions (Muisfuncties) selecteert u Measure 

(Meten).

OF

Klik op de muisafbeelding en klik vervolgens met de linkermuisknop 

op de knop Ruler (Liniaal).

OF

Klik op de bovenste muisfunctieknop en vervolgens op de knop Ruler 

(Liniaal).

Wissen Hiermee wist u ROI-omtrekken, 

annotaties, pijlnotaties of linialen die u hebt 

getekend.

Hamer (Alleen beschikbaar voor de 

rechtermuisknop.) Hiermee geeft u het 

rechtermuisknopmenu van de Viewer-

tools weer.

Gele hamer (Alleen beschikbaar voor de 

rechtermuisknop.) Hiermee geeft u het 

muisknopfunctiepalet weer. Gebruik het 

palet om alleen de functie die aan de 

linkermuisknop is toegewezen, te wijzigen.

Knop Naam Gebruik
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Linialen, hoeken en geometrische ROI's

In Softread gebruikt u de tool Ruler (Liniaal) om een van de volgende 

liniaaltypen te tekenen: één rechte liniaal, meerdere rechte linialen, of 

polygonale linialen (om hoeken of geometrische ROI-omtrekken te 

maken). 

OPMERKING: U tekent linialen in Softread op een andere manier dan in 
3D. Linialen in Softread volgen de standaardconventies in Microsoft 
Windows.

Als het beeld is gekalibreerd, worden de volgende maten weergegeven in 

Softread:

• lengte van alle linialen in millimeters

• hoeken (graden) tussen twee aangrenzende linialen

• gemiddelde weefseldikte (in pixels)

• bereik van weefseldichtheden (in pixels)

• oppervlakte (in vierkante centimeters (cm))

• totale lengte van de omtrek (in millimeters (mm)) van geometrische 

ROI-omtrekken

OPMERKING: Als het beeld niet is gekalibreerd, worden alle lengte- en 
oppervlaktematen alleen in pixels weergegeven in Softread.

Als u een beeld markeert met een van de linialen, wordt dat beeld 

automatisch gemarkeerd als 'belangrijk beeld' en wordt het op het 

tabblad Findings (Bevindingen) geplaatst. Als u de liniaal uit het beeld 

verwijdert, wordt het beeld niet ook uit het tabblad Findings (Bevindingen) 

verwijderd. Als u de markering voor belangrijk beeld probeert te 

verwijderen uit een beeld met linialen, wordt u gevraagd om alle andere 

linialen uit het beeld te verwijderen.

U tekent een liniaal als volgt:

1. Klik en sleep in de viewer.

2. Als u aan het gewenste eind van de liniaal bent gekomen, laat u de 

muisknop los.
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Er wordt een opeenvolgend liniaalnummer toegewezen (1) en de 

lengtemaat wordt in de linkerbenedenhoek van de viewer 

weergegeven in millimeters (mm).

Het beeld wordt gemarkeerd als 'belangrijk beeld' en opgeslagen op 

het tabblad Findings (Bevindingen).

U voegt als volgt nog een liniaal toe:

1. Klik en sleep in de viewer.

2. Als u aan het gewenste eind van de liniaal bent gekomen, laat u 

de muisknop los.

Er wordt een opeenvolgend liniaalnummer toegewezen (2) en de 

lengtemaat wordt voor beide linialen (1 en 2) in de linkerbenedenhoek 

van de viewer weergegeven in millimeters (mm).

Het beeld op het tabblad Findings (Bevindingen) wordt bijgewerkt met 

de nieuwe liniaal en afmetingen.

U verkort een liniaal als volgt:

1. Klik op een van de uiteinden van de liniaal en sleep dit in de richting 

van het andere uiteinde.

2. Als u de gewenste lengte hebt bereikt, laat u de muisknop los.

De liniaal is nu korter.

U meet een hoek als volgt:

1. Houd de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik en sleep 

vervolgens vanaf het uiteinde van de eerste liniaal.

2. Als u aan het gewenste eind van de liniaal bent gekomen, laat u de 

muisknop los.

De hoek die wordt gemaakt door de kruising van de twee punten, 

wordt in Softread weergegeven en de afmetingen voor elke lijn worden 

in millimeters weergegeven in de linkerbenedenhoek van de viewer.

De lijnen krijgen de labels Xa en Xb, waarbij X het opeenvolgende 

nummer is dat aan de eerste liniaal is toegewezen.
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Het beeld wordt gemarkeerd als 'belangrijk beeld' en opgeslagen op 

het tabblad Findings (Bevindingen).

U meet een lijn met meerdere segmenten als volgt:

1. Houd de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik en sleep 

vervolgens in de viewer.

2. Als u het lijnsegment wilt beëindigen, laat u de muisknop los terwijl 

u de CTRL-toets ingedrukt houdt.

3. Klik op het uiteinde van het lijnsegment waar u het volgende 

lijnsegment aan vast wilt maken, en sleep.

4. Als u het lijnsegment wilt beëindigen, laat u de muisknop los terwijl 

u de CTRL-toets ingedrukt houdt.

5. Herhaal de stappen 2-4 voor alle verdere lijnsegmenten.

6. Als u klaar bent met het maken van lijnsegmenten, laat u de CTRL-

toets los.

De lengte van de gehele lijn wordt weergegeven in millimeters (mm) 

in de linkerbenedenhoek van de viewer.

Het beeld wordt gemarkeerd als 'belangrijk beeld' en opgeslagen op 

het tabblad Findings (Bevindingen).

Als u een liniaal wilt maken die langs de lengte van een andere liniaal ligt, handelt 
u als volgt:

1. Houd de SHIFT- en CTRL-toetsen op het toetsenbord ingedrukt en 

klik op een punt langs de lengte van een liniaal en sleep vervolgens om 

de tweede liniaal te maken.

2. Als u aan het gewenste eind van de tweede liniaal bent gekomen, laat 

u de muisknop los.

De liniaal krijgt een nieuw nummer en de lengte wordt weergegeven in 

millimeters (mm) in de linkerbenedenhoek van de viewer.

Het beeld op het tabblad Findings (Bevindingen) wordt bijgewerkt met 

de nieuwe liniaal en afmetingen.
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Als u linialen met elkaar wilt verbinden om een geometrische ROI te vormen, 
handelt u als volgt:

1. Houd de CTRL-toets ingedrukt op het toetsenbord en klik en sleep 

vervolgens vanaf het uiteinde van de eerste liniaal naar het uiteinde 

van de tweede liniaal.

2. Als u aan het gewenste eind van de liniaal bent gekomen, laat u de 

muisknop los.

Hiermee wordt de derde liniaal gemaakt en de laatste rand van de 

driehoekige ROI-omtrek getekend.

Er wordt een opeenvolgend nummer aan de gehele omtrek 

toegewezen en in de linkerbenedenhoek van de viewer worden de 

gemiddelde weefseldichtheid binnen de omtrek, het oppervlak van 

de ROI en de totale lengte van de omtrek in respectievelijk pixels, 

vierkante centimeters (cm) en millimeters (mm) weergegeven.

Het beeld op het tabblad Findings (Bevindingen) wordt bijgewerkt met 

de nieuwe ROI-omtrek en afmetingen.
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U bewerkt de eigenschappen van linialen als volgt:

1. Klik met de rechtermuisknop op de liniaal en selecteer Properties 

(Eigenschappen).

Het dialoogvenster Edit Measure #X (Maat #X bewerken) wordt 

weergegeven.

2. Als u de dikte van de lijn wilt aanpassen, klikt u op de pijl van de 

vervolgkeuzelijst aan het eind van het veld Thickness (Dikte) en kiest 

u uit Thick (Dik), Medium (Gemiddeld) of Thin (Dun).

3. Als u de kleur wilt wijzigen, klikt u op het oranje veld (of een veld met 

een andere kleur).

Het dialoogvenster Set Color (Kleur instellen) wordt weergegeven.

4. Kies een kleur of definieer de kleur die u wenst.

5. Klik op OK.

Het dialoogvenster Set Color (Kleur instellen) wordt gesloten.

6. Als u de eigenschappen van uw linialen wilt opslaan als standaard 

voor alle andere linialen die u gaat tekenen, klikt u op de knop Save 

as Default (Opslaan als standaard).

7. Als u de eerder opgeslagen liniaaleigenschappen wilt herstellen (in dit 

geval dikke oranje lijnen), klikt u op de knop Restore Defaults 

(Standaardwaarden herstellen).
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8. Klik op de knop Apply (Toepassen) om uw wijzigingen te bekijken 

zonder het dialoogvenster te sluiten.

9. Als u het dialoogvenster wilt sluiten, klikt u op de knop OK.

10. Klik op de knop Cancel (Annuleren) om uw wijzigingen te negeren.

Het dialoogvenster wordt gesloten.

U verwijdert een liniaal als volgt:

• Klik met de rechtermuisknop op de liniaal die u wilt verwijderen en 

selecteer Delete (Verwijderen).

OF

Als u de functie Eraser (Wissen) aan een van de muisknoppen hebt 

toegewezen, klikt u op die knop en sleept u over de liniaal.

Basisworkflow
Gebruik de volgende stappen om een basisworkflow te voltooien in 

Softread:

1. Selecteer een of meerdere onderzoeken die u wilt bekijken.

2. Start Softread. Er wordt automatisch een standaardworkflow gekozen 

op basis van de geselecteerde onderzoeken.

De volgende drie workflows zijn beschikbaar:

• Generic Read (Lezen algemeen): deze workflow wordt gestart 

wanneer u een onderzoek laadt voor één patiënt of wanneer u 

onderzoeken laadt voor verschillende patiënten

• Comparative Read (Lezen met vergelijking): deze workflow wordt 

gestart wanneer u meerdere onderzoeken laadt voor één patiënt

• Lumbar Read (Lezen van lumbaal): deze workflow wordt gestart 

wanneer u een onderzoek van de wervelkolom laadt
Softread 225 
VPMC-13573 A



Workflowmenu:

Workflowindicators:

3. Gebruik de tools in Softread om beelden te beoordelen, bevindingen 

te markeren, metingen te doen, belangrijke beelden te markeren voor 

gebruik op het tabblad Findings (Bevindingen) en om snapshots te 

maken om op het Windows-klembord te plaatsen en in andere 

toepassingen te plakken.

Scenario's
In deze sectie vindt u enkele voorbeelden van toepassingen van de 

functies van Softread bij het lezen van verschillende soorten casussen.

OPMERKING: De tools en technieken die in deze scenario's worden 
besproken, kunnen ook worden toegepast bij andere 
onderzoekstypen.

• Eenvoudig MRI-onderzoek, zoals orthopedische MRI-scans en MRI-

scans van het hoofd

• Complexe MRI-casussen, zoals cardiale perfusie (4D) en dual-echo

• Lumbale MRI-onderzoeken

• CT-casussen, zoals lokalisatie-onderzoek of meerfasige onderzoeken

• Onderzoeken op basis van andere modaliteiten, zoals nucleaire 

geneeskunde of echografie.
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Eenvoudige MRI 

U bekijkt een eenvoudige MRI-casus als volgt:

1. Selecteer in het venster Study Directory het MRI-onderzoek dat u wilt 

laden in Softread.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart en geeft de beelden weer in het 

hanging protocol '4 up Series' (Serie met 4-omhoog).

Bij hanging protocol '4 up Series' wordt het onderzoek gesorteerd op 

serienummer en wordt binnen de serie gesorteerd op beeldnummer. 

Bij het op volgorde plaatsen ('hangen') van de serie negeert Softread 

de lokalisatie-onderzoeken. Elke viewer geeft ofwel het eerste ofwel 

het middelste beeld in de serie weer, afhankelijk van de instellingen 

bij Preferences (Voorkeuren), Start Middle Image (Beginnen bij 

middelste beeld). Alle beschikbare series in het onderzoek worden 

weergegeven als miniaturen in de miniatuurviewer in de 

linkerbenedenhoek van het venster.

Randen om miniaturen

Randen en onderstrepingen bij de miniaturen geven de weergavestatus 

aan, zoals hieronder beschreven. De aanwezigheid van een rand en het 

type ervan geven aan hoeveel beelden er in de serie al eerder zijn 

bekeken. De aanwezigheid van een onderstreping geeft aan dat de serie 

op dat moment wordt weergegeven in ten minste een van de viewers. 

De helderheid van de onderstreping geeft aan of het beeld wordt 

weergegeven in de actieve viewer.
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Patiënt- en onderzoeksgegevens:

3. Klik op verschillende series en sleep ze naar viewers vanaf de 

miniaturenviewer aan de rechterkant of druk op de toetsen PAGE UP 

of PAGE DOWN.

4. U kunt een lijst met sneltoetsen weergeven door in de menubalk Help 

te selecteren en vervolgens Keyboard help (Toetsenbord-help).

Geen rand: u hebt geen van 

de beelden in de serie 

bekeken en de serie wordt 

ook niet weergegeven in 

een van de viewers.

Rand met stippen en 

heldere doorlopende 

onderrand: u hebt alle 

beelden in de serie bekeken 

en de serie wordt 

momenteel weergegeven in 

de actieve viewer.

Rand met streepjes en 

stippen zonder onderrand: 

u hebt enkele beelden in de 

serie bekeken, maar de 

serie wordt momenteel niet 

weergegeven in een viewer.

Rand met streepjes en 

stippen en een doorlopende 

onderrand: u hebt enkele 

beelden in de serie bekeken 

en de serie wordt 

momenteel weergegeven in 

een van de viewers (niet in 

de actieve viewer).

Patiëntgegevens 

en datum en 

tijdsduur van 

acquisitie

Acquisitieparame-

ters 

Kliniek, 

verwijzend arts, 

onderzoekstype 

en -modaliteit, 

en serienummer

Beeldnummer, 

aantal plakken 

in de serie, 

venster/niveau-

instellingen en 

patiëntpositie 

(X,Y,Z) 
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5. Zorg dat de muisknoppen zijn ingesteld op de functiegroep 

Standaard: Venster/niveau (links), Draadkruizen (midden), Als film 

afspelen (rechts), of dat de linkermuisknop is toegewezen aan de 

functie Venster/niveau.

6. U past de venster- en niveau-instellingen als volgt aan:

• Klik en sleep in een viewer.

OF

• Maak een selectie uit de vooraf ingestelde venster/niveau-

instellingen door het volgende te doen:

a. Selecteer Format (Indeling) in de menubalk. Het menu Format 
(Indeling) wordt weergegeven.

b. Maak een selectie uit de volgende venster/niveau-instellingen:

• W/L - Image Default (Standaardbeeld)
• W/L - Full Range (Volledig bereik)
• W/L - Estimated (Geschat)

7. Blader (als een film) met behulp van een van de volgende methoden:

• Rol het muiswiel.

• Gebruik de toegewezen muisknop.

• Gebruik het bedieningselement Als film afspelen in de werkbalk 

onder aan de viewer.
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• Gebruik de Cine Tools (Filmtools) om de beelden automatisch af 

te spelen als film.

MRI van het hoofd:

8. Als u snapshots wilt maken, klikt u op de knop Snapshot in de 

werkbalk onder aan de viewer.

9. Als u belangrijke beelden wilt markeren, klikt u op de knop Key Image 

Flag (Belangrijk beeld markeren) in de werkbalk onder aan de viewer.

10. U kunt als volgt in meerdere viewers tegelijk beelden als film afspelen:

a. Klik op de knop Lock (Vergrendelen) in de werkbalk onder aan de 
viewer.

De knop Lock (Vergrendelen) wordt omsloten door een doorlopend vierkant.

b. Herhaal deze stap voor elke viewer die u wilt vergrendelen.
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c. Gebruik de muisfunctieknop Afspelen als een film of het 
bedieningselement Als film afspelen in de werkbalk onder aan 
een van de viewers om door de beelden te bladeren als een film.

De vergrendelde viewers tonen de beelden gelijktijdig.

• Als u een viewer wilt ontgrendelen, klikt u nogmaals op de knop 

Lock (Vergrendelen).

Het vierkant rondom de knop Lock (Vergrendelen) verdwijnt.

11. U roteert een beeld of keert een beeld om als volgt:

a. Klik op de knop Hulpmiddelenmenu in de werkbalk onder aan de 
viewer.

b. In het menu Tools (Hulpmiddelen) selecteert u een van de volgende 
opties:

• Als u het beeld in de viewer tegen de klok in wilt draaien, klikt u 

op Rotate left (Naar links roteren).

• Als u het beeld in de viewer met de klok mee wilt draaien, klikt 

u op Rotate right (Naar rechts roteren).

• Als u het beeld in de viewer ondersteboven wilt weergeven, 

selecteert u Invert (Omkeren).

12. U wisselt beelden als volgt om tussen verschillende viewers:

• In de werkbalk onder aan een van de viewers klikt u op het 

bedieningselement Swap Contents(Inhoud wisselen) en sleept u 

het bedieningselement naar de viewer waarmee u de beelden wilt 

omwisselen.

De twee viewers wisselen de series om met elkaar.

13. U kunt als volgt kruisverwijzingslijnen gebruiken om een ROI te 

lokaliseren in het tegenoverliggende vlak:

• Terwijl u door beelden in de ene viewer bladert, kijkt u hoe 

de blauwe stippellijn zich verplaatst in de andere viewer(s).

OPMERKING: Als de twee viewers beelden bevatten in 
(verhoudingsgewijs) hetzelfde vlak, worden de 
kruisverwijzingslijnen niet weergegeven.

OF
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a. Zorg dat aan een van de muisknoppen de functie Draadkruis is 
toegewezen.

b. Klik met die muisknop op de POI.

In de viewers van het tegenoverliggende vlak wordt een blauw plusteken (+) 
weergegeven op de POI.

In viewers die beelden weergeven uit hetzelfde vlak kruist een korte blauwe lijn 
de blauwe kruisverwijzingslijn op de POI. De grootte van het plusteken (+) staat 
in verhouding tot de dikte van het beeld op de POI.

14. U schakelt als volgt over naar Vitrea om een volume te onderzoeken:

• In de werkbalk onder aan de viewer klikt u op de knop Volume.

OPMERKING: Als de serie die het beeld bevat, geen volumes bevat, 
krijgt u een foutbericht te zien.

Geavanceerde MRI 

Standaard worden alle MRI- en CT-onderzoeken weergegeven in het 

hanging protocol '4 up Series' (Serie met 4 omhoog). Voor cardiale 

onderzoeken in 4D verdient het vaak de voorkeur om de serie te bekijken 

op volgorde van tijd in plaats van op volgorde van positie. Hiertoe kunt u 

het Softread-venster omschakelen naar een van de hanging protocols 

met het woord Time (Tijd) in de naam. Deze hanging protocols maken een 

beeldenset voor elke positie op verschillende opeenvolgende tijden 

binnen de serie.

U bekijkt een 4D cardiaal onderzoek als volgt:

1. Selecteer een cardiale perfusie-onderzoek in de Study Directory in 

Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart.

3. Als u het hanging protocol wilt wijzigen, zodat u zo veel beeldensets 

kunt zien als er op het scherm passen, gescheiden door tijdstippen, 

handelt u als volgt:

a. Selecteer Format (Indeling) in de menubalk.
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Het menu Format (Indeling) wordt weergegeven.

b. Selecteer Load Hanging Protocol (Hanging protocol laden).

De lijst met hanging protocols wordt weergegeven.

Menu Format (Indeling) - hanging protocol laden:

c. Selecteer het protocol N up Time (N omhoog Tijd).

Het Softread-venster wordt opnieuw ingedeeld om zoveel viewers weer te 
geven als erin passen. Elke viewer toont een stapel beelden voor een bepaald 
opeenvolgend tijdstip.

Cardiale perfusie:
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4. Als u de beelden wilt zien als film, klikt u in de sectie Cine Tools 

(Filmtools) op de knop Afspelen .

5. Als u de beelden in de volgende tijdserie wilt zien als film, gebruikt u 

de muisknop om in de volgende viewer te bladeren.

OPMERKING: U hoeft niet op de knop Stoppen en op de knop 
Afspelen (pijl naar rechts) te klikken om dit te doen.

U bekijkt als volgt een Dual-echo onderzoek:

1. Selecteer een dual-echo onderzoek in de Study Directory in Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart en geeft de beelden weer in het 

hanging protocol '4 up Series' (Serie met 4-omhoog).

3. Selecteer Format (Indeling), Load Hanging Protocol (Hanging 

protocol laden), 4 up Split Series (Serie met 4 omhoog gesplitst) 

of 4 up Volumes (4 omhoog volumes).

In de sectie Available Series (Beschikbare series) worden miniaturen 

weergegeven voor alle reeksen in de dual-echo serie.

4. Als u de T1- en T2-beelden in viewers naast elkaar wilt weergeven, 

klikt u op de miniaturen en sleept u ze naar de viewers.

Terugspoelen Stoppen Afspelen
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Dual-echo MRI:

5. Pas het Venster/niveau aan.

6. Vergrendel de viewers van hetzelfde vlak met elkaar door op de knop 

Lock (Vergrendelen) in elke viewer te klikken.

7. Blader (als een film) door de vergrendelde beelden.

8. Markeren als ROI

a. Wijs een van de muisknoppen toe aan de functie ROI.

b. Waar u de ROI wilt markeren in de viewer klikt u met die muisknop 
buiten de rand van de ROI en sleept u.

Softread verbindt de twee uiteinden van de lijn die u tekent automatisch met 
elkaar en geeft het gemiddelde (in pixels), bereik (in pixels), de oppervlakte (in 
vierkante cm) en de lengte (perimeter) van de ROI-omtrek (in mm) weer.
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Lumbale MRI 

Softread bevat een hanging protocol dat speciaal is bedoeld voor lumbale 

MRI-onderzoeken. Dit hanging protocol geeft twee sagittale beeldsets in 

de bovenste viewers weer en twee axiale beeldsets in de onderste 

viewers.

OPMERKING: Het voordeel van het bekijken van lumbale casussen in 
Softread is dat Vitrea de serie opbreekt in volumes (een voor elke hoek 
of richting), terwijl Softread de hele serie weergeeft, zodat u deze in zijn 
geheel kunt zien.

U bekijkt een lumbale MRI-casus als volgt:

1. Selecteer een lumbaal MRI-onderzoek in de Study Directory in Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart.

OPMERKING: Als de onderzoeksomschrijving het woord 'lumbar' 
(lumbaal) niet bevat, worden de beelden weergegeven in het hanging 
protocol '4 up Series' (Serie met 4 omhoog). Als u de viewer opnieuw 
wilt indelen in het lumbale hanging protocol, selecteert u Workflow, 
Lumbar Read (Lezen van lumbaal).
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Lumbale MRI:

3. Klik op een sagittaal beeld en druk vervolgens op de toetsen PAGE UP 

of PAGE DOWN op het toetsenbord om de volgende of vorige 

sagittale beeldset weer te geven.

4. Klik op een axiaal beeld en druk vervolgens op de toetsen PAGE UP of 

PAGE DOWN op het toetsenbord om de volgende of vorige axiale 

beeldset weer te geven.

5. Blader in een sagittale viewer en bekijk hoe kruisverwijzingslijnen zich 

verplaatsen in de axiale weergaven.

6. Zorg dat de functie Draadkruis aan de middelste muisknop is 

toegewezen.
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7. Houd de middelste muisknop ingedrukt op een POI in een van de 

views.

In de loodrechte weergaven wordt een klein blauw plusteken (+) 

weergegeven op de POI.

In de weergave(n) van hetzelfde vlak kruist een klein minteken de 

kruisverwijzingslijn op de POI.

CT

Vaak zult u bij CT-onderzoeken hetzelfde beeld willen onderzoeken voor 

verschillende weefseltypen.

U bekijkt een CT-casus als volgt:

1. Selecteer een CT-onderzoek in de Study Directory in Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing start het hanging protocol '4 up Series' (Serie 

met 4-omhoog).
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CT-onderzoek:

3. Sleep de miniatuur van de serie die u wilt onderzoeken in alle vier de 

viewers.

4. Zet de venster/niveau-instellingen op Liver (Lever), Lung (Longen), 

Soft (Zacht) en Bone (Bot).

5. Vergrendel alle vier de viewers met elkaar door in elke viewer op de 

knop Lock (Vergrendelen) te klikken.

6. Speel af als film (Cine).
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7. U voegt als volgt de beelden in de ene viewer toe aan de beelden in 

de andere viewer:

• In de werkbalk onder aan een van de viewers klikt u op het 

bedieningselement Add Images (Beelden toevoegen) en sleept 

u het bedieningselement naar de viewer die de serie weergeeft 

waaraan u de beelden wilt toevoegen.

De beelden van de eerste viewer worden toegevoegd aan de beelden van de 
tweede viewer. Er wordt een miniatuur toegevoegd, met het label serienummer 
X + Y.

8. U trekt als volgt de beelden in de ene viewer af van de beelden in de 

andere viewer:

• In de werkbalk onder aan een van de viewers klikt u op het 

bedieningselement Subtract Images (Beelden aftrekken) en 

sleept u het bedieningselement naar de viewer die de serie 

weergeeft waarvan u de beelden wilt verwijderen.

De beelden van de eerste viewer worden afgetrokken van de beelden van de 
tweede viewer. Er wordt een miniatuur toegevoegd, met het label serienummer 
X - Y.

9. U verbindt als volgt de serie in de ene viewer met de serie in de andere 

viewer:

• In de werkbalk onder aan een van de viewers klikt u op het 

bedieningselement Concatenate Series (Series 

aaneenschakelen) en sleept u het bedieningselement naar de 

viewer die de serie weergeeft waaraan u de serie in de eerste 

viewer wilt koppelen.

De serie uit de eerste viewer wordt gekoppeld aan het einde van de serie in de 
tweede viewer. Er wordt een miniatuur toegevoegd, met het label serienummer 
X ++ Y.

10. Dubbelklik op een van de viewers om het beeld te onderzoeken in de 

indeling '1 omhoog'.

11. Dubbelklik nogmaals om terug te gaan naar de vorige viewerindeling.
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Nucleaire geneeskunde 

U kunt in Softread kleurschalen toepassen op beelden van nucleaire 

geneeskunde. 

• Heat scale (Hitteschaal)

• Warm metal (Warm metaal)

• Rainbow (Regenboog)

• Nuclear (Nucleair)

• 16 color (16 kleuren)

U past als volgt een kleurschaal toe op een nucleair geneeskundig onderzoek:

1. Selecteer een nucleair geneeskundig onderzoek in de Study Directory 

in Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart.

3. In de werkbalk onder aan de viewer klikt u op de knop 

Hulpmiddelen.

Het menu Tools (Hulpmiddelen) wordt weergegeven.

4. Selecteer Pseudo-color (Pseudokleur).

De lijst van pseudokleurschalen wordt weergegeven.
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5. Selecteer de kleurschaal die u wilt gebruiken.

Softread past de kleuren toe op het beeld of de beelden in de viewer.

Nieren weergegeven in pseudokleur (Nucleair):

Vergelijkende beoordeling 

Voor twee of meer onderzoeken van dezelfde patiënt kunt u in Softread 

een vergelijkende beoordeling uitvoeren. De parameters voor de 

vergelijkende workflow worden van kracht wanneer u twee of meer 

onderzoeken van dezelfde patiënt laadt.

De toetsen PAGE UP en PAGE DOWN hebben een iets andere werking 

bij de vergelijkende beoordeling. Ze vervangen de inhoud in de actieve 

viewer(s) - boven of onder, door beelden uit het overeenkomstige 

onderzoek.
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Daarnaast wordt de miniatuurviewer in tweeën gesplitst. In plaats van 

miniaturen weer te geven voor alle beschikbare onderzoeken, bevat de 

bovenste helft de miniaturen voor het primaire onderzoek. De onderste 

helft bevat miniaturen voor het secundaire onderzoek/de secundaire 

onderzoeken.

U laadt meerdere series voor een vergelijkende beoordeling als volgt:

1. Selecteer de onderzoeken die u wilt vergelijken in de Study Directory 

in Vitrea.

2. Klik op de toepassingsminiatuur 2D.

De Softread-toepassing wordt gestart.

Het Softread-venster geeft het hanging protocol '4 up Series' (Serie 

met 4 omhoog) weer in de workflowmodus Comparison (Vergelijking). 

Dit hanging protocol geeft vier viewers weer, met twee beeldsets voor 

het eerste onderzoek in de linkerviewers en twee beeldsets voor het 

tweede onderzoek in de rechterviewers.

Ze krijgen het label Primary (Primaire) en Secondary (Secundaire) 

onderzoeken. Het primaire onderzoek heeft de meest recente 

acquisitietijd. De patiëntnaam voor het tweede onderzoek wordt 

weergegeven als ‘omgekeerde video’ (gemarkeerd).
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Vergelijkende beoordeling:

Voorkeuren instellen
Met behulp van het menu Preferences (Voorkeuren) kunt u de items 

selecteren die in het Softread-venster worden weergegeven, en het 

venstergedrag instellen.

OPMERKING: Individuele voorkeuren worden opgeslagen door 
de gebruiker, volgens uw Windows-aanmeld-id.
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U regelt als volgt hoe de informatie in de viewers wordt weergegeven:

• Schakel Cross-reference (Kruisverwijzing) in of uit om de blauwe 

kruisverwijzingslijnen weer te geven of te verbergen in de viewers die 

loodrecht staan op het vlak waarin u bladert.

• Schakel In-plane cross-reference (Kruisverwijzing binnen vlak) in 

of uit om het kruisverwijzingsvak weer te geven of te verbergen in de 

viewers van hetzelfde vlak als het vlak waarin u bladert.

• Schakel Patient Information (Patiëntgegevens) in of uit om alle 

patiëntgegevens weer te geven of te verbergen.

• Schakel Measurements (Afmetingen) in of uit om afmetingen voor 

linialen die u tekent of ROI's die u markeert, weer te geven of te 

verbergen.

• Schakel Scale bar (Schaalbalk) in of uit om de balk voor de 

perspectiefschaal die wordt weergegeven naast het beeld, weer te 

geven of te verbergen.

U regelt als volgt het verdere gedrag van Softread-vensters:

• Schakel Follow focus (Focus volgen) uit als u niet wilt dat de 

miniatuurviewer de huidige (actieve) viewer weerspiegelt.

• Standaard wordt het eerste beeld in de beeldset weergegeven in de 

viewer. Schakel Start middle image (Starten met middelste beeld) in 

als u wilt dat de viewers eerst het middelste beeld weergeven in elke 

nieuwe of zojuist geopende beeldset.
Softread 245 
VPMC-13573 A



• Schakel Exit warning (Waarschuwen bij afsluiten) uit als u geen 

dialoogvenster met een waarschuwing wilt zien als u Softread afsluit.

In het dialoogvenster staat: "There are X number of unvisited images 

remaining in the study. Do you still want to exit?" (Er zijn nog X-aantal 

niet-bekeken beelden in het onderzoek. Wilt u toch afsluiten?)

Bevindingen bekijken (belangrijke 
beelden)

Wanneer u een beeld markeert als belangrijk beeld, wordt het opgeslagen 

op het tabblad Findings (Bevindingen) voor gebruik bij het dicteren van 

verslagen.

U geeft als volgt het tabblad Findings (Bevindingen) weer:

1. Onder aan het Softread-venster klikt u op de workflowindicator 

Findings (Bevindingen).

Het venster Findings (Bevindingen) wordt weergegeven, met daarop 

het totale aantal pagina's met belangrijke beelden.

2. Als u de beelden wilt verplaatsen, gebruikt u de muisfuncties die u 

hebt toegewezen op het Softread-venster of gebruikt u de knoppen 

en bedieningselementen in de werkbalk onder aan een van de 

viewers.

3. U kunt met de pijlknoppen Prev (Vorige) en Next (Volgende) door alle 

pagina's bladeren.
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4. Als u de indeling van de viewer wilt wijzigen om meer of minder 

beelden op de pagina weer te geven, klikt u op de vervolgkeuzepijl 

in het veld Page Format (Pagina-indeling) en selecteert u een andere 

indeling.

Softread sluiten
• Klik op de knop X (Sluiten) in de rechterbovenhoek van het Softread-

venster.

OF

Klik op File (Bestand) op de menubalk en selecteer vervolgens Exit 

(Afsluiten).

OF

Klik op Study Directory onder aan het Softread-venster.
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Arceren van gebieden in MPR's 109
Auto Export (Automatisch exporteren) 165
Automatisch bot verwijderen 30, 98, 107
Automatisch opvragen 19
Axiaal 130

B
Batch maken van één gebied voor 
DICOM-export 169
Batch maken van meerdere gebieden voor 
DICOM-export 170
Batches annoteren 159
Bedieningselement Light Direction 
(Lichtrichting) 151
Beheerderscursus 12
Bekijken van metalen implantaten 203
Belichting 117, 151
Bevindingenlijst 45, 180
Bewerken van gebieden 110
Bladeren door de MPR-beelden 131
Bladeren door plakken 128

C
Change Status (Status wijzigen) 18
Change Study Lock (Onderzoeksvergrendeling 
wijzigen) 18
Color Picker (Kleur kiezen) 115
Contact opnemen 13
Contouren 93
Coronaal 130

D
Data Manager (Gegevensbeheerder) 64
De patiëntlijst filteren, sorteren en doorzoeken 17
Diagnostisch gebruikers 21
DICOM Export (DICOM-export) 18
DICOM-overdracht 67

door volumes heen) 153
Draadkruizen 86

E
Een onderzoek markeren als gelezen 19, 62
E-mailen naar klinisch specialist 18
Exporteren van één gebied als STL 157
Exporteren van meerdere gebieden als STL 167

F
Filterknoppen 180
Fly Through volumes (Fly-through 153
Fragmenten verwijderen 101
Fusie met twee volumes 118

G
Gallery (Galerij) 29
Geavanceerde diagnostisch gebruikers 21
Gebied Curve Editor (Boogeditor) 115
Gebogen MPR 137
Gebruik van DICOM-overdracht 19
Gebruikersaccounts 58
Gebruikerstypen (Vitrea Enterprise Suite) 20
Gescripte 3D-batches 163
Gescripte MPR-batches 160
Gewijzigde voorinstellingen 82
Gewricht uit elkaar weergeven door vormgeving 
in de MPR 200
Gezichtsveld wijzigen 152

H
Handmatig segmenteren van bot 99
Handmatige 2D- en MPR-batches 161
Handmatige 3D-batches 163
Help-venster 10
Herstellen van opgeslagen beelden (workflow)

vanuit venster Report (Rapport) 185
Herstellen van workflow vanuit Study Directory 27
Het rapport maken 189
Hoeken 92
Hoeken van de middellijn aanmaken 123

I
In- en uitzoomen 128
Inloggen in VitreaCore 57
Isoleren van het gewricht 200
Index 249 
VPMC-13573 A



K
Klassikale lessen 11
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Knop 1-down (1 omlaag) 131
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Knop All-Exams-indeling (Alle onderzoeken) 32
Knop Angle (Hoek) 92
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Knop Crshair (Draadkruis) 86
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Knop New Report (Nieuw rapport) 188
Knop Oblique (Schuin) 135
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herstellen) 74
Knop Retrieve (Ophalen) 80, 81
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(Modus Weergave omkeren) 140
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Knop Select (Selecteren) 121
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tonen) 180
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Knop Start 161
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(Doelnavigatie) 33
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Knoppen voor 2D-montage-indelingen 32
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L
Labels en annotaties 88
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Linialen 86
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Maken van een aangepast kleurenschema 114
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MPR's roteren 131
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MPR-dikte 134
MPR-weergave 131
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Opnieuw weergeven van het bot en dit 
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Optie 3D VR 96
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Optie Export (Exporteren) 25
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Optie Load in Softread (Laden in Softread) 25
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Viewer) 25
Optie Load in Vitrea (Laden in Vitrea) 25
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Optie MinIP 133
Optie MIP 132
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Optie Process Colon CAD (Colon-CAD 
verwerken) 25
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Optie Save as DICOM File (Opslaan als 
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Sagittaal 130
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Save Media (Media opslaan) 18
Schaal Color Gradient (Kleurenschaal) 115
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Selectievakje Automatically Remove Bone 
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onderzoeksinformatie 75
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Vessel Probe 121
Viewervenster 31
Vital U 11
Vitrea Enterprise Study Directory 
(Onderzoeksdirectory Vitrea 
Enterprise) 14, 16, 48, 59
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