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Veiligheid en regelgeving
RAADPLEEG HET DOCUMENT ABOUT VITAL IMAGES MEDICAL 

IMAGING SOFTWARE (OVER MEDISCHE 

BEELDVORMINGSSOFTWARE VAN VITAL IMAGES) VOORAFGAAND 

AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. Dit document bevat belangrijke 

informatie over algemene veiligheids- en regelgevingsaspecten met 

betrekking tot Vitrea.

LET OP: Onder de Amerikaanse wetgeving mag dit apparaat uitsluitend 
aan of op voorschrift van een arts worden verkocht, zoals voorgeschreven 
in 21 CFR 801.109(b)(1).

Contact opnemen
• Voor algemene, niet-technische vragen kunt u contact met ons 

opnemen via onze website: www.vitalimages.com.

• Voor technische ondersteuning van klanten: 

• In de VS belt u met de Klantenservice via 1 800 208 3005.

• Buiten de VS neemt u contact op met uw Vital-distributeur.

• Stuur een e-mail naar support@vitalimages.com.

• Voor een gedrukte versie van de Versie-informatie, Trainings- en 

referentiegidsen of Installatiehandleidingen neemt u contact op met 

de Klantenservice via 1 800 208 3005.

Versie-informatie
Versie-informatie van Vitrea bevat onlangs bekend geworden informatie 

die nog niet beschikbaar was op het moment van uitgifte van de 

Trainings- en referentiegids. Dit document wordt u ter beschikking gesteld 

door uw systeembeheerder of door Vital Images.
iv
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Inleiding tot VitreaCore

Inhoud
• Overzicht VitreaCore

• VitreaCore-vensters

• Study Directory (Onderzoeksdirectory)

• Het Viewer-venster

• Het venster Report (Rapport)

• VitreaCore-problemen oplossen

Overzicht VitreaCore
VitreaCore is een op internet gebaseerd, medisch diagnostisch 

hulpmiddel waarmee u via een pc of laptop extern toegang kunt krijgen 

tot geavanceerde 2D-, 3D- en 4D-visualisatie. De software stelt u in staat 

om beelden te meten, te roteren en te analyseren. 

VitreaCore biedt twee viewer-opties: VitreaCore en Advanced Viewer. 

Welke viewer u kiest hangt af van de workflow die u wilt voltooien. 

Raadpleeg de afzonderlijke workflowmodules om te beslissen welke 

viewer-optie u moet kiezen.
Inleiding tot VitreaCore 9
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Help-functie voor de gebruiker

Klik op het tabblad Help onder in het VitreaCore Viewer-venster voor 

toegang tot gedetailleerde gebruikersdocumentatie voor VitreaCore.

Om de .pdf-bestanden te bekijken, moet u beschikken over Adobe 

Reader.

Vital U

Vital U geeft cursussen in diverse omgevingen om te voldoen aan diverse 

lesbehoeften en -schema's. Wij bieden opleidingen in het Vital 

U-klantenopleidingscentrum, in verschillende Amerikaanse steden, op uw 

locatie en op onze website.

U kunt leren over geavanceerde visualisatiesoftware in onze specifieke 

leslocatie of in een tijdelijke leslocatie bij u in de buurt. U kunt ook een 

programma naar uw eigen faciliteit brengen en uw lesmateriaal 

afstemmen op uw specifieke workflow. Onze website biedt lessen op 

afstand door middel van live webinars van Vital U Live en 

eLearning-materiaal dat op elk moment beschikbaar is.

Behalve voor onze standaard klinische toepassingen, bieden we ook 

specialistische cursussen voor toepassingen op het gebied van 

oncologie, neurologie, virtuele coloscopie en cardiologie. Bij bepaalde 

cursussen zijn CME- en CE-studiepunten te behalen voor artsen en 

laboranten die in de VS werkzaam zijn.

Bel de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of e-mail 

vitalu@vitalimages.com om u aan te melden voor cursussen op diverse 

locaties of voor andere vragen met betrekking tot trainingen.
10 Inleiding tot VitreaCore
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Klassikale lessen

Basisbeginselen van geavanceerde visualisatiesoftware

In deze driedaagse postprocessing-cursus leert u de basisbeginselen van 

de geavanceerde visualisatiesoftware van Vital Images die 2D-, 3D- en 

4D-beelden van de menselijke anatomie creëert. Deelnemers krijgen een 

overzicht van de uiteenlopende toepassingen en disciplines binnen de 

software, zoals hart, periferie, EF-planning, longen, tumoren, 

gewrichtsdisarticulatie, perfusie en nieren. U leert technieken om 2D- en 

3D-beelden te manipuleren, zoals MPR (multi-planar reformatting), MIP 

(maximale intensiteitsprojectie) en volumes, door middel van praktische 

oefeningen die gegeven worden door ervaren instructeurs van klinische 

Vital U-toepassingen. In de Verenigde Staten gevestigde artsen en 

laboranten kunnen met deze cursus CME- en CE-studiepunten 

verdienen.

Elke cursusmodule versterkt de gestandaardiseerde lesmethodiek van 

Vital U door middel van stapsgewijze instructies voor beeldacquisitie, 

protocoltoewijzing, casusanalyse en beelddistributie. 

Basisbeginselen van VitreaCore

In deze eendaagse postprocessing-cursus leert u over de 

basisbeginselen van de VitreaCore-software die 2D- en 3D-beelden van 

de menselijke anatomie creëert. Deelnemers krijgen een overzicht van 

de uiteenlopende toepassingen en disciplines binnen de software, zoals 

standaard 3D, MPR en Vessel Probe. U leert technieken om 2D- en 

3D-beelden te manipuleren, zoals MPR (multi-planar reformatting), MIP 

(maximale intensiteitsprojectie) en volumes, door middel van praktische 

oefeningen die gegeven worden door ervaren klinische 

software-instructeurs van Vital U.

Elke cursusmodule versterkt de gestandaardiseerde lesmethodiek van 

Vital U door middel van stapsgewijze instructies voor beeldacquisitie 

protocoltoewijzing, casusanalyse en beelddistributie.
Inleiding tot VitreaCore 11
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Lessen op afstand

Schrijf u in voor een serie live webinars waarin de software van Vital 

Images wordt gedemonstreerd, terwijl een arts of klinische 

software-instructeur uw vragen beantwoordt. U kunt ook op uw gemak 

een bibliotheek met opgenomen webinars doorlopen. Bekijk het schema 

van data en onderwerpen of schrijf u in op vitalueducation.com.

Beheerderscursus

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals, PACS-beheerders, technici 

op locatie of ieder ander die de geavanceerde visualisatiesoftware van 

Vital Images onderhoudt, installeert of ondersteunt. In deze cursus leert 

de beheerder van uw Vital Images-software hoe maximaal kan worden 

geprofiteerd van de functionaliteit van VitreaCore door deze volledig te 

integreren met uw medische beeldvormingssystemen. Neem voor meer 

informatie contact op met de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 

9559 of e-mail vitalu@vitalueducation.com.

Lessen op locatie

Al onze cursusprogramma's kunnen ook op uw faciliteit worden gegeven. 

Onze ervaren software-instructeurs komen tegemoet aan uw 

lesbehoeften door Vital U-cursussen en hardware, indien nodig, naar uw 

locatie te brengen. Met lessen op locatie wordt uw opleidingsprogramma 

afgestemd op de specifieke workflow van uw artsen en laboranten.

Aangepaste opties

Ten behoeve van uw specifieke lesbehoeften zijn er pakketten voor 

meerdere gebruikers en met meerdere sessies. Neem contact op met 

de Vital U-trainingscoördinator op 952 487 9559 of e-mail 

vitalu@vitalueducation.com voor het opstellen van een aan uw situatie 

aangepast opleidingsprogramma.
12 Inleiding tot VitreaCore
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VitreaCore-vensters

Tabbladen

Navigeer door de VitreaCore-vensters door het toepasselijke tabblad 

onder in het scherm te selecteren.
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Study Directory 
(Onderzoeksdirectory)

Als u VitreaCore opstart, wordt de Study Directory (onderzoeksdirectory) 

geopend. 

2

3 4

5

6

7

8

9 10

1

Toelichting Beschrijving
1 Softwareversie

2 Kopteksten van de kolommen

OPMERKING: Klikken om te sorteren. Klik en typ 
vervolgens de eerste letters om op te zoeken.

3 Knop Conference (Conferentie)

4 Knop Preferences (Voorkeuren)

5 Patiëntlijst

6 Tabblad DICOM Query (DICOM-query)
14 Inleiding tot VitreaCore
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Pictogrammen onderzoeksstatus

In de patiëntlijst bevat de kolom Status pictogrammen voor mappen. 

De kleur geeft aan wat de status van het onderzoek is.

7 Tabbladen Series/Snapshots/Reports (Rapporten)/
Applications (Toepassingen)

8 Gegevensbeheerder

9 Indicator serverbelasting

Beweeg de cursor over het pictogram om de 
hoeveelheid vrij servergeheugen in gigabytes weer 
te geven.

Meer zwart dan wit: meer dan 3,0 GB servergeheugen

Zwart en wit: tussen 2,0 GB en 3,0 GB servergeheugen

Oranje: tussen 1,0 GB en 2,0 GB servergeheugen

Rood: minder dan 1,0 GB servergeheugen

10 Indicator netwerksnelheid

Beweeg de cursor over het pictogram om de snelheid 
of doorvoer van het netwerk dat u gebruikt, weer te 
geven.

Rood: netwerksnelheid < 8,0 Mbps

Zwart: netwerksnelheid < 20,0 Mbps

OPMERKING: Dit getal vertegenwoordigt de 
effectieve doorvoer van alle trajecten, zoals 
het internet, uw kantoornetwerk en/of uw 
thuisnetwerk of WiFi-verbinding, maar is mogelijk 
niet de snelheid van uw lokale netwerk.

Toelichting Beschrijving

Pictogrammen Beschrijving
 (Blauw met blauwe pijl) Bezig met ontvangen/verwerken

 (Groen met gele starburst) Ongelezen

 (Groen met gele starburst en 

snapshots)

Ongelezen met bewijs

 (Rode rand met hangslot) Vergrendeld onderzoek

 (Grijs) Gelezen
Inleiding tot VitreaCore 15
VPMC-13552 A



Kopteksten Patiëntlijstkolommen

Onderzoeken filteren en sorteren met de Patiëntlijstkolommen. Zodra u de 

gewenste onderzoeken hebt geïdentificeerd, gebruikt u het gebied Series 

Thumbnail (Serieminiatuur) om beelden te laden. 

De patiëntlijst filteren, sorteren en doorzoeken

Gebruik de kopteksten voor de kolommen in de patiëntlijst om de lijst te 

filteren, te sorteren of te doorzoeken voor bepaalde onderzoeken.

Snelmenu Patient List (Patiëntlijst)

Als u met de rechtermuisknop op een onderzoek klikt, verschijnt er een 

menu met de volgende opties:

 (Grijs met snapshots) Gelezen met bewijs

 (Grijs met rood vinkje) Gepubliceerd

 
DICOM-onderzoek opbouwen 

OPMERKING: Dit pictogram is 
geen indicatie van het 
opbouwproces. Het geeft 
alleen aan dat de gegevens 
zijn ontvangen.

Pictogrammen Beschrijving

Menu-item Beschrijving
Load Study 
(Onderzoek laden)

Als het onderzoek meer dan één serie bevat, 
worden er twee series in een 2-omhoog 
2D-viewer in VitreaCore geladen. Als er slechts 
één serie is, wordt het eerste beeld geladen in 
een 1-omhoog 2D-viewer. Als het onderzoek uit 
meerdere beelden bestaat, bladert u met behulp 
van de pijl voorwaarts door de beelden.

Delete Study 
by Schedule 
(Onderzoek wissen 
volgens schema)

Verwijdert het onderzoek van de server.
16 Inleiding tot VitreaCore
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Een studie markeren als gelezen

De optie Mark as Read (Markeren als gelezen) en de statuskolom in de 

patiëntlijst zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Enable mark study 

as read (Onderzoek als gelezen markeren inschakelen) tijdens 

configuratie van de server aangevinkt is, en u ingelogd bent met de 

toegangsrechten van een radioloog. Voor informatie over het configureren 

van de Vital Image Management Server (VIMS) neemt u contact op met 

uw systeembeheerder.

Werklijstfilters

U kunt een vooraf gedefinieerde werklijstfilter gebruiken om de patiëntlijst 

te sorteren of u kunt een eigen filter definiëren en opslaan.

Email to Clinician 
(E-mailen naar 
klinisch specialist)

Verstuurt de beelden in een e-mail.

Change Status 
(Status wijzigen)

Wijzigt de status van het onderzoek:

• Unread (Ongelezen)

• Read (Gelezen)

• Published (Gepubliceerd)

Change Study Lock 
(Onderzoeksver-
grendeling 
wijzigen)

Vergrendel een onderzoek tegen wissen of 
ontgrendel een onderzoek dat u vergrendeld 
hebt.

OPMERKING: U kunt alleen een onderzoek 
ontgrendelen dat u zelf hebt vergrendeld. 
Om een onderzoek te ontgrendelen dat 
iemand anders heeft vergrendeld, moet 
u contact opnemen met uw 
systeembeheerder.

Save Media 
(Media opslaan)

Gegevens exporteren naar media (cd/dvd/USB/
lokaal station/netwerkgegevens).

DICOM Export 
(DICOM-export)

Serie exporteren naar DICOM-apparaat.

Menu-item Beschrijving
Inleiding tot VitreaCore 17
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Automatisch opvragen

VitreaCore bevat twee automatische functies voor opvragen/ophalen:

• Configureer een scanner om alle onderzoeken automatisch naar 

de server te versturen.

• Stel de client-pc zo in dat de server met regelmatige 

standaardintervals automatisch een query uitvoert om de Study 

Directory (Onderzoeksdirectory) te verversen. Zodra de clientPC deze 

ontvangt, worden de onderzoeken op het scherm Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) weergegeven.

Gebruikers- en systeemspecifieke schermvoorkeuren Study Directory 
(Onderzoeksdirectory)

Klik op  om de voorkeuren in te stellen voor de patiëntlijst, zoals:

• De weergegeven kolommen specificeren

• De interval tussen automatische DICOM-serverquery's specificeren

• Andere voorkeuren voor de Patient List (Patiëntlijst) instellen

Gebruikerstypen

Het laden van studies in VitreaCore is afhankelijk van uw gebruikerstype. 

De gebruikerstypen worden vastgesteld door gebruikersnamen en 

wachtwoorden. Uw organisatie wijst gebruikerstypen toe aan individuele 

gebruikersnamen en -wachtwoorden, afhankelijk hun rol.

OPMERKING: Neem contact op met de systeembeheerder voor meer 
informatie betreffende gebruikersnamen en -wachtwoorden die horen 
bij de verschillende gebruikerstypen.

• Klinisch specialist

• Diagnostisch gebruiker

• Geavanceerd diagnostisch gebruiker

• Beheerder (niet behandeld in deze handleiding)

OPMERKING: Raadpleeg de VitreaCore Installatie- en 
beheerhandleiding voor informatie over het gebruikerstype 
Administrator (Beheerder).
18 Inleiding tot VitreaCore
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Klinisch specialisten 

• VitreaCore openen.

• VitreaCore-workflows laden en ermee werken via de 

knop Load (Laden). 

• Snapshots herstellen in VitreaCore.

Diagnostisch gebruikers

• Zowel de VitreaCore Viewer als VitreaAdvanced Viewer openen. 

De VitreaCore Viewer is de standaardviewer.

• VitreaCore Viewer-workflows laden en ermee werken via 

de knop Load (laden). 

• Advanced Viewer-workflows laden en ermee 

werken door te klikken met de rechtermuisknop en 

Load in Advanced Viewer (Laden in Advanced 

Viewer) te selecteren. 

• Snapshots herstellen in Advanced Viewer.

Geavanceerde diagnostisch gebruikers

• Zowel de VitreaCore Viewer als VitreaAdvanced Viewer openen. 

De Advanced Viewer is de standaardviewer.

• Advanced Viewer-workflows laden en ermee werken via 

de knop Advanced Viewer.

• VitreaCore Viewer-workflows laden en ermee 

werken door te klikken met de rechtermuisknop en 

Load (Laden) te selecteren.

• Snapshots herstellen in Advanced Viewer.
Inleiding tot VitreaCore 19
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Specifieke bedieningselementen voor toegang per gebruikerstype

Klinisch 
specialist

Diagnos-
tisch 
gebruiker

Geavanceerd 
diagnostisch 
gebruiker

Laden in VitreaCore J J J

Laden in 
VitreaAdvanced 
Viewer

N J J

Workflow in 
VitreaCore 
standaard 
herstellen

J N N

Workflow in 
Advanced Viewer 
standaard 
herstellen

N J J

Versturen 
DICOM-beeld

N J J

Publiceren voor 
klinisch specialist

N J J

Studie verwijderen N N J

Vessel Probe N J J

DICOM-query J
(indien 
geconfigu-
reerd door 
systeembe-
heer)

J J

Creëren bewijs 
(snapshots, 
batches, films)

N J J

Verwijderen bewijs 
(snapshots, 
batches, films)

N J J
20 Inleiding tot VitreaCore
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Het Viewer-venster
Het Viewer-venster is het belangrijkste werkgebied in VitreaCore en bevat 

de tools die u nodig hebt om uw workflow te voltooien.

1
23

4

5

Toelichting Beschrijving
1 Lay-outknoppen Viewer-venster

2 Tabbladen Analysis (Analyse), Visual (Visueel) 
en Batch

3 VitreaCore-tools

4 In-view-tools

5 Informatiegebied en statusbalk
Inleiding tot VitreaCore 21
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Muisfuncties 2D en MPR

Muisfuncties 3D

Muisknop Druk om:
Klikken Tool te activeren

Klikken met de middelste 
muisknop en slepen

Te pannen

Klikken met de linker- en 
middelste muisknop en 
slepen

Te zoomen

Klikken met de 
rechtermuisknop en slepen

OF

Het muiswiel rollen

Te scrollen

Muisknop Druk om:
Klikken Tool te activeren

Klikken, dan even wachten 
om de tool te activeren

Klikken en slepen Te roteren

Klikken, dan direct slepen

Klikken met de middelste 
muisknop en slepen

Te pannen
22 Inleiding tot VitreaCore
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Sneltoetsen

Met sneltoetsen kunt u weergaven aanpassen en andere handelingen 

verrichten

Klikken met de linker- en 
middelste muisknop en 
slepen

OF

Klikken met de linker- en 
rechtermuisknop en slepen

Te zoomen
Muisknop Druk om:

Toets Functie
C Tool Cobb Angle (Cobb-hoek) activeren

E Tool Ellipse (Ellips) activeren

F ROI-tool activeren

G Tool Angle (Hoek) activeren

H Tool Crshair (Draadkruis) activeren

I Overschakelen naar omgekeerde weergave

M Tool Arrow (Marker) (Pijl (marker)) activeren

P Tool Spine Labeling (Labeling wervelkolom) activeren

R Tool Ruler (Lniaal) activeren

S Tool Snap (Vastleggen) activeren

T Tool Text (Tekst) of tool Text/Arrow (Tekst/pijl) activeren

W Tool Win/Lev (Venster/niveau) activeren

CTRL-Y De laatste ongedaan gemaakte handeling opnieuw uitvoeren

CTRL-Z De laatste handeling ongedaan maken (herhalen om 
meerdere handelingen ongedaan te maken)
Inleiding tot VitreaCore 23
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Sneltoetsen 3D

Tools Viewer-venster

Voer analyses uit of segmenteer anatomie in het Viewer-venster.

Toets Functie
S-I [F2] Volume superior naar inferior roteren — 180° azimut, 

90° elevatie, 0° twist

I-S [F3] Volume inferior naar superior roteren — 0°, -90°, 0°

A-P [F4] Volume anterior naar posterior roteren — 0°, 0°, 0°

P-A [F5] Volume posterior naar anterior roteren — -180°, 0°, 0°

L-R [F6] Volume links naar rechts roteren — -90°, 0°, 0°

R-L [F7] Volume rechts naar links roteren — 90°, 0°, 0°

1 2

Nummer Beschrijving
1 VitreaCore-tools

2 Gebied Segment Objects (Segmentobjecten)
24 Inleiding tot VitreaCore
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Bedieningselementen tabblad Visual (Visueel)

Gebruik de bedieningselementen in het tabblad Visual (Visueel) om het 

protocol te wijzigen, weergave-opties te tonen of verbergen, of 

zichtbaarheidsinstellingen te wijzigen.

Weergaveopties

1 2 3

Nummer Beschrijving
1 Knop Protocols (Protocollen)

2 Gebied View Options (Weergaveopties)

3 Gebied Object Visibility (Objectzichtbaarheid)

Optie Beschrijving
Selectievakje Patient 
Info (Patiëntinformatie)

Patiëntinformatie tonen of verbergen

Selectievakje Labels Labels tonen of verbergen

Selectievakje 
Measurements 
(Metingen)

Metingen in de weergaven tonen of verbergen

TIP: Toont of verbergt ook de 

referentieschaal aan de rechterzijde 

van de 2D- en MPR-weergaven.

Selectievakje Full 
Crosshair (Volledig 
draadkruis)

Toont volledige draadkruizen (met snijpunt) of 
gedeeltelijke draadkruizen (zonder snijpunt)

Selectievakje Show 
Segmentation 
(Segmentatie tonen)

Toont de resultaten van segmentatie in de 
MPR-weergaven.

Selectievakje Show 
3D Crosshair 
(3D-draadkruis tonen)

De draadkruizen in de 3D-weergave tonen 
of verbergen
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Bedieningselementen tabblad Analysis (Analyse)

Gebruik de bedieningselementen van het tabblad Analysis (Analyse) om 

toegang te krijgen tot de Vessel Probe-tools.

Bedieningselementen tabblad Batch

Maak batches en films in het tabblad Batch van het Viewer-venster.

1

Nummer Beschrijving
1 Gebied Vessel Probe

2 31

Nummer Beschrijving
1 Knoppen voor het maken van batches 

2 Bedieningselementen voor instellen Step Size 
(Stapgrootte) en Number of Images (Aantal beelden)

3 Knoppen voor batchoutput 
26 Inleiding tot VitreaCore
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Het venster Report (Rapport)
Zie het hoofdstuk Bevindingen distribueren - VitreaCore voor 

gedetailleerde informatie over het venster Report (Rapport).

VitreaCore-problemen oplossen

All of the available 3D rendering sessions are currently in use 
(Alle beschikbare 3D-weergavesessies zijn momenteel actief)

Duidt er normaal gesproken op dat de beeldserver(s) bezig zijn met het 

verwerken van gebruikersverzoeken voor 3D-beelden. Probeer later 

nogmaals.

Cannot connect to server (Verbinding maken met server mislukt)

Uw VitreaCore-client kan geen verbinding maken met de 

VitreaCore-beeldserver. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een 

verbindingsstoring van het lokale pc-netwerk, een algemene 

netwerkstoring, een serverstoring, een stroomstoring, etc. Neem contact 

op met uw automatiseringsafdeling of uw netwerkbeheerder om dit op te 

lossen.

Maximum Open Studies (Maximum aantal open onderzoeken)

Geeft aan dat u het maximum aantal onderzoeken hebt geladen (in de 

onderzoeksdirectory staat een vinkje naast elk geladen onderzoek). 

U kunt geen onderzoeken meer laden totdat u het laden van één of 

meerdere onderzoeken ongedaan maakt.
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• Nadat u op OK hebt geklikt, verschijnt het dialoogvenster Close 

Studies (Onderzoeken sluiten). Hier kunt u het laden van één of 

meerdere geopende onderzoeken ongedaan maken of geopende 

onderzoeken sluiten.

Not enough memory to load volume (Onvoldoende geheugen om volume 
te laden)

Duidt erop dat de beeldserver bezig is met het verwerken van 

gebruikersverzoeken of dat het beeldvolume te groot is voor bewerking. 

Probeer later nogmaals of, als het volume te groot is, probeer het volume 

opnieuw te construeren.

Snapshot Restore Troubleshooting (Problemen met het herstellen van 
snapshots oplossen)

Als u onderstaand dialoogvenster te zien krijgt, raadpleeg dan de lijst met 

oorzaken en suggesties voor oplossingen onder het voorbeeld.

Volume load failed (Laden volume mislukt)

Duidt erop dat er mogelijk een probleem is met de gegevensset. Neem 

contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak Suggestie
Ontbrekende of aanvullende 
DICOM-plakken.

Het snapshot kan niet worden 
hersteld.

De volume-opbouwconfiguratie 
is gewijzigd, waardoor andere 
interpolatie-instellingen worden 
gebruikt.

Neem contact op met de 
systeembeheerder. De 
gegevensset moet opnieuw 
naar VIMS worden gepusht.

Andere 
VIMS-configuratiewijzigingen.

Neem contact op met de 
systeembeheerder.
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Worklist Query Limit (Querylimiet werklijst)

Duidt erop dat er meer onderzoeken op de server staan dan uw systeem 

kan ophalen. 

• Beperk de resultaten van uw onderzoeksdirectory als u naar een 

specifiek onderzoek zoekt.

• Wijzig de instelling Maximum worklist items (Maximum aantal 

werklijstitems) in het dialoogvenster User Preferences > Study 

Directory (Gebruikersvoorkeuren > Onderzoeksdirectory).
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Een onderzoek selecteren 

Inhoud
OPMERKING: Deze module toont de diverse scenario's voor het laden 
van onderzoeken in VitreaCore. Zorg dat u weet welk type gebruiker u 
bent, aangezien elk gebruikerstype specifieke toegangsrechten heeft.

• VitreaCore-gebruikerstypen

• Onderzoeken in VitreaCore laden

• VitreaAdvanced via de Data Manager (Gegevensbeheerder)

• Onderzoeken in VitreaCore laden via een PACS-integratie

VitreaCore-gebruikerstypen
TABEL 1. Specifieke bedieningselementen voor toegang per gebruikerstype

Klinisch 
specialist

Diagnos-
tisch 
gebruiker

Geavanceerd 
diagnostisch 
gebruiker

Laden in VitreaCore J J J

Laden in 
VitreaAdvanced Viewer

N J J

Workflow in VitreaCore 
standaard herstellen

J N N

Workflow in Advanced 
Viewer standaard 
herstellen

N J J

Versturen DICOM-beeld N J J

Publiceren naar klinisch 
specialist

N J J

Studie verwijderen N N J
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Onderzoeken in VitreaCore laden
Gebruik de volgende procedure om onderzoeken in VitreaCore te laden.

1. Selecteer een onderzoek in Study Directory (Onderzoeksdirectory).

Vessel Probe N J J

DICOM-query J
(indien geconfi-
gureerd door 
systeembe-
heer)

J J

Creëren bewijs 
(snapshots, batches, 
films)

N J J

Verwijderen bewijs 
(snapshots, batches, 
films)

N J J

Klinisch 
specialist

Diagnos-
tisch 
gebruiker

Geavanceerd 
diagnostisch 
gebruiker
32 Een onderzoek selecteren
VPMC-13552 A



2. Selecteer het tabblad Series.

3. Selecteer in het vak Series een serie die u wilt laden.

TIP: Om meerdere series te laden, drukt u op CTRL en klikt u op alle 

series die u wilt laden.

4. Klik op  of klik met de rechtermuisknop en selecteer Load 

(Laden).

OPMERKING: Zie de VitreaCore-trainingsmodulen voor gedetailleerde 
VitreaCore-workflows.
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VitreaAdvanced via de Data 
Manager (Gegevensbeheerder)

Zie de VitreaAdvanced-trainingsmodulen voor gedetailleerde 

VitreaAdvanced-workflows.

Gebruik de volgende procedure als Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

de Data Manager (Gegevensbeheerder) bevat. 

1. Selecteer een onderzoek in Study Directory (Onderzoeksdirectory).

2. Selecteer het tabblad Applications (Toepassingen).

3. Selecteer de juiste toepassingsweergave en dubbelklik.

OPMERKING: Bij deze optie worden alle gegevens geladen.

OF

Gegevensbeheerder
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Laad een subset van de gegevens:

a. Klik met de rechtermuisknop op de juiste toepassingsweergave en 
selecteer Select Application Data (Toepassingsgegevens selec-
teren).

b. Selecteer een serie om te laden en klik op Start.

TIP: Als u de toepassing voor de workflow die u gebruikt niet ziet, 

dubbelklikt u op de miniatuur Core 3D en kiest u een protocol 

en voorinstelling.

OPMERKING: Wanneer het onderzoek geladen is, wordt 'Vitrea' 
weergegeven in de linkerbovenhoek.
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Onderzoeken in VES laden via een 
PACS-integratie

Er zijn twee manieren om onderzoeken in VitreaCore te laden via een 

PACS-integratie. 

Optie 1

Met PACS-geïntegreerd VES, VitreaCore of VitreaAdvanced opent en 

laadt automatisch het patiëntonderzoek of de serie die u selecteert in 

de PACS-client.

OPMERKING: Raadpleeg de VIMS-installatiehandleiding als de Data 
Manager (Gegevensbeheerder) niet is geselecteerd in de VES-
beheertool.

1. In de PACS-client klikt u met de rechtermuisknop op het beeld van het 

patiëntenonderzoek en selecteert u Load in VES (In VES laden) of een 

vergelijkbare optie.

OPMERKING: Zie de PACS-gebruikersdocumentatie voor specifieke 
instructies over het op deze wijze opstarten van VitreaCore.

LET OP: Controleer of u het juiste onderzoek hebt geladen. Als u een 
onderzoek laadt dat meerdere series bevat of 3D-reconstructies bevat, 
verschijnt er een dialoogvenster dat u vraagt om de serie te selecteren die 
u wilt laden. Zorg dat u aan dit verzoek voldoet. Als u dit niet doet, kunt u 
terugkeren naar PACS en een ander onderzoek laden.

2. Selecteer een protocol en voorinstelling in het venster Gallery (Galerij).
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Optie 2

1. Gebruik de onderstaande procedure om een onderzoek te laden 

vanuit de Data Manager (Gegevensbeheerder).

TIP: De Data Manager (Gegevensbeheerder) toont onderaan het 

scherm of Use Data Manager (Gegevensbeheerder gebruiken) 

is geselecteerd in de VES-beheertool. 

Als Enable Partial Data (Gedeeltelijke gegevens inschakelen) is 
geselecteerd in de VES-beheertool kan u worden gevraagd of u 
ontbrekende gegevens voor het verzoek wilt ophalen of dat u 
verder wilt gaan naar de Data Manager (Gegevensbeheerder) 
met de gegevens die momenteel beschikbaar zijn op VIMS.
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Als Disable Partial Data (Gedeeltelijke gegevens uitschakelen) 
is geselecteerd en Auto-Sync Data (Gegevens automatisch 
synchroniseren) niet is aangevinkt in de VES-beheertool kan u 
worden gevraagd om te bevestigen of u de ontbrekende gegevens 
wilt ophalen of dat u wilt terugkeren naar PACS.

OPMERKING: Als Auto-Sync Data (Gegevens automatisch synchroniseren) 
is geselecteerd in de VES-beheertool bepaalt het systeem automatisch welk 
onderzoek ontbreekt (als er een onderzoek ontbreekt) en wordt automatisch 
begonnen met het ophalen van de gegevens.

2. Doe een van de volgende zaken in het tabblad Applications 

(Toepassingen):

• Selecteer de juiste toepassingsweergave en dubbelklik om het 

onderzoek te openen.

TIP: Bij deze methode van openen worden alleen de series geladen 

die zijn gedefinieerd als 'beste kandidaten' en zijn 

voorgeselecteerd.

• Toepassingsgegevens selecteren:

a. Klik met de rechtermuisknop op de toepassing en kies Select 
Application Data (Toepassingsgegevens selecteren).
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b. In het dialoogvenster voor toepassingsselectie kiest u de juiste 
selecties en klikt u op Start.

TIP: Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster Application 

Selection (Toepassingsselectie) te sluiten.
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Algemene taken

Inhoud
• Aan de slag

• Taken Onderzoeksdirectory

• Taken Viewer-venster

• 2D-beeldvorming

• MPR-beeldvorming in VitreaCore Viewer

• 3D-beeldvorming in VitreaCore Viewer

• Beeldbatches

• Bijlage

Aan de slag

Inloggen in VitreaCore

1. Start op de client-pc Internet Explorer op en voer de URL in voor 

de VitreaCore-server. Als u de URL niet bij de hand hebt, neem 

dan contact op met uw systeembeheerder.

OPMERKING: Zorg dat de volgende opties zijn ingeschakeld in 
Internet Explorer: Download Signed ActiveX Controls 
(ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden), 
Run ActiveX Controls and Plug-ins (ActiveX-besturingselementen en 
-invoegtoepassingen uitvoeren), en Script ActiveX controls marked 
safe for scripting (ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als 
veilig voor scripts, in een script uitvoeren).
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2. Voer in het inlogscherm uw Username (Gebruikersnaam) en Password 
(Wachtwoord) in.

3. Klik op Sign In (Aanmelden).

Het VitreaCore-systeem opent het tabblad Patient List (Patiëntlijst).

OPMERKING: Als u de onderstaande melding krijgt, staan er meer 
onderzoeken op de server dan uw pc kan weergeven. U kunt de 
patiëntlijst filteren om het aantal weergegeven onderzoeken te 
beperken, of u gaat naar het dialoogvenster User Preferences - Study 
Directory (Gebruikersvoorkeuren - Onderzoeksdirectory) om het 
maximum aantal weergegeven onderzoeken te verhogen.

Taken Onderzoeksdirectory
Raadpleeg het hoofdstuk Een onderzoek selecteren voor gedetailleerde 
informatie over het laden van een studie.
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De patiëntlijst gebruiken

Gebruik de patiëntlijst om beelden te selecteren voor beoordeling en 

bewerking. De patiëntlijst geeft onderzoeken en series weer in het gebied 

Patients/Studies (Patiënten/onderzoeken). Miniaturen van de beelden 

in de onderzoeken worden weergegeven in het tabblad Series. 

Als VitreaCore is geconfigureerd om automatisch series te splitsen, 

sorteert de lijst met subseries de beelden binnen de geselecteerde 

series in categorieën.

VOORBEELD Als de geselecteerde serie een set MRA-beelden is met bron, 
projectie en samengevouwen beelden en auto-split is ingeschakeld, zal 
de lijst met subseries drie subseries bevatten. Voor informatie over het 
configureren van VitreaCore om automatisch series te splitsen, neemt 
u contact op met de systeembeheerder.

LET OP: Controleer voordat u met de bewerking start, het aantal beelden 
op het tabblad Patiëntlijst om zeker te weten dat de gehele serie vanaf de 
server werd ontvangen.

Kopteksten patiëntlijstkolommen gebruiken

De kolommen van de Patient List (Patiëntlijst) stellen u in staat de 

onderzoeken te filteren en te sorteren om uw werkbelasting beter 

te beheren. Zodra u de gewenste onderzoeken hebt geïdentificeerd, 

gebruikt u het gebied Series Thumbnail (Serieminiatuur) om beelden 

te laden. 

De onderzoekslijst filteren

Als u selectiecriteria instelt om de onderzoekslijst te filteren, geeft de 

patiëntlijst onderzoeken weer die overeenkomen met de selectiecriteria 

en de onderzoeken die al geopend zijn.

TIP: Om de onderzoekslijst verder te filteren, stelt u de selectiecriteria 

in voor meerdere kolommen.
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VOORBEELD:

1. Klik in het veld onder de koptekst Modality (Modaliteit) en 

selecteer CT in de vervolgkeuzelijst.

De Patient List (Patiëntlijst) toont alleen CT-onderzoeken.

2 Klik in het veld onder de koptest Date of Last Study (Datum 

laatste onderzoek) en selecteer <2 days (<2 dagen) in de 

vervolgkeuzelijst.

De patiëntlijst toont alleen CT-onderzoeken van de laatste 
2 dagen.

3 Klik op de koptekst Patient Name (Naam patiënt).

De patiëntlijst toont CT-onderzoeken van de laatste 2 dagen, 
gesorteerd op naam patiënt in oplopende volgorde.

4 Klik nogmaals op de kop Patient Name (Naam patiënt).

De patiëntlijst toont CT-onderzoeken van de laatste 2 dagen, 
gesorteerd op naam patiënt in oplopende volgorde.

Kolommen in oplopende  of aflopende  volgorde sorteren

• Klik op de koptekst van de kolom.

De lijst wordt gesorteerd en er verschijnt een pijl rechts naast de 

koptekst van de kolom om de richting van het sorteren aan te duiden. 

Klik nogmaals om de sorteerrichting om te draaien.

Zoeken naar specifieke onderzoeken in de onderzoekslijst

• Klik in het veld onder een willekeurige doorzoekbare koptekst van een 

kolom, voer een tekstregel in en druk op Enter.

Voer een waarde in voor de volgende kolommen: Patient Name (Naam 

patiënt), Study Description (Onderzoeksbeschrijving), Patient ID 

(Patiënt-id), Accession Number (Toegangsnummer), Study ID 

(Onderzoeks-id), en Institution (Instelling).

OF

Klik in het veld onder een willekeurige doorzoekbare koptekst voor een 

kolom en selecteer een item in de vervolgkeuzelijst.
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Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst voor de volgende 

kolommen: Status, Date of Last Study (Datum laatste onderzoek), 

Modality (Modaliteit), en Gender (Geslacht).

OPMERKING: De overige kopteksten voor kolommen zijn niet 
doorzoekbaar.

De kolombreedte aanpassen

• Plaats de cursor op de lijn tussen de kolommen en sleep deze lijn.

Een onderzoek markeren als gelezen

De optie Mark as Read (Markeren als gelezen) en de statuskolom in de 

Patient List (Patiëntlijst) zijn alleen beschikbaar als het vakje Enable mark 

study as read (Onderzoek als gelezen markeren inschakelen) tijdens 

configuratie van de server aangevinkt is, en u ingelogd bent met de 

toegangsrechten van een radioloog. Voor informatie over het configureren 

van de VitreaCore-server kunt u contact opnemen met uw 

systeembeheerder.

1. Selecteer het gewenste onderzoek in het venster Patient List 

(Patiëntlijst).

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Mark as Read (Markeren 

als gelezen).

De status van het onderzoek in het tabblad Patient List (Patiëntlijst) 

wordt gewijzigd in Published (Gepubliceerd) .

Een vooraf gedefinieerd werklijstfilter gebruiken

• Selecteer een filter in het vervolgkeuzemenu Worklist Filters 

(Werklijstfilters) boven aan het scherm.

De patiëntlijst wordt vervolgens gesorteerd volgens de criteria in de 

filter. Als de lijst leeg is of niet de verwachte resultaten geeft, probeert 

u een andere filter of maakt u er zelf een.
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Een werklijstfilter definiëren

1. Gebruik de kolomkop in de Patient List (Patiëntlijst) en sorteer en filter 

de lijst naar wens

2. Selecteer Save as New... (Opslaan als nieuw) in het 

vervolgkeuzemenu Worklist Filters (Werklijstfilters) boven aan het 

scherm.

3. Bewerk desgewenst de criteria in het veld Query Filter (Queryfilter) en 

voer een filternaam in.

OPMERKING: Het veld Query Filter (Queryfilter) bevat criteria die 
overeenkomen met die in de koptekst van de kolommen.

4. Klik op Save (Opslaan).

Het filter wordt opgeslagen en is de volgende keer beschikbaar als 

keuze in de lijst.

5. Selecteer het zojuist gecreëerde filter in het vervolgkeuzemenu 

Worklist Filters (Werklijstfilters).

Overleggen

1. Klik op  en selecteer vervolgens Join Conference (Deelnemen 

aan overleg). Het dialoogvenster Join Conference (Deelnemen aan 

overleg) verschijnt.

TIP: De knop Conf (Overleg) wordt weergegeven boven in de Study 

Directory (Onderzoeksdirectory) en onderin de overige vensters.

2. Klik op de overlegnaam in de lijst.

OF

Voer in het veld Conference Name (Naam overleg) de naam van het 

overleg in.

OPMERKING: De naam van het overleg en het wachtwoord zijn 
contextgevoelig. Controleer de juiste invoer van hoofd- en kleine 
letters.
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3. Typ het overlegwachtwoord in het veld Password (Wachtwoord).

4. Klik op Join (Deelnemen).

Op de viewer van de deelnemer verschijnt dezelfde beeldinformatie als 

op de viewer van de eigenaar van het overleg. De eigenaar regelt de 

weergave van het beeld, de beweging van de muis en de 

annotatie-informatie. Alle viewer-kenmerken worden tijdens het 

overleg in real-time bijgewerkt. 

De Data Manager (Gegevensbeheerder) gebruiken

De Data Manager (Gegevensbeheerder) wordt weergegeven onder de 

patiëntlijst. De Data Manager (Gegevensbeheerder) verleent toegang tot 

de Applications (Toepassingen), Series (Series), Snapshots 

(Snapshots) en Reports (Rapporten) die voor de op dat moment 

geselecteerde patiënt beschikbaar zijn.

Gebruik de Data Manager (Gegevensbeheerder) om het volgende te doen:

• Een studie in een toepassing laden

• Eén of meerdere series laden in een 2D- of 3D-viewer

• Een serie of onderzoek versturen naar een DICOM-apparaat (zie de 

paragraaf DICOM)

• Een snapshot herstellen

• Een snapshot lokaal opslaan

• Rapporten laden
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De Data Manager (Gegevensbeheerder) openen

• Selecteer een onderzoek in de patiëntlijst.

De Data Manager (Gegevensbeheerder) toont de beschikbare 

gegevens voor de patiënt onder in het scherm. Dit kunnen 

VitreaCore-series, snapshots en rapporten zijn.

Een onderzoek in een toepassing laden

1. Selecteer het tabblad Applications (Toepassingen).

2. Dubbelklik op de gewenste toepassing.

OPMERKING: Bij deze optie worden alle gegevens geladen.

OF

Laad een subset van de gegevens:

a. Klik met de rechtermuisknop op de juiste toepassingsweergave en 
selecteer Select Application Data (Toepassingsgegevens selec-
teren).

b. Selecteer een serie om te laden en klik op Start.

TIP: Als u de toepassing die geldt voor de workflow die u gebruikt niet 

ziet, dubbelklikt u op de miniatuur Gallery (Galerij) en kiest u een 

protocol en voorinstelling.

Eén of meerdere series laden

1. Om een individuele serie te selecteren, klikt u op één van de 

miniaturen.

TIP: Als u meerdere series wilt selecteren, gerbuikt u CTRL-klik of 

SHIFT-klik om te laden.
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TIP: Om meerdere opvolgende series te selecteren, klikt u op de 

eerste miniatuur van een groep, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt 

u op de laatste miniatuur van de groep. In de hoek van elke 

miniatuur verschijnt een vinkje.

TIP: Om meerdere, afzonderlijke (niet-opeenvolgende) series te 

selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op elke gewenste 

serie. Er verschijnt een vinkje in de hoek van elke miniatuur die 

u hebt aangeklikt terwijl u CTRL ingedrukt hebt gehouden.

2. Klik met de rechtermuisknop op de aangevinkte miniaturen en 

selecteer Load Study (Onderzoek laden) of Load (Laden).

Een snapshot herstellen

1. Selecteer het tabblad Snapshots.

2. Dubbelklik op het pictogram van het gewenste snapshot.

OF

klik op de balk van pictogram Restore Snapshot (Snapshot herstellen). 

Het snapshot wordt in de balk Viewer weergegeven.

Snapshots en films lokaal opslaan op uw computer

1. Selecteer het tabblad Snapshots.

2. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van het snapshot of de 

film en selecteer Save As (Opslaan als).

3. Geef in het dialoogvenster de bestandslocatie, de bestandsnaam en 

het bestandstype aan.

LET OP: Let goed op bij het opslaan van en werken met dergelijke typen 
bestanden. In de snapshot of film zijn geen patiëntgegevens opgenomen. 
Het is mogelijk om snapshots of films aan de verkeerde persoon toe te 
wijzen of met elkaar te verwarren.
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Rapporten laden

1. Selecteer het tabblad Reports (Rapporten) in de Data Manager 

(Gegevensbeheerder).

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Preview (Voorbeeld) om het 

rapport te laden.

DICOM-overdracht gebruiken

Het VitreaCore-systeem bestaat uit een server en één of meerdere 

client-pc's. De klant vraagt de server automatisch om met gezette 

intervals te controleren op nieuwe onderzoeken. U kunt op elk moment 

onderzoeken exporteren naar, query's versturen naar en onderzoeken 

ophalen van andere DICOM-servers of apparaten in het netwerk. U kunt 

ook handmatig onderzoeken opvragen en ophalen in de 

VitreaCore-server.

Als u klaar bent met een onderzoek op de client-pc, kunt u dit exporteren 

naar andere apparaten of servers in het netwerk. U kunt de optie Save as 

DICOM File (opslaan als DICOM-bestand) gebruiken om een nieuw 

bewerkt onderzoek op te slaan op de server. Als u DICOM doorsturen 

hebt ingesteld voor één of meerdere apparaten op het netwerk, zal het 

onderzoek dat u op de server opslaat, automatisch worden geëxporteerd 

naar de apparaten die zijn ingesteld op doorsturen.

Automatisch opvragen gebruiken

VitreaCore bevat de volgende twee automatische functies voor het 

uitvoeren van een query/ophalen:

• Een scanner configureren om alle onderzoeken automatisch naar de 

VitreaCore-server te versturen.

• De client-pc voert automatisch een query uit op de VitreaCore-server 

met regelmatige standaardintervals om de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) te verversen. Zodra de clientPC deze ontvangt, 

worden de onderzoeken op het scherm Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) weergegeven.
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Handmatig een query uitvoeren op een apparaat of server

1. Selecteer het tabblad DICOM Query in de onderzoeksdirectory.

Het tabblad DICOM Query (DICOM-query) wordt weergegeven. Hierin 

kunt u een query uitvoeren op de lokale VitreaCore-server of op 

externe servers waartoe u toegang hebt.

2. Selecteer een server of apparaat in de vervolgkeuzelijst Server boven 

aan het tabblad.

3. Specificeer eventueel de sorteercriteria in de querylijstkolommen.

4. Klik op de knop Query.

De querylijst wordt bijgewerkt met onderzoeken van de geselecteerde 

server die overeenkomen met de gespecificeerde sorteerparameters.

OPMERKING: Alhoewel de querylijst overeenkomende onderzoeken 
weergeeft, worden er alleen onderzoeken verzonden naar de lokale 
server als u één of meerdere gewenste onderzoeken selecteert en op 
de toets Query klikt.

De opgevraagde onderzoeken ophalen

1. Markeer één of meerdere onderzoeken in de querylijst.

2. Klik op de knop Query.

De geselecteerde onderzoeken worden naar de lokale server 

gezonden.

OPMERKING: De zojuist opgehaalde onderzoeken worden in de 
patiëntlijst weergegeven zodra deze wordt ververst.

Gegevenssets importeren vanaf media

Importeer patiëntonderzoeken die zijn opgeslagen op een cd, dvd, 

USB-stick of lokale schijf. 

1. Klik op .
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2. Gebruik de Media Manager 

(Mediabeheerder) om naar een 

bestand te bladeren.

3. Configureer de zoekopties.

4. Klik op Import (Importeren).

Gegevens exporteren naar media

Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer Save to 

Media (Opslaan naar media) om het exporteren met behulp van de Media 

Manager (Mediabeheerder) te starten.

1. Klik op Browse (Bladeren) en navigeer naar de bestemmingsmap of 

het bestemmingsstation.

2. Selecteer de media die u wilt opslaan, zoals DICOM-bestanden, 

snapshots, batches, films of een rapport.
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3. Klik op Export (Exporteren).

4. Om voorafgaand aan het exporteren gezondheidsgegevens te 

verwijderen aan de hand waarvan de patiënt kan worden 

geïdentificeerd, vinkt u het selectievakje Anonymize on Export 

(Anoniem maken bij exporteren) aan.

OPMERKING: Dan wordt een speciale, anonieme versie gecreëerd van 
de bestaande gegevensset. Deze versie komt niet in de plaats van de 
oorspronkelijke SOP-instantie en is ook niet de primaire representatie 
van de klinische gegevenssets in beeldarchieven. Deze anonieme 
beelden zijn bijvoorbeeld nuttig voor het maken van trainings- of 
onderzoeksbestanden waarbij de identiteit van de patiënt dient te 
worden beschermd en tegelijk toegankelijk moet blijven voor 
geautoriseerd personeel.

5. Om ruimte te besparen op de media via compressie van 

beeldgegevens, vinkt u het selectievakje Compress Image Data 

(Beeldgegevens comprimeren) aan.

OPMERKING: Dit is nuttig voor grote gegevenssets die worden 
geëxporteerd naar cd/dvd-media.

Exporteren naar DICOM

Klik met de rechtermuisknop op het onderzoek en selecteer DICOM 

Export (DICOM-export) om de DICOM-exportbeheerder te starten.

1. Selecteer het DICOM-apparaat.
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2. Om voorafgaand aan het exporteren gezondheidsgegevens 

te verwijderen aan de hand waarvan de patiënt kan worden 

geïdentificeerd, vinkt u het selectievakje Anonymize on Export 

(Anoniem maken bij exporteren) aan.

OPMERKING: Wanneer DICOM-gegevens met een lege patiënt-id 
worden geïmporteerd in de VIMS-server, wordt de onderzoeks-UID 
van de anonieme gegevens weergegeven als de patiënt-id in 
VitreaCore.

3. Om de opties voor het anoniem maken in te stellen, klikt u op 

Configure (Configureren).

Het dialoogvenster Anonymization Options (Opties voor anoniem 

maken) verschijnt:

a. Voer nieuwe waarden in voor de specifieke velden.

b. Om privétags te verwijderen uit het onderzoek, selecteert 
u Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem maken).

OPMERKING: Bij perfusiestudies wordt aangeraden om het 
selectievakje Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem maken) te 
WISSEN. Bij perfusiestudies zijn de privétags van de fabrikant nodig 
om volumes op te bouwen.

OPMERKING: Als Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem 
maken) is geselecteerd, worden alle privétags uit het onderzoek 
verwijderd, met inbegrip van privétags van Vital die nodig zijn voor 
het herstellen van snapshots. Bewijs wordt niet weergegeven in 
het tabblad Report (Rapport) van de Data Manager 
(Gegevensbeheerder), maar wordt wel weergegeven als een 
2D-serie op het tabblad Series. 
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OPMERKING: Als Anonymize Pvt Tags (Privétags anoniem 
maken) wordt gewist, blijven alle privétags behouden en blijven 
patiëntgegevens die zijn opgenomen in de privétags tot het 
anonieme onderzoek behoren. Het onderzoek heeft nieuwe id's, 
maar eventuele snapshots zullen nog steeds naar het 
oorspronkelijke onderzoek verwijzen. Bewijs wordt niet 
weergegeven in het tabblad Report (Rapport) van de Data 
Manager (Gegevensbeheerder) of als een 2D-serie op het tabblad 
Series voor de nieuwe patiëntnaam.

c. Klik op OK.

4. Klik op Export (Exporteren).

Auto Export (Automatisch exporteren)

U kunt automatisch exporteren gebruiken om uw DICOM-bevindingen 

terug te exporteren naar PACS.

1. Nadat u uw bevindingen hebt gecreëerd (snapshots of batches) en het 

onderzoek hebt afgesloten, wordt het dialoogvenster Auto-export 

weergegeven.

2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Group (Groep) de locatie waar u 

de bevindingen naar toe wilt exporteren.

OPMERKING: Als er meerdere locaties zijn van waaruit gegevens in een 
centrale VIMS-locatie worden ingevoerd, bevat het vervolgkeuzemenu 
een lijst met vooraf geconfigureerde groepsontvangstlocaties. 
De geselecteerde groep wordt op grond van de in de originele 
gegevens opgeslagen instellingsnaam, gematched. Als er geen match 
wordt gevonden, vermeldt de lijst de laatst geselecteerde groep. De 
standaardgroep "All" (Alles) vertegenwoordigt alle mogelijke 
ontvangstlocaties. 
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3. Selecteer een van de volgende opties:

Wachtrijbeheer

Diagnostische en geavanceerde diagnostische gebruikers kunnen de 

status van activiteiten binnen het VIMS-systeem zien met betrekking tot 

DICOM exporteren, DICOM afdrukken, en DICOM opvragen en ophalen.

1. Selecteer een onderzoek in de patiëntlijst.

2. Klik indien nodig op de popout-pijl Show Hidden Icons (Verborgen 

pictogrammen tonen) in de Windows-taakbalk. 

3. Dubbelklik op het pictogram van de Integration Manager 

(Integratiebeheerder). 

De Integration Manager (Integratiebeheerder) wordt geopend en geeft 

de status van DICOM-activiteiten weer. U kunt uitstaande of mislukte 

activiteiten wissen.

Optie Beschrijving
Export Selected 
(Geselecteerde 
export)

Exporteer de geselecteerde snapshots en 
batches.

Export All 
(Exporteer alles)

Exporteer alle snapshots en batches.

Skip (Overslaan) Exporteert de bevindingen niet, maar de 
bevindingen blijven op VIMS.

Cancel 
(Annuleren)

Sluit het dialoogvenster Auto Export 
(Automatisch exporteren) zonder 
snapshots of batches te exporteren.

Sluit het dialoogvenster Auto Export 
(Automatisch exporteren) zonder 
snapshots of batches te exporteren.
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Taken Viewer-venster

Lay-out Viewer-venster

Overzicht

Het Viewer-venster is het hoofdgebied waarin u beelden kunt bekijken en 

bwerken. Het venster geeft beelden weer in 2D- en 3D-indeling.

2D-layout

Deze modus geeft de plakken exact weer zoals ze door de scanner 

werden verkregen. Gebruik de knoppen  en  naast het serienummer 

om naar de vorige of volgende serie in het onderzoek te gaan, of klik op 

de vervolgkeuzelijst naast de serieknoppen om een specifieke serie te 

selecteren. U kunt ook de Viewport-lay-out aanpassen om meerdere 

series tegelijkertijd weer te geven. Met de 2D-lay-out kunt u:

• Visualisatie-instellingen aanpassen met behulp van venster/niveau, 

pannen, zoomen, roteren, kantelen en omkeren

• Metingen verrichten (ROI-metingen alleen op volledige 

precisiebeelden)

• Meerdere series of onderzoeken van dezelfde of verschillende 

modaliteiten weergeven ter vergelijking

• Tijdseries of multifase-onderzoeken in film (cine)-modus 

weergeven

• Als meerdere series geladen zijn, klikt u op  om 

seriesynchronisatie met betrekking tot V/N, cine, pannen en 

zoomen te ontgrendelen/vergrendelen

• Overschakelen naar 3D-modus
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3D-lay-out

De standaard lay-out van het Viewer-venster is 4-omhoog. Klik op  

rechts onder in de weergave om de serie in 3D te laden. In de standaard 

lay-out geeft de viewport linksonder het 3D-beeld weer. De overige drie 

viewports geven het originele onderzoek weer in de drie orthogonale 

MPR-vlakken.

• Klik op knop MPR draaien  om alle MPR-weergaven één positie 

rechtsom te verplaatsen.

• Klik op  om over te schakelen naar een 1-omhoog-lay-out van 

het Viewer-venster (of om de weergave te maximaliseren).

• De standaard visualisatie kan worden aangepast door een ander 

anatomieprotocol te kiezen in het vervolgkeuzemenu Protocols 

(Protocollen).

OPMERKING: Terwijl de beelden worden samengesteld, verschijnt 
de melding Updating Image... (Beeld wordt bijgewerkt) in de viewport.

Het Viewer Window (Viewer-venster) gebruiken

Overzicht

Wanneer u een beeld in het Viewer-venster hebt geladen, begint u met 

het evalueren. Met de hieronder beschreven functionaliteiten worden de 

visualisatie-instellingen die worden gebruikt om die beelden weer te geven 

en om uw beeldlayout van het Viewer-venster te specificeren, 

aangestuurd.

Een anatomieprotocol laden (protocollen)

Alleen beschikbaar in de 3D-modus. Anatomieprotocollen bevatten 

visualisatie-instellingen, (W/L (V/N), opaciteit en kleurdefinities), aangepast 

aan het type onderzoek dat u aan het bekijken bent. U kunt een van de 

voorgedefinieerde protocollen laden voor algemeen gebruikte 

toepassingen.
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1. Klik op  om de 3D-weergave samen te stellen (als u zich nog 

niet in de 3D-modus bevindt).

De Viewer verandert in een 4-omhoog, 3D-modus.

2. Selecteer het protocol dat u wilt laden in het vervolgkeuzemenu 

Protocols (Protocollen) in het bedieningselement Visual (Visueel).

De protocolinstellingen worden op de 3D-weergave toegepast.

Anatomieprotocollen wisselen

Als u andere visualisatie-instellingen wilt dan degene die momenteel zijn 

geladen, kunt u op elk gewenst moment overschakelen naar een ander 

anatomieprotocol.

1. Klik op  (als u zich nog niet in de 3D-modus bevindt).

De Viewer verandert in een 4-omhoog, 3D-modus.

2. Selecteer het protocol dat u wilt laden in het vervolgkeuzemenu 

Protocols (Protocollen) in het bedieningselement Visual (Visueel).

De protocolinstellingen worden op het 3D-beeld toegepast.

Tools openen met het rechtermuisknop-menu en het toolpaneel

Voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte 

tools voor het geselecteerde protocol klikt u 

met de rechtermuisknop in een weergave.
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Rechter muisknop-menu Viewer

Als u met de rechtermuisknop op een beeld klikt, verschijnt er een menu 

met de volgende opties:

Menu-item Beschrijving
Monitor Layout 
(Monitorlay-out)

Bepaalt het aantal series dat in het venster wordt 
weergegeven. Selecteer een ander protocol voor 
het onderzoek uit de volgende Column x Row 
(Kolom x rij) lay-outs:

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5
Viewport Layout 
(Lay-out viewport)
(2D)

Bepaalt het aantal beelden dat in een viewport 
wordt weergegeven. Selecteer een andere 
beeldlay-out voor de huidige serie uit de volgende 
Column x Row (kolom x rij) lay-outs:

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 
aangepast.

W/L Presets 
(V/N-voorinstellingen)

De V/N-voorinstellingen zijn gebaseerd op 
onderzoekstype en modaliteit.

• Buik

• Hoofd 

• Long

• Mediastinum

• Wervels
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Image Properties 
(Beeldeigen-
schappen)

Wijzig de beeldeigenschappen van de viewport:

• Invert (Omkeren) — een omgekeerde 

MIP-rendering toepassen op de MPR's

• Rotate Right 90 Degrees (90 graden 

rechtsom draaien) — het geselecteerde 

beeld 90° draaien

• Rotate Left 90 Degrees (90 graden linksom 

draaien) — het geselecteerde beeld 90° 

draaien

• Flip Horizontally (Horizontaal kantelen) — 

het geselecteerde beeld langs het horizontale 

midden kantelen

• Flip Vertically (Verticaal kantelen) — het 

geselecteerde beeld langs het verticale 

midden kantelen

• Reset (Herstellen) — de standaard 

eigenschappen van het beeld herstellen
Interact Fast 
(Snelle interactie) 
(3D)

De 3D-interactiesnelheid instellen.

Lock 3D 
(Vergrendel 3D)

Het 3D-beeld vergrendelen.

Save Image 
(Beeld opslaan)

Het geselecteerde beeld opslaan als een 
Windows-bestand.

Save Screen 
Capture (Scherm-
opname opslaan)

Een schermopname opslaan:

(For Whole Screen) as Windows File 
((Voor een volledig scherm) als Windows-bestand) 
— sla het volledige Viewer-venster op als een 
Windows-bestand.

Copy to Clipboard (Naar klembord kopiëren) — 
plak het geselecteerde beeld in een andere 
Windows-toepassing, zoals Adobe PhotoShop 
of Microsoft Word.

Menu-item Beschrijving
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Print (Afdrukken) Druk het beeld van de huidige viewport af in 
secundaire vastleggingsindeling op een 
geconfigureerde printer die toegankelijk is vanaf 
uw PC.

U kunt geen DICOM-beelden afdrukken vanuit 
VitreaCore.

Cine Start Alleen mogelijk in 2D-modus zonder spoelen. 
Voor tijdserie-onderzoeken: autoscrollen door 
alle tijdfasen voor een positie. Voor niet-nuclaire 
geneesmiddelen en non-tijdserie-onderzoeken: 
alle beelden in een continue filmmodus 
weergeven.

Cine Stop Alleen beschikbaar tijdens cineing. Stopt de 
cine-bewerking.

Adjust Cine Setting 
(Cine-instelling 
aanpassen)

Alleen beschikbaar tijdens cineing. Met dit 
dialoogvenster kunt u de instellingen van de 
actieve cine aanpassen. Pas deze instellingen 
naar behoefte aan voordat u de batch opslaat als 
een film:

• OK-knop: voer uw aanpassingen uit en klik 

op OK

• Reset-knop: klik om te resetten naar de 

standaardinstellingen

• Range: x To: x (Bereik: x tot x): specificeer 

welke framesrun u wilt opnemen

• fps-schuifregelaar: regel het aantal frames 

dat per seconde wordt weergegeven (fps)

• Pause between cine loops (Pauze tussen 

lussen): vink het vakje aan om een pauze in 

te voegen (rusttijd) aan het einde van elke 

cinelus, voordat de cine opnieuw gaat spelen

• Delay (s) (Vertraging(en)): de lengte in 

seconden van de pauze tussen cinelussen.
Save Cine to Movie 
File (Cine opslaan in 
filmbestand)

Alleen beschikbaar tijdens cineing. Sla de cine op 
als een Windows .avi filmbestand op een locatie 
op uw pc of netwerk. Als u dit menu-item 
selecteert, verschijnt het Windows-dialoogvenster 
Save As (Opslaan als).

Menu-item Beschrijving
62 Algemene taken
VPMC-13552 A



Het draadkruis gebruiken

• Klik op  en sleep om de HU-waarden voor CT-beelden of 

voxelintensiteit voor MR-beelden weer te geven.

Venster/Niveau aanpassen

1. Klik op .

2. Klik in de viewport en versleep.

• Sleep naar links om de vensterbreedte te verkleinen, waardoor het 

contrast toeneemt. Sleep naar rechts om de vensterbreedte te 

vergroten, waardoor het contrast afneemt.

• Sleep naar beneden om het vensterniveau te vergroten. Sleep naar 

boven om het vensterniveau te verkleinen.

• Sleep diagonaal om de vensterbreedte en het niveau tegelijkertijd 

aan te passen.

Venster/Niveau wijzigen door een voorinstelling te selecteren

1. Klik met de rechtermuisknop in de viewport en selecteer W/L Presets 

(V/N-voorinstellingen).

OF

Klik op de V/N-vervolgkeuzelijst rechts onder in de viewport.

2. Maak een keuze uit de volgende opties:

• Abdomen (Buik) (400/40)

• Lung (Long) (1500/-700)

• Head (Hoofd) (100/45)

• Mediastinum (350/50)

• Vertebrae (Wervels) (2000/300)

OPMERKING: Om de vooraf gedefinieerde voorinstellingen venster/
niveau te wijzigen, neemt u contact op met de systeembeheerder.
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3D-objecten vormgeven

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om de modus Sculpt (Vormgeven) aan 

te duiden.

2. Klik en sleep in de viewport om een rand uit de losse hand te tekenen. 

Als u vormgeeft:

• Verwijdert u anatomie uit de weergave door er een contourlijn 

omheen te trekken.

• Isoleert u anatomie in de weergave door er een contourlijn omheen 

te trekken.

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . 

• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand uit te sluiten, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te verbergen 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden).

Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 3D-viewport 

weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgeving in een MPR-weergave te tonen, 

vinkt u het selectievakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) in 

het tabblad Visual (Visueel) aan.

Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 

1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het einde van de anatomie.
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4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour overal waar de anatomie van grootte, 

vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

Snapshots maken

Leg beelden vast om te exporteren naar PACS, toe te voegen aan een 

rapport, of voor het herstellen van een workflow.

1. Klik op .

2. Klik in de weergave.

• Klik op  om één snapshot te maken van de 

volledige weergave, 

OF

• Houd CTRL ingedrukt en klik in de weergave om één snapshot te 

maken van de gehele viewer.

TIP: Patiëntgegevens worden automatisch verborgen wanneer u 

snapshots maakt.

Beelden knippen

Kniplijnen worden afgebeeld als rechthoekige velden in de drie 

MPR-viewports en zijn voor de betreffende weergave kleurgecodeerd:

• Sagittaal: Blauw

• Coronaal: Groen
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• Axiaal: Rood

Past het formaat van het afgeknipte gebied in één of meerdere van 

de MPR-viewports aan door de lijnen te verslepen in een toolmodus 

(WinLev (VenNiv), Crosshair (Draadkruis), Snap, Ruler (Liniaal), Label, 

Sculpt (Vormgeven)). 

Alle gegevens buiten het knipveld worden uitgesloten. De 3D-viewport 

(MIP/Volume Rendering) toont het nieuwe 3D-beeld, inclusief de anatomie 

die zich binnen het veld bevindt.

1. Beweeg de cursor over de kniplijn in het axiale, sagittale of coronale 

vlak (of meerdere vlakken) tot de cursor verandert in dubbele pijlen.

2. Klik op en versleep de rand van het knipveld om de anatomie te 

verwijderen die u niet in het 3D-beeld wilt zien.

3. Herhaal deze procedure naar behoefte. 

Beelden labelen

U kunt tekstlabels of pijlnotaties (pijlannotaties) aan een beeld toevoegen, 

tekstlabels of pijlnotaties op een beeld wijzigen of tekstlabels of 

pijlnotaties van een beeld wissen. Na het labelen of annoteren van 

verschillende beelden, kunt u een variant op standaardscrollen gebruiken 

om uitsluitend door de gelabelde beelden te scrollen. Het menu Label 

bevat opties voor het creëren van de volgende items:

• Tekstlabels

• Tekstlabels met pijlen

• Pijlen zonder tekst

• Wervelkolomlabels

• Klantspecifieke tekst

Zodra u een labeltool hebt gekozen, verandert de cursor in een 

plus-teken en een symbool voor dat type label. Als u op een beeld klikt, 

start de annotatie bij het plus-teken.
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Een tekstlabel invoeren

1. Klik op de vervolgkeuzelijst  en selecteer Text (Tekst).

2. Klik in het beeld en voer het tekstlabel in het tekstveld in.

3. Druk op ENTER om het label te accepteren.

Een tekstlabel invoeren met een toegevoegde pijl

1. Klik op de vervolgkeuzelijst  en selecteer Text/Arrow (Tekst/pijl).

2. Klik in het beeld en voer het tekstlabel in.

3. Druk op ENTER om het label te plaatsen.

4. Wanneer u het label hebt geplaatst, voert u de volgende handelingen 

uit om het aan te passen:

• Dubbelklik op de tekst om deze te bewerken.

• Klik en sleep de pijlpunt om deze opnieuw te positioneren.

• Klik en sleep het midden of uiteinde van de pijl om de gehele pijl 

opnieuw te positioneren.

• Verkort of verleng de pijl door op het eindpunt te klikken en te 

slepen.

Een pijl plaatsen

1. Klik op de vervolgkeuzelijst  en selecteer Arrow (Pijl).

2. Klik in het beeld om een pijl te plaatsen of klik en sleep om een grotere 

pijl dan standaard te creëren.

3. Als u de pijl eenmaal hebt geplaatst:

• Klik en sleep de pijlpunt om deze opnieuw te positioneren.

• Klik en sleep het midden of uiteinde van de pijl om de gehele pijl 

opnieuw te positioneren.

• Verkort of verleng de pijl door op het eindpunt te klikken en te 

slepen.
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Wervelkolomlabels invoeren

1. Klik op de vervolgkeuzelijst  en selecteer Spine Labeling 

(Labeling wervelkolom).

Er verschijnt een dialoogvenster met regelaars waarmee vooraf 

gedefinieerde labels op de wervelkolom kunnen worden geplaatst.

2. Klik op het type wervelkolomlabel in de linkerkolom in het 

dialoogvenster: C (cervicaal), T (thoracaal), L (lumbaal), S (sacraal), / 

(fracties zoals ½ of ¾ en labels zoals C1/T1 en T12/L1).

De rechterkolom wordt bijgewerkt met bijv. labels C1-C7, wanneer C 

in de linkerkolom is geselecteerd.

3. Selecteer het vak Copy to similar images (Naar gelijksoortige 

beelden kopiëren) als u wervelkolomlabels op een beeld plaatst dat is 

weergegeven in een belangrijke beeldviewport, en u uw labels wilt 

toepassen op alle andere belangrijke beelden die zich in hetzelfde 

acquisitievlak bevinden (als hiervan sprake is).

VOORBEELD Als het belangrijke beeldvenster vier sagittale beelden en 
twee axiale beelden bevat en u wervelkolomlabels toevoegt aan één van de 
sagittale beelden, dan worden dezelfde labels automatisch weergegeven in 
dezelfde positie op de andere drie sagittale beelden. U zult de positie van de 
labels op de andere beelden wellicht enigszins moeten aanpassen.

4. Klik op Sequence (Volgorde): Auto, Ascending (Oplopend) (omhoog 

langs de wervelkolom) of Descending (Aflopend) (omlaag langs de 

wervelkolom). Elke keer als u klikt, wordt het volgende label in de 

reeks op het beeld geplaatst.

• Auto – Voeg automatische oplopende of aflopende labels toe.

• Ascending (Oplopend) – voeg wervelkolomlabels toe in de 

volgorde van de wervels als u omhoog langs de wervelkolom gaat.

VOORBEELD Als u start met L2, is het volgende label L1 en vervolgens 
T12, T11, ... T1, C7, C6, ... C2, C1. Als u verder gaat dan C1, wordt het 
volgende label S5, verder omhoog langs de wervelkolom.

• Descending (Aflopend) – de omgekeerde volgorde van oplopend 

(hierboven).

5. Klik op het eerste label dat u wilt toevoegen, klik vervolgens in het 

beeld waar u het label wilt plaatsen.
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6. Om het volgende label van hetzelfde type en in dezelfde reeks toe te 

voegen (bijvoorbeeld C2 toevoegen na C1 met de oplopende volgorde 

aangevinkt), klikt u op het beeld om het volgende label te plaatsen.

7. Om een label buiten de reeks toe te voegen, klikt u op het eerste label 

dat u wilt toevoegen en vervolgens in het beeld waar u het label wilt 

plaatsen.

8. Klik in het dialoogvenster op het eerste label dat u wilt toevoegen en 

klik vervolgens in het beeld waar u het label wilt plaatsen.

9. Blijf klikken op de plaats waar u wilt dat het systeem de volgende 

labels plaatst in de door u geselecteerde volgorde.

• Om een label ongedaan te maken, klikt u op Undo (Ongedaan 

maken).

• Om een label te verplaatsen, klikt u erop en versleept u het.

• Om alle labels te wissen die u op de beelden hebt geplaatst, 

klikt u op Delete All Labels (Alle labels wissen).

• Om een afzonderlijk label te wissen, plaatst u de cursor erop en 

drukt u op DELETE.

Als u klaar bent, klikt u op  rechts boven in het dialoogveld.

Eigen tekst invoeren

1. Klik op  en selecteer Text (Tekst) in het vervolgkeuzemenu.

2. Selecteer de vooraf gedefinieerde tekst die u op het beeld wilt 

plaatsen.

3. Klik in het beeld. 

Het label wordt op het beeld weergegeven.

• Typ de labelnaam in het tekstvak.

• Klik en sleep om het label te verplaatsen.

• Dubbelklik op het label om het te bewerken.
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Door geannoteerde beelden scrollen

• Houd CTRL ingedrukt en rol met het muiswiel.

OF

Houd CTRL ingedrukt en druk op de toets PIJL OMHOOG of PIJL 

OMLAAG.

Labels opnieuw opmaken

1. Klik met de rechtermuisknop op het label en selecteer Choose Text 

Font/Color (Tekstlettertype/tekstkleur kiezen).

Het dialoogvenster Font (Lettertype) wordt weergegeven.

2. Pas het lettertype en/of de kleur aan.

3. Klik op OK.

Labeltekst bewerken

1. Klik met de rechtermuisknop op het label en selecteer Edit Text (Tekst 

bewerken).

OF

Dubbelklik op het label.

2. Bewerk de tekst.

3. Klik buiten het tekstveld om de wijzigingen te accepteren of druk op 

Enter.

De achtergrond van het label veranderen

• Klik met de rechtermuisknop op het label en selecteer dan Switch 

Background Mode to Opaque (Wijzig achtergrondmodus in opaak) 

of Switch Background Mode to Transparent (Wijzig 

achtergrondmodus in transparant).
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Pijleigenschappen bewerken

1. Klik met de rechtermuisknop op de pijl en selecteer Change Arrow 

Width/Color (Pijlbreedte/pijlkleur veranderen).

Het dialoogvenster Arrow Width/Color (Pijlbreedte/pijlkleur) wordt 

weergegeven.

2. Bewerk de grootte en/of kleur van de pijl.

3. Klik op OK.

Labels of pijlen wissen

• Klik met de rechtermuisknop op het label of de pijl dat/die u wilt 

wissen en selecteer Delete (Wissen).

OF

Klik op het label of de pijl of houd de cursor boven het item dat u wilt 

wissen en druk op DELETE.

• Om alle labels en pijlnotaties uit een beeld te verwijderen, klikt u op de 

vervolgkeuzelijst  en selecteert u Delete All (Alles wissen).

OF

Klik met de rechtermuisknop op een beeld en selecteer Delete All 

(Alles wissen). 

Reset (Herstellen) Herstelt het volume in de oorspronkelijke staat (het 
moment waarop u het heeft geladen).

Undo (Ongedaan maken) Maakt de laatste vormgevingshandeling ongedaan. 
Maakt metingen, labels of andere annotaties niet 
ongedaan en voert ze niet opnieuw uit.

Redo (Opnieuw uitvoeren) Herstelt de laatste vormgevingshandeling. Maakt 
metingen, labels of andere annotaties niet ongedaan 
en voert ze niet opnieuw uit.
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Bedieningselementen Viewport-venster

Elk viewportvenster dat het MPR- of 3D-beeld weergeeft, bevat verschillende 

bedieningselementen waarmee u met elk beeld afzonderlijk kunt werken.

Knop Naam Gebruik
Zoom Slider 
(Schuifregelaar 
Zoom)

Hiermee kunt u het zoomniveau in elk viewervenster 

onafhankelijk regelen en vergrendelen.

• Klik en versleep de regelaar omhoog om in te zoomen 

en omlaag om uit te zoomen

• Klik onder- of bovenaan de regelaar om in of uit te 

zoomen met de vooraf ingestelde stappen

• Klik op het pictogram met het vergrootglas om alle 

MPR-vensters tegelijk te vergrendelen en te zoomen
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MPR Options 
(MPR-opties)

• Average (Gemiddeld): Een arceringsinstelling die 

gegevens weergeeft met behulp van de gemiddelde 

gegevenswaarden voor alle voxels in een beeld. Deze 

instelling is met name nuttig voor het bekijken van 

coronale en sagittale weergaven van ruisbevattende 

beelden.

• Vol. Render (Weergeven): gebruikt alle 

voxelwaardes.

Met de afzonderlijke optie MPR Volume Render 

(MPR-volumeweergave) kunt u in hetzelfde scherm een 

in 3D MIP weergegeven volume bekijken naast beelden 

die in MPR-volume worden weergegeven.

• MIP: Een arceringsinstelling die gegevens weergeeft met 

behulp van uitsluitend de hoogste gegevenswaarden 

voor elke voxel van het beeld. MIP is een goede instelling 

om te gebruiken wanneer concurrerende functies, 

samengesteld uit voxels met vergelijkbare of hogere 

waarden, het doelgebied kunnen verdoezelen.

Met de afzonderlijke MPR MIP-optie kunt u in hetzelfde 

scherm een volumeweergave bekijken naast MPR 

MIP-beelden.

• MinIP: Een arceringsinstelling die gegevens weergeeft 

met behulp van uitsluitend de laagste gegevenswaarden 

voor elke voxel van het beeld. MinIP is een goede 

instelling om te gebruiken wanneer functies die zijn 

samengesteld uit vergelijkbare of hogere voxelwaarden 

een doelgebied kunnen verbergen dat is samengesteld 

uit lagere voxelwaarden in een gescand beeld.

Deze instelling is vooral handig als we kijken naar de 

lucht of vloeistof in mini-platen. Bijvoorbeeld, de longen 

of luchtwegen of een verwijde ductus pancreaticus of 

verwijde galwegen.

Knop Naam Gebruik
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MPR 
Thickness 
(MPR-dikte)

Schuifregelaar, uitsluitend voor MPR-weergaven. Beweeg de 
schuifregelaar om de MPR-dikte van de plak aan te passen. 
De bijbehorende diktemeting wordt zowel onder de 
schuifregelaar als links onder in de viewer weergegeven.

MPR Rotate 
(MPR roteren)

Verplaatst met elke klik alle weergaven één positie rechtsom.

Vervolgkeuze-
lijst Mode 
select (Modus-
selectie)

Vervolgkeuzelijst om de weergavemodus te 
selecteren:

Vervolgkeuze-
lijst Window/
Level (Venster/
niveau)

Vervolgkeuzelijst om een vooringestelde 
venster/niveau-waarde te selecteren

Orthogonal 
(Orthogonaal)

Rechts onder in elke MPR-viewport. Geeft aan dat de 
MPR-weergave momenteel orthogonale beelden vertoont. 
Klik om de schuine modus te openen.

Oblique 
(Schuin)

Bevindt zich rechts onder in elke 3D MPR-viewport nadat u 
hebt geklikt op . Creëert een schuin MPR-beeld. Klikken 
om de modus Oblique (Schuin) te openen. /Oblique (/Schuin) 
wordt toegevoegd aan de orthogonale weergavenaam (zoals 
Sagittal/Oblique (Sagittaal/schuin)), de kniplijnen worden 
verborgen en de draadkruizen definiëren nu het schuine vlak.

Het draadkruis draait rond het kruispunt van de lijnen. Klik op 
en versleep een lijn om het draadkruis te draaien rondom het 
kruispunt om het schuine vlak te definiëren. Sleep het 
kruispunt om het rotatiepunt te verplaatsen en draai vervolgens 
het draadkruis.

Nadat u de draadkruizen in één van de MPR-weergaven hebt 
gedraaid, geven de andere twee MPR-weergaven beelden 
weer onder een schuine hoek, maar de weergave waarbij u 
het draadkruis hebt gedraaid blijft de plakken in een 
orthogonaal vlak weergeven.

Curved 
(Gebogen)

Een van de MPR-weergaven geeft een beeld in een 
orthogonaal vlak weer. De andere twee MPR-weergaven 
kunnen gebogen beelden weergeven. Bepaal een curve 
op één MPR-weergave en het resulterende beeld wordt 
weergegeven in een ander weergave.

Knop Naam Gebruik
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Metingen uitvoeren

Voer alle metingen op 2D-beelden van alle modaliteiten uit. Na het creëren 

van metingen op 2D-beelden, kunt u ervoor kiezen alleen door de 

beelden met metingen te scrollen door een variatie op standaardscrollen 

te gebruiken. Voor CT- en MR-weergaven kunt u alle soorten metingen 

creëren. 

OPMERKING: U kunt geen doelgebiedmetingen verrichten op 
onvolledige beelden. Controleer of het beeld volledige precisie heeft 
voordat u deze meting verricht.

U kunt meerdere linialen, hoeken of contourlijnen op één beeld tekenen. 

Als u meerdere metingen verricht op een beeld, worden de resultaten van 

de metingen rechts onder in de viewer gestapeld. U kunt ook bestaande 

metingen wissen, verplaatsen of aanpassen. Ook kunnen meetresulaten 

worden verplaatst.

Als u met de rechtermuisknop op een beeld klikt of met de pijl op een 

meettoets klikt , verschijnt er een vervolgkeuzemenu met de 

volgende opties:

• Ruler (Liniaal)

• Angle (Hoek)

• ROI-Ellipse (ROI-ellips)

• ROI-Freehand (Vrije hand ROI)

• Cobb Angle (Cobb-hoek)

• Delete All (Alles wissen)

3D Bevindt zich rechts onder in elke 2D MPR-viewport. Schakelt 
over naar 3D-weergavemodus. Gedraagt zich hetzelfde als 
knop 3D op de werkbalk. In deze modus zijn de 
3D-werkbalkknoppen, bedieningselementen voor visueel 
en batch en weergave-opties ingeschakeld.

Knop Naam Gebruik
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Afstand meten

1. Klik op de vervolgkeuzepijl van de liniaal  en selecteer Ruler 

(Liniaal).

2. Klik op het gewenste startpunt om het begin van de lijn aan te geven.

3. Klik op het gewenste eindpunt om het einde van de lijn aan te geven.

4. Als u klaar bent, kunt u desgewenst de lijn verplaatsen, wissen of 

aanpassen.

Het systeem geeft de gemeten afstand (in mm of in pixels) weer links 

boven in de viewport.

Hoeken meten

1. Klik op de vervolgkeuzepijl van een meettool (bijvoorbeeld Ruler 

(Liniaal)) en selecteer .

2. Klik om het eerste punt te plaatsen. Dit is het einde van het eerste 

lijnsegment.

3. Klik om het tweede punt te plaatsen. Dit is het snijpunt van de hoek.

4. Klik om het derde punt te plaatsen. Dit is het einde van het tweede 

lijnsegment.

5. Het systeem berekent de hoek bij het snijpunt.

• Als u klaar bent, kunt u desgewenst de lijnen verplaatsen, wissen 

of aanpassen.

Het systeem toont de hoek (in graden) gevormd door het snijpunt van 

de twee lijnen, links boven in de viewport.

Cobb-hoeken meten

1. Klik op de vervolgkeuzepijl van een meettool (bijvoorbeeld Ruler 

(Liniaal)) en selecteer .
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2. Klik op het eerste punt om het eerste lijnsegment te starten.

3. Klik op een tweede punt om het eerste lijnsegment te eindigen.

4. Klik op een derde punt om het tweede lijnsegment te starten.

5. Klik op een vierde punt om het tweede lijnsegment te eindigen.

VitreaCore tekent een lijn loodrecht op het beginpunt van het eerste 

lijnsegment en een tweede lijn loodrecht op het beginpunt van het 

tweede lijnsegment. Vervolgens wordt de hoek tussen de twee lijnen 

berekend.

• Als u klaar bent, kunt u desgewenst de lijnen verplaatsen, wissen of 

aanpassen. De Cobb-hoekmeting wordt in een tekstveld rechts onder 

in de viewport weergegeven.

Een elliptisch doelgebied (ROI) meten:

OPMERKING: U kunt geen doelgebiedmetingen verrichten op 
onvolledige beelden. Controleer of het beeld full fidelity heeft voordat 
deze meting wordt verricht.

1. Klik op de vervolgkeuzepijl van een meettool (bijvoorbeeld Ruler 

(Liniaal)) en selecteer ROI-Ellipse (ROI-ellips) .

2. Klik en sleep om een elliptische contourlijn te tekenen rondom het 

doelgebied.

VitreaCore geeft de gemiddelde gegevenswaarde, de 

standaarddeviatie voor de gegevenswaardes en het gebied binnen 

de contourlijnen weer links boven in de viewport.

Een vrije hand-ROI meten

OPMERKING: U kunt geen doelgebiedmetingen verrichten op 
onvolledige beelden. Controleer of het beeld full fidelity heeft voordat 
deze meting wordt verricht.

1. Klik op de vervolgkeuzepijl van een meettool (bijvoorbeeld Ruler 

(Liniaal)) en selecteer ROI-Freehand (Vrije hand ROI) .
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2. Klik en sleep om een vrije hand-contourlijn te tekenen rondom het 

doelgebied.

Door beelden met metingen scrollen

• Houd CTRL ingedrukt en rol met het muiswiel.

OF

Houd CTRL ingedrukt en druk op de toetsen PIJL OMHOOG of PIJL 

OMLAAG.

Metingen en resultaten wissen

• Klik met de rechtermuisknop op de meting (of het meetresultaat) om 

het snelmenu weer te geven en selecteer dan Delete (Wissen).

OF

Beweeg de cursor over het midden van het doelgebied om het te 

selecteren en druk op WISSEN.

Een meting verplaatsen

1. Beweeg de cursor over het lijnsegment tot de cursor verandert in een 

vierpuntige pijl.

2. Klikken en verslepen.

De lengte van het lijnsegment aanpassen

1. Beweeg de cursor over het lijnsegment tot het eindpunt verandert in 

puntjes.

2. Klik en sleep vanaf een eindpunt.

Het meetresultaat herformatteren

1. Klik op de meting of het resultaat dat u wilt herformatteren.

2. Klik met de rechtermuisknop om het snelmenu te openen en voer één 

van de volgende handelingen uit:

• Om het lettertype van de tekst te veranderen, selecteert u Choose 

Label Font/Color (Tekstlettertype/tekstkleur kiezen).
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• Om de achtergrondmodus van het label te wijzigen, selecteert u 

Switch Label Background Mode to Opaque (Achtergrondmodus 

label in opaak wijzigen) of Switch Label Background Mode to 

Transparent (Achtergrondmodus label in transparant wijzigen).

Een Cobb-hoek verplaatsen

• Om een lijnsegment te verplaatsen, beweegt u de cursor over het 

midden van het segment tot de cursor verandert in een vierpuntige pijl. 

Vervolgens kunt u klikken en slepen.

De Cobb-hoek of lengte van het lijnsegment aanpassen

1. Beweeg de cursor over het eindpunt tot het eindpunt verandert in een 

puntje en de cursor verandert in een vierpuntige pijl.

2. Klik en sleep het eindpunt.

Een contourlijn verplaatsen

1. Beweeg de cursor over het midden van de contourlijn tot de cursor 

verandert in een vierpuntige pijl.

2. Klikken en verslepen.

De vorm van een elliptische contourlijn aanpassen

1. Beweeg de cursor over de contourlijn tot er puntjes langs de rand 

verschijnen en de cursor verandert in een pijl.

2. Klik op een van de puntjes en versleep dit om de contourlijn aan te 

passen.

Alle metingen op een beeld wissen

• Klik op  en selecteer Delete All (Alles wissen) om alle 

meetannotaties op het beeld te verwijderen.
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Weergaveopties

Het werkbalkgebied van het Viewer Window (Viewer-venster) bevat 

bedieningselementen voor View Options (Weergaveopties) waarmee het 

soort informatie en labels, weergegeven op de beelden en batches wordt 

bepaald.

Objecten segmenteren

Gebruik aanwijzen-en-klikken-segmentatie voor het behouden of 

verwijderen van botsegmenten of andere zichtbaar onderscheidende 

segmenten zoals weke delen, stents of metalen platen, of zelfs de 

scantafel. Het veld Segment Objects (Segmenteer objecten) beschikt 

over de volgende bedieningelementen voor segmentatie:

• Selecteer Bone (Bot) om bot te segmenteren, gebaseerd op 

HU-drempels en connectiviteit.

• Selecteer Vessel (Bloedvat) om bloedvaten te segmenteren, 

gebaseerd op HU-drempels en connectiviteit.

• Selecteer Visible (Zichtbaar) om zichtbaar onderscheidende gebieden 

te segmenteren.

Optie Beschrijving
Patient Info 
(Patiëntinfo)

Indien deze optie is aangevinkt, wordt patiënt-, 
ziekenhuis en andere DICOM-informatie getoond.

Labels Indien deze opties is aangevinkt, worden tekst- en 
pijlannotaties getoond.

Measurements 
(Metingen)

Indien deze optie is aangevinkt, worden metingen 
getoond die zijn verricht met de toolopties van de 
liniaal.

Full Crosshair 
(Volledig 
draadkruis)

Indien deze optie is aangevinkt, worden draadkruizen 
van volledige lengte getoond die niet in het midden 
samenkomen (om het focuspunt niet te belemmeren).
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Een geselecteerd gebied behouden (op de voorgrond houden)

Selecteer Keep (Behouden) om het geselecteerde gebied in de voorgrond 

te plaatsen en al het overige naar de achtergrond te verplaatsen. Als u 

Keep (Behouden) selecteert, wordt de tool in groen weergegeven.

Een geselecteerd gebied verwijderen (in de achtergrond plaatsen)

Selecteer Remove (Verwijderen) om het geselecteerde gebied in de 

achtergrond te plaatsen en al het overige naar de voorgrond te 

verplaatsen. Als u Remove (Verwijderen) selecteert, wordt de tool in rood 

weergegeven. De standaardinstelling is Bone (Bot).

Fragmenten verwijderen

• Klik op  om alle zichtbaar onderscheidende gebieden die 

kleiner zijn dan het aantal kubieke centimeter dat wordt vermeld in het 

gebied Segment Objects (Objecten segmenteren) te verwijderen.

De resultaten bewerken

• Wijzig de grenswaarde in kubieke centimeter in het 

tekstvak.

TIP: Voer een lager getal in om kleinere fragmenten 

te verwijderen, en voer een hoger getal in om 

grotere fragmenten te verwijderen

• Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag, of

• Gebruik de knoppen Less/More (Minder/meer). 

TIP: De knoppen Less (Minder) en More (Meer) gebruiken om extra 

fragmenten te verwijderen: Klik op Less (Minder) om de 

drempelwaarde voor de grootte van fragmenten te verlagen. De 

waarde in het veld Min Vol wordt bij elke klik op de knop met 3 cc 

verminderd. Verwijderde fragmenten die groter zijn dan de nieuwe 

waarde, worden hersteld. Klik op More (Meer) om de 

drempelwaarde voor de grootte van fragmenten te verhogen.
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• Selecteer de segmentatiedrempelbalk om de segmentatiedrempels in 

te stellen. Zodra de cursor over de drempellimiet komt, verandert de 

cursor in pijlen, zodat u de balk kunt verslepen.

Segmentatie in de MPR-weergaven tonen

Als het vakje Show Segmentation (Toon segmentatie) is aangevinkt, 

geven de MPR-weergaven ook de resultaten van segmentatie, uitgevoerd 

in de 3D-weergave, weer. Als het vakje Show Segmentation (Toon 

segmentatie) niet is aangevinkt, blijven de MPR-weergaven de hele 

MPR-beelden weergeven, zelfs wanneer delen van het volume 

gesegmenteerd zijn.

Segmentatie in de MPR-weergaven tonen:

Selecteer het bedieningselement Visual (Visueel) en vink het vakje 

Show Segmentation (Toon segmentatie) aan.

• Als u Show Segmentation (Toon segmentatie) hebt geselecteerd en u 

hebt een gebied uitgesloten in de volumeweergave, dan wordt dat 

gebied niet weergegeven in de MPR-weergaven.

• Het vakje 3D-draadkruizen in de 3D-weergave geeft de posities en 

richtingen van de draadkruizen en vlakken van de MPR-weergaven 

weer. Deze lijnen worden op kleur gecombineerd met de 

MPR-weergaveranden en draadkruizen, blauw voor sagitaal, groen 

voor coronaal en rood voor axiaal.

3D-draadkruizen weergeven of verwijderen:

Vink het selectievakje Show 3D Crosshair (Toon 3D-draadkruis) aan. 

Vink het selectievakje Show 3D Crosshair (Toon 3D-draadkruis) uit om 

te verwijderen.
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Vaatanalyse - Objectzichtbaarheidsgebied

In het vervolgkeuzemenu Object Visibility (Objectzichtbaarheid) kunt u uit 

diverse zichtbaarheidsopties kiezen.

OPMERKING: Als u Semi-Transparent (Semi-transparant) selecteert, 
zelfs als het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) is 
aangevinkt, zullen de MPR-weergaven de achtergrond niet als 
semi-transparant weergeven.

Voor selectie van zichtbaarheidsopties:

Selecteer één van deze opties uit het vervolgkeuzemenu Object Visibility 

(Objectzichtbaarheid):

All (Alles): Om zowel de gebieden in de voorgrond (inbegrepen) als 

achtergrond (uitgesloten) te tonen.

Transparent Foreground (Transparante voorgrond): Maakt de 

achtergrond gedeeltelijk opaak.

VesselsOnly (Alleen bloedvaten): Verwijdert alles behalve de 

gesondeerde bloedvaten uit de weergave.

Tinted Vessels (Gearceerde bloedvaten): Toont de gesondeerde 

bloedvaten rood gearceerd. 

Semi-Transparent Background (Semi-transparante achtergrond): Om 

zowel inbegrepen als uitgesloten gebieden te zien, maar de achtergrond 

(uitgesloten gebied) als semi-transparant te zien. Met deze optie kunnen 

gebieden in de achtergrond als oriëntatiepunt worden gebruikt, zonder de 

inbegrepen weefselweergave te overschaduwen.

Tinted Foreground (Getinte voorgrond): Geeft de voorgrond een rode 

tint (inbegrepen gebied).
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Vessels on Semi-Transparent (Bloedvaten op semi-transparant): Om 

de bloedvaten te bekijken tegen een semi-transparante achtergrond. 

Met deze optie kunt u gebieden in de achtergrond gebruiken als 

markeringspunten zonder de bloedvaten te hinderen.

Het veld Vessel Overlay (Bloedvatoverlay) gebruiken:

• Vink het vakje Vessel Overlay (Bloedvatoverlay) aan om de curved 

reformat-weergaven en dwarsdoorsneden weer te geven, evenals de 

bloedvatindicatorlijn. Verwijder het vinkje uit het vakje Vessel Overlay 

(Bloedvatoverlay) om te verbergen.

Bloedvat sonderen

Wanneer u een bloedvat sondeert, tast de VitreaCore-software het lumen 

van het bloedvat af en markeert de software dit door middel van een 

bloedvatindicator. De bloedvatindicator verschijnt in de 3D-weergave. 

OPMERKING: Vessel Probe wordt niet aanbevolen voor het sonderen 
van de aorta.

1. Klik op .

2. Klik op het bloedvat.

TIP: VitreaCore voegt een vermelding toe aan de Vessel Listing 

(Bloedvatlijst).

TIP: Als de sondeertool een te klein gedeelte van het bloedvat heeft 

geselecteerd, moet u dit uitbreiden:

a. Klik op .

b. Klik op een punt dat na het reeds geselecteerde bloedvat komt.
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2D-beeldvorming
Gebruik de 2D-indelingen om plakken bekijken 

zoals deze door de scanner zijn verworven.

Er worden vier labels weergegeven langs de 

zijden van de weergaven, die de oriëntatie van 

het beeld aanduiden: S - superior, I - inferior, 

A - anterior, P - posterior, L - links, R - rechts

Beelden pannen

1. Houd het muiswiel ingedrukt met de cursor op het beeld.

2. Sleep het beeld in de viewport.

Beelden omkeren/draaien/kantelen

1. Klik met de rechtermuisknop op het beeld.

Het vervolgkeuzemenu Image Properties (Beeldeigenschappen) bevat 

de volgende opties:

• Invert (Omkeren): Keer de grijstintinstellingen van het beeld om, 

zodat zwart wit wordt en omgekeerd. Selecteer nogmaals Invert 

(Omkeren) om de normale grijsschaalinstellingen te herstellen.

• Rotate Right 90 degree (90 graden rechtsom draaien): Draai het 

beeld 90 graden rechtsom.

• Rotate Left 90 degree (90 graden linksom draaien): Draai het 

beeld 90 graden linksom.

• Flip Horizontally (Horizontaal kantelen): Kantel het beeld 

horizontaal langs de middellijn.
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• Flip Vertically (Verticaal kantelen): Kantel het beeld verticaal langs 

de middellijn.

• Reset (Herstellen): Reset elke hierboven genoemde handeling, 

behalve Invert (omkeren).

2. Kies de gewenste optie.

In- en uitzoomen

• Sleep de Zoom-schuifbalk rechts van het beeld.

• Klik met de linker- en de middelste muisknop en sleep omhoog of 

omlaag.

Handmatig scrollen in 2D- of MPR-weergaven

• Rol het muiswiel.

• Klik met de rechtermuisknop op het beeld, houd ingedrukt en 

versleep.

• Beweeg de beeldschuifbalk aan de bovenzijde van de viewport (alleen 

configuraties met meerdere monitoren).

Scrollen door 2D-beelden met labels of metingen

• Houd CTRL ingedrukt en rol met het muiswiel.

OF

• Houd CTRL ingedrukt en druk op de PIJL OMHOOG of PIJL 

OMLAAG. Alleen beelden met labels of metingen worden 

weergegeven.

Automatisch scrollen in 2D-weergaven

• Klik op een knop in het gebied Cine Tools 

(Cine-tools). 
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Bedieningselement Visual (Visueel)

Bedieningselement Visual (Visueel) bevat meer opties voor 2D- en 

3D-modi.

Bedieningselement Visueel 2D

Bedieningselement Visueel 2D is van toepassing op 2D-beelden en 

scanbeelden.

Bedienings-
element

Functie

Cine Tools 
(Cine-tools)

Voor tijdserie-onderzoeken, kunt u autoscrollen 
door alle tijdfasen voor een positie. Voor 
niet-nuclaire geneesmiddelen, 
non-tijdserie-onderzoeken, geeft u alle beelden 
in een continue filmmodus weer.

Blader voorwaarts , achterwaarts  en 

stop .

Als Cine actief is, worden de volgende opties in 
het snelmenu onder de rechtermuisknop 
opgenomen:

• Cine Stop

• Adjust Cine Setting (Cine-instelling 

aanpassen)

• Save Cine to Movie File (Cine opslaan 

in filmbestand)

Geeft de volgende serie weer, als de huidige 
serie niet de laatste serie in een onderzoek is.
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Weergaveopties 2D

De weergaveopties bepalen welke patiëntgegevens en annotaties op het 

beeld worden weergegeven.

Meerdere series vergelijken

Laad meerdere series en bewerk ze als een groep. Door het aanmaken 

van een groep worden voor elke volume beelden vergrendeld bij een 

beginpunt. Speel na het laden elke serie af tot de plak vanaf waar u de 

vergelijking wilt beginnen. Vergrendel dan de serie om de vergelijking te 

synchroniseren. Speel vervolgens de series tegelijkertijd af.

Geeft de vorige serie weer, als de huidige serie 
niet de eerste serie in een onderzoek is.

 Se: 2 Verschijnt als er meer dan één serie is geladen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Series 

(Serie) om een andere serie te selecteren 

voor de betreffende viewer.

De beschrijvende tekst van de serie wordt 

bijgewerkt om de huidige, weergegeven 

serie aan te duiden.

Bedienings-
element

Functie

Optie Beschrijving
Patiëntinfo 
(Patiëntinfo)

Indien deze optie is aangevinkt, wordt patiënt-, 
ziekenhuis en andere DICOM-informatie getoond.

Labels Indien deze opties is aangevinkt, worden tekst- en 
pijlnotaties getoond.

Measurements 
(Metingen)

Indien deze optie is aangevinkt, worden metingen 
getoond die zijn verricht met de tools van de liniaal.

Full Crosshair 
(Volledig 
draadkruis)

Indien deze optie is aangevinkt, worden 
draadkruizen getoond die in het midden 
samenkomen. Geeft standaard draadkruizen weer 
die niet in het midden samenkomen, zodat het 
focuspunt niet wordt belemmerd.
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OPMERKING: Gebruik de knop Global Lock (Algemene 
vergrendeling) om de Zoom voor alle beelden in de vergelijking te 
vergrendelen en ontgrendelen. Vergrendel Window/Level (Venster/
niveau) voor alle beelden door de knoppijl te gebruiken.

1. Selecteer twee of meer onderzoeken in de Study Directory 

(Onderzoeksdirectory).

2. Klik op het tabblad Series en selecteer twee of meer series (houd 

CTRL ingedrukt en klik op elk gewenst beeld).

3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Load (Laden).

Alle geselecteerde series worden weergegeven in de 2D-viewer.

4. Om V/N te synchroniseren, klikt u op . 

5. Om de series simultaan af te spelen, klikt u op de synchronisatieknop 

in elke viewer.

De synchronisatieknop wordt vergrendeld .

• Om een serie te verwijderen, klikt u op de synchronisatieknop om 

deze te ontgrendelen uit de set.

MPR-beeldvorming in VitreaCore 
Viewer

In de MPR-beeldvormingsmodus kunt u beelden manipuleren, metingen 

uitvoeren en multivlaks of schuin heringedeelde beelden definiëren en 

weergeven. U kunt ongewenst weefsel verwijderen door afknippen en 

vormgeven. Om een serie in 3D te kunnen bekijken, moet het om een 

CT-of MR-serie gaan die voldoet aan speciale beeldvereisten ten aanzien 

van tussenruimte en oriëntatie. 
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Een schuin beeld creëren

Gebruik de modus Oblique MPR (Schuine MPR) om beelden weer te 

geven in andere vlakken dan sagittaal, coronaal of axiaal. Creëer een 

MPR-weergave van een kenmerk dat in een ander vlak ligt dan het 

sagittale, coronale of axiale vlak, zoals de anatomie van de wervelkolom.

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of meerdere 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik op  om de schuine modus te openen.

De modustoets verschijnt in de modus Oblique (Schuin) , in de 

viewports is nu “/Oblique” (/Schuin) toegevoegd aan de orthogonale 

weergavenaam (zoals Sagittal/Oblique (Sagittaal/schuin)), de kniplijnen 

verdwijnen en draadkruizen definiëren nu het schuine vlak.

2. Bepaal welke MPR-weergave u wilt gebruiken om de overige 

MPR-vlakken te roteren.

3. In de geselecteerde weergave positioneert u de cursor op een plaats 

op het draadkruis, maar niet op het snijpunt.

De cursor verandert nu in twee tegenovergestelde pijlen.

4. Het draadkruis draait rond het kruispunt van de lijnen. Klik op en 

versleep een lijn om het draadkruis te draaien rondom het kruispunt 

om het schuine vlak te definiëren.

TIP: Sleep het kruispunt om het rotatiepunt te verplaatsen en draai 

vervolgens het draadkruis.

Nadat u de draadkruizen in één van de MPR-weergaven hebt 

gedraaid, geven de andere twee MPR-weergaven beelden weer onder 

een schuine hoek, maar de weergave waarbij u het draadkruis hebt 

gedraaid blijft de plakken in een orthogonaal vlak weergeven.
90 Algemene taken
VPMC-13552 A



OPMERKING: U kunt draadkruizen in meer dan één MPR-weergave 
roteren. Als u dit doet, zal geen van de MPR-weergaven beelden 
weergeven in een orthogonaal vlak. Elke MPR-weergave kan beelden 
weergeven in elk mogelijk vlak.

Dubbele schuine rotatie gebruiken

Double Oblique (Dubbel schuin) maakt het mogelijk om interactief schuin 

te roteren rond een enkel draaipunt in het beeld. Gebruik dit om rond 

anatomische onderdelen zoals een bloedvat te draaien.

1. Selecteer de modus Oblique (Schuin).

2. Selecteer en positioneer het draadkruis.

Het midden van het draadkruis fungeert als een draaipunt.

3. Als de cursor zich in een van de MPR-weergaven bevindt, verandert 

de cursor in de tool voor schuin roteren .

4. Klik en sleep om het beeld te roteren.

TIP: Roteer tegelijkertijd omhoog/omlaag en links/rechts.

Manual Curved Reformat (Handmatige gebogen herindeling) gebruiken

In de modus Curved MPR (Gebogen MPR)  wordt één van de 

MPR-weergaven gebruikt om een curve te definiëren, zodat de gebogen 

beelden in een van andere MPR-weergaven verschijnen. Dit is nuttig als 

u een MPR-beeld wilt aanmaken van een gebogen bloedvat of 

wervelkolom. In de modus Curved MPR wordt elk van de drie 

MPR-weergaven voor een uniek doel gebruikt.

• Selecteer één weergave, Reference (Referentie) genoemd, om de 

curve te definiëren. Wijzig een van de draadkruizen om hiermee een 

curve (bloedvat of wervelkolom) te volgen.

• Gebruik de weergave Curved (Gebogen) om de gebogen beelden 

weer te geven.

• Gebruik de weergave Transverse (Transversaal), loodrecht op de 

weergave Curved (Gebogen), om dwarsdoorsneden te tonen met 

een blauw vak op het punt waar de curve de weergave snijdt.
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1. Klik op .

2. Kies één weergave (Reference (Referentie)) om een curve te definiëren.

3. Schakel in de weergave Reference (Referentie) over naar de modus 

Curved MPR (Gebogen MPR).

4. Klik op één uiteinde van het draadkruis om de curve te definiëren en 

sleep dit naar het startpunt van de curve.

• Deze lijn is nu de gebogen lijn.

• De gele lijn in de gebogen weergave is de middenlijn.

• De lijn die de middenlijn doorsnijdt, is de transverse lijn. Deze lijn 

wordt weergegeven in zowel de referentie- als de gebogen 

weergave.

• Velden aan beide uiteinden van de gebogen lijn worden opgevuld.

• De weergave die overeenkomt met de transversale lijn heeft nu het 

label Transverse (Transversaal) in de rechterbenedenhoek.

• In de weergave Curved (Gebogen) overlapt een korte, rechte lijn de 

transversale lijn op het snijpunt van de middellijn en de transversale 

lijn. Deze lijn is de meetlijn.

5. Fijnafstemming:

• Klik in de weergave Reference (Referentie) in de middellijn en sleep 

deze om het gebogen kenmerk te volgen. Er wordt een “X” 

geplaatst op de lijn op elk punt waar u klikt.

• In de weergave Transverse (Transversaal) klikt en sleept u het 

blauwe vak (de middellijn) naar de gewenste locatie (bijvoorbeeld 

het midden van het bloedvat).

6. Als u het einde van het gebogen doelgebied hebt bereikt, klikt u op het 

andere uiteinde van het draadkruis en sleept u dit naar het einde van 

de curve.

• Voer de dubbele schuine rotatie automatisch uit. De cursor 

verandert automatisch in het pictogram van de tool voor schuine 

rotatie , zodat u het beeld rond de middellijn kunt roteren.
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De optie MPR Rendering (MPR-weergave) aanpassen

• Klik op het vervolgkeuzemenu MPR Rendering (MPR-weergave). 

De optie wordt toegepast op alle MPR-weergaven. 

De MPR-plakdikte aanpassen

In de MPR-viewports wordt de plakdikte voor acquisitie weergegeven in 

de linkerbenedenhoek. 

• Sleep de in-viewer schuifregelaar voor MPR Thickness (MPR-dikte) 

naar rechts om de plakdikte te vergroten of naar links om deze te 

verkleinen. 

MPR-opties selecteren

Wijzig de configuratie van de MPR-viewers door een optie te selecteren 

uit het in-viewer vervolgkeuzemenu met MPR-opties.

1. Kies uit het in-viewer vervolgkeuzemenu onderaan elke viewer één van 

de volgende instellingen:

De instellingen worden op de MPR-beelden toegepast.

2. Voeg dikte toe om in de geselecteerde instelling weer te geven.

OPMERKING: De marge van de MPR-dikteregeling wordt 
gespecificeerd door het type MPR-optie dat u hebt geselecteerd.

• Average (Gemiddeld) — Een arceringsinstelling die gegevens 

weergeeft met behulp van de gemiddelde gegevenswaardes 

voor alle voxels in een beeld. Deze instelling is met name nuttig 

voor het bekijken van coronale en sagittale weergaven van 

ruisbevattende beelden.

• Vol. Rend. (Volumeweergave) — gebruikt alle voxelwaarden - 

Met de afzonderlijke optie MPR Volume Render 

(MPR-volumeweergave) kunt u in hetzelfde scherm een in 3D 

MIP weergegeven volume bekijken naast beelden die in 

MPR-volume worden weergegeven.
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• MIP — Een arceringsinstelling die gegevens weergeeft met 

behulp van uitsluitend de hoogste gegevenswaarden voor 

elke voxel van het beeld. MIP is een goede instelling om te 

gebruiken wanneer concurrerende functies, samengesteld uit 

voxels met vergelijkbare of hogere waarden, het doelgebied 

kunnen verdoezelen. 

Gebruik de afzonderlijke MPR MIP-optie om in hetzelfde 
scherm een volumeweergave te bekijken naast MPR 
MIP-beelden.

Deze instelling is vooral nuttig bij het uitvoeren van deze 
activiteiten:

• Differentiëren tussen contrast en calcium in de bloedvaten
• Bekijken van MPR's met dikke platen en vele kleine, losse 

botfragmenten
• Bekijken van halsslagaders, de cirkel van Willis, a.renalis, 

uitstroombanen of vaten om plaque te tonen
• Bekijken van een MPR met dikke platen, waarbij alle 

bloedvaten van de lever in een enkel vlak worden getoond
• MinIP: een arceringsinstelling die gegevens weergeeft met 

behulp van uitsluitend de laagste gegevenswaarden voor 

elke voxel van het beeld. MinIP is een goede instelling om 

te gebruiken wanneer functies die zijn samengesteld uit 

vergelijkbare of hogere voxelwaarden een doelgebied kunnen 

verbergen dat is samengesteld uit lagere voxelwaarden in een 

gescand beeld.

MPR-snelmenu

De snelmenu's onder de rechtermuisknop in VitreaCore kunnen iets 

afwijken van de afgebeelde menu's, afhankelijk van verschillende 

factoren, waaronder het soort onderzoek, de beeldvormingsmodus (2D of 

3D) en van uw gebruikersrechten. 
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Het menu-item Default W/L (Standaard V/N) verandert in W/L Presets 

(V/N-voorinstellingen) voor CT MPR-weergaven van series die in 3D kunnen 

worden bekeken. Voor MPR-weergaven van series die niet in 3D kunnen worden 

bekeken, is het Default W/L.

Menu-item Beschrijving
Monitor Layout 
(Monitorlay-out)

Selecteer het type lay-out. Bijvoorbeeld: 2 x 2.

CT W/L Presets 
(CT V/N-voorin-
stellingen)

Alleen beschikbaar voor CT-onderzoeken en alleen 
in MPR-weergave en in 2D-weergave voor series die 
in 3D kunnen worden bekeken. Wijzigen in een 
vooraf gedefinieerde voorinstelling venster/niveau.

Image Properties 
(Beeldeigenschap-
pen)

Manipuleer het beeld. Er verschijnt een 
vervolgkeuzemenu met de volgende opties:

• Invert (Omkeren): Keer de grijstintinstellingen 

van het beeld om, zodat zwart wit wordt en 

omgekeerd. Klik nogmaals om de originele 

grijsschaalinstellingen te herstellen.

• Clockwise Rotation 90 degree (90 graden 

rechtsom draaien): Draai het beeld 90 graden 

rechtsom.

• Counter Clockwise Rotation 90 degree 

(90 graden linksom draaien): Draai het beeld 

90 graden linksom.

• Flip Horizontally (Horizontaal kantelen): Kantel 

het beeld horizontaal langs de middellijn.

• Flip Vertically (Verticaal kantelen): Kantel het 

beeld verticaal langs de middellijn.

• Reset (Herstellen): Reset alle bewerkingen, 

met uitzondering van Invert (Omkeren).

Hide Centerline 
(Middellijn 
verbergen)

Verberg de middellijn.

Lock 3D 
(Vergrendel 3D)

Vergrendel het onderzoek in 3D.

Snapshot Maak een snapshot van het huidige beeld en geef 
dit weer in het tabblad Data Manager Snapshots 
(Snapshots gegevensbeheerder).
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3D-beeldvorming in VitreaCore 
Viewer

In de 3D-beeldvormingsmodus kunt u beelden 

manipuleren, metingen uitvoeren en multivlaks- 

of schuin heringedeelde beelden definiëren en 

weergeven. U kunt ongewenst weefsel 

verwijderen door afknippen en vormgeven. Om 

een serie in 3D te kunnen bekijken, moet het 

om een CT- of MR-serie gaan die voldoet aan 

speciale beeldvereisten ten aanzien van 

tussenruimte en oriëntatie. Gebruik de hieronder beschreven tools in de 

3D-beeldvormingsmodus.

LET OP: Controleer voordat u met de 3D-bewerking start, het aantal 
beelden op het scherm Study Directory (Onderzoeksdirectory) om zeker 
te weten dat de complete serie vanaf de server is ontvangen.

Save Image 
(Beeld opslaan)

Selecteer dit om het beeld op te slaan.

Save Screen 
Capture 
(Schermopname 
opslaan)

Slaat een schermopname op van de huidige 
viewport in DICOM- of Windows-indeling (of in het 
klembord van Windows).

Print (Afdrukken) Druk het beeld van de huidige viewport af in 
secundaire opname-indeling op een 
geconfigureerde printer.

Reset MPR 
(MPR resetten)

Selecteer deze optie om de MPR te herstellen.

Menu-item Beschrijving
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Beeldoriëntatielabels

In 3D-modus wordt de beeldoriëntatie aangeduid door middel van gele 

letterlabels aan weerszijden van de viewports. De standaardoriëntatie is 

Superior (S) bovenop, Inferior (I) onderop, Right (R) op de rechterzijde en 

Left (L) op de linkerzijde. Als u de beelden roteert, omkeert of kantelt, 

worden de oriëntatielabels in alle viewports aangepast aan de nieuwe 

oriëntatie.

Oriëntatielabels bestaan uit één letter. De meest dominante oriëntatie 

wordt eerst vermeld, de tweede meest dominante daarna en de minst 

dominante als laatste.

VOORBEELD 
S = Superior
SA = Superior Anterior
RSA = Right Superior Anterior

3D-beelden roteren

3D-beeldrotatie is de standaardactie onder de linkermuisknop in 

3D-modus als het draadkruis actief is. Als u één van de andere 

tools selecteert, regelt de linkermuisknop de functie van die tool.

• Klik op het beeld en versleep.

OF

Als u een van de overige 3D-tools hebt gebruikt:

a. Klik op de linkermuisknop en houd deze vast totdat de pijlen onder 
het pictogram verdwijnen.

Superior

LeftRight

Inferior
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b. Houd de cursor op het 3D- of vlakke beeld en klik en sleep met de 
muis om het 3D-beeld in de gewenste richting te verplaatsen.

OPMERKING: Netwerkprestaties kunnen de rotatie- en reactiesnelheid 
van het beeld nadelig beïnvloeden.

Een point-of-interest (POI) weergeven

Met POI kunt u een specifiek onderdeel van het volume isoleren en 

weergeven, en het point-of-interest verder isoleren in de volumeweergave.

1. Klik op de knop  in de 3D-viewer.

De knop wijzigt naar de  volumeweergave, en het POI bij het 

draadkruis van de MPR-viewer wordt getoond in de 3D-weergave.

2. Verfijn het POI:

• Sleep het draadkruis in een van de MPR-weergaven om de 

POI-locatie te wijzigen die wordt getoond in de volumeweergave.

• Klik op de rechtermuisknop en houd deze vast in de 3D-weergave. 

Sleep vervolgens om het POI-gebied te vergroten of verkleinen.

Bedieningselement Visueel 3D

Het bedieningselement Visual 3D (Visueel 3D) bevat Multi Planar 

Reformatted (MPR)-beelden in de sagittale, coronale indelingen evenals 

3D-volume en de oorspronkelijke axiale scans.

Er is een aantal vooraf gedefinieerde anatomieprotocollen voor klinische 

weergave beschikbaar via het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen). 

Kies het protocol dat de anatomie waarmee u werkt het beste visualiseert.

Bedienings-
element

Functie

Protocols 
(Protocollen)

Uitsluitend voor 3D-weergaven. Selecteer een 
protocol uit de vervolgkeuzelijst. 
Anatomieprotocollen bevatten 
visualisatie-instellingen, (V/N, opaciteit en 
kleurdefinities), aangepast aan het type 
onderzoek dat u aan het bekijken bent.
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3D-voorinstellingen en anatomieprotocollen 
gebruiken

Overzicht

Als u een volume of onderzoek laadt, wijst VitreaCore een 

anatomieprotocol toe op basis van de onderzoeksbeschrijving. Het 

protocol wijzigt de kleur, opaciteit en het venster/niveau, zodat relevante 

gegevenselementen voor dat onderzoekstype worden gemarkeerd. De 

standaardprotocollen zijn uitgangspunten; u kunt het protocol aanpassen 

aan het onderzoekstype door een nieuw protocol te kiezen in het 

vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen).

U kunt de VitreaCore-protocollen en bijbehorende voorinstellingen zien als 

handige uitgangspunten. Als zodanig zal een protocol mogelijk niet de 

optimale weergave-instellingen hebben voor een bepaald volume. 

Daarom biedt VitreaCore de mogelijkheid elk beeld verfijnd af te stellen.

Een anatomieprotocol kiezen

U kunt het door het systeem toegewezen anatomieprotocol behouden of 

u kunt een ander protocol selecteren.

Een protocol selecteren:

1. Klik op  (als u nog niet in de 3D-modus zit).

De Viewer verandert in een 4-omhoog, 3D-modus.
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2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) van het 

bedieningselement Visual (Visueel)  het gewenste 

anatomieprotocol in het vervolgkeuzemenu.

OPMERKING: Als u aanvankelijk werkte in VitreaAdvanced en 
overschakelt naar VitreaCore, dan kunt u mogelijk kleine verschillen 
zien in de namen van de protocollen en voorinstellingen. Kies een 
optie die gelijk is aan uw selectie in VitreaAdvanced.

3. Dubbelklik op de voorinstelling die het beste past bij het 

onderzoekstype.

De instellingen worden op het 3D-beeld toegepast.

3D/MPR-snelmenu's

3D-snelmenu

De snelmenu's onder de rechtermuisknop in VitreaCore kunnen iets 

afwijken van de afgebeelde menu's, afhankelijk van verschillende 

factoren, waaronder het soort onderzoek, de beeldvormingsmodus 

(2D of 3D) en uw gebruikersrechten.
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Menu-item Beschrijving
Monitor Layout 
(Monitorlay-out)

Selecteer het type lay-out. Bijvoorbeeld: 2 x 2.

Image Properties 
(Beeldeigen-
schappen)

Manipuleer het beeld. Een vervolgkeuzemenu 
geeft de volgende opties:

• Rotate Right 90 degree (90 graden 

rechtsom draaien): Draai het beeld 

90 graden rechtsom.

• Rotate Left 90 degree (90 graden 

linksom draaien): Draai het beeld 

90 graden linksom.

• Flip Horizontally (Horizontaal kantelen): 

Kantel het beeld horizontaal langs de 

middellijn.

• Flip Vertically (Verticaal kantelen): Kantel 

het beeld verticaal langs de middellijn.

• Reset (Herstellen): Reset alle 

bewerkingen, met uitzondering van Invert 

(Omkeren).

Fast Interact 
(Snelle interactie)

Bepaalt de snelheid waarmee het 3D-beeld 
roteert. Om de rotatiesnelheid te verhogen 
terwijl “Interact Speed” (Interactiesnelheid) is 
geselecteerd, wordt de beeldresolutie tijdelijk 
verlaagd om de snelheid te verhogen. Na 
voltooiing van de rotatie wordt de 
beeldkwaliteit hersteld.

• Disable (Uitschakelen): Geen 

resolutiereductie - langzaamst

• Interact Speed 1 (Interactiesnelheid 1): 

Snel

• Interact Speed 2 (Interactiesnelheid 2): 

Sneller

• Interact Speed 3 (Interactiesnelheid 3): 

Snelst (grootste reductie)
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Beeldbatches
Maak batches met 3D-beelden. Dit zijn reeksen van beelden die u als een 

film kunt cinen of opslaan. Gebruik het Viewer-venster om de 

vensterindeling in te stellen en de beelden te oriënteren die u in de batch 

wilt opnemen. De beelden moeten een identiek patiëntvolume en dezelfde 

indeling hebben. Voordat u de batch creëert, moet u de patiëntgegevens 

uit de beelden verwijderen.

Op het tabblad Batch van het Viewer-venster selecteert u het start- en 

eindpunt van de reeks van beelden voor de batch. Vervolgens specificeert 

u de stap tussen de beelden die u wilt opnemen of het aantal beelden. 

U kunt dit ook door het systeem laten berekenen.

Als u een batch hebt gecreëerd, kunt u deze:

• Afdrukken op een PostScript of een DICOM-printer

• Naar een DICOM-apparaat versturen

• Opslaan als een digitale film (Windows-filmindeling .avi)

Lock 3D 
(Vergrendel 3D)

Vergrendel het onderzoek in 3D.

Save Image 
(Beeld opslaan)

Selecteer deze optie om het beeld op te 
slaan.

Snapshot Maak een snapshot van het huidige beeld en 
geef dit weer in het tabblad Data Manager 
Snapshots (Snapshots gegevensbeheerder).

Save Screen 
Capture 
(Schermopname 
opslaan)

Slaat een schermopname op van de huidige 
viewport in DICOM- of Windows-indeling (of in 
het klembord van Windows).

Print (Afdrukken) Druk het beeld van de huidige viewport af in 
secundaire opname-indeling op een 
geconfigureerde printer.

Menu-item Beschrijving
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Tips voor het plannen van uw beeldbatches

Plan uw beeldbatches en digitale films om een beeldreeks te verkrijgen 

die aan uw verwachtingen voldoet. Als u deze items niet plant, bestaat de 

kans dat u een bepaalde weergave van het doelgebied vergeet te tonen, 

niet de gewenste weergave-optie of beeldbedieningselementen gebruikt 

of andere ongewenste resultaten krijgt.

Hieronder volgen tips voor het plannen van uw beeldreeks, voor zowel 

beeldbatches als films.

Bepaal welke informatie u wilt weergeven in uw digitale film of batchreeks. 

Hier zijn wat vragen die u kunnen helpen bij het organiseren van uw 

beelden:

• Welke weergaven van het beeld wil ik tonen?

Gebruik slechts één patiëntvolume en één soort indeling voor de 

digitale film of batch. Als u bijvoorbeeld start met een 3D-weergave 

van een volume voor een bepaalde patiënt, moet u die indeling en dat 

volume voor de hele reeks gebruiken.

• Met welke VitreaCore-instellingen geef ik de belangrijke kenmerken 

weer die ik wil zien?

Voorkom verwarring bij de kijker door een logische progressie te 

bepalen. Ontwikkel uw beeldreeks volgens dezelfde stapsgewijze 

procedure als voor een schriftelijke rapportage.

Start uw beeldreeks met een bekend referentiekader voor de kijker.

VOORBEELD Als de kijker een deel van de anatomie vanuit een bepaalde 
hoek goed kan herkennen, zoals een posterieure weergave van het bekken, 
kunt u starten met de weergave onder die hoek en vervolgens het beeld 
roteren en eventueel inzoomen om te focussen op een doelgebied.

Laat de volgorde van de beeldreeks het verhaal vertellen dat u 

overbrengen.

VOORBEELD Een reeks begint met het gehele beeld in een bekende 
oriëntatie, zoals een anterieure weergave van het hart. In de volgende 
beelden, tijdens het inzoomen, vervagen delen van de anatomie, waardoor 
een bepaald doelgebied duidelijk wordt, zoals een prolaps van de 
mitralisklep.

Maak soepele overgangen; vermijd teveel veranderingen in één keer.
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Verander de weergave van een reeks van beelden, met name bij 

digitale films, zodat de kijker de reeks kan volgen en na kan denken 

over wat er te zien is.

Batchindelingen, weergaven en modi

Creëer een batch van de beelden in één Viewer met behulp van de 

volgende viewer-indelingen:

• 1-omhoog MPR-beeld

• 3D-beeld

Als u een batch maakt, gebruikt u hetzelfde patiëntvolume en dezelfde 

indeling en indelingsweergave (een weergave van elke indeling met een 

volumeweergave die afwijkt van de enkelvoudige volume-indeling). Voor 

3D-weergaven geldt dat u tijdens het maken van een batch dezelfde 

volumemodus moet gebruiken.

VOORBEELD Als u start met een volume voor een bepaalde patiënt en u 
start met een beeld in de MPR axiale weergave in orthogonale modus, kunt 
u tijdens het creëren van de batch niet zomaar overschakelen naar een 
andere patiënt of naar een sagittale weergave, schuine modus.

Het aantal beelden aanpassen

Deze schuifregelaar geeft het aantal beelden aan voor de batch of de 

digitale film. De beginwaarde is 1. Pas de schuifregelaar Number of 

Images (Aantal beelden) aan nadat u alle beelden voor de batch hebt 

gedefinieerd, of accepteer de waarde die VitreaCore automatisch 

berekent wanneer u het afsluitende beeld van een batch of film selecteert.

De stapgrootte aanpassen

Deze schuifregelaar geeft aan wat het interval tussen de beelden in een 

batch is. De waarde van de eerste stap is 1. Pas de schuifregelaar Step 

Size (Stapgrootte) aan nadat u alle beelden voor de batch hebt 

gedefinieerd, of accepteer de automatische waarde voor de stapgrootte 

die VitreaCore berekent wanneer u het afsluitende beeld van een batch of 

film selecteert. 
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De waarde voor een stapbeschrijving kan in plakken, millimeter of graden 

zijn, afhankelijk van of de batch is gemaakt met het MPR-volume of de 

Volume-indeling.

OPMERKING: De waarde voor Number of Images (Aantal beelden) en 
de waarde voor Step Size (Stapgrootte) zijn omgekeerd evenredig aan 
elkaar: wanneer de stapgrootte afneemt, neemt het aantal beelden 
toe.

VOORBEELD De afstand tussen het startbeeld en het eindbeeld in een MPR 
axiale weergavebatch is 25 mm. Het totale aantal beelden in de batch is 
75 beelden. U kunt het veld Number of Images (Aantal beelden) niet naar 
100 schuiven zolang u de waarde voor de Step Size (stapgrootte) op 25 mm 
houdt. Als u het aantal beelden verhoogt naar 100, zal VitreaCore de 
stapgrootte automatisch verkleinen tot een waarde onder 25 millimeter.

Een 3D-batch creëren

1. Laad de serie in het Viewer-venster of een viewport.

2. Klik op .

De drie MPR-weergaven en de 3D-weergave worden links onder in de 

viewport getoond.

3. Beoordeel de 3D-weergave en bepaal de kenmerken en oriëntaties 

die u in de batch wilt opnemen.

4. Oriënteer het 3D-beeld in de gewenste startpositie.

5. Selecteer het tabblad .

De bedieningselementen Batch verschijnen en de toets  is actief.

6. Klik op het 3D-beeld om de startpositie van de batch te definiëren. 

Er verschijnt een groen vinkje onder in het beeld.

7. Oriënteer het beeld naar de volgende positie die u in de batch wilt 

opnemen. 

8. Klik op  om het beeld in de batch op te nemen. 
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9. Stel Via-punten in op een aantal beelden om er zeker van te zijn dat ze 

zijn opgenomen in de batch. 

OPMERKING: In afwezigheid van Via-punten zal VitreaCore de kortste 
route uitzetten naar de eindoriëntatie. Er kan dan mogelijk een beeld 
worden overgeslagen dat u had willen opnemen.

10. Om de laatste beeldoriëntatie op te nemen in de batch klikt u hier 

op .

TIP: Pas de Step Size (Stapgrootte) of het Number of Images 

(Aantal beelden) aan.

11. Wijzig de start- en/of eindpunten:

• Klik op  om het eindpunt ongedaan te maken en te resetten

• Klik op  om opnieuw te beginnen.

12. Klik op  om de batch te creëren. De batch wordt gecreëerd in 

een pop-upvenster en wordt na creatie ook in het Viewer-venster 

weergegeven. 

13. Gebruik het snelmenu van het Viewer-venster onder de 

rechtermuisknop om de lay-outs te wijzigen, beelden op te slaan en te 

wissen, en labels te creëren. 

Een MPR-batch creëren

1. Laad de serie in het Viewer-venster of een viewport.

2. Klik op .

De drie MPR-weergaven en de 3D-weergave worden links onder in de 

viewport getoond.

3. Beoordeel de serie en bepaal welk bereik van plakken in welke 

orthogonale weergave u in de batch wilt opnemen.
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4. Scrol naar de eerste plak die u in de batch wilt opnemen.

5. Selecteer het tabblad Batch.

De Batch-bedieningselementen verschijnen en de toets  is actief.

6. Klik op het MPR-beeld dat u wilt gebruiken om de batch te creëren.

Er verschijnt een groen vinkje onder in het beeld.

7. Scrol naar het laatste beeld dat u in de batch wilt opnemen en klik 

op .

TIP: Pas de Step Size (Stapgrootte) of het Number of Images 

(Aantal beelden) aan.

8. Wijzig de start- en/of eindpunten:

• Klik op  om het eindpunt ongedaan te maken en te resetten

• Klik op  om opnieuw te beginnen.

9. Klik op  om de batch te creëren.

De batch wordt gecreëerd in een pop-upvenster en wordt na creatie 

ook in het Viewer-venster weergegeven.

10. Gebruik het snelmenu van het Viewer-venster onder de 

rechtermuisknop om de viewport en beeldlay-outs te wijzigen en 

labels en cine toe te voegen. 
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Bijlage I:

Gebruikersvoorkeuren

Overzicht

Stel de gebruikersvoorkeuren in in het dialoogvenster User Preferences 

(Gebruikersvoorkeuren) dat de volgende opties bevat, afhankelijk van uw 

toegangsrechten:

Gebruikersvoorkeuren (gebruiker-ID-specifieke 
instellingen)

Alle gebruikers kunnen hun eigen voorkeuren aanpassen in de volgende 

gebieden. Deze instellingen worden elke keer als de gebruiker inlogt, 

geactiveerd:

• Gebruikersinformatie (wachtwoord en e-mailadres)

• WW/WL-instellingen (vensterbreedte/vensterniveau)

• Study Directory (Onderzoeksdirectory)

• Label

• Lettertypen

• Diagnostische tools (Test netwerksnelheid)

• Werklijstfilter

• Vessel Probe-instellingen

• Achtergrond beeldstreaming

• Instellingen tabblad Application (Toepassing)

• Uitvoerinstellingen

• Instellingen tabblad Report (Rapport)

• Export en Import
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Lokale instellingen

Instellingen specifiek voor de klant-pc. Elke gebruiker kan deze 

instellingen aanpassen.

• Achtergrond beeldstreaming

Gebruikersvoorkeuren instellen

Overzicht

Alle gebruikers kunnen hun eigen voorkeuren aanpassen in verschillende 

gebieden. Deze instellingen worden elke keer als de gebruiker inlogt, 

geactiveerd.

Uw e-mailadres of wachtwoord voor inloggen veranderen

Uw voornaam, achternaam, gebruiker-id, eerste wachtwoord en 

gebruikersrechten worden door uw systeembeheerder ingesteld op 

de VitreaCore-server. In het dialoogvenster User Preferences 

(Gebruikersvoorkeuren) kunt u uw e-mailadres of wachtwoord 

veranderen. Voor het aanvragen van veranderingen in uw gebruikers-ID, 

uw voor- of achternaam, of uw gebruikersrechten neemt u contact op 

met uw systeembeheerder.

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2. Klik in het linkerpaneel op User Information (Gebruikersinformatie).

De huidige gebruikersinformatie verschijnt in het rechterpaneel.

3. Om uw e-mailadres te wijzigen, voert u het nieuwe adres in het veld 

Email Address (E-mailadres) in.
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4. Ga als volgt te werk om uw wachtwoord te wijzigen:

a. Klik op Change Password (Wachtwoord wijzigen).
Het dialoogvenster Change Password (Wachtwoord wijzigen) ver-
schijnt.

b. Voer in het veld Old Password (Oud wachtwoord) uw oude 
wachtwoord in.

c. Voer het nieuwe wachtwoord in het veld New Password (Nieuw 
wachtwoord) in.

d. Voer nogmaals het nieuwe wachtwoord in het veld Confirm 
Password (Bevestig wachtwoord) in.

e. Klik op Save (Opslaan).
Het dialoogvenster Change Password (Wachtwoord wijzigen) 
wordt gesloten. Als u de melding Wrong Password (Onjuist 
wachtwoord) krijgt, hebt u uw huidige wachtwoord onjuist 
ingevoerd. Voer uw huidige wachtwoord opnieuw in en probeer 
opnieuw in te loggen.

5. Als u klaar bent, klikt u op Save (Opslaan).

Gebruikerspecifieke Venster/Niveau-voorinstellingen definiëren

Alle gebruikers kunnen hun eigen aangepaste WW/WL (vensterbreedte/

vensterniveau)-voorinstellingen definiëren in het veld User (Gebruiker) in 

het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren). Gebruikers 

op beheerderniveau kunnen ook gebruikerspecifieke WW/WL-instellingen 

definiëren in het gebied System (Systeem) van het dialoogvenster User 

Preferences (Gebruikersvoorkeuren).

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2. Klik in het linkerpaneel onder uw gebruiker-id op WW/WL Settings 

(VB/VN-instellingen).

3. Klik in het rechterpaneel op New (Nieuw).

Het dialoogvenster New WW/WL (Nieuwe VB/VN-instellingen) 

verschijnt.
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4. Voer in het veld Name (Naam) een naam in voor de voorinstelling.

5. Voer in het eerste WW/WL-veld de instelling voor de vensterbreedte 

(WW) in.

6. Voer in het tweede WW/WL-veld de instelling voor het vensterniveau 

(WL) in.

7. Klik op Save (Opslaan).

Een bestaande WW/WL-voorinstelling wijzigen.

1. Dubbelklik op de naam van de voorinstelling die u wilt bewerken.

Een dialoogvenster toont de huidige WW/WL-instellingen.

2. Wijzig elk van de instellingen zoals gewenst.

3. Klik op Save (Opslaan).

Een aangepaste voorinstelling wissen

OPMERKING: Overtuig u ervan dat u de voorinstelling wilt wissen. Als 
u klikt op Delete (Wissen) wordt de voorinstelling onmiddellijk gewist 
zonder dat om een bevestiging wordt gevraagd.

1. Selecteer in de lijst WW/WL Settings (VB/VN-instellingen) de VB/

VN-instelling die u wilt wissen.

2. Klik op Delete (Wissen).

Gebruikerspecifieke voorkeuren instellen voor het scherm Study 
Directory (onderzoeksdirectory)

Gebruik het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) om 

het uiterlijk en het gedrag van het scherm Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) naar eigen wens aan te passen. Doe in dit gebied 

het volgende:

• Specificeren welke kolommen moeten worden weergegeven

• De interval tussen automatische DICOM-serverquery's specificeren

• Andere voorkeuren voor Study Directory (Onderzoeksdirectory) 

instellen
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OPMERKING: De wijzigingen die u hier aanbrengt, worden pas van 
kracht als u opnieuw inlogt.

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2. Klik in het linkerpaneel op Study Directory (Onderzoeksdirectory).

Het paneel Study Directory Settings (Instellingen onderzoeksdirectory 

verschijnt aan de rechterzijde. Zie de tabel hieronder om de gewenste 

veranderingen aan te brengen:

Instelling Beschrijving

Show Columns in Study 
Directory (Kolommen in 
onderzoeksdirectory 
tonen)

Vink het vakje aan links naast de kolom die u 
in de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 
wilt opnemen.

Gebied Auto Query (Automatisch opvragen)

Auto Query (Automatisch opvragen) geeft aan hoe vaak uw werkstation 
de server automatisch vraagt de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 
te updaten met nieuwe onderzoeken.

Auto Query 
(Automatisch opvragen)

Vink het vakje aan om Auto Query 
(Automatisch opvragen) in te schakelen.

Time Span __ minutes 
(Tijdspanne __ minuten)

Het aantal minuten tussen de automatische 
DICOM-query's die uw pc uitvoert bij de 
server. Standaard is 1 minuut. 

VOORBEELD Als er 400 onderzoeken op de server staan en alle 
doorzoekbare kolommen van de Study Directory (Onderzoeksdirectory) 
zijn ingesteld op Display all (alles weergeven), zal de Study Directory 
(Onderzoeksdirectory) slechts 300 van de 400 onderzoeken op de server 
weergeven.

Enable reference line for 
CT Scout images 
(Referentielijn 
inschakelen voor CT 
Scout-beelden)

Vink het vakje aan voor automatische 
weergave van referentielijnen tijdens het 
weergeven van CT scout-series.
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Save Worklist 
Presentation on Exit 
(Werklijst Presentatie 
opslaan bij afsluiten)

Deze optie wordt standaard geselecteerd. 
Vink het vakje aan om de Study Directory 
(Onderzoeksdirectory) zodanig te configureren 
dat de huidige criteria (zoals de positie van de 
kolommen, de queryfilterwaarden en/of de 
breedte van de kolommen) worden 
opgeslagen bij het uitloggen. De instellingen 
worden automatisch hersteld zodra u opnieuw 
inlogt. Verwijder het vinkje uit dit vakje om 
deze functie uit te schakelen.

OPMERKING: Als dit vakje niet is 
aangevinkt, worden de 
standaardwaarden toegepast. Voor een 
beheerder is de standaardquery Show All 
Studies (Alle onderzoeken tonen). Voor 
geavanceerde diagnostische en 
diagnostische gebruikers is de 
standaardquery om alle onderzoeken 
te tonen die ‘Today’ (Vandaag) zijn 
aangekomen. Voor een klinisch 
gebruiker is de standaardquery om 
alle onderzoeken in de ‘Last Week’ 
(Afgelopen week) te tonen. Als er geen 
records zijn die overeenkomen met een 
queryfilter, toont de statusbalk het bericht 
“No studies match the search criteria” 
(Geen onderzoeken die overeenkomen 
met de zoekcriteria).

Auto close previous 
opened 3D volume 
when opening a new 
3D dataset (Automa-
tisch sluiten van eerder 
geopend 3D-volume bij 
het openen van een 
nieuwe 3D-gegevens-
set)

Vink het vakje aan om het geopende 
3D-volume automatisch te sluiten zodra u een 
ander onderzoek opent. Deze optie maakt 
geheugen vrij, zodat het systeem sneller 
reageert.

Show support button for 
feedback 
(Support-knop tonen 
voor feedback)

Vink het vakje aan om de knop voor e-mail 

aan support weer te geven: 

Instelling Beschrijving
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3. Als u klaar bent met het configureren van de instellingen van Study 

Directory (Onderzoeksdirectory), klikt u op Save (Opslaan).

De wijzigingen worden geactiveerd als u opnieuw inlogt (uitloggen uit 

VitreaCore en opnieuw inloggen om de wijzigingen van kracht te laten 

worden).

Gebruikerspecifieke labelvoorkeuren instellen

Het uiterlijk van labeltekst en pijlen veranderen:

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2D Left Mouse Central 
Zoom 
(2D linkermuisknop 
gecentreerde zoom)

Vink het selectievakje aan om 2D 
gecentreerde zoom in te schakelen.

Compress Level for 3D 
Image: 
High __ Low 
(Compressieniveau voor 
3D-beeld: Hoog __ 
Laag)

Bepaalt de mate waarin het 3D-beeld wordt 
gecomprimeerd. Een hogere compressie 
resulteert in een snellere weergave van het 
beeld, maar met een lagere beeldkwaliteit. 

Dialoogvenster Auto 
Export (Automatisch 
exporteren)

Selecteer een van de volgende opties voor 
automatisch exporteren:

• Ask to Save and Show (Vragen om 

opslaan en tonen)

• Always Save and Never Show (Altijd 

opslaan en nooit tonen)

• Never Save and Never Show (Nooit 

opslaan en nooit tonen)

Instelling Beschrijving
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2. Klik in het linkerpaneel op Label.

Instelling Beschrijving

Gebied Customized Text Annotation (Aangepaste tekstannotatie)

In dit gebied kunt u aangepaste tekstlabels invoeren voor het annoteren 
van beelden.

Add (Toevoegen) Om een annotatie toe te voegen, klikt u op Add 
(Toevoegen), voert u tekst in het dialoogvenster 
Add New Text Annotation (Nieuwe tekstannotatie 
toevoegen) in en klikt u op OK.

Delete (Wissen) Als u een van de annotaties wilt wissen, selecteert 
u de annotatie en klikt u op Deleted (Wissen).

Delete All (Alles 
wissen)

Om alle annotaties te wissen zonder dat om een 
bevestiging wordt gevraagd.

Up (Omhoog) Om een vaak gebruikte annotatie hoger in de lijst te 
plaatsen, selecteert u de annotatie en klikt u op Up 
(Omhoog).

Down (Omlaag) Om een zelden gebruikte annotatie lager in de lijst te 
plaatsen, selecteert u de annotatie en klikt u op Down 
(Omlaag).

Gebied Arrow (Pijl)

In het gebied Arrow (Pijl) kunt u het uiterlijk aanpassen van de 
annotatiepijlen die u op beelden kunt plaatsen.

Width (Breedte) Om het standaard pijlformaat te wijzigen, selecteert 
u een pijlformaat in het vervolgkeuzemenu Width 
(Breedte). De standaardbreedte is 6.

Color (Kleur) Om de standaard pijlkleur te wijzigen, selecteert u een 
kleur in het vervolgkeuzemenu Color (Kleur). De 
standaardkleur is cyan.

Gebied Background Mode (Achtergrondmodus)
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3. Als u klaar bent met het wijzigen van de labelinstellingen, klikt u op 

Save (Opslaan).

OPMERKING: U kunt het uiterlijk van de draadkruizen voor een bepaald 
onderzoek nog wijzigen zolang u in het scherm Viewer bent. Als u het 
standaarduiterlijk van elk onderzoek wilt wijzigen, kunt u dit hier doen.

De schermlettertypen wijzigen

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2. Klik in het linkerpaneel op Fonts (Lettertypen).

3. Kies in het vervolgkeuzemenu Category (Categorie) één van de 

volgende opties:

• Study Directory (Onderzoeksdirectory)

• DICOM Header (koptekst)

• Label

• Measurement Label (Meetlabel)

• Menu

Transparent 
(Transparant)

Om de standaard achtergrond van tekstlabels te 
veranderen, kiest u Transparent (Transparant) of 
Opaque (Opaak). De standaardinstelling is 
Transparant.Opaque (Opaak)

Save typed 
annotation as 
customized text 
annotation 
(Ingevoerde 
annotatie 
opslaan als 
aangepaste 
tekstannotatie).

Als u alle annotaties die u invoert wilt opslaan als 
voorgedefiniëerde annotatietekst: terwijl u de 
annotaties invoert, worden ze opgeslagen en 
beschikbaar gemaakt als Customized Text 
Annotations (Aangepaste tekstannotaties). Selecteren:

• Vink het vakje Save typed annotation as 

customized text annotation (Ingevoerde 

annotatie opslaan als aangepaste tekstannotatie) 

aan. Standaard is dit vakje niet-aangevinkt.

Instelling Beschrijving
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4. Klik op Change Font... (Lettertype wijzigen). Het dialoogvenster Font 

(Lettertype) wordt weergegeven.

5. Selecteer de gewenste instellingen (font (lettertype), style (stijl), size 

(formaat), effects (effecten) en color (kleur)).

6. Klik op OK.

7. Als u tevreden bent met over het uiterlijk van het lettertype in het 

voorbeeldvenster, klikt u op Save (Opslaan).

8. Om het lettertype in een andere categorie te veranderen, selecteert 

u een andere categorie in stap 3 hierboven en herhaalt u deze 

procedure.

Een nieuwe werklijstqueryfilter maken:

1. Klik op New (Nieuw).

Het dialoogvenster Query Filter (Queryfilter) wordt geopend.

2. Voer de filtercriteria en een Filter Name (Filternaam) in.

3. Klik op Save (Opslaan).

De nieuwe werklijstfilter wordt opgeslagen en is beschikbaar via het 

vervolgkeuzemenu Worklist Filter (Werklijstfilter).

Een werklijstqueryfilter verwijderen:

1. Selecteer en markeer de filternaam.

2. Klik op Delete (Verwijderen).

De nieuwe filter wordt gewist en is niet langer beschikbaar via het 

vervolgkeuzemenu Worklist Filter (Werklijstfilter).
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Vessel Probe-instellingen

Met Vessel Probe-instellingen kunt u vooraf gedefinieerde namen 

toevoegen bij het benoemen van bloedvaten binnen Vessel Probe.

• Als u klaar bent met het wijzigen van de labelinstellingen, klikt u op 

Save (Opslaan).

Achtergrond beeldstreaming

Achtergrond beeldstreaming heeft twee modi:

• LAN

• WAN

Er zijn instellingen voor het voorladen van het gehele onderzoek en het 

interactief voorladen.

Instellingen tabblad Application (Toepassing)

Het tabblad Application (Toepassing) inschakelen of uitschakelen.

Instelling Beschrijving

Add (Toevoegen) Om een bloedvatnaam toe te voegen, klikt u op Add 
(Toevoegen), voert u tekst in het dialoogvenster Add 
New Pre-Defined Vessel Name (Nieuwe vooraf 
gedefinieerde bloedvatnaam toevoegen) in en klikt u 
op OK.

Delete 
(Verwijderen)

Om een van de bloedvatnamen te verwijderen, 
selecteert u de annotatie en klikt u op Delete 
(Verwijderen).

Remove All 
(Alles verwijderen)

Alle bloedvatnamen worden verwijderd.

Up (Omhoog) Om een vaak gebruikte bloedvatnaam hoger in de 
lijst te plaatsen, selecteert u de annotatie en klikt u 
op Up (Omhoog).

Down (Omlaag) Om een zelden gebruikte bloedvatnaam lager in de 
lijst te plaatsen, selecteert u de annotatie en klikt u 
op Down (Omlaag).
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Uitvoerinstellingen

De optie om Windows-bestanden op te slaan inschakelen of 

uitschakelen.

Instellingen tabblad Report (Rapport)

Het tabblad Report (Rapport) inschakelen of uitschakelen.

Instelling Export en Import

DICOM-export, media importeren en media opslaan inschakelen of 

uitschakelen

Lokale instellingen

Beeldstreaming op de achtergrond

Om diskcache (opslaan van beelden op uw lokale harde schijf voordat u 

ze weergeeft) in te schakelen, vinkt u het vakje Enable disc cache 

(Diskcache inschakelen) aan en voert u een diskcache-grootte in 

(standaard: 200 MB).

Als u klaar bent met het wijzigen van de instellingen voor beeldstreaming 

op de achtergrond, klikt u op Save (Opslaan).

OPMERKING: Als u het vakje Enable disc cache (Diskcache 
inschakelen) niet kunt aanvinken, moet u contact opnemen met uw 
systeembeheerder.
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Netwerksnelheid

Netwerksnelheid testen

Voor optimale prestaties met VitreaCore moet het netwerk waarmee u 

bestanden verstuurt, op een bepaalde minimumsnelheid draaien. Druk 

netwerkverkeer of andere factoren zullen de systeemprestaties nadelig 

beïnvloeden. U kunt de snelheid van de netwerkverbinding op elk 

gewenst moment controleren met behulp van de optie Ping Data Size 

(Gegevengrootte pingen) in User Preferences (Gebruikersvoorkeuren).

OPMERKING: De prestaties die u ervaart met VitreaCore zijn 
grotendeels afhankelijk van de snelheid van het netwerk. Voor 
optimale prestaties moet de snelheid van het netwerk binnen het 
algemeen geaccepteerde netwerksnelheidsbereik vallen.

• Voor toegang on-site, 10/100 M Base T netwerk

• Acceptabel snelheidsbereik voor 100 M Base T-netwerk: 

5000-12000 KB/sec

• Voor toegang off-site, >1,0 M bps bandbreedte

1. Klik op .

Het dialoogvenster User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) 

verschijnt.

2. Klik in het linkerpaneel op Diagnostic Tools (Diagnostische tools).

In het rechterpaneel verschijnt het veld Ping.

3. Voer een grootte van het gegevenspakket in tussen 16 en 6144 en klik 

op Ping.

De netwerksnelheid wordt vijfmaal gecontroleerd.

4. Overtuig u ervan dat drie of meer van de gemeten netwerksnelheden 

binnen het geaccepteerde bereik vallen. In dat geval zult u optimale 

systeemprestaties zien. Als uw systeem nog steeds traag lijkt, moet u 

contact opnemen met uw systeembeheerder of met Vital Images.
120 Algemene taken
VPMC-13552 A



5. Als minder dan drie van de gemeten netwerksnelheden binnen het 

geaccepteerde bereik vallen, kan de netwerkinfrastructuur de oorzaak 

zijn van de trage prestaties. Neem contact op met de 

systeembeheerder.

Bijlage II:

Foutmeldingen

All of the available 3D rendering sessions are currently in use 
(Alle beschikbare 3D-weergavesessies zijn momenteel actief).

Duidt er normaal gesproken op dat de beeldserver(s) bezig zijn met het 

verwerken van gebruikersverzoeken voor 3D-beelden. Probeer later 

nogmaals.

Cannot connect to server (Verbinding met server is mislukt)

Uw VitreaCore-client kon geen verbinding maken met de 

VitreaCore-beeldserver. Dit kan een aantal oorzaken hebben, zoals een 

verbindingsstoring van het lokale pc-netwerk, een algemene 

netwerkstoring, een serverstoring, een stroomstoring, etc. Neem contact 

op met uw automatiseringsafdeling of uw netwerkbeheerder om dit op te 

lossen.

Not enough memory to load volume (Onvoldoende geheugen om volume 
te laden)

Duidt erop dat de beeldserver bezig is met het verwerken van 

gebruikersverzoeken of dat het beeldvolume te groot is voor bewerking. 

Probeer later nogmaals of, als het volume te groot is, probeer het volume 

opnieuw op te bouwen.
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Snapshot Restore Troubleshooting (Problemen met het herstellen van 
snapshots oplossen)

Als u onderstaand dialoogvenster te zien krijgt, raadpleeg dan de lijst met 

oorzaken en suggesties voor oplossingen onder het voorbeeld.

Volume load failed (Laden volume mislukt)

Duidt erop dat er mogelijk een probleem is met de gegevensset. Neem 

contact op met de systeembeheerder.

Worklist Query Limit (Querylimiet werklijst)

Duidt erop dat er meer onderzoeken op de server staan dan uw systeem 

kan ophalen. Mogelijkheden:

• De resultaten van uw onderzoeksdirectory beperken, als u naar een 

specifiek onderzoek zoekt.

• De instelling Maximum worklist items (Maximum werklijstitems) 

wijzigen in het dialoogvenster User Preferences | Study Directory 

(Gebruikersvoorkeuren | Onderzoeksdirectory).

Oorzaak Suggestie
Ontbrekende of aanvullende 
DICOM-plakken.

Het snapshot kan niet worden 
hersteld.

De volume-opbouwconfiguratie 
is gewijzigd, waardoor andere 
interpolatie-instellingen worden 
gebruikt.

Neem contact op met de 
systeembeheerder. De 
gegevensset moet opnieuw 
naar VIMS worden gepusht.

Andere 
VIMS-configuratiewijzigingen.

Neem contact op met de 
systeembeheerder.
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Bevindingen distribueren 

Inhoud
• Overzicht bevindingen distribueren

• Het venster Report (Rapport)

Overzicht bevindingen 
distribueren

VitreaCore slaat snapshots, batches en films die u maakt op in het venster 
Report (Rapport). In het rapportvenster:

• Worden rapporten gecreëerd, geëxporteerd, afgedrukt of 
gepubliceerd/gepost die tot 24 patiëntbeelden per pagina kunnen 
bevatten.

• Wordt gebruik gemaakt van protocolspecifieke sjablonen met 
bewerkbare tekstvelden.

• Worden beeldbatches en digitale films toegevoegd.

• Worden pijlen, annotaties en commentaar aan het rapport 
toegevoegd.

• Gebruik snapshots om een vorige workflow naar het Viewer-venster te 
herstellen.

• Sla de snapshots of batches op naar een DICOM-apparaat in het 
netwerk of PACS.
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Open de onderstaande functies vanuit het venster Report (Rapport):

• Een lijst met bevindingen waarmee u de hele lijst van te beoordelen 
snapshots op basis van workflow kunt beoordelen en selecteren,

• Wordt een set van protocol-specifieke rapportsjablonen getoond 
inclusief tekstpagina's met tekstvelden die geselecteerd en bewerk 
kunnen worden,

• Worden hulpmiddelen getoond voor het selecteren van snapshots, 

werken met snapshots, toevoegen van pagina's aan het rapport en 

werken met rapporten.

Het venster Report (Rapport)
VitreaCore slaat snapshots, batches en films die u maakt op in het venster 

Report (Rapport). Van hieruit kunt u rapporten maken en distribueren. 

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Bevindingenlijst

Klik op een regel in de lijst Findings (Bevindingen) om 

snapshots, batches en films te filteren die worden 

weergegeven in het vak.

Filterknoppen

Gebruik de filterknoppen voor snapshots om een snapshot weer te geven 

dat zich momenteel wel of niet in het rapport bevindt.

Toelichting Beschrijving
1 Bevindingenlijst

2 Knoppen Filteren

3 Vak Findings (Bevindingen)

4 Knoppen Bevindingenbeheer

5 Lay-outs voor sjablonen

6 Knoppen Rapportbeheer

7 Rapportpagina

8 Rapporttools en navigatieknoppen

9 Rapportdistributieknoppen

Klik op: Om:
Alle miniaturen voor snapshots, batches en films van de 
patiëntstudie te tonen.

Alleen snapshots, batches of films te tonen die op dit 
moment niet opgenomen zijn in het rapport.

Alleen snapshots, batches of films te tonen die op dit 
moment opgenomen zijn in het rapport.
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Vak Findings (Bevindingen)

Geeft miniatuurbeelden weer van snapshots, batches en films. 

1. Om een bevinding te selecteren, klikt u op het 

miniatuurbeeld.

TIP: Om meer dan één bevinding te selecteren, drukt u 

op CTRL en klikt u op de miniatuurbeelden.

OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  is weergegeven, 
kunnen niet worden hersteld in VitreaAdvanced.

2. Dubbelklik op het snapshot om een groter beeld van een bevinding te 
bekijken.

3. Om een film te bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur voor de film of 
klikt u op de filmlink.

4. Om een batch met beelden te bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur 
van de batch en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop en 
versleept u het beeld.

Knoppen Findings Management (Bevindingenbeheer)

Gebruik de knoppen Findings Management (Bevindingenbeheer) om 

bevindingen te distribueren.

Klik op: Om:
Een workflow te herstellen naar het Viewer-venster. 
De snapshotworkflow wordt hersteld.

OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  
is weergegeven, kunnen niet worden hersteld in 
VitreaAdvanced.

De geselecteerd snapshot, batch of film te verwijderen.

Het geselecteerde snapshot of de geselecteerde batch 
te exporteren naar de bestemming.
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Toelichting Beschrijving
1 Lijst Series: een lijst met de geselecteerde bevindingen 

en de bijbehorende serie-informatie. Bevindingen worden 
vermeld in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd.

TIP: Klik op een kopje om de lijst per veld te 
sorteren.

Om de volgorde van de te exporteren series te wijzigen, 
selecteert u een seriebeschrijving en sleept u deze 
omhoog of omlaag.

Om de seriebeschrijving te hernoemen, dubbelklikt u op 
een serienaam en voert u een nieuwe beschrijving in. 
Klik op Update (Bijwerken) wanneer u klaar bent.

1

2

4

3
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2 Het vak Export to: (Exporteren naar) geeft een 
meerkeuzelijst weer van de exportbestemmingsservers.
Vink het selectievakje aan voor de juiste 
bestemming(en).
Vink het selectievakje in de kop aan om alle vermelde 
bestemmingen te selecteren.

3 Exportopties:

TIP: Om het volledige paneel met exportopties 

weer te geven, klikt u op  rechts van de 

titelbalk Export Options (Exportopties).

Change all series descriptions (Alle 
seriebeschrijvingen wijzigen) — verander de 
seriebeschrijvingen voor alle series in de serielijst. 
Dit mag leeg worden gelaten.

Export as a separate series (Als een afzonderlijke 
serie exporteren) — exporteer geselecteerde snapshots 
en batches in de lijst Series als afzonderlijke items. 
Hierdoor wordt de seriegroepering niet gewijzigd. Dit is 
de standaardoptie.

Export as a single series (Als een enkele serie 
exporteren) — exporteer alle geselecteerde snapshots 
en batches als één enkele groep met dezelfde serie-id.

Export by clinical application (Exporteren per 
klinische toepassing) — exporteer elk geselecteerd 
snapshotbeeld of batch gegroepeerd volgens het 
protocol waarmee de snapshot/batch is gemaakt. 
Elke groep is één enkele serie met dezelfde serie-id.

Bijvoorbeeld: alle bevindingen die zijn gecreëerd met het 
CT-protocol Vascular: Renal (Vasculair: renalis) worden 
gegroepeerd in één enkele serie en alle bevindingen die 
zijn gecreëerd met het CT-protocol Vascular: Aorta 
(Vasculair: aorta) worden gegroepeerd in een andere 
serie.

Export Images with annotations (Beelden met 
annotaties exporteren) — exporteert beelden inclusief 
annotaties (linialen, hoeken, pijlen, labels, etc.). Dit 
wordt toegepast op elk bewijs en maakt van de 
snapshots secundaire opnamen. De snapshots kunnen 
worden hersteld.

Toelichting Beschrijving
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Opgeslagen beelden en workflows herstellen (alleen in het 
VitreaAdvanced Viewer-venster)

Vanuit venster Report (Rapport) kan een snapshot van het momenteel 

geladen volume naar het VitreaAdvanced Viewer-venster worden hersteld. 

OPMERKING: Snapshots kunnen niet worden hersteld in het 
VitreaCore Viewer-venster.

Bij het herstellen van een opgeslagen beeld naar het VitreaAdvanced 

Viewer-venster, wordt de “workflow” ook hersteld. De workflow omvat 

beelden van het patiëntvolume en de status van het Viewer-venster ten 

tijde van het opslaan van het beeld, waaronder:

• Geselecteerde protocol en preset

• Visuele instellingen op het moment dat u de snapshot maakte

• Viewer-vensterindeling

• 3D of MPR-modus

• Alle etiketten, linialen en pijlen

• Alle segmentatie of resultaten van calciumscore

OPMERKING: Bevindingen waarbij rechtsonder  is weergegeven, 
kunnen niet worden hersteld in VitreaAdvanced. Hiertoe behoren ook 
snapshots die zijn genomen in het VitreaCore Viewer-venster.

OPMERKING: Batches en films kunnen niet worden hersteld.

4 Beeldopties:

OPMERKING: Snapshots die worden geëxporteerd 
met een van deze opties kunnen niet worden 
hersteld.

Force conversion to monochrome (Conversie naar 
monochroom afdwingen) — converteert snapshots en 
batches naar monochroom met grijstinten. 

Reduce size of DICOM files (Grootte van DICOM-
bestanden reduceren) — verwijdert privétags en 
reduceert de grootte van de bestanden. 

Toelichting Beschrijving
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OPMERKING: Om een snapshot te herstellen dat is opgeslagen met 
behulp van een gelicentieerde optie, moet een licentie voor die optie 
beschikbaar zijn.

OPMERKING: Herstel alleen workflows uit snapshots die opgeslagen 
zijn voor het momenteel geladen volume. Als u probeert een snapshot 
van een volume te herstellen dat niet geladen is, wordt u gevraagd om 
het volume eerst te laden.

Snelmenu Findings Management (Bevindingenbeheer)

Gebruik het snelmenu onder de 

rechtermuisknop om diverse taken uit te 

voeren.

Selecteer: Om:
Add All (Alles 
toevoegen)

Selecteer Ad All (Alles toevoegen) om automatisch alle 
snapshots aan het eind van uw rapport te plaatsen, of 
druk op CTRL en klik om snapshots te selecteren en 
naar het rapportsjabloon te slepen.

Select All 
(Alles 
selecteren)

Alle snapshots, batches en films in het vak Findings 
(Bevindingen) te selecteren.

Delete 
(Verwijderen)

De geselecteerde snapshot, batch of film te 
verwijderen.

Export 
(Exporteren)

Snapshots naar DICOM te exporteren.

Preview 
(Voorbeeld)

Het geselecteerde snapshot of de geselecteerde batch 
of film te bekijken.

Restore 
(Herstellen)

Een workflow te herstellen naar de status van het 
Viewer-venster toen het snapshot werd genomen.

Series 
Description 
(serie-
beschrijving)

De seriebeschrijving te wijzigen.
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Lay-outs voor sjablonen

Selecteer een tabblad om de diverse sjabloontypen weer te geven: 

Images (Beelden), Worksheets (Werkbladen) en Full Reports (Volledige 

rapporten). Gebruik het gebied Templates (Sjablonen) om algemene en 

protocol-specifieke rapportsjablonen te selecteren.

Selecteer het tabblad Images (Beelden) om een lay-out voor de beelden 

te selecteren.

Selecteer het tabblad Worksheets (Werkbladen) om een 

werkbladsjabloon te selecteren. De werkbladen zijn een rapport van één 

pagina.

TIP: Selecteer het werkbladsjabloon dat geschikt is voor het 

onderzoek waaraan u werkt.
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Selecteer het tabblad Full Reports (Volledige rapporten) om een 

specifiek rapportsjabloon te selecteren.

Sjabloonknoppen

Gebruik de sjabloonknoppen om pagina's in het rapport te wijzigen of 

pagina's aan het rapport toe te voegen.

Klik op: Om:
Een nieuwe pagina van de geselecteerde sjabloon toe 
te voegen aan het einde van het rapport.

De huidige rapportpagina te vervangen door de 
geselecteerde sjabloon/lay-out.

De inhoud van de sjabloon Report (Rapport) naar 
het Windows-klembord te kopiëren. De inhoud in 
een Word-document of een ander tekstprogramma 
(e-mail, rapportagetoepassing van een andere partij) 
te plakken.

OPMERKING: Microsoft Word moet zijn 
geïnstalleerd om de inhoud in een Word-
document te plakken.

Klik met de 
rechtermuis-
knop en selec-
teer 

Een nieuw rapport te maken, een nieuwe pagina van 
de geselecteerde sjabloon in te voegen voor of na de 
weergegeven rapportpagina, of een pagina aan het 
eind toe te voegen.
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Het rapport maken

Maak het rapport in het venster Report (Rapport).

1. Selecteer het tabblad Images (Beelden) in het onderdeel Templates 

(Sjablonen).

2. Selecteer een sjabloon en klik op Add (Toevoegen).

3. Om snapshots, batches of films toe te voegen sleept u de miniatuur 

naar een beeldgebied van het rapport.

TIP: Om een beeld in een van de kaders te vervangen, sleept u er een 

andere miniatuur bovenop en laat u deze los.

OPMERKING: Als u een beeld in een kader plaatst, moet u erop letten 
dat de marges geen belangrijke informatie afkappen, zoals anatomie 
of meetwaarden.
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4. Om tekstgebieden toe te voegen aan het rapport, klikt u op het ab-

label , typt u nieuwe tekst in en drukt u op Enter.

5. Om tekstgebieden in het rapport te bewerken, klikt u op een tekst met 

een vierhoek en typt u nieuwe tekst in.

Rapporttools

Gebruik de knoppen voor rapporttools voor het 

opslaan, herstellen of annoteren van een rapport.

Klik op: Om:
Een concept van het rapport op te slaan.

Een opgeslagen conceptrapport te herstellen

Een rapportpaneel te selecteren.

Een label toe te voegen aan een rapportpaneel.

TIP: Om een label te bewerken, klikt u erop en klikt 

u vervolgens op het tekstvak.

TIP: Om een label te verwijderen, klik u erop en 

drukt u vervolgens op DEL.

Een pijl toe te voegen aan een rapportpaneel.

TIP: Om een pijl te verwijderen, klikt u erop

TIP: Wanneer u de cursor op de pijl plaatst, 

wordt deze geel.

De huidige rapportpagina te verwijderen.

Het geselecteerde beeld van de rapportpagina te 
verwijderen.

De laatste handeling ongedaan maken.

De laatst ongedaan gemaakte handeling opnieuw 
uitvoeren.
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Een conceptrapport opslaan en herstellen

1. Klik op  om de huidige bevindingen op te slaan als een 

conceptrapport.

2. Klik op  om een rapport te herstellen zodat u het kunt bekijken of 

nieuwe bevindingen kunt toevoegen.

3. Om nieuwe bevindingen toe te voegen aan een opgeslagen rapport, 

herstelt u het rapport in het tabblad Report (Rapport). Gebruik het 

tabblad Viewer om nieuwe bevindingen te creëren.

TIP: Herstel een rapport voordat u nieuwe bevindingen toevoegt. Als u 

een workflow herstelt vanuit een snapshot, moeten zowel het 

workflowsnapshot als het rapport worden hersteld.

Rapportnavigatie

Gebruik de knoppen voor rapportnavigatie om te navigeren tussen de 

pagina's van een rapport.

Klik op: Om:
Naar de eerste of laatste rapportpagina te gaan.

Naar de vorige of volgende rapportpagina te gaan.
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Rapportdistributie 

Gebruik de knoppen voor rapportdistributie om het rapport te distribueren 

Klik op Om

 
Een papieren rapport af te drukken voor distributie.

TIP: Gebruik de knop Preferences (Voorkeuren) 

in het dialoogvenster Print (Afdrukken) om 

de oriëntatie in te stellen op liggend, indien 

gewenst (de sjablonen C1,2 en C1,3 kunnen 

bijvoorbeeld wellicht beter worden afgedrukt 

in liggende richting).

Het rapport af te drukken naar een DICOM-printer.

Het rapport naar PACS te publiceren.

Een Microsoft Word-versie te creëren.

TIP: Dit is handig als u het rapport wilt delen met 

iemand die geen VitreaCore gebruikt.

OPMERKING: Microsoft Word moet zijn 
geïnstalleerd om een Microsoft Word-versie 
te kunnen creëren.

Het rapport te exporteren naar een DICOM-server.
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Het rapport op te slaan naar media met behulp van de 
Media Manager (Mediabeheerder).

OPMERKING: De Media Manager 
(Mediabeheerder) is te openen vanuit de Study 
Directory (Onderzoeksdirectory).

Klik op Om
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Te exporteren naar DICOM-servers

Aangepaste sjablonen

Pas de tekstgebieden van de rapportsjablonen aan.

1. Klik op een koptekst of tekstveld omgeven door een vak.

2. Voer de nieuwe tekst in.

3. Klik buiten het vak.

Beelden versturen naar PACS of een andere server vanuit de Study 
Directory (onderzoeksdirectory)

Een beeld versturen naar een PACS of andere server:

1. Selecteer het tabblad Data Manager (Gegevensbeheerder). Als u 

snapshots hebt genomen, worden deze opgeslagen in het vak 

Snapshots.

1

2

Nummer Beschrijving
1 Het vak Export to: 

(Exporteren naar:) geeft een 
meerkeuzelijst weer van de 
gewenste 
exportbestemmingsservers.

2 Serie-opties:

Series Description 
(Seriebeschrijving) - Voer in 
dit veld de tekst in die u bij 
het exporteren wilt gebruiken 
als seriebeschrijving voor alle 
geselecteerde snapshots/
batches.
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2. Selecteer het tabblad Snapshots.

3. Klik met de rechtermuisknop op het miniatuurbeeld.

4. Klik op DICOM Export (DICOM-export).

Het dialoogvenster VitreaCore - DICOM Export - Evidence (VitreaCore 

- DICOM-export - bewijs) wordt weergegeven.

5. Selecteer de gewenste bestemmingsserver in de lijst.

6. Klik op Export (Exporteren).
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Bevindingen automatisch exporteren

Uw DICOM-bevindingen automatisch terug exporteren naar PACS.

1. Nadat u uw bevindingen hebt gecreëerd (snapshots of batches) 

en het onderzoek hebt afgesloten (of het tabblad Study Directory 

(Onderzoeksdirectory) hebt geselecteerd), wordt het dialoogvenster 

Auto Export (Automatisch exporteren) weergegeven.

2. Gebruik het vervolgkeuzemenu Group (Groep) om de locatie te 

selecteren waar de bevindingen naartoe moeten worden 

geëxporteerd.

3. Kies Export Selected (Selectie exporteren) of Export All (Alles 

exporteren) om geselecteerde of alle snapshots of batches te 

exporteren.

E-mailen naar klinisch specialist

Met deze optie, die toegankelijk is vanuit Study Directory 

(Onderzoeksdirectory), kunt u een arts een e-mail sturen die een link naar 

het geselecteerde onderzoek bevat. 

1. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste onderzoek in Study 

Directory (Onderzoeksdirectory).
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2. Selecteer Email to Clinician (E-mailen naar klinisch specialist) om het 

scherm Email to Clinician (E-mailen naar klinisch specialist) weer te 

geven.

3. Voer het e-mailadres van de arts in, voeg eventueel aanvullend 

commentaar toe, en klik op Send (Versturen).
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Bot en wervelkolom

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• 3D Trim (3D knippen) gebruiken

• Vormgeven in 3D

• Een Manual Curved Reformat (Handmatige gebogen herindeling) 

uitvoeren

• Labels op de wervelkolom plaatsen

• Cobb-hoeken gebruiken

• Snapshots maken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht bot en wervelkolom
Voltooi de procedures in deze module om vermoede botfracturen te 

analyseren en beoordelen en metingen uit te voeren.
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Training bot en wervelkolom

I. Onderzoek selecteren 

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een 

musculoskeletaal onderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het protocol Musculoskeletal (Musculoskeletaal) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Musculoskeletal (Musculoskeletaal).

III. Analyse uitvoeren

3D Trim (3D knippen) gebruiken

Kniplijnen worden afgebeeld als rechthoekige velden in de drie 

MPR-viewports en zijn voor de betreffende weergave kleurgecodeerd:

• Sagittaal: Blauw

• Coronaal: Groen

• Axiaal: Rood

Past het formaat van het afgeknipte gebied in één of meerdere van de 

MPR viewports aan door de lijnen te verslepen in een toolmodus (WinLev 

(VenNiv), Crosshair (Draadkruis), Snap (Vastleggen), Ruler (Liniaal), Label, 

Sculpt (Vormgeven)).
144 Bot en wervelkolom
VPMC-13552 A



Alle gegevens buiten het knipveld worden uitgesloten. De 3D-viewport 

(MIP/volumeweergave) toont het nieuwe 3D-beeld, met uitsluitend de 

anatomie die zich binnen het veld bevindt.

1. Beweeg de cursor over de kniplijn in het axiale, sagittale of coronale 

vlak (of meerdere vlakken) tot de cursor verandert in dubbele pijlen.

2. Sleep de rand van het knipveld om de anatomie te elimineren die u 

niet in het 3D-beeld wilt zien.

3. Herhaal deze procedure desgewenst in elk van de orthogonale 

weergaven tot u de gewenste anatomie hebt geïsoleerd.

Vormgeven in 3D

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om aan te geven dat de modus Sculpt 

(Vormgeven) nu actief is.

2. Klik en houd ingedrukt, en sleep in de 3D-viewport om een rand uit de 

losse hand te tekenen. 

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Doe het 

volgende:

• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden).

Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 3D-viewport 

weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgeving in een MPR-weergave weer te 

geven, selecteert u het selectievakje Show Segmentation 

(Segmentatie tonen) in het tabblad Visual (Visueel).
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Zie het onderdeel Aanvullende procedures voor informatie over 

handmatig vormgeven.

Een Manual Curved Reformat (Handmatige gebogen herindeling) 
uitvoeren

In de modus Curved MPR (Gebogen MPR)  wordt één van de 

MPR-weergaven gebruikt om een curve te definiëren, zodat de gebogen 

beelden in een van de andere MPR-weergaven verschijnen. Dit is nuttig 

als u een MPR-beeld wilt maken van een gebogen wervelkolom. In de 

modus Curved MPR wordt elk van de drie MPR-weergaven voor een 

uniek doel gebruikt.

• Selecteer één weergave, Reference (Referentie) genoemd, om de 

curve te definiëren. Wijzig een van de draadkruizen om hiermee de 

curve van de wervelkolom te volgen.

• Gebruik de weergave Curved (Gebogen) om de gebogen beelden 

weer te geven.

• Gebruik de weergave Transverse (Transversaal), loodrecht op de 

weergave Curved (Gebogen), om dwarsdoorsneden te tonen met een 

blauw vak op het punt waar de curve de weergave snijdt.

Manual Curved Reformat (Handmatige gebogen herindeling) 

gebruiken:

1. Klik op .

2. Kies één weergave (Reference (Referentie)) om een curve te 

definiëren.

3. Schakel in de weergave Reference (Referentie) over naar de 

modus Cuved MPR (Gebogen MPR)  rechts onder in het 

scherm.

4. Klik in het vak aan een van de uiteinden van het vlak dat u wilt 

gebruiken om de curve te creëren, b.v. een blauw vak voor een 

sagittaal beeld.

Er wordt een gele lijn weergegeven in het coronale beeld en de 
lege vakken worden gevuld om de actieve lijn aan te duiden.
146 Bot en wervelkolom
VPMC-13552 A



5. Zet punten uit langs het doelgebied:

• Klik in de weergave Reference (Referentie) in het curve-vlak 
en sleep dit om het gebogen kenmerk te volgen. Er wordt 
een “X” geplaatst op de lijn op elk punt waar u klikt. Om 
door de gegevensset te bewegen, klikt u erop met de 
rechtermuisknop en sleept u om de plaatsing exact af te 
bepalen.

• In de weergave Transverse (Transversaal) klikt u op het 
blauwe vak (middellijn) en sleept u dit naar de gewenste 
positie. Deze lijn is nu de gebogen lijn.

• De gele lijn in de gebogen weergave is de middellijn.
• De lijn die de middellijn snijdt, is de transverse lijn. Deze lijn 

wordt weergegeven in zowel de referentie- als de gebogen 
weergave.

• De weergave die overeenkomt met de transversale lijn, 
heeft nu het label Transverse (Transversaal) in de 
linkerbenedehoek.

6. Als u het einde van het gebogen doelgebied bereikt, klikt u op 

en sleept u het andere uiteinde van het draadkruis naar het 

einde van de curve. De cursor verandert automatisch in het 

pictogram van de tool voor schuine rotatie, zodat u het beeld 

rond de middellijn kunt roteren.

Labels op de wervelkolom plaatsen

Gebruik de knop Label om labels te plaatsen op de wervels met behulp 

van de semi-automatische tool voor wervelkolomlabeling.

1. Klik op de knop Label  en selecteer Spine Labeling (Labeling 

wervelkolom) in het vervolgkeuzemenu.

De knop Label verandert in de knop Spine (Wervelkolom) .
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Hert scherm Select Starting Label (Beginlabel selecteren) wordt 

weergegeven.

2. Klik op één van de karakters om een type wervelkolomlabel in te 

voeren:

• C – voor cervicale wervels

• T – voor thoracale wervels

• L – voor lumbale wervels

• S – voor sacrale wervels

• / - voor specifieke schijfruimten, zoals C7/T1 en T12/L1.

3. Zodra u in het beeld klikt, worden de labels opvolgend genummerd als 

u meerdere labels invoert.

a. Specificeer een automatische nummeringsvolgorde door het bijbe-
horende keuzerondje te selecteren: Auto, Ascending (Oplopend) of 
Descending (Aflopend). 

b. Het selectievakje Copy to similar images (Kopiëren naar 
gelijkwaardige beelden) kopieert de labels naar gelijkwaardige 
wervelkolombeelden in de viewport (als u bijvoorbeeld een 
beeldlay-out specificeert die groter is dan 1x1, worden de labels 
naar alle beelden gekopieerd die worden weergegeven in die 
lay-out, zodat u een serie gelabelde plakken kunt vergelijken).
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Cobb-hoeken gebruiken

Meet een Cobb-hoek door twee lijnsegmenten te tekenen. De 

lijnsegmenten hoeven elkaar niet te snijden. De software berekent de 

hoek die zou bestaan als de lijnen ver genoeg uit elkaar zouden staan om 

elkaar te snijden.

Een Cobb-hoek toevoegen:

1. Klik op de pijl van een meettoolknop (bijvoorbeeld Ruler (liniaal)) 

en selecteer .

2. Klik op één zijde van de betreffende schijf of wervel. Klik 

opnieuw op de andere zijde.

3. Herhaal stap 2 voor een vergelijkbare schijf of wervel. 

VitreaCore tekent een lijn loodrecht op het beginpunt van 
het eerste lijnsegment en een tweede lijn loodrecht op het 
beginpunt van het tweede lijnsegment. Vervolgens wordt 
de hoek tussen de twee lijnen berekend.

De Cobb-hoekmeting wordt in een tekstveld rechts onder in 
de viewport weergegeven.

Een Cobb-hoekmeting verplaatsen:

a. Beweeg de cursor over het lijnsegment tot de cursor verandert in een 
vierpuntige pijl.

b. Klik op de meting en sleep deze naar de gewenste locatie.
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Snapshots maken

1. Klik op  om de camera 

te activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Kilk op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.

Snapshots die metingen, linialen, V/N of segmentatieopties omvatten, 

worden weergegeven vanuit het tabblad Snapshots in het tabblad 

Data Manager (Gegevensbeheerder) onder aan het scherm.

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, wist u het selectievakje Patient 

(Patiëntinformatie) in het gebied View Options (Weergaveopties) boven 

aan het scherm. Vink het selectievakje aan om de patiëntgegevens te 

tonen. 

IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.
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Aanvullende procedures

Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 

1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het einde van de anatomie.

4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour overal waar de anatomie van grootte, 

vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

Modus Oblique MPR (Schuine MPR)

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of twee van de 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens 

op .

2. Plaats de cursor in een van de MPR-weergaven op een van de 

draadkruizen .
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TIP: Dit beeld blijft in orthogonale modus, terwijl de andere twee 

weergaven beelden onder schuine hoeken weergeven.

3. Sleep het draadkruis in de weergave terwijl u naar de andere 

weergaven kijkt.

TIP: Terwijl u sleept, roteren de draadkruizen rond hun snijpunt, 

waarbij ze loodrecht op elkaar blijven staan.

TIP: Roteer draadkruizen in meer dan één weergave.

TIP: Om het snijpunt van het draadkruis te verplaatsen, klikt u op het 

punt waar u wilt dat de lijnen van het draadkruis elkaar kruisen.

4. Om een bloedvat te 'doorlopen', klikt u  en sleept u in de 

weergave.

TIP: Het midden van de draadkruizen fungeert als een draaipunt.

Double Oblique Rotation (Dubbele schuine rotatie) gebruiken

Met Double Oblique Rotation (Dubbele schuine rotatie) kunt u twee 

vlakken roteren, zoals coronaal en axiaal of sagittaal en axiaal, door op de 

gewenste vlakken te klikken en deze te slepen.

U gebruikt Double Oblique Rotation (Dubbele schuine rotatie) als volgt:

1. Selecteer de modus Oblique (Schuin) .

2. Selecteer en positioneer het draadkruis.

Het midden van het draadkruis fungeert als een draaipunt.

3. Plaats de cursor in een van de MPR-weergaven en druk op 

CTRL.

De cursor verandert in de tool voor schuin roteren .

4. Klik en sleep om het beeld te roteren.

5. Roteer tegelijkertijd inferior/superior en links/rechts.
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Aorta 

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• De aorta segmenteren

• Bloedvaten sonderen

• De middellijn van het bloedvat bewerken

• De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken

• Snapshots maken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht aorta
De aorta kan, evenals vele andere hieraan verbonden bloedvaten en 

structuren, worden gesegmenteerd van botten en andere anatomie om 

het eenvoudiger te maken om vermoede aneurysma's, stenose en andere 

kenmerken in beeld te brengen.
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Training aorta

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een 

vasculair aorta-onderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Vascular: Aorta (Vasculair: aorta) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Vascular: Aorta (Vasculair: aorta).

III. Analyse uitvoeren

De aorta segmenteren

Pas segmentatie door aanwijzen-en-klikken toe voor het behouden of 

verwijderen van botsegmenten of andere zichtbaar onderscheidende 

segmenten zoals weke delen, stents of metalen platen, of zelfs de 

scantafel.

1. Selecteer Vessel (Bloedvat) in het gebied Segment Objects (Objecten 

segmenteren).
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2. Controleer of  is geselecteerd. 

3. Klik op de aorta in het 3D- of 2D-beeld.

OPMERKING: Aangrenzend zacht weefsel wordt automatisch 
meegenomen.

4. Selecteer Less (Minder), More (Meer) of Fragm. (Fragmenten) naar 

behoefte.

Zie het onderdeel Aanvullende procedures voor informatie over het 

vormgeven van de aorta, het segmenteren van alleen het bot, en het 
verwijderen van fragmenten.

OPMERKING: Wijzig de hoogste en laagste HU (Hounsfield Unit)-
waarden.

Bloedvaten sonderen

Na het instellen van het Viewer-venster om het te sonderen bloedvat zo 

goed mogelijk te visualiseren, gebruikt u de toets Select (Selecteren) om 

het bloedvat te sonderen. 

1. Lokaliseer het bloedvat dat u wilt sonderen in de 3D- of MPR-

weergave.

2. Klik op  in het tabblad Analysis (Analyse).

De cursor verandert in een wijzende vinger.

3. Klik op het bloedvat in de 3D- of MPR-weergave.

Er verschijnen twee CPR-weergaven en een dwarsdoorsnede 

(of meerdere dwarsdoorsneden, in de 1-omhoog-indeling).

OPMERKING: Meerdere dwarsdoorsneden worden uitsluitend 
weergegeven in de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster.
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a. Klik op  om het nogmaals te proberen, herhaal vervolgens 

stap 3.

b. Herhaal deze procedure om een ander bloedvat te sonderen.

c. Raadpleeg De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken 
voor het hernoemen van een bloedvat:

De middellijn van het bloedvat bewerken

Als u Vessel Probe gebruikt om een bloedvat te sonderen, kunt u de 

middellijn indien nodig handmatig fijnstellen.

1. Klik op de knop .

OPMERKING: De MPR-weergaven veranderen in de modus Curved 

Reference (Gebogen referentie)  en geven de middellijn van het 
gesondeerde bloedvat weer.

2. Bewerk de middellijn naar behoefte:

a. In de weergave Reference (Referentie) klikt u op de gewenste mid-
dellijn en sleept u deze naar de gewenste positie. Grijp de 
gewenste vakken of maak een nieuwe door de middellijn te klikken 
en slepen.

b. In de weergave Curved (Gebogen) gebruikt u het hulpmiddel 

Oblique Rotate (Schuin roteren)  om te roteren rond de 
middellijn. Pas de gele middellijn naar behoefte aan.

c. In de weergave Transverse (Transversaal) wordt een 
dwarsdoorsnede van het bloedvat weergegeven en wordt de 
middellijn gemarkeerd door middel van een blauw vak. U kunt het 
vak naar behoefte slepen en aanpassen.

d. Scroll door de MPR's om het contrast te verhogen en het bloedvat 
te volgen.

e. Breng een MPR 1-omhoog  om deze van dichterbij te bekijken.

3. Als u klaar bent met bewerken, klikt u op de knop .
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De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken

Als u bloedvaten sondeert, wordt elk nieuw bloedvatsegment toegevoegd 

als een regel in de lijst Object Management (Objectbeheer). Vitrea wijst 

automatisch een volgnummer toe aan elk bloedvatsegment.

a. In de lijst Object Management (Objectbeheer) kunnen actieve 
bloedvaten worden verwisseld, bloedvaten worden hernoemd en 
gewist.

b. Gebruik de vakjes Show (Tonen) om te bepalen welke 
gesondeerde bloedvaten zichtbaar zijn.

1. Actieve bloedvaten wisselen:

a. Klik in de lijst Object Management (Objectbeheer) op de naam van 
een bloedvat (selecteer een bloedvat dat niet grijs wordt weerge-
geven).

De weergaven worden bijgewerkt om het nieuwe actieve bloedvat 
weer te geven.

OF

b. Selecteer de Vessel Probe-tool en druk op de SPATIEBALK om 
door de bloedvaten in de lijst Object Management (Objectbeheer) 
te bladeren.

2. Een bloedvat hernoemen:

a. Selecteer het bloedvat dat u wilt hernoemen en klik op Rename 
(Hernoemen).

Het dialoogvenster Rename (Hernoemen) verschijnt.

b. In het veld New name (Nieuwe naam) voert u de naam voor het 
bloedvat in.
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VOORBEELD Linker-iliaca, rechter-iliaca

c. Klik op OK.

OPMERKING: Bloedvaten kunnen geen dubbele namen hebben.

3. Een bloedvat uit de lijst Object Management (Objectbeheer) 

verwijderen:

a. Selecteer het bloedvat in de kolom Vessel Segment (Bloedvatseg-
ment).

b. Klik op Delete (Verwijderen).

4. Om de in de viewers weergegeven bloedvaten te wijzigen, gaat u als 

volgt te werk:

OPMERKING: De vakjes Show (Tonen) hebben alleen invloed op welke 
bloedvaten worden weergegeven als u een optie in het tabblad 
Vessels (Bloedvaten) in het gebied Visibility Options 
(Zichtbaarheidsopties) hebt geselecteerd.

a. Om één bloedvat weer te geven, wist u het vakje Show (Tonen) 
voor alle overige bloedvaten.

b. Om alle bloedvaten die u hebt gesondeerd weer te geven, klikt u 
op Show All (Alles tonen).

Snapshots maken

1. Klik op  om de camera 

te activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Klik op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.
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OPMERKING: Snapshots die zijn gemaakt in de Vitrea Advanced 
Viewer worden bekeken via het tabblad Snapshots in het tabblad Data 
Manager (Gegevensbeheerder) onder aan het scherm. 

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, selecteert u het tabblad Visual 

(Visueel). Wis het selectievakje Patient Info (Patiëntinformatie) in het 

gebied View Options (Weergaveopties) boven aan het scherm. Vink 

het selectievakje aan om de patiëntgegevens te tonen. 

IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.
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Aanvullende procedures

De 3D MIP gebruiken

Met deze procedure kunt u ondersteuning bieden bij het bekijken van 

verkalkingen.

1. Klik op het 3D-beeld. 

2. Klik op het vervolgkeuzemenu  en selecteer MIP.

3. Om de MPR's weer te geven, selecteert u opties in het 

vervolgkeuzemenu  en gebruikt u de schuifbalk 

 om de dikte te verhogen tot het gewenste niveau.

4. Beoordeel de MPR's.

5. Maak een snapshot.

Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 1-

omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het einde van het anatomisch gebied.

4. Teken contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour waar de anatomie van grootte, vorm 

of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).
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TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

Vormgeven in 3D

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om aan te geven dat de modus Sculpt 

(Vormgeven) nu actief is.

2. Teken in de 3D-viewport een rand uit de losse hand door middel van 

klikken en ingedrukt houden en slepen. 

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Voer een 

van de volgende handelingen uit:

• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden).

Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 3D-viewport 

weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgeving in een MPR-weergave weer te 

geven, vinkt u het selectievakje Show Segmentation (Toon 

segmentatie) in het tabblad Visual (Visueel) aan.

5. Indien nodig herhaalt u de stappen 2 en 3 hierboven om het 3D-beeld 

opnieuw vorm te geven.
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Bot uitsluiten

Gebruik segmentatie om botsegmenten of andere visueel 

onderscheidende segmenten te behouden of verwijderen.

1. Selecteer Bone (Bot) in het gebied Pick Segmentation (Segmentatie 

kiezen).

2. Klik op het bot in het beeld.

3. Selecteer Less (Minder), More (Meer) of Fragm. (Fragmenten) naar 

behoefte.

Fragmenten verwijderen

1. Klik op .

Hiermee verwijdert u alle zichtbaar onderscheidende gebieden die 

kleiner zijn dan het aantal kubieke centimeter dat wordt vermeld in het 

gebied Segment Objects (Objecten segmenteren).

De resultaten bewerken:

• Wijzig de grenswaarde in kubieke centimeter in het 
tekstvak.

TIP: Voer een lager getal in om kleinere fragmenten te 

verwijderen, en voer een hoger getal in om grotere 

fragmenten te verwijderen

• Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag, of

• Gebruik de knoppen Less/More (Minder/Meer).

2. Gebruik venster/niveau om de structuren die u wilt verwijderen verder 

te scheiden.
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Protocol en voorinstelling voor arteria renalis kiezen

Gebruik de optie Vessel Probe voor het segmenteren en evalueren van 

met contrast gevulde arteriae renalis. Sondeer de arteriae renalis om deze 

te onderzoeken.

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Vascular: Renal (Vasculair: renalis) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Vascular: Renal (Vasculair: renalis).

Objectzichtbaarheid toepassen

1. Nadat u een bloedvat hebt geselecteerd met behulp van Vessel Probe, 

segmenteert Vitrea de anatomie en creëert het een Curved Planar 

Reformation (CPR, gebogen vlakherindeling). Deze beelden bevinden 

zich in het 3D-beeldframe in de twee verticale vakken.

2. Stel de gewenste objectzichtbaarheid in.

• Selecteer één van deze opties in het vervolgkeuzemenu Object 

Visibility (Objectzichtbaarheid)

• Om alles behalve de gesondeerde bloedvaten te verwijderen uit 

de weergave, wordt Vessels Only (Alleen bloedvaten) 

aangevinkt. 

• Om de gesondeerde bloedvaten in rood weer te geven, wordt 

Tinted Vessels (Gearceerde bloedvaten) aangevinkt.

TIP: Vitrea creëert een dwarsdoorsnede van 1 mm orthogonaal op de 

middellijn die door de CPR loopt. Dit is het beeld bovenaan de 

CPR, in het blauwe vlak.

TIP: Onderaan de CPR bevinden zich twee schuifbalken. Met de 

bovenste kunt u de CPR roteren door hem naar links of rechts 

te slepen. Met de onderste balk kunt u de CPR dikker maken.
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Stenosemeting uitvoeren

1. Sondeer het bloedvat.

2. Blader in de CPR-weergaven om een punt vóór de stenose weer te 

geven.

3. Klik op .

4. Klik en sleep over de breedte van het lumen en laat de muisknop 

vervolgens los om de liniaal te beëindigen.

De liniaal en de meting (in millimeters) verschijnen in de 

dwarsdoorsneden en CPR-weergaven.

OPMERKING: U kunt in alle dwarsdoorsneden linialen tekenen en meten. 
Plaats slechts één liniaal per dwarsdoorsnede.

OPMERKING: U kunt slechts één liniaal per dwarsdoorsnede of CPR-
weergave tekenen, maar u kunt de liniaal wel zo vaak als nodig is opnieuw 
tekenen.

Optioneel: Blader door of wijzig de vergroting om een liniaal uit een 
CPR-weergave te verwijderen.
• Door het bladeren door of wijzigen van de vergroting worden 

de linialen niet uit de dwarsdoorsneden verwijderd. Linialen die 

in de dwarsdoorsneden zijn getekend, blijven zichtbaar in de 

CPR-weergaven. Linialen die zijn getekend op CPR-weergaven 

worden automatisch verwijderd als u de CPR-weergaven 

roteert, de bloedvatbegrenzingen wijzigt, langs het bloedvat 

navigeert of de vergroting wijzigt.
164 Aorta
VPMC-13552 A



5. Pas de positie van het draadkruis aan om een punt binnen het 

stenosegebied weer te geven.

6. Herhaal stap 4.

Vitrea toont de huidige maximum- en minimumdiametermetingen in 

respectievelijk groen en rood in de curved reformat-weergaven. Alle 

overige metingen zijn cyaankleurig (lichtblauw). 
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Vitrea berekent het stenosepercentage door de maximale (normale) en 

minimale (met stenose) metingen te vergelijken. Het percentage en de 

formule die wordt gebruikt om dit te berekenen, worden onder aan de 

rechter CPR-weergave weergegeven.

7. Herhaal deze procedure om zoveel linialen te trekken als u wilt.

De maximumdiameter, minimumdiameter en het stenosepercentage 

worden bijgewerkt bij elke liniaal die u tekent.

Automatic Curved Reformats (Automatisch gebogen herindelingen) 
uitvoeren

Bij het uitvoeren van curved reformats wordt één referentieweergave 

(Reference) gekozen om de curve te definiëren. Door selectie van deze 

referentieweergave (Reference) verandert één van de draden van het 

draadkruis om de curve van het bloedvat te volgen.

Met de Vessel Probe-tools wordt een automatic curved reformat 

uitgevoerd, het bloedvat gesondeerd en vervolgens de 

referentieweergave (Reference) geselecteerd. Vitrea maakt automatisch 

dezelfde aanpassingen zoals in de handmatige gebogen herindeling en 

zet de middellijn voor u uit.

1. Een automatische gebogen herindeling uitvoeren:

a. Sondeer het bloedvat in een 3D- of MPR-weergave.

b. Kies een Reference MPR-weergave door deze te wisselen van 
de modus Orthogonal MPR (Orthogonale MPR) naar de modus 
Curved Reference (Gebogen referentie). 

OPMERKING: De weergave die u kiest als Reference-weergave moet 
ongeveer langs de lengte van het bloedvat liggen of er parallel aan 
lopen.
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In de weergave Curved MPR (Gebogen MPR), wordt door Vitrea 

de Centerline (Middellijn) uitgezet en de lengte (mm) hiervan 

weergegeven.

• Pas de middellijn eventueel aan. Klik en sleep in de MPR-

weergaven Reference (Referentie) of Transverse (Transversaal) om 

de automatisch uitgezette punten te verplaatsen zodat ze de 

middellijn dichter volgen.

• Gebruik een van de methoden die worden beschreven in Werken 

met draadkruispositie-indicatoren om de positie van de 

draadkruizen aan te passen.
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• Als u de indicator voor de positie van het draadkruis verplaatst, 

werkt het systeem het snijpunt bij van de transversale lijn en de 

middellijn in de Curved MPR-weergave.

• Klik op Maximize (Maximaliseren)  om de weergave Curved 

MPR (Gebogen MPR) nader te onderzoeken.

• Klik op Minimize (Minimaliseren)  om van de 1-omhoog-

indeling terug te gaan naar de oorspronkelijke Viewer-indeling.
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Perifeer

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• Tafel knippen in axiale weergave

• Objecten segmenteren

• Fragmenten verwijderen

• De perifere arteriën sonderen

• Snapshots maken

• Aanvullende snapshots maken

• 3D MIP-optie gebruiken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht perifeer
Sondeer linker en rechter perifere arteriën en beoordeel deze op een 

mogelijke plaque, stenose of aneurysma.
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Training perifeer

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een perifeer 

vasculair onderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Vascular: Runoff (Vasculair: afvloeiend) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Vascular: Runoff (vasculair: Afvloeiend). 

III. Analyse uitvoeren

Tafel knippen in axiale weergave

1. Beweeg de muisaanwijzer over de lijn achter het lichaam en sleep naar 

voren.

2. Klik en sleep aan de voorzijde om de tafel uit de 3D-weergave te 

verwijderen.
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Objecten segmenteren

Pas segmentatie door aanwijzen-en-klikken toe voor het behouden of 

verwijderen van botsegmenten of andere zichtbaar onderscheidende 

segmenten zoals weke delen, stents of metalen platen, of zelfs de 

scantafel.

1. Selecteer Bone (Bot) in het gebied Segment Objects (Objecten 

segmenteren).

TIP: Remove (Verwijderen) wordt automatisch voor u gekozen 

wanneer Bone (Bot) is geselecteerd.

2. Klik op het beeld waarin u segmenten van het bot wilt verwijderen.

TIP: Klik op  om het vensterniveau aan te passen. 

Fragmenten verwijderen

• Klik op .

Hiermee verwijdert u alle zichtbaar onderscheidende regio's die kleiner 

zijn dan het aantal kubieke centimeter dat wordt vermeld in het gebied 

Segment Objects (Objecten segmenteren).

De resultaten bewerken:

• Wijzig de grenswaarde in kubieke centimeter in het 
tekstvak.

TIP: Voer een lager getal in om kleinere fragmenten te 

verwijderen, en voer een hoger getal in om grotere 

fragmenten te verwijderen

• Gebruik de knoppen Less/More (Minder/Meer).

TIP: Gebruik venster/niveau om de structuren die u wilt verwijderen 

verder te scheiden.
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De perifere arteriën sonderen

1. Klik op  op het tabblad Analysis (Analyse).

2. De linker perifere arterie sonderen:

a. Klik op het bloedvat in de 3D- of MPR-weergave.

Optioneel Klik op  en klik op een punt verder langs het reeds 

gesondeerde bloedvat.

b. Hernoem het bloedvat.

3. De rechter perifere arterie sonderen:

a. Controleer of  actief is.

b. Klik op het bloedvat in de 3D- of MPR-weergave.

c. Om het gesondeerde bloedvat te verlengen, klikt u op  en 

klikt u op een punt verderop langs het gesondeerde bloedvat. 

d. Hernoem het bloedvat.

e. Stel de gewenste objectzichtbaarheid in.

• Selecteer een van de volgende opties in het 

vervolgkeuzemenu Object Visibility  

(Objectzichtbaarheid):

• Om alles behalve de gesondeerde 
bloedvaten te verwijderen uit de weergave, vinkt u Vessels 
Only (Alleen bloedvaten) aan. 

• Om de gesondeerde bloedvaten in rood weer te geven, 
vinkt u Tinted Vessels (Gearceerde bloedvaten) aan.

• Om de bloedvaten en bijbehorende anatomische 
referentiepunten beter te visualiseren, selecteert u 
Semi-Transparent Background (Semi-transparante 
achtergrond).

Zie het onderdeel Aanvullende procedures van deze module voor 

verdere informatie over Vessel Probe.
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Snapshots maken

1. Klik op  om de camera 

te activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Kilk op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.

Snapshots die metingen, linialen, V/N of segmentatieopties omvatten, 

worden bekeken vanuit het tabblad Snapshots in het tabblad Data 

Manager (Gegevensbeheerder) onderaan het scherm.

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, selecteert u het tabblad Visual 

(Visueel). Wis het selectievakje Patient Info (Patiëntinformatie) in het 

gebied View Options (Weergaveopties) boven aan het scherm. 

Selecteer het vak om de patiëntgegevens te tonen. 

Aanvullende snapshots maken

1. Hernoem afzonderlijke gedeelten van de perifere arterie.

2. Sondeer de perifere arterie:

a. Lokaliseer de arteria femoralis communis, arteria poplitea, arteria 
tibialis anterior en arteria tibialis posterior. 

b. Centreer het bloedvat in de CPR.

c. Hernoem het bloedvat in elk gedeelte.

d. Centreer het beeld in de CPR-weergave.

e. Maak een snapshot.

Zie het onderdeel Aanvullende procedures van deze module voor 

informatie over het uitvoeren van een gebogen referentie, het 
bewerken van een middellijn, de lay-out van de bloedvatsondering 
en het uitvoeren van stenosemetingen.
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3D MIP-optie gebruiken

Gebruik deze procedure als hulpmiddel bij het bekijken van verkalkingen.

1. Klik op het 3D-beeld.

2. Selecteer Vessels Only (Alleen bloedvaten) in het vervolgkeuzemenu 

Object Visibility (Objectzichtbaarheid). 

3. Klik op het vervolgkeuzemenu  en selecteer MIP.

4. Om de MPR's weer te geven, selecteert u opties in het 

vervolgkeuzemenu  en gebruikt u de schuifbalk 

 om de dikte te verhogen tot het gewenste niveau.

5. Beoordeel de MPR's.

6. Maak een snapshot.

IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.
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Aanvullende procedures

Een Curved Reference (Gebogen referentie) uitvoeren

Dit protocol wordt gebruikt voor het bekijken en analyseren van perifere 

arteriën. 

1. Nadat het bloedvat is gesondeerd, selecteert u het beeld in de 

MPR-weergave (axiaal, coronaal of sagittaal).

2. Kies een Reference MPR-weergave door deze te wisselen van de 

modus Orthogonal MPR (Orthogonale MPR)  naar de modus 

Curved Reference (Gebogen referentie) .

3. Het gebogen referentiebeeld heeft een gele middellijn. 

TIP: Klik en sleep om het gebogen referentiebeeld te roteren.

Bloedvaten sonderen

Na het instellen van het Viewer-venster om het te sonderen bloedvat zo 

goed mogelijk te visualiseren, gebruikt u de toets Select (Selecteren) om 

het bloedvat te sonderen. 

1. Lokaliseer het bloedvat dat u wilt sonderen in de 3D- of 

MPR-weergave.

2. Klik op  in het tabblad Analysis (analyse).

De cursor verandert in een wijzende vinger.

3. Klik op het bloedvat in de 3D- of MPR-weergave.

Er verschijnen twee CPR-weergaven en een dwarsdoorsnede (of 

meerdere dwarsdoorsneden, in de 1-omhoog-indeling).

OPMERKING: Meerdere dwarsdoorsneden worden uitsluitend 
weergegeven in de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster.
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a. Als u niet het verwachte resultaat krijgt of opnieuw wilt beginnen, 

klikt u op  om het opnieuw te proberen en herhaalt u stap 3.

b. Herhaal deze procedure om een ander bloedvat te sonderen.

c. Raadpleeg De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken 
voor het hernoemen van een bloedvat.

De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken

Als u bloedvaten sondeert, wordt elk nieuw bloedvatsegment toegevoegd 

als een regel in de lijst Object Management (Objectbeheer). Vitrea wijst 

automatisch een opvolgnummer toe aan elk bloedvatsegment.

a. In de lijst Object Management (Objectbeheer) kunnen actieve 
bloedvaten worden verwisseld, bloedvaten worden hernoemd 
en gewist.

b. Gebruik de vakjes Show (Tonen) om te bepalen welke 
gesondeerde bloedvaten zichtbaar zijn.

1. Actieve bloedvaten wisselen:

a. Klik in de lijst Object Management (Objectbeheer) op de naam van 
een bloedvat (selecteer een bloedvat dat niet grijs wordt weerge-
geven).

De weergaven worden bijgewerkt om het nieuwe actieve bloedvat 
weer te geven.

OF

b. Selecteer de Vessel Probe-tool en druk op de SPATIEBALK om de 
selectievakjes Show (Tonen) in de lijst Object Management 
(Objectbeheer) aan te vinken of te wissen.
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2. Een bloedvat hernoemen:

a. Selecteer het bloedvat dat u wilt hernoemen en klik op Rename 
(Hernoemen).

Het dialoogvenster Rename (Hernoemen) verschijnt.

b. In het veld New name (Nieuwe naam) voert u de naam voor het 
bloedvat in.

VOORBEELD Linker-iliaca, rechter-iliaca

c. Klik op OK.

OPMERKING: Bloedvaten kunnen geen dubbele namen hebben.

3. Een bloedvat uit de lijst Object Management (Objectbeheer) 

verwijderen:

a. Selecteer het bloedvat in de kolom Vessel Segment (Bloedvatseg-
ment).

b. Klik op Delete (Verwijderen).

4. Om de in de viewers beelden weergegeven bloedvaten te wijzigen, 

gaat u als volgt te werk:

OPMERKING: De vakjes Show (Tonen) hebben alleen invloed op welke 
bloedvaten worden weergegeven als u een optie in het tabblad 
Vessels (Bloedvaten) in het gebied Visibility Options 
(Zichtbaarheidsopties) hebt geselecteerd.

a. Om één bloedvat weer te geven, maakt u het vakje Show (tonen) 
voor alle overige bloedvaten leeg.

b. Om alle bloedvaten die u hebt gesondeerd, weer te geven, klikt u 
op Show All (Alles tonen).

Werken met dwarsdoorsneden en CPR-bloedvatweergaven

Voer de volgende bewerkingen uit op de heringedeelde weergaven:

a. Toon de gegevenswaarde (HU voor CT) op een punt door op het 
beeld te slepen met de tool Crshair (Draadkruis).
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b. Klik op de CPR-weergave met behulp van de Vessel Probe-tool 
om naar een gewenst point-of-interest op de middellijn te gaan.

c. Verricht metingen aan doelgebieden op de CPR-weergaven met 
behulp van de tool ROI-Freehand (vrije hand-ROI).

d. Roteer de curved reformat-weergaven rond de as van het 
bloedvat.

e. Zoom in en uit op de CPR en dwarsdoorsnedeweergaven.

De dwarsdoorsnede die overeenkomt met het point-of-interest bevat 

bovendien:

• Horizontale en verticale markeringen die de oriëntatie aangeven 

van de linker en rechter gebogen weergaven.

Bij het sonderen van een bloedvat wordt door de software de middellijn 

van het bloedvat uitgezet en worden één (of meerdere) dwarsdoorsneden 

en twee CPR-bloedvatweergaven getoond.

In de 1-omhoog-indeling (klik op de knop  om deze te openen) worden 

meerdere dwarsdoorsneden weergegeven (zie de onderstaande 

afbeelding).
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Doelgebiedmetingen

Om doelgebiedmetingen uit te voeren aan het bloedvat klikt u op de tool 

ROI-Freehand (Vrije hand-ROI)  in elk van de CPR- of ingevoegde 

weergaven.

Elke ROI toont de gemiddelde Hounsfield-waarde en de 

standaardafwijking van het gebied.

OPMERKING: De ROI's op de CPR-weergaven worden automatisch 
verwijderd als u de weergave roteert of langs het bloedvat navigeert.

Werken met draadkruispositie-indicatoren

Nadat u een bloedvat in 3D of MPR hebt gesondeerd, wordt het snijpunt 

van de draadkruizen in de MPR-weergaven als volgt aangegeven 

(afhankelijk van de weergave die u gebruikt):

• In de 3D-weergave wordt de kruisdraadpositie aangegeven door 

middel van een blauwe stip langs de bloedvatindicatorlijn.

• De CPR-weergaven worden gecentreerd op de positie van het 

draadkruis. De huidige kruisdraadpositie wordt in de MPR- en 
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3D-weergaven aangegeven met een blauwe lijn in het midden van 

de liniaal in de CPR-weergaven.

• In Viewer-vensterindelingen met meerdere viewers, met twee 

CPR-weergaven en slechts één dwarsdoorsnede, komt de 

dwarsdoorsnede overeen met de huidige positie van het 

draadkruis.

• In de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster, met twee 

CPR-weergaven en meerdere dwarsdoorsneden, bevindt de 

huidige draadkruispositie zich op 0 mm, en wordt deze 

gemarkeerd met een witte rand. De omliggende dwarsdoorsneden 

zijn +1, +2, +3, -1, -2, -3, enz.

OPMERKING: De ruimte tussen de dwarsdoorsneden is altijd 0,5 mm, 
ongeacht de dikte van de beeldacquisitie.

TABEL 2. 1-omhoog-indeling en draadkruispositie-indicatoren

Toelichting Beschrijving

1 Huidige draadkruispositie

De draadkruispositie verplaatsen:

Verschuif de regelaar, klik in het bloedvat, rol met 

het muiswiel.

1
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Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 

1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het einde van de anatomie.

4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour steeds wanneer de anatomie van 

grootte, vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

3D-objecten vormgeven

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om de modus Sculpt (Vormgeven) aan 

te duiden.

2. Klik, houd vast en sleep in de viewport om een rand uit de losse hand 

te tekenen.

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Doe het 

volgende:
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• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden). Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 

3D-viewport weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgegeven regio in een MPR-weergave 

weer te geven, vinkt u het selectievakje Show Segmentation 

(Segmentatie tonen) in het tabblad Visual (Visueel) aan.

Modus Oblique MPR (Schuine MPR)

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of twee van de 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens op 

.

2. Plaats de cursor op een van de draadkruizen  in een van de 

MPR-weergaven.

TIP: Deze weergave blijft in de orthogonale modus, terwijl de andere 

twee weergaven beelden onder schuine hoeken tonen.

3. Sleep het draadkruis in de weergave terwijl u naar de andere 

weergaven kijkt.

TIP: Terwijl u sleept, roteren de draadkruizen rond hun snijpunt, 

waarbij ze loodrecht op elkaar blijven staan.

TIP: Roteer draadkruizen in meer dan één weergave.
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TIP: Om het snijpunt van het draadkruis te verplaatsen, klikt u op het 

punt waar u wilt dat de lijnen van het draadkruis elkaar kruisen.

4. Om een bloedvat te 'doorlopen', klikt u  en sleept u in de 

weergave.

TIP: Het midden van de draadkruizen fungeert als een draaipunt.

Automatische MIP

MIP (max. 100 mm dikte) - Een arceringsinstelling die gegevens toont met 

behulp van alleen de hoogste gegevenswaarden voor elke voxel van het 

beeld. MIP is een goede instelling om te gebruiken wanneer 

concurrerende functies, samengesteld uit voxels met vergelijkbare of 

hogere waarden, het doelgebied kunnen verdoezelen. 

Met de afzonderlijke MPR MIP-optie kunt u in hetzelfde scherm een 

volumeweergave bekijken naast MPR MIP-beelden. 

Deze instelling is vooral nuttig bij het uitvoeren van deze activiteiten:

• Differentiëren tussen contrast en calcium in de bloedvaten

• Bekijken van MPR's met dikke platen en vele kleine, losse 

botfragmenten

• Bekijken van halsslagaders, de cirkel van Willis, a. renalis, 

uitstroombanen of vaten 

Automatic Curved Reformats (Automatisch gebogen herindelingen) 
uitvoeren

Bij het uitvoeren van curved reformats wordt één referentieweergave 

(Reference) gekozen om de curve te definiëren. Door selectie van deze 

referentieweergave (Reference) verandert één van de draadkruizen om de 

curve van het bloedvat te volgen.

Met de Vessel Probe-tools wordt automatisch een curved reformat 

uitgevoerd, het bloedvat gesondeerd en vervolgens de 

referentieweergave (Reference) geselecteerd. Vitrea maakt automatisch 

dezelfde aanpassingen zoals in de handmatige curved reformat en zet de 

middellijn voor u uit.
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1. Een automatische curved reformat uitvoeren:

a. Sondeer het bloedvat in een 3D- of MPR-weergave.

b. Kies een Reference MPR-weergave door deze te wisselen van 
de modus Orthogonal MPR (orthogonale MPR) naar de modus 

Curved Reference (gebogen referentie). 

OPMERKING: De weergave die u kiest als Reference-weergave moet 
ongeveer langs de lengte van het bloedvat liggen of er parallel aan.

In de weergave Curved MPR (gebogen MPR), zet Vitrea de 

Centerline (Middellijn) uit en toont de lengte (mm) hiervan.

• Pas de middellijn eventueel aan. In de Reference (Referentie) of 

Transverse (Transversale) MPR-weergaven wordt op de automatisch 

uitgezette punten geklikt en worden deze versleept om de middellijn 

nader te volgen.

• Gebruik een van de methoden die worden omschreven in Werken met 

draadkruispositie-indicatoren om de draadkruizen opnieuw te 

positioneren.

• Terwijl u de indicator voor de positie van de draadkruizen verplaatst, 

werkt het systeem het snijpunt bij van de transversale lijn en de 

middellijn in de Curved MPR-weergave.
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• Klik op  om de Curved MPR (Gebogen MPR)-weergave nader te 

onderzoeken.

• Klik op  om van de 1-omhoog-indeling terug te gaan naar de 

oorspronkelijke viewer-indeling.

Bloedvatsonde-indicatoren en linialen wissen

U kunt één of alle geplaatste linialen verwijderen. Bovendien kunt u één of 

meerdere of alle eerder gesondeerde bloedvaten, alsook alle overige 

bijhorende beelden of metingen verwijderen.

1. Om linialen te verwijderen uit een CPR-weergave selecteert u de liniaal 

en klikt u op Delete (Verwijderen) of drukt u op DELETE. 

OPMERKING: Door het bladeren of wijzigen van de vergroting worden 
de linialen niet uit de dwarsdoorsneden verwijderd. Linialen die in de 
dwarsdoorsneden zijn getekend, blijven zichtbaar in de 
CPR-weergaven. Linialen die zijn getekend op CPR-weergaven 
worden automatisch verwijderd als u de CPR-weergaven roteert, 
de bloedvatbegrenzingen wijzigt, langs het bloedvat navigeert of de 
vergroting wijzigt.

2. Bloedvatindicatoren (groene lijn) en metingen voor een specifiek 

bloedvat verwijderen:

a. Controleer dat het bloedvat dat u wilt verwijderen het actieve 
bloedvat is. 
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OPMERKING: Het actieve bloedvat wordt weergegeven in de 
huidige CPR-weergaven en dwarsdoorsneden, wordt aangeduid 
door middel van de bloedvatindicatorlijn (groen) in de 3D-weergave 
en wordt gemarkeerd weergegeven in de lijst Object Management 
(Objectbeheer) op het tabblad Analysis (Analyse).

Optioneel: als het bloedvat dat u wilt verwijderen niet het actieve 
bloedvat is, klik dan op de naam van het bloedvat in de lijst Object 
Management (Objectbeheer) om het te activeren.

b. Druk op DELETE (Wissen).

3. Klik op  om alle bloedvaten te wissen.

OPMERKING: Overige items die niet bij de Vessel Probe-optie horen, worden, 
inclusief pijlen, annotaties en linialen, rechtstreeks op de 3D en MPR-beelden 
getekend.

Segmentatie tonen in de MPR-weergaven

Gebruik het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) op het 

tabblad Visual (Visueel) om ervoor te zorgen dat de MPR-weergaven de 

resultaten tonen van de segmentatie in de 3D-weergave. Vink ook het 

vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) aan als de 

objectzichtbaarheid toegepast moet worden op de MPR-weergaven. Met 

de zichtbaarheidsopties op het tabblad Analysis (Analyse) van het 

Viewer-venster kunt u bepalen hoe de beelden de segmentatie van het 

gebied moeten weergeven.

Als het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) is aangevinkt, 

geven de MPR-weergaven ook de resultaten weer van segmentatie die 

is uitgevoerd in de 3D-weergave. Als het vakje Show Segmentation 

(Segmentatie tonen) niet is aangevinkt, blijven de MPR-weergaven de 

MPR-beelden in hun geheel weergeven, zelfs wanneer delen van het 

volume gesegmenteerd zijn.
186 Perifeer
VPMC-13552 A



1. Segmentatie in de MPR-weergaven tonen:

• Op het tabblad Visual (Visueel) selecteert u het vakje Show 

Segmentation (Segmentatie tonen).

• Als u Show Segmentation (Segmentatie tonen) hebt geselecteerd 

en u hebt een gebied uitgesloten in de volumeweergave, dan 

wordt dat gebied niet weergegeven in de MPR-weergaven.
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Carotis

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• Sondeer de arteriae carotis.

• Stenosemeting uitvoeren

• Het POI-vak gebruiken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht carotis
Evalueer met contrast gevulde arteriae carotis door de linker en rechter 

arteriae carotis interna en arteriae carotis externa te sonderen. Bereken 

de arteriestenose en analyseer de volgende zaken:

• Plaque

• Stenose

• Doorgankelijkheid

• Aneurysma
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Training carotis

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een 

carotis-onderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Vascular: Carotid (Vasculair: carotis) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Vascular: Carotid (Vasculair: carotis).

III. Analyse uitvoeren

Sondeer de arteriae carotis.

1. Selecteer het tabblad .

2. Klik op .

3. Sondeer de arteriae carotis:

a. Lokaliseer de arteriae carotis interna en arteriae carotis externa en 
klik op het bloedvat dat u wilt sonderen, of scroll door een van de 
MPR's en klik op het bloedvat dat u wilt sonderen. 
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Optioneel Klik op  en klik op een punt verder langs het 

gesondeerde bloedvat. 

In het gebied Analysis (Analyse) worden in de tabel Show (Tonen) 
en Vessel Segment (Bloedvatsegment) gegevens weergegeven. 

b. Hernoem het bloedvat door te klikken op de knop . 

Het scherm Rename (Hernoemen) wordt weergegeven.

c. In het veld New name (Nieuwe naam) voert u de naam voor het 
bloedvat in.

d. Klik op OK.

Zie De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken in het gedeelte 

Aanvullende procedures van dit document voor verdere informatie.

e. Nadat u een bloedvat hebt geselecteerd met behulp van Vessel 
Probe, segmenteert VitreaCore de anatomie en creëert het een 
Curved Planar Reformation (CPR, gebogen vlakherindeling). Deze 
beelden bevinden zich in het 3D-beeldframe in de twee verticale 
vakken.

f. Stel de gewenste objectzichtbaarheid in.

• Selecteer een van de volgende 

opties in het vervolgkeuzemenu 

Object Visibility 

(Objectzichtbaarheid):

• All (alles) – Het gehele beeld wordt weergegeven.
• Transparent Background (Transparante achtergrond) – 

Het beeld wordt weergegeven op een transparante 
achtergrond.
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• Vessels Only (Alleen bloedvaten) – Verwijder alles behalve 
de gesondeerde bloedvaten uit de weergave.

• Tinted Vessels (Gearceerde bloedvaten) – De gesondeerde 
bloedvaten worden rood gearceerd weergegeven.

• Semi-Transparent Background (Semi-transparante 
achtergrond) – Maak de achtergrond gedeeltelijk opaak.

• Tinted Foreground (Getinte voorgrond) – De voorgrond 
wordt rood weergegeven.

• Transparent Foreground (Transparante voorgrond) – 
Alleen de bloedvaten worden weergegeven.

g. Klik op  om een snapshot te nemen van het 3D-beeld.

Zie het onderdeel Aanvullende procedures voor verdere informatie over 

Vessel Probe.

TIP: VitreaCore creëert een dwarsdoorsnede van 1 mm orthogonaal 

op de middellijn die door de CPR loopt. Dit is het beeld boven 

aan de CPR.

TIP: Onder aan de CPR-weergaven bevinden zich twee schuifbalken. 

Met de bovenste kunt u de CPR roteren door hem naar links of 

rechts te slepen. Met de onderste balk kunt u de CPR dikker 

maken.
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Stenosemeting uitvoeren

1. Sondeer het bloedvat.

2. Klik op Maximize (Maximaliseren)  om over te schakelen naar de 

1-omhoog-indeling van het Viewer-venster.

3. Blader in de CPR-weergaven om een punt vóór de stenose weer te 

geven.

4. Klik op . 

5. Klik en sleep over de breedte van het lumen en laat los om de liniaal te 

beëindigen.

De liniaal en de meting (in millimeters) verschijnen in de 

dwarsdoorsneden en CPR-weergaven.

OPMERKING: U kunt in alle dwarsdoorsneden linialen tekenen en meten. 
Plaats slechts één liniaal per dwarsdoorsnede.

Optioneel Om een liniaal te verwijderen uit een CPR-weergave selecteert 

u de liniaal en klikt u op Delete (Verwijderen) of drukt u op 

DELETE.

• Door het bladeren of wijzigen van de vergroting worden de 

linialen niet uit de dwarsdoorsneden verwijderd. Linialen die 

in de dwarsdoorsneden zijn getekend, blijven zichtbaar in de 

CPR-weergaven. Linialen die zijn getekend op CPR-weergaven 

worden automatisch verwijderd als u de CPR-weergaven 

roteert, de bloedvatbegrenzingen wijzigt, langs het bloedvat 

navigeert of de vergroting wijzigt.
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6. Pas de positie van het draadkruis aan om een punt in de stenose weer 

te geven.

7. Herhaal stap 4.

VitreaCore toont de huidige maximale en minimale 

diameterafmetingen in respectievelijk groen en rood in de curved 

reformat-weergaven. Alle overige metingen zijn cyaankleurig 

(lichtblauw). 

VitreaCore berekent het vernauwingspercentage door de maximale 

(normale) en minimale (stenose aanwezig) meetwaarden te vergelijken. 

Het percentage en de formule die worden gebruikt om deze te 

berekenen, worden onder aan de rechter CPR-weergave 

weergegeven.

8. Herhaal deze procedure om zoveel linialen te trekken als u wilt.

De maximumdiameter, minimumdiameter en het stenosepercentage 

worden bijgewerkt bij elke liniaal die u tekent.

9. Klik op  om een snapshot te nemen van het 3D-beeld.

Het POI-vak gebruiken

Met het Point-of-Interest-vak kunt u snel een doelgebied evalueren 

zonder geavanceerde workflows te gebruiken. Deze tool is beschikbaar in 

elk protocol door te klikken op het 3D-vak rechts onder in een 3D-beeld.
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1. Klik op een doelgebied in het 2D-beeld en het POI-vak komt overeen 

met het snijpunt van de lijnen van het draadkruis. 

a. Rol het muiswiel in het POI-vak om het volume van het blok te ver-
groten/verkleinen. 

b. Klik in het POI-vak om te roteren.

2. Om de POI-evaluatie te beëindigen, klikt u op het vak rechts onder in 

het 3D 1-omhoog-beeld. 

3. Klik op  om een snapshot te nemen van het 3D-beeld.

IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.

Aanvullende procedures

De middellijn van het bloedvat bewerken

Als u Vessel Probe hebt gebruikt om een bloedvat te sonderen, kunt u de 

middellijn indien nodig handmatig fijnstellen.

1. In het tabblad Analysis (Analyse) klikt u op de knop .

De MPR-weergaven veranderen in de modus Curved Reference 

(Gebogen referentie)  en geven de middellijn van het gesondeerde 

bloedvat weer.
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2. Bewerk de middellijn naar behoefte:

a. In de weergave Reference (Referentie) klikt u op de gewenste mid-
dellijn en sleept u deze naar de gewenste positie. Grijp de 
gewenste vakken of maak een nieuwe door de middellijn te klikken 
en slepen.

b. In de weergave Curved (Gebogen) gebruikt u de tool Oblique 

Rotate (Schuin roteren)  om te roteren rond de middellijn. Pas 
de gele middellijn naar behoefte aan. Ook kunt u afstandsmetingen 
uitvoeren door de lijn Measure (Meten) te slepen.

c. In de weergave Transverse (Transversaal) wordt een 
dwarsdoorsnede van het bloedvat weergegeven en wordt de 
middellijn gemarkeerd door middel van een blauw vak. U kunt het 
vak naar behoefte slepen en aanpassen.

d. Scroll door de MPR's om het contrast te verhogen en het bloedvat 
te volgen.

e. Breng een MPR 1-omhoog  om deze van dichterbij te bekijken.

3. Als u klaar bent met bewerken, klikt u op de knop .

De lijst Object Management (Objectbeheer) gebruiken

Als u bloedvaten sondeert, wordt elk nieuw bloedvatsegment toegevoegd 

als een regel in de lijst Object Management (Objectbeheer). VitreaCore 

wijst aan elk bloedvatsegment automatisch een volgnummer toe.

a. In de lijst Object Management (Objectbeheer) kan gewisseld wor-
den tussen actieve bloedvaten en kunnen bloedvaten hernoemd 
en verwijderd worden.

b. Gebruik de vakjes Show (Tonen) om te bepalen welke 
gesondeerde bloedvaten zichtbaar zijn.

1. Actieve bloedvaten wisselen:

a. Klik in de lijst Object Management (Objectbeheer) op de naam van 
een bloedvat (selecteer een bloedvat dat niet grijs wordt weerge-
geven).
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De weergaven worden bijgewerkt om het nieuwe actieve bloedvat 
weer te geven.

OF

b. Selecteer de Vessel Probe-tool en druk op de SPATIEBALK om 
door de bloedvaten in de lijst Object Management (Objectbeheer) 
te bladeren.

2. Een bloedvat hernoemen:

a. Selecteer het bloedvat dat u wilt hernoemen en klik op .

Het dialoogvenster Rename (Hernoemen) verschijnt.

OPMERKING: Hernoem een bloedvat door nogmaals, na een 
pauze, op de bloedvatnaam te klikken. De naam verandert in een 
bewerkbaar veld.

b. In het veld New name (Nieuwe naam) voert u de naam voor het 
bloedvat in.

VOORBEELD Linker a. carotis, rechter a. carotis

c. Klik op OK.

OPMERKING: Bloedvaten kunnen geen dubbele namen hebben.

3. Een bloedvat uit de lijst Object Management (Objectbeheer) 

verwijderen:

a. Selecteer het bloedvat in de kolom Vessel Segment.

b. Klik op Delete (Verwijderen).

Werken met dwarsdoorsneden en CPR-bloedvatweergaven

Voer de volgende bewerkingen uit op de heringedeelde weergaven:

a. Toon de gegevenswaarde (HU voor CT) op een punt door op het 
beeld te slepen met de tool Crshair (Draadkruis).

b. Klik op de gebogen weergave door middel van het Vessel 
Probe-tool om naar een gewenst point-of-interest op de middellijn 
te gaan.

c. Klik op . 

d. Verricht metingen in de ingevoegde weergaven.
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e. Roteer de curved reformat-weergaven rond de as van het 
bloedvat.

f. Zoom in en uit op de CPR en dwarsdoorsnedeweergaven.

De dwarsdoorsnede die overeenkomt met het point-of-interest bevat 

bovendien:

• Horizontale en verticale markeringen die de oriëntatie aangeven 

van de linker en rechter gebogen weergaven.

Bij het sonderen van een bloedvat wordt door de VitreaCore-software 

de middellijn van het bloedvat uitgezet en worden één (of meerdere) 

dwarsdoorsneden en twee CPR-bloedvatweergaven getoond.

In de 1-omhoog-indeling worden meerdere dwarsdoorsneden 

weergegeven (zie Afbeelding 6).
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1

54

2

3

8

6 7

8

Nummer Beschrijving
1 Langs het bloedvat bewegen:

Verschuif de regelaar en klik 
op het bloedvat.

2 De blauwe lijnen geven de 
positie van het draadkruis 
aan, dat bovendien 
overeenkomt met de actieve 
dwarsdoorsnede.

3 Dwarsdoorsnede

4 CPR-weergave 1: Als u het 
3D-volume roteert totdat het 
bloedvat de minste kromming 
laat zien in het 3D-FOV. 
Horizontale en verticale 
markeringen die de oriëntatie 
aangeven van de linker en 
rechter gebogen weergaven 
worden ook getoond.

5 CPR view 2: 90 graden 
vanaf de eerste 
CPR-weergave.

6 Optie CPR Rendering 
(CPR-weergave): Klik op het 
bedieningselement en selec-
teer een optie in het vervolg-
keuzemenu. De optie wordt 
toegepast op alle CPR-weer-
gaven.

7 Schuifregelaar CPR-dikte: 
Sleep de schuifregelaar CPR 
Thickness (CPR-dikte) naar 
rechts of links om de plakdikte 
respectievelijk te vergroten of 
verkleinen in alleen de 
CPR-weergaven.

8 In-/uitzoomen: 

• Klik op  om in te 
zoomen

• Klik op  om uit te 
zoomen
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Doelgebiedmetingen

Om doelgebiedmetingen uit te voeren aan het bloedvat klikt u op de tool 

ROI-Freehand (Vrije hand-ROI)  in elk van de CPR- of ingevoegde 

weergaven.

Elk ROI toont de gemiddelde Hounsfield-waarde en de standaardafwijking 

van het gebied.

OPMERKING: De ROI's op de CPR-weergaven worden automatisch 
verwijderd als u de weergave roteert of langs het bloedvat navigeert.

Met indicatoren voor de dwarsdoorsnedepositie werken

Nadat u een bloedvat in 3D of MPR hebt gesondeerd, wordt het snijpunt 

van de dwarsdoorsnede in de MPR-weergaven als volgt weergegeven 

(afhankelijk van de weergave die u gebruikt):

• In de 3D-weergave wordt de dwarsdoorsnedepositie aangegeven 

door middel van een blauwe stip langs de bloedvatindicatorlijn.
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• De CPR-weergaven zijn gecentreerd op de 

dwarsdoorsnedepositie. De huidige dwarsdoorsnedepositie wordt 

in de MPR- en 3D-weergaven aangegeven met een blauwe lijn in 

het midden van de liniaal in de CPR-weergaven.

• In de schermindeling waarbij de MPR's en 3D-weergaven worden 

getoond, met twee CPR-weergaven en slechts 

ééndwarsdoorsnede, komt de dwarsdoorsnede overeen met het 

punt waar de referentielijn zich bevindt in de CPR-weergaven.

• In de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster, met twee 

CPR-weergaven en meerdere dwarsdoorsneden, bevindt de 

huidige draadkruispositie zich op 0 mm, en wordt deze 

gemarkeerd met een blauwe rand. De omliggende 

dwarsdoorsneden zijn +1, +2, +3, -1, -2, -3, enz.

OPMERKING: De ruimte tussen de dwarsdoorsneden is altijd 0,5 mm, 
ongeacht de dikte van de beeldacquisitie.
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Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 

1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het ostium van de halsslagader.

4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour steeds wanneer de anatomie van 

grootte, vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

3D-objecten vormgeven

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om de modus Sculpt (Vormgeven) aan 

te duiden.

Nummer Beschrijving
1 Huidige dwarsdoorsnedepositie

De dwarsdoorsnedepositie verplaatsen:
Verschuif de regelaar, klik in het bloedvat, rol met het 
muiswiel.
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2. Klik, houd vast en sleep in de viewport om een rand uit de losse hand 

te tekenen. 

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Doe het 

volgende:

• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden). Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 

3D-viewport weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgeving in een MPR-weergave te tonen, 

vinkt u het selectievakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) in 

het tabblad Visual (Visueel) aan.

Modus Oblique MPR (Schuine MPR)

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of twee van de 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens 

op .

2. Plaats de cursor op een van de draadkruizen  in een van de 

MPR-beelden.

TIP: Dit beeld blijft in de orthogonale modus, terwijl de andere twee 

weergaven beelden onder schuine hoeken tonen.

3. Sleep het draadkruis in de weergave terwijl u naar de andere 

weergaven kijkt.
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TIP: Terwijl u sleept, roteren de draadkruizen rond hun snijpunt, 

waarbij ze loodrecht op elkaar blijven staan.

TIP: Roteer draadkruizen in meer dan één weergave.

TIP: Om het snijpunt van het draadkruis te verplaatsen, klikt u op het 

punt waar u wilt dat de lijnen van het draadkruis elkaar kruisen.

4. Om een bloedvat te 'doorlopen', klikt u  en sleept u in de 

weergave.

TIP: Het midden van de draadkruizen fungeert als een draaipunt.

Automatische MIP

MIP (max. 100 mm dikte) is een arceringsinstelling die gegevens toont 

met behulp van alleen de hoogste gegevenswaarden voor elke voxel 

van het beeld. MIP is een goede instelling om te gebruiken wanneer 

concurrerende functies, samengesteld uit voxels met vergelijkbare of 

hogere waarden, het doelgebied kunnen verdoezelen. 

Met de afzonderlijke MPR MIP-optie kunt u in hetzelfde scherm een 

volumeweergave bekijken naast MPR MIP-beelden. 

Deze instelling is vooral nuttig bij het uitvoeren van deze activiteiten:

• Differentiëren tussen contrast en calcium in de bloedvaten

• Bekijken van MPR's met dikke platen en vele kleine, losse 

botfragmenten

• Bekijken van arteriae carotis, de cirkel van Willis, of bloedvaten

Bloedvatsonde-indicatoren en linialen wissen

U kunt één of alle geplaatste linialen verwijderen. Bovendien kunt u één, 

meerdere of alle eerder gesondeerde bloedvaten, alsook alle overige 

bijhorende weergaven of metingen verwijderen.

1. Om linialen te verwijderen uit een CPR-weergave selecteert u de liniaal 

en klikt u op Delete (Verwijderen) of drukt u op DELETE. 
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OPMERKINGEN: Door het bladeren of wijzigen van de vergroting 
worden de linialen niet uit de dwarsdoorsneden verwijderd. Linialen 
die in de dwarsdoorsneden zijn getekend, blijven zichtbaar in de 
CPR-weergaven. Linialen die zijn getekend op CPR-weergaven 
worden automatisch verwijderd als u de CPR-weergaven roteert, 
de bloedvatbegrenzingen wijzigt, langs het bloedvat navigeert of 
de vergroting wijzigt.

2. Bloedvatindicatoren (groene lijn) en metingen voor een specifiek 

bloedvat verwijderen:

a. Controleer of het bloedvat dat u wilt verwijderen het actieve bloed-
vat is. 

OPMERKING: Het actieve bloedvat wordt weergegeven in de huidige 
CPR-weergaven en dwarsdoorsneden, wordt aangeduid door middel 
van de bloedvatindicatorlijn (groen) in de 3D-weergave en wordt 
gemarkeerd weergegeven in de lijst Object Management 
(Objectbeheer) op het tabblad Analysis (Analyse).

Optioneel: als het bloedvat dat u wilt verwijderen niet het actieve 
bloedvat is, klik dan op de naam van het bloedvat in de lijst Object 
Management (Objectbeheer) om het te activeren.

b. Druk op DELETE (Verwijderen).

3. Om alle bloedvaten te wissen:

• Klik op Clear (Wissen).

OPMERKING: Overige items die niet bij de Vessel Probe-optie horen, blijven 
behouden. 

Segmentatie in de MPR-weergaven tonen

Vink het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) op het tabblad 

Visual (Visueel) aan zodat de MPR-weergaven de resultaten tonen van 

de segmentatie die in de 3D-weergave is toegepast. Vink ook het vakje 

Show Segmentation (Segmentatie tonen) aan als de 

objectzichtbaarheid toegepast moet worden op de MPR-weergaven. 

Met de zichtbaarheidsopties op het tabblad Analysis (Analyse) van het 

Viewer-venster kunt u bepalen hoe de beelden de segmentatie van het 

gebied moeten weergeven.

Als het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) is aangevinkt, 

geven de MPR-weergaven ook de resultaten weer van segmentatie die 
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is uitgevoerd in de 3D-weergave. Als het vakje Show Segmentation 

(Segmentatie tonen) niet is aangevinkt, blijven de MPR-weergaven de 

MPR-beelden in hun geheel weergeven, zelfs wanneer delen van het 

volume gesegmenteerd zijn.

1. Segmentatie in de MPR-weergaven tonen:

• Op het tabblad Visual (Visueel) selecteert u het vakje Show 

Segmentation (Segmentatie tonen).

• Als u Show Segmentation (Segmentatie tonen) hebt geselecteerd 

en u hebt een gebied uitgesloten in de volumeweergave, dan 

wordt dat gebied niet weergegeven in de MPR-weergaven.

Automatisch schuine herindelingen uitvoeren

Met modus Oblique MPR (Schuine MPR) worden MPR-weergaven 

getoond van onderdelen die niet in de sagittale, coronale of axiale vlakken 

liggen, zoals veel bloedvaten.

In de handmatige modus Oblique MPR (Schuine MPR) verandert u de 

oriëntatie van de MPR-weergaven door de draadkruizen te draaien in een 

of meerdere MPR-weergaven of door middel van de oriëntatietool voor 

schuine hoeken.

Met de Vessel Probe-tools worden automatische schuine herindelingen 

uitgevoerd. Nadat u het bloedvat hebt gesondeerd, worden de 

MPR-weergaven automatisch bijgewerkt om een schuine weergave van 

het bloedvat te tonen terwijl u in de CPR-weergaven langs de middellijn 

van het bloedvat scrollt.

Een automatische schuine herindeling uitvoeren:

1. Oriënteer het 3D-beeld om de gewenste weergave van het bloedvat te 

tonen.

2. Sondeer het bloedvat.
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3. Wissel een van de MPR-weergaven naar de modus Oblique 

(Schuin).

VitreaCore toont schuine beelden in de drie MPR-viewers. De 

MPR-weergave die normaal de axiale weergave is, bevindt zich 

in het schuine vlak dat het beste het bloedvat weergeeft.

4. Klik en versleep de schuifregelaar voor Thickness (Dikte) in een 

MPR-weergave om zoveel mogelijk van het bloedvat te zien.

OPMERKING: Voor het beste resultaat moet u de schuifbalk instellen 
op de diameter van het bloedvat.

5. Selecteer MIP in een MPR-weergave.
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6. Beweeg in de CPR-weergaven langs het bloedvat.

De positie van het draadkruis wordt automatisch aangepast en de 

schuine weergaven draaien zodat de weergave die normaal de axiale 

weergave is zich in het schuine vlak bevindt dat het beste zicht geeft 

op het bloedvat.

OPMERKING: De axiale orthogonale MPR-weergave verandert en 
toont een schuine weergave die het beste de lengte van het bloedvat 
toont.
208 Carotis
VPMC-13552 A



Coronair 

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• Het onderzoek beoordelen

• Venster/Niveau aanpassen

• Een bloedvat sonderen

• Stenosemeting uitvoeren

• De 3D- en Curved Planar Reformatted-weergaven gebruiken

• Het lumen onderzoeken

• Objectzichtbaarheid toepassen

• Snapshots maken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht coronair

Voltooi de procedures in deze module om kransslagaders te sonderen, 
stenosemetingen uit te voeren en het lumen te onderzoeken. 
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Training coronair

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een 

coronair onderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Cardiac: Arteries (Hartslagaders) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Cardiac: Arteries (Hartslagaders).

III. Analyse uitvoeren

De coronaire workflow omvat de volgende onderdelen:

• Automatische hartsegmentatie

• 4D kloppend hart met meerfasige cine

• Selectie van kransslagaders voor weergave met de tool Vessel Probe 

waarmee de middellijn gemakkelijk beoordeeld en bewerkt kan 

worden
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LET OP: De nauwkeurigheid van metingen van lengte en hoeken en van 2D- 
en 3D-doelgebieden is afhankelijk van een aantal factoren. De 
nauwkeurigheid van deze metingen is afhankelijk van de nauwkeurigheid 
van de schaalfactoren die de beeldresolutie en ruimte tussen bronbeelden 
beschrijven. De aanbevolen methode voor het uitvoeren van lineaire 
metingen is door de plaatsing van de liniaal/linialen in 2D-beelden.

Het onderzoek beoordelen

Functie Procedure

Anatomie beoordelen, 
onderzoekskwaliteit 
analyseren in de axiale, 
coronale en sagittale 
weergaven

Gebruik voor het beoordelen de MPR-weergaven.

De verschillende 
vlakken weergeven

• Orthogonal (Orthogonaal)  - Deze weergave verschijnt 

in sagittale, coronale en axiale vlakken.

• Oblique (Schuin)  - Deze weergave verschijnt in een 

schuin vlak.

• Curved Reference (Gebogen referentie)  - Deze 

weergave stelt draadkruizen voor u in zodat u een curve 

kunt definiëren.

Toon beeld in 
1-omhoog-weergave Klik op Maximize (Maximaliseren)  om over te schakelen 

naar de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster.

MPR-weergaven 
roteren 

 Klik op Rotate MPRs (MPR's roteren) om de volgorde van 

sagittale, coronale en axiale beelden te veranderen.

Hartmodusbeelden 
beoordelen

Selecteer rechts onderin de schuine MPR-weergave 

.

Als de hartmodus actief is, verandert het hart in een zwart hart 

. 

Twee- en vierkameropnamen in de lange as en korte as van het 
linkerventrikel zijn aanwezig in de weergaveoptie.
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Venster/Niveau aanpassen

1. Klik op .

2. Klik in de viewport en versleep.

• Sleep naar links om de vensterbreedte te verkleinen, waardoor het 

contrast toeneemt. 

• Sleep naar rechts om de vensterbreedte te vergroten, waardoor 

het contrast afneemt.

• Sleep naar beneden om het vensterniveau te vergroten. Sleep naar 

boven om het vensterniveau te verkleinen.

• Sleep diagonaal om de vensterbreedte en het niveau tegelijkertijd 

aan te passen.

Het venster/niveau voor CT 2D- of MPR-beelden bewerken door een 

voorinstelling venster/niveau te selecteren:

1. Klik met de rechtermuisknop in de viewport en selecteer W/L 

Presets (V/N-voorinstellingen).

2. Maak een keuze uit de volgende opties:

• Abdomen (Buik) (400/40)
• Lung (Longen) (1500/-700)
• Head (Hoofd) (100/45)
• Mediastinum (350/50)
• Vertebrae (Wervels) (2000/300)

3. Om de vooraf gedefinieerde instellingen voor venster/niveau te 

wijzigen, neemt u contact op met de systeembeheerder.

Een bloedvat sonderen

Voltooi de volgende procedure voor de drie hoofdkransslagaderen (LAD, 

RCA en LCX) en de vertakkingen. 

Na het instellen van het Viewer-venster om het te sonderen bloedvat zo 

goed mogelijk te visualiseren, gebruikt u de toets Select (selecteren) om 

het bloedvat te sonderen. 
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1. Lokaliseer het bloedvat dat u wilt sonderen in de 3D- of 

MPR-weergave.

2. Klik op  in het tabblad Analysis (Analyse).

De cursor verandert in een wijzende vinger.

3. Klik op het bloedvat in de 3D- of MPR-weergave.

TIP: Voor de beste resultaten selecteert u een punt halverwege 

de lengte van het bloedvat.

Er verschijnen twee CPR-weergaven en een dwarsdoorsnede 

(of meerdere dwarsdoorsneden, in de 1-omhoog-indeling).

OPMERKING: Meerdere dwarsdoorsneden worden uitsluitend 
weergegeven in de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster.

a. Als u niet het verwachte resultaat krijgt of als u opnieuw wilt begin-

nen, klikt u op  om het opnieuw te proberen en herhaalt u 

stap 3.

b. Herhaal deze procedure om een ander bloedvat te sonderen.

c. Om een onderzocht bloedvat te verlengen, klikt u op  en klikt 

u op een punt verderop langs het bloedvat. 

In het gebied Analysis (Analyse) worden in de tabel Show (Tonen) en 

Vessel Segment (Bloedvatsegment) gegevens weergegeven. 

d. Klik op de knop  om het bloedvat te hernoemen. 

Het dialoogvenster VitreaCore - Rename (VitreaCore - hernoemen) 

verschijnt.
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e. In het veld New name (Nieuwe naam) voert u de naam voor het 
bloedvat in.

f. Klik op OK.

g. Stel de gewenste objectzichtbaarheid in.

• Selecteer een van de volgende opties in het 

vervolgkeuzemenu Object Visibility 

(Objectzichtbaarheid):

• Om alles behalve de gesondeerde 
bloedvaten te verwijderen uit de 
weergave, vinkt u Vessels Only (Alleen bloedvaten) aan. 

• Om de achtergrond deels opaak te maken selecteert u 
Semi-Transparent Heart (Semi-transparant hart).

• Om de gesondeerde bloedvaten in rood weer te geven, 
vinkt u Tinted Vessels (Gearceerde bloedvaten) aan.

• Om alleen het hart weer te geven, selecteert u Heart Only 
(Alleen hart).

OPMERKING: Het vervolgkeuzemenu bevat tevens de opties 
Transparent Background (Transparante achtergrond), 
Semi-Transparent Background (Semi-transparante 
achtergrond), Tinted Foreground (Getinte voorgrond) en 
Transparent Foreground (Transparante voorgrond).

Nadat u een bloedvat hebt geselecteerd met behulp van Vessel 
Probe, segmenteert VitreaCore de anatomie en creëert het een 
Curved Planar Reformation (CPR, gebogen vlakherindeling). Deze 
beelden worden opgenomen in het 3D-beeldframe in de twee 
verticale vakken.

h. Klik op  om een snapshot te maken van het 3D-beeld.

Zie het onderdeel Aanvullende procedures voor verdere informatie over 

Vessel Probe.

TIP: VitreaCore creëert een dwarsdoorsnede van 1 mm orthogonaal 

op de middellijn die door de CPR loopt. Dit is het beeld boven in 

de CPR, in het blauwe vak.

Onderin de CPR bevinden zich twee schuifbalken. Met de 

bovenste kunt u de CPR roteren door hem naar links of rechts 
te slepen. Met de onderste balk kunt u de CPR dikker maken.
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Stenosemeting uitvoeren

1. Schakel naar de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster. 

Klik op  om te maximaliseren.

2. Selecteer het gesondeerde of benoemde bloedvat dat u wilt 

onderzoeken.

3. Blader in de CPR-weergaven om een punt vóór de stenose weer 

te geven.

4. Klik op .

5. Klik en sleep over de breedte van het lumen en laat de muisknop 

vervolgens los om de liniaal te beëindigen.

6. De liniaal en de meting (in millimeters) verschijnen in de 

dwarsdoorsneden en CPR-weergaven.
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OPMERKING: U kunt in alle dwarsdoorsneden linialen tekenen en 
meten. Plaats slechts één liniaal per dwarsdoorsnede.

7. Pas de positie van het draadkruis aan om een punt in de stenose weer 

te geven.

8. Herhaal de stappen 3-7 om een vernauwd gebied te meten.

VitreaCore toont de huidige maximale en minimale 

diameterafmetingen in respectievelijk groen en rood in de curved 

reformat-weergaven. Alle overige metingen zijn cyaankleurig 

(lichtblauw). 

VitreaCore berekent het vernauwingspercentage door de maximale 

(normale) en minimale (stenose aanwezig) meetwaarden te vergelijken. 
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Het percentage en de formule die worden gebruikt om deze te 

berekenen, worden onder aan de rechter CPR-weergave 

weergegeven.

9. Herhaal deze procedure om zoveel linialen te trekken als u wilt.

De maximumdiameter, minimumdiameter en het 

vernauwingspercentage worden bijgewerkt met elke liniaal die u 

tekent.

De 3D- en Curved Planar Reformatted-weergaven gebruiken

1. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het 3D-volumebeeld. Klik 

tweemaal op het pictogram  om verschillende dwarsdoorsneden 

te zien. 

2. Klik en sleep om het 3D-volumebeeld te roteren.

3. In de CPR-weergave beweegt u de onderste pijlen L-R op de 

horizontale schuifbalk om de CPR-weergaven te roteren.

4. De verticale schuifbalk beweegt het CPR-beeld proximaal en distaal 

om de gehele bloedvatlengte te bekijken.

5. De blauwe stip in 3D, de dwarsdoorsnede van het bloedvat in het 

blauwe vak en de blauwe lijn in de CPR volgen de bewegingen.

6. Selecteer de faseselectievakjes onderaan om de fase te wisselen en 

beoordelen.

Het lumen onderzoeken

1. Klik in het blauwe dwarsdoorsnedevak en klik op het plusteken om de 

dwarsdoorsnede van het bloedvat te vergroten.

2. Klik op het plus/minteken boven de CPR-weergaven om het beeld te 

vergroten/verkleinen.

3. Selecteer het draadkruis, klik het en houd het vast in het lumen om de 

HU-kenmerken van de plaque te beoordelen.
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Objectzichtbaarheid toepassen

1. Wis het vakje Vessel Overlay (Bloedvatoverlay) om curved planar 

reformat (CPR)-weergaven te verbergen, ter voorkoming dat iemand 

de bloedvaten verwijdert.

2. In Object Visibility (Objectzichtbaarheid) selecteert u Semi transparent 

Background (Semi-transparante achtergrond) en Tinted Vessels 

(Gearceerde bloedvaten).

3. Selecteer Vessels only (Alleen bloedvaten) en roteer om routinematige 

hartkatheterweergaven te tonen.

Snapshots maken

1. Klik op  (of druk op S) 

om de camera te activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Klik op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.

Snapshots die metingen, linialen, V/N of segmentatieopties omvatten, 

worden hersteld vanuit het tabblad Snapshots in het tabblad Data 

Manager (Gegevensbeheerder) onder aan het scherm.

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, wist u het selectievakje Patient 

Info (Patiëntinformatie) in het gebied View Options (Weergaveopties) 

op het tabblad Visual (visueel). Selecteer het vak om de 

patiëntgegevens te tonen. 
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IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder in het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.

Aanvullende procedures
Werken met dwarsdoorsneden en CPR-bloedvatweergaven

Voer de volgende bewerkingen uit op de heringedeelde weergaven:

1. Bepaal de HU-waarde op een punt door op het beeld te slepen met 

de tool Crshair (Draadkruis) .

2. Klik op de gebogen weergave met de Vessel Probe-tool om naar een 

gewenst point-of-interest op de middellijn te gaan.

3. Verricht metingen op de CPR-weergaven met behulp van de tool 

ROI-Freehand (Vrije hand-ROI).

4. Roteer de curved reformat-weergaven rond de as van het bloedvat.

5. Zoom in en uit op de CPR-weergaven en dwarsdoorsneden.

De dwarsdoorsnede die overeenkomt met het point-of-interest bevat 

bovendien:

• Horizontale en verticale markeringen die de oriëntatie aangeven 

van de linker en rechter gebogen weergaven.

Bij het sonderen van een bloedvat plot de VitreaCore-software de 

middellijn van het bloedvat en toont één (of meerdere) dwarsdoorsneden 

en twee CPR-bloedvatweergaven.

In het 1-omhoog-formaat verschijnen meerdere dwarsdoorsneden.
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Nummer Beschrijving

1 Langs het bloedvat bewegen:

Verschuif de regelaar en klik in 

het bloedvat.

2 De blauwe lijnen geven de 
positie van het draadkruis aan, 
dat bovendien overeenkomt met 
de actieve dwarsdoorsnede.

3 Dwarsdoorsnede

4 CPR-weergave 1: Als u het 
3D-volume roteert totdat het 
bloedvat de minste kromming 
laat zien in het 3D-beeldveld. 
De linker en rechter 
CPR-weergaven hebben 
gekleurde randen die 
overeenkomen met de rode en 
groene markeringen in de 
actieve dwarsdoorsnede.

5 CPR-weergave 2: 90 graden 
vanaf de eerste CPR-weergave.

6 Optie CPR-rendering 
(CPR-weergave): Klik op het 
bedieningselement en selecteer 
een optie in het 
vervolgkeuzemenu. De optie 
wordt toegepast op alle 
CPR-weergaven.

7 Schuifregelaar CPR-dikte: Sleep 
de schuifregelaar CPR 
Thickness (CPR-dikte) naar 
rechts of links om de plakdikte 
respectievelijk te vergroten of 
verkleinen in alleen de 
CPR-weergaven.

8 In-/uitzoomen: 

• Klik op  om in te 
zoomen

• Klik op  om uit te 
zoomen
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Doelgebiedmetingen

Om doelgebiedmetingen uit te voeren aan het bloedvat klikt u op de tool 

ROI-Freehand (Vrije hand-ROI)  in elk van de CPR- of ingevoegde 

weergaven.

Elke ROI toont de gemiddelde Hounsfield-waarde en de 

standaardafwijking van het gebied.

OPMERKING: De ROI's op de CPR-weergaven worden automatisch 
verwijderd als u de weergave roteert of langs het bloedvat navigeert.

Werken met draadkruispositie-indicatoren

Nadat u een bloedvat in 3D of MPR hebt gesondeerd, wordt het snijpunt 

van de draadkruizen in de MPR-weergaven als volgt weergegeven 

(afhankelijk van de weergave die u gebruikt):

• In de 3D-weergave wordt de kruisdraadpositie aangegeven door 

middel van een blauwe stip langs de bloedvatindicatorlijn.

• De CPR-weergaven worden gecentreerd op de positie van het 

draadkruis. De huidige kruisdraadpositie wordt in de MPR- en 

3D-weergaven aangegeven met een blauwe lijn in het midden van 

de liniaal in de CPR-weergaven.
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• In Viewer-vensterindelingen met meerdere viewers, met twee 

CPR-weergaven en slechts één dwarsdoorsnede, komt de 

dwarsdoorsnede overeen met de huidige positie van het 

draadkruis.

• In de 1-omhoog-indeling van het Viewer-venster, met twee 

CPR-weergaven en meerdere dwarsdoorsneden, bevindt de 

huidige draadkruispositie zich op 0 mm, en wordt deze 

gemarkeerd met een blauwe rand. De omliggende 

dwarsdoorsneden zijn +1, +2, +3, -1, -2, -3, enz.

OPMERKING: De ruimte tussen de dwarsdoorsneden is altijd 0,5 mm, 
ongeacht de dikte van de beeldacquisitie.

TABEL 2. 1-omhoog-indeling en draadkruispositie-indicatoren

Legenda Beschrijving

1 Huidige draadkruispositie

De draadkruispositie verplaatsen:

Verschuif de regelaar, klik in het bloedvat, rol met 

het muiswiel.

1
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Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om de 

1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR.

3. Scroll naar het einde van anatomisch gebied.

4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour overal waar de anatomie van grootte, 

vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om terug 

te keren naar het vorige venster.

3D-objecten vormgeven

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om aan te geven dat de modus Sculpt 

(Vormgeven) nu actief is.

2. Klik, houd vast en sleep in de viewport om een rand uit de losse hand 

te tekenen. 

3. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Voer 

een van de volgende handelingen uit:
Coronair 223
VPMC-13552 A



• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden). Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 

3D-viewport weergegeven.

4. Om de resultaten van de vormgeving in een MPR-weergave te tonen, 

vinkt u het selectievakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) in 

het tabblad Visual (Visueel) aan.

Modus Oblique MPR (schuine MPR)

In de modus Oblique MPR (Schuine MPR) kunt u de oriëntatie van de 

MPR-weergaven wijzigen door het draadkruis in één of twee van de 

MPR-weergaven te roteren.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en klik vervolgens 

op .

2. Plaats de cursor op een van de draadkruizen  in een van de 

MPR-beelden.

TIP: Dit beeld blijft in de orthogonale modus, terwijl de andere twee 

weergaven beelden onder schuine hoeken tonen.

3. Sleep het draadkruis in het beeld terwijl u naar de andere weergaven 

kijkt.

TIP: Terwijl u sleept, roteren de draadkruizen rond hun snijpunt, 

waarbij ze loodrecht op elkaar blijven staan.

TIP: Roteer draadkruizen in meer dan één weergave.

TIP: Om het snijpunt van het draadkruis te verplaatsen, klikt u op het 

punt waar u wilt dat de lijnen van het draadkruis elkaar kruisen.
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4. Om een bloedvat te 'doorlopen', klikt u  en sleept u in de 

weergave.

TIP: Het midden van de draadkruizen fungeert als een draaipunt.

Automatische MIP

MIP (max. 100 mm dikte) - Een arceringsinstelling die gegevens toont met 

behulp van alleen de hoogste gegevenswaarden voor elke voxel van het 

beeld. MIP is een goede instelling om te gebruiken wanneer 

concurrerende functies, samengesteld uit voxels met vergelijkbare of 

hogere waarden, het doelgebied kunnen verdoezelen. 

Met de afzonderlijke MPR MIP-optie kunt u in hetzelfde scherm een 

volumeweergave bekijken naast MPR MIP-beelden. 

Deze instelling is vooral nuttig bij het uitvoeren van deze activiteiten:

• Differentiëren tussen contrast en calcium in de bloedvaten

• Bekijken van MPR's met dikke platen en vele kleine, losse 

botfragmenten

• Bekijken van halsslagaders, de cirkel van Willis, a.renalis, 

uitstroombanen of vaten

Bloedvatsonde-indicatoren en linialen wissen

U kunt één of alle geplaatste linialen verwijderen. Bovendien kunt u één 

of meerdere of alle eerder gesondeerde bloedvaten, alsook alle overige 

bijhorende beelden of metingen verwijderen.

1. Om linialen te verwijderen uit een CPR-weergave selecteert u de liniaal 

en klikt u op Delete (Verwijderen) of drukt u op DELETE. 

OPMERKING: Door het bladeren of wijzigen van de vergroting worden 
de linialen niet uit de dwarsdoorsneden verwijderd. Linialen die in de 
dwarsdoorsneden zijn getekend, blijven zichtbaar in de 
CPR-weergaven. Linialen die zijn getekend op CPR-weergaven 
worden automatisch verwijderd als u de CPR-weergaven roteert, 
de bloedvatbegrenzingen wijzigt, langs het bloedvat navigeert of de 
vergroting wijzigt.
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2. Bloedvatindicatoren (groene lijn) en metingen voor een specifiek 

bloedvat verwijderen:

a. Controleer of het bloedvat dat u wilt verwijderen het actieve bloed-
vat is. 

OPMERKING: Het actieve bloedvat wordt weergegeven in de 
huidige CPR-weergaven en dwarsdoorsneden, wordt aangeduid 
door middel van de bloedvatindicatorlijn (groen) in de 3D-weergave 
en wordt gemarkeerd weergegeven in de lijst Object Management 
(Objectbeheer) op het tabblad Analysis (Analyse).

Optioneel: als het bloedvat dat u wilt verwijderen niet het actieve 
bloedvat is, klik dan op de naam van het bloedvat in de lijst Object 
Management (Objectbeheer) om het te activeren.

b. Druk op DELETE (Verwijderen).

3. Om alle bloedvaten te wissen:

Klik op .

OPMERKING: Overige items die niet bij de Vessel Probe-optie horen, worden, 
inclusief pijlen, annotaties en linialen, rechtstreeks op de 3D en MPR-beelden 
getekend.

Segmentatie tonen in de MPR-weergaven

Vink het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) op het tabblad 

Visual (Visueel) aan zodat de MPR-weergaven de resultaten tonen van de 

segmentatie die in de 3D-weergave is toegepast. Vink het vakje Show 

Segmentation (Segmentatie tonen) ook aan als de objectzichtbaarheid 

toegepast moet worden op de MPR-weergaven. Met de 

zichtbaarheidsopties op het tabblad Analysis (Analyse) van het 

Viewer-venster kunt u bepalen hoe de beelden de segmentatie van 

het gebied moeten weergeven.

Als u het vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen) aanvinkt, geven 

de MPR-weergaven ook de resultaten weer van segmentatie die is 

uitgevoerd in de 3D-weergave. Als het vakje Show Segmentation 

(Segmentatie tonen) niet is aangevinkt, blijven de MPR-weergaven de 

MPR-beelden in hun geheel weergeven, zelfs wanneer delen van het 

volume gesegmenteerd zijn.
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1. Segmentatie in de MPR-weergaven tonen:

• Op het tabblad Visual (Visueel) selecteert u het selectievakje Show 

Segmentation (Segmentatie tonen).

AFBEELDING 1. Vakje Show Segmentation (Segmentatie tonen)

Als u Show Segmentation (Segmentatie tonen) hebt geselecteerd en u 

hebt een gebied uitgesloten in de volumeweergave, dan wordt dat gebied 

niet weergegeven in de MPR-weergaven.

Een 4D cardiaal onderzoek beoordelen

Als een onderzoek bestaat uit meerdere fasen of tijdseries, kunt u door de 

fasen cinen. Eén van de functies van deze toepassing is het observeren 

van het kloppende hart gedurende tijdseries van coronaire onderzoeken.

Een 4D cardiaal onderzoek beoordelen:

1. Selecteer de 4D cardiale fasen in de Data Manager 

(Gegevensbeheerder).

2. Om alle verworven fasen te zien, klikt u met de 

rechtermuisknop en selecteert u Cine Start.

3. Om bij een specifieke fase te stoppen, voert u de volgende 

stappen uit om de cinesnelheid te verlagen:

• Klik met de rechtermuisknop en selecteer Adjust Cine 
Setting (Cine-instelling aanpassen).
Het dialoogvenster Cine Set up & Control (Cine-instelling en 
-bediening) verschijnt.

• Sleep de schuifregelaar voor cinesnelheid helemaal naar 
links (1).

• Klik op Close (Sluiten).
4. Als u tijdens het afspelen van de cine met deze lagere snelheid 

de fase ziet waar u wilt stoppen, klikt u met de 

rechtermuisknop en kiest u Cine Stop.
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5. Scrol door elk van de tijdfasen.

Alle viewports worden tegelijk bijgewerkt. Het label Fase X/X 
naast de schuifbalk wordt bijgewerkt als u scrolt.

6. Roteer het 3D-volume om te positioneren voor vormgeving.

7. Geef het volume de juiste vorm om het hart te isoleren.

8. Sla elk noemenswaardig beeld op.

9. Om de hartslag te zien, klikt u met de rechtermuisknop in 

de 3D-viewport en selecteert u Cine Start.

• Om de cine op te slaan als film, klikt u met de 
rechtermuisknop en selecteert u Save Cine to Movie File 
(Cine opslaan als filmbestand).
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Cirkel van Willis

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• Cirkel van Willis in MPR's bekijken

• 3D Trim (3D knippen) gebruiken

• Handmatig vormgeven

• Point-of-interest gebruiken

• 3D MIP-optie gebruiken

• Snapshots maken.

IV Bevindingen distribueren

Overzicht Cirkel van Willis
Segmenteer de bloedvaten van de cirkel van Willis van de rest van de 

anatomie van het hoofd om de volgende zaken te beoordelen:

• Plaque

• Stenose

• Doorgankelijkheid

• Aneurysma
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Training Cirkel van Willis

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een studie 

van de cirkel van Willis te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Vascular: COW (Vasculair: COW) niet is 

geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen) 

 in het tabblad Visual (Visueel).

2. Selecteer het CT-protocol Vascular: COW (Vasculair: COW).

III. Analyse uitvoeren

Cirkel van Willis in MPR's bekijken

1. Wijzig MPR's naar de modus Oblique (Schuin) .

2. Controleer of de weergaveoptie is ingesteld op MIP .

3. Lijn de coronale (groene) lijn uit met de arteria basilaris in de sagittale 

MPR.

4. Sleep de schuifregelaar voor de MPR-dikte in de viewer 

 naar rechts om de plakdikte te vergroten tot 

het gewenste niveau.
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5. Scroll door coronale beelden om de cirkel van Willis en andere arteriële 

structuren in het hoofd te zien.

6. Maak een batch van coronale beelden.

3D Trim (3D knippen) gebruiken

Kniplijnen worden afgebeeld als rechthoekige velden in de drie 

MPR-viewports en zijn voor de betreffende weergave kleurgecodeerd:

• Sagittaal: Blauw

• Coronaal: Groen

• Axiaal: Rood

Past het formaat van het afgeknipte gebied in één of meerdere van de 

MPR viewports aan door de lijnen te verslepen in een toolmodus (WinLev 

(VenNiv), Crosshair (Draadkruis), Snap (Vastleggen), Ruler (Liniaal), Label, 

Sculpt (Vormgeven)).

Alle gegevens buiten het knipveld worden uitgesloten. De 3D-viewport 

(MIP/volumeweergave) toont het nieuwe 3D-beeld, met uitsluitend de 

anatomie die zich binnen het veld bevindt.

1. Beweeg de cursor over de kniplijn in het axiale, sagittale of coronale 

vlak (of meerdere vlakken) tot de cursor verandert in dubbele pijlen.

2. Klik op en versleep de rand van het knipveld om de anatomie te 

elimineren die u niet in het 3D-beeld wilt zien.

3. Herhaal deze procedure desgewenst in elk van de orthogonale 

weergaven tot u de gewenste anatomie hebt geïsoleerd.

Handmatig vormgeven

1. Klik op .

2. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om 

de 1-omhoog-indeling toe te passen op de axiale MPR

3. Scroll naar het einde van de anatomische structuur.
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4. Trek contourlijnen rond de anatomie die u wilt opnemen.

TIP: Scroll en teken een contour overal waar de anatomie van grootte, 

vorm of locatie verandert.

5. Na het tekenen van de contouren selecteert u 

Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Wanneer het vak Show Preview (Voorbeeld tonen) wordt 

geselecteerd, toont dit een voorbeeld in het 3D-beeld.

6. Klik op  in de linkerbenedenhoek van het Viewer-venster om 

terug te keren naar het vorige venster.

Zie het onderdeel Aanvullende procedures voor informatie over 

vormgeven in 3D.

Point-of-interest gebruiken

Met POI kunt u een specifiek onderdeel van het volume isoleren en 

weergeven, en het point-of-interest verder isoleren in de volumeweergave.

1. Klik op de knop  in de 3D-viewer.

De knop verandert in de  volumeweergave, en het POI bij het 

draadkruis van de MPR-viewer wordt getoond in de 3D-weergave.

2. Verfijn het POI:

• Sleep het draadkruis in een van de MPR-weergaven en laat het los 

om de POI-locatie te wijzigen die wordt weergegeven in de 

volumeweergave.

• Klikken en vasthouden in de 3D-weergave en vervolgens met het 

muiswiel scrollen om het POI-gebied te vergroten of verkleinen.
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3D MIP-optie gebruiken

Deze procedure kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het bekijken van 

verkalkingen.

1. Klik op het 3D-beeld. 

2. Klik op het vervolgkeuzemenu  en selecteer MIP.

3. Om de MPR's weer te geven, selecteert u opties in het 

vervolgkeuzemenu  en gebruikt u de schuifbalk 

 om de dikte te verhogen tot het gewenste niveau.

4. Beoordeel de MPR's.

5. Maak een snapshot.

Snapshots maken.

1. Klik op  om de camera 

te activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Kilk op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.

Snapshots die metingen, linialen, V/N of segmentatieopties omvatten, 

worden hersteld vanuit het tabblad Snapshots in het tabblad Data 

Manager (Gegevensbeheerder) onderaan het scherm.

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, wist u het selectievakje Patient 

Info (Patiëntinformatie) in het gebied View Options (Weergaveopties) 

bovenaan het scherm. Selecteer het vak om de patiëntgegevens te 

tonen. 
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IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onderin het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.

Aanvullende procedures
Vormgeven in 3D

1. Klik op .

De cursor verandert van vorm om de modus Sculpt (Vormgeven) aan 

te duiden.

2. Beweeg de muis in het 3D-beeld. 

3. Klik op de linkermuisknop en houd deze vast om rond de anatomie of 

het object te tekenen dat u wilt vormgeven.

4. Nadat u de contourlijn hebt getekend, worden de knoppen Keep 

(Behouden) en Remove (Verwijderen) weergegeven . Doe het 

volgende:

• Om de anatomie binnen de door u getrokken rand te elimineren, 

klikt u op Remove (Verwijderen).

• Om de anatomie buiten de door u getrokken rand te elimineren 

(en de anatomie binnen de rand te isoleren), klikt u op Keep 

(Behouden).

Het vormgegeven 3D-object wordt in de originele 3D-viewport 

weergegeven.
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Sementatie van gebieden door aanwijzen-en-klikken toepassen

Pas segmentatie door aanwijzen-en-klikken toe voor het behouden of 

verwijderen van botsegmenten of andere zichtbaar onderscheidende 

segmenten zoals weke delen, stents of metalen platen, of zelfs de 

scantafel.

1. Selecteer Bone (Bot) in het gebied Pick Segmentation (Segmentatie 

kiezen).

2. Selecteer Keep (Behouden) of Remove (Verwijderen).

TIP: Remove (Verwijderen) wordt automatisch voor u gekozen 

wanneer Bone (Bot) is geselecteerd.

3. Klik op het beeld waarin u segmenten van het bot wilt verwijderen.

4. Om de resultaten te bewerken, gebruikt u de knoppen Less (Minder) 

en More (Meer).

5. Klik op  om het vensterniveau aan te passen.

6. Selecteer .

Remove fragments (Fragmenten verwijderen) verwijdert alle zichtbaar 

onderscheidende gebieden die kleiner zijn dan het aantal kubieke 

centimeter dat wordt vermeld in het gebied Segment Objects 

(Objecten segmenteren).
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Longen

Inhoud
I Onderzoek selecteren

II Protocol en voorinstelling kiezen

III Analyse uitvoeren

• MinIP gebruiken

• De plakdikte in MPR-weergaven aanpassen

• Venster/Niveau aanpassen

• Snapshots maken

IV Bevindingen distribueren

Overzicht longen
Voltooi de procedures in deze module om lucht of vloeistof in de longen te 
visualiseren en analyseren. 
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Training longen

I. Onderzoek selecteren

Volg de instructies in het hoofdstuk Onderzoek selecteren om een 

longonderzoek te laden.

II. Protocol en voorinstelling kiezen

VitreaCore slaat deze stap over. Er is geen actie vereist.

1. Als het CT-protocol Lung (Longen) niet is geselecteerd, klikt u op het 

vervolgkeuzemenu Protocols (Protocollen)  in het tabblad 

Visual (Visueel). 

2. Selecteer het CT-protocol Lung (Longen).

III. Analyse uitvoeren

MinIP gebruiken

Met deze procedure kunt u MPR-weergaveopties wijzigen. MinIP is een 

arceringsinstelling die gegevens weergeeft met behulp van uitsluitend de 

laagste gegevenswaarden voor elke voxel van het beeld. MinIP is een 

goede instelling om te gebruiken wanneer functies die zijn samengesteld 

uit vergelijkbare of hogere voxelwaarden mogelijk een doelgebied 

verbergen dat is samengesteld uit lagere voxelwaarden in een gescand 

beeld.
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Deze instelling is vooral handig als we kijken naar de lucht of vloeistof in 

mini-platen. Bijvoorbeeld, de longen of luchtwegen of een verwijde ductus 

pancreaticus of verwijde galwegen.

1. Klik op de knop MPR-opties (MPR-opties) .

2. Selecteer MinIP in de vervolgkeuzelijst.

De plakdikte in MPR-weergaven aanpassen

In de MPR-viewports wordt de plakdikte voor acquisitie weergegeven 

in de linkerbenedenhoek. De huidige instelling voor dikte wordt 

weergegeven aan de linkerzijde van de in-viewer-schuifregelaar voor MPR 

Thickness (MPR-dikte) onder in elke viewer.

De plakdikte wijzigen:

• Sleep de in-viewer-schuifregelaar voor MPR Thickness (MPR-dikte) 

naar rechts of links om de plakdikte respectievelijk te vergroten of 

verkleinen, of klik op het getal om de gewenste waarde in te 

voeren.

Venster/Niveau aanpassen

1. Klik op .

2. Klik in de viewport en versleep.

a. Sleep naar links om de vensterbreedte te verkleinen, waardoor het 
contrast toeneemt. Sleep naar rechts om de vensterbreedte te ver-
groten, waardoor het contrast afneemt.

b. Sleep naar beneden om het vensterniveau te verkleinen. Sleep 
naar boven om het vensterniveau te vergroten.

c. Sleep diagonaal om de vensterbreedte en het niveau tegelijkertijd 
aan te passen.
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Het venster/niveau voor CT 2D- of MPR-beelden bewerken door een 

voorinstelling venster/niveau te selecteren:

OPMERKING: Om de vooraf gedefinieerde voorinstellingen voor 
venster/niveau te wijzigen, neemt u contact op met de 
systeembeheerder.

1. Klik met de rechtermuisknop in de viewport en selecteer Window/

Level Presets (voorinstellingen Venster/Niveau).

2. Maak een keuze uit de volgende opties:

• Abdomen (Buik) (400/40)

• Lung (Long) (1500/-700)

• Head (Hoofd) (100/45)

• Mediastinum (350/50)

• Vertebrae (Wervels) (2000/300)

Snapshots maken

1. Klik op  om de camera te 

activeren.

2. Beweeg de cursor naar het beeld.

3. Kilk op  om foto's te maken die u wilt opslaan op de server.

Snapshots die metingen, linialen, V/N of segmentatieopties omvatten, 

worden hersteld vanuit het tabblad Snapshots in het tabblad Data 

Manager (Gegevensbeheerder) onder aan het scherm.

4. Om de patiëntgegevens te verbergen, wist u het selectievakje Patient 

Info (Patiëntinformatie) in het gebied View Options (Weergaveopties) 

boven aan het scherm. Selecteer het vak om de patiëntgegevens te 

tonen. 
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IV. Bevindingen distribueren

De snapshots die u opslaat in het Viewer-venster worden bewaard in het 

venster Report (Rapport).

1. Klik op  onder aan het venster.

2. Volg de instructies in het hoofdstuk Bevindingen distribueren om uw 

bevindingen te distribueren.
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rotatie) 91, 152
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MinIP gebruiken 238
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MPR) 151, 182, 203, 224
MPR-opties selecteren 93
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O
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Omkeren/Roteren/Kantelen 85
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Onderzoek verwijderen 16
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