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VitreaAdvanced® 
Uwagi dotyczące 

bezpieczeństwa 
i przepisów

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przepisów odnośnie do programu 
VitreaAdvanced zawiera dokument Informacje dotyczące oprogramowania 
do obrazowania medycznego firmy Vital® w zakładce Help (Pomoc).

Szczegółowe informacje na temat narzędzi i przebiegu pracy zawiera także 
dokument VitreaAdvanced Education and Reference Guide (Szkoleniowo-
referencyjny podręcznik użytkownika oprogramowania VitreaAdvanced).

WSKAZÓWKA: 	 Aby wyświetlić krótki opis narzędzia w programie Vitrea, umieść 
na nim kursor myszy.

Wnioskodawca w Australii 	 Wnioskodawca w Australii
CELEO Pty Ltd		  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court		  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218	 North Ryde, NSW 1670
Australia			   Australia

CELEO Pty Ltd i Toshiba Australia Pty Ltd to autoryzowani wnioskodawcy w Australii, którzy działają na rzecz firmy 
Vital Images, Inc. w zakresie wymiany informacji dotyczących spraw prawnych oraz wypadków związanych z 
bezpieczeństwem w porozumieniu z Administracją ds. Wyrobów Terapeutycznych na terenie Australii. Dystrybutorzy 
pozostają osobami, z którymi klienci mogą kontaktować się bezpośrednio w sprawach dotyczących obsługi i reklamacji.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Niemcy

VPMC-13349 A
VPMC-13232 A

Producent: Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN, US 55343
Tel.: 866 433 4624
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Ładowanie badania

Dostęp do przeglądarki VitreaAdvanced® z poziomu aplikacji 
Data Manager (Menedżer danych) 

1.	Wybierz nazwę badania i kliknij zakładkę Series (Serie).
2.	Wybierz serię do załadowania.

	 WSKAZÓWKA: Aby zaznaczyć kilka serii, przytrzymaj klawisz CTRL.
3.	Załaduj serię do przeglądarki Advanced Viewer. 
4.	Wybierz protokół z okna Gallery (Galeria) i kliknij           .

Autonomiczne oprogramowanie VitreaWorkstation®

1.	Wybierz badanie i kliknij                      .
2.	Wybierz protokół z okna Gallery (Galeria) i kliknij           .
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Panel narzędzi

�� Crshair (Celownik): Przesuń celowniki i wyświetl war-
tości danych oraz współrzędne w widokach 2D i MPR.

�� WinLev (Okno/poziom): Dostosuj ustawienia okna/
poziomu (tj. jasności i kontrastu).

�� Ruler (Linijka): Dodaj prostą linijkę do widoku.
�� Label (Etykieta): Dodaj tekst do obrazu.
�� Snap (Zdjęcie): Zapisz obraz w celu wyeksporto-

wania, dodania do raportu lub pobrania przebiegu 
pracy.

�� ALT + Snap (Zdjęcie): Wykonaj wiele zdjęć  
jednocześnie.

�� CTRL + Snap (Zdjęcie): Wykonaj pojedyncze 
zdjęcie obejmujące wszystkie widoki.

�� Reset (Resetuj): Przywróć widoki do pierwotnego 
stanu, jaki miały po załadowaniu; spowoduje to 
usunięcie pomiarów i segmentacji.

�� Trim (Przytnij): Wytnij dane z obrazu, aby wyodrębnić 
obszar zainteresowania.

�� Angle (Kąt): Dodaj kąt do widoku.
�� Arrow (Strzałka): Narysuj strzałkę na obrazie.
�� Ellipse/ROI (Elipsa/ROI): Narysuj kontur eliptyczny 

lub odręczny w widoku 2D lub MPR, aby wyświetlić 
pole powierzchni.
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Segmentacja

�� Sculpt (Rzeźbij): (kontur eliptyczny lub odręczny) 
Narysuj kontur i dodaj zawarty w jego obrębie 
wycinek do obszaru.

�� Organ/Visible (Narząd/Widoczne): Wybierz 
narzędzie Narząd lub Widoczne; kliknij w widoku, 
a następnie przypisz obszar.

�� Bone (Kość): Kliknij obraz kości w widoku, a 
następnie kliknij AddTo: Bone (Dodaj do: kość).

�� Vessel (Naczynie): Zaznacz obszary naczyń –
�� Pick (Wybierz): Zaznacz naczynia jednym 
kliknięciem.

�� Grow (Rozszerz widok): Zaznacz naczynia za 
pomocą dynamicznego rozszerzania widoku.

�� AutoBone (Automatyczne usuwanie kości): Kliknij 
w celu automatycznego usunięcia obrazu kości.

�� AutoSkin (Automatyczna segmentacja skóry): 
(po kliknięciu strzałki listy rozwijanej) Kliknij w celu 
wykonania automatycznej segmentacji skóry.

�� Remove Fragments (Usuwanie fragmentów): 
Usuń fragmenty o rozmiarze mniejszym niż 
określony w ustawieniach i umieść je w obszarze 
Recycle Bin (Kosz).
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Segmentacja  
(ciąg dalszy)

�� Dilate - Erode (Rozszerzaj – Zwężaj): Powiększaj 
lub zmniejszaj wybrany obszar o jeden woksel za 
każdym kliknięciem.

�� More - Less (Więcej – Mniej): Dostosuj wartości 
HU w celu ich uwzględnienia przy segmentacji 
lub dostosowania progu rozmiaru dla 
fragmentów.

�� HU Slider (Suwak na pasku jednostek HU): 
Przeciągnij trójkąt lub punkt końcowy, aby 
dostosować górne i dolne wartości HU w celu 
wyregulowania segmentowanego obrazu.

�� AddTo (Dodaj do): Ujmij wybrany obszar 
w regionie z listy rozwijanej.
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Sondowanie naczyń 
i analiza zmian

Sondowanie naczyń: Kliknij         , a następnie naczynie w widoku MPR lub 3D.
Rozszerzanie obrazu sondowanego naczynia: Kliknij         , a następnie punkt 
naczynia poza sondowanym odcinkiem, aby rozszerzyć obraz.
Edytowanie linii środkowej naczynia: Kliknij           , aby analizować i edytować 
linię środkową naczynia.

Edytowanie konturów naczynia: Kliknij           , aby analizować i edytować 
kontury naczynia.
Pomiar linii środkowych: Kliknij strzałkę listy rozwijanej             i wybierz narzędzie:

�� Length (Długość): Przeciągnij kursorem w naczyniu, aby zmierzyć odcinek linii 
środkowej.

�� Angle (Kąt): Kliknij w punkcie początkowym, przesuń kursor na wierzchołek, 
a następnie przesuń do punktu końcowego i kliknij, aby zmierzyć kąt linii 
środkowej. 

�� Ruler (Linijka): Kliknij i przeciągnij w poprzek, aby zmierzyć średnicę.

Pomiar stenozy: Kliknij strzałkę listy rozwijanej            , wybierz narzędzie, 
a następnie kliknij i przeciągnij wzdłuż niepokojącej zmiany.

�� Single (Jeden): Porównaj najwęższy punkt z jednym punktem referencyjnym.
�� Dual (Dwa): Porównaj najwęższy punkt z dwoma punktami referencyjnymi.
�� Average (Uśrednione): Porównaj najwęższy punkt z uśrednioną wartością 

dwóch punktów referencyjnych.
�� Volume (Objętość): Wykonaj pomiar objętości.
�� L Zone (Strefa umieszczenia): Wykonaj pomiar strefy umieszczenia 

(protokół EVSP). 
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Tryby MPR

Orthogonal (Ortogonalny): Wyświetl widoki MPR dokładnie w 
płaszczyznach strzałkowej, czołowej oraz osiowej.
Oblique (Skośny): Zmień ułożenie widoków MPR, obracając 
celownik w jednym lub w dwóch widokach MPR.

�� Przeciągnij celownik w jednym z widoków MPR, obserwując 
pozostałe widoki.

�� Kliknij i przeciągnij w widoku, aby przemieszczać się w obrębie 
naczynia.

Curved (Krzywoliniowy): Prowadź celownik widoku 
referencyjnego wzdłuż krzywej.

�� Przeciągnij punkt końcowy linii do punktu początkowego 
krzywej.

�� Posuwaj się wzdłuż krzywej, przeciągając linię wzdłuż linii 
środkowej struktury anatomicznej.

�� Przewiń widok i kontynuuj przemieszczanie się wzdłuż krzywej.
�� Przeciągnij punkt końcowy linii do punktu końcowego krzywej.
�� Przeciągnij linię pomiaru i linię poprzeczną wzdłuż linii 

środkowej w celu dokonania pomiaru.
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Narzędzie Thick 
Slab MIP (Gruby 

wycinek MIP)

�� Maksymalnie powiększ widok 3D.
�� Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 

opcję Thick Slab MIP (Gruby wycinek MIP).
�� Korzystanie z myszy komputerowej:

�� Kliknięcie prawym przyciskiem myszy i 
przeciągnięcie w górę lub w dół umożliwia 
przewinięcie obrazu.

�� Kliknięcie prawym przyciskiem myszy i prze-
ciągnięcie w lewo lub prawo zmienia grubość 
wycinka MIP (wartość tego parametru poda-
wana jest w prawym dolnym rogu).

�� Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy i 
przeciągnięcie umożliwia przesunięcie obrazu 
(przesunięcie obszaru zainteresowania do celownika).

�� Kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie umożliwia obrócenie 
obrazu względem przecięcia się linii celownika.

�� W celu wyświetlenia obrazu w poszczególnych orientacjach należy 
skorzystać z odpowiadających im przycisków znajdujących się u dołu 
widoku.
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Pakiety i filmy

Skryptowane pakiety 3D
�� Degrees of Rotation (Stopień obrotu): Wybierz ustawienie 90°, 180° lub 360°.
�� Direction (Kierunek): Wybierz kierunek obrotu.
�� Kliknij Batch (Pakiet) lub Movie (Film).

Ręcznie utworzone pakiety MPR
�� Start (Start): Zaznacz początkowy obraz pakietu.
�� End (Koniec): Zaznacz końcowy obraz pakietu.

WSKAZÓWKA: Przeciągnij linie referencyjne w innych widokach, 
aby zmodyfikować pakiet.

�� Kliknij Batch (Pakiet) lub Movie (Film).

Element sterujący danymi wyjściowymi
�� Step Size (Rozmiar kroku): Odstęp między obrazami.
�� Number of Images (Liczba obrazów): Liczba obrazów w pakiecie.

Wybierz zakładkę          

Element sterujący Opis
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Pakiety i filmy (ciąg dalszy)

Dodawanie adnotacji do pakietów
�� Series description (Opis serii): Dodaj opis serii do miniatury pakietu 

w panelu Findings (Wyniki).
�� Show cover image with label (Pokazuj obraz okładki z etykietą): 

Dodaj do pakietu stronę okładki z etykietą.

More Options (Więcej opcji): rozszerzone ustawienia parametrów –
�� Size (Rozmiar): Ustaw wyjściowy rozmiar pakietu.
�� Movie (Film): Ustaw parametry jakości filmów i ich odtwarzania.
�� Curved MPR (Krzywoliniowe MPR): Ustaw automatyczne zliczanie 

klatek pakietów i kąt obrotu.

Kończenie pracy z pakietami
�� Batch (Pakiet): Utwórz pakiet zawierający stos obrazów.
�� Movie (Film): Utwórz cyfrowy film (.avi).

Element sterujący Opis



VPMC-13349 A 12

Panel wyników

Wybierz                  . Zdjęcia, pakiety i filmy wyświetlą się w panelu wyników.

1.	Wybierz wynik(-i) z panelu wyników.

WSKAZÓWKA: Aby zaznaczyć kilka wyników, przytrzymaj klawisz CTRL. 

2.	Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu:

�� Add All (Dodaj wszystko): Dodaj wszystkie zdjęcia lub pakiety do strony 
raportu.

�� Select All (Zaznacz wszystko): Zaznacz wszystkie zdjęcia w panelu Findings 
(Wyniki).

�� Delete (Usuń): Usuń wybrane wyniki.
�� Export (Eksportuj): Eksportuj wybrane wyniki do systemu PACS.
�� Preview (Podgląd): Wyświetl wybrany wynik w większym oknie.
�� Restore (Przywróć): Przywróć przebieg pracy z momentu utworzenia zdjęcia.
�� Series Description (Opis serii): Edytuj opis serii.
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Raport do wydruku

Wybierz                .

1.	Wybierz szablon lub arkusz roboczy.

2.	Przeciągnij wyniki do strony raportu.

3.	Uzupełnij odpowiednio pola tekstowe.

4.	Opublikuj raport.

�� Print / DICOM Print (Drukuj/Drukuj w standardzie DICOM): Wydrukuj raport 

na drukarce standardowej lub DICOM.
�� Intranet Post / Publish (Wyślij do intranetu/Publikuj): Wyślij raport do 

intranetu swojej placówki. 
�� Word Report (Raport w programie Word): Utwórz raport w programie 

Microsoft Word (MS Word musi być zainstalowany).
�� Export Report (Eksportuj raport): Zapisz raport na serwerze DICOM.
�� Save to Media (Zapisz na nośnikach): Zapisz raport na nośniku zewnętrznym 

(tylko wersja Standalone).
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Przebieg pracy 
w badaniach aorty

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wykonaj segmentację kości za 

pomocą narzędzia                        .

b.	Obracaj widok, wykonuj pomiary, 

zaznaczaj i dodawaj etykiety 
odpowiednio do potrzeb.

c.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach naczyń 

obwodowych

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wykonaj segmentację kości za 
pomocą narzędzia                        .

b.	Przeprowadź sondowanie 
tętnic obwodowych za 
pomocą narzędzia         .

c.	Rozszerz sondowane naczynie za 
pomocą narzędzia         .

d.	Oznacz zmianę chorobową za  
pomocą narzędzia            .

e.	Zmierz długość linii środkowe i kąty 
za pomocą narzędzia            .

f.	 Wykonaj zdjęcia za pomocą  
narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach 

tętnicy szyjnej

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Przeprowadź sondowanie tętnic 

szyjnych za pomocą narzędzia         .

b.	Rozszerz sondowane naczynie za 

pomocą narzędzia         .

c.	Zastosuj predefiniowane ustawienie 

widoczności.

d.	Oznacz zmianę chorobową za 

pomocą narzędzia            .

e.	Zmierz długość linii środkowej i kąty 
za pomocą narzędzia            .

f.	 Utwórz pakiet z funkcją obrotu 3D.

g.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach 

koła Willisa

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wykonaj segmentację kości za 

pomocą narzędzia  .

b.	Dodaj lub usuń naczynia za  

pomocą narzędzia zmiany okna/
poziomu         .

c.	Wykonaj segmentację dodatkowych 

naczyń za pomocą narzędzia         .

d.	Wykonaj zdjęcia za pomocą 

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach 2D 
perfuzji mózgu

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .  

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wybierz poziomy warstw (tylko 
tomografy wielodetektorowe).

b.	Przewijaj serie, aby wykryć ruch. Jeśli 
jest to wymagane, wprowadź korektę 
za pomocą narzędzia          .

c.	Przeanalizuj wykres stosunku czasu 
do natężenia.

d.	Przeanalizuj położenie tętnic i żył. 
Wykreśl obszar zainteresowania (ROI) 
i kliknij opcję Artery (Tętnica) lub 
Vein (Żyła) w celu wprowadzenia 
korekty (jeśli jest to wymagane).

e.	Oblicz wyniki za pomocą  
narzędzia          .

f.	 Przeprowadź edycję linii środkowej.
g.	Użyj szablonów ROI za pomocą 

narzędzia         .
h.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach 4D 
perfuzji mózgu

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widoki MPR.

b.	Przewiń sekwencje widoków DSA.

c.	Przytnij widok DSA za pomocą 
narzędzia         .

d.	Przeanalizuj widok punktu 
zainteresowania (POI) za pomocą 
narzędzia       .

e.	Przeanalizuj wykres stosunku czasu 
do natężenia.

f.	 Przeanalizuj położenie tętnic i żył.

g.	Wyświetl mapy perfuzji za pomocą 
narzędzia         .

h.	Przeprowadź edycję linii środkowej.

i.	 Użyj szablonów ROI za pomocą 
narzędzia         .

j.	 Wykonaj zdjęcia za pomocą 
narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Ocena zwapnień 
przy użyciu 

przebiegu 
pracy VScore

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           . 

3.	Wykonaj analizę:

a.	Zlokalizuj płytkę miażdżycową. 

b.	Edytuj kontury. 

c.	Dodaj etykiety i strzałki za pomocą 

narzędzia                 .

d.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia          .

4.	Opublikuj wyniki.
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1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wykonaj przegląd 3D.

b.	Przeanalizuj widoki MPR w różnych płaszczyznach:                    .
c.	 Oceń stan tętnic wieńcowych.

d.	Przeprowadź sondowanie naczyń, klikając          .

e.	Dokonaj pomiaru długości naczyń w trybie Curved MPR  

(Krzywoliniowe MPR) –        .

f.	 Przejrzyj widoki 3D, cewnikowania i CPR.

g.	Zbadaj światło naczyń w widoku CPR.

h.	Przemieszczaj się w obrębie naczynia (przekształcenia skośne):       .

i.	 Użyj predefiniowanego ustawienia Inverted MIP (Odwrotna MIP).

j.	 Wykonaj analizę zmiany za pomocą narzędzia             .

k.	Wykonaj pomiar płytki miażdżycowej  

(aplikacja SUREPlaque™):                                                   .

l.	 Wykonaj analizę pomiarów przekrojów poprzecznych.

m.	Wykonaj zdjęcia za pomocą narzędzia         .
n.	Przypisz wyniki raportu z badania serca.

4.	Opublikuj wyniki.

Przebieg pracy 
w angiografii TK 

serca (CTA)
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Przebieg pracy 
w analizie 

czynnościowej lewej 
komory serca

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Sprawdź fazę końcoworozkurczową 

i końcowoskurczową za pomocą 

narzędzia         .

b.		Edytuj wskaźnik części osi krótkiej.

c.		Edytuj płaszczyznę zastawki mitralnej.

d.		Edytuj kontury lewej komory za 

pomocą narzędzia         .

e.		Wprowadź dane pacjenta.

f.	 	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

g.		Zbadaj stan serca w ruchu,  

klikając        .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w ocenie 

czynnościowej 
kilku jam serca 

(niedostępny 
w Stanach 

Zjednoczonych)

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Sprawdź fazę końcoworozkurczową 
i końcowoskurczową lewej 
i prawej komory serca oraz 
lewego przedsionka za pomocą 
narzędzia         . 

b.		Edytuj kontury lewej i prawej 
komory za pomocą narzędzia         .

c.		Edytuj kontury lewego przedsionka.

d.		Wprowadź dane pacjenta.

e.		Wykonaj zdjęcia za pomocą  
narzędzia         .

f.	 	Zbadaj stan serca w ruchu,  
klikając        .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie 

mięśnia sercowego

1.	 Wybierz badanie (pojedyncza seria lub dwie 
serie).

2.	 Wybierz protokół, a następnie            . 
3.	 Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widoki ortogonalne. 
b.	Edytuj oś lewej komory, płaszczyznę zastawki 

mitralnej. a także wewnętrzną i zewnętrzną 
płaszczyznę koniuszka serca.

c.	Edytuj wskaźnik części osi krótkiej za pomocą 
narzędzia          .

d.	Edytuj linie konturów nasierdzia/wsierdzia w 
widoku osi krótkiej za pomocą narzędzia        .

e.	Przejrzyj mapy biegunowe. 

f.	 Wyznacz obszary o jaśniejszym kolorze za 
pomocą narzędzia             .

g.	Przejrzyj wyniki. 

h.	Wykonaj zdjęcia za pomocą narzędzia           .
4.	 Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie perfuzji 

mięśnia sercowego 
(niedostępny 

w Stanach 
Zjednoczonych)

1.	 Wybierz badanie (objętości z badań spoczynko-
wych i obciążeniowych).

2.	 Wybierz protokół, a następnie             .
3.	 Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widoki ortogonalne. 
b.	Edytuj oś lewej komory, płaszczyznę zastawki 

mitralnej, a także wewnętrzną i zewnętrzną 
płaszczyznę koniuszka serca.

c.	Edytuj wskaźnik części osi krótkiej za pomocą 
narzędzia          .

d.	Edytuj linie konturów nasierdzia/ wsier-
dzia w widoku osi krótkiej za pomocą 
narzędzia          .

e.	Przejrzyj mapy biegunowe. 

f.	 Wyznacz obszary o jaśniejszym kolorze za 
pomocą narzędzia            .

g.	Przejrzyj wyniki. 

h.	Wykonaj zdjęcia za pomocą narzędzia           .
4.	 Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w planowaniu 
umieszczenia 

stentów wewnątrz-
naczyniowych

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Dokonaj oceny tętniaka w widokach 
MPR i 3D.

b.		Dokonaj analizy i edycji linii 

środkowej naczynia.

c.		Dokonaj analizy i edycji konturów 

naczynia.

	

d.		Przeanalizuj i zweryfikuj pomiary.

e.		Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w kontroli sten-
tów wewnątrz
naczyniowych

1.	Wybierz badania (poprzednie i bieżące).

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Zablokuj badania, powiązując je ze 

sobą, za pomocą narzędzia          .

b.	Oceń porównywane badania.
c.	Przeanalizuj porównywane pomiary.

d.	Wykonaj pomiary za pomocą  

narzędzia            .

e.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia          .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w planowaniu 

przezcewnikowej 
wymiany zastawki 

aortalnej (TAVR)

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj wynik automatycznej 
segmentacji.

�� Oceń strukturę anatomiczną naczyń.

�� Dokonaj analizy linii środkowej 
naczynia.

�� Dokonaj analizy konturów.

b.	Dokonaj analizy pnia aorty.
�� Wyświetl kąty ramienia C.

�� Wyznacz płaszczyznę zastawki.
�� Skonfiguruj pomiary wykonywane 
przez urządzenie.

(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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Przebieg pracy 
w planowaniu 

przezcewnikowej 
wymiany zastawki 

aortalnej (TAVR) 
(ciąg dalszy)

3.	Kontynuuj analizę:

c.	Zaplanuj przebieg zabiegu.
�� Wyświetl dostęp przez tętnicę 
biodrową.

�� Wyświetl dostęp przez tętnicę 
podobojczykową.

�� Zaplanuj dostęp przezkoniuszkowy.

d.	Przeanalizuj i zweryfikuj pomiary.

e.	Wykonaj zdjęcia.

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w zautomatyzo-

wanych pomiarach 
naczyń

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Przytnij zestaw danych za pomocą 
narzędzia         .

b.		Wyrysuj proksymalny punkt w aorcie 
za pomocą narzędzia         .

c.		Wyrysuj dystalny punkt w aorcie.

d.		Utwórz linię środkową za pomocą 
narzędzia         .

e.		Zmierz linię środkową, aby wykonać 
planowanie umieszczenia stentu.

f.	 	Wykonaj zdjęcia za pomocą 
narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w planowaniu 

procedury 
elektrofizjologicznej 

serca (EP)

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Przeprowadź ogólny przegląd.

	

	
b.		Wykonaj ilościowe pomiary 

lewego przedsionka i struktury 
anatomicznej żył płucnych za 
pomocą narzędzia         .

c.		Wyświetl obraz przełyku za pomocą 

narzędzia         .

d.		Wykonaj zdjęcia za pomocą 

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w kolonografii

1.	Wybierz badania (pozycja na brzuchu 
i na plecach).

2.	 �Wybierz protokół, a następnie        
(ustawienie 2D Directed (Układ 2D) 
lub 3D Directed (Układ 3D)).

3.	Wykonaj analizę:
a.	Wykonaj rejestrację w objętości 

widoku podstawowego.
b.		Przewijaj widoki MPR LUB wykonaj 

przelot przez widok 3D.
c.		Zbadaj polipa z podejrzewanymi 

zmianami chorobowymi.
d.		Przeprowadź sondowanie polipa, 

klikając          .

e.		Zaznacz obszary zainteresowania za 
pomocą narzędzia         .

f.	 	Wykonaj zdjęcia za pomocą 
narzędzia         .

g.		Kontynuuj badanie okrężnicy.
4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie płuc

1.	Wybierz badania.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Zablokuj badania, powiązując je ze 

sobą, za pomocą narzędzia          .

b.		Przeprowadź sondowanie guzów, 

klikając         .

c.		Połącz guzy za pomocą  

narzędzia                .

d.		Wykonaj zdjęcia za pomocą 

narzędzia         .

e.	Wyświetl tablicę dyktowania. 

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie gęstości 

płuc (niedostępny 
na terenie Stanów 

Zjednoczonych)

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Oceń wyniki segmentacji.

b.	Edytuj posegmentowane obszary za 

pomocą narzędzia                    .

c.	Ustaw wartości progowe 

gęstości płuc.

d.	Przejrzyj tabelę 

wyników.

e.	Wykonaj zdjęcia 

za pomocą 

narzędzia          .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie perfuzji 
ciała z dopływem 

z pojedynczego 
naczynia  

(Single-Input)

1.	 Wybierz badanie.

2.	 Wybierz protokół, a następnie            .

3.	 Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widok.

b.	Zlokalizuj tętnicę doprowadzającą          .

c.	Zlokalizuj tkankę narządu za pomocą 

funkcji          .

d.	Oblicz wyniki za pomocą narzędzia           .

e.	Przeanalizuj mapę perfuzji.

f.	 Przeanalizuj wykres stosunku czasu 

do natężenia.

g.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia           lub utwórz pakiet.

4.	 Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie perfuzji 
ciała z dopływem 

z dwóch naczyń 
(Dual-Input) – 

badania wątroby

1.	 Wybierz badanie.
2.	 Wybierz protokół, a następnie            .
3.	 Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widok.
b.	Zlokalizuj tętnicę doprowadzającą           .
c.	Zlokalizuj żyłę wrotną za pomocą 

narzędzia          .

d.	Zlokalizuj tkankę wątroby za pomocą 

narzędzia          .

e.	Zlokalizuj tkankę śledziony za pomocą 

narzędzia          .
f.	 Oblicz wyniki za pomocą narzędzia          .
g.	Przeanalizuj mapę perfuzji.
h.	Przeanalizuj wykres stosunku czasu 

do natężenia.	  
 
 
 
 
 

i.	 Wykonaj zdjęcia za pomocą  
narzędzia           lub utwórz pakiet.

4.	 Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie perfuzji 
ciała z dopływem 

z dwóch naczyń 
(Dual-Input) – 
badania płuc

1.	 Wybierz badanie.
2.	 Wybierz protokół, a następnie           .
3.	 Wykonaj analizę:

a.	Przeanalizuj widok.
b.	Zlokalizuj tętnicę płucną za pomocą 

narzędzia          .
c.	Zlokalizuj aortę za pomocą  

narzędzia          .
d.	Zlokalizuj tkankę płuc za pomocą 

narzędzia          .
e.	Zlokalizuj lewy przedsionek za pomocą 

narzędzia          .

f.	 Oblicz wyniki za pomocą narzędzia          .
g.	Przeanalizuj mapy perfuzji.
h.	Przeanalizuj wykres stosunku czasu 

do natężenia. 

i.	 Wykonaj zdjęcia za pomocą  
narzędzia           lub utwórz pakiet.

4.	 Opublikuj wyniki.



VPMC-13349 A 38

Przebieg pracy 
w analizie wątroby 

z planowaniem 
resekcji

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wybierz fazę obrazowania  

naczynia wrotnego za pomocą 

narzędzia                     .

b.	Wykonaj segmentację wątroby 
za pomocą narzędzia          .

c.	Wykonaj segmentację żyły wrot-
nej i żył wątrobowych za pomocą 
narzędzia         .

d.	Wykonaj segmentację tętnicy wątro-
bowej za pomocą narzędzia         .

e.	Dokonaj edycji naczyń za pomocą 

narzędzia         .

(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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Przebieg pracy 
w analizie wątroby 

z planowaniem 
resekcji (ciag dalszy)

f.	 Przeprowadź sondowanie guzów, 

klikając         .

g.	Zaplanuj resekcję za pomocą 

narzędzia           .
h.	W razie potrzeby zamień strony za 

pomocą narzędzia           .
i.	 Wykonaj rejestrację objętości. 

j.	 Połącz objętości z wielu faz. 

k.	Zweryfikuj wynik rejestracji. 

l.	 Użyj predefiniowanych ustawień 

wizualizacji.

m.	Wykonaj zdjęcia za pomocą 

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w analizie wątroby 

pod kątem 
odpowiedzi guza 

na leczenie

1.	Wybierz badanie.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Zablokuj badania, powiązując je ze 

sobą, za pomocą narzędzia          .

b.	Oceń porównywane badania.

c.	Zlokalizuj zmiany, klikając              

lub          .

d.	Przejrzyj wyniki dotyczące guzów.

e.	Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w badaniach 

ortopedycznych

1.	Wybierz badania.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Dostosuj okno/poziom widoku za 

pomocą narzędzia         .

b.		Wyodrębnij staw za pomocą  

narzędzia          .

c.		Wyodrębnij części składowe stawu  

za pomocą narzędzia          .

d.		Zbadaj każdy z obszarów.

e.		Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia          .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w ogólnej 

angiografii 
MR (MRA)

1.	Wybierz badania.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.	Wykonaj segmentację struktur 

anatomicznych za pomocą 

narzędzia         .
b.	Uwzględnij dodatkowe struktury 

tętnic za pomocą narzędzia         .

c.	Przeprowadź sondowanie naczyń, 

klikając          .

d.	Wykonaj zdjęcia za pomocą 

narzędzia         .

4.	Opublikuj wyniki.
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Przebieg pracy 
w pomiarach MR 

objętości guza

1.	Wybierz badania.

2.	Wybierz protokół, a następnie           .

3.	Wykonaj analizę:

a.		Wyrysuj linie konturów za pomocą 

narzędzia          .

b.		Wyświetl pomiary objętości guza za 
pomocą narzędzia         .

c.		Edytuj linie konturów guza.

d.		Wykonaj zdjęcia za pomocą  

narzędzia          .

4.	Opublikuj wyniki.
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Korzystanie 
z witryny Vital U

1.	Przejdź do witryny www.vitalimages.com.

2.	Kliknij Vital U.

3.	Zaloguj się do konta MyVital.
�� Jeśli jest to kolejne logowanie do konta MyVital:

�� Wprowadź informacje w polu Username 
(Nazwa użytkownika) i Password (Hasło).

�� Kliknij przycisk Login (Zaloguj).
�� Jeśli jest to pierwsze logowanie do konta MyVital:

�� Kliknij opcję New User (Nowy użytkownik).
�� Na stronie Register (Rejestracja) podaj swój adres 
e-mail. Podaj ten 
sam adres e-mail, 
co na formularzu 
kontaktowym Vital.

�� Kliknij przycisk 
Submit (Wyślij).

�� Na podany adres e-mail zostanie wysłane tymczasowe hasło.
�� Zaloguj się z użyciem tymczasowego hasła.
�� W celu utworzenia nowego hasła postępuj według instrukcji na ekranie.
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Korzystanie 
z witryny Vital U  

(ciąg dalszy)

4.	Po poprawnym zalogowaniu się w witrynie 
Vital U na stronie MY ACCOUNT (Moje konto) 
wyświetlana będzie lista wszystkich Twoich 
kursów.

�� W celu wyświetlenia wszystkich kursów 
konieczne może być odczekanie  
30–60 sekund.

5.	Naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć ekran.

6.	Kliknij Course (Kurs), aby posortować kursy 

według nazwy.

7.	Kliknij GO (Rozpocznij), aby rozpocząć kurs.
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Kontakt

�� W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o charakterze ogólnym, 
nietechnicznym, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem strony 
internetowej www.vitalimages.com.

�� W celu zapisania się na szkolenie w naszej siedzibie, we własnym ośrodku, 
w czasie kursów objazdowych oraz uzyskania informacji w innych sprawach 
dot. szkoleń należy zwracać się do koordynatora szkoleń Vital U, dzwoniąc 
pod numer 952 487 9559 lub pisząc na adres e-mail vitalu@vitalimages.com.

�� Aby wziąć udział w kursach internetowych (eLearning), przeglądać klipy wideo 
dotyczące przebiegu pracy i uzyskać dostęp do podręczników użytkownika, 
postępuj według instrukcji dotyczących korzystania z witryny Vital U.

�� Kontakt w celu uzyskania wsparcia technicznego:
�� W Stanach Zjednoczonych należy zadzwonić na infolinię obsługi klienta 
pod numerem 1 800 208 3005.

�� Poza Stanami Zjednoczonymi należy kontaktować się z dystrybutorem 
firmy Vital.

�� Adres e-mail pomocy technicznej: support@vitalimages.com.
�� W celu otrzymania drukowanych wersji dokumentów takich jak uwagi 

dotyczące wersji oprogramowania (Release Notes), szkoleniowo-referencyjne 
podręczniki użytkownika (Education and Reference Guides) czy instrukcje 
instalacji (Installation Guides) należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
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Funkcje myszy

Funkcje myszy dla widoków 2D i MPR

Przycisk myszy Czynność po 
naciśnięciu:

Kliknięcie

Kliknięcie 
środkowym 
przyciskiem i 
przeciągnięcie

Kliknięcie lewym 
+ środkowym 
przyciskiem i 
przeciągnięcie

Kliknięcie 
prawym 
przyciskiem i 
przeciągnięcie

Kliknięcie lewym 
+ prawym 
przyciskiem i 
przeciągniecie

Aktywacja narzędzia

Przesunięcie

Powiększenie

Przewinięcie

Zmiana ustawienia 
okna/poziomu

Funkcje 3D

Przycisk myszy Czynność po 
naciśnięciu:

Kliknięcie

Kliknięcie i 
przeciągnięcie

Kliknięcie 
środkowym 
przyciskiem i 
przeciągnięcie

Kliknięcie lewym 
+ środkowym 
przyciskiem i 
przeciągnięcie

Kliknięcie lewym 
+ prawym 
przyciskiem i 
przeciągniecie

Aktywacja narzędzia; 
należy kliknąć  
i chwilę odczekać

Obrót

Przesunięcie

Powiększenie

Zmiana ustawienia 
okna/poziomu
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Funkcje klawiatury

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Klawisz Funkcja:

E

F

H

L

R

Ellipse (Elipsa)

Obszar ROI  
(kreślenie odręczne)

Crosshair (Celownik)

Label (Etykieta)

Ruler (Linijka)

Klawisz Funkcja:

S

T

W

CTRL-I

CTRL-Y

Snap (Zdjęcie)

Trim (Przycinanie)

W/L (Okno/Poziom)

Hide Pt Info  
(Ukrycie danych pacjenta)
Re-do (Ponowne 
wykonanie)

Klawisz Funkcja:

CTRL-Z

F2

F3

F4

F5

Undo (Cofnięcie)

Rotate S-I  
(Obrót orient. górna-dolna)
Rotate I-S  
(Obrót orient. dolna-górna)

Rotate A-P  
(Obrót orient. przednia-tylna)

Rotate P-A  
(Obrót orient. tylna-przednia)

Klawisz Funkcja:

F6

F7

F8

F11

F12Rotate L-R  
(Obrót orient. lewa-prawa)

Rotate R-L  
(Obrót orient. prawa-lewa)

Rotate Obl.  
(Obrót orient. skośnie)

Undo (Cofnięcie)

Re-do  
(Ponowne wykonanie)

A Arrow (Strzałka)

F9 Previous (Poprzedni)

F10 Next (Następny)


