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VitreaAdvanced® 
Consideraţii  

privind siguranţa  
şi aspectele  

normative 

Pentru consideraţii generale privind siguranţa software-ului VitreaAdvanced 
şi aspecte normative, consultaţi documentul Despre software-ul Vital® 
pentru imagistică medicală, situat în fila Help (Ajutor).

Pentru informaţii mai detaliate despre instrumente şi fluxurile de lucru, 
consultaţi Ghidurile de instruire şi de referinţă VitreaAdvanced.

SFAT: 	 Pentru o scurtă descriere a unui anumit instrument din Vitrea, treceţi 
cursorul peste buton.

Sponsor australian 		  Sponsor australian
CELEO Pty Ltd		  Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court		  PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218	 North Ryde, NSW 1670
Australia			   Australia

CELEO Pty Ltd. şi Toshiba Australia Pty Ltd sunt sponsori autorizaţi în Australia şi acţionează în numele companiei 
Vital Images, Inc. atunci când comunică Therapeutic Goods Administration din Australia incidente legate de 
siguranţă şi chestiuni normative. Distribuitorii reprezintă în continuare prima linie de comunicare cu clienţii în 
chestiunile legate de service şi reclamaţii.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovra, Germania

VPMC-13550 A
VPMC-13232 A

Fabricat de: Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN, SUA 55343
Telefon: 866.433.4624
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Încărcarea unui studiu

VitreaAdvanced® prin Data Manager (Manager date) 
1.	 Selectaţi numele studiului, apoi faceţi clic pe fila Series (Serie).
2.	 Alegeţi seria de încărcat.

	 SFAT: Ţineţi apăsată tasta CTRL pentru a selecta mai multe serii.
3.	 Încărcaţi în Advanced Viewer (Vizualizator avansat). 
4.	 Din Gallery (Galerie), alegeţi un protocol şi           .

VitreaWorkstation® independentă
1.	 Selectaţi studiul, apoi faceţi clic pe                       .
2.	 Din Gallery (Galerie), alegeţi un protocol şi           .



VPMC-13550 A 4

Panoul de 
instrumente

�� Crshair (Reticul): Mutaţi reticulele şi afişaţi valorile 
datelor şi coordonatele în vizualizări 2D şi MPR.

�� WinLev (Window/Level) (Fereastră/Nivel): Ajustaţi 
setările pentru fereastră/nivel (luminozitate şi 
contrast).

�� Ruler (Riglă): Adăugaţi o riglă simplă la vizualizare.
�� Label (Etichetă): Adăugaţi text pe imagine.
�� Snap (Instantaneu): Salvaţi imaginea de exportat, 

adăugaţi-o la un raport sau restabiliţi fluxul de lucru.
�� ALT + Snap (ALT + Instantaneu): Realizaţi 
instantanee multiple.

�� CTRL + Snap (CTRL + Instantaneu): Realizaţi un 
instantaneu al tuturor vizualizărilor.

�� Reset (Resetare): Resetaţi vizualizările la starea iniţială 
încărcată (elimină măsurătorile şi segmentarea).

�� Trim (Decupare): Decupaţi datele din imagine 
pentru a izola zonele de interes.

�� Angle (Unghi): Adăugaţi un unghi la vizualizare.
�� Arrow (Săgeată): Desenaţi o săgeată în imagine.
�� Ellipse/ROI (Elipsă/ROI): Desenaţi un contur eliptic 

sau cu mâna liberă într-o vizualizare 2D sau MPR 
pentru a afişa zona suprafeţei.
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Segmentare

�� Sculpt (Sculptare): (Free/Ellipse) (De mână/
Elipsă) Trasaţi un contur şi adăugaţi zona din 
interiorul conturului într-o regiune.

�� Organ/Visible (Organ/Vizibil): Alegeţi Organ sau 
Visible (Vizibil), faceţi clic în vizualizare şi apoi 
atribuiţi o regiune.

�� Bone (Os): Faceţi clic pe os în vizualizare, apoi 
faceţi clic pe AddTo: Bone (Adăugare la: Os).

�� Vessel (Vas): Selectaţi regiunile vaselor:
�� Pick (Alegere): Selectaţi vasele cu un clic.
�� Grow (Creştere): Selectaţi vasele prin creştere 
dinamică.

�� AutoBone (Automat os): Faceţi clic pentru a 
elimina automat osul.

�� AutoSkin (Automat piele): (în cadrul săgeţii 
derulante) Faceţi clic pentru a segmenta automat 
pielea.

�� Remove Fragments (Eliminare fragmente): 
Eliminaţi fragmentele mai mici decât mărimea de 
prag specificată şi puneţi-le în regiunea Recycle 
Bin (Coş reciclare).
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Segmentare  
(continuare)

�� Dilate - Erode (Dilatare - Erodare): Extindeţi 
sau contractaţi o regiune aleasă cu un voxel 
per clic.

�� More - Less (Mai mult - Mai puţin): Ajustaţi 
valorile UH pentru a include segmentarea sau 
a ajusta mărimea de prag pentru fragmente.

�� Cursor HU (UH): glisaţi de oricare triunghi 
sau punct de capăt pentru a ajusta valorile 
UH maximă şi minimă în vederea realizării 
reglajului fin al imaginii segmentate.

�� AddTo (Adăugare la): Transferaţi regiunea 
selectată la regiunea specificată în meniul 
derulant.
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Sondarea vaselor şi 
analiza leziunilor

Probe Vessels (Sondare vase): Faceţi clic pe          apoi faceţi clic pe vas în 
vizualizarea MPR sau 3D.
Extend Probed Vessels (Extindere vase sondate): Faceţi clic pe          apoi 
faceţi clic pe vasul de lângă secţiunea sondată pentru a extinde investigarea.
Edit Vessel Centerline (Editare linie centrală vas): Faceţi clic pe            apoi 
examinaţi şi editaţi linia centrală a vasului.
Edit Vessel Contours (Editare contururi vas): Faceţi clic pe             apoi examinaţi 
şi editaţi contururile vasului.
Measure Centerlines (Măsurare linii centrale): Faceţi clic pe meniul derulant 
            şi selectaţi un instrument:

�� Length (Lungime): Glisaţi vasul pentru a măsura lungimea unei porţiuni 
a liniei centrale.

�� Angle (Unghi): Faceţi clic pentru a începe, mutaţi la vârf şi faceţi clic, apoi 
mutaţi la capăt şi faceţi clic pentru a măsura unghiul liniei centrale. 

�� Ruler (Riglă): Faceţi clic într-o secţiune transversală şi glisaţi pentru a 
măsura diametrul.

Stenosis Measuring (Măsurare stenoză): Faceţi clic pe meniul derulant              , 
selectaţi un instrument, apoi faceţi clic şi glisaţi pe lungimea leziunii suspectate.

�� Single (Unul): Comparaţi cel mai îngust punct cu un singur punct de 
referinţă.

�� Dual (Două): Comparaţi cel mai îngust punct cu două puncte de referinţă.
�� Average (Medie): Comparaţi cel mai îngust punct cu media a două puncte 

de referinţă.
�� Volume (Volum): Efectuaţi o măsurare a volumului.
�� L Zone (Zonă L): Efectuaţi analiza Landing Zone (Zonă de ancorare) 

(protocol EVSP). 
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Modurile MPR

Orthogonal (Ortogonal): Afişaţi vizualizările MPR exact în 
planele sagital, coronal şi axial.
Oblique (Oblic): Schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind 
reticulele în una sau două dintre vizualizările MPR.

�� Glisaţi reticulele într-una din vizualizările MPR în timp ce 
urmăriţi celelalte vizualizări.

�� Faceţi clic şi glisaţi într-o vizualizare pentru a „parcurge” 
un vas.

Curved (Curb): Dirijaţi cursorul din vizualizarea de referinţă 
astfel încât să urmeze o curbă.

�� Glisaţi punctul de capăt al liniei la punctul de început al 
curbei.

�� Urmaţi curba glisând linia de-a lungul centrului structurii 
anatomice.

�� Derulaţi vizualizarea şi continuaţi de-a lungul curbei.
�� Glisaţi punctul de capăt al liniei la capătul curbei.
�� Glisaţi linia Measuring (Măsurare) şi Transverse (Transversală) 

de-a lungul liniei centrale pentru a măsura.
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Thick Slab MIP 
(Secţiune MIP groasă)

�� Maximizaţi vizualizarea 3D.
�� Faceţi clic dreapta şi selectaţi Thick Slab MIP 

(Secţiune MIP groasă).
�� Comenzi cu mouse-ul:

�� Faceţi clic dreapta şi glisaţi în sus/jos – 
derulează imaginea.

�� Faceţi clic dreapta şi glisaţi spre stânga/
dreapta – schimbă grosimea MIP (urmăriţi 
colţul din dreapta jos al imaginii pentru a 
vedea grosimea).

�� Faceţi clic pe butonul din mijloc şi glisaţi –  
panoramează imaginea (mutaţi zona de 
interes la reticul).

�� Faceţi clic stânga şi glisaţi – roteşte imaginea în jurul intersecţiei 
reticulului.

�� Utilizaţi butoanele de orientare din partea de jos a vizualizării pentru 
a afişa vizualizarea într-o anumită orientare.
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Loturi şi filme

Loturi 3D cu scripturi
�� Grade pentru Rotation (Rotaţie): Alegeţi rotaţia de 90°, 180° sau 360°.
�� Direction (Direcţie): Alegeţi direcţia de rotaţie.
�� Faceţi clic pe Batch (Lot) sau pe Movie (Film).

Seturi MPR manuale
�� Start: Marcaţi imaginea de început a lotului.
�� End (Final): Marcaţi imaginea finală a lotului.

SFAT: Glisaţi liniile de referinţă încrucişată din celelalte vizualizări pentru 
a ajusta lotul.

�� Faceţi clic pe Batch (Lot) sau pe Movie (Film).

Controlul afişării
�� Step Size (Mărime pas): Distanţa dintre imagini.
�� Number of Images (Număr de imagini): Numărul de imagini din lot.

Selectaţi fila                 
Comandă Descriere
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Loturi şi filme (continuare)

Adnotarea loturilor
�� Series description (Descriere serie): Adăugaţi descrierea unei serii la 

imaginea miniaturală a lotului în tava Findings (Rezultate).
�� Show cover image with label (Afişare imagine copertă cu etichetă): 

Adăugaţi la lot o imagine de copertă cu etichetă.

More Options (Mai multe opţiuni): Setări avansate pentru:
�� Size (Dimensiune): Stabiliţi dimensiunea pentru Batch Output (Afişare lot).
�� Movie (Film): Stabiliţi Movie Quality (Calitate film) şi Playback (Redare).
�� Curved MPR (MPR curb): Stabiliţi Auto Batch Frame Count (Numărare 

automată a cadrelor din lot) şi Rotation Angle (Unghi de rotaţie).

Finalizarea seturilor
�� Batch (Lot): Creaţi un lot de imagini suprapuse.
�� Movie (Film): Creaţi un film digital (.avi).

Control Descriere
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Tava Findings 
(Rezultate)

Selectaţi                  . Instantaneele, loturile şi filmele sunt afişate în tava Findings 
(Rezultate).

1.	 Din tava Findings (Rezultate), selectaţi rezultatul.

SFAT: Ţineţi apăsată tasta CTRL pentru a selecta mai multe rezultate. 

2.	 Faceţi clic dreapta pentru a afişa meniul:

�� Add All (Adăugare toate): adăugaţi toate instantaneele sau loturile în 
pagina raportului.

�� Select All (Selectare toate): Selectaţi toate instantaneele din tava 
Findings (Rezultate).

�� Delete (Ştergere): Ştergeţi rezultatele selectate.
�� Export: Exportaţi rezultatele selectate în PACS.
�� Preview (Previzualizare): Previzualizaţi o vedere mai mare a rezultatului 

selectat.
�� Restore (Restabilire): Restabiliţi fluxul de lucru la starea din momentul 

în care a fost realizat instantaneul.
�� Series Description (Descriere serie): Modificaţi descrierea seriei.



VPMC-13550 A 13

Raport imprimabil

Selectaţi                 .

1.	 Selectaţi un şablon sau o fişă de lucru.

2.	 Glisaţi rezultatele în pagina raportului.

3.	 Completaţi câmpurile editabile conform necesităţilor.

4.	 Distribuiţi raportul:

�� Print / DICOM Print (Imprimare / Imprimare DICOM): Imprimaţi raportul la 
o imprimantă standard sau DICOM.

�� Intranet Post / Publish (Postare / Publicare intranet): Postaţi raportul în 
reţeaua intranet a locaţiei dvs. 

�� Word Report (Raport Word): Creaţi un raport în Microsoft Word (trebuie să 
aveţi instalat MS Word).

�� Export Report (Export raport): Salvaţi raportul pe un server DICOM.
�� Save to Media (Salvare pe suport): Salvaţi raportul pe un suport extern 

(numai independent).
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Flux de lucru pentru 
artera aortă

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Segmentaţi osul                         .

b.	 Rotiţi, măsuraţi, marcaţi şi etichetaţi 
conform necesităţilor.

c.	 Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
arterele periferice

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi            .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Segmentaţi osul     l                   .

b.	 Sondaţi arterele periferice          .

c.	 Extindeţi un vas sondat         .

d.	Definiţi o leziune            .
e.	 Măsuraţi lungimile şi unghiurile 

liniei centrale             .

f.	 Realizaţi instantanee          .

4.	 Distribuiţi rezultatele.



VPMC-13550 A 16

Flux de lucru pentru 
arterele carotide

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi            .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Sondaţi arterele carotide          .

b.	 Extindeţi un vas sondat         .

c.	 Aplicaţi o setare presetată pentru 

vizibilitate. 

d.	Definiţi o leziune             .

e.	 Măsuraţi lungimile şi unghiurile 

liniei centrale             .

f.	 Creaţi un lot de rotaţie 3D.

g.	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
cercul lui Willis

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Segmentaţi osul .

b.	 W/L (Fereastră/Nivel) pentru a 

adăuga sau a elimina vase         .

c.	 Segmentaţi vase adiţionale         .

d.	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru 2D 
pentru perfuzia 

creierului

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .  

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Selectaţi nivelurile secţiunilor 
(numai scanere multidetector).

b.	 Derulaţi seria pentru a căuta 
mişcarea. Corectaţi mişcarea dacă 
este necesar          .

c.	 Examinaţi graficul Timp-Intensitate.

d.	Examinaţi poziţiile arterelor şi ale 
venelor. Trasaţi regiunea de interes 
şi faceţi clic pe Artery (Arteră) sau 
Vein (Venă) pentru a corecta, dacă 
este necesar.

e.	 Calculaţi rezultatele          .

f.	 Editaţi linia mediană.

g.	Aplicaţi şabloanele regiunii de 

interes         .

h.	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru 4D 
pentru perfuzia 

creierului

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Examinaţi vizualizările MPR.

b.	 Aplicaţi cinematica vizualizărilor DSA.

c.	 Ajustaţi vizualizarea DSA         .

d.	Examinaţi vizualizarea punctului  

de interes       .

e.	 Examinaţi graficul Timp-Intensitate.
f.	 Examinaţi poziţiile arterelor şi ale 

venelor.

g.	Afişaţi hărţile perfuziilor          .

h.	Editaţi linia mediană.

i.	 Aplicaţi şabloanele regiunii de 

interes         .

j.	 Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Calculul scorului 
de calciu utilizând 

fluxul de lucru  
VScore

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           . 

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Identificaţi placa. 

b.	 Editaţi contururile. 

c.	 Adăugaţi etichete şi săgeţi                  .

d.	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	  Efectuaţi vizualizarea generală 3D.

b.	  Examinaţi imaginile MPR în plane diferite                     .
c.	  Evaluaţi arterele coronare.

d.	  Sondaţi vasele          .

e.	  Măsuraţi lungimea vaselor în modul Curved MPR (MPR curb)        .

f.	  �Vizualizaţi afişările 3D, Cath (Cateterizare) şi Curved Planar Reformatted 

(Reformatat planar curb).

g.	  Exploraţi lumenul în vizualizarea CPR.

h.	  Efectuaţi Vessel Walk (Parcurgerea vasului) (reformatare oblică)       .

i.	  Aplicaţi presetarea MIP inversată.

j.	  Efectuaţi analiza leziunilor             .

k.	  Măsuraţi încărcarea plăcii (SUREPlaque™)                                                    .

l.	  Analizaţi măsurătorile în secţiune transversală.

m.	 Realizaţi instantanee          .
n.	  Atribuiţi rezultatele raportului cardiac.

4.	 Distribuiţi rezultatele.

Flux de lucru CTA 
pentru cord
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Flux de lucru pentru 
funcţionarea 

ventriculului stâng 
al cordului

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Verificaţi fazele ED şi ES          .

b.	 	Editaţi indicatorul pentru sectorul 

axei scurte.

c.	 	Editaţi planul valvei mitrale.

d.	 	Editaţi contururile LV (Ventricul 

stâng)          .

e.	 	Introduceţi informaţiile despre 

pacient.

f.	 	Realizaţi instantanee         .

g.	 	Examinaţi cordul în mişcare        .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru 
pentru funcţionarea 

multicamerală 
a cordului  

(nu este disponibil 
în Statele Unite)

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Verificaţi fazele ED şi ES în camerele 
LV (Ventricul stâng), RV (Ventricul 
drept) şi LA (Atriu stâng)         . 

b.	 	Editaţi contururile LV (Ventricul 

stâng) şi RV (Ventricul drept)         .

c.	 	Editaţi contururile LA (Atriu stâng).

d.	 	Introduceţi informaţiile despre 

pacient.

e.	 	Realizaţi instantanee         .

f.	 	Examinaţi cordul în mişcare        .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
analiza miocardului

1.	 Selectaţi studiul (una sau două serii).
2.	 Alegeţi protocolul şi           . 
3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Inspectaţi vizualizările ortogonale. 
b.	 Editaţi axa LV (Ventricul stâng), planul 

valvei mitrale, planul interior al apexului 
şi planul exterior al apexului.

c.	 Editaţi indicatorul pentru sectorul axei 
scurte          .

d.	Editaţi liniile de contur pentru epicard / 
endocard în vizualizarea axei scurte            .

e.	 Examinaţi hărţile polare.

f.	 Definiţi zonele hipoatenuate           .
g.	Examinaţi rezultatele. 

h.	Realizaţi instantanee         .
4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru 
pentru perfuzia 

miocardului  
(nu este disponibil 

în Statele Unite)

1.	 Selectaţi studiul (volumele Rest (Odihnă) 
şi Stress (Solicitare)).

2.	 Alegeţi protocolul şi           .
3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Inspectaţi vizualizările ortogonale. 
b.	 Editaţi axa LV (Ventricul stâng), 

planul valvei mitrale, planul interior al 
apexului şi planul exterior al apexului.

c.	 Editaţi indicatorul pentru sectorul axei 
scurte          .

d.	Editaţi liniile de contur pentru epicard / 
endocard în vizualizarea axei scurte          .

e.	 Examinaţi hărţile polare. 

f.	 Definiţi zonele hipoatenuate            .
g.	Examinaţi rezultatele. 

h.	Realizaţi instantanee         .
4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
planificarea  

stentului 
endovascular

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Evaluaţi anevrismul în vizualizările 

MPR şi 3D.

b.	 	Examinaţi şi editaţi linia centrală 

a vaselor.

c.	 	Examinaţi şi editaţi contururile 

vaselor.

	

d.	 	Examinaţi şi verificaţi măsurătorile.

e.	 	Realizaţi instantanee          .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
supravegherea 

stentului 
endovascular

1.	 Selectaţi studiile (anterior şi curent).

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Blocaţi examinările cumulat          .

b.	 Evaluaţi examinările comparative.
c.	 Examinaţi măsurătorile comparative.

d.	Creaţi măsurători             .

e.	 Realizaţi instantanee          .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru 
pentru planificarea 

înlocuirii 
transcateter a valvei 

aortice (TAVR)

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Examinaţi segmentarea automată.
�� Evaluaţi structurile anatomice 
vasculare.

�� Examinaţi linia centrală a vaselor.

�� Examinaţi contururile.

b.	 Analizaţi rădăcina aortică.
�� Afişaţi unghiurile braţului în C.

�� Definiţi un plan al valvei.
�� Definiţi măsurătorile dispozitivului.

(Continuare în pagina următoare.)
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Fluxul de lucru 
pentru planificarea 

înlocuirii 
transcateter a valvei 

aortice (TAVR) 
(continuare)

3.	 Continuaţi analiza:

c.	 Planificaţi abordarea.
�� Afişaţi accesul în zona iliacă.
�� Afişaţi accesul în zona  
subclaviculară.

�� Efectuaţi planificarea transapicală.

d.	Examinaţi şi verificaţi măsurătorile.

e.	 Realizaţi instantanee.

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
măsurători automate 

ale vaselor

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Ajustaţi setul de date          .

b.	 	Reprezentaţi grafic punctul proximal 

pe artera aortă         .

c.	 	Reprezentaţi grafic punctul distal 

pe artera aortă.

d.	 	Creaţi linia centrală         .

e.	 	Măsuraţi linia centrală pentru 
planificarea stentului.

f.	 	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru pentru 
planificarea EP

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Efectuaţi o analiză generală.

	

	
b.	 	Efectuaţi măsurători cantitative 

ale atriului stâng şi ale anatomiei 
venelor pulmonare          .

c.	 	Afişaţi esofagul         .

d.	 	Realizaţi instantanee          .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru 
pentru colonografie

1.	 Selectaţi studiile (decubit ventral 
şi dorsal).

2.	 Alegeţi protocolul şi       
	� (2D Directed (Dirijat 2D) sau 3D Directed 

(Dirijat 3D)).

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Înregistraţi pentru volumul de 
vizualizare primar.

b.	 	Derulaţi vizualizările MPR SAU rotiţi 
în 3D.

c.	 	Inspectaţi un polip suspectat.

d.	 	Sondaţi polipul          .

e.	 	Marcaţi zonele de interes         .

f.	 	Realizaţi instantanee         .

g.	 	Continuaţi investigaţia colonului.

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
analiza plămânilor

1.	 Selectaţi studiile.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Blocaţi examinările cumulat          .

b.	 	Sondaţi nodulii         .

c.	 	Potriviţi nodulii                .

d.	 	Realizaţi instantanee          .

e.	 Afişaţi Dictation Table (Tabel dictare). 

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
analiza densităţii 

pulmonare  
(nu este disponibil în 

Statele Unite)

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi            .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Evaluaţi rezultatele segmentării.

b.	 Editaţi regiunile segmentate 

                    .

c.	 Stabiliţi pragurile de densitate 

pulmonară.

d.	Vizualizaţi rezultatele din tabel.

e.	 Realizaţi instantanee 

        .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Fluxul de lucru  
pentru perfuzia 

single-input 
a corpului

1.	 Selectaţi studiul.
2.	 Alegeţi protocolul şi           .
3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Examinaţi vizualizarea.
b.	 Identificaţi inputul arterial          .

c.	 Identificaţi ţesutul organului          .

d.	Calculaţi rezultatele          .
e.	 Inspectaţi harta perfuziei.
f.	 Examinaţi graficul Timp-Densitate.

g.	Realizaţi instantanee          sau creaţi 
un lot.

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
analiza ficatului - 

perfuzia dual-input 
a corpului

1.	 Selectaţi studiul.
2.	 Alegeţi protocolul şi           .
3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Examinaţi vizualizarea.
b.	 Identificaţi inputul arterial          .
c.	 Identificaţi vena portă          .
d.	 Identificaţi ţesutul hepatic          .
e.	 Identificaţi splina          .
f.	 Calculaţi rezultatele          .
g.	 Inspectaţi harta perfuziei.
h.	Examinaţi graficul Timp-Densitate.	

 
 
 
 
 
 

i.	 Realizaţi instantanee          sau creaţi 
un lot.

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
analiza plămânilor - 
perfuzia dual-input 

a corpului

1.	 Selectaţi studiul.
2.	 Alegeţi protocolul şi           .
3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Examinaţi vizualizarea.
b.	 Identificaţi artera pulmonară          .
c.	 Identificaţi artera aortă          .
d.	 Identificaţi ţesutul pulmonar          .
e.	 Identificaţi atriul stâng          .
f.	 Calculaţi rezultatele          .
g.	 Inspectaţi hărţile perfuziilor.
h.	Examinaţi graficul Timp-Densitate.

i.	 Realizaţi instantanee          sau creaţi 
un lot.

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru 
pentru planificarea 
rezecţiei în analiza 

ficatului

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Selectaţi faza portală                      .

b.	 Segmentaţi ficatul          .

c.	 Segmentaţi venele portă şi 
hepatică          .

d.	Segmentaţi artera hepatică          .

e.	 Editaţi vasele          .

(Continuare în pagina următoare)
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Flux de lucru 
pentru planificarea 

rezecţiei în 
analiza ficatului 

(continuare)

f.	 Sondaţi tumorile           .

g.	Efectuaţi planificarea rezecţiei 

          .
h.	 Inversaţi lateralele, dacă este 

necesar           .
i.	 Înregistraţi volumele. 

j.	 Creaţi fuzionarea multi-fază 
a volumelor. 

k.	 Verificaţi înregistrarea. 

l.	 Aplicaţi presetările de vizualizare.

m.	 Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru pentru 
răspunsul tumorilor 

în analiza ficatului

1.	 Selectaţi studiul.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Blocaţi examinările cumulat          .

b.	 Evaluaţi examinările comparative.

c.	 Localizaţi leziunile                 sau          .

d.	Vizualizaţi rezultatele găsite pentru 

tumori.

e.	 Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru în 
modul ortogonal

1.	 Selectaţi studiile.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Stabiliţi fereastra/nivelul  

vizualizării         .

b.	 	Izolaţi articulaţia         .

c.	 	Dezarticulaţi articulaţia         .

d.	 	Examinaţi fiecare regiune.

e.	 	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru 
MRA general

1.	 Selectaţi studiile.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 Segmentaţi structurile  

anatomice          .
b.	 Includeţi structuri arteriale  

adiţionale         .

c.	 Sondaţi vasele         .

d.	Realizaţi instantanee          .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Flux de lucru 
MR pentru 

volumul tumorilor

1.	 Selectaţi studiile.

2.	 Alegeţi protocolul şi           .

3.	 Efectuaţi analiza:

a.	 	Desenaţi liniile de contur          .

b.	 	Afişaţi măsurătorile pentru volumul 
tumorilor         .

c.	 	Editaţi liniile de contur ale tumorilor.

d.	 	Realizaţi instantanee         .

4.	 Distribuiţi rezultatele.
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Accesarea Vital U

1.	 Accesaţi www.vitalimages.com.
2.	 Faceţi clic pe Vital U.

3.	 Conectaţi-vă la MyVital:
�� Dacă v-aţi conectat la MyVital anterior:

�� Introduceţi Username (Nume de utilizator) 
şi Password (Parolă).

�� Faceţi clic pe Login (Conectare)
�� Dacă este prima dată când vă conectaţi:

�� Faceţi clic pe New User (Utilizator nou).
�� În pagina Register (Înregistrare), introduceţi adresa 
dvs. de e-mail. Utilizaţi 
aceeaşi adresă de e-mail 
pe care aţi înregistrat-o 
ca adresă de contact 
pentru Vital.

�� Faceţi clic pe Submit (Trimitere).
�� Va fi trimisă o parolă temporară la adresa de e-mail pe care aţi introdus-o.
�� Conectaţi-vă din nou utilizând parola temporară.
�� Urmaţi instrucţiunile pentru a crea o parolă nouă.



VPMC-13550 A 45

Accesarea Vital U 
(continuare)

4.	 Când vă conectaţi cu succes la Vital U, 
în pagina MY ACCOUNT (Contul meu) 
este afişată o listă cu toate cursurile la 
care sunteţi înscris.

�� Este posibil să fie necesar să aşteptaţi 
30 - 60 de secunde până când sunt 
afişate toate cursurile la care v-aţi înscris.

5.	 Apăsaţi pe F5 pentru a reîmprospăta 

ecranul.

6.	 Faceţi clic pe Course (Curs) pentru a sorta 

cursurile după titlu.

7.	 Faceţi clic pe GO (Accesare) pentru a lansa 

un curs.
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Contactaţi-ne

�� Pentru întrebări generale, de asistenţă non-tehnică, contactaţi-ne prin 
intermediul site-ului nostru web: www.vitalimages.com.

�� Contactaţi coordonatorul programelor de instruire oferite de 
Vital U, la numărul de telefon 952-487-9559 sau prin e-mail la adresa 
vitalu@vitalimages.com, pentru a vă înscrie la un curs organizat la sediu, 
un curs la punctul dvs. de lucru sau un curs mobil, ori în cazul în care aveţi 
alte întrebări referitoare la programele de instruire.

�� Urmaţi instrucţiunile de accesare a Vital U pentru a urma cursuri de tip 
eLearning, pentru a urmări videoclipuri despre fluxurile de lucru şi a 
accesa ghiduri de utilizare.

�� Pentru asistenţă tehnică acordată clienţilor, contactaţi-ne:
�� În S.U.A., telefonaţi la serviciul de Asistenţă pentru clienţi, la numărul 
de telefon 1.800.208.3005

�� În afara teritoriului S.U.A., adresaţi-vă distribuitorului local de produse 
Vital

�� Trimiteţi un e-mail la support@vitalimages.com
�� Pentru versiunile imprimate ale Notelor de lansare, ale Ghidurilor de 

instruire şi de referinţă sau ale Ghidurilor de instalare, contactaţi serviciul 
de Asistenţă pentru Clienţi.
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Funcţiile mouse-ului

Funcţiile 2D şi MPR

Butonul mouse-ului Apăsaţi pentru:

Clic

Clic pe butonul 
din mijloc şi 
glisare
Clic pe butonul 
din stânga + 
butonul din 
mijloc şi glisare

Clic pe butonul 
din dreapta şi 
glisare

Clic pe butonul 
din stânga + 
butonul din 
dreapta şi glisare

Activare 
instrument

Panoramare

Transfocare

Derulare

Fereastră/Nivel

Funcţii 3D

Butonul mouse-ului Apăsaţi pentru:

Clic

Clic şi glisare

Clic pe butonul 
din mijloc şi 
glisare

Clic pe butonul 
din stânga + 
butonul din 
mijloc şi glisare

Clic pe butonul 
din stânga + 
butonul din 
dreapta şi glisare

Activaţi instrumentul 
cu un clic, 
apoi aşteptaţi 
un moment

Rotire

Panoramare

Transfocare

Fereastră/Nivel
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Funcţiile tastaturii

Esc F1
Help

Insert
W/L

Home
Reset

Page
Up

Delete
End
Center

Page
Down

~

`

!
1

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

(
9

)
0

_
-

+
= Backspace

|
\

}
]

{
[

Enter
”
’

:
;

Shift
Multi-Contour

?
/

>
.

<
,

Tab

Caps
Lock

Shift
Auto-View

Ctrl
Alt
3D Tool

Alt
Point & Go

CtrlPg

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

F2
S-I

F3
I-S

F4
A-P

F5
P-A

F6
L-R

F7
R-L

F8
Oblique

F12
Re-do

F11
Undo

F10
Next

F9
Previous

Nav

Rew
Nav

Fwd

1800 Mag

MinRotate
One

Rotate
One

Tastă Funcţie:

E

F

H

L

R

Elipsă

Regiune de interes  
(De mână)

Reticul

Etichetă

Riglă

Tastă Funcţie:

S

T

W

CTRL-I

CTRL-Y

Instantaneu

Ajustare

Fereastră/Nivel

Ascunderea informaţiilor  
despre pacient

Refacere

Tastă Funcţie:

CTRL-Z

F2

F3

F4

F5

Anulare

Rotire S-I

Rotire I-S

Rotire A-P

Rotire P-A

Tastă Funcţie:

F6

F7

F8

F11

F12Rotire L-R

Rotire R-L

Rotire oblică

Anulare

Refacere

A Săgeată

F9 Înapoi

F10 Înainte


