
Ghid de instruire şi de referinţă



Drepturi de autor © 2004 - 2014 Vital Images, Inc. Toate drepturile rezervate. Data publicării 10-2014
VitreaWorkstation® este protejat de brevetele S.U.A. 5.986.662, 6.130.671, 6.219.059, 7.031.504, 7.136.064, 7.362.329, 7.574.029, 7.590.272, 7.660.481, 
7.929.748, 7.991.210, 8.214756, 8.249.687 Alte brevete în aşteptare din S.U.A. şi din alte ţări.
VitreaAdvanced® este protejat de brevetele S.U.A. 5.986.662, 6.130.671, 6.219.059, 7.031.504, 7.136.064, 7.362.329, 7.574.029, 7.590.272, 7.660.481, 
7.929.748, 7.991.210, 8.214756, 8.249.687 Alte brevete în aşteptare din S.U.A. şi din alte ţări.
VitreaCore® este protejat de brevetele S.U.A. 5.986.662, 6.130.671, 6.219.059, 7.039.723, 7.136.064, 7.362.329, RE42.952; Alte brevete în aşteptare 
din S.U.A. şi din alte ţări.

VPMC-13553 A Ghid de instruire şi de referinţă VitreaCore 
VPMC-13235 A VitreaCore Education and Reference Guide

Această publicaţie este valabilă pentru Vitrea Enterprise Suite 6.7.1. şi versiunile software ulterioare.
Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem în vederea preluării sau transmisă, în nicio formă şi prin nicio cale - 
electronică sau mecanică, inclusiv prin fotocopiere şi înregistrare sau prin orice fel de sistem de stocare sau preluare a informaţiilor - fără permisiunea 
scrisă a Vital Images.
Mărci comerciale
Vital Images, Vitrea, ViTAL şi ViTAL U sunt mărci comerciale înregistrate ale Vital Images, Inc.
Toate celelalte mărci sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Legenda drepturilor restricţionate
Dacă acest software sau această documentaţie sunt livrate Departamentului Apărării (DOD) al Guvernului S.U.A., sunt livrate cu drepturi 
restricţionate, după cum urmează:
Utilizarea, duplicarea sau divulgarea software-ului de către Guvernul S.U.A. fac obiectul unor restricţionări, conform celor stabilite în subparagraful (c)(l)(ii) 
din cadrul Drepturilor formulate în clauza Technical Data and Computer Software (Datele tehnice şi software de computer) din DFARS 252.227-7013.
Dacă acest software sau această documentaţie sunt livrate oricărei unităţi sau agenţii aparţinând Guvernului S.U.A., altele decât DOD, ele sunt livrate 
cu drepturi restricţionate, iar utilizarea, duplicarea sau divulgarea de către Guvernul S.U.A. fac obiectul unor restricţionări, conform celor stabilite în 
FAR 52.227-19 (b)(3). Dacă software-ul sau documentaţia sunt livrate la NASA, acestea sunt livrate cu drepturi restricţionate care fac obiectul 
restricţiilor stabilite în 18-52.227-86(d) din Suplimentul FAR NASA.
Limitele responsabilităţii şi denegarea garanţiei
VITAL IMAGES NU ARE NICIO RĂSPUNDERE, DE NICIUN FEL, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU CARE ESTE O CONSECINŢĂ, APĂRUTĂ 
CA URMARE A ORICĂRUI DEFECT, A ORICĂREI ERORI SAU A ORICĂREI FUNCŢIONĂRI DEFICITARE A SOFTWARE-ULUI SAU CA URMARE A UTILIZĂRII 
ORICĂREI DOCUMENTAŢII VITAL IMAGES, INDIFERENT DACĂ PLÂNGEREA SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTCEVA. VITAL 
IMAGES NU FORMULEAZĂ NICIO GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV - DAR FĂRĂ LIMITARE LA - GARANŢII PRIVIND CARACTERULUI 
VANDABIL SAU ADECVAT UNUI SCOP ANUMIT, INDIFERENT DACĂ ACESTA DECURGE DIN STATUT, DREPT CUTUMIER, OBICEI SAU ALTCUMVA.
Aviz de confidenţialitate
Acest software şi informaţiile din acest software, inclusiv dar fără a se limita la idei, concepte şi cunoştinţe, sunt brevetate şi confidenţiale şi reprezintă 
un secret comercial aparţinând companiei Vital Images, iar informaţiile conţinute în prezenta documentaţie rămân în continuare informaţii 
brevetate, confidenţiale şi care reprezintă un secret comercial al companiei Vital Images şi nu trebuie copiate sau reproduse sub nicio formă. Acest 
software şi informaţiile conţinute de acesta nu trebuie divulgate nimănui, în afara reprezentanţilor autorizaţi ai angajatului utilizatorului, care este 
obligat prin contract să nu le divulge fără consimţământul explicit acordat în scris de către Vital Images. Utilizatorul acestui software şi al oricărei 
informaţii conţinute de acesta nu trebuie să încerce să discearnă informaţiile confidenţiale şi care reprezintă un secret comercial al Vital Images şi nu 
trebuie să realizeze niciun fel de inginerie inversă, prin compilare inversă, dezasamblare sau altcumva, a acestui software sau a oricărei informaţii 
conţinute de acesta.
Observaţie privind licenţa software
Acest software este un produs licenţiat al Vital Images şi este distribuit de Vital Images şi poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii licenţei 
respective, în sistemul identificat în Acordul de licenţă. În eventualitatea unui conflict între aceşti termeni şi termenii oricărui acord scris sau al 
oricărui acord încheiat prin mijloace electronice cu Vital Images, termenii cu autoritate sunt termenii acordului respectiv scris sau încheiat prin 
mijloace electronice.

Sponsor australian: Sponsor australian:
CELEO Pty Ltd Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218 North Ryde, NSW 1670
Australia Australia

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovra, Germania

CELEO Pty Ltd. şi Toshiba Australia Pty Ltd sunt sponsori autorizaţi în Australia şi acţionează în numele companiei Vital Images, Inc. atunci când 
comunică Therapeutic Goods Administration din Australia incidente legate de siguranţă şi chestiuni normative. Distribuitorii reprezintă în continuare 
prima linie de comunicare cu clienţii în chestiunile legate de service şi reclamaţii.

 Fabricat de: Vital Images, Inc.; 5850 Opus Parkway, Suite 300; Minnetonka, MN, SUA; 55343 - Telefon 866.433.4624
VPMC-13553 A iii



Consideraţii privind siguranţa şi 
aspectele normative

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI 

DOCUMENTUL DESPRE SOFTWARE-UL DE IMAGISTICĂ MEDICALĂ VITAL 
IMAGES. Acest document include informaţii importante despre siguranţa 

generală a produselor Vitrea şi consideraţii privind aspectele normative.

ATENŢIE: Legislaţia federală restricţionează vânzarea acestui dispozitiv, care 
poate fi efectuată numai de către un medic sau ca urmare a unei comenzi plasate 
de un medic, conform reglementării 21 CFR 801.109(b)(1).

Contactaţi-ne
• Pentru întrebări generale, de asistenţă non-tehnică, contactaţi-ne prin 

intermediul site-ului nostru Web: www.vitalimages.com.

• Pentru asistenţă tehnică acordată clienţilor, contactaţi-ne: 

• În S.U.A., telefonaţi la serviciul de Asistenţă pentru clienţi la numărul de 

telefon 1.800.208.3005.

• În afara teritoriului S.U.A., adresaţi-vă distribuitorului de produse Vital din 

regiunea dvs.

• Trimiteţi un e-mail la support@vitalimages.com.

• Pentru o versiune imprimată a Notelor de lansare, a Ghidului de instruire şi 

de referinţă sau a Ghidurilor de instalare, contactaţi serviciul de Asistenţă 

pentru Clienţi, la numărul de telefon 1.800.208.3005.
iv
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Note de lansare
Notele de lansare a produsului Vitrea conţin informaţii de ultimă oră, care nu 

erau disponibile la data apariţiei Ghidului de instruire şi de referinţă. Acest 

document este disponibil de la administratorul dvs. de sistem sau de la Vital 

Images.
v
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Prezentare introductivă 
a VitreaCore

Conţinut
• VitreaCore – Prezentare generală

• Ferestrele VitreaCore

• Study Directory (Director studii)

• Fereastra Viewer (Vizualizator)

• Fereastra Report (Raport)

• Depanare VitreaCore

VitreaCore – Prezentare generală
VitreaCore este un instrument Web de facilitare a diagnosticului medical, care 

le permite medicilor să utilizeze computere PC sau notebook pentru a obţine 

acces de la distanţă la vizualizări avansate 2D, 3D şi 4D. Software-ul vă permite 

să măsuraţi, să rotiţi şi să analizaţi imaginile. 

VitreaCore pune la dispoziţie două opţiuni de vizualizare: VitreaCore şi 

Advanced Viewer (Vizualizator avansat). Vizualizatorul pe care îl alegeţi depinde 

de fluxul de lucru care trebuie finalizat. Consultaţi modulele care descriu 

fluxurile de lucru individuale, pentru a vă ajuta să decideţi ce opţiune de 

vizualizare să alegeţi.
Prezentare introductivă a VitreaCore 9
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Meniul de ajutor pentru utilizator

Faceţi clic pe fila Help (Ajutor), din partea de jos a ferestrei vizualiztorului 

VitreaCore, pentru a accesa o documentaţie de utilizator detaliată aferentă 

programului VitreaCore.

Pentru a vizualiza fişierele .pdf, trebuie să dispuneţi de programul Adobe 

Reader.

Vital U

Vital U oferă cursuri organizate într-o varietate de formate, pentru a răspunde 

multiplelor preferinţe şi programe de învăţare. Oferim instruire la centrul Vital U 

pentru educarea clienţilor, în oraşe de pe întregul teritoriu al Statelor Unite, la 

punctul dvs. de lucru şi pe site-ul nostru Web.

Învăţaţi despre programul software de vizualizare avansată în sala noastră de 

clasă special amenajată sau într-o sală de clasă mobilă, într-un oraş din 

apropierea dvs. De asemenea, puteţi aduce un program la punctul dvs. de lucru 

şi puteţi personaliza instruirea în funcţie de fluxul dvs. de lucru specific. Site-ul 

nostru Web oferă programe de instruire la distanţă prin intermediul webinarelor 

Vital U Live şi al conţinutului modulelor eLearning, care sunt disponibile 

permanent.

Pe lângă aplicaţiile clinice standard, oferim şi cursuri specializate pentru aplicaţii 

în oncologie, neurologie, colonoscopie virtuală şi cardiologie. Anumite cursuri 

oferă credite CME şi CE pentru medicii şi tehnicienii din Statele Unite.

Contactaţi coordonatorul pentru educaţie Vital U la numărul 952-487-9559 sau 

prin e-mail la adresa vitalu@vitalueducation.com, pentru a vă înscrie la un curs 

organizat la sediu, la punctul dvs. de lucru sau un curs mobil, ori în cazul în care 

aveţi alte întrebări referitoare la programele de instruire.
10 Prezentare introductivă a VitreaCore
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Învăţare în sala de clasă

Noţiuni fundamentale despre software-ul de vizualizare avansată

Acest curs de postprocesare, cu durata de trei zile, prezintă noţiunile 

fundamentale pentru utilizarea software-ului de vizualizare avansată al 

companiei Vital Images, care creează imagini 2D, 3D şi 4D ale structurilor 

anatomice umane. Participanţilor li se oferă o prezentare generală a diverselor 

aplicaţii şi discipline din cadrul acestui software, inclusiv de tip cardiac, periferic, 

planificarea explorărilor de electrofiziologie, plămâni, tumori, dezarticularea 

articulaţiilor, perfuzii, pulmonar şi renal. Învăţaţi să manipulaţi imaginile 2D şi 3D, 

inclusiv reformatarea multiplanară (MPR – multi-planar reformatting), proiecţia 

intensităţii maxime (MIP – maximum intensity projection) şi volumele, prin 

exerciţii practice coordonate de instructori experimentaţi în predarea 

aplicaţiilor clinice Vital U. Medicii şi tehnicienii din Statele Unite pot câştiga 

credite CME şi CE, urmând acest curs.

Fiecare modul de curs pune în aplicare metodologia standardizată de învăţare 

utilizată de Vital U, cu instrucţiuni ghidate pas cu pas pentru achiziţia de 

imagini, atribuirea protocolului, analiza de caz şi distribuirea imaginilor. 

Noţiuni fundamentale despre VitreaCore

Acest curs de postprocesare, cu durata de o zi, prezintă noţiunile fundamentale 

de utilizare a software-ului VitreaCore, care creează imagini 2D şi 3D ale 

structurilor anatomice umane. Participanţilor li se oferă o prezentare generală a 

diverselor aplicaţii şi discipline din cadrul acestui software, inclusiv a noţiunilor 

3D de bază, MPR şi sondarea vaselor. Învăţaţi să manipulaţi imaginile 2D şi 3D, 

inclusiv reformatarea multiplanară (MPR – multi-planar reformatting), proiecţia 

intensităţii maxime (MIP – maximum intensity projection) şi volumele, prin 

exerciţii practice coordonate de instructori experimentaţi în predarea 

aplicaţiilor clinice Vital U.

Fiecare modul de curs pune în aplicare metodologia standardizată de învăţare 

utilizată de Vital U, cu instrucţiuni ghidate pas cu pas pentru achiziţia de 

imagini, atribuirea protocolului, analiza de caz şi distribuirea imaginilor.
Prezentare introductivă a VitreaCore 11
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Învăţare de la distanţă

Înscrieţi-vă la un program de webinarii live unde puteţi asista la demonstraţii de 

utilizare a software-ului Vital Images, în timp ce un medic sau un instructor de 

aplicaţii clinice va răspunde întrebărilor dvs. De asemenea, puteţi explora după 

preferinţe biblioteca de webinarii înregistrate. Vizualizaţi orarul cu programarea 

datelor şi temele discutate sau înscrieţi-vă la adresa vitalueducation.com.

Instruirea administratorilor

Acest curs este conceput pentru profesionişti IT, administratori PACS, ingineri 

de teren sau orice persoană care asigură service, instalare sau suport pentru 

programele software de vizualizare avansată ale companiei Vital Images. În 

cadrul acestui curs, administratorul de software Vital Images desemnat de dvs. 

va învăţa cum să beneficieze la maxim de programul VitreaCore, realizând 

integrarea completă a acestuia în sistemele de imagistică medicală de care 

dispuneţi. Pentru mai multe informaţii, contactaţi coordonatorul programelor 

de educaţie oferite de Vital U, la numărul de telefon 952.487.9559 sau prin 

e-mail la adresa vitalu@vitalueducation.com.

Instruire la punctul de lucru

Oricare dintre programele noastre educaţionale poate fi predat în unitatea dvs. 

Instructorii noştri experimentaţi în predarea aplicaţiilor răspund nevoilor dvs. de 

învăţare aducând, dacă este necesar, cursurile şi echipamentul Vital U la punctul 

de lucru. Programele de instruire desfăşurate la punctul de lucru sunt 

personalizate conform fluxului de lucru specific practicat de medicii şi 

tehnicienii dvs.

Opţiuni personalizate

Pachetele includ formate pentru utilizatori multipli şi sesiuni multiple, pentru 

a răspunde necesităţilor dvs. de învăţare. Pentru a întocmi programul dvs. de 

instruire personalizat, contactaţi coordonatorul programelor de educaţie oferite 

de Vital U, la numărul de telefon 952.487.9559 sau prin e-mail la adresa 

vitalu@vitalueducation.com.
12 Prezentare introductivă a VitreaCore
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Ferestrele VitreaCore
File

Navigaţi prin ferestrele programului VitreaCore selectând fila corespunzătoare 

situată în partea de jos a ecranului.

Study Directory (Director studii)
Când porniţi VitreaCore, se deschide Study Directory (Director studii). 

2

3 4

5

6

7

8

9 10

1
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Legendă Descriere
1 Versiunea software

2 Capete de coloană

NOTĂ: Faceţi clic pentru a sorta. Faceţi clic, apoi tastaţi 
primele câteva litere, pentru a căuta.

3 Butonul Conference (Conferinţă)

4 Butonul Preferences (Preferinţe)

5 Patient List (Listă pacienţi)

6 Fila DICOM Query (Interogare DICOM)

7 Filele Series (Serie)/Snapshots (Instantanee)/Reports 
(Rapoarte)/Applications (Aplicaţii)

8 Data Manager (Manager date)

9 Indicator de încărcare a serverului

Deplasaţi cursorul peste pictogramă pentru a afişa cantitatea 
de memorie liberă existentă pe server, în gigabiţi.

Mai mult negru decât alb: peste 3,0 GB memorie pe server

Negru şi alb: între 2,0 şi 3,0 GB memorie pe server

Portocaliu: între 1,0 GB şi 2,0 GB memorie pe server

Roşu: Sub 1,0 GB memorie pe server

10 Indicator de viteză în reţea

Deplasaţi cursorul peste pictogramă pentru a afişa viteza sau 
debitul reţelei pe care o utilizaţi.

Roşu: viteză în reţea < 8,0 Mbps

Negru: viteză în reţea > 20,0 Mbps

NOTĂ: Această cifră reprezintă debitul efectiv pe toate 
căile, de exemplu pe internet, în reţeaua de birou şi/sau 
în reţeaua de domiciliu sau conexiunea WiFi, şi nu poate 
reprezenta viteza în reţeaua locală.
14 Prezentare introductivă a VitreaCore
VPMC-13553 A



Pictograme pentru starea studiului

În lista de pacienţi, coloana Status (Stare) conţine pictograme ale folderelor. 

Culoarea reprezintă starea studiului respectiv.

Antetele coloanelor din Patient List (Listă pacienţi)

Filtraţi şi sortaţi studiile utilizând coloanele din Patient List (Listă pacienţi). Odată 

ce aţi identificat studiile, utilizaţi zona cu Series Thumbnail (Imagini miniaturale 

serii), pentru a încărca imagini. 

Filtrarea, sortarea şi căutarea în Patient List (Listă pacienţi)

Utilizaţi antetele coloanelor din Patient List (Listă pacienţi) pentru a filtra lista, 

pentru a sorta lista sau pentru a căuta anumite studii.

Pictograme Descriere
 (Albastru cu o săgeată albastră) Primite/În procesare

 (Verde cu steluţe galbene) Necitit

 (Verde cu steluţe galbene şi 

instantanee)

Necitit, cu documentaţie

 (Contur roşu cu un lacăt) Studiu blocat

 (Gri) Citit

 (Gri cu instantanee) Citit, cu documentaţie

 (Gri cu un marcaj de validare 
roşu)

Publicat

 
Studiu DICOM în construcţie 

NOTĂ: Această pictogramă nu 
indică procesul de construcţie, ci 
indică numai faptul că se primesc 
date.
Prezentare introductivă a VitreaCore 15
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Meniul contextual din Patient List (Listă pacienţi)

Când faceţi clic dreapta pe un studiu, este afişat un meniu care conţine 

următoarele opţiuni:

Element 
de meniu

Descriere

Load Study 
(Încărcare 
studiu)

Dacă în studiul respectiv există mai multe serii, acesta 
încarcă două serii într-un vizualizator 2D care prezintă câte 
2 imagini în VitreaCore. Dacă există o singură serie, acesta 
încarcă prima imagine într-un vizualizator 2D care prezintă 
câte 1 imagine. Dacă studiul respectiv conţine mai multe 
imagini, faceţi clic pe săgeata înainte pentru a trece la 
imaginea următoare.

Delete Study 
by Schedule 
(Ştergere 
studiu 
conform 
programării)

Şterge studiul de pe server.

Email to 
Clinician 
(E-mail 
pentru 
clinician)

Trimite imaginile prin e-mail.

Change 
Status 
(Schimbare 
stare)

Schimbă starea studiului:

• Necitit

• Citit

• Publicat

Change Study 
Lock (Blocare 
sau deblocare 
studiu)

Blocaţi un studiu pentru a nu fi şters sau deblocaţi un 
studiu pe care l-aţi blocat.

NOTĂ: Puteţi debloca numai un studiu pe care l-aţi 
blocat personal. Pentru a debloca un studiu pe care l-a 
blocat o altă persoană, adresaţi-vă administratorului de 
sistem.
16 Prezentare introductivă a VitreaCore
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Marcarea unui studiu ca fiind citit

Opţiunea Mark as Read (Marcare ca fiind citit) şi coloana Status (Stare) din 

Patient List (Listă pacienţi) sunt disponibile numai dacă în timpul configurării 

serverului a fost selectată caseta de validare Enable mark study as read 

(Activare marcare studiu ca fiind citit) şi dacă sunteţi conectat cu privilegii 

de radiolog. Pentru informaţii despre configurarea serverului Vital Image 

Management Server (VIMS), contactaţi administratorul de sistem.

Filtrele listei de lucru

Utilizaţi un filtru al listei de lucru (Worklist Filter) predefinit pentru a sorta Patient 

List (Listă pacienţi) sau definiţi şi salvaţi un filtru propriu.

Automatic Query (Interogare automată)

VitreaCore conţine două caracteristici automate pentru interogare/preluare:

• Configurarea unui scaner astfel încât acesta să trimită automat toate studiile 

la server.

• Setarea automată a PC-ului client astfel încât acesta să interogheze serverul 

la intervale regulate implicite, pentru a reîmprospăta Study Director 

(Director studii). Imediat ce PC-ul client primeşte studiile, acestea sunt 

afişate pe ecranul Study Directory (Director studii).

Preferinţe specifice în funcţie de utilizator şi de sistem pentru ecranul Study 
Directory (Director studii)

Faceţi clic pe  pentru a stabili preferinţele din Patient List (Listă pacienţi), 

de exemplu:

Save Media 
(Salvare 
media)

Exportaţi datele pe un suport de stocare (CD/DVD/USB/
disc local/date de reţea).

DICOM 
Export 
(Export 
DICOM)

Exportaţi seria pe un dispozitiv DICOM.

Element 
de meniu

Descriere
Prezentare introductivă a VitreaCore 17
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• Specificarea coloanelor afişate

• Specificarea intervalului de timp dintre interogările automate ale serverului 

DICOM

• Stabilirea altor preferinţe pentru Patient List (Listă pacienţi)

Tipuri de utilizatori

Încărcarea studiilor în VitreaCore depinde de tipul dvs. de utilizator. Tipurile de 

utilizatori sunt determinate de numele de utilizatori şi de parole. Organizaţia 

dvs. atribuie tipuri de utilizatori numelor de utilizatori şi parolelor individuale, 

în funcţie de rolul utilizatorului respectiv.

NOTĂ: Pentru informaţii despre numele de utilizatori şi parolele asociate 
diferitelor tipuri de utilizatori, contactaţi administratorul de sistem.

• Clinician

• Diagnostic User (Utilizator diagnostic)

• Advanced Diagnostic User (Utilizator diagnostic avansat)

• Administrator (nu este prezentat în acest manual)

NOTĂ: Pentru informaţii despre tipul de utilizator Administrator, consultaţi 
Ghidul de instalare şi administrare a software-ului VitreaCore.

Clinicieni 

• Accesează VitreaCore.

• Încarcă materiale şi interacţionează în fluxurile de lucru 

VitreaCore utilizând butonul Load (Încărcare). 

• Restabilesc instantanee în VitreaCore.

Utilizatorii Diagnostic

• Accesează atât VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore), cât şi 

VitreaAdvanced Viewer (Vizualizator Vitrea avansat). VitreaCore Viewer 

(Vizualizator VitreaCore) este vizualizatorul implicit.

• Încarcă materiale şi interacţionează în fluxurile de lucru 

VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore) utilizând butonul Load 

(Încărcare). 
18 Prezentare introductivă a VitreaCore
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• Încarcă materiale şi interacţionează în fluxurile de lucru 

Advanced Viewer (Vizualizator avansat) făcând clic 

dreapta şi selectând Load in Advanced Viewer 

(Încărcare în vizualizatorul avansat). 

• Restabilesc instantanee în Advanced Viewer (Vizualizator avansat).

Utilizatorii Advanced Diagnostic (Diagnostic avansaţi)

• Accesează atât VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore), cât şi 

VitreaAdvanced Viewer (Vizualizator Vitrea avansat). Advanced Viewer 

(Vizualizator avansat) este vizualizatorul prestabilit.

• Încarcă materiale şi interacţionează în fluxurile de lucru 

Advanced Viewer (Vizualizator avansat) utilizând butonul Advanced 
Viewer (Vizualizator avansat).

• Încarcă materiale şi interacţionează în fluxurile de lucru 

VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore) făcând clic 

dreapta şi selectând Load (Încărcare).

• Restabilesc instantanee în Advanced Viewer (Vizualizator avansat).

Comenzi de acces specifice în funcţie de tipurile de utilizatori

Clinician Utilizator 
Diagnostic

Utilizator 
Advanced 
Diagnostic 
(Diagnostic 
avansat)

Încărcare în 
VitreaCore

D D D

Încărcare în 
VitreaAdvanced 
Viewer (Vizualizator 
Vitrea avansat)

N D D

Restabilirea implicită 
a fluxului de lucru în 
VitreaCore

D N N

Restabilirea implicită 
a fluxului de lucru în 
Advanced Viewer 
(Vizualizator avansat)

N D D
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Trimiterea imaginii 
DICOM

N D D

Publicare pentru 
clinician

N D D

Ştergere studiu N N D

Sondarea vaselor N D D

Interogare DICOM D
(dacă a fost 
configurată de 
administratorul 
de sistem)

D D

Creare de 
documentaţie 
(instantanee, loturi, 
filme)

N D D

Ştergerea 
documentaţiei 
(instantanee, loturi, 
filme)

N D D

Clinician Utilizator 
Diagnostic

Utilizator 
Advanced 
Diagnostic 
(Diagnostic 
avansat)
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Fereastra Viewer (Vizualizator)
Fereastra Viewer (Vizualizator) este zona de lucru principală din VitreaCore şi 

include instrumentele necesare pentru finalizarea fluxului de lucru.

1
23

4

5

Număr 
legendă

Descriere

1 Butoane pentru formatul ferestrei Viewer 
(Vizualizator)

2 Filele Analysis (Analiză), Visual (Vizual) şi Batch (Lot)

3 Instrumente VitreaCore

4 Instrumente în cadrul vizualizării

5 Zonă de informaţii şi bară de stare
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Funcţiile 2D şi MPR ale mouse-ului

Funcţiile 3D ale mouse-ului

Butonul mouse-ului Apăsaţi pentru:
Clic Activare instrument

Clic pe butonul din mijloc şi 
glisare

Panoramare

Clic pe butonul din stânga + 
butonul din mijloc şi glisare

Transfocare

Clic pe butonul din dreapta şi 
glisare

SAU

Învârtiţi rotiţa mouse-ului

Derulare

Butonul mouse-ului Apăsaţi pentru:
Clic Activare instrument

Faceţi clic, apoi aşteptaţi puţin 
pentru a activa instrumentul

Clic şi glisare Rotire

Faceţi clic, apoi glisaţi imediat

Clic pe butonul din mijloc şi 
glisare

Panoramare
22 Prezentare introductivă a VitreaCore
VPMC-13553 A



Scurtături de la tastatură

Ajustaţi imaginile vizualizate şi efectuaţi şi alte operaţii utilizând scurtăturile de 

la tastatură

Clic pe butonul din stânga + 
butonul din mijloc şi glisare

SAU

Clic pe butonul din stânga + 
butonul din dreapta şi glisare

Transfocare
Butonul mouse-ului Apăsaţi pentru:

Tastă Funcţie
C Activare instrument Cobb Angle (Unghi Cobb)

E Activare instrument Ellipse (Elipsă)

F Activaţi instrumentul ROI (Region of Interest – Regiune de interes)

G Activare instrument Angle (Unghi)

H Activare instrument Crshair (Reticul)

I Comutare la vizualizarea inversată

M Activare instrument Arrow (Marker) (Săgeată (Marcator))

P Activare instrument Spine Labeling (Etichetare coloană 
vertebrală)

R Activare instrument Ruler (Riglă)

S Activare instrument Snap (Instantaneu)

T Activare instrument Text sau Text/Arrow (Text/Săgeată)

W Activare instrumentul Win/Lev (Fereastră/Nivel)

CTRL-Y Refacere ultima acţiune anulată

CTRL-Z Anulare ultima acţiune (repetaţi pentru a anula mai multe acţiuni)
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Scurtături de la tastatura 3D

Instrumentele din fereastra Viewer (Vizualizator)

În fereastra Viewer (Vizualizator), efectuaţi analiza sau anatomia unui segment.

Tastă Funcţie
S-I [F2] Rotiţi volumul dinspre Superior spre Inferior -- 180° azimut, 

90° elevaţie, 0° răsucire

I-S [F3] Rotiţi volumul dinspre Inferior spre Superior -- 0°, -90°, 0°

A-P [F4] Rotiţi volumul dinspre Anterior spre Posterior -- 0°, 0°, 0°

P-A [F5] Rotiţi volumul dinspre Posterior spre Anterior -- -180°, 0°, 0°

L-R [F6] Rotiţi volumul dinspre Left (Stânga) spre Right (Dreapta) -- 
-90°, 0°, 0°

R-L [F7] Rotiţi volumul dinspre Right (Dreapta) spre Left (Stânga) -- 
90°, 0°, 0°

1 2

# Descriere
1 Instrumente VitreaCore

2 Zona Segment Objects (Obiecte segment)
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Comenzile din fila Visual (Vizual)

Utilizaţi comenzile din fila Visual (Vizual) pentru a schimba protocolul, pentru a 

afişa sau a ascunde opţiunile de vizualizare sau pentru a modifica setările de 

vizibilitate.

Opţiuni de vizualizare

1 2 3

# Descriere
1 Butonul Protocols (Protocoale)

2 Zona View Options (Opţiuni vizualizare)

3 Zona Object Visibility (Vizibilitate obiect)

Opţiune Descriere
Caseta de validare 
Patient Info (Informaţii 
pacient)

Afişaţi sau ascundeţi informaţiile despre 
pacient

Caseta de validare 
Labels (Etichete)

Afişaţi sau ascundeţi etichetele

Caseta de validare 
Measurements 
(Măsurători)

Afişaţi sau ascundeţi măsurătorile din vizualizări

SFAT: De asemenea, afişează sau ascunde 

scala de referinţă din partea dreaptă 

a vizualizărilor 2D şi MPR.

Caseta de validare Full 
Crosshair (Reticul întreg)

Afişaţi reticulele întregi (inclusiv intersecţiile) 
sau parţiale (fără intersecţii)

Caseta de validare Show 
Segmentation (Afişare 
segmentare)

Afişaţi rezultatele segmentării în vizualizările 
MPR.

Caseta de validare Show 
3D Crosshair (Afişare 
reticul 3D)

Afişaţi sau ascundeţi reticulele din vizualizarea 
3D
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Comenzile din fila Analysis (Analiză)

Utilizaţi comenzile din fila Analysis (Analiză) pentru a accesa instrumentele 

Vessel Probe (Sondare vase).

Comenzile din fila Batch (Lot)

Realizaţi loturi şi filme în fila Batch (Lot) din fereastra Viewer (Vizualizator).

1

# Descriere
1 Zona Vessel Probe (Sondare vase)

2 31

# Descriere
1 Butoane pentru crearea de loturi 

2 Reglaje pentru setarea Step Size (Mărime pas) şi Number of 
Images (Număr imagini)

3 Butoane pentru datele de ieşire ale lotului 
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Fereastra Report (Raport)
Pentru informaţii detaliate despre fereastra Report (Raport), consultaţi 

capitolul Distribuirea rezultatelor - VitreaCore.

Depanare VitreaCore
All of the available 3D rendering sessions are currently in use. (Toate sesiunile de 
randare 3D disponibile sunt momentan în uz.)

Indică, în mod tipic, faptul că serverele de imagini sunt ocupate cu procesarea 

solicitărilor de utilizator pentru imagini 3D. Aşteptaţi şi încercaţi din nou mai 

târziu.

Cannot connect to server (Nu se poate realiza conectarea la server)

Clientul VitreaCore nu a putut stabili o conexiune cu serverul de imagini 

VitreaCore. Aceasta se poate întâmpla din mai multe motive, cum ar fi o 

conexiune nereuşită în reţeaua de PC-uri locală, o deconectare generală a 

reţelei, o eroare de server, întreruperea alimentării etc. Pentru problemele 

posibile, contactaţi administratorul IT sau administratorul de reţea.

Maximum Open Studies (Număr maxim de studii deschise)

Indică faptul că aţi încărcat numărul maxim de studii (în Study Directory 

(Director studii), există marcaje de selectare în dreptul fiecărui studiu încărcat). 

Nu mai puteţi încărca niciun alt studiu până nu descărcaţi unul sau mai multe 

studii.
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• După ce faceţi clic pe OK, este afişată caseta de dialog Close Studies 

(Închidere studii), unde puteţi alege să descărcaţi sau să închideţi unul 

sau mai multe studii deschise.

Not enough memory to load volume (Memorie insuficientă pentru a încărca 
volumul)

Indică fie faptul că serverul de imagini este ocupat cu procesarea solicitărilor de 

la utilizatori, fie faptul că volumul de imagini este prea mare pentru a fi procesat. 

Aşteptaţi şi încercaţi din nou sau, dacă volumul este prea mare, încercaţi să îl 

reconstruiţi.

Depanare pentru refacerea instantaneelor

Dacă este afişată caseta de dialog prezentată mai jos, după ce vedeţi acest 

ecran consultaţi lista de cauze şi sugestii de soluţionare.

Volume load failed (Încărcarea volumului nu a reuşit)

Indică faptul că este posibil ca setul de date să prezinte o problemă. Contactaţi 

administratorul.

Cauză Sugestie
Secţiuni DICOM lipsă sau în plus. Instantaneul nu poate fi restabilit.

Configuraţia de construire a 
volumului s-a modificat, având 
ca rezultat utilizarea unor setări 
de interpolare diferite.

Contactaţi administratorul. Setul 
de date trebuie să fie retrimis 
către VIMS.

Alte schimbări de configuraţie 
VIMS.

Contactaţi administratorul.
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Worklist Query Limit (Limită de interogare a listei de lucru)

Indică faptul că pe server există mai multe studii decât este configurat sistemul 

să preia. 

• Limitaţi numărul de rezultate afişate în Study Directory (Director studii), 

în cazul în care căutaţi un anumit studiu.

• Modificaţi setarea Maximum worklist items (Număr maxim elemente din 

lista de lucru) din caseta de dialog User Preferences > Study Directory 

(Preferinţe utilizator > Director studii).
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Selectarea unui studiu 

Conţinut
NOTĂ: Acest modul prezintă diferitele scenarii de încărcare a studiilor în 
VitreaCore. Asiguraţi-vă că înţelegeţi care este tipul dvs. de utilizator, 
deoarece fiecare tip de utilizator are propriile comenzi de acces.

• Tipuri de utilizatori VitreaCore

• Încărcarea studiilor în VitreaCore

• VitreaAdvanced prin Data Manager (Manager date)

• Încărcarea studiilor în VitreaCore printr-o integrare PACS

Tipuri de utilizatori VitreaCore
TABELUL 1. Comenzi de acces specifice în funcţie de tipurile de utilizatori

Clinician Utilizator 
Diagnostic

Utilizator 
Advanced 
Diagnostic 
(Diagnostic 
avansat)

Încărcare în VitreaCore D D D

Încărcare în VitreaAdvanced 
Viewer (Vizualizator Vitrea 
avansat)

N D D

Restabilirea implicită a 
fluxului de lucru în 
VitreaCore

D N N
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Restabilirea implicită a 
fluxului de lucru în 
Advanced Viewer 
(Vizualizatorul avansat)

N D D

Trimiterea imaginii DICOM N D D

Publicare pentru Clinician N D D

Ştergere studiu N N D

Sondarea vaselor N D D

Interogare DICOM D
(dacă a fost 
configurată de 
administratorul 
de sistem)

D D

Creare de documentaţie 
(instantanee, loturi, filme)

N D D

Ştergerea documentaţiei 
(instantanee, loturi, filme)

N D D

Clinician Utilizator 
Diagnostic

Utilizator 
Advanced 
Diagnostic 
(Diagnostic 
avansat)
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Încărcarea studiilor în VitreaCore
Utilizaţi această procedură pentru a încărca studii în VitreaCore.

1. Din Study Directory (Director studii), selectaţi un studiu.

2. Selectaţi fila Series (Serie).

3. În Series Tray (Tavă cu serii), selectaţi o serie de încărcat.

SFAT: Pentru a încărca mai multe serii, apăsaţi tasta CTRL şi faceţi clic pe 

toate seriile de încărcat.
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4. Faceţi clic pe  sau faceţi clic dreapta şi selectaţi Load (Încărcare).

NOTĂ: Pentru fluxurile de lucru VitreaCore detaliate, consultaţi modulele de 
curs VitreaCore.
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VitreaAdvanced prin Data Manager 
(Manager date)

Pentru fluxurile de lucru VitreaAdvanced detaliate, consultaţi modulele de curs 

VitreaAdvanced.

Utilizaţi această procedură dacă Study Directory (Director studii) conţine Data 

Manager (Manager date). 

1. Din Study Directory (Director studii), selectaţi un studiu.

2. Selectaţi fila Applications (Aplicaţii).

3. Selectaţi vizualizarea aplicaţiei adecvate şi faceţi dublu clic.

NOTĂ: Această opţiune încarcă toate datele.

SAU

Data Manager (Manager date)
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Încărcaţi un subset de date:

a. Faceţi clic dreapta pe vizualizarea aplicaţiei adecvate şi selectaţi Select 
Application Data (Selectare date aplicaţie).

b. Selectaţi o serie pentru a o încărca şi faceţi clic pe Start.

SFAT: Dacă nu vedeţi aplicaţia care se aplică fluxului de lucru pe care îl 

utilizaţi, faceţi dublu clic pe imaginea miniaturală Core 3D (3D de 

bază) şi alegeţi un protocol şi o presetare.

NOTĂ: Odată ce studiul s-a încărcat, în colţul din stânga sus este afişat textul 
„Vitrea”.
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Încărcarea studiilor în VES printr-o 
integrare PACS

Există două moduri de a încărca studii în VitreaCore printr-o integrare PACS. 

Opţiunea 1

Cu VES integrat în PACS, VitreaCore sau VitreaAdvanced lansează şi încarcă 

automat studiul de pacient sau seria selectată de la clientul PACS.

NOTĂ: Dacă Data Manager (Manager date) nu este selectat în VES 
Administration Tool (Instrument administrare VES), consultaţi Ghidul de 
instalare VIMS.

1. De la clientul PACS, faceţi clic dreapta pe imaginea pentru studiul de 

pacient şi selectaţi Load in VES (Încărcare în VES) (sau o opţiune similară).

NOTĂ: Consultaţi documentaţia de utilizator PACS pentru instrucţiuni 
detaliate despre lansarea VitreaCore în acest mod.

ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aţi încărcat studiul pe care aţi dorit să îl încărcaţi. Dacă 
încărcaţi un studiu care conţine mai multe serii sau care conţine reconstrucţii 3D, 
este afişată o casetă de dialog care vă solicită să selectaţi seria pe care doriţi să o 
încărcaţi. Aveţi grijă să răspundeţi la solicitarea din caseta de dialog. În caz 
contrar, este posibil să reveniţi la PACS şi să încărcaţi un alt studiu.

2. Selectaţi un protocol şi o presetare din fereastra Gallery (Galerie).
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Opţiunea 2

1. Utilizaţi procedura de mai jos pentru a încărca un studiu din Data Manager 

(Manager date).

SFAT: Data Manager (Manager date) este afişat în partea inferioară a 

ecranului, dacă în VES Administration Tool (Instrument administrare 

VES) este selectată opţiunea Use Data Manager (Utilizare Manager 

date). 

Dacă în VES Administration Tool (Instrument administrare VES) este 
selectată opţiunea Enable Partial Data (Activare date parţiale), este 
posibil să vi se solicite să confirmaţi dacă doriţi să preluaţi datele lipsă 
pentru solicitare sau să continuaţi cu Data Manager (Manager date) cu 
datele disponibile în momentul respectiv pe VIMS.
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Dacă este selectat Disable Partial Data (Dezactivare date personale), 
iar opţiunea Auto-Sync Data (Sincronizare automată date) este 
deselectată în VES Administration Tool (Instrument administrare VES), 
este posibil să vi se solicite să confirmaţi dacă doriţi să preluaţi datele 
lipsă sau să reveniţi la PACS.

NOTĂ: Dacă opţiunea Auto-Sync Data (Sincronizare automată date) este selectată în 
VES Administration Tool (Instrument administrare VES), sistemul va stabili automat care 
studiu lipseşte (dacă lipseşte vreunul) şi va începe automat să preia datele.

2. În fila Applications (Aplicaţii), efectuaţi una din următoarele opţiuni:

• Selectaţi vizualizarea aplicaţiei adecvate şi faceţi dublu clic pentru a 

lansa studiul.

SFAT: Această metodă de lansare încarcă doar seriile definite drept „cei mai 

buni candidaţi” şi preselectate.

• Pentru a selecta Application Data (Date aplicaţie):

a. Faceţi clic dreapta pe aplicaţie şi selectaţi Select Application Data 
(Selectare date aplicaţie).
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b. În caseta de dialog de selectare a aplicaţiei, selectaţi opţiunile 
adecvate şi faceţi clic pe Start.

SFAT: Faceţi clic pe Cancel (Anulare) pentru a închide caseta de dialog 

de selectare a aplicaţiei.
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Sarcini uzuale

Conţinut
• Primii paşi

• Sarcinile din Study Directory (Director studii)

• Sarcinile din fereastra Viewer (Vizualizator)

• Imagistică 2D

• Imagistica MPR în VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore)

• Imagistica 3D în VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore)

• Loturile de imagini

• Anexă

Primii paşi
Conectarea la VitreaCore

1. La PC-ul client, lansaţi Internet Explorer şi introduceţi URL-ul serverului 

VitreaCore. Dacă nu cunoaşteţi URL-ul, contactaţi administratorului de 

sistem.

NOTĂ: Asiguraţi-vă că următoarele opţiuni sunt activate în Internet Explorer: 
Download Signed ActiveX Controls (Se descarcă controale ActiveX 
semnate), Run ActiveX Controls and Plug-ins (Se execută controale şi 
inserturi ActiveX) şi Script ActiveX controls marked safe for scripting 
(Se lansează scripturi ActiveX marcate ca sigure pentru scripturi).

2. La ecranul de conectare, introduceţi Username (Numele de utilizator) şi 

Password (Parola) dvs.
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3. Faceţi clic pe Sign In (Conectare).

Sistemul VitreaCore se deschide la fila Patient List (Listă pacienţi).

NOTĂ: Dacă este afişat mesajul prezentat mai jos, pe server există mai multe 
studii decât este configurat PC-ul să afişeze. Fie filtraţi Patient List (Listă 
pacienţi) pentru a limita numărul de studii afişate, fie accesaţi caseta de 
dialog User Preferences - Study Directory (Preferinţe utilizator - Director 
studii) pentru a mări numărul maxim de studii afişate.
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Sarcinile din Study Directory 
(Director studii)

Pentru informaţii detaliate despre încărcarea unui studiu, consultaţi capitolul 

Selectarea unui studiu.

Utilizarea listei de pacienţi

Utilizaţi Patient List (Listă pacienţi) pentru a selecta imagini de analizat şi 

manipulat. Patient List (Listă pacienţi) afişează studiile şi seriile în zona Patients/

Studies (Pacienţi/Studii). Imaginile miniaturale ale imaginilor conţinute în 

Studies (Studii) sunt afişate în fila Series (Serie). Dacă VitreaCore este configurat 

să divizeze seriile automat, lista cu subserii sortează pe categorii imaginile din 

seria selectată.

EXEMPLU Dacă seria selectată este un set de imagini MRA conţinând sursa, 
proiecţia şi imaginile ascunse, iar divizarea automată este activată, lista de 
subserii conţine trei subserii. Pentru informaţii despre configurarea VitreaCore 
astfel încât acesta să divizeze seriile automat, contactaţi administratorul de 
sistem.
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ATENŢIE: Înainte de a începe procesarea, verificaţi numărul de imagini din fila 
Patient List (Listă pacienţi) şi asiguraţi-vă că aţi primit de la server întreaga serie 
sau întregul studiu.

Utilizarea antetelor coloanelor din Patient List (Listă pacienţi)

Coloanele din Patient List (Listă pacienţi) vă permit să filtraţi şi să sortaţi studiile 

pentru a gestiona mai bine cazul studiat. Odată ce aţi identificat studiile dorite, 

utilizaţi zona Series Thumbnail (Imagini miniaturale serii) pentru a încărca 

imagini. 

Filtrarea Study List (Listă studii)

Când stabiliţi criteriile de selectare pentru a filtra lista de studii, Patient List (Listă 

pacienţi) afişează studiile care corespund criteriilor de selecţie şi studiile deja 

deschise.

SFAT: Pentru a filtra în continuare Study List (Listă studii), stabiliţi criteriile de 

selectare pentru coloane multiple.

EXEMPLU:

1. Faceţi clic în câmpul de sub antetul Modality (Modalitate) şi selectaţi 

CT din lista derulantă.

Patient List (Listă pacienţi) afişează doar studiile CT.

2 Faceţi clic în câmpul de sub antetul Date of Last Study (Dată ultimul 

studiu) şi selectaţi < 2 days (< 2 zile) din lista derulantă.

Patient List (Listă pacienţi) afişează doar studiile CT survenite în 
ultimele 2 zile.

3 Faceţi clic pe antetul Patient Name (Nume pacient).

Patient List (Listă pacienţi) afişează studiile CT survenite în ultimele 
2 zile, sortate după numele pacienţilor în ordine alfabetică.

4 Faceţi clic din nou pe antetul Patient Name (Nume pacient).

Patient List (Listă pacienţi) afişează studiile CT survenite în ultimele 
2 zile, sortate după numele pacienţilor în ordine alfabetică inversă.
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Sortarea coloanelor în ordine alfabetică  sau în ordine alfabetică inversă 

• Faceţi clic pe antetul coloanei.

Lista este sortată, iar în partea dreaptă a antetului coloanei este afişată o 

săgeată, pentru a indica direcţia sortării. Faceţi clic din nou pentru a inversa 

ordinea.

Căutarea anumitor studii în lista de studii

• Faceţi clic în câmpul de sub orice antet al unei coloane în care se poate 

efectua o căutare, tastaţi un rând de text şi apăsaţi pe Enter.

Introduceţi o valoare pentru următoarele coloane: Patient Name (Nume 

pacient), Study Description (Descriere studiu), Patient ID (ID pacient), 

Accession Number (Număr acces), Study ID (ID studiu) şi Institution 

(Instituţie).

SAU

Faceţi clic în câmpul de sub orice antet al unei coloane în care se poate 

efectua o căutare şi selectaţi un element din lista derulantă.

Selectaţi o valoare dintr-o listă derulantă pentru următoarele coloane: 

Status (Stare), Date of Last Study (Dată ultimul studiu), Modality (Modalitate) 

şi Gender (Sex).

NOTĂ: Celelalte antete de coloane nu acceptă căutarea.

Ajustarea lăţimii coloanelor

• Plasaţi cursorul pe linia dintre coloane şi glisaţi linia.

Marcarea unui studiu drept studiu ca fiind citit

Opţiunea Mark as Read (Marcare ca fiind citit) şi coloana Status (Stare) din 

Patient List (Listă pacienţi) sunt disponibile numai dacă în timpul configurării 

serverului a fost selectată caseta Enable mark study as read (Activare marcare 

studiu ca fiind citit) şi dacă sunteţi conectat cu privilegii de radiolog. Pentru 

informaţii despre configurarea serverului VitreaCore, contactaţi administratorul 

de sistem.

1. În fereastra Patient List (Listă pacienţi), selectaţi studiul dorit.
Sarcini uzuale 45
VPMC-13553 A



2. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Mark as Read (Marcare ca fiind citit).

Starea studiului în fila Patient List (Listă pacienţi) se schimbă în Published 

(Publicat) .

Utilizarea unui filtru predefinit al listei de lucru

• Selectaţi un filtru din meniul derulant Worklist Filters (Filtre listă de lucru), 

din partea de sus a ecranului.

Patient List (Listă pacienţi) sortează conform criteriilor din filtru. Dacă lista 

este goală sau dacă nu oferă rezultatele aşteptate încercaţi un alt filtru sau 

creaţi unul propriu.

Definirea unui filtru al listei de lucru

1. Utilizaţi antetul coloanei Patient List (Listă pacienţi), sortaţi şi filtraţi lista 

conform necesităţilor.

2. Selectaţi Save as New... (Salvare ca nou...) din meniul derulant Worklist 

Filters (Filtre listă de lucru) din partea de sus a ecranului.

3. Editaţi criteriile în caseta Query Filter (Filtru interogare), dacă este necesar, şi 

introduceţi Filter Name (Nume filtru).

NOTĂ: Caseta Query Filter (Filtru interogare) conţine criterii care corespund 
celor din antetele coloanelor.

4. Faceţi clic pe Save (Salvare).

Filtrul este salvat şi va fi disponibil pentru a fi selectat din listă cu următoarea 

ocazie.

5. Selectaţi filtrul pe care tocmai l-aţi creat din meniul derulant Worklist Filters 

(Filtre listă de lucru).
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Participarea la conferinţe

1. Faceţi clic pe , apoi selectaţi Join Conference (Participare la 

conferinţă). Este afişată caseta de dialog Join Conference (Participare la 

conferinţă).

SFAT: Butonul Conf este afişat în partea de sus a ferestrei Study Directory 

(Director studii) şi în partea de jos a celorlalte ferestre.

2. Faceţi clic pe numele conferinţei din listă.

SAU

În câmpul Conference Name (Nume conferinţă), introduceţi numele 

conferinţei.

NOTĂ: Conference Name (Nume conferinţă) şi Password (Parolă) sunt 
câmpuri sensibile la context. Când tastaţi, utilizaţi corect literele majuscule 
şi minuscule.

3. În câmpul Password (Parolă), tastaţi parola conferinţei.

4. Faceţi clic pe Join (Participare).

Vizualizatorul participantului afişează aceleaşi informaţii despre imagini ca şi 

vizualizatorul iniţiatorului conferinţei. Iniţiatorul controlează afişarea 

imaginilor, mişcarea mouse-ului şi informaţiile din adnotări. Toate atributele 

vizualizatorului sunt actualizate în timp real pe parcursul conferinţei. 
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Utilizarea Data Manager (Manager date)

Data Manager (Manager date) apare sub Patient List (Listă pacienţi). Data 

Manager (Manager date) oferă acces la aplicaţiile, seriile, instantaneele şi 

rapoartele disponibile pentru pacientul selectat în momentul respectiv.

Utilizaţi Data Manager (Manager date) pentru:

• Încărcarea unui studiu într-o aplicaţie

• Încărcarea uneia sau mai multor serii în vizualizatoare 2D sau 3D

• Trimiterea unei serii sau a unui studiu la un dispozitiv DICOM (a se vedea 

secţiunea despre DICOM)

• Restabilirea unui instantaneu

• Salvarea locală a unui instantaneu

• Încărcarea rapoartelor

Accesarea Data Manager (Manager date)

• Selectaţi un studiu din Patient List (Listă de pacienţi).

Data Manager (Manager date) afişează datele disponibile pentru pacient 

în porţiunea inferioară a ecranului. Acestea pot include VitreaCore Series 

(Serii VitreaCore), Snapshots (Instantanee) şi Reports (Rapoarte).
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Încărcarea unui studiu într-o aplicaţie

1. Selectaţi fila Applications (Aplicaţii).

2. Faceţi dublu clic pe aplicaţia adecvată.

NOTĂ: Această opţiune încarcă toate datele.

SAU

Încărcaţi un subset de date:

a. Faceţi clic dreapta pe vizualizarea aplicaţiei adecvate şi selectaţi Select 
Application Data (Selectare date aplicaţie).

b. Selectaţi o serie pentru a o încărca şi faceţi clic pe Start.

SFAT: Dacă nu vedeţi aplicaţia care se aplică fluxului de lucru pe care îl 

utilizaţi, faceţi dublu clic pe imaginea miniaturală Gallery (Galerie) 

şi alegeţi un protocol şi o presetare.

Încărcarea uneia sau mai multor serii

1. Pentru a selecta o serie individuală, faceţi clic pe una dintre imaginile 

miniaturale.

SFAT: Pentru a selecta mai multe serii, faceţi clic ţinând apăsată tasta CTRL 

sau tasta SHIFT pentru a le încărca.

SFAT: Pentru a selecta mai multe serii adiacente, faceţi clic pe prima imagine 

miniaturală din grup, apăsaţi şi menţineţi tasta SHIFT, apoi faceţi clic pe 

ultima imagine miniaturală din grup. În colţul fiecărei imagini 

miniaturale apare un marcaj de validare.
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SFAT: Pentru a selecta mai multe serii distincte (neadiacente), apăsaţi şi 

menţineţi tasta CTRL, apoi faceţi clic pe fiecare serie dorită. În colţul 

fiecărei imagini miniaturale pe care aţi făcut clic în timp ce aţi ţinut 

apăsată tasta CTRL apare un marcaj de validare.

2. Faceţi clic dreapta pe una dintre imaginile miniaturale selectate şi selectaţi 

Load Study (Încărcare studiu) sau Load (Încărcare).

Restabilirea unui instantaneu

1. Selectaţi fila Snapshots (Instantanee).

2. Faceţi dublu clic pe pictograma instantaneului dorit.

SAU

Faceţi clic pe bara Restore Snapshot (Restabilire instantaneu) a pictogramei. 

Instantaneul este afişat în fila Viewer (Vizualizator).

Salvarea locală a instantaneelor şi a filmelor pe computerul dvs.

1. Selectaţi fila Snapshots (Instantanee).

2. Faceţi clic dreapta pe imaginea miniaturală a instantaneului sau a filmului 

şi selectaţi Save As (Salvare ca).

3. În caseta de dialog, indicaţi locaţia fişierului, numele fişierului şi tipul de 

fişier.

ATENŢIE: Procedaţi cu atenţie când salvaţi şi lucraţi cu aceste tipuri de fişiere. 
Informaţiile despre pacient nu sunt incluse în instantaneu sau în film. Este posibil 
să reprezentaţi greşit sau să confundaţi aceste tipuri de instantanee sau de filme.

Încărcarea rapoartelor

1. Selectaţi fila Reports (Rapoarte) din Data Manager (Manager date).

2. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Preview (Previzualizare), pentru a încărca 

raportul.
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Utilizarea transferului DICOM

Sistemul VitreaCore constă dintr-un server şi unul sau mai multe PC-uri client. 

Clientul interoghează automat serverul la intervale regulate, pentru a verifica 

dacă există studii noi. În orice moment, exportaţi studii pe, trimiteţi interogări la 

şi preluaţi studii de la alte servere şi dispozitive DICOM din reţea. Interogaţi şi 

preluaţi studii manual din conţinutul serverului VitreaCore.

Când terminaţi lucrul cu un studiu de pe PC-ul client, exportaţi studiul pe alte 

dispozitive sau servere din reţea. Utilizaţi opţiunea Save as DICOM File (Salvare 

ca fişier DICOM) pentru a salva pe server un studiu recent utilizat. Dacă 

redirecţionarea DICOM este configurată spre unul sau mai multe dispozitive din 

reţea, studiul pe care îl salvaţi pe server este exportat automat pe dispozitivele 

configurate pentru redirecţionare.

Utilizarea interogării automate

VitreaCore conţine următoarele două caracteristici automate pentru interogare/

preluare:

• Configurarea unui scaner astfel încât acesta să trimită automat toate studiile 

la serverul VitreaCore.

• PC-ul client interoghează automat serverul VitreaCore la intervale regulate 

implicite pentru a reîmprospăta Study Directory (Director studii). Imediat ce 

PC-ul client primeşte studiile, acestea sunt afişate pe ecranul Study 

Directory (Director studii).

Interogarea manuală a unui dispozitiv sau a unui server

1. Selectaţi fila DICOM Query (Interogare DICOM) din Study Directory (Director 

studii).

Se afişează fila DICOM Query (Interogare DICOM), unde interogaţi serverul 

VitreaCore local sau orice server aflat la distanţă la care aveţi acces.

2. Selectaţi un server sau un dispozitiv din lista derulantă Server, din partea de 

sus a listei.

3. Specificaţi criteriile de sortare în coloanele listei de interogare, dacă doriţi.
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4. Faceţi clic pe butonul Query (Interogare).

Lista de interogare este actualizată cu studii de pe serverul selectat care 

corespund parametrilor de sortare specificaţi.

NOTĂ: Deşi lista de interogare afişează studii care corespunde, pe serverul 
local nu este transferat niciun studiu până când nu selectaţi unul sau mai 
multe studii dorite şi nu faceţi clic pe butonul Query (Interogare).

Preluarea studiilor găsite prin interogare

1. Evidenţiaţi unul sau mai multe studii din lista de interogare.

2. Faceţi clic pe butonul Query (Interogare).

Studiile selectate sunt trimise la serverul local.

NOTĂ: Studiile nou preluate sunt afişate în Patient List (Listă pacienţi), 
la următoarea reîmprospătare a acestei liste.

Importul seturilor de date de pe suporturi de stocare

Importaţi studiile de pacienţi salvate pe un CD, DVD, USB sau disc local. 

1. Faceţi clic pe .

2. Utilizaţi Media Manager (Manager 

suporturi stocare) pentru a căuta un 

fişier.

3. Configuraţi opţiunile de căutare.

4. Faceţi clic pe Import.
52 Sarcini uzuale
VPMC-13553 A



Exportul datelor pe suporturi de stocare

Faceţi clic dreapta pe studiu şi selectaţi Save to Media (Salvare pe suport) 

pentru a lansa Media Manager (Manager suporturi stocare) în vederea 

exportului.

1. Faceţi clic pe Browse (Navigare), apoi navigaţi la folderul sau la unitatea 

de destinaţie.

2. Selectaţi conţinutul media de salvat, care include fişiere DICOM, 

instantanee, loturi, filme sau rapoarte.

3. Faceţi clic pe Export.

4. Pentru a elimina din setul de date informaţiile medicale care permit 

identificarea pacientului, înainte de export, selectaţi caseta de selectare 

Anonymize on Export (Trecere în anonimat la export).

NOTĂ: Prin aceasta se creează o versiune cu scop special, lipsită de elemente 
de identificare, a unui set de date deja existent. Aceasta nu înlocuieşte 
instanţa SOP originală şi nici nu acţionează ca reprezentare primară a setului 
de date clinice din arhivele de imagini. Aceste imagini lipsite de elemente 
de identificare sunt utile, de exemplu, pentru crearea unor fişiere de 
instruire sau de studiu, în care identitatea pacientului trebuie să fie 
protejată, dar care trebuie să fie accesibile personalului autorizat.
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5. Pentru a comprima datele imagine în vederea economisirii spaţiului pe 

suportul de stocare, selectaţi caseta de validare Compress Image Data 

(Comprimare date imagine).

NOTĂ: Acest lucru este util în cazul seturilor de date voluminoase exportate 
pe suporturi de stocare CD/DVD.

Exportul în reţeaua DICOM

Faceţi clic dreapta pe studiu şi selectaţi DICOM Export (Export DICOM) pentru 

a lansa managerul de export DICOM.

1. Selectaţi dispozitivul DICOM.

2. Pentru a elimina din setul de date informaţiile medicale care permit 

identificarea pacientului, înainte de export, selectaţi caseta de selectare 

Anonymize on Export (Trecere în anonimat la export).

NOTĂ: Când datele DICOM lipsite de informaţiile care permit identificarea 
pacientului sunt importate în serverul VIMS, în VitreaCore datele de 
identificare a studiului, din cadrul datelor trecute în anonimat, vor fi afişate 
ca fiind datele de identificare a pacientului.

3. Pentru a stabili Anonymization Options (Opţiuni trecere anonimat), faceţi 

clic pe Configure (Configurare).
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Este afişată caseta de dialog Anonymization Options (Opţiuni trecere în 

anonimat):

a. Introduceţi valorile noi pentru câmpurile specifice.

b. Pentru a elimina filele confidenţiale din studiu, selectaţi Anonymize 
Pvt Tags (Trecere în anonimat etichete confidenţiale).

NOTĂ: În cazul studiilor de perfuzii, se recomandă să DESELECTAŢI caseta de 
validare Anonymize Pvt Tags (Trecere în anonimat etichete confidenţiale). 
Studiile de perfuzii necesită etichetele confidenţiale ale producătorului 
pentru a construi volume.

NOTĂ: Dacă opţiunea Anonymize Pvt Tags (Trecere în anonimat 
etichete confidenţiale) este selectată, toate etichetele confidenţiale - 
inclusiv etichetele confidenţiale Vital necesare pentru refacerea 
instantaneelor - sunt eliminate din studiu. Documentaţia nu este afişată 
în fila Report (Raport) din Data Manager (Manager date), însă este afişată 
sub forma unei serii 2D în fila Series (Serie). 

NOTĂ: Dacă opţiunea Anonymize Pvt Tags (Trecere în anonimat 
etichete confidenţiale) este deselectată, toate etichetele confidenţiale 
sunt păstrate şi toate informaţiile despre pacient din etichetele 
confidenţiale rămân în studiul trecut în anonimat. Studiul are elemente 
de identificare noi, dar toate instantaneele se vor referi la studiul original. 
Documentaţia nu este afişată în fila Report (Raport) din Data Manager 
(Manager date), şi nici sub formă de serie 2D în fila Series (Serie) pentru 
noul nume de pacient.

c. Faceţi clic pe OK.

4. Faceţi clic pe Export.
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Exportul automat

Utilizaţi exportul automat pentru a exporta rezultatele DICOM înapoi în PACS.

1. După ce creaţi rezultatele obţinute (instantanee sau loturi) şi închideţi 

studiul, este afişată caseta de dialog Auto Export (Export automat).

2. Din meniul derulant Group (Grup), selectaţi locaţia în care doriţi să exportaţi 

rezultatele.

NOTĂ: În cazul în care desfăşurările clienţilor se realizează pe locaţiile 
multiple, unde datele sunt remise unei locaţii VIMS centrale, meniul 
derulant se populează cu o listă de grupuri preconfigurate ca locaţii de 
primire. Când selectaţi un grup, se caută o potrivire care să corespundă 
grupului selectat, pe baza numelui instituţiei stocat în datele originale. Dacă 
nu se găseşte nicio potrivire, în lista populată se afişează ultimul grup 
selectat. Grupul prestabilit „All” (Toate) reprezintă toate locaţiile de primire 
posibile. 

3. Selectaţi una din opţiunile următoare:

Opţiune Descriere
Export Selected 
(Export selectate)

Exportaţi instantaneele şi loturile selectate.

Export All (Export 
toate)

Exportaţi toate instantaneele şi loturile.

Skip (Omitere) Nu exportă rezultatele, însă rezultatele 
rămân în VIMS.
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Gestionarea cozilor

Utilizatorii Diagnostic şi Advanced Diagnostic (Diagnostic avansaţi) pot vedea 

starea activităţilor din sistemul VIMS, întrucât acesta este corelat cu exportul 

DICOM, imprimarea DICOM şi interogarea şi preluarea DICOM.

1. Selectaţi un studiu din Patient List (Listă de pacienţi).

2. Dacă este necesar, faceţi clic pe săgeata Show Hidden Icons (Afişare 

pictograme ascunse) care apare pe bara de sarcini a sistemului Windows. 

3. Faceţi dublu clic pe pictograma Integration Manager (Manager integrare). 

Integration Manager (Manager integrare) se deschide şi afişează starea 

activităţilor DICOM. Puteţi şterge activităţile în aşteptare sau nereuşite.

Cancel (Anulare) Închide caseta de dialog Auto Export 
(Export automat), fără a exporta 
instantanee sau loturi.

Închide caseta de dialog Auto Export 
(Export automat), fără a exporta 
instantanee sau loturi.

Opţiune Descriere
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Sarcinile din fereastra Viewer 
(Vizualizator)

Aspectul ferestrei Viewer (Vizualizator)

Prezentare generală

Fereastra Viewer (Vizualizator) este zona principală în care vizualizaţi şi 

manipulaţi imagini. Această fereastră afişează imagini în formatele 2D şi 3D.

Format 2D

Acest mod afişează secţiunile exact aşa cum au fost achiziţionate de scaner. 

Utilizaţi butoanele  şi  de lângă numărul seriei pentru a trece la seria 

anterioară sau la seria următoare din studiu sau faceţi clic pe lista derulantă de 

lângă butoanele pentru serii pentru a selecta o anumită serie. De asemenea, 

schimbaţi aspectul portului de vizualizare astfel încât să afişaţi mai multe serii o 

dată. Formatul 2D vă permite:

• Să ajustaţi setările de vizualizare utilizând Window/Level (Fereastră/

Nivel), Pan (Panoramare), Zoom (Transfocare), Rotate (Rotire), Flip 

(Răsturnare) şi Invert (Inversare)

• Să efectuaţi măsurători (măsurători în ROI (regiunea de interes) numai 

pe imaginile cu fidelitate totală)

• Să afişaţi serii sau studii multiple de la aceleaşi modalităţi sau de la 

modalităţi diferite, pentru a le compara

• Să afişaţi serii cu derulare temporală sau multifază în modul film 

(cinematic)

• Având încărcate mai multe serii, să faceţi clic pe  pentru a bloca/

debloca sincronizarea seriei relativ la W/L (Fereastră/Nivel), modul 

cinematic, panoramare şi transfocare

• Să comutaţi la modul 3D
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Formatul 3D

Aspectul implicit al ferestrei Viewer (Vizualizator) este cel care prezintă câte 

4 imagini odată. Faceţi clic pe  în colţul din dreapta jos al vizualizării pentru a 

încărca seria în 3D. În aspectul implicit, portul de vizualizare din stânga jos 

afişează imaginea 3D. Celelalte trei porturi de vizualizare afişează studiul original 

în trei plane de proiecţie MPR ortogonale.

• Faceţi clic pe butonul MPR Rotate (Rotire MPR)  pentru a muta toate 

vizualizările MPR cu o poziţie în sensul acelor de ceasornic.

• Faceţi clic pe  pentru a comuta la un aspect al ferestrei Viewer 

(Vizualizator) în care este prezentată câte 1 imagine odată (sau pentru a 

mări vizualizarea la maxim).

• Personalizaţi vizualizarea implicită selectând un alt Anatomy Protocol 

(Protocol anatomie) din meniul derulant Protocols (Protocoale).

NOTĂ: În timp ce sunt randate imaginile, în portul de vizualizare este afişat 
mesajul Updating Image... (Se actualizează imaginea...).

Utilizarea ferestrei Viewer (Vizualizator)

Prezentare generală

Odată ce aţi încărcat o imagine în fereastra Viewer (Vizualizator), începeţi 

activităţile de evaluare. Caracteristicile descrise mai jos controlează setările de 

vizualizare care sunt utilizare pentru a afişa imaginile respective şi a specifica 

formatul imaginii din fereastra Viewer (Vizualizator).

Încărcarea unor protocoale de anatomie

Opţiune disponibilă numai în modul 3D. Protocoalele de anatomie conţin setări 

de vizualizare (definiţii pentru W/L (Fereastră/Nivel), opacitate şi culoare) 

adaptate tipului de examinare pe care îl vizualizaţi. Încărcaţi unul dintre 

protocoalele implicite incluse pentru aplicaţiile utilizate frecvent.
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1. Faceţi clic pe  pentru a randa vizualizarea 3D (dacă nu sunteţi deja în 

modul 3D).

Viewer (Vizualizator) comută într-un mod 3D care prezintă câte 4 imagini 

odată.

2. Din meniul derulant Protocols (Protocoale) din controlul Visual (Vizual), 

selectaţi protocolul pe care doriţi să îl încărcaţi.

Setările Protocol sunt aplicate vizualizării 3D.

Comutarea protocoalelor de anatomie

Dacă doriţi setări de vizualizare diferite de cele încărcate în momentul respectiv, 

comutaţi oricând la un alt Anatomy Protocol (Protocol anatomie).

1. Faceţi clic pe  (dacă nu sunteţi deja în modul 3D).

Viewer (Vizualizator) comută într-un mod 3D care prezintă câte 4 imagini 

odată.

2. Din meniul derulant Protocols (Protocoale) din controlul Visual (Vizual), 

selectaţi protocolul pe care doriţi să îl încărcaţi.

Setările protocolului sunt aplicate imaginii 3D.

Accesarea instrumentelor cu ajutorul meniului contextual şi al panoului de 
instrumente

Pentru un acces uşor la instrumentele uzuale 

folosite pentru protocolul selectat, faceţi clic 

dreapta într-o vizualizare.
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Meniul contextual din Viewer (Vizualizator)

Când faceţi clic dreapta pe o imagine, un meniu afişează următoarele opţiuni:

Element de 
meniu

Descriere

Monitor Layout 
(Format 
monitor)

Stabileşte numărul de serii afişate în fereastră. Selectaţi 
un alt protocol pentru studiul respectiv dintre 
următoarele formate Column x Row (coloane x rânduri):

1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, 3 x 4, 4 x 4, 4 x 5

Viewport 
Layout (Format 
port de 
vizualizare)
(2D)

Stabileşte numărul de imagini afişate într-un port de 
vizualizare. Selectaţi un format diferit pentru imaginile 
seriei respective, dintre următoarele formate Column x 
Row (coloane x rânduri):

1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, 3 x 4, 4 x 4, 4 x 5, 
Customize (Personalizare).

W/L Presets 
(Presetări 
Fereastră/Nivel)

Presetările pentru W/L (Fereastră/Nivel) se bazează pe 
tipul de examinare şi modalitate.

• Abdomen

• Head (Cap) 

• Lung (Plămân)

• Mediastinum (Mediastin)

• Vertebrae (Vertebre)
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Image 
Properties 
(Proprietăţi 
imagine)

Schimbaţi proprietăţile imaginii din portul de vizualizare:

• Invert (Inversare) – aplicaţi o randare MIP inversată 

imaginilor MPR

• Rotate Right 90 Degrees (Rotire 90 grade dreapta) 

– rotiţi imaginea selectată cu 90°

• Rotate Left 90 Degrees (Rotire 90 grade stânga) – 

rotiţi imaginea selectată cu 90°

• Flip Horizontally (Rabatare pe orizontală) – rabataţi 

imaginea selectată de-a lungul axei centrale 

orizontale

• Flip Vertically (Rabatare pe verticală) – rabataţi 

imaginea selectată de-a lungul axei centrale verticale

• Reset (Resetare) – resetaţi imaginea la proprietăţile 

implicite

Interact Fast 
(Interacţiune 
rapidă) (3D)

Stabiliţi viteza de interacţiune 3D.

Lock 3D 
(Blocare 3D)

Blocaţi imaginea 3D.

Save Image 
(Salvare 
imagine)

Salvaţi imaginea selectată ca fişier Windows.

Save Screen 
Capture (Salvare 
captură de 
ecran)

Salvaţi o captură de ecran:

(For Whole Screen) as Windows File ((Pentru ecrane 
întregi) ca fişier Windows) – salvaţi toată fereastra Viewer 
(Vizualizator) ca fişier Windows.

Copy to Clipboard (Copiere în clipboard) – lipiţi imaginea 
selectată într-o altă aplicaţie Windows, de exemplu în 
Adobe PhotoShop sau în Microsoft Word.

Print 
(Imprimare)

Imprimaţi imaginea din portul de vizualizare curent în 
format de captură secundară, la orice imprimantă 
configurată accesibilă de la PC-ul dvs.

Nu puteţi imprima imagini DICOM din VitreaCore.

Element de 
meniu

Descriere
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Cine Start (Start 
cinematică)

Opţiune disponibilă numai în modul 2D când nu se 
efectuează o acţiune cinematică. În cazul studiilor care 
conţin serii temporale, executaţi derularea automată a 
tuturor fazelor temporale pentru a găsi o poziţie. În cazul 
investigaţiilor medicale non-nucleare, al studiilor care nu 
conţin serii temporale, afişaţi toate imaginile în modul 
film continuu.

Cine Stop 
(Oprire 
cinematică)

Opţiune disponibilă numai când se efectuează o acţiune 
cinematică. Opreşte acţiunea cinematică.

Adjust Cine 
Setting 
(Ajustare setare 
cinematică)

Opţiune disponibilă numai când se efectuează o acţiune 
cinematică. Această casetă de dialog vă permite să 
ajustaţi setările acţiunii cinematice rulate în momentul 
respectiv. Reglaţi aceste setări conform necesităţilor, 
înainte de a salva lotul ca film:

• Butonul OK: efectuaţi modificările dorite şi faceţi clic 

pe OK

• Butonul Reset (Resetare): faceţi clic pe acest buton 

pentru a reveni la setările implicite

• Range: x To: x (Interval: de la x la: x): specificaţi care 

rulare de cadre doriţi să fie inclusă

• fps Slider (Cursor cps): controlaţi numărul de cadre 

afişate într-o secundă (cps)

• Pause between cine loops (Pauză între buclele 

cinematice): selectaţi caseta pentru a insera o pauză 

(durată de inactivitate) la finalul fiecărei bucle 

cinematice, înainte ca modul cinematic să ruleze din 

nou

• Delay (s) (Întârziere): durata, în secunde, a pauzei 

dintre buclele cinematice.

Save Cine to 
Movie File 
(Salvare 
cinematică în 
fişier film)

Opţiune disponibilă numai când se efectuează o acţiune 
cinematică. Salvaţi cinematica sub formă de fişier 
Windows de film, în format .avi, într-o locaţie de pe PC-ul 
sau din reţeaua dvs. Când selectaţi acest element de 
meniu, este afişată caseta de dialog Windows Save As 
(Salvare ca).

Element de 
meniu

Descriere
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Utilizarea reticulelor

• Faceţi clic pe  şi glisaţi pentru a afişa valorile UH pentru imaginile CT 

sau Voxel Intensity (Intensitate voxeli) pentru imaginile MR.

Ajustarea ferestrei/nivelului

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic în portul de vizualizare şi glisaţi.

• Glisaţi spre stânga pentru a micşora lăţimea ferestrei, ceea ce va 

determina mărirea contrastului. Glisaţi spre dreapta pentru a mări 

lăţimea ferestrei, ceea ce va determina reducerea contrastului.

• Glisaţi în jos pentru a mări nivelul ferestrei. Glisaţi în sus pentru a reduce 

nivelul ferestrei.

• Glisaţi pe diagonală pentru a ajusta simultan lăţimea ferestrei şi nivelul 

acesteia.

Schimbarea ferestrei/nivelului prin selectarea unei presetări

1. Faceţi clic dreapta în portul de vizualizare, apoi selectaţi W/L Presets 

(Presetări fereastră/nivel).

SAU

Faceţi clic pe meniul derulant W/L (Fereastră/Nivel) din partea din dreapta 

jos a portului de vizualizare.

2. Selectaţi dintre următoarele opţiuni:

• Abdomen (400/40)

• Lung (Plămân) (1500/-700)

• Head (Cap) (100/45)

• Mediastinum (Mediastin) (350/50)

• Vertebrae (Vertebre) (2000/300)

NOTĂ: Dacă doriţi să schimbaţi setările predefinite pentru fereastră/nivel, 
contactaţi administratorul de sistem.
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Sculptarea obiectelor 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

2. În portul de vizualizare, faceţi clic şi glisaţi pentru a trasa un contur cu mână 

liberă. Când sculptaţi:

• Eliminaţi structurile anatomice din vizualizare trasând o linie de contur 

în jurul acestora.

• Izolaţi structurile anatomice din vizualizare trasând o linie de contur în 

jurul acestora.

3. După ce creaţi linia de contur, sunt afişate butoanele Keep (Păstrare) şi 

Remove (Eliminare) . 

• Pentru a exclude structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a ascunde structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare).

Obiectul 3D sculptat este afişat în portul de vizualizare 3D iniţial.

4. Pentru a afişa rezultatele sculptării într-o vizualizare MPR, selectaţi caseta de 

validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual).

Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.
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SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur în fiecare loc în care structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. După ce aţi trasat contururi, selectaţi Keep 

(Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Realizarea instantaneelor

Capturaţi imagini pentru a le exporta în PACS, pentru a le adăuga la un raport 

sau a restabili fluxul de lucru.

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic în vizualizare.

• Faceţi clic pe  pentru a realiza un instantaneu al întregii 

vizualizări, 

SAU

• Ţineţi apăsată tasta CTRL, apoi faceţi clic în vizualizare pentru a realiza un 

instantaneu cu întregul vizualizator.

SFAT: Când realizaţi instantanee, informaţiile despre pacient sunt ascunse 

automat.

Ajustarea imaginilor

Liniile de ajustare sunt afişate sub formă de chenare rectangulare în toate cele 

trei porturi de vizualizare MPR şi sunt codificate în culori în funcţie de 

vizualizarea respectivă:

• Sagitală: albastru

• Coronală: verde

• Axială: roşu
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Redimensionaţi regiunea ajustată în unul sau mai multe din porturile de 

vizualizare MPR trăgând liniile în orice mod Tool (Instrument) (WinLev (Fereastră 

şi nivel), Crosshair (Reticul), Snap (Instantaneu), Ruler (Riglă), Label (Etichetă), 

Sculpt (Sculptare)). 

Toate datele din exteriorul chenarului de ajustare sunt excluse. Portul de 

vizualizare 3D (randare MIP/randare volume) afişează noua imagine 3D, 

incluzând numai structurile anatomice din interiorul chenarului.

1. Poziţionaţi cursorul deasupra liniei de ajustare din planul axial, sagital sau 

coronal (sau din plane multiple) până când cursorul ia forma a două săgeţi.

2. Faceţi clic pe marginea chenarului de ajustare şi glisaţi-o pentru a elimina 

structurile anatomice pe care nu doriţi să le vedeţi în imaginea 3D.

3. Repetaţi această procedură după caz. 

Etichetarea imaginilor

Adăugaţi etichete cu text sau adnotări cu săgeţi pe o imagine, editaţi etichetele 

cu text sau adnotările cu săgeţi de pe o imagine ori ştergeţi etichete cu text şi 

adnotări cu săgeţi de pe o imagine. După ce aţi etichetat sau adnotat mai multe 

imagini, utilizaţi o variantă a derulării standard pentru a derula numai imaginile 

etichetate. Meniul Label (Etichetă) conţine opţiuni pentru a crea următoarele 

elemente:

• Etichete cu text

• Etichete cu text conţinând săgeţi

• Săgeţi fără text

• Etichete pentru coloana vertebrală

• Text definit de client

Odată ce aţi ales un instrument de etichetare, cursorul ia forma semnului plus şi 

a unui simbol reprezentând tipul de etichetă. Când faceţi clic pe o imagine, 

adnotarea începe de la semnul plus.
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Introducerea unei etichete cu text

1. Faceţi clic pe meniul derulant , apoi selectaţi Text.

2. Faceţi clic în imagine şi introduceţi eticheta cu text, în caseta de text.

3. Apăsaţi pe ENTER pentru a accepta eticheta.

Introducerea unei etichete cu text conţinând o săgeată ataşată

1. Faceţi clic pe meniul derulant , apoi selectaţi Text/Arrow (Text/

Săgeată).

2. Faceţi clic în imagine şi introduceţi eticheta cu text.

3. Apăsaţi pe ENTER pentru a plasa eticheta.

4. Odată ce aţi plasat eticheta, efectuaţi următoarele operaţii pentru a o ajusta:

• Faceţi dublu clic pe text pentru a-l edita.

• Faceţi clic pe vârful săgeţii şi glisaţi-l pentru a-l repoziţiona.

• Faceţi clic pe mijlocul sau pe capătul săgeţii şi glisaţi-l pentru a 

repoziţiona întreaga săgeată.

• Scurtaţi sau lungiţi săgeata făcând clic pe punctul de capăt şi glisându-l.

Plasarea unei săgeţi

1. Faceţi clic pe meniul derulant , apoi selectaţi Arrow (Săgeată).

2. Faceţi clic în imagine pentru a depune o săgeată sau faceţi clic şi glisaţi 

pentru a crea o săgeată mai mare decât mărimea implicită.

3. Odată ce aţi poziţionat săgeata:

• Faceţi clic pe vârful săgeţii şi glisaţi-l pentru a-l repoziţiona.

• Faceţi clic pe mijlocul sau pe capătul săgeţii şi glisaţi-l pentru a 

repoziţiona întreaga săgeată.

• Scurtaţi sau lungiţi săgeata făcând clic pe punctul de capăt şi glisându-l.
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Introducerea etichetelor pentru coloana vertebrală

1. Faceţi clic pe meniul derulant , apoi selectaţi Spine Labeling 

(Etichetare coloană vertebrală).

Este afişată o casetă de dialog care conţine comenzi pentru a plasa pe 

vertebre etichete implicite.

2. Faceţi clic pe tipul de etichetă pentru coloana vertebrală, în coloana din 

stânga din caseta de dialog: C (cervicală), T (toracică), L (lombară), S (sacrală) 

/ (fracţiuni cum ar fi ½ sau ¾ şi etichete ca, de exemplu, C1/T1 şi T12/L1).

Coloana din dreapta se actualizează cu etichetele C1-C7, de exemplu, dacă 

aţi selectat C în coloana din stânga.

3. Selectaţi caseta Copy to similar images (Copiere pe imagini similare) dacă 

plasaţi etichete pentru coloana vertebrală pe o imagine afişată într-un port 

de vizualizare a unei imagini cheie şi doriţi să aplicaţi etichetele tuturor 

celorlalte imagini cheie care se află în acelaşi plan de achiziţie (în cazul în 

care un astfel de plan există).

EXEMPLU Dacă fereastra cu imaginea cheie conţine patru imagini sagitale şi două 
imagini axiale şi adăugaţi etichete pentru coloana vertebrală pe una dintre 
imaginile sagitale, atunci aceleaşi etichete sunt afişate automat, în aceleaşi 
poziţii, şi pe celelalte trei imagini sagitale. Este posibil ca poziţia etichetelor să 
necesite o uşoară ajustare pe celelalte imagini.

4. Faceţi clic pe Sequence (Ordine): Auto (Automată), Ascending 

(Ascendentă) (în susul coloanei vertebrale) sau Descending (Descendentă) 

(în josul coloanei vertebrale). De fiecare dată când faceţi clic, următoarea 

etichetă din secvenţă este plasată pe imagine.

• Auto (Automată) – Adăugaţi automat etichete în ordine ascendentă 

sau descendentă.

• Ascending (Ascendentă) – Adăugaţi etichete pentru coloana 

vertebrală în ordinea vertebrelor, pe măsură ce urcaţi de-a lungul 

coloanei vertebrale.

EXEMPLU Dacă începeţi cu L2, următoarea etichetă ar fi L1, apoi T12, T11... T1, 
C7, C6... C2, C1. Dacă avansaţi dincolo de C1, următoarea etichetă ar fi S5, 
continuând în sus de-a lungul coloanei vertebrale.
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• Descending (Descendentă) – ordinea opusă celei ascendente (de mai 

sus).

5. Faceţi clic pe prima etichetă pe care doriţi să o adăugaţi, apoi faceţi clic în 

imaginea unde doriţi să plasaţi eticheta.

6. Pentru a adăuga următoarea etichetă de acelaşi tip şi în aceeaşi ordine (de 

exemplu, pentru a adăuga C2 după C1 având selectată ordinea Ascending 

(Ascendentă)), faceţi clic pe imagine pentru a amplasa eticheta următoare.

7. Pentru a adăuga o etichetă care nu are legătură cu ordinea respectivă, faceţi 

clic pe prima etichetă pe care doriţi să o adăugaţi, apoi faceţi clic în imagine 

acolo unde doriţi să plasaţi eticheta.

8. În caseta de dialog, faceţi clic pe următoarea etichetă pe care doriţi să o 

adăugaţi, apoi faceţi clic pe imaginea unde doriţi să plasaţi următoarea 

etichetă.

9. Faceţi clic în continuare acolo unde doriţi ca sistemul să plaseze etichetele 

următoare, în ordinea pe care aţi selectat-o.

• Pentru a anula o etichetă, faceţi clic pe Undo (Anulare).

• Pentru a muta o etichetă, faceţi clic pe aceasta şi glisaţi-o.

• Pentru a şterge toate etichetele pe care le-aţi plasat pe imagini, faceţi 

clic pe Delete All Labels (Ştergere toate etichetele).

• Pentru a şterge o etichetă individuală, poziţionaţi cursorul pe aceasta, 

apoi apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

Când terminaţi, faceţi clic pe  în colţul din dreapta sus al casetei de 

dialog.

Introducerea textului personalizat

1. Faceţi clic pe , apoi selectaţi Text din meniul derulant.

2. Selectaţi textul implicit pe care doriţi să îl plasaţi pe imagine.
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3. Faceţi clic în imagine. 

Eticheta este afişată pe imagine.

• Tastaţi numele etichetei în caseta de text.

• Faceţi clic şi glisaţi pentru a muta eticheta.

• Faceţi dublu clic pe aceasta pentru a edita eticheta.

Derularea imaginilor adnotate

• Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta CTRL şi învârtiţi rotiţa mouse-ului.

SAU

Apăsaţi şi menţineţi tasta CTRL, apoi apăsaţi tasta SĂGEATĂ SUS sau 

SĂGEATĂ JOS.

Reformatarea etichetelor

1. Faceţi clic dreapta pe etichetă, apoi selectaţi Choose Text Font/Color 

(Alegere font/culoare text).

Este afişată caseta de dialog Font.

2. Ajustaţi fontul şi/sau culoarea.

3. Faceţi clic pe OK.

Editarea textului unei etichete

1. Faceţi clic dreapta pe etichetă, apoi selectaţi Edit Text (Editare text).

SAU

Faceţi dublu clic pe etichetă.

2. Editaţi textul.

3. Faceţi clic în exteriorul casetei de text pentru a accepta modificările sau 

apăsaţi pe Enter.
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Schimbarea fundalului unei etichete

• Faceţi clic dreapta pe etichetă, apoi selectaţi Switch Background Mode to 
Opaque (Comutare mod de fundal la opac) sau Switch Background 
Mode to Transparent (Comutare mod de fundal la transparent).

Editarea proprietăţilor unei săgeţi

1. Faceţi clic dreapta pe săgeată, apoi selectaţi Change Arrow Width/Color 

(Schimbare lăţime/culoare săgeată).

Este afişată caseta de dialog Arrow Width/Color (Lăţime/Culoare săgeată).

2. Editaţi dimensiunea şi/sau culoarea săgeţii.

3. Faceţi clic pe OK.

Ştergerea etichetelor sau a săgeţilor

• Faceţi clic pe eticheta sau săgeata pe care doriţi să o ştergeţi, apoi selectaţi 

Delete (Ştergere).

SAU

Faceţi clic pe eticheta sau pe săgeata respectivă ori poziţionaţi cursorul 

deasupra elementului pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi pe DELETE 

(Ştergere).

• Pentru a şterge toate etichetele şi adnotările cu săgeţi de pe o imagine, 

faceţi clic pe meniul derulant , apoi selectaţi Delete All (Ştergere 

toate).

SAU

Faceţi clic dreapta pe o imagine şi selectaţi Delete All (Ştergere toate). 

Reset 
(Resetare)

Resetează volumul la starea sa iniţială, din momentul în care l-aţi 
încărcat.

Undo 
(Anulare)

Anulează ultima acţiune de sculptare. Nu anulează şi nu reface 
măsurători, etichete sau alte adnotări.

Redo 
(Refacere)

Recuperează ultima acţiune de sculptare. Nu anulează şi nu reface 
măsurători, etichete sau alte adnotări.
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Comenzile din fereastra portului de vizualizare

Fiecare fereastră a unui port de vizualizare, care afişează imaginea MPR sau 3D, 

conţine mai multe comenzi care vă permit să lucraţi cu fiecare imagine 

independent.

Buton Nume Utilizare
Cursor de 
transfocare

Vă permite să controlaţi şi să blocaţi în mod independent nivelul 

de transfocare din fiecare fereastră a vizualizatorului.

• Faceţi clic pe cursor şi glisaţi-l în sus pentru a mări, glisaţi în jos 

pentru a micşora

• Faceţi clic în partea de sus sau în partea de jos a controlului 

pentru a mări sau a micşora cu incrementuri implicite

• Faceţi clic pe pictograma lupei pentru a bloca şi a efectua 

transfocarea simultan în toate ferestrele MPR
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Opţiuni 
MPR

• Average (Mediu): O setare pentru umbrire care afişează datele 

utilizând valorile medii ale datelor pentru toţi voxelii dintr-o 

imagine. Această setare este deosebit de utilă pentru 

vizualizarea vederilor coronale şi sagitale ale imaginilor cu 

distorsiuni.

• Vol. Render: (Randare volume): utilizează toate valorile 
voxelilor.
Opţiunea MPR separată Volume Render (Randare volume) vă 

oferă capacitatea de a vizualiza un volum MIP randat 3D în 

paralel cu imaginile MPR cu volum randat.

• MIP: O setare pentru umbrire care afişează datele utilizând 

numai cele mai mari valori ale datelor pentru fiecare voxel al 

imaginii. MIP este o setare recomandată când caracteristici 

concurente compuse din voxeli cu valori similare sau mai mari 

ar putea ascunde caracteristica de interes.

Cu opţiunea MIP MPR separată, vizualizaţi randarea unui volum 

în paralel cu imaginile MIP MPR.

• MinIP: O setare pentru umbrire care afişează datele utilizând 

numai cele mai mici valori ale datelor pentru fiecare voxel al 

imaginii. MinIP este o setare recomandată când caracteristici 

compuse din valori similare sau mai mari ale voxelilor ar putea 

ascunde o caracteristică de interes compusă din valori mai mici 

ale voxelilor dintr-o imagine scanată.

Această setare este deosebit de utilă când se examinează aerul 

sau fluidul din mini-porţiuni. De exemplu, căile respiratorii 

pulmonare sau ductele pancreatice sau biliare dilatate.

Grosimea 
MPR

Reglaj cu cursor, numai pentru vizualizări MPR. Mutaţi cursorul 
pentru a schimba grosimea secţiunii MPR. Grosimea 
corespunzătoare măsurată este afişată sub cursor, precum şi în 
colţul din stânga jos al vizualizatorului.

Rotire MPR Mutaţi toate vizualizările cu o poziţie în sensul acelor de ceasornic 
la fiecare clic.

Buton Nume Utilizare
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Meniu 
derulant 
pentru 
selectarea 
modului

Meniu derulant pentru selectarea modului de 
vizualizare:

Meniu 
derulant 
pentru 
fereastră/
nivel

Meniu derulant pentru selectarea valorii ferestrei/
nivelului

Ortogonal În colţul din dreapta jos al fiecărui port de vizualizare MPR. Indică 
faptul că vizualizarea MPR afişează, în momentul respectiv, vederi 
ortogonale. Faceţi clic pentru a accesa modul oblic.

Oblic Situat în colţul din dreapta jos al fiecărui port de vizualizare MPR 
3D, după ce faceţi clic pe . Creaţi o imagine MPR oblică. Faceţi 
clic pentru a accesa modul Oblique (Oblic). La numele vederii 
ortogonale se adaugă /Oblique (Oblică) (de exemplu Sagittal/Oblique 
(Sagitală/Oblică)), liniile de ajustare sunt ascunse, iar reticulele 
definesc planul oblic.

Reticulul se roteşte în jurul intersecţiei liniilor. Faceţi clic pe orice 
linie şi glisaţi-o pentru a roti reticulele în jurul punctului de 
intersecţie, pentru a defini planul oblic. Glisaţi intersecţia pentru a 
muta punctul de rotaţie şi apoi rotiţi reticulele.

După ce rotiţi reticulele în una din vizualizările MPR, celelalte două 
vizualizări MPR afişează imagini sub unghiuri oblice, dar 
vizualizarea în care aţi rotit reticulele continuă să afişeze secţiunile 
într-un plan ortogonal.

Curbat Una din vizualizările MPR afişează o imagine într-un plan ortogonal. 
Celelalte două vizualizări MPR pot afişa imagini curbate. Definiţi o 
curbă pe o vizualizare MPR, iar imaginea rezultată este afişată pe o 
altă vizualizare.

3D Situat în colţul din dreapta jos al fiecărui port de vizualizare MPR 
2D. Comutaţi la modul de vizualizare 3D. Se comportă în acelaşi 
mod ca butonul 3D de pe bara de instrumente. Acest mod 
activează butoanele 3D din bara de instrumente, comenzile Visual 
(Vizual) şi Batch (Lot) şi opţiunile View (Vizualizare).

Buton Nume Utilizare
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Efectuarea măsurătorilor

Efectuaţi toate măsurătorile pe imaginile 2D ale tuturor modalităţilor. După ce 

aţi creat măsurători pe imaginile 2D, alegeţi să derulaţi doar imaginile care 

conţin măsurători, utilizând o variantă a derulării standard. În cazul vizualizărilor 

CT şi MR, creaţi toate tipurile de măsurători. 

NOTĂ: Nu puteţi efectua măsurători în ROI (regiunea de interes) pe imagini 
cu pierderi. Verificaţi ca imaginea să aibă fidelitate completă înainte de a 
efectua această măsurătoare.

Trasaţi mai multe rigle, unghiuri sau linii de contur pe o imagine. Dacă efectuaţi 

mai multe măsurători pe o imagine, rezultatele măsurătorilor sunt acumulate în 

colţul din dreapta jos al vizualizatorului. De asemenea, ştergeţi, mutaţi sau 

ajustaţi măsurătorile existente. De asemenea, mutaţi rezultatele măsurătorilor.

Când faceţi clic pe o imagine sau faceţi clic pe săgeata unui buton de 

măsurătoare , un meniu derulant afişează următoarele opţiuni:

• Ruler (Riglă)

• Angle (Unghi)

• ROI-Ellipse (ROI-Elipsă)

• ROI-Freehand (ROI - De mână)

• Cobb Angle (Unghi Cobb)

• Delete All (Ştergere toate)

Măsurarea distanţei

1. Faceţi clic pe săgeata derulantă Ruler (Riglă)  şi selectaţi Ruler (Riglă).

2. Faceţi clic pe punctul de pornire dorit pentru a indica începutul liniei.

3. Faceţi clic pe punctul final dorit pentru a indica sfârşitul liniei.

4. Dacă este necesar, mutaţi, ştergeţi sau ajustaţi linia când aţi terminat.

Sistemul afişează distanţa măsurată (în mm sau în pixeli) în colţul din stânga 

sus al portului de vizualizare.
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Măsurarea unghiurilor

1. Faceţi clic pe săgeata derulantă a unui instrument de măsurare (de 

exemplu, Ruler (Riglă)), apoi selectaţi .

2. Faceţi clic pentru a depune primul punct, care este capătul primului 

segment de linie.

3. Faceţi clic pentru a depozita al doilea punct, care este intersecţia unghiului.

4. Faceţi clic pentru a depune al treilea punct, care este capătul celui de-al 

doilea segment de linie.

5. Sistemul calculează unghiul la intersecţie.

• Dacă este necesar, mutaţi, ştergeţi sau ajustaţi liniile când aţi terminat.

Sistemul afişează unghiul (în grade) format de intersecţia celor două linii în 

colţul din stânga sus al portului de vizualizare.

Măsurarea unghiurilor Cobb

1. Faceţi clic pe săgeata derulantă a unui instrument de măsurare (de 

exemplu, Ruler (Riglă)), apoi selectaţi .

2. Faceţi clic pe primul punct pentru a începe primul segment de linie.

3. Faceţi clic pe un al doilea punct pentru a finaliza primul segment de linie.

4. Faceţi clic pe un al treilea punct pentru a începe al doilea segment de linie.

5. Faceţi clic pe un al patrulea punct pentru a finaliza al doilea segment de 

linie.

VitreaCore trasează o linie perpendiculară pe punctul de început al primului 

segment de linie şi o a doua linie perpendiculară pe punctul de început al 

celui de-al doilea segment de linie, apoi calculează unghiul dintre două linii.

• Dacă este necesar, mutaţi, ştergeţi sau ajustaţi liniile când aţi terminat. 

Măsurătoarea Cobb Angle (Unghi Cobb) este afişată într-o casetă de text în 

colţul din dreapta jos al portului de vizualizare.
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Măsurarea unei regiuni de interes eliptice:

NOTĂ: Nu puteţi efectua măsurători în ROI (regiunea de interes) pe imagini 
cu pierderi. Verificaţi ca imaginea să aibă fidelitate completă înainte de a 
efectua această măsurătoare.

1. Faceţi clic pe săgeata derulantă a unui instrument de măsurare (de 

exemplu, Ruler (Riglă)), apoi selectaţi ROI-Ellipse (ROI-Elipsă) .

2. Faceţi clic şi glisaţi pentru a trasa o linie de contur eliptică, înglobând 

regiunea de interes.

VitreaCore afişează valoarea medie a datelor, abaterea standard pentru 

valorile datelor şi suprafaţa din interiorul liniei de contur în colţul din stânga 

sus al portului de vizualizare.

Măsurarea unei regiuni de interes trasate cu mâna liberă:

NOTĂ: Nu puteţi efectua măsurători în ROI (regiunea de interes) pe imagini 
cu pierderi. Verificaţi ca imaginea să aibă fidelitate completă înainte de a 
efectua această măsurătoare.

1. Faceţi clic pe săgeata derulantă a unui instrument de măsurare (de 

exemplu, Ruler (Riglă)), apoi selectaţi ROI-Freehand (ROI - De mână) 

.

2. Faceţi clic şi glisaţi pentru a trasa o linie de contur cu mâna liberă, înglobând 

regiunea de interes.

Derularea imaginilor cu măsurători

• Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta CTRL şi învârtiţi rotiţa mouse-ului.

SAU

Apăsaţi şi menţineţi tasta CTRL şi apăsaţi tasta SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ 

JOS.

Ştergerea măsurătorilor şi a rezultatelor

• Faceţi clic dreapta pe măsurătoare (sau pe rezultatul măsurătorii) pentru a 

afişa meniul contextual, apoi selectaţi Delete (Ştergere).
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SAU

Poziţionaţi cursorul deasupra centrului regiunii de interes pentru a o selecta, 

apoi apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

Mutarea unei măsurători

1. Poziţionaţi cursorul deasupra segmentului de linie până când cursorul ia 

forma unei săgeţi cu patru vârfuri.

2. Faceţi clic şi glisaţi.

Ajustarea lungimii segmentului de linie

1. Poziţionaţi cursorul deasupra segmentului de linie până când punctele de 

capăt iau forma unor puncte.

2. Faceţi clic şi glisaţi de la un punct de capăt.

Reformatarea rezultatului unei măsurători

1. Faceţi clic pe măsurătoarea sau pe rezultatul pe care doriţi să îl reformataţi.

2. Faceţi clic dreapta pentru a afişa meniul contextual, apoi efectuaţi una din 

următoarele operaţii:

• Pentru a schimba fontul textului, selectaţi Choose Label Font/Color 

(Alegere font/culoare etichetă).

• Pentru a schimba modul de fundal al etichetei, selectaţi Switch Label 

Background Mode to Opaque (Comutare mod de fundal la opac) sau, 

invers, Switch Label Background Mode to Transparent (Comutare mod 

de fundal la transparent).

Mutarea unui unghi Cobb

• Pentru a muta un segment de linie, poziţionaţi cursorul deasupra mijlocului 

segmentului până când cursorul ia forma unei săgeţi cu patru vârfuri, apoi 

faceţi clic şi glisaţi.

Ajustarea unghiului Cobb sau a lungimii segmentului de linie

1. Poziţionaţi cursorul deasupra punctului de capăt până când punctul de 

capăt ia forma unui punct, iar cursorul ia forma unei săgeţi cu patru vârfuri.
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2. Faceţi clic pe punctul de capăt şi glisaţi-l.

Mutarea unei linii de contur

1. Poziţionaţi cursorul deasupra mijlocului liniei de contur până când cursorul 

ia forma unei săgeţi cu patru vârfuri.

2. Faceţi clic şi glisaţi.

Schimbarea formei unei linii de contur eliptice

1. Poziţionaţi cursorul deasupra liniei de contur până când de-a lungul 

conturului sunt afişate puncte şi cursorul ia forma unei săgeţi.

2. Faceţi clic pe oricare dintre puncte şi glisaţi pentru a ajusta linia de contur.

Ştergerea tuturor măsurătorilor dintr-o imagine

• Faceţi clic pe , apoi selectaţi Delete All (Ştergere toate) pentru a 

elimina toate adnotările măsurătorilor de pe imagine.

Opţiuni de vizualizare

Zona barei de instrumente din fereastra Viewer (Vizualizator) conţine comenzile 

View Options (Opţiuni vizualizare), care determină tipurile de informaţii şi 

etichete afişate pe imagini şi loturi.

Opţiune Descriere
Patient Info 
(Informaţii 
pacient)

Când este selectată, afişează informaţii despre pacient, 
spital şi alte informaţii DICOM.

Labels (Etichete) Când este selectată, afişează adnotări de tip text şi cu 
săgeţi.

Measurements 
(Măsurători)

Când este selectată, afişează măsurătorile efectuate cu 
opţiunile instrumentului Ruler (Riglă).

Full Crosshair 
(Reticul întreg)

Când este selectată, afişează reticule cu lungimea 
completă, care nu se întâlnesc în centru (nu obturează 
punctul focal).
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Segmentarea obiectelor

Utilizaţi segmentarea cu indicare şi clic pentru a păstra sau a elimina segmente 

de os sau alte segmente distincte vizibil, cum ar fi ţesuturi moi, stenturi, plăcuţe 

metalice sau chiar masa scanerului. Caseta Segment Objects (Obiecte segment) 

oferă următoarele comenzi pentru segmentare:

• Selectaţi Bone (Os) pentru a segmenta osul pe baza pragurilor UH şi a 

conectivităţii.

• Selectaţi Vessel (Vas) pentru a segmenta vasele pe baza pragurilor UH şi a 

conectivităţii.

• Selectaţi Visible (Vizibil) pentru a segmenta orice regiune vizibil distinctă.

Păstrarea unei regiuni selectate (păstrare în primul plan)

Selectaţi Keep (Păstrare) pentru a plasa regiunea selectată în prim-plan şi a 

muta restul în fundal. Când selectaţi Keep (Păstrare), instrumentul este afişat în 

culoarea verde.

Eliminarea unei regiuni selectate (plasare în fundal)

Selectaţi Remove (Eliminare) pentru a muta regiunea selectată în fundal şi a 

plasa restul în primul plan. Când selectaţi Remove (Eliminare), instrumentul 

este afişat în culoarea roşie. Setarea implicită este Bone (Os).

Eliminarea fragmentelor

• Faceţi clic pe  pentru a elimina toate regiunile vizibil distincte care 

sunt mai mici decât numărul de centimetri cubi listat în zona Segment 

Objects (Obiecte segment).
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Editarea rezultatelor

• Schimbaţi pragul în centimetri cubi din caseta de text,

SFAT: Introduceţi un număr mai mic pentru a elimina 

fragmente mai mici, respectiv un număr mai mare 

pentru a elimina fragmente mai mari.

• Utilizaţi tastele săgeată sus şi săgeată jos sau

• Utilizaţi butoanele Less/More (Mai puţin/Mai mult). 

SFAT: Pentru a utiliza butoanele Less (Mai puţin) şi More (Mai mult) în 

vederea eliminării fragmentelor suplimentare: faceţi clic pe Less (Mai 

puţin) pentru a reduce pragul dimensiunii fragmentelor. Valoarea din 

câmpul Min Vol (Volum min.) scade cu 3 cc de fiecare dată când faceţi 

clic pe buton. Fragmentele eliminate care sunt mai mari decât noul 

număr sunt restabilite. Faceţi clic pe More (Mai mult) pentru a mări 

pragul dimensiunii fragmentelor.

• Selectaţi bara pragului de segmentare pentru a ajusta pragurile de 

segmentare. Când cursorul este deasupra limitei de prag, cursorul ia forma 

unor săgeţi, astfel încât să puteţi trage bara.

Afişarea segmentării în vizualizările MPR

Când caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) este selectată, 

vizualizările MPR prezintă şi rezultatele oricărei segmentări efectuate în 

vizualizarea 3D. În cazul în care caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) 

este deselectată, vizualizările MPR continuă să afişeze imagini MPR integrale, 

chiar dacă au fost segmentate părţi din volum.

Pentru a afişa segmentarea în vizualizările MPR:

Selectaţi controlul Visual (Vizual)  şi selectaţi caseta Show 

Segmentation (Afişare segmentare).
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• Dacă selectaţi Show Segmentation (Afişare segmentare) şi aţi exclus o 

regiune din vizualizarea volumului, regiunea respectivă nu este afişată în 

vizualizările MPR.

• Caseta reticulelor 3D din vizualizarea 3D reprezintă poziţii şi orientări ale 

reticulelor şi planelor din vizualizările MPR. Aceste linii sunt coordonate 

color cu contururile şi reticulele vizualizării MPR, cu albastru pentru sagital, 

verde pentru coronal şi roşu pentru axial.

Pentru a afişa sau a elimina reticule 3D:

Selectaţi caseta de validare Show 3D Crosshair (Afişare reticul 3D). Deselectaţi 

caseta Show 3D Crosshair (Afişare reticul 3D) pentru a le elimina.

Analiza vaselor - zona Object Visibility (Vizibilitate obiect)

Din meniul derulant Object Visibility (Vizibilitate obiect), alegeţi dintre opţiunile 

de vizibilitate.

NOTĂ: Dacă selectaţi Semi-Transparent, chiar şi atunci când caseta Show 
Segmentation (Afişare segmentare) este selectată, vizualizările MPR nu 
afişează fundalul ca semitransparent.

Pentru a selecta opţiunile de vizibilitate:

Selectaţi una dintre aceste opţiuni din meniul derulant Object Visibility 

(Vizibilitate obiect):

All (Toate): Pentru a afişa atât regiunile din primul plan (incluse), cât şi regiunile 

din fundal (excluse).

Transparent Foreground (Prim-plan transparent): Pentru a randa fundalul 

parţial opac.

VesselsOnly (Numai vase): Pentru a elimina totul din vizualizare, cu excepţia 

vaselor sondate.

Tinted Vessels (Vase colorate): Pentru a afişa vasele sondate într-o nuanţă de 

roşu. 
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Semi-Transparent Background (Fundal semitransparent): Pentru a vizualiza 

atât regiunile incluse, cât şi pe cele excluse, vizualizând însă fundalul (regiune 

exclusă) ca semitransparent. Această opţiune vă permite să utilizaţi regiuni din 

fundal ca repere, fără a acoperi vizualizarea ţesutului inclus.

Tinted Foreground (Prim-plan colorat): Coloraţi prim-planul (regiune inclusă) 

în culoarea roşie.

Vessels on Semi-Transparent (Vase pe semitransparent): Pentru a vizualiza 

vasele pe un fundal semitransparent. Această opţiune vă permite să utilizaţi 

regiuni din fundal ca repere, fără a acoperi vasele.

Pentru a utiliza caseta Vessel Overlay (Suprapunere vase):

• Selectaţi caseta de validare Vessel Overlay (Suprapunere vase) pentru a afişa 

vizualizări curbate reformatate şi în secţiuni transversale, precum şi linia de 

indicare a vasului. Deselectaţi caseta de validare Vessel Overlay 

(Suprapunere vase) pentru a le ascunde.

Efectuarea sondării vaselor

Când sondaţi un vas, software-ul VitreaCore trasează lumenul vasului, 

evidenţiindu-l printr-o linie care indică vasul. Indicatorul vasului este afişat în 

vizualizarea 3D. 

NOTĂ: Sondarea vaselor nu este recomandată pentru sondarea aortei.

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe vas.

SFAT: VitreaCore adaugă o listă la Vessel Listing (Listare vase).

SFAT: Dacă instrumentul de sondare nu a selectat o porţiune suficientă din 

vas, extindeţi-l:

a. Faceţi clic pe .
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b. Faceţi clic pe un punct situat suficient de departe de-a lungul vasului 
deja selectat.

Imagistică 2D
Utilizaţi formatele 2D pentru a vizualiza secţiunile 

aşa cum au fost achiziţionate de scaner.

Vizualizările au, pe lateral, afişate patru etichete 

care indică orientarea imaginii: S - Superior, 

I - Inferior, A - Anterior, P - Posterior, L - Left 

(Stânga), R - Right (Dreapta)

Panoramarea imaginilor

1. Faceţi clic şi menţineţi rotiţa mouse-ului, având cursorul pe imagine.

2. Glisaţi imaginea în portul de vizualizare.

Inversarea/Rotirea/Rabatarea imaginilor

1. Faceţi clic dreapta pe imagine.

Meniul derulant Image Properties (Proprietăţi imagine) conţine următoarele 

opţiuni:

• Invert (Inversare): Inversaţi setările tonurilor de gri ale imaginii, astfel 

încât negrul devine alb şi viceversa. Selectaţi din nou Invert (Inversare) 

pentru a restabili setările normale ale tonurilor de gri.

• Rotate Right 90 degree (Rotire 90 grade dreapta): Rotiţi imaginea cu 

90 de grade în sensul acelor de ceas.
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• Rotate Left 90 degree (Rotire 90 grade stânga): Rotiţi imaginea cu 

90 de grade în sens invers acelor de ceas.

• Flip Horizontally (Rabatare pe orizontală): Rabataţi imaginea pe 

orizontală, de-a lungul liniei centrale.

• Flip Vertically (Rabatare pe verticală): Rabataţi imaginea pe verticală, 

de-a lungul liniei centrale.

• Reset (Resetare): Resetaţi oricare dintre operaţiile de mai sus, cu 

excepţia opţiunii Invert (Inversare).

2. Selectaţi opţiunea.

Mărire şi micşorare

• Glisaţi cursorul Zoom (Transfocare) din partea dreaptă a imaginii.

• Faceţi clic stânga + mijloc şi glisaţi în sus sau în jos.

Derularea manuală în vizualizările 2D sau MPR

• Învârtiţi rotiţa mouse-ului.

• Faceţi clic dreapta pe imagine şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi.

• Mutaţi cursorul imaginii în partea de sus a portului de vizualizare (numai 

configuraţii cu monitoare multiple).

Derularea imaginilor 2D care conţin etichete sau măsurători

• Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta CTRL, apoi învârtiţi rotiţa mouse-ului.

SAU

• Apăsaţi şi menţineţi tasta CTRL, apoi apăsaţi tasta SĂGEATĂ SUS sau 

SĂGEATĂ JOS. Sunt afişate numai imaginile care conţin etichete sau 

măsurători.

Derularea automată a vizualizărilor 2D

• Faceţi clic pe un buton din zona Cine Tools (Instrumente 

cinematice). 
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Controlul Visual (Vizual)

Controlul Visual (Vizual) conţine mai multe opţiuni pentru modurile 2D şi 3D.

Controlul vizual 2D

Controlul vizual 2D se aplică imaginilor 2D şi imaginilor de scanare.

Control Funcţie

Cine Tools 
(Instrumente 
cinematice)

În cazul studiilor care conţin serii temporale, executaţi 
derularea automată a tuturor fazelor temporale 
pentru a găsi o poziţie. În cazul investigaţiilor 
medicale non-nucleare, al studiilor care nu conţin serii 
temporale, afişaţi toate imaginile în modul film 
continuu.

Cinematică înainte , înapoi  şi oprire .

Când modul Cine (Cinematic) este activ, meniul 
contextual se modifică pentru a include aceste 
opţiuni:

• Cine Stop (Oprire cinematică)

• Adjust Cine Setting (Ajustare setare cinematică)

• Save Cine to Movie File (Salvare cinematică în fişier 

film)

Afişaţi seria următoare, dacă seria curentă nu este 
ultima serie din studiu.

Afişaţi seria anterioară, dacă seria curentă nu este 
prima serie din studiu.

 Se: 2 Este afişat când sunt încărcate mai multe serii.

• Faceţi clic pe meniul derulant Series (Serie) pentru 

a selecta diferite serii pentru popularea 

vizualizatorului de interes.

Textul descriptiv al seriei se actualizează în 

consecinţă, pentru a indica seria afişată în 

momentul respectiv.
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Opţiuni de vizualizare 2D

Opţiunile de vizualizare stabilesc datele despre pacient şi adnotările afişate în 

imagine.

Compararea mai multor serii

Încărcaţi mai multe serii şi manipulaţi-le ca pe un grup. Prin crearea unui grup, 

imaginile sunt blocate, pentru fiecare volum, la un punct de pornire. Odată 

încărcate, supuneţi fiecare serie acţiunilor cinematice la secţiunea de la care 

doriţi să începeţi comparaţia, apoi blocaţi seria pentru a sincroniza comparaţia. 

Apoi supuneţi seriile multiple acţiunilor cinematice la unison.

NOTĂ:  Utilizaţi butonul Global Lock (Blocare globală) pentru a bloca şi a 
debloca transfocarea pentru toate imaginile supuse comparaţiei. Blocaţi 
setările Window/Level (Fereastră/Nivel) pentru toate imaginile utilizând 
săgeata buton.

1. Din Study Directory (Director studii), selectaţi două sau mai multe studii.

2. Faceţi clic pe fila Series (Serie) şi selectaţi două sau mai multe serii 

(menţineţi tasta CTRL şi faceţi clic pe fiecare imagine dorită).

3. Faceţi clic dreapta şi selectaţi Load (Încărcare).

Toate seriile selectate sunt afişate în vizualizatorul 2D.

4. Pentru a sincroniza W/L (Fereastră/Nivel), faceţi clic pe . 

Opţiune Descriere
Patient Info 
(Informaţii 
pacient)

Când este selectată, afişează informaţii despre 
pacient, spital şi alte informaţii DICOM.

Labels 
(Etichete)

Când este selectată, afişează adnotări de tip text şi cu 
săgeţi.

Measurements 
(Măsurători)

Când este selectată, afişează măsurătorile efectuate 
cu instrumentele Ruler (Riglă).

Full Crosshair 
(Reticul întreg)

Când este selectată, afişează reticulele care se 
intersectează în centru. Setarea implicită afişează 
reticulele care nu se întâlnesc în centru, pentru a nu 
obstrucţiona punctul focal.
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5. Pentru a supune seriile acţiunilor cinematice la unison, faceţi clic pe butonul 

de sincronizare din fiecare vizualizator.

Butonul de sincronizare se modifică, indicând o stare blocată .

• Pentru a elimina o serie, faceţi clic pe butonul de sincronizare pentru a 

o debloca din set.

Imagistica MPR în VitreaCore Viewer 
(Vizualizator VitreaCore)

În modul de imagistică MPR, manipulaţi imagini, efectuaţi măsurători şi definiţi 

şi afişaţi imagini multiplanare sau reformatate oblice. Ajustaţi şi sculptaţi pentru 

a elimina ţesutul nedorit. Pentru a putea fi vizualizată în 3D, o serie trebuie să fie 

CT sau MR şi trebuie să respecte cerinţe specifice de spaţiere şi orientare a 

imaginilor. 

Crearea unei imagini oblice

În modul MPR oblic, afişaţi imaginile în plane diferite de cele sagitale, coronale 

sau axiale. Creaţi o vizualizare MPR a unei caracteristici care se află într-un plan 

diferit de planele sagital, coronal sau axial, cum ar fi anatomia coloanei 

vertebrale.

În modul MPR oblic, schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind reticulele în 

una sau mai multe dintre vizualizările MPR.

1. Faceţi clic pe  pentru a accesa modul Oblique (Oblic).

Butonul pentru mod este afişat în modul oblic , porturile de vizualizare 

au acum adăugat „/Oblique” (Oblic) la numele vizualizării ortogonale (de 

ex., Sagittal/Oblique (Sagitală/Oblică)), liniile de ajustare dispar, iar reticulele 

definesc planul oblic.

2. Stabiliţi ce vizualizare MPR doriţi să utilizaţi pentru a roti celelalte plane MPR.
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3. În vizualizarea selectată, poziţionaţi cursorul peste oricare dintre reticule, în 

orice poziţie, cu excepţia intersecţiei acestora.

Cursorul ia forma a două săgeţi opuse.

4. Reticulul se roteşte în jurul intersecţiei liniilor. Faceţi clic pe orice linie şi 

glisaţi-o pentru a roti reticulele în jurul punctului de intersecţie, pentru a 

defini planul oblic.

SFAT: Glisaţi intersecţia pentru a muta punctul de rotaţie şi apoi rotiţi 

reticulele.

După ce rotiţi reticulele în una din vizualizările MPR, celelalte două 

vizualizări MPR afişează imagini sub unghiuri oblice, dar vizualizarea în care 

aţi rotit reticulele continuă să afişeze secţiunile într-un plan ortogonal.

NOTĂ: Rotiţi reticulele în mai multe vizualizări MPR. Dacă faceţi aceasta, 
niciuna dintre vizualizările MPR nu afişează imagini într-un plan ortogonal. 
Fiecare vizualizare MPR poate afişa imagini în orice plan posibil.

Utilizarea rotaţiei oblice duble

Rotaţia oblică dublă vă permite să vă rotiţi interactiv oblic în jurul unui singur 

punct de pivotare din imagine. Utilizaţi această opţiune pentru a vă roti în jurul 

structurilor anatomice, cum ar fi un vas.

1. Selectaţi Oblique Mode (Mod oblic).

2. Selectaţi şi poziţionaţi reticulul.

Centrul reticulului acţionează ca pivot.

3. Având cursorul poziţionat în una dintre vizualizările MPR, cursorul ia forma 

instrumentului de rotire oblică .

4. Faceţi clic şi glisaţi pentru a roti imaginea.

SFAT: Rotiţi în sus/jos şi la stânga/dreapta în acelaşi timp.
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Utilizarea vizualizării curbate reformatate manuale

În modul Curved MPR (MPR curb) , utilizaţi una din vizualizările MPR pentru 

a defini o curbă astfel încât imaginile curbate să fie afişate în una din celelalte 

vizualizări MPR. Acest lucru este util dacă doriţi să creaţi o imagine MPR a unui 

vas curb sau a unei coloane vertebrale curbe. În modul Curved MPR (MPR curb), 

fiecare dintre cele trei vizualizări MPR serveşte unui scop unic.

• Alegeţi o vizualizare, numită vizualizare de referinţă, pentru a defini curba. 

Schimbaţi unul dintre reticule pentru a urmări linia unei curbe (vas sau 

coloană vertebrală).

• Utilizaţi vizualizarea Curved (Curbat) pentru a afişa imaginile curbate.

• Utilizaţi vizualizarea Transverse (Transversal), perpendiculară pe vizualizarea 

Curved (Curbat), pentru a afişa vizualizări de secţiuni transversale cu un 

chenar albastru în punctul în care curba intersectează vizualizarea.

1. Faceţi clic pe .

2. Alegeţi o vizualizare (de referinţă) pentru a defini o curbă.

3. În vizualizarea Reference (Referinţă), comutaţi la modul Curved MPR (MPR 

curb).

4. Faceţi clic pe un capăt al reticulului pentru a defini curba şi glisaţi-l la 

începutul curbei.

• Această linie este acum linia Curved (Curbată).

• Linia galbenă din vizualizarea Curved (Curbat) este linia centrală.

• Linia care intersectează linia centrală este linia transversală. Această linie 

este afişată atât în vizualizarea Reference (Referinţă), cât şi în vizualizarea 

Curved (Curbat).

• Chenarele de la ambele capete ale liniei curbe devin compacte.

• Vizualizarea corespunzătoare liniei transversale este etichetată acum 

drept e Transverse (Transversală) în colţul din dreapta jos.

• În vizualizarea Curved (Curbat), o linie dreaptă scurtă se suprapune 

peste linia transversală la intersecţia dintre linia centrală şi liniile 

transversale. Această linie este linia Measuring (Măsurare).
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5. Realizaţi reglajele fine:

• În vizualizarea Reference (Referinţă), faceţi clic pe linia centrală şi 

glisaţi-o pentru a urmări caracteristica curbă. Pe linie apare un „X” în 

fiecare punct în care faceţi clic.

• În vizualizarea Transverse (Transversală), faceţi clic pe chenarul albastru 

(linia centrală) şi glisaţi-l în locaţia dorită (în centrul vasului, de exemplu).

6. Când ajungeţi la capătul zonei de interes curbe, faceţi clic pe celălalt capăt 

al reticulului şi glisaţi-l la capătul curbei.

• Efectuaţi automat funcţia de rotaţie oblică dublă. Cursorul se transformă 

automat în pictograma instrumentului de rotire oblică , 

permiţându-vă să rotiţi imaginea în jurul liniei centrale.

Reglarea opţiunii de randare MPR

• Faceţi clic pe meniul derulant MPR Rendering (Randare MPR). Opţiunea este 

aplicată tuturor vizualizărilor MPR. 

Ajustarea grosimii secţiunii MPR

În porturile de vizualizare MPR, grosimea secţiunii de achiziţie este afişată în 

colţul din stânga jos. 

• Glisaţi cursorul MPR Thickness (Grosime MPR) din vizualizator spre dreapta, 

pentru a mări grosimea secţiunii, respectiv spre stânga, pentru a o micşora. 

Selectarea opţiunilor MPR

Schimbaţi configuraţia vizualizatoarelor MPR selectând o opţiune din meniul 

derulant cu opţiuni MPR, din vizualizator.

1. În meniul derulant din vizualizator, situat în partea inferioară a fiecărui 

vizualizator, alegeţi dintre următoarele setări:

Setările se aplică imaginilor MPR.
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2. Add Thickness (Adăugare grosime) pentru a randa în setarea selectată.

NOTĂ: Intervalul comenzii MPR Thickness (Grosime MPR) este specificat 
de tipul de opţiune MPR pe care l-aţi selectat.

• Average (Mediu) – O setare pentru umbrire care afişează datele 

utilizând valorile medii ale datelor pentru toţi voxelii dintr-o imagine. 

Această setare este deosebit de utilă pentru vizualizarea vederilor 

coronale şi sagitale ale imaginilor cu distorsiuni.

• Vol. Rend. (Randare vol.) – utilizează toate valorile voxelilor - 

Opţiunea MPR separată Volume Render (Randare volume) vă oferă 

capacitatea de a vizualiza un volum MIP randat 3D în paralel cu 

imaginile MPR cu volum randat.

• MIP – O setare pentru umbrire care afişează datele utilizând numai 

cele mai mari valori ale datelor pentru fiecare voxel al imaginii. MIP 

este o setare recomandată când caracteristici concurente compuse 

din voxeli cu valori similare sau mai mari ar putea ascunde 

caracteristica de interes. 

Utilizaţi opţiunea MIP MPR separată pentru a vizualiza randarea unui 
volum în paralel cu imaginile MIP MPR.

Această setare este deosebit de utilă când se execută aceste 
operaţii:

• Diferenţiere între contrast şi calciu în vase
• Vizualizarea secţiunilor MPR groase cu multe fragmente osoase 

mici, distanţate
• Vizualizarea carotidelor, a cercului lui Willis, a vaselor renale, a 

descărcărilor run-off sau a oricărui vas pentru a evidenţia placa
• Vizualizarea unei secţiuni MPR groase, care prezintă toate vasele 

hepatice într-un singur plan
• MinIP – O setare pentru umbrire care afişează datele utilizând numai 

cele mai mici valori ale datelor pentru fiecare voxel al imaginii. MinIP 

este o setare recomandată când caracteristici compuse din valori 

similare sau mai mari ale voxelilor ar putea ascunde o caracteristică 

de interes compusă din valori mai mici ale voxelilor dintr-o imagine 

scanată.
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Meniul MPR contextual

Meniurile contextuale din VitreaCore pot să difere uşor de cele prezentate, în 

funcţie de diverşi factori, inclusiv tipul de studiu, modul imaginii (2D sau 3D) şi 

nivelul privilegiilor dvs. de utilizator. 

Elementul de meniu Default W/L (Fereastră/Nivel implicite) devine W/L Presets 

(Presetări fereastră/nivel) în cazul vizualizărilor MPR CT pentru seriile care pot fi 

vizualizate în 3D. În cazul vizualizărilor MPR pentru seriile care nu pot fi vizualizate în 

3D, acesta este Default W/L (Fereastră/Nivel implicite).

Element de 
meniu

Descriere

Monitor Layout 
(Format monitor)

Selectaţi tipul de format. De exemplu, 2 x 2.

CT W/L Presets 
(Presetări CT 
fereastră/nivel)

Disponibil numai pentru studii CT şi numai în 
vizualizările MPR şi vizualizările 2D pentru seriile care pot 
fi vizualizate în 3D. Treceţi la o presetare implicită pentru 
fereastră/nivel.

Image Properties 
(Proprietăţi 
imagine)

Manipulaţi imaginea. Un meniu derulant afişează 
următoarele opţiuni:

• Invert (Inversare): Inversaţi setările tonurilor de 

gri ale imaginii, astfel încât negrul devine alb şi 

viceversa. Faceţi clic din nou pentru a restabili 

setările iniţiale pentru tonurile de gri.

• Clockwise Rotation 90 degree (Rotire 90 grade în 

sensul acelor de ceas): Rotiţi imaginea cu 90 de 

grade în sens orar.

• Counter Clockwise Rotation 90 degree (Rotire 

90 grade în sens invers acelor de ceas): Rotiţi 

imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.

• Flip Horizontally (Rabatare pe orizontală): Rabataţi 

imaginea pe orizontală, de-a lungul liniei centrale.

• Flip Vertically (Rabatare pe verticală): Rabataţi 

imaginea pe verticală, de-a lungul liniei centrale.

• Reset (Resetare): Resetaţi toate operaţiile, cu 

excepţia opţiunii Invert (Inversare).
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Imagistica 3D în VitreaCore Viewer 
(Vizualizator VitreaCore)

În modul de imagistică 3D, manipulaţi imagini, 

efectuaţi măsurători şi definiţi şi afişaţi imagini 

multiplanare sau reformatate oblice. Ajustaţi şi 

sculptaţi pentru a elimina ţesutul nedorit. Pentru a 

putea fi vizualizată în 3D, o serie trebuie să fie CT 

sau MR şi trebuie să respecte cerinţe specifice de 

spaţiere şi orientare a imaginilor. Utilizaţi 

instrumentele descrise mai jos în modul de 

imagistică 3D.

Hide Centerline 
(Ascundere linie 
centrală)

Ascundeţi linia centrală.

Lock 3D 
(Blocare 3D)

Blocaţi studiul în 3D.

Snapshot 
(Instantaneu)

Realizaţi un instantaneu cu imaginea curentă şi îl afişaţi 
în fila Snapshots (Instantanee) din Data Manager 
(Manager date).

Save Image 
(Salvare imagine)

Selectaţi pentru a salva imaginea.

Save Screen 
Capture (Salvare 
captură de ecran)

Salvaţi o captură de ecran a portului de vizualizare 
curent în format DICOM sau Windows (sau în 
clipboard-ul Windows).

Print (Imprimare) Imprimaţi imaginea din portul de vizualizare curent, în 
format de captură secundară, la orice imprimantă 
configurată.

Reset MPR 
(Resetare MPR)

Selectaţi pentru a reseta MPR.

Element de 
meniu

Descriere
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ATENŢIE: Înainte de a începe procesarea 3D, verificaţi numărul de imagini de pe 
ecranul Study Directory (Director studii) şi asiguraţi-vă că s-a primit întreaga serie 
de la server.

Etichete pentru orientarea imaginilor

În modul 3D, orientarea imaginii este descrisă de etichete cu litere galbene 

situate pe fiecare margine a porturilor de vizualizare. Orientarea implicită este 

Superior (S) în partea de sus, Inferior (I) în partea inferioară, Right (Dreapta) (R) în 

partea dreaptă şi Left (Stânga) (L) în partea stângă. Când rotiţi, inversaţi sau 

rabataţi imaginile, etichetele de orientare din toate porturile de vizualizare se 

ajustează pentru a reflecta noua orientare.

Etichetele de orientare sunt formate dintr-o literă. Orientarea cea mai pregnantă 

este enumerată prima, a doua cea mai pregnantă - a doua, iar cea mai puţin 

pregnantă - a treia.

EXEMPLU 
S = Superior
SA = Superior anterior
RSA = Dreapta superior anterior

Superior

StângaDreapta

Inferior
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Rotirea imaginilor 3D

Rotirea imaginilor 3D este comportamentul implicit pentru butonul stâng al 

mouse-ului în modul 3D, când butonul reticulului este activ. Când selectaţi unul 

din celelalte instrumente, butonul stâng al mouse-ului va controla funcţia 

instrumentului respectiv.

• Faceţi clic pe imagine şi glisaţi.

SAU

Dacă aţi utilizat unul din celelalte instrumente 3D:

a. Faceţi clic pe butonul stâng al mouse-ului şi menţineţi-l până când 
săgeţile de sub pictogramă dispar.

b. Având cursorul poziţionat pe imaginea 3D sau în secţiune, faceţi clic şi 
glisaţi mouse-ul pentru a muta imaginea 3D în direcţia corespunzătoare.

NOTĂ: Este posibil ca performanţa reţelei să afecteze viteza de rotire a 
imaginii şi durata de răspuns.

Afişarea unui punct de interes (POI)

Izolaţi şi afişaţi o secţiune specifică a volumului utilizând punctul de interes şi 

izolaţi suplimentar punctul de interes în vizualizarea volumului.

1. Faceţi clic pe butonul  din vizualizatorul 3D.

Butonul se transformă în  pentru vizualizarea volumului, iar punctul de 

interes de la reticulele vizualizatorului MPR afişează vizualizarea 3D.

2. Rafinarea punctului de interes:

• Glisaţi reticulele din una din vizualizările MPR pentru a schimba locaţia 

punctului de interes afişat în vizualizarea volumului.

• Faceţi clic pe butonul din dreapta al mouse-ului şi ţineţi-l apăsat în 

vizualizarea 3D, apoi glisaţi pentru a mări sau a micşora suprafaţa 

punctului de interes.
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Controlul vizual 3D

Controlul vizual 3D conţine imagini multiplanare reformatate în formatele 

Sagital şi Coronal, precum şi volumul 3D şi scanările de tip Axial originale.

Sunt disponibile mai multe protocoale de anatomie implicite, pentru vizualizări 

clinice, din meniul derulant Protocols (Protocoale). Alegeţi protocolul cu 

ajutorul căruia se obţine cea mai bună vizualizare a structurilor anatomice la 

care lucraţi.

Utilizarea presetărilor 3D şi a protocoalelor de anatomie

Prezentare generală

Când încărcaţi un volum sau un studiu, VitreaCore atribuie un protocol de 

anatomie pe baza descrierii studiului. Protocolul schimbă culoarea, opacitatea şi 

fereastra/nivelul pentru a evidenţia elementele datelor relevante pentru tipul 

de examinare respectiv. Protocoalele implicite sunt puncte de plecare; 

modificaţi protocolul în conformitate cu tipul de examinare selectând un 

protocol nou din meniul derulant Protocols (Protocoale).

Consideraţi protocoalele VitreaCore şi presetările asociate acestora ca puncte 

de pornire convenabile. Ca atare, este posibil ca protocoalele să nu ofere fiecare 

în mod necesar setările de vizualizare optime pentru orice volum specific. Din 

acest motiv, VitreaCore oferă reglaje pentru ajustările de fineţe ale fiecărei 

imagini.

Alegerea unui protocol de anatomie

Păstraţi protocolul de anatomie atribuit de sistem sau selectaţi un altul.

Control Funcţie
Protocols 
(Protocoale)

Numai pentru vizualizări 3D. Selectaţi un protocol din 
meniul derulant. Protocoalele de anatomie conţin 
setări de vizualizare (definiţii pentru W/L (Fereastră/
Nivel), Opacity (Opacitate) şi culoare) adaptate tipului 
de examinare pe care îl vizualizaţi.
98 Sarcini uzuale
VPMC-13553 A



Pentru a selecta un protocol:

1. Faceţi clic pe  (dacă nu sunteţi deja în modul 3D).

Viewer (Vizualizator) comută într-un mod 3D care prezintă câte 4 imagini 

odată.

2. În meniul derulant Protocols (Protocoale) din controlul Visual (Vizual) 

, selectaţi protocolul de anatomie dorit din meniul derulant.

NOTĂ: Dacă iniţial lucraţi în VitreaAdvanced şi comutaţi la VitreaCore, este 
posibil să observaţi mici diferenţe între numele protocoalelor şi presetărilor. 
Alegeţi o opţiune similară celei selectate în VitreaAdvanced.

3. Faceţi dublu clic pe presetarea care prezintă cel mai bine tipul de 

examinare.

Setările sunt aplicate imaginii 3D.

Meniuri contextuale 3D/MPR

Meniul contextual 3D

Meniurile contextuale din VitreaCore pot să difere uşor de cele prezentate, în 

funcţie de diverşi factori, inclusiv tipul de studiu, modul imaginii (2D sau 3D) şi 

nivelul privilegiilor dvs. de utilizator.
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Element de 
meniu

Descriere

Monitor Layout 
(Format monitor)

Selectaţi tipul de format. De exemplu, 2 x 2.

Image Properties 
(Proprietăţi imagine)

Manipulaţi imaginea. Un meniu derulant 
afişează următoarele opţiuni:

• Rotate Right 90 degree (Rotire 90 grade 

dreapta): Rotiţi imaginea cu 90 de grade 

în sensul acelor de ceas.

• Rotate Left 90 degree (Rotire 90 grade 

stânga): Rotiţi imaginea cu 90 de grade 

în sens invers acelor de ceas.

• Flip Horizontally (Rabatare pe orizontală): 

Rabataţi imaginea pe orizontală, de-a 

lungul liniei centrale.

• Flip Vertically (Rabatare pe verticală): 

Rabataţi imaginea pe verticală, de-a 

lungul liniei centrale.

• Reset (Resetare): Resetaţi toate operaţiile, 

cu excepţia opţiunii Invert (Inversare).
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Interact Fast 
(Interacţiune rapidă)

Stabileşte viteza cu care se roteşte imaginea 
3D. Pentru a mări viteza de rotaţie, dacă este 
selectată opţiunea „Interact Speed” (Viteză 
interacţiune), rezoluţia imaginii este redusă 
temporar, în vederea măririi vitezei. Odată ce 
rotaţia este completă, calitatea imaginii este 
restabilită.

• Disable (Dezactivare): Fără reducerea 

rezoluţiei - cea mai lentă

• Interact Speed 1 (Viteză interacţiune 1): 

Rapidă

• Interact Speed 2 (Viteză interacţiune 2): 

Mai rapidă

• Interact Speed 3 (Viteză interacţiune 3): 

Cea mai rapidă (cea mai puternică 

reducere)

Lock 3D (Blocare 3D) Blocaţi studiul în 3D.

Save Image (Salvare 
imagine)

Selectaţi pentru a salva imaginea.

Snapshot 
(Instantaneu)

Realizaţi un instantaneu cu imaginea curentă, 
iar acesta este afişat în fila Snapshots 
(Instantanee) din Data Manager (Manager 
date).

Save Screen Capture 
(Salvare captură de 
ecran)

Salvaţi o captură de ecran a portului de 
vizualizare curent în format DICOM sau 
Windows (sau în clipboard-ul Windows).

Print (Imprimare) Imprimaţi imaginea din portul de vizualizare 
curent, în format de captură secundară, la 
orice imprimantă configurată.

Element de 
meniu

Descriere
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Loturile de imagini
Realizaţi loturi de imagini 3D, care sunt secvenţe de imagini pe care le puteţi 

supune acţiunilor cinematice sau le puteţi salva sub forma unui film. Utilizaţi 

fereastra Viewer (Vizualizator) pentru a configura formatul ferestrei şi a orienta 

imaginile de inclus în lot. Imaginile trebuie să aibă acelaşi volum al pacientului şi 

acelaşi format. Înainte de a crea lotul, eliminaţi informaţiile despre pacient din 

imagini.

În fila Batch (Lot) a ferestrei Viewer (Vizualizator), selectaţi punctele iniţial şi final 

ale succesiunii de imagini pentru lot. Apoi, specificaţi incrementul dintre 

imaginile pe care doriţi să le includeţi sau numărul de imagini, sau sistemul le 

poate calcula pentru dvs.

După ce aţi creat un lot:

• Imprimaţi-l la o imprimantă PostScript sau DICOM

• Trimiteţi-l la un dispozitiv DICOM

• Salvaţi-l ca film digital (format de film Windows .avi)

Sfaturi pentru planificarea loturilor de imagini

Planificaţi-vă loturile de imagini şi filmele digitale pentru a obţine o succesiune 

de imagini care corespunde aşteptărilor dvs. Dacă nu planificaţi, este posibil să 

uitaţi să afişaţi o anumită vizualizare a regiunii de interes, să nu utilizaţi opţiunea 

de afişare sau reglajele de imagine scontate sau să obţineţi alte rezultate 

nedorite.

Mai jos sunt enumerate câteva sfaturi pentru planificarea succesiunii de imagini, 

atât pentru loturile de imagini, cât şi pentru film.

Stabiliţi ce informaţii doriţi să fie prezentate în filmul digital sau în succesiunea 

lotului de imagini. Iată câteva întrebări care vă pot ajuta să organizaţi imaginile:

• Ce vizualizări ale imaginii doresc să afişez?

Utilizaţi un singur volum al pacientului şi un singur tip de format în tot filmul 

digital sau în tot lotul. De exemplu, dacă începeţi cu o vizualizare 3D a unui 

volum pentru Ioana Ionescu, utilizaţi formatul şi volumul respectiv în toate 

imaginile.
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• Ce setări VitreaCore dezvăluie caracteristicile importante pe care doresc să 

le afişez?

Evitaţi derutarea audienţei prin identificarea unei progresii logice. Elaboraţi 

succesiunea de imagini utilizând aceeaşi procedură pas cu pas pe care aţi 

utiliza-o şi pentru un raport scris.

Începeţi succesiunea de imagini cu un cadru de referinţă familiar persoanei 

care le vizualizează.

EXEMPLU Dacă persoana care vizualizează poate recunoaşte cu uşurinţă o parte 
din structura anatomică dintr-un anumit unghi, de exemplu o vedere posterioară 
a pelvisului, începeţi cu vizualizarea sub unghiul respectiv şi apoi rotiţi imaginea 
şi măriţi-o conform necesităţilor, pentru a vă concentra asupra unei regiuni de 
interes.

Planificaţi succesiunea de imagini astfel încât să transmită ideea pe care 

doriţi să o comunicaţi.

EXEMPLU Un tip de succesiune de imagini începe cu imaginea întreagă într-o 
orientare familiară, de exemplu, o vedere anterioară a cordului. În imaginile 
următoare, pe măsură ce măriţi imaginea, unele părţi ale structurilor anatomice 
se estompează, revelând o anumită regiune de interes, de exemplu un prolaps de 
valvă mitrală.

Faceţi tranziţii line – evitaţi să schimbaţi prea mult deodată.

Schimbaţi unghiul de vizualizare dintr-o serie de imagini, mai ales în filmele 

digitale, astfel încât persoana care vizualizează imaginile să poată urmări 

succesiunea acestora şi să înţeleagă ce se prezintă.

Formatele, vizualizările şi modurile loturilor

Creaţi un lot de imagini într-un vizualizator utilizând formatele vizualizatorului:

• imagine MPR prezentată câte 1 odată

• imagine 3D

Pe parcursul creării unui lot, trebuie să utilizaţi acelaşi volum al pacientului, 

acelaşi format, aceeaşi vizualizare a formatului (o vizualizare din orice format în 

care vizualizarea volumului diferă de formatul cu un singur volum) şi, în cazul 

vizualizărilor 3D, trebuie să folosiţi acelaşi mod al volumului, pe tot parcursul 

creării lotului.
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EXEMPLU Dacă începeţi cu un volum pentru Ioana Ionescu şi cu o imagine în 
vizualizare MPR axială în modul ortogonal, nu puteţi continua cu Ion Ionescu 
şi nici nu puteţi trece la o vedere sagitală, modul oblic, în timpul procesului de 
generare a lotului.

Ajustarea numărului de imagini

Acest cursor indică numărul de imagini pentru lot sau pentru filmul digital. 

Valoarea iniţială este 1. Ajustaţi cursorul Number of Images (Număr de imagini) 

după ce definiţi toate imaginile pentru lot sau după ce acceptaţi valoarea pe 

care VitreaCore o calculează automat când selectaţi imaginea de final a unui lot 

sau a unui film.

Reglarea mărimii pasului

Acest cursor indică intervalul dintre imaginile dintr-un lot. Valoarea iniţială 

pentru Step Size (Mărime pas) este 1. Ajustaţi cursorul pentru Step Size (Mărime 

pas) după ce definiţi toate imaginile pentru lot sau după ce acceptaţi valoarea 

Step Size (Mărime pas) pe care VitreaCore o calculează automat când selectaţi 

imaginea de final a unui lot sau a unui film. 

Valoarea pentru descrierea unui pas poate fi în secţiuni, milimetri sau grade, în 

funcţie de formatul cu care este realizat lotul - MPR Volume (Volum MPR) sau 

Volume (Volum).

NOTĂ: Valoarea pentru numărul de imagini şi valoarea pentru mărimea 
pasului sunt în raport invers una faţă de cealaltă: pe măsură ce mărimea 
pasului scade, numărul de imagini creşte.

EXEMPLU Distanţa dintre imaginea de început şi imaginea de final dintr-un lot 
MPR în vizualizare axială este de 25 mm. Numărul total de imagini din lot este de 
75. Nu puteţi glisa cursorul din câmpul Number of Images (Număr de imagini) la 
100 menţinând valoarea Step Size (Mărime pas) la 25 mm. În schimb, când măriţi 
numărul de imagini la 100, VitreaCore reduce automat mărimea pasului la o 
valoare mai mică de 25 de milimetri.

Crearea unui lot 3D

1. Încărcaţi seria în fereastra Viewer (Vizualizator) sau într-un port de vizualizare.

2. Faceţi clic pe .

Sunt afişate cele trei vizualizări MPR, iar vizualizarea 3D este randată în portul 

de vizualizare din stânga jos.
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3. Evaluaţi vizualizarea 3D şi stabiliţi caracteristicile şi orientările pe care doriţi 

să le includeţi în lot.

4. Orientaţi imaginea 3D în poziţia de început dorită.

5. Selectaţi fila .

Sunt afişate comenzile Batch (Lot), iar butonul  este activ.

6. Faceţi clic pe imaginea 3D pentru a defini poziţia de început a lotului. 

În partea de jos a imaginii este afişat un semn de selectare verde.

7. Orientaţi imaginea spre poziţia următoare pe care doriţi să o includeţi în lot. 

8. Faceţi clic pe  pentru a include imaginea în lot. 

9. Stabiliţi puncte Via (Prin) pe o serie de imagini pentru a vă asigura că 

acestea sunt incluse în lot. 

NOTĂ: În absenţa punctelor Via (Prin), VitreaCore reprezintă grafic traseul cel 
mai scurt până la orientarea finală şi poate omite o imagine pe care doriţi să 
o includeţi.

10. La ultima orientare a imaginii de inclus în lot, faceţi clic pe .

SFAT: Ajustaţi Step Size (Mărime pas) sau Number of Images (Număr de 

imagini).

11. Schimbaţi punctele de început şi/sau sfârşit:

• Faceţi clic pe  pentru a anula şi a reseta punctul final.

• Faceţi clic pe  pentru a relua de la început.

12. Faceţi clic pe pentru a crea lotul. Lotul este creat într-o fereastră popup 

şi este, de asemenea, afişat în fereastra Viewer (Vizualizator) după creare. 

13. Utilizaţi meniul contextual în fereastra Viewer (Vizualizator) pentru a modifica 

formatele, pentru a salva şi a şterge imagini şi pentru a crea etichete. 
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Crearea unui lot MPR

1. Încărcaţi seria în fereastra Viewer (Vizualizator) sau într-un port de vizualizare.

2. Faceţi clic pe .

Sunt afişate cele trei vizualizări MPR, iar vizualizarea 3D este afişată în portul 

de vizualizare din stânga jos.

3. Evaluaţi seria şi stabiliţi ce interval de secţiuni şi vizualizarea ortogonală pe 

care doriţi să le includeţi în lot.

4. Derulaţi la prima secţiune pe care doriţi să o includeţi în lot.

5. Selectaţi fila Batch (Lot).

Sunt afişate comenzile Batch (Lot), iar butonul  este activ.

6. Faceţi clic pe imaginea MPR pe care doriţi să o utilizaţi pentru a crea lotul.

În partea de jos a imaginii este afişat un semn de selectare verde.

7. Derulaţi la ultima imagine pe care doriţi să o includeţi în lot şi faceţi clic pe 

.

SFAT: Ajustaţi Step Size (Mărime pas) sau Number of Images (Număr de 

imagini).

8. Schimbaţi punctele de început şi/sau sfârşit:

• Faceţi clic pe  pentru a anula şi a reseta punctul final.

• Faceţi clic pe  pentru a relua de la început.

9. Faceţi clic pe  pentru a crea lotul.

Lotul este creat într-o fereastră popup şi este, de asemenea, afişat în 

fereastra Viewer (Vizualizator) după creare.
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10. Utilizaţi meniul contextual în fereastra Viewer (Vizualizator) pentru a 

modifica formatele portului de vizualizare şi ale imaginilor, pentru a adăuga 

etichete şi a utiliza cinematica. 

Anexa I

Preferinţele utilizatorului

Prezentare generală

Setaţi preferinţele utilizatorului în caseta de dialog User Preferences (Preferinţe 

utilizator), care conţine următoarele opţiuni, în funcţie de privilegiile dvs. de 

acces:

Preferinţele utilizatorului (setări specifice în funcţie de ID-ul 
utilizatorului)

Toţi utilizatorii îşi pot personaliza preferinţele în domeniile de mai jos. Aceste 

setări se activează de fiecare dată când utilizatorul se conectează:

• User Information (Informaţii despre utilizator) (parola şi adresa de 

e-mail)

• WW/WL Settings (Setări pentru WW/WL) (Window Width/Window Level 

– Lăţime fereastră/Nivel fereastră)

• Study Directory (Director studii)

• Label (Etichetă)

• Fonts (Fonturi)

• Diagnostic Tools (Instrumente de diagnosticare) (Test Network Speed - 

testare viteză reţea)

• Worklist Filter (Filtrul listei de lucru)

• Vessel Probe Settings (Setări pentru sondarea vaselor)

• Background Image Streaming (Streaming de imagini în fundal)
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• Application Tab Settings (Setări pentru fila Application (Aplicaţie))

• Output Settings (Setări pentru redarea rezultatelor)

• Report Tab Settings (Setări pentru fila Report (Raport))

• Export And Import (Export şi import)

Local Settings (Setări locale)

Setări specifice PC-ului client. Orice utilizator poate personaliza aceste setări.

• Background Image Streaming (Streaming de imagini în fundal)

Stabilirea preferinţelor utilizatorului

Prezentare generală

Toţi utilizatorii îşi pot personaliza preferinţele în mai multe zone. Aceste setări se 

activează de fiecare dată când utilizatorul se conectează.

Schimbarea adresei de e-mail sau a parolei de conectare

Numele, prenumele, ID-ul de utilizator, parola iniţială şi nivelurile de privilegii 

sunt configurate de administratorul de sistem pe serverul VitreaCore. Puteţi 

utiliza caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator) pentru a vă 

schimba adresa de e-mail sau parola. Pentru a solicita schimbarea ID-ului de 

utilizator, a numelui sau prenumelui ori a nivelului de privilegii, contactaţi 

administratorul de sistem.

1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2. În panoul din stânga, faceţi clic pe User Information (Informaţii utilizator).

Informaţiile despre utilizatorul curent sunt afişate în panoul din partea 

dreaptă.

3. Pentru a vă schimba adresa de e-mail, introduceţi noua adresă în câmpul 

Email Address (Adresă de e-mail).
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4. Pentru a vă schimba parola, parcurgeţi următorii paşi:

a. Faceţi clic pe Change Password (Schimbare parolă).
Este afişată caseta de dialog Change Password (Schimbare parolă).

b. În câmpul Old Password (Parolă veche), introduceţi parola veche.

c. În câmpul New Password (Parolă nouă), introduceţi parola nouă.

d. În câmpul Confirm Password (Confirmare parolă), introduceţi din nou 
parola nouă.

e. Faceţi clic pe Save (Salvare).
Caseta de dialog Change Password (Schimbare parolă) se închide. Dacă 
primiţi mesajul Wrong Password (Parolă greşită), aţi introdus greşit parola 
curentă. Reintroduceţi parola curentă şi încercaţi din nou.

5. Când aţi terminat, faceţi clic pe Save (Salvare).

Definirea presetărilor Window/Level (Fereastră/Nivel) specifice utilizatorului

Toţi utilizatorii îşi pot defini propriile presetări WW/WL (lăţime fereastră/nivel 

fereastră) uzuale în zona User (Utilizator) din caseta de dialog User Preferences 

(Preferinţe utilizator). Utilizatorii de nivel administrator pot defini şi setări WW/

WL valabile la nivel de sistem, în zona System (Sistem) din caseta de dialog User 

Preferences (Preferinţe utilizator).

1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2. În panoul din partea stângă, în dreptul setării dvs. pentru User ID 

(ID utilizator), faceţi clic pe WW/WL settings (Setări lăţime fereastră/nivel 

fereastră).

3. în panoul din partea dreaptă, faceţi clic pe New (Nou).

Este afişată caseta de dialog New WW/WL (Lăţime fereastră/Nivel fereastră 

noi).

4. În câmpul Name (Nume), introduceţi un nume pentru presetare.

5. În primul câmp WW/WL (Lăţime fereastră/Nivel fereastră), introduceţi 

setarea pentru Window Width (Lăţime fereastră) (WW).
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6. În al doilea câmp WW/WL (Lăţime fereastră/Nivel fereastră), introduceţi 

setarea pentru Window Level (Nivel fereastră) (WL).

7. Faceţi clic pe Save (Salvare).

Editarea unei presetări WW/WL existente

1. Faceţi dublu clic pe numele presetării pe care doriţi să o editaţi.

O casetă de dialog afişează setările WW/WL (Lăţime fereastră/Nivel 

fereastră) curente.

2. Schimbaţi orice setare după caz.

3. Faceţi clic pe Save (Salvare).

Ştergerea unei presetări personalizate

NOTĂ: Asiguraţi-vă că doriţi într-adevăr să ştergeţi presetarea. Dacă faceţi clic 
pe Delete immediately (Ştergere imediat), presetarea este ştearsă fără a vi se 
cere confirmarea.

1. În lista WW/WL Settings (Setări Lăţime fereastră/Nivel fereastră), selectaţi 

setarea WW/WL pe care doriţi să o ştergeţi.

2. Faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Stabilirea preferinţelor specifice utilizatorului pentru ecranul Study Directory 
(Director studii)

Utilizaţi caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator) pentru a 

personaliza aspectul şi comportamentul ecranului Study Directory (Director 

studii). În această zonă:

• Specificaţi coloanele care se afişează

• Specificaţi intervalul de timp dintre interogările automate ale serverului 

DICOM

• Stabiliţi alte preferinţe privind Study Directory (Director studii)

NOTĂ: Schimbările efectuate aici intră în vigoare la următoarea conectare pe 
care o efectuaţi.
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1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Study Directory (Director studii).

Panoul Study Directory Settings (Setări director studii) este afişat în partea 

dreaptă. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a introduce schimbările dorite:

Setare Descriere

Show Columns in 
Study Directory 
(Afişare coloane în 
directorul de 
studii)

Selectaţi caseta de validare din partea stângă a fiecărei 
coloane pe care doriţi să o includeţi în Study Directory 
(Director studii).

Zona Auto Query (Interogare automată)

Auto Query (Interogare automată) specifică frecvenţa interogărilor 
automate ale serverului de către staţia de lucru pentru a actualiza Study 
Directory (Director studii) cu studii noi.

Auto Query 
(Interogare 
automată)

Selectaţi caseta de validare pentru a activa interogarea 
automată.

Time Span 
(Interval de timp) 
__ minute

Numărul de minute dintre interogările automate 
DICOM ale serverului de către PC. Valoarea implicită 
este 1 minut. 

EXEMPLU Dacă pe server ar exista 400 de studii şi toate coloanele din Study 
Directory (Director studii) în care se poate efectua o căutare ar fi setate să 
afişeze All (Toate), Study Directory (Director studii) ar afişa doar 300 dintre 
cele 400 de studii de pe server.

Enable reference 
line for CT Scout 
images (Activare 
linie de referinţă 
pentru imaginile 
investigaţiilor CT)

Selectaţi caseta de validare pentru afişarea automată a 
liniilor de referinţă când vizualizaţi serii CT Scout.
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Save Worklist 
Presentation on 
Exit (Salvare 
prezentare listă de 
lucru la ieşire)

Această casetă este selectată în mod implicit. Selectaţi 
caseta pentru a configura Study Directory (Director 
studii) astfel încât să salveze criteriile curente (cum ar fi 
poziţia coloanelor, valorile filtrului de interogare şi/sau 
lăţimea coloanelor) când vă deconectaţi. Setările sunt 
restabilite automat la următoarea conectare. Pentru a 
dezactiva caracteristica, deselectaţi această casetă.

NOTĂ: Dacă această casetă este deselectată, se 
aplică valorile implicite. Pentru un administrator, 
interogarea implicită este Show All Studies (Afişare 
toate studiile). Pentru utilizatorii Advanced 
Diagnostic (Diagnostic avansat) şi Diagnostic, 
interogarea implicită este de a afişa toate studiile 
cu parametrul „Today” (Astăzi). Pentru un utilizator 
Clinical (Clinic), interogarea implicită este de a afişa 
toate studiile cu parametrul „Last Week” 
(Săptămâna trecută). Dacă nu există înregistrări 
care să se potrivească unui filtru de interogare, 
bara de stare afişează mesajul „No studies match 
the search criteria” (Niciun studiu nu se potriveşte 
criteriilor de căutare).

Auto close 
previous opened 
3D volume when 
opening a new 3D 
dataset (Închidere 
automată a 
volumului 3D 
deschis anterior la 
deschiderea unui 
nou set de date 
3D)

Selectaţi caseta de validare pentru a închide automat 
volumul 3D deschis atunci când deschideţi un alt 
studiu. Această opţiune eliberează spaţiu de memorie, 
ceea ce are ca rezultat un răspuns mai rapid al 
sistemului.

Show support 
button for 
feedback (Afişare 
buton de asistenţă 
pentru feedback)

Selectaţi caseta de validare pentru a afişa butonul de 

asistenţă prin e-mail: 

Setare Descriere
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3. Când terminaţi de configurat setările pentru Study Directory (Director 

studii), faceţi clic pe Save (Salvare).

Schimbările devin active la următoarea conectare pe care o efectuaţi 

(deconectaţi-vă de la VitreaCore şi reconectaţi-vă pentru ca setările să intre 

în vigoare).

Setarea preferinţelor specifice utilizatorului pentru etichete

Pentru a schimba formatul textului şi săgeţilor etichetelor:

1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2D Left Mouse 
Centered Zoom 
(Transfocare 2D 
centrată cu 
butonul stâng al 
mouse-ului)

Selectaţi caseta de validare pentru a activa 
transfocarea 2D centrată.

Compress Level for 
3D Image (Nivel 
compresie pentru 
imaginea 3D): 
High __ Low 
(Ridicat __ Redus)

Stabileşte cât de mult urmează să fie comprimată 
imaginea 3D. O compresie mai puternică are ca 
rezultat afişarea mai rapidă, dar o calitate mai slabă a 
imaginii. 

Caseta de dialog 
Auto Export 
(Export automat)

Selectaţi una dintre opţiunile de export automat:

• Ask to Save and Show (Solicită salvarea şi afişarea)

• Always Save and Never Show (Salvează 

întotdeauna şi nu afişa niciodată)

• Never Save and Never Show (Nu salva şi nu afişa 

niciodată)

Setare Descriere
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2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Label (Etichetă).

Setare Descriere

Zona Customized Text Annotation (Adnotare text personalizată)

Această zonă vă permite să introduceţi etichete cu text personalizate pe care 
le puteţi utiliza pentru a adnota imaginile.

Add (Adăugare) Pentru a adăuga o adnotare, faceţi clic pe Add 
(Adăugare), introduceţi text în caseta de dialog 
Add New Text Annotation (Adăugare adnotare text 
nouă) şi faceţi clic pe OK.

Delete (Ştergere) Pentru a şterge una din adnotări, selectaţi 
adnotarea şi faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Delete All (Ştergere 
toate)

Pentru a şterge toate adnotările fără a afişa o 
solicitare de confirmare.

Up (Sus) Pentru a muta mai sus în listă o adnotare frecvent 
utilizată, selectaţi adnotarea şi faceţi clic pe Up 
(Sus).

Down (Jos) Pentru a muta mai jos în listă o adnotare care nu 
este utilizată frecvent, selectaţi adnotarea şi faceţi 
clic pe Down (Jos).

Zona Arrow (Săgeată)

Zona Arrow (Săgeată) vă permite să personalizaţi formatul săgeţilor de 
adnotare pe care pe puteţi plasa pe imagini.

Width (Lăţime) Pentru a schimba dimensiunea implicită a săgeţii, 
selectaţi o dimensiune de săgeată din meniul 
derulant Width (Lăţime). Lăţimea implicită este 6.

Color (Culoare) Pentru a schimba culoarea implicită a săgeţii, 
selectaţi o culoare din meniul derulant Color 
(Culoare). Culoarea implicită este Cyan.

Zona Background Mode (Mod fundal)
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3. Când terminaţi de modificat setările pentru Label (Etichetă), faceţi clic pe 

Save (Salvare).

NOTĂ: Mai puteţi schimba formatul reticulelor pentru un anumit studiu 
când sunteţi în fereastra Viewer (Vizualizator). Schimbaţi-l aici dacă doriţi să 
modificaţi formatul implicit pentru toate studiile.

Schimbarea fonturilor de pe ecran

1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Fonts (Fonturi).

3. Din meniul derulant Category (Categorie), selectaţi dintre următoarele 

opţiuni:

• Study Directory (Director studii)

• DICOM Header (Antet DICOM)

• Label (Etichetă)

• Measurement Label (Etichetă măsurătoare)

• Menu (Meniu)

4. Faceţi clic pe Change Font... (Schimbare font...). Este afişată caseta de 

dialog Font.

Transparent Pentru a schimba fundalul implicit al etichetelor cu 
text, selectaţi Transparent sau Opaque (Opac). 
Fundalul implicit este Transparent.Opaque (Opac)

Save typed annotation 
as customized text 
annotation (Salvare 
adnotare introdusă 
drept adnotare text 
personalizată).

Pentru a salva toate adnotările pe care le tastaţi ca 
fiind adnotări text predefinite: pe măsură ce tastaţi 
adnotările, software-ul le salvează şi le face 
disponibile sub formă de Customized Text 
Annotations (Adnotări text personalizate). Selectaţi:

• Save typed annotation as customized text 

annotation (Salvare adnotare introdusă drept 

adnotare text personalizată). Adnotarea 

implicită este ştearsă.

Setare Descriere
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5. Selectaţi setările dorite pentru font (font, stil, dimensiune, efecte şi culoare).

6. Faceţi clic pe OK.

7. Când sunteţi mulţumit de formatul fontului din fereastra de previzualizare, 

faceţi clic pe Save (Salvare).

8. Pentru a schimba fontul alegând altă categorie, selectaţi o categorie diferită 

la pasul 3 de mai sus, apoi repetaţi această procedură.

Crearea unui filtru nou de interogare a listei de lucru:

1. Faceţi clic pe New (Nou).

Este afişată caseta de dialog Query Filter (Filtru interogare).

2. Introduceţi criteriile filtrului şi un Filter Name (Nume filtru).

3. Faceţi clic pe Save (Salvare).

Noul filtru de listă de lucru este salvat şi este disponibil în meniul derulant 

Worklist Filter (Filtru listă de lucru).

Ştergerea unui filtru de interogare a unei liste de lucru:

1. Selectaţi şi evidenţiaţi numele filtrului.

2. Faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Filtrul este şters şi nu mai este disponibil în meniul derulant Worklist Filter 

(Filtru listă de lucru).
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Vessel Probe Settings (Setări pentru sondarea vaselor)

Vessel Probe Settings (Setări sondare vase) vă permit să adăugaţi nume 

predefinite în vederea utilizării la denumirea vaselor în cadrul acţiunii Vessel 

Probe (Sondare vase).

• Când terminaţi de modificat setările pentru Label (Etichetă), faceţi clic pe 

Save (Salvare).

Background Image Streaming (Streaming de imagini în fundal)

Background Image Streaming (Streaming de imagini în fundal) are două 

moduri:

• LAN

• WAN

Acesta are setări pentru prelecturarea întregului studiu şi prelecturare 

interactivă.

Application Tab Settings (Setări pentru fila Application (Aplicaţie))

Activaţi sau dezactivaţi fila Application (Aplicaţie).

Setare Descriere

Add 
(Adăugare)

Pentru a adăuga un nume de vas, faceţi clic pe Add 
(Adăugare), introduceţi text în caseta de dialog Add New 
Pre-Defined Vessel Name (Adăugare nume predefinit nou 
pentru vas) şi faceţi clic pe OK.

Delete 
(Ştergere)

Pentru a şterge unul din numele vaselor, selectaţi adnotarea şi 
faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Remove All 
(Eliminare 
toate)

Pentru a şterge toate numele de vase.

Up (Sus) Pentru a muta mai sus în listă un nume de vas frecvent 
utilizat, selectaţi adnotarea şi faceţi clic pe Up (Sus).

Down (Jos) Pentru a muta mai jos în listă un nume de vas care nu este 
utilizat frecvent, selectaţi adnotarea şi faceţi clic pe Down 
(Jos).
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Output Settings (Setări pentru redarea rezultatelor)

Activaţi sau dezactivaţi opţiunea de salvare a fişierelor Windows.

Report Tab Settings (Setări pentru fila Report (Raport))

Activaţi sau dezactivaţi fila Report (Raport).

Export and Import Setting (Setare pentru export şi import)

Activaţi sau dezactivaţi DICOM Export (Export DICOM), Import Media (Import 

suport stocare) şi Save Media (Salvare suport stocare).

Local Settings (Setări locale)

Background Image Streaming (Streaming de imagini în fundal)

Pentru a activa memoria cache a discului (salvarea imaginilor pe unitatea de 

disc locală anterior vizualizării), selectaţi caseta Enable disc cache (Activare 

memorie cache disc) şi introduceţi o valoare pentru Disc Cache Size 

(Dimensiune memorie cache disc) (implicit: 200 MB).

Când aţi terminat de modificat setările pentru streamingul de imagini în fundal, 

faceţi clic pe Save (Salvare).

NOTĂ: Dacă nu puteţi selecta caseta Enable disc cache (Activare memorie 
cache disc), contactaţi administratorul de sistem.

Network Speed (Viteza în reţea)

Testarea vitezei în reţea

Pentru a obţine performanţe optime cu VitreaCore, reţeaua pe care transferaţi 

fişierele trebuie să ruleze la viteză minimă. Traficul intens în reţea sau alţi factori 

afectează performanţa sistemului. Puteţi testa oricând viteza conexiunii dvs. de 

reţea verificând-o cu ajutorul opţiunii Ping Data Size (Ping dimensiune date) în 

User Preferences (Preferinţe utilizator).
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NOTĂ: Performanţa înregistrată utilizând software-ul VitreaCore depinde în 
mare măsură de viteza reţelei. Pentru performanţe optime, asiguraţi-vă că 
reţeaua funcţionează într-un interval de viteze de reţea acceptabil.

• Pentru acces local, reţea 10/100M Base T

• Interval acceptabil pentru viteze de reţea 100M Base T: 5.000 - 

12.000 kBps

• Pentru acces în afara locaţiei, lăţime de bandă mai mare de 1,0 Mbps

1. Faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog User Preferences (Preferinţe utilizator).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Diagnostic Tools (Instrumente 

diagnosticare).

În panoul din partea dreaptă este afişată caseta Ping

3. Introduceţi o dimensiune a pachetului de date între 16 şi 6144 şi faceţi clic 

pe Ping.

Sistemul verifică de cinci ori viteza din reţea.

4. Asiguraţi-vă că trei sau mai multe viteze de reţea se încadrează în intervalul 

acceptabil. Ar trebui ca sistemul să prezinte performanţe optime. Dacă 

sistemul pare în continuare lent, contactaţi administratorul de sistem sau 

compania Vital Images.

5. Dacă mai puţin de trei viteze se încadrează în intervalul acceptabil, este 

posibil ca infrastructura reţelei să fie cauza funcţionării lente. Contactaţi 

administratorul de sistem.
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Anexa II

Mesaje de eroare

All of the available 3D rendering sessions are currently in use. (Toate sesiunile de 
randare 3D disponibile sunt momentan în uz.)

Indică, în mod tipic, faptul că serverele de imagini sunt ocupate cu procesarea 

solicitărilor de utilizator pentru imagini 3D. Aşteptaţi şi încercaţi din nou mai 

târziu.

Cannot connect to server (Nu se poate realiza conectarea la server).

Clientul VitreaCore nu a putut stabili o conexiune cu serverul de imagini 

VitreaCore. Aceasta se poate întâmpla din mai multe motive, cum ar fi o 

conexiune nereuşită în reţeaua de PC-uri locală, o deconectare generală a 

reţelei, o eroare de server, întreruperea alimentării etc. Pentru problemele 

posibile, contactaţi administratorul IT sau administratorul de reţea.

Not enough memory to load volume. (Memorie insuficientă pentru a încărca 
volumul.)

Indică fie faptul că serverul de imagini este ocupat cu procesarea solicitărilor de 

la utilizatori, fie faptul că volumul de imagini este prea mare pentru a fi procesat. 

Aşteptaţi şi încercaţi din nou sau, dacă volumul este prea mare, încercaţi să îl 

reconstruiţi.

Depanare pentru refacerea instantaneelor

Dacă este afişată caseta de dialog prezentată mai jos, după ce vedeţi acest 

ecran consultaţi lista de cauze şi sugestii de soluţionare.
120 Sarcini uzuale
VPMC-13553 A



Volume load failed. (Încărcarea volumului nu a reuşit.)

Indică faptul că este posibil ca setul de date să prezinte o problemă. Contactaţi 

administratorul.

Worklist Query Limit (Limită de interogare a listei de lucru)

Indică faptul că pe server există mai multe studii decât este configurat sistemul 

să preia. Aveţi următoarele opţiuni:

• Limitaţi numărul de rezultate afişate în Study Directory (Director studii), în 

cazul în care căutaţi un anumit studiu

• Modificaţi setarea Maximum worklist items (Număr maxim elemente din 

lista de lucru) din caseta de dialog User Preferences | Study Directory 

(Preferinţe utilizator | Director studii).

Cauză Sugestie
Secţiuni DICOM lipsă sau în plus. Instantaneul nu poate fi restabilit.

Configuraţia de construire a 
volumului s-a modificat, având 
ca rezultat utilizarea unor setări 
de interpolare diferite.

Contactaţi administratorul. Setul 
de date trebuie să fie retrimis 
către VIMS.

Alte schimbări de configuraţie 
VIMS.

Contactaţi administratorul.
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Distribuirea rezultatelor 

Conţinut
• Distribuirea rezultatelor – Prezentare generală

• Fereastra Report (Raport)

Distribuirea rezultatelor – Prezentare 
generală

VitreaCore salvează instantaneele, loturile şi filmele create în fereastra Report 
(Raport). În fereastra Report (Raport):

• Creaţi, exportaţi, imprimaţi sau publicaţi/postaţi rapoarte conţinând până la 
24 de imagini ale pacientului într-o pagină.

• Utilizaţi şabloane specifice în funcţie de protocol, conţinând câmpuri de 
text editabile.

• Adăugaţi loturi de imagini şi filme digitale.

• Adăugaţi săgeţi, adnotări şi comentarii la raport.

• Utilizaţi instantanee pentru a restabili un flux de lucru anterior în fereastra 
Viewer (Vizualizator).

• Salvaţi instantaneele sau loturile pe orice dispozitiv DICOM sau PACS 
conectat la reţea.
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Accesaţi caracteristicile de mai jos din fereastra Report (Raport):

• O listă Findings (Rezultate), care vă permite să filtraţi întreaga listă de 
instantanee de examinat şi de selectat în funcţie de fluxul de lucru,

• Un set cu şabloane de rapoarte specifice protocolului, care includ pagini de 
text cu câmpuri de text care pot fi selectate şi editate,

• Instrumente pentru selectarea instantaneelor, lucrul cu instantanee, 

adăugarea de pagini la raport şi lucrul cu rapoarte.

Fereastra Report (Raport)
VitreaCore salvează instantaneele, loturile şi filmele create în fereastra Report 

(Raport). De aici, creaţi şi distribuiţi rapoartele. 

Număr 
legendă

Descriere

1 Lista de rezultate

2 Butoane de filtrare

3 Tava Findings (Rezultate)

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Lista Findings (Rezultate)

Faceţi clic pe un rând din lista Findings (Rezultate) pentru 

a filtra instantaneele, loturile şi filmele care sunt afişate în 

tavă.

Butoane de filtrare

Utilizaţi butoanele de filtrare a instantaneelor pentru a afişa instantanee care 

sunt sau care nu sunt incluse în raport în momentul respectiv.

4 Butoane de gestionare a rezultatelor

5 Fomate de şabloane

6 Butoane de gestionare a raportului

7 Pagina Report (Raport)

8 Instrumentele şi butoanele de navigare aferente 
raportului

9 Butoane de distribuire a raportului

Număr 
legendă

Descriere

Faceţi 
clic pe:

Pentru:

A afişa imaginile miniaturale ale tuturor instantaneelor, 
loturilor şi filmelor pentru studiul de pacient.

A afişa numai instantanee, loturi şi filme care în momentul 
respectiv nu sunt incluse în raport.

A afişa numai instantanee, loturi şi filme incluse în raport în 
momentul respectiv.
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Tava Findings (Rezultate)

Afişează imagini miniaturale ale instantaneelor, loturilor şi filmelor. 

1. Pentru a selecta un rezultat, faceţi clic pe imaginea 

miniaturală.

SFAT: Pentru a selecta mai multe rezultate, apăsaţi tasta 

CTRL şi faceţi clic pe imaginile miniaturale.

NOTĂ: Rezultatele cu imaginea  în colţul din dreapta jos nu pot fi 
restabilite în VitreaAdvanced.

2. Faceţi dublu clic pe instantaneu pentru a previzualiza o imagine mai mare a 

unui rezultat.

3. Pentru a previzualiza un film, faceţi dublu clic pe imaginea miniaturală a 

filmului sau faceţi clic pe legătura Movie (Film).

4. Pentru a examina un lot de imagini, faceţi dublu clic pe imaginea 

miniaturală a lotului, apoi faceţi clic dreapta şi glisaţi pe imagine.

Butoane de gestionare a rezultatelor

Utilizaţi butoanele de gestionare a rezultatelor pentru a distribui rezultatele.

Faceţi 
clic pe:

Pentru:

A restabili un flux de lucru înapoi în fereastra Viewer 
(Vizualizator). Fluxul de lucru al instantaneului va fi restabilit.

NOTĂ: Rezultatele cu imaginea  în colţul din dreapta 
jos nu pot fi restabilite în VitreaAdvanced.

A şterge instantaneul, lotul sau filmul selectat.

A exporta la destinaţie instantaneul sau lotul selectat.
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1

2

4

3
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Legendă Descriere
1 Lista Series (Serie): o listă cu rezultatele selectate şi 

informaţii despre seria asociată. Rezultatele sunt indicate în 
ordinea în care au fost selectate.

SFAT: Faceţi clic pe un antet pentru a sorta lista în 

funcţie de câmpul respectiv.

Pentru a schimba ordinea seriei care urmează să fie 
exportate, selectaţi descrierea unei serii şi glisaţi-o în sus 
sau în jos.

Pentru a redenumi descrierea unei serii, faceţi dublu clic pe 
numele unei serii şi introduceţi o descriere nouă. Faceţi clic 
pe Update (Actualizare) când aţi terminat.

2 Caseta Export to: (Export la:) afişează o listă cu serverele de 
destinaţie pentru export, în care se pot face selectări 
multiple.

Selectaţi caseta de validare pentru destinaţiile adecvate.

Selectaţi caseta de validare din antet pentru a selecta toate 
destinaţiile din listă.
128 Distribuirea rezultatelor
VPMC-13553 A



3 Export Options (Opţiuni export):

SFAT: Pentru a afişa panoul complet cu Export Options 

(Opţiuni export), faceţi clic pe  în partea 

dreaptă a barei de titlu Export Options (Opţiuni 

export).

Change all series descriptions (Se modifică toate 
descrierile seriilor) – modificaţi descrierile seriilor pentru 
toate seriile din lista de serii. Acest câmp poate fi lăsat 
necompletat.

Export as a separate series (Export ca serie separată) – 
exportaţi instantaneele şi loturile selectate din Series List 
(Listă serii) ca elemente separate. Aceasta nu modifică 
gruparea seriei. Aceasta este opţiunea implicită.

Export as a single series (Export ca serie singulară) – 
exportaţi toate instantaneele şi loturile selectate ca un grup 
singular, cu acelaşi ID de serie.

Export by clinical application (Export după aplicaţia 
clinică) – exportaţi fiecare imagine a instantaneelor sau 
loturilor selectate grupate în funcţie de protocolul utilizat 
pentru a crea instantaneul/lotul. Fiecare grup reprezintă o 
singură serie, cu acelaşi ID de serie.

De exemplu: toate rezultatele create cu protocolul CT 
Vascular: Renal sunt grupate într-o singură serie, iar toate 
rezultatele create cu protocolul CT Vascular: Aorta sunt 
grupate într-o altă serie.

Export Images with annotations (Export imagini cu 
adnotări) – exportă imaginile cu adnotările (rigle, unghiuri, 
săgeţi, etichete etc.) incluse. Această acţiune se aplică 
tuturor documentaţiilor şi transformă instantaneele în 
capturi secundare. Instantaneele pot fi restabilite.

Legendă Descriere
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Restabilirea imaginilor şi a fluxurilor de lucru salvate (numai în fereastra 
VitreaAdvanced Viewer (Vizualizator Vitrea avansat))

Din fereastra Report (Raport), restabiliţi un instantaneu pentru volumul încărcat 

curent, în fereastra VitreaAdvanced Viewer (Vizualizator Vitrea avansat). 

NOTĂ: Instantaneele nu pot fi restabilite în fereastra VitreaCore Viewer 
(Vizualizator VitreaCore).

Când restabiliţi o imagine salvată în fereastra VitreaAdvanced Viewer 

(Vizualizator Vitrea avansat), este restabilit, de asemenea, şi fluxul de lucru. 

Fluxul de lucru include imagini ale volumului pacientului şi starea ferestrei 

Viewer (Vizualizator) din momentul în care imaginea a fost salvată, inclusiv:

• Protocolul şi presetarea selectată

• Setările Visual (Vizual) din momentul în care aţi realizat instantaneul

• Formatul ferestrei Viewer (Vizualizator)

• Modurile 3D sau MPR

• Orice etichete, rigle şi săgeţi

• Orice rezultat al segmentărilor sau scorului de calciu

NOTĂ: Rezultatele cu imaginea  în colţul din dreapta jos nu pot fi 
restabilite în VitreaAdvanced. Acestea includ instantanee realizate în 
fereastra VitreaCore Viewer (Vizualizator VitreaCore).

NOTĂ: Loturile şi filmele nu pot fi restabilite.

4 Image Options (Opţiuni imagine):

NOTĂ: Instantaneele exportate cu oricare dintre aceste 
opţiuni selectate nu pot fi restabilite.

Force conversion to monochrome (Forţare conversie la 
monocrom) – realizează conversia instantaneelor şi loturilor 
la versiunea monocromă în tonuri de gri. 

Reduce size of DICOM files (Reducere dimensiuni fişiere 
DICOM) – elimină etichetele confidenţiale şi reduce 
dimensiunea fişierelor. 

Legendă Descriere
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NOTĂ: Pentru a restabili un instantaneu salvat utilizând o opţiune cu licenţă, 
trebuie să existe disponibilă o licenţă pentru opţiunea respectivă.

NOTĂ: Restabiliţi fluxuri de lucru din instantanee salvate doar pentru 
volumul încărcat în momentul respectiv. Dacă încercaţi să restabiliţi un 
instantaneu dintr-un volum care nu este încărcat în momentul respectiv, vi 
se va solicita ca mai întâi să încărcaţi volumul.

Meniul contextual de gestionare a rezultatelor

Utilizaţi meniul contextual pentru a efectua 

diferite sarcini.

Selectaţi: Pentru:
Add All 
(Adăugare 
toate)

A selecta Add All (Adăugare toate) pentru a plasa automat 
toate instantaneele la finalul raportului sau apăsaţi pe 
CTRL şi faceţi clic pentru a selecta instantanee şi a le glisa 
în şablonul raportului.

Select All 
(Selectare 
toate)

A selecta toate instantaneele, seriile şi filmele din tava 
Findings (Rezultate).

Delete 
(Ştergere)

A şterge instantaneul, lotul sau filmul selectat.

Export A exporta instantaneele în DICOM.

Preview 
(Previzualizare)

A vizualiza instantaneul, lotul sau filmul selectat.

Restore 
(Restabilire)

A restabili un flux de lucru la starea din fereastra Viewer 
(Vizualizator) din momentul în care a fost realizat 
instantaneul.

Series 
Description 
(Descriere 
serie)

A modifica descrierea seriei.
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Formate de şabloane

Selectaţi o filă pentru a afişa diverse tipuri de şabloane: Images (Imagini), 

Worksheets (Fişe de lucru), Full Reports (Rapoarte complete). Utilizaţi zona 

Templates (Şabloane) pentru a selecta şabloane de rapoarte generale sau 

specifice protocoalelor.

Selectaţi fila Images (Imagini) pentru a selecta un format pentru imagini.

Selectaţi fila Worksheets (Fişe de lucru) pentru a selecta şablonul unei fişe de 

lucru. Fişele de lucru sunt rapoarte de o pagină.

SFAT: Selectaţi şablonul de fişă de lucru adecvat pentru studiul la care lucraţi.

Selectaţi fila Full Reports (Rapoarte complete) pentru a selecta un şablon de 

raport specific.
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Butoanele pentru şabloane

Utilizaţi butoanele Template (Şablon) pentru a modifica raportul sau pentru a 

adăuga pagini la acesta.

Faceţi clic 
pe:

Pentru:

A adăuga o pagină nouă din şablonul selectat la finalul 
raportului.

A înlocui pagina curentă a raportului cu şablonul/
formatul selectat.

A copia conţinutul şablonului Report (Raport) în 
memoria clipboard din Windows. A lipi conţinutul 
într-un document Word sau într-un alt program de text 
(e-mail, aplicaţii de raportare aparţinând unor părţi terţe).

NOTĂ: Pentru a lipi conţinutul într-un document 
Word, trebuie să fie instalat programul Microsoft 
Word.

Clic dreapta 
şi selectare 

A crea un raport nou, a insera o pagină nouă din 
şablonul selectat înainte sau după pagina de raport 
afişată sau a anexa o pagină.
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Crearea raportului

Creaţi raportul în fereastra Report (Raport).

1. În secţiunea Templates (Şabloane), selectaţi fila Images (Imagini).

2. Selectaţi un şablon şi faceţi clic pe Add (Adăugare).

3. Pentru a adăuga instantanee, loturi sau filme, glisaţi imaginea miniaturală 

pe o suprafaţă pentru imagini din raport.

SFAT: Pentru a înlocui o imagine din unul dintre cadre, glisaţi şi plasaţi o altă 

imagine miniaturală peste aceasta.

NOTĂ: Când plasaţi o imagine într-un cadru, asiguraţi-vă că marginile nu 
elimină informaţii importante, cum ar fi structuri anatomice sau măsurători.

4. Pentru a adăuga zone de text într-un raport, faceţi clic pe eticheta „ab” 

şi tastaţi textul nou, apoi apăsaţi pe Enter.
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5. Pentru a edita zone de text din raport, faceţi clic pe orice text cu un chenar, 

apoi introduceţi textul nou.

Instrumente pentru raport

Utilizaţi butoanele Report Tools (Instrumente raport) 

pentru a salva, a restabili sau a marca un raport.

Faceţi 
clic pe: 

Pentru:

A salva o ciornă a raportului.

A restabili o ciornă de raport salvată.

A selecta panoul unui raport.

A adăuga o etichetă la panoul unui raport.

SFAT: Pentru a edita o etichetă, faceţi clic pe aceasta, 

apoi faceţi clic pe caseta de text.

SFAT: Pentru a şterge o etichetă, faceţi clic pe aceasta, 

apoi apăsaţi pe DEL.

A adăuga o săgeată la panoul unui raport.

SFAT: Pentru a şterge o săgeată, faceţi clic pe aceasta

SFAT: Când plasaţi cursorul deasupra săgeţii, aceasta 

devine galbenă.

A şterge pagina curentă a raportului.

A şterge imaginea selectată din pagina raportului.

A anula ultima acţiune.

A reface ultima acţiune anulată.
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Salvarea şi restabilirea ciornei unui raport

1. Faceţi clic pe  pentru a salva rezultatele din momentul respectiv ca o 

ciornă de raport.

2. Faceţi clic pe  pentru a restabili un raport în vederea vizualizării sau 

pentru a adăuga rezultate noi.

3. Pentru a adăuga rezultate noi într-un raport salvat, restabiliţi raportul în fila 

Report (Raport). Utilizaţi fila Viewer (Vizualizator) pentru a crea rezultate noi.

SFAT: Restabiliţi un raport înainte de a adăuga rezultate noi. Dacă restabiliţi 

un flux de lucru dintr-un instantaneu, trebuie restabilite atât 

instantaneul fluxului de lucru, cât şi raportul.

Navigarea în raport

Utilizaţi butoanele Report Navigation (Navigare raport) pentru a naviga între 

paginile unui raport.

Distribuirea raportului 

Faceţi 
clic pe:

Pentru:

Salt la prima sau la ultima pagină a raportului.

Salt la pagina anterioară sau la pagina următoare a 
raportului.
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Utilizaţi butoanele Report Distribution (Distribuire raport) pentru a distribui 

raportul. 

Faceţi 
clic pe

Pentru

 
A imprima un raport în vederea distribuirii.

SFAT: Utilizaţi butonul Preferences (Preferinţe) din 

caseta de dialog Print (Imprimare) pentru a 

stabili orientarea la formatul peisaj, dacă doriţi 

(de exemplu, este posibil ca şabloanele C1,2 şi 

C1,3 să se imprime mai bine în orientarea 

peisaj).

A imprima un raport la o imprimantă DICOM.

A posta raportul în PACS.

A crea o versiune în Microsoft Word.

SFAT: Această opţiune este utilă dacă doriţi să 

partajaţi raportul cu un utilizator care nu 

foloseşte VitreaCore.

NOTĂ: Pentru a crea o versiune în Microsoft Word, 
trebuie să fie instalat programul Microsoft Word.

A exporta raportul la un server DICOM.
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A salva raportul pe suport utilizând Media Manager 
(Manager suporturi stocare).

NOTĂ: Media Manager (Manager suporturi stocare) 
este disponibil din Study Directory (Director studii).

Faceţi 
clic pe

Pentru
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Export pe serverele DICOM

Şabloane personalizate

Personalizaţi zonele de text din şabloanele rapoartelor.

1. Faceţi clic pe un antet sau pe o zonă de text încadrată de un chenar.

2. Introduceţi noul text.

3. Faceţi clic în exteriorul chenarului.

Trimiterea imaginilor la PACS sau pe alt server din Study Directory (Director 
studii)

Pentru a trimite o imagine la un server PACS sau la un alt server:

1. Selectaţi fila Data Manager (Manager date). Dacă aţi realizat instantanee, 

acestea sunt salvate în tava Snapshots (Instantanee).

1

2

# Descriere
1 Caseta Export to: (Export la:) afişează 

o listă cu serverele de destinaţie 
dorite pentru export, în care se pot 
face selectări multiple.

2 Series Options: (Opţiuni serie:) 
Series Description (Descriere serie) - 
Introduceţi text în acest câmp 
pentru a-l aplica drept descriere a 
seriei pentru toate instantaneele/
loturile selectate la export.
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2. Selectaţi fila Snapshots (Instantanee).

3. Faceţi clic dreapta pe imaginea miniaturală.

4. Faceţi clic pe DICOM Export (Export DICOM).

Este afişată caseta de dialog VitreaCore - DICOM Export - Evidence 

(VitreaCore - Export DICOM - Documentaţie).

5. Selectaţi serverul destinaţie dorit din listă.

6. Faceţi clic pe Export.
140 Distribuirea rezultatelor
VPMC-13553 A



Exportarea automată a rezultatelor

Exportaţi automat rezultatele DICOM înapoi în PACS.

1. După ce creaţi rezultate (instantanee sau loturi) şi închideţi studiul (sau 

selectaţi fila Study Directory (Director studii)), este afişat dialogul Auto 

Export (Export automat).

2. Utilizaţi meniul derulant Group (Grup) pentru a selecta locaţia unde doriţi să 

exportaţi rezultatele.

3. Alegeţi opţiunea Export Selected (Export selectate) sau Export All 
(Export toate) pentru instantanee sau loturi.

Email to Clinician (E-mail pentru clinician)

Această opţiune, accesibilă din Study Directory (Director studii), vă permite să 

trimiteţi unui medic un e-mail care include o legătură către un studiu selectat. 

1. Faceţi clic dreapta pe studiul dorit din Study Directory (Director studii).

2. Selectaţi Email to Clinician (E-mail pentru clinician) pentru a afişa ecranul 

Email to Clinician (E-mail pentru clinician).

3. Introduceţi adresa de e-mail a clinicianului şi orice comentariu suplimentar 

şi faceţi clic pe Send (Trimitere).
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Structurile osoase şi coloana 
vertebrală

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Utilizarea ajustării 3D

• Sculptare în 3D

• Efectuarea unei reformatări curbate manuale

• Etichetarea coloanei vertebrale

• Utilizarea unghiurilor Cobb

• Realizarea instantaneelor

IV Distribuirea rezultatelor

Structurile osoase şi coloana vertebrală – 
Prezentare generală

Finalizaţi procedurile din cadrul acestui modul pentru a analiza şi a examina 

fracturile de os suspectate şi a efectua măsurători.
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Lecţia despre structurile osoase şi 
coloana vertebrală

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului, pentru a încărca un 

studiu al structurilor musculo-scheletice.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul pentru structuri musculo-scheletice nu este selectat, faceţi 

clic pe meniul derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual 

(Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Musculoskeletal (Musculo-scheletic).

III. Efectuarea analizei

Utilizarea ajustării 3D

Liniile de ajustare sunt afişate sub formă de chenare rectangulare în toate cele 

trei porturi de vizualizare MPR şi sunt codificate în culori în funcţie de 

vizualizarea respectivă:

• Sagitală: albastru

• Coronală: verde

• Axială: roşu
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Redimensionaţi regiunea ajustată în unul sau mai multe din porturile de 

vizualizare MPR trăgând liniile în orice mod Tool (Instrument) (WinLev (Fereastră 

şi nivel), Crosshair (Reticul), Snap (Instantaneu), Ruler (Riglă), Label (Etichetă), 

Sculpt (Sculptare)).

Toate datele din exteriorul chenarului de ajustare sunt excluse. Portul de 

vizualizare 3D (randare MIP/randare volume) afişează noua imagine 3D, 

incluzând numai structurile anatomice din interiorul chenarului.

1. Poziţionaţi cursorul deasupra liniei de ajustare din planul axial, sagital sau 

coronal (sau din plane multiple) până când cursorul ia forma a două săgeţi.

2. Glisaţi marginea chenarului de ajustare pentru a elimina structurile 

anatomice pe care nu doriţi să le vedeţi în imaginea 3D.

3. Repetaţi această procedură conform necesităţilor, în oricare dintre 

vizualizările ortogonale, până când izolaţi structurile anatomice dorite.

Sculptare în 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

2. În portul de vizualizare 3D, faceţi clic şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a 

desena un chenar cu mâna liberă. 

3. După crearea liniei de contur, sunt afişate butoanele Keep (Păstrare) şi 

Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare).

Obiectul 3D sculptat este afişat în portul de vizualizare 3D iniţial.
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4. Pentru a afişa rezultatele sculptării într-o vizualizare MPR, selectaţi caseta de 

validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual).

Pentru informaţii despre sculptarea manuală, consultaţi secţiunea Proceduri 

suplimentare.

Efectuarea unei reformatări curbate manuale

În modul Curved MPR (MPR curb) , utilizaţi una din vizualizările MPR 

pentru a defini o curbă astfel încât imaginile curbate să fie afişate în una din 

celelalte vizualizări MPR. Acest lucru este util dacă doriţi să creaţi o imagine MPR 

a unei coloane vertebrale curbe. În modul Curved MPR (MPR curb), fiecare 

dintre cele trei vizualizări MPR serveşte unui scop unic.

• Alegeţi o vizualizare, numită vizualizare de referinţă, pentru a defini curba. 

Schimbaţi unul dintre reticule pentru a urmări curba coloanei vertebrale.

• Utilizaţi vizualizarea Curved (Curbat) pentru a afişa imaginile curbate.

• Utilizaţi vizualizarea Transverse (Transversal), perpendiculară pe vizualizarea 

Curved (Curbat), pentru a afişa vizualizări de secţiuni transversale cu un 

chenar albastru în punctul în care curba intersectează vizualizarea.

Pentru a utiliza Manual Curved Reformat (Reformatare curbă manuală):

1. Faceţi clic pe .

2. Alegeţi o vizualizare (de referinţă) pentru a defini o curbă.

3. În vizualizarea Reference (Referinţă), comutaţi la modul MPR Curved 

(MPR curb)  situat în colţul din dreapta jos al ecranului.

4. Faceţi clic pe chenarul de la oricare din capetele planului pe care îl 

veţi utiliza pentru a crea curba, de ex., pe chenarul albastru pentru o 

imagine sagitală.

În imaginea coronală este afişată o linie galbenă, iar chenarele goale 
devin compacte, pentru a reprezenta linia activă.
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5. Reprezentaţi grafic puncte de-a lungul zonei de interes:

• În vizualizarea Reference (Referinţă), faceţi clic în planul curb şi 
glisaţi-l pentru a urmări caracteristica curbă. Pe linie apare un „X” 
în fiecare punct în care faceţi clic. Pentru a explora setul de date, 
faceţi clic dreapta şi glisaţi pentru a regla fin amplasarea.

• În vizualizarea Transverse (Transversal), faceţi clic pe chenarul 
albastru (linia centrală) şi glisaţi-l în locul dorit. Această linie este 
acum linia Curved (Curbată).

• Linia galbenă din vizualizarea Curved (Curbat) este linia centrală.
• Linia care intersectează linia centrală este linia transversală. 

Această linie este afişată atât în vizualizarea Reference (Referinţă), 
cât şi în vizualizarea Curved (Curbat).

• Vizualizarea corespunzătoare liniei Transverse (Transversală) este 
etichetată acum drept Transverse (Transversală), în colţul din 
dreapta jos.

6. Când ajungeţi la capătul zonei de interes curbe, faceţi clic pe celălalt 

capăt al reticulului şi glisaţi-l la capătul curbei. Cursorul se schimbă 

automat în pictograma instrumentului de rotire oblică, 

permiţându-vă să rotiţi imaginea în jurul liniei centrale.

Etichetarea coloanei vertebrale

Utilizaţi butonul Label (Etichetă) pentru a plasa etichete pe vertebre folosind 

instrumentul de etichetare semiautomată a coloanei vertebrale.

1. Faceţi clic pe butonul Label (Etichetă)  şi selectaţi Spine Labeling 

(Etichetare coloană vertebrală) din meniul derulant.

Butonul Label (Etichetă) devine butonul Spine (Coloană vertebrală) .
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Este afişat ecranul Select Starting Label (Selectare etichetă de început).

2. Faceţi clic pe unul din caractere pentru a introduce următoarele tipuri de 

etichete pentru coloana vertebrală:

• C – pentru vertebrele cervicale

• T – pentru vertebrele toracice

• L – pentru vertebrele lombare

• S – pentru vertebrele sacrale

• / - pentru specificarea spaţiilor intervertebrale, de exemplu C7/T1 şi T12/

L1.

3. Când faceţi clic în imagine, etichetele sunt numerotate consecutiv, pe 

măsură ce introduceţi mai multe etichete.

a. Specificaţi o ordine de numerotare de tip Auto (Automat), Ascending 
(Crescător) sau Descending (Descrescător), selectând butonul cores-
punzător.

b. Caseta de validare Copy to similar images (Copiere pe imagini similare) 
copiază etichetele pe imaginile similare ale coloanei vertebrale afişate în 
portul de vizualizare (de exemplu, dacă specificaţi Image Layout (Format 
imagine) mai mare de 1x1, etichetele sunt copiate pe toate imaginile 
afişate în format, permiţându-vă să comparaţi un interval de secţiuni 
etichetate).
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Utilizarea unghiurilor Cobb

Măsuraţi un unghi Cobb trasând două segmente de linie. Nu este necesar ca 

segmentele de linie să se intersecteze. Software-ul calculează unghiul dintre 

linii dacă acestea s-ar prelungi suficient încât să se intersecteze.

Pentru a adăuga un unghi Cobb:

1. Faceţi clic pe săgeata butonului corespunzător unui instrument de 

măsurare (de exemplu, Ruler (Riglă)) , apoi selectaţi .

2. Faceţi clic pe o margine a discului sau a vertebrei de interes. Faceţi 

clic din nou în partea cealaltă.

3. Repetaţi pasul 2 pe un disc sau pe o vertebră de comparaţie. 

VitreaCore trasează o linie perpendiculară pe punctul de început al 
primului segment de linie şi o a doua linie perpendiculară pe 
punctul de început al celui de-al doilea segment de linie, apoi 
calculează unghiul dintre două linii.

Măsurătoarea Cobb Angle (Unghi Cobb) este afişată într-o casetă de 
text în colţul din dreapta jos al portului de vizualizare.

Pentru a muta o măsurătoare a unui unghi Cobb:

a. Poziţionaţi cursorul deasupra segmentului de linie până când cursorul ia forma 
unei săgeţi cu patru vârfuri.

b. Faceţi clic pe măsurătoare şi glisaţi-o în locul dorit.
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Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  pentru a 

activa camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.

Instantaneele care includ opţiuni pentru măsurători, rigle, W/L (Fereastră/

Nivel) sau segmentare sunt vizualizate din fila Snapshots (Instantanee), 

situată în fila Data Manager (Manager date) din partea inferioară a ecranului.

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, deselectaţi caseta de validare 

Patient Info (Informaţii pacient) din zona View Options (Opţiuni de 

vizualizare) din partea de sus a ecranului. Selectaţi caseta de validare pentru 

a afişa informaţiile despre pacient. 

IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.
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Proceduri suplimentare
Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur în fiecare loc în care structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. După ce aţi trasat contururile, selectaţi Keep 

(Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Modul MPR Oblique (Oblic)

În modul MPR Oblique (Oblic), schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind 

reticulele în una sau două dintre vizualizările MPR.

1. Faceţi clic dreapta în vizualizare, apoi faceţi clic pe .

2. Într-una din vizualizările MPR, poziţionaţi cursorul deasupra unuia dintre 

reticule .
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SFAT: Această vizualizare rămâne în modul Orthogonal (Ortogonal), iar 

celelalte două vizualizări afişează imagini sub unghiuri oblice.

3. Glisaţi reticulul în vizualizare în timp ce urmăriţi celelalte vizualizări.

SFAT: Când glisaţi, reticulele se rotesc în jurul punctului de intersecţie, 

rămânând perpendiculare unul pe altul.

SFAT: Rotiţi reticulele în mai multe vizualizări.

SFAT: Pentru a muta punctul de intersecţie al reticulelor, faceţi clic în locul în 

care doriţi ca acestea să se intersecteze.

4. Pentru a „parcurge” un vas,  faceţi clic şi glisaţi în vizualizare.

SFAT: Centrul reticulelor acţionează ca pivot.

Utilizarea rotaţiei oblice duble

Opţiunea Double Oblique Rotation (Rotaţie oblică dublă) vă permite să rotiţi 

două plane, de exemplu coronal şi axial sau sagital şi axial, făcând clic şi trăgând 

pe planele dorite.

Pentru a utiliza rotaţia oblică dublă:

1. Selectaţi modul Oblique (Oblic) .

2. Selectaţi şi poziţionaţi reticulul.

Centrul reticulului acţionează ca pivot.

3. Având cursorul în una dintre vizualizările MPR, apăsaţi pe CTRL.

Cursorul se schimbă şi devine instrumentul pentru rotire oblică .

4. Faceţi clic şi glisaţi pentru a roti imaginea.

5. Rotiţi în partea inferioară/superioară şi la stânga/dreapta în acelaşi 

timp.
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Artera aortă 

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Segmentarea aortei

• Sondarea vaselor

• Editarea liniei centrale a unui vas

• Utilizarea listei Object Management (Gestionare obiect)

• Realizarea instantaneelor

IV Distribuirea rezultatelor

Artera aortă – Prezentare generală
Artera aortă, împreună cu multe alte vase şi structuri conectate la aceasta, poate 

fi segmentată de os şi alte structuri anatomice, pentru a simplifica vizualizarea 

anevrismelor, stenozelor sau altor caracteristici suspectate.
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Lecţia despre artera aortă

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu vascular al arterei aorte.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Vascular: Aorta nu este selectat, faceţi clic pe meniul 

derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual (Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Vascular: Aorta.

III. Efectuarea analizei

Segmentarea aortei

Utilizaţi segmentarea cu indicare şi clic pentru a păstra sau a elimina segmente 

de os sau alte segmente vizibil distincte, cum ar fi ţesuturi moi, stenturi sau 

plăcuţe metalice ori chiar masa scanerului.

1. Din zona Segment Objects (Obiecte segment), selectaţi Vessel (Vas).

2. Verificaţi ca  să fie selectat. 
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3. Faceţi clic pe aortă în imaginea 3D sau 2D.

NOTĂ: Structurile anatomice adiacente formate din ţesuturi moi sunt incluse 
automat.

4. Selectaţi Less (Mai puţin), More (Mai mult) sau Fragm. (Fragment) conform 

necesităţilor.

Pentru informaţii despre sculptarea aortei, segmentarea doar a structurilor 

osoase şi eliminarea fragmentelor, consultaţi secţiunea Proceduri 
suplimentare.

NOTĂ: Modificaţi valorile UH (unităţi Hounsfield) maxime şi minime.

Sondarea vaselor

După ce configuraţi fereastra Viewer (Vizualizator) astfel încât să ofere cea mai 

bună vizualizare a vasului pe care doriţi să îl sondaţi, utilizaţi butonul Select 

(Selectare) pentru a sonda vasul. 

1. Localizaţi vasul pe care doriţi să îl sondaţi în vizualizarea MPR sau 3D.

2. În fila Analysis (Analiză), faceţi clic pe .

Cursorul ia forma unui deget arătător.

3. Faceţi clic pe vas în vizualizarea MPR sau 3D.

Sunt afişate două vizualizări CPR şi o vizualizare în secţiune transversală 

(sau mai multe vizualizări în secţiune transversală, în formatul de afişare cu 

câte 1 imagine odată).

NOTĂ: Sunt afişate mai multe vizualizări în secţiune transversală numai când 
comutaţi la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 
(Vizualizator).

a. Faceţi clic pe  pentru a încerca din nou, apoi repetaţi pasul 3.

b. Pentru a sonda un alt vas, repetaţi această procedură.

c. Pentru a redenumi un vas, consultaţi Utilizarea listei Object 
Management (Gestionare obiect).
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Editarea liniei centrale a unui vas

Dacă utilizaţi Vessel Probe (Sondare vase) pentru a sonda un vas, reglaţi fin 

manual linia centrală, dacă este necesar.

1. Faceţi clic pe butonul .

NOTĂ: Vizualizările MPR comută la modul Curved Reference  (Curb de 
referinţă) şi afişează linia centrală a vasului sondat.

2. Editaţi linia centrală conform necesităţilor:

a. În vizualizarea Reference (Referinţă), faceţi clic pe linia centrală dorită şi 
glisaţi-o în poziţia dorită. Luaţi chenarele dorite sau creaţi unul nou 
făcând clic pe linia centrală şi glisând-o.

b. În vizualizarea Curved (Curbată), utilizaţi instrumentul Oblique Rotate 

(Rotire oblică)  pentru a vă roti în jurul liniei centrale. Ajustaţi linia 
centrală galbenă conform necesităţilor.

c. În vizualizarea Transverse (Transversală) este afişată o secţiune 
transversală a vasului, iar linia centrală este marcată ca un chenar 
albastru. Glisaţi şi ajustaţi chenarul conform necesităţilor.

d. Derulaţi imaginile MPR pentru a obţine contrast şi a urma vasul.

e. Stabiliţi formatul de afişare cu câte 1 imagine odată  pentru fiecare 
din imaginile MPR, pentru o vizualizare mai de aproape.

3. Când aţi terminat editarea, faceţi clic pe butonul .

Utilizarea listei Object Management (Gestionare obiect)

Pe măsură ce sondaţi vasele, fiecare segment nou de vas este adăugat ca linie în 

lista Object Management (Gestionare obiect). Vitrea atribuie automat fiecărui 

segment de vas un număr secvenţial.

a. În lista Object Management (Gestionare obiect), schimbaţi vasele active, 
redenumiţi vasele şi ştergeţi vase.
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b. Utilizaţi casetele Show (Afişare) pentru a stabili care vase sondate sunt 
vizibile.

1. Pentru a schimba vasele active:

a. Faceţi clic pe numele unui vas în lista Object Management (Gestionare 
obiect) (selectaţi un vas al cărui nume nu este estompat).

Vizualizările se actualizează pentru a afişa noul vas activ.

SAU

b. Având selectat un instrument Vessel Probe (Sondare vas), apăsaţi BARA 
DE SPAŢIU pentru a derula vasele din lista Object Management 
(Gestionare obiect).

2. Pentru a redenumi un vas:

a. Având selectat vasul pe care doriţi să îl denumiţi, faceţi clic pe Rename 
(Redenumire).

Este afişată caseta de dialog Rename (Redenumire).

b. În câmpul New name (Nume nou), introduceţi numele vasului.

EXEMPLU Iliacă stângă, Iliacă dreaptă

c. Faceţi clic pe OK.

NOTĂ: Nu pot exista două vase cu nume identice.

3. Pentru a şterge un vas din lista Object Management (Gestionare obiect):

a. Selectaţi vasul în coloana Vessel Segment (Segment vas).

b. Faceţi clic pe Delete (Ştergere).

4. Pentru a schimba vasele afişate în vizualizatoare:
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NOTĂ: Casetele Show (Afişare) afectează afişarea vaselor numai dacă aţi 
selectat o opţiune în fila Vessels (Vase) din zona Visibility Options (Opţiuni 
vizibilitate).

a. Pentru a afişa un vas, deselectaţi caseta Show (Afişare) pentru toate 
celelalte vase.

b. Pentru a afişa toate vasele pe care le-aţi sondat, faceţi clic pe Show All 
(Afişare toate).

Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  pentru a 

activa camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.

NOTĂ: Instantaneele realizate în Advanced Viewer (Vizualizator avansat) sunt 
vizionate din fila Snapshots (Instantanee), situată în fila Data Manager 
(Manager date) din partea de jos a ecranului. 

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, selectaţi fila Visual (Vizual). 

Deselectaţi caseta de validare Patient Info (Informaţii pacient) din zona View 

Options (Opţiuni de vizualizare) din partea de sus a ecranului. Selectaţi 

caseta de validare pentru a afişa informaţiile despre pacient. 
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IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.
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Proceduri suplimentare
Utilizarea funcţiei MIP 3D

Această procedură vă permite să asistaţi vizualizarea calcifierilor.

1. Faceţi clic pe imaginea 3D. 

2. Faceţi clic pe meniul derulant  şi selectaţi MIP.

3. Pentru a randa imaginile MPR, selectaţi opţiuni din meniul derulant 

 şi utilizaţi bara de glisare   pentru a mări 

grosimea la nivelul dorit.

4. Examinaţi imaginile MPR.

5. Realizaţi un instantaneu.

Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurii anatomice de inclus.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur în fiecare loc în care structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. Când aţi terminat de trasat contururile, selectaţi 
Keep (Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.
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6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Sculptare în 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

2. În portul de vizualizare 3D, faceţi clic şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a 

desena un chenar cu mâna liberă. 

3. Când terminaţi de creat linia de contur, sunt afişate butoanele Keep 

(Păstrare) şi Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele 

acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare).

Obiectul 3D sculptat este afişat în portul de vizualizare 3D iniţial.

4. Pentru a afişa rezultatele sculptării într-o vizualizare MPR, selectaţi caseta de 

validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual).

5. Dacă este necesar, repetaţi paşii 2 şi 3 de mai sus pentru a sculpta din nou 

imaginea 3D.

Excluderea structurilor osoase

Utilizaţi segmentarea pentru a păstra sau a elimina segmente de os sau alte 

segmente vizibil distincte.
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1. Din zona Pick Segmentation (Alegere segmentare), selectaţi Bone (Os).

2. Faceţi clic pe os în imagine.

3. Selectaţi Less (Mai puţin), More (Mai mult) sau Fragm. (Fragment) conform 

necesităţilor.

Eliminarea fragmentelor

1. Faceţi clic pe .

Această acţiune elimină toate regiunile vizibil distincte care sunt mai mici 

decât numărul de centimetri cubi listat în zona Segment Objects (Obiecte 

segment).

Pentru a edita rezultatele:

• Schimbaţi pragul în centimetri cubi din caseta de text,

SFAT: Introduceţi un număr mai mic pentru a elimina 

fragmente mai mici, respectiv un număr mai mare 

pentru a elimina fragmente mai mari.

• Utilizaţi tastele săgeată sus şi săgeată jos sau

• Utilizaţi butoanele Less/More (Mai puţin/Mai mult).

2. Utilizaţi fereastra/nivelul pentru a separa şi mai mult structurile de eliminat.

Alegerea protocolului şi a presetării pentru artera renală

Utilizaţi opţiunea Vessel Probe (Sondare vase) pentru a segmenta şi a evalua 

arterele renale cu substanţă de contrast. Sondaţi arterele renale pentru a le 

investiga.

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.
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1. Dacă protocolul CT Vascular: Renal nu este selectat, faceţi clic pe meniul 

derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual (Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Vascular: Renal.

Aplicare Object Visibility (Vizibilitate obiect)

1. După ce selectaţi un vas utilizând Vessel Probe (Sondare vase), Vitrea 

segmentează structurile anatomice şi creează Curved Planar Reformation 

(CPR) (Reformare planară curbă). Aceste imagini sunt situate în cadrul 

imaginii 3D în cele două chenare verticale.

2. Modificaţi parametrul Object Visibility (Vizibilitate obiect) conform setării 

dorite.

• Selectaţi una dintre aceste opţiuni din meniul 

derulant Object Visibility (Vizibilitate obiect):

• Pentru a elimina totul din vizualizare, cu 

excepţia vaselor sondate, selectaţi Vessels 

Only (Doar vase). 

• Pentru a afişa vasele sondate cu o nuanţă de roşu, selectaţi Tinted 

Vessels (Vase colorate).

SFAT: Vitrea creează o secţiune transversală de 1 mm ortogonală în raport cu 

linia centrală care parcurge imaginea CPR. Aceasta este imaginea 

situată în partea de sus a CPR, în chenarul albastru.

SFAT: Partea de jos a CPR conţine două bare cu glisor. Cea de sus vă permite 

să rotiţi CPR prin glisare spre stânga sau spre dreapta. Bara de jos vă 

permite să adăugaţi grosime imaginii CPR.

Măsurarea stenozei

1. Sondaţi vasul.

2. Derulaţi vizualizările CPR pentru a afişa un punct aflat înainte de stenoză.
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3. Faceţi clic pe .

4. Faceţi clic şi glisaţi pe lăţimea lumenului, apoi eliberaţi butonul mouse-ului 

pentru a finaliza rigla.

Rigla şi măsurătoarea (în milimetri) sunt afişate în vizualizările transversală şi 

CPR.

NOTĂ: Desenaţi rigle şi măsuraţi în orice vizualizare în secţiune transversală. Plasaţi 
câte o singură riglă într-o secţiune transversală.

NOTĂ: Desenaţi câte o singură riglă în fiecare vizualizare în secţiune transversală sau 
CPR, dar redesenaţi-o de câte ori este necesar.

Opţional Pentru a şterge o riglă dintr-o vizualizare CPR, derulaţi sau 
schimbaţi mărirea.
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• Dacă derulaţi sau schimbaţi mărirea, riglele nu sunt şterse din 

vizualizările în secţiune transversală. Riglele desenate în vizualizările 

în secţiune transversală rămân în vizualizările CPR. Riglele desenate 

în vizualizările CPR se şterg automat dacă rotiţi vizualizările CPR, 

modificaţi marginile vasului, navigaţi de-a lungul vasului sau 

schimbaţi mărirea.

5. Ajustaţi poziţia reticulului pentru a afişa un punct din interiorul stenozei.

6. Repetaţi pasul 4.

Vitrea afişează măsurătorile pentru diametrul maxim şi minim curent în 

verde şi, respectiv, în roşu în vizualizările reformatate curbate. Orice altă 

măsurătoare este afişată în culoarea cyan. 
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Vitrea calculează procentul de stenozare comparând valorile maxime 

(normale) şi minime (stenozare) măsurate. Procentul şi formula utilizate la 

calcularea acestuia sunt afişate în partea de jos a vizualizării CPR din dreapta.

7. Repetaţi această procedură pentru a desena oricâte rigle doriţi.

Diametrul maxim, diametrul minim şi procentul zonei de stenoză sunt 

actualizate de fiecare dată când desenaţi o riglă.

Efectuarea reformatărilor curbate automate

Pentru efectuarea reformatărilor curbate, alegeţi o vizualizare, denumită 

vizualizare Reference (Referinţă), pentru a defini curba. Când selectaţi 

vizualizarea Reference (Referinţă), schimbaţi unul dintre reticule pentru a urmări 

curbura vasului.

Utilizând instrumentele Vessel Probe (Sondare vase) pentru a efectua 

reformatarea curbată automată, sondaţi vasul, apoi selectaţi vizualizarea 

Reference (Referinţă). Vitrea efectuează automat toate ajustările care se 

efectuează şi în reformatarea curbată manuală şi reprezintă grafic linia centrală 

în locul dvs.

1. Pentru a efectua o reformatare curbată automată:

a. Sondaţi vasul într-o vizualizare 3D sau MPR.

b. Alegeţi o vizualizare MPR Reference (Referinţă) comutând-o de la modul 
MPR Orthogonal (Ortogonal) la modul Curved Reference (Curb de 

referinţă) . 

NOTĂ: Vizualizarea pe care o alegeţi ca vizualizare Reference (Referinţă) 
trebuie să fie aproximativ pe lungimea vasului sau paralelă cu acesta.
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În vizualizarea MPR Curved (Curbată), Vitrea reprezintă grafic Centerline 

(Linia centrală) şi afişează lungimea acesteia (în mm).

• Dacă este necesar, ajustaţi linia centrală. În vizualizările MPR Reference 

(Referinţă) sau Transverse (Transversală), faceţi clic pe oricare dintre 

punctele reprezentate automat şi glisaţi-l pentru a urmări mai 

îndeaproape linia centrală.

• Utilizaţi oricare dintre metodele descrise în Lucrul cu indicatoarele de 

poziţie ale reticulelor pentru a repoziţiona reticulele.

• Pe măsură ce mutaţi indicatorul de poziţie al reticulului, sistemul 

actualizează intersecţia dintre linia transversală şi linia centrală în 

vizualizarea MPR Curved (MPR curb).
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• Pentru a examina mai îndeaproape vizualizarea MPR Curved (MPR curb), 

faceţi clic pe Maximize (Maximizare) .

• Pentru a reveni de la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată la 

formatul Viewer (Vizualizator) original, faceţi clic pe Minimize 

(Minimizare) .
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Arterele periferice

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Ajustarea mesei în vizualizarea axială

• Obiecte segment

• Eliminarea fragmentelor

• Sondarea arterelor periferice

• Realizarea instantaneelor

• Realizarea instantaneelor suplimentare

• Utilizarea opţiunii MIP 3D

IV Distribuirea rezultatelor

Arterele periferice – Prezentare 
generală

Sondaţi arterele periferice dreapta şi stânga şi examinaţi-le pentru a depista 

posibile plăci, stenoze sau anevrisme.
VPMC-13553 A



Lecţia despre arterele periferice

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu vascular al arterelor periferice.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Vascular: Runoff nu este selectat, faceţi clic pe meniul 

derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual (Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Vascular: Runoff. 

III. Efectuarea analizei

Ajustarea mesei în vizualizarea axială

1. Mutaţi cursorul mouse-ului deasupra liniei posterioare corpului şi glisaţi-o în 

poziţie anterioară acestuia.

2. Faceţi clic şi glisaţi spre anterior pentru a elimina masa din vizualizarea 3D.

Obiecte segment

Utilizaţi segmentarea cu indicare şi clic pentru a păstra sau a elimina segmente 

de os sau alte segmente vizibil distincte, cum ar fi ţesuturi moi, stenturi sau 

plăcuţe metalice ori chiar masa scanerului.
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1. Selectaţi Bone (Os) din zona Segment Objects (Obiecte segment).

SFAT: Când selectaţi Bone (Os), se selectează automat opţiunea Remove 

(Eliminare).

2. Faceţi clic în imagine acolo unde doriţi să eliminaţi segmente din os.

SFAT: Faceţi clic pe  pentru nivelul ferestrei. 

Eliminarea fragmentelor

• Faceţi clic pe .

Această acţiune elimină toate regiunile vizibil distincte care sunt mai mici 

decât numărul de centimetri cubi listat în zona Segment Objects (Obiecte 

segment).

Pentru a edita rezultatele:

• Schimbaţi pragul în centimetri cubi din caseta de text,

SFAT: Tastaţi un număr mai mic pentru a elimina fragmente 

mai mici şi tastaţi un număr mai mare pentru a elimina 

fragmente mai mari.

• Utilizaţi butoanele Less/More (Mai puţin/Mai mult).

SFAT: Utilizaţi fereastra/nivelul pentru a separa şi mai mult structurile de 

eliminat.

Sondarea arterelor periferice

1. Faceţi clic pe  în fila Analysis (Analiză).

2. Pentru a sonda arterele periferice stânga:

a. Faceţi clic pe vas fie în imaginea 3D, fie în imaginea MPR.
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Opţional Faceţi clic pe  şi faceţi clic pe un punct situat mai departe 

de-a lungul vasului sondat.

b. Redenumiţi vasul.

3. Pentru a sonda arterele periferice dreapta:

a. Asiguraţi-vă că  este activ.

b. Faceţi clic pe vas fie în imaginea 3D, fie în imaginea MPR.

c. Pentru a extinde vasul sondat, faceţi clic pe  şi faceţi clic pe un 

punct situat mai departe de-a lungul vasului sondat. 

d. Redenumiţi vasul.

e. Aplicaţi opţiunea Object Visibility (Vizibilitate obiect) conform setării 
dorite.

• Selectaţi una dintre aceste opţiuni din meniul 

derulant Object Visibility (Vizibilitate obiect):

• Pentru a elimina totul din vizualizare, cu 
excepţia vaselor sondate, selectaţi Vessels 
Only (Doar vase). 

• Pentru a afişa vasele sondate cu o nuanţă de roşu, selectaţi 
Tinted Vessels (Vase colorate).

• Pentru a vizualiza mai bine vasele şi punctele de referinţă 
anatomică asociate, selectaţi Semi-Transparent Background 
(Fundal semitransparent).

Pentru informaţii suplimentare despre sondarea vaselor, consultaţi secţiunea 

Proceduri suplimentare din cadrul acestui modul.

Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  pentru a 

activa camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.
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Instantaneele care includ opţiuni pentru măsurători, rigle, W/L (Fereastră/

Nivel) sau segmentare sunt vizualizate din fila Snapshots (Instantanee), 

situată în fila Data Manager (Manager date) din partea inferioară a ecranului.

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, selectaţi fila Visual (Vizual). 

Deselectaţi caseta de validare Patient Info (Informaţii pacient) din zona View 

Options (Opţiuni de vizualizare) din partea de sus a ecranului. Selectaţi 

caseta pentru a afişa informaţiile despre pacient. 

Realizarea instantaneelor suplimentare

1. Redenumiţi secţiunile individuale ale arterei periferice.

2. Sondaţi artera periferică:

a. Localizaţi arterele femurală comună, poplitee, tibială anterioară şi tibială 
posterioară. 

b. Centraţi vasul în CPR.

c. Redenumiţi vasul în fiecare secţiune.

d. Centraţi imaginea în vizualizarea CPR.

e. Realizaţi un instantaneu.

Consultaţi secţiunea Proceduri suplimentare, din cadrul acestui modul, 

pentru informaţii despre stabilirea unei referinţe curbe, editarea unei 
linii centrale, aspectul sondajului vascular şi măsurarea stenozei.

Utilizarea opţiunii MIP 3D

Utilizaţi această procedură pentru a asista vizualizarea calcifierilor.

1. Faceţi clic pe imaginea 3D.

2. Selectaţi Vessels Only (Numai vase) din meniul derulant Object Visibility 

(Vizibilitate obiect). 

3. Faceţi clic pe meniul derulant  şi selectaţi MIP.

4. Pentru a randa imaginile MPR, selectaţi opţiuni din meniul derulant 

 şi utilizaţi bara de glisare  pentru a mări 

grosimea la nivelul dorit.
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5. Examinaţi imaginile MPR.

6. Realizaţi un instantaneu.

IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra vizualizatorului sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.

Proceduri suplimentare
Stabilirea unei referinţe curbe

Acest protocol este util pentru vizualizarea şi analiza arterei periferice. 

1. După sondarea vasului, selectaţi imaginea în vizualizarea MPR (axială, 

coronală sau sagitală).

2. Alegeţi o vizualizare MPR Reference (Referinţă) comutând-o de la modul 

MPR Orthogonal (Ortogonal)  la modul Curved Reference (Curb de 

referinţă) .

3. Imaginea Curved Reference (Curb de referinţă) va conţine o linie centrală 

galbenă. 

SFAT: Faceţi clic şi glisaţi pentru a roti imaginea curbă de referinţă.
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Sondarea vaselor

După ce configuraţi fereastra Viewer (Vizualizator) astfel încât să ofere cea mai 

bună vizualizare a vasului pe care doriţi să îl sondaţi, utilizaţi butonul Select 

(Selectare) pentru a sonda vasul. 

1. Localizaţi vasul pe care doriţi să îl sondaţi în vizualizarea MPR sau 3D.

2. În fila Analysis (Analiză), faceţi clic pe .

Cursorul ia forma unui deget arătător.

3. Faceţi clic pe vas în vizualizarea MPR sau 3D.

Sunt afişate două vizualizări CPR şi o vizualizare în secţiune transversală 

(sau mai multe vizualizări în secţiune transversală, în formatul de afişare cu 

câte 1 imagine odată).

NOTĂ: Sunt afişate mai multe vizualizări în secţiune transversală numai când 
comutaţi la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 
(Vizualizator).

a. Dacă nu obţineţi rezultatul scontat sau dacă doriţi să reluaţi de la înce-

put, faceţi clic pe  pentru a încerca din nou, apoi repetaţi pasul 3.

b. Pentru a sonda un alt vas, repetaţi această procedură.

c. Pentru a redenumi un vas, consultaţi Utilizarea listei Object 
Management (Gestionare obiect).

Utilizarea listei Object Management (Gestionare obiect)

Pe măsură ce sondaţi vasele, fiecare segment nou de vas este adăugat ca linie în 

lista Object Management (Gestionare obiect). Vitrea atribuie automat fiecărui 

segment de vas un număr secvenţial.

a. În lista Object Management (Gestionare obiect), schimbaţi vasele active, 
redenumiţi vasele şi ştergeţi vase.
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b. Utilizaţi casetele Show (Afişare) pentru a stabili care vase sondate sunt 
vizibile.

1. Pentru a schimba vasele active:

a. Faceţi clic pe numele unui vas în lista Object Management (Gestionare 
obiect) (selectaţi un vas al cărui nume nu este estompat).

Vizualizările se actualizează pentru a afişa noul vas activ.

SAU

b. Având selectat un instrument pentru Vessel Probe (Sondare vase), 
apăsaţi BARA DE SPAŢIU pentru a selecta sau a deselecta casetele de 
validare Show (Afişare) din lista Object Management (Gestionare 
obiect).

2. Pentru a redenumi un vas:

a. Având selectat vasul pe care doriţi să îl denumiţi, faceţi clic pe Rename 
(Redenumire).

Este afişată caseta de dialog Rename (Redenumire).

b. În câmpul New name (Nume nou), introduceţi numele vasului.

EXEMPLU Iliacă stângă, Iliacă dreaptă

c. Faceţi clic pe OK.

NOTĂ: Nu pot exista două vase cu nume identice.

3. Pentru a şterge un vas din lista Object Management (Gestionare obiect):

a. Selectaţi vasul în coloana Vessel Segment (Segment vas).

b. Faceţi clic pe Delete (Ştergere).
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4. Pentru a schimba vasele afişate în vizualizatoare:

NOTĂ: Casetele Show (Afişare) afectează afişarea vaselor numai dacă aţi 
selectat o opţiune în fila Vessels (Vase) din zona Visibility Options (Opţiuni 
vizibilitate).

a. Pentru a afişa un vas, deselectaţi caseta Show (Afişare) pentru toate 
celelalte vase.

b. Pentru a afişa toate vasele pe care le-aţi sondat, faceţi clic pe Show All 
(Afişare toate).

Lucrul cu vizualizările în secţiune transversală şi CPR ale vaselor

Efectuaţi următoarele operaţii pe vizualizările reformatate:

a. Vizualizaţi valoarea (UH în cazul CT) datelor într-un punct glisând în ima-
gine cu ajutorul instrumentului Crshair (Reticul).

b. Treceţi la un punct de interes dorit de pe linia centrală făcând clic pe 
vizualizarea CPR cu ajutorul instrumentului Vessel Probe (Sondare vase).

c. Realizaţi măsurători ale regiunilor de interes pe vizualizările CPR 
utilizând instrumentul ROI-Freehand (ROI - De mână).

d. Rotiţi vizualizările reformatate curbe în jurul axei vasului.

e. Măriţi şi micşoraţi vizualizările CPR şi în secţiune transversală.

Secţiunea transversală corespunzătoare punctului de interes va conţine, de 

asemenea:

• Marcatori orizontali şi verticali care indică orientarea vizualizărilor curbe 

la dreapta şi la stânga.

Când sondaţi un vas, software-ul reprezintă grafic linia centrală a vasului şi 

afişează o vizualizare (sau mai multe) în secţiune transversală şi două vizualizări 

CPR ale vasului.
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În formatul de afişare cu câte 1 imagine odată (faceţi clic pe butonul  pentru 

a accesa) sunt afişate mai multe vizualizări în secţiune transversală (a se vedea 

figura de mai jos).

Măsurători ale regiunii de interes

Pentru a efectua măsurători ale regiunilor de interes pe vas, faceţi clic pe 

instrumentul ROI-Freehand (ROI - De mână)  în oricare din vizualizările 

CPR sau de detaliu.

Fiecare ROI (regiune de interes) afişează valorile Hounsfield Average Value 

(Valoare Hounsfield medie) şi Standard Deviation (Abatere standard) ale 

regiunii.
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NOTĂ: Regiunile de interes din vizualizările CPR sunt şterse automat dacă 
rotiţi vizualizarea sau navigaţi de-a lungul vasului.

Lucrul cu indicatoarele de poziţie ale reticulelor

După ce sondaţi un vas în 3D sau MPR, intersecţia reticulelor din vizualizările 

MPR este indicată în următoarele moduri, în funcţie de vizualizarea pe care o 

utilizaţi:

• În vizualizarea 3D, un punct albastru de-a lungul liniei de indicare a 

vasului reprezintă poziţia reticulului.

• Vizualizările CPR se centrează pe poziţia reticulului. Poziţia curentă a 

reticulului din vizualizările MPR şi 3D este indicată de o linie albastră în 

mijlocul riglei din vizualizările CPR.

• În formatele pentru vizualizatori multipli ale ferestrei Viewer 

(Vizualizator), cu două vizualizări CPR şi o singură vizualizare în secţiune 

transversală afişate, vizualizarea în secţiune transversală corespunde 

poziţiei curente a reticulului.
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• În formatul de vizualizare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 

(Vizualizator), cu două vizualizări CPR şi mai multe vizualizări în secţiune 

transversală afişate, poziţia curentă a cursorului este în punctul 0 mm şi 

este evidenţiată cu un chenar alb. Secţiunile transversale înconjurătoare 

sunt +1, +2, +3, -1, -2, -3 şi aşa mai departe.

NOTĂ: Vizualizările în secţiune transversală sunt distanţate întotdeauna la 0,5 mm, 
indiferent de grosimea de achiziţie a imaginii.

TABELUL 2. Vizualizare cu câte 1 imagine odată şi indicatoarele de poziţie ale reticulelor

Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

Număr legendă Descriere
1 Poziţia curentă a reticulului

Pentru a muta poziţia reticulului:

Glisaţi bara de derulare, faceţi clic în interiorul 

vasului, învârtiţi rotiţa mouse-ului.

1
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3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur de fiecare dată când structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. După ce aţi trasat contururi, selectaţi Keep (Păstrare) 

sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Sculptarea obiectelor 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

2. În portul de vizualizare, faceţi clic şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a 

desena un chenar cu mâna liberă.

3. După ce creaţi linia de contur, sunt afişate butoanele Keep (Păstrare) şi 

Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare). Obiectul 3D sculptat este afişat în portul 

de vizualizare 3D iniţial.
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4. Pentru a afişa rezultatele regiunii sculptate într-o vizualizare MPR, selectaţi 

caseta de validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual 

(Vizual).

Modul MPR Oblique (Oblic)

În modul MPR Oblique (Oblic), schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind 

reticulele în una sau două dintre vizualizările MPR.

1. Faceţi clic dreapta în vizualizare, apoi faceţi clic pe .

2. Într-una din vizualizările MPR, poziţionaţi cursorul deasupra unuia dintre 

reticule .

SFAT: Această vizualizare rămâne în modul Orthogonal (Ortogonal), iar 

celelalte două vizualizări afişează imagini sub unghiuri oblice.

3. Glisaţi reticulul în vizualizare în timp ce urmăriţi celelalte vizualizări.

SFAT: Când glisaţi, reticulele se rotesc în jurul punctului de intersecţie, 

rămânând perpendiculare unul pe altul.

SFAT: Rotiţi reticulele în mai multe vizualizări.

SFAT: Pentru a muta punctul de intersecţie al reticulelor, faceţi clic în locul în 

care doriţi ca acestea să se intersecteze.

4. Pentru a „parcurge” un vas,  faceţi clic şi glisaţi în vizualizare.

SFAT: Centrul reticulelor acţionează ca pivot.
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MIP automat

MIP (grosime max. 100 mm) – O setare pentru umbrire care afişează datele 

utilizând numai cele mai mari valori ale datelor pentru fiecare voxel al imaginii. 

MIP este o setare recomandată când caracteristici concurente compuse din 

voxeli cu valori similare sau mai mari ar putea ascunde caracteristica de interes. 

Cu opţiunea MIP MPR separată, vizualizaţi randarea unui volum în paralel cu 

imaginile MIP MPR. 

Această setare este deosebit de utilă când se execută aceste operaţii:

• Diferenţiere între contrast şi calciu în vase

• Vizualizarea secţiunilor MPR groase cu multe fragmente osoase mici, 

distanţate

• Vizualizarea carotidelor, a cercului lui Willis, a vaselor renale, a descărcărilor 

run-off sau a oricărui vas 

Efectuarea reformatărilor curbate automate

Pentru efectuarea reformatărilor curbate, alegeţi o vizualizare, denumită 

vizualizare Reference (Referinţă), pentru a defini curba. Când selectaţi 

vizualizarea Reference (Referinţă), schimbaţi unul dintre reticule pentru a urmări 

lungimea vasului.

Utilizând instrumentele Vessel Probe (Sondare vase) pentru a efectua 

reformatarea curbată automată, sondaţi vasul, apoi selectaţi vizualizarea 

Reference (Referinţă). Vitrea efectuează automat toate ajustările care se 

efectuează şi în reformatarea curbată manuală şi reprezintă grafic linia centrală 

în locul dvs.

1. Pentru a efectua o reformatare curbată automată:

a. Sondaţi vasul într-o vizualizare 3D sau MPR.

b. Alegeţi o vizualizare MPR Reference (Referinţă) comutând-o de la modul 
MPR Orthogonal (Ortogonal) la modul Curved Reference (Curb de 

referinţă). 

NOTĂ: Vizualizarea pe care o alegeţi ca vizualizare Reference (Referinţă) 
trebuie să fie aproximativ pe lungimea vasului sau paralelă cu acesta.
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În vizualizarea MPR Curved (Curbată), Vitrea reprezintă grafic Centerline 

(Linia centrală) şi afişează lungimea acesteia (în mm).

• Dacă este necesar, ajustaţi linia centrală. În vizualizările MPR Reference 

(Referinţă) sau Transverse (Transversală), faceţi clic pe oricare dintre 

punctele reprezentate automat şi glisaţi-l pentru a urmări mai îndeaproape 

linia centrală.

• Utilizaţi oricare dintre metodele descrise în Lucrul cu indicatoarele de 

poziţie ale reticulelor pentru a repoziţiona reticulele.

• Pe măsură ce mutaţi indicatorul de poziţie al reticulului, sistemul 

actualizează intersecţia dintre linia transversală şi linia centrală în 

vizualizarea MPR Curved (MPR curb).
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• Pentru a examina mai îndeaproape vizualizarea MPR Curved (MPR curb), 

faceţi clic pe .

• Pentru a reveni de la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată la formatul 

Viewer (Vizualizator) original, faceţi clic pe .

Ştergerea indicatoarelor şi a riglelor de sondare a vaselor

Ştergeţi una sau toate riglele pe care le-aţi plasat. De asemenea, ştergeţi unul 

sau mai multe sau toate vasele sondate anterior, precum şi toate celelalte 

vizualizări sau măsurători asociate cu acestea.

1. Pentru a şterge riglele dintr-o vizualizare CPR, selectaţi rigla şi faceţi clic pe 

Delete (Ştergere) sau apăsaţi pe DELETE (Ştergere). 

NOTĂ: Dacă derulaţi sau schimbaţi mărirea, riglele nu sunt şterse din 
vizualizările în secţiune transversală. Riglele desenate în vizualizările în 
secţiune transversală rămân în vizualizările CPR. Riglele desenate în 
vizualizările CPR se şterg automat dacă rotiţi vizualizările CPR, modificaţi 
marginile vasului, navigaţi de-a lungul vasului sau schimbaţi mărirea.

2. Pentru a şterge indicatoarele vaselor (linia verde) şi măsurătorile efectuate 

pentru un anumit vas:

a. Asiguraţi-vă că vasul pe care doriţi să îl ştergeţi este vasul activ. 

NOTĂ: Vasul activ este afişat în vizualizările CPR şi în secţiune transversală 
curente, este notat cu linia (verde) de indicare a vasului în vizualizarea 
3D şi este selectat (evidenţiat) în lista Object Management (Gestionare 
obiect) din fila Analysis (Analiză).

Opţional Dacă vasul pe care doriţi să îl ştergeţi nu este vasul activ, faceţi 
clic pe numele vasului în lista Object Management (Gestionare obiect), 
pentru a-l face activ.

b. Apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

3. Faceţi clic pe  pentru a şterge toate vasele.

NOTĂ: Celelalte elemente care nu sunt asociate opţiunii Vessel Probe (Sondare vase) 
rămân, inclusiv săgeţile, adnotările şi riglele desenate direct pe imaginile 3D şi MPR.
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Afişarea segmentării în vizualizările MPR

Utilizaţi caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual) 

pentru a face ca vizualizările MPR să reflecte rezultatele segmentării efectuate în 

vizualizarea 3D. De asemenea, selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare 

segmentare) dacă doriţi ca Object Visibility (Vizibilitate obiect) să se aplice 

vizualizărilor MPR. Opţiunile pentru vizibilitate din fila Analysis (Analiză) din 

fereastra Viewer (Vizualizator) vă permit să controlaţi modul în care imaginile 

afişează segmentarea regiunii.

Când caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) este selectată, 

vizualizările MPR prezintă şi rezultatele oricărei segmentări efectuate în 

vizualizarea 3D. În cazul în care caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) 

este deselectată, vizualizările MPR continuă să afişeze imagini MPR integrale, 

chiar dacă au fost segmentate părţi din volum.

1. Pentru a afişa segmentarea în vizualizările MPR:

• În fila Visual (Vizual), selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare 

segmentare).

• Dacă selectaţi Show Segmentation (Afişare segmentare) şi aţi exclus o 

regiune din vizualizarea volumului, regiunea respectivă nu este afişată în 

vizualizările MPR.
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Arterele carotide

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Sondarea arterelor carotide

• Măsurarea stenozei

• Utilizarea casetei POI

IV Distribuirea rezultatelor

Arterele carotide – Prezentare generală
Evaluaţi arterele carotide umplute cu substanţă de contrast sondând arterele 

carotide interne şi externe stângi şi drepte. Calculaţi stenoza arterială şi analizaţi 

următoarele aspecte:

• Placă

• Stenoză

• Permeabilitate

• Anevrism
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Lecţia despre arterele carotide

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu al arterelor carotide.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Vascular: Carotid (Vascular: Carotidă) nu este selectat, 

faceţi clic pe meniul derulant Protocols (Protocoale)  din fila 

Visual (Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Vascular: Carotid (Vascular: Carotidă).

III. Efectuarea analizei

Sondarea arterelor carotide

1. Selectaţi fila .

2. Faceţi clic pe .

3. Sondaţi arterele carotide:

a. Localizaţi arterele carotide interne şi externe şi faceţi clic pe vasul de 
sondat sau derulaţi oricare dintre imaginile MPR şi faceţi clic pe vasul de 
sondat. 
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Opţional Faceţi clic pe  şi faceţi clic pe un punct situat mai 

departe de-a lungul vasului sondat. 

Tabelul Show (Afişare) şi Vessel Segment (Segment vas) din zona 
Analysis (Analiză) se populează cu date. 

b. Redenumiţi vasul făcând clic pe butonul . 

Este afişat ecranul Rename (Redenumire).

c. În câmpul New name (Nume nou), introduceţi numele vasului.

d. Faceţi clic pe OK.

Pentru informaţii suplimentare, utilizaţi lista Object Management (Gestionare 

obiect) din secţiunea Proceduri suplimentare a acestui document.

e. După ce selectaţi un vas utilizând Vessel Probe (Sondare vase), 
VitreaCore segmentează structurile anatomice şi creează o Curved 
Planar Reformation (CPR) (Reformare planară curbă). Aceste imagini sunt 
situate în cadrul imaginii 3D în cele două chenare verticale.

f. Modificaţi parametrul Object Visibility (Vizibilitate obiect) conform 
setării dorite.

• Selectaţi una dintre aceste opţiuni din 

meniul derulant Object Visibility 

(Vizibilitate obiect):

• All (Toate) – Afişează întreaga 
imagine.

• Transparent Background (Fundal transparent) – Afişează 
imaginea cu un fundal transparent.
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• Vessels Only (Numai vase): Se elimină totul din vizualizare, cu 
excepţia vaselor sondate.

• Tinted Vessels (Vase colorate) – Afişează vasele sondate într-o 
nuanţă de roşu.

• Semi-Transparent Background (Fundal semitransparent) – 
Randează fundalul parţial transparent.

• Tinted Foreground (Prim-plan colorat) – Afişează prim-planul 
în roşu.

• Transparent Foreground (Prim-plan transparent) – Afişează 
doar vasele.

g. Faceţi clic pe  pentru a realiza un instantaneu al imaginii 3D.

Pentru informaţii suplimentare despre sondarea vaselor, consultaţi secţiunea 

Proceduri suplimentare.

SFAT: VitreaCore creează o secţiune transversală de 1 mm ortogonală în 

raport cu linia centrală care parcurge imaginea CPR. Aceasta este 

imaginea situată în partea superioară a CPR.

SFAT: În partea de jos a vizualizărilor CPR se află două bare glisante. Cea de 

sus vă permite să rotiţi CPR prin glisare spre stânga sau spre dreapta. 

Bara de jos vă permite să adăugaţi grosime imaginii CPR.
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Măsurarea stenozei

1. Sondaţi vasul.

2. Faceţi clic pe Maximize (Maximizare)  pentru a comuta la formatul 

de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer (Vizualizator).

3. Derulaţi vizualizările CPR pentru a afişa un punct aflat înainte de stenoză.

4. Faceţi clic pe . 

5. Faceţi clic şi glisaţi pe lăţimea lumenului, apoi eliberaţi pentru a finaliza rigla.

Rigla şi măsurătoarea (în milimetri) sunt afişate în vizualizările transversală şi 

CPR.

NOTĂ: Desenaţi rigle şi măsuraţi în orice vizualizare în secţiune transversală. Plasaţi 
câte o singură riglă într-o secţiune transversală.

Opţional Pentru a şterge o riglă dintr-o vizualizare CPR, selectaţi rigla şi faceţi 

clic pe Delete (Ştergere) sau apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

• Dacă derulaţi sau schimbaţi mărirea, riglele nu sunt şterse din 

vizualizările în secţiune transversală. Riglele desenate în vizualizările 

în secţiune transversală rămân în vizualizările CPR. Riglele desenate 

în vizualizările CPR se şterg automat dacă rotiţi vizualizările CPR, 

modificaţi marginile vasului, navigaţi de-a lungul vasului sau 

schimbaţi mărirea.

6. Ajustaţi poziţia reticulului pentru a afişa un punct din interiorul stenozei.
Arterele carotide 191
VPMC-13553 A



7. Repetaţi pasul 4.

VitreaCore afişează măsurătorile pentru diametrul maxim şi minim curent în 

verde şi, respectiv, în roşu în vizualizările reformatate curbate. Orice altă 

măsurătoare este afişată în culoarea cyan. 

VitreaCore calculează procentul de stenozare comparând valorile maxime 

(normale) şi minime (stenozate) măsurate. Procentul şi formula utilizate la 

calcularea acestuia sunt afişate în partea de jos a vizualizării CPR din dreapta.

8. Repetaţi această procedură pentru a desena oricâte rigle doriţi.

Diametrul maxim, diametrul minim şi procentul zonei de stenoză sunt 

actualizate de fiecare dată când desenaţi o riglă.

9. Faceţi clic pe  pentru a realiza un instantaneu al imaginii 3D.

Utilizarea casetei POI

Caseta Point of Interest (Punct de interes) vă permite să evaluaţi rapid o regiune 

de interes fără a utiliza fluxuri de lucru avansate. Acest instrument este 

disponibil în orice protocol făcând clic pe caseta 3D din partea din dreapta jos 

a unei imagini 3D.

1. Faceţi clic pe o zonă de interes în imaginea 2D, iar caseta POI corespunde 

intersecţiei reticulelor. 

a. Învârtiţi rotiţa mouse-ului în caseta punctului de interes pentru a mări/
micşora volumul cubului. 

b. Faceţi clic în caseta punctului de interes pentru a roti.

2. Pentru a întrerupe evaluarea punctului de interes, faceţi clic pe caseta din 

partea din dreapta jos a imaginii 3D în format de vizualizare cu câte 

1 imagine odată. 

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza un instantaneu al imaginii 3D.
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IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.

Proceduri suplimentare
Editarea liniei centrale a unui vas

Dacă aţi utilizat Vessel Probe (Sondare vase) pentru a sonda un vas, reglaţi fin 

manual linia centrală, dacă este necesar.

1. Din fila Analysis (Analiză), faceţi clic pe butonul .

Vizualizările MPR comută la modul Curved Reference (Curb de referinţă)  

şi afişează linia centrală a vasului sondat.

2. Editaţi linia centrală conform necesităţilor:

a. În vizualizarea Reference (Referinţă), faceţi clic pe linia centrală dorită 
şi glisaţi-o în poziţia dorită. Luaţi chenarele dorite sau creaţi unul nou 
făcând clic pe linia centrală şi glisând-o.

b. În vizualizarea Curved (Curbată), utilizaţi instrumentul Oblique Rotate 

(Rotire oblică)  pentru a vă roti în jurul liniei centrale. Ajustaţi linia 
centrală galbenă conform necesităţilor. De asemenea, efectuaţi 
măsurători ale distanţelor glisând linia Measure (Măsurare).

c. În vizualizarea Transverse (Transversală) este afişată o secţiune 
transversală a vasului, iar linia centrală este marcată ca un chenar 
albastru. Glisaţi şi ajustaţi chenarul conform necesităţilor.

d. Derulaţi imaginile MPR pentru a obţine contrast şi a urma vasul.
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e. Stabiliţi formatul de afişare cu câte 1 imagine odată  pentru fiecare 
din imaginile MPR, pentru o vizualizare mai de aproape.

3. Când aţi terminat editarea, faceţi clic pe butonul .

Utilizarea listei Object Management (Gestionare obiect)

Pe măsură ce sondaţi vasele, fiecare segment nou de vas este adăugat ca linie 

în lista Object Management (Gestionare obiect). VitreaCore atribuie automat 

fiecărui segment de vas un număr secvenţial.

a. În lista Object Management (Gestionare obiect), schimbaţi vasele active, 
redenumiţi vasele şi ştergeţi vase.

b. Utilizaţi casetele Show (Afişare) pentru a stabili care vase sondate sunt 
vizibile.

1. Pentru a schimba vasele active:

a. Faceţi clic pe numele unui vas în lista Object Management (Gestionare 
obiect) (selectaţi un vas al cărui nume nu este estompat).

Vizualizările se actualizează pentru a afişa noul vas activ.

SAU

b. Având selectat un instrument Vessel Probe (Sondare vas), apăsaţi BARA 
DE SPAŢIU pentru a derula vasele din lista Object Management 
(Gestionare obiect).

2. Pentru a redenumi un vas:

a. Având selectat vasul pe care doriţi să îl denumiţi, faceţi clic pe .

Este afişată caseta de dialog Rename (Redenumire).

NOTĂ: Redenumiţi un vas făcând clic pe numele vasului a doua oară, 
după o pauză. Numele se transformă într-un câmp editabil.

b. În câmpul New name (Nume nou), introduceţi numele vasului.

EXEMPLU Artera carotidă stângă, Artera carotidă dreaptă
194 Arterele carotide
VPMC-13553 A



c. Faceţi clic pe OK.

NOTĂ: Nu pot exista două vase cu nume identice.

3. Pentru a şterge un vas din lista Object Management (Gestionare obiect):

a. Selectaţi vasul în coloana Vessel Segment (Segment vas).

b. Faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Lucrul cu vizualizările în secţiune transversală şi CPR ale vaselor

Efectuaţi următoarele operaţii pe vizualizările reformatate:

a. Vizualizaţi valoarea (UH în cazul CT) datelor într-un punct glisând în ima-
gine cu ajutorul instrumentului Crshair (Reticul).

b. Treceţi la un punct de interes dorit de pe linia centrală făcând clic pe 
vizualizarea curbă cu ajutorul instrumentului Vessel Probe (Sondare 
vase).

c. Faceţi clic pe . 

d. Efectuaţi măsurători în vizualizările de detaliu.

e. Rotiţi vizualizările reformatate curbe în jurul axului vasului.

f. Măriţi şi micşoraţi vizualizările CPR şi în secţiune transversală.

Secţiunea transversală corespunzătoare punctului de interes mai conţine:

• Marcatori orizontali şi verticali care indică orientarea vizualizărilor curbe 

la dreapta şi la stânga.

Când sondaţi un vas, software-ul VitreaCore reprezintă grafic linia centrală a 

vasului şi afişează o vizualizare (sau mai multe) în secţiune transversală şi două 

vizualizări CPR ale vasului.

În formatul de afişare cu câte 1 imagine odată, sunt afişate mai multe vizualizări 

în secţiune transversală (a se vedea Figura 6).
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# Descriere
1 Pentru a vă deplasa de-a lungul 

vasului:

Glisaţi bara de derulare, faceţi 

clic în interiorul vasului.

2 Liniile albastre indică poziţia 
reticulului, care corespunde, 
de asemenea, vizualizării în 
secţiune transversală active.

3 Vizualizare în secţiune 
transversală

4 Vizualizare CPR 1: Dacă rotiţi 
volumul 3D până când vasul a 
prezentat curbura cea mai mică 
în câmpul de vizualizare 3D. De 
asemenea, sunt afişaţi marcatori 
orizontali şi verticali care indică 
orientarea vizualizărilor curbe la 
dreapta şi la stânga.

5 Vizualizare CPR 2: la 90 de 
grade faţă de prima vizualizare 
CPR.

6 Opţiune de randare CPR: Faceţi 
clic pe comandă şi selectaţi o 
opţiune din meniul derulant. 
Opţiunea este aplicată tuturor 
vizualizărilor CPR.

7 Glisor pentru grosimea CPR: 
glisaţi cursorul pentru 
Thickness (Grosime) CPR spre 
dreapta pentru a mări sau spre 
stânga pentru a micşora 
grosimea secţiunii doar în 
vizualizările CPR.

8 Mărire/Micşorare: 

• Faceţi clic pe  pentru a 
mări

• Faceţi clic pe  pentru a 
micşora
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Măsurători ale regiunii de interes

Pentru a efectua măsurători ale regiunilor de interes pe vas, faceţi clic pe 

instrumentul ROI-Freehand (ROI - De mână)  în oricare din vizualizările 

CPR sau de detaliu.

Fiecare ROI (regiune de interes) afişează valorile Hounsfield Average Value 

(Valoare Hounsfield medie) şi Standard Deviation (Abatere standard) ale 

regiunii.

NOTĂ: Regiunile de interes din vizualizările CPR sunt şterse automat dacă 
rotiţi vizualizarea sau navigaţi de-a lungul vasului.

Lucrul cu indicatoarele de poziţie din secţiune transversală

După ce sondaţi un vas în 3D sau MPR, intersecţia secţiunilor transversale din 

vizualizările MPR este indicată în următoarele moduri, în funcţie de vizualizarea 

pe care o utilizaţi:

• În vizualizarea 3D, un punct albastru de-a lungul liniei de indicare a 

vasului reprezintă poziţia transversală.
Arterele carotide 197
VPMC-13553 A



• Vizualizările CPR sunt centrate pe poziţia transversală. Poziţia curentă din 

secţiune transversală din vizualizările MPR şi 3D este indicată de o linie 

albastră în mijlocul riglei din vizualizările CPR.

• În formatul de ecran în care sunt prezente vizualizările MPR şi 3D, cu 

două vizualizări CPR şi doar o singură vizualizare în secţiune transversală 

afişate, vizualizarea în secţiune transversală corespunde poziţiei în care 

se află linia de referinţă în vizualizările CPR.

• În formatul de vizualizare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 

(Vizualizator), cu două vizualizări CPR şi mai multe vizualizări în secţiune 

transversală afişate, poziţia curentă a cursorului este în punctul 0 mm şi 

este evidenţiată cu un chenar albastru. Secţiunile transversale 

înconjurătoare sunt +1, +2, +3, -1, -2, -3 şi aşa mai departe.

NOTĂ: Vizualizările în secţiune transversală sunt distanţate întotdeauna la 0,5 mm, 
indiferent de grosimea de achiziţie a imaginii.
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Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

3. Derulaţi la ostia carotidei comune.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur de fiecare dată când structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. Când aţi terminat de trasat contururile, selectaţi 
Keep (Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Sculptarea obiectelor 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

# Descriere
1 Poziţia din secţiune transversală curentă

Pentru a muta poziţia în secţiune transversală:
Glisaţi bara de derulare, faceţi clic în interiorul vasului, învârtiţi rotiţa 
mouse-ului.
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2. În portul de vizualizare, faceţi clic şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a 

desena un chenar cu mâna liberă. 

3. Când terminaţi de creat linia de contur, sunt afişate butoanele Keep 

(Păstrare) şi Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele 

acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care l-

aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare). Obiectul 3D sculptat este afişat în portul 

de vizualizare 3D iniţial.

4. Pentru a afişa rezultatele sculptării într-o vizualizare MPR, selectaţi caseta de 

validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual).

Modul MPR Oblique (Oblic)

În modul MPR Oblique (Oblic), schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind 

reticulele în una sau două dintre vizualizările MPR.

1. Faceţi clic dreapta în vizualizare, apoi faceţi clic pe .

2. Într-una din vizualizările MPR, poziţionaţi cursorul deasupra unuia dintre 

reticule .

SFAT: Această vizualizare rămâne în modul Orthogonal (Ortogonal), iar 

celelalte două vizualizări afişează imagini sub unghiuri oblice.

3. Glisaţi reticulul în vizualizare în timp ce urmăriţi celelalte vizualizări.

SFAT: Când glisaţi, reticulele se rotesc în jurul punctului de intersecţie, 

rămânând perpendiculare unul pe altul.

SFAT: Rotiţi reticulele în mai multe vizualizări.
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SFAT: Pentru a muta punctul de intersecţie al reticulelor, faceţi clic în locul în 

care doriţi ca acestea să se intersecteze.

4. Pentru a „parcurge” un vas,  faceţi clic şi glisaţi în vizualizare.

SFAT: Centrul reticulelor acţionează ca pivot.

MIP automat

MIP (grosime max. 100 mm) reprezintă o setare pentru umbrire care afişează 

datele utilizând numai cele mai mari valori ale datelor pentru fiecare voxel al 

imaginii. MIP este o setare recomandată când caracteristici concurente 

compuse din voxeli cu valori similare sau mai mari ar putea ascunde 

caracteristica de interes. 

Cu opţiunea MIP MPR separată, vizualizaţi randarea unui volum în paralel cu 

imaginile MIP MPR. 

Această setare este deosebit de utilă când se execută aceste operaţii:

• Diferenţiere între contrast şi calciu în vase

• Vizualizarea secţiunilor MPR groase cu multe fragmente osoase mici, 

distanţate

• Vizualizarea carotidelor, a cercului lui Willis sau a oricărui vas

Ştergerea indicatoarelor şi a riglelor de sondare a vaselor

Ştergeţi una sau toate riglele pe care le-aţi plasat. De asemenea, ştergeţi unul, 

mai multe sau toate vasele sondate anterior, precum şi toate celelalte vizualizări 

sau măsurători asociate cu acestea.

1. Pentru a şterge riglele dintr-o vizualizare CPR, selectaţi rigla şi faceţi clic pe 

Delete (Ştergere) sau apăsaţi pe DELETE (Ştergere). 

NOTĂ: Dacă derulaţi sau schimbaţi mărirea, riglele nu sunt şterse din 
vizualizările în secţiune transversală. Riglele desenate în vizualizările în 
secţiune transversală rămân în vizualizările CPR. Riglele desenate în vizu-
alizările CPR se şterg automat dacă rotiţi vizualizările CPR, modificaţi 
marginile vasului, navigaţi de-a lungul vasului sau schimbaţi mărirea.
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2. Pentru a şterge indicatoarele vaselor (linia verde) şi măsurătorile efectuate 

pentru un anumit vas:

a. Asiguraţi-vă că vasul pe care doriţi să îl ştergeţi este vasul activ. 

NOTĂ: Vasul activ este afişat în vizualizările CPR şi în secţiune transversală 
curente, este notat cu linia (verde) de indicare a vasului în vizualizarea 3D şi 
este selectat (evidenţiat) în lista Object Management (Gestionare obiect) 
din fila Analysis (Analiză).

Opţional Dacă vasul pe care doriţi să îl ştergeţi nu este vasul activ, faceţi 
clic pe numele vasului în lista Object Management (Gestionare obiect), 
pentru a-l face activ.

b. Apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

3. Pentru a şterge toate vasele:

• Faceţi clic pe Clear (Ştergere).

NOTĂ: Celelalte elemente care nu sunt asociate opţiunii Vessel Probe (Sondare vase) 
rămân. 

Afişarea segmentării în vizualizările MPR

Utilizaţi caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual) 

pentru a face ca vizualizările MPR să reflecte rezultatele segmentării efectuate în 

vizualizarea 3D. De asemenea, selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare 

segmentare) dacă doriţi ca Object Visibility (Vizibilitate obiect) să se aplice 

vizualizărilor MPR. Opţiunile pentru vizibilitate din fila Analysis (Analiză) din 

fereastra Viewer (Vizualizator) vă permit să controlaţi modul în care imaginile 

afişează segmentarea regiunii.

Când caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) este selectată, 

vizualizările MPR prezintă şi rezultatele oricărei segmentări efectuate în 

vizualizarea 3D. În cazul în care caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) 

este deselectată, vizualizările MPR continuă să afişeze imagini MPR integrale, 

chiar dacă au fost segmentate părţi din volum.
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1. Pentru a afişa segmentarea în vizualizările MPR:

• În fila Visual (Vizual), selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare 

segmentare).

• Dacă selectaţi Show Segmentation (Afişare segmentare) şi aţi exclus o 

regiune din vizualizarea volumului, regiunea respectivă nu este afişată în 

vizualizările MPR.

Efectuarea reformatărilor oblice automate

Utilizând modul MPR Oblique (Oblic), afişaţi vizualizări MPR ale caracteristicii 

care se află într-un plan diferit de planele sagital, coronal sau axial, cum este 

cazul multor artere.

În modul MPR Oblique (Oblic) manual, schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR 

rotind reticulele în una sau mai multe din vizualizările MPR sau utilizând 

instrumentul de orientare după un unghi oblic.

Cu instrumentele Vessel Probe (Sondare vase), efectuaţi reformatări oblice 

automate. După ce sondaţi vasul, vizualizările MPR se actualizează automat 

pentru a afişa o vizualizare oblică a vasului pe măsură ce derulaţi în lungul liniei 

centrale a vasului în vizualizările CPR.

Pentru a efectua o reformatare oblică automată:

1. Orientaţi imaginea 3D astfel încât să afişaţi vizualizarea dorită a vasului.

2. Sondaţi vasul.

3. Comutaţi oricare din vizualizările MPR la modul Oblique (Oblic). 
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VitreaCore afişează imaginile oblice în toate cele trei vizualizatoare MPR. 

Vizualizarea MPR care este în mod normal vizualizarea Axial se află în planul 

oblic care afişează cel mai bine vasul.

4. Faceţi clic pe cursorul Thickness (Grosime) şi glisaţi-l în orice vizualizare 

MPR pentru a vă asigura că vedeţi cât mai mult posibil din vas.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, setaţi cursorul pentru grosime la o valoare 
egală cu diametrul vasului.

5. Selectaţi MIP din orice vizualizare MPR.
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6. În vizualizările CPR, deplasaţi-vă de-a lungul vasului.

Poziţia reticulului se ajustează automat, iar vizualizările oblice se rotesc astfel 

încât vizualizarea care este în mod normal vizualizarea Axial se află în planul 

oblic care oferă cea mai bună vizualizare a vasului.

NOTĂ: Vizualizarea MPR axială ortogonală se schimbă pentru a afişa o 
vizualizare oblică în care lungimea vasului este cel mai bine prezentată.
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Arterele coronare 

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Analiza studiului

• Reglarea ferestrei/nivelului

• Sondarea unui vas

• Măsurarea stenozei

• Utilizarea vizualizărilor 3D şi a vizualizărilor reformatate planare curbe

• Explorarea lumenului

• Aplicare Object Visibility (Vizibilitate obiect)

• Realizarea instantaneelor

IV Distribuirea rezultatelor

Arterele coronare – Prezentare 
generală

Finalizaţi procedurile din cadrul acestui modul pentru a sonda arterele coro-
nare, a măsura stenoza şi a explora lumenul. 
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Lecţia despre arterele coronare

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu al arterelor coronare.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Cardiac: Arteries (Cardiac: Artere) nu este selectat, faceţi 

clic pe meniul derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual 

(Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Cardiac: Arteries (Cardiac: Artere).

III. Efectuarea analizei

Fluxul de lucru Coronary (Artere coronare) conţine următoarele:

• Segmentarea automată a cordului

• Bătăi cardiace 4D utilizând cinematica multifază

• Selecţia oricărei artere coronare în vederea vizualizării cu instrumentul Vessel 

Probe (Sondare vase) cu examinarea şi editarea simplă a liniei centrale
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ATENŢIE: Acurateţea de măsurare a lungimilor şi unghiurilor, precum şi a 
regiunilor de interes 2D şi 3D, depinde de o serie de factori. Acurateţea acestor 
măsurători depinde de exactitatea factorilor de scalare care descriu rezoluţia 
imaginii şi spaţierea dintre imaginile sursă. Metoda recomandată pentru 
efectuarea măsurătorilor liniare este prin plasarea unor rigle în imaginile 2D.

Analiza studiului

Funcţie Procedură
Analiza structurilor 
anatomice, analiza calităţii 
studiului în vizualizările 
axială, coronală şi sagitală

Utilizaţi vizualizările MPR pentru a analiza.

Afişarea diverselor plane • Orthogonal (Ortogonal)  – Această vizualizare este afişată 

în planele sagital, coronal şi axial.

• Oblique (Oblic)  – Această vizualizare este afişată într-un 

plan oblic.

• Curved Reference (Curb de referinţă)  – Această 

vizualizare stabileşte reticulele pentru a defini o curbă.

Afişarea imaginii în 
vizualizarea cu câte 
1 imagine odată

Faceţi clic pe Maximize (Maximizare)  pentru a comuta la 

formatul de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 

(Vizualizator)

Rotirea vizualizărilor MPR  Faceţi clic pe Rotate MPRs (Rotire imagini MPR) pentru a 
schimba dispunerea imaginilor sagitale, coronale şi axiale.

Examinarea imaginilor în 
modul Heart (Cord)

În colţul din dreapta jos al vizualizării MPR oblice, selectaţi 

.

Când modul Heart (Cord) este activ, cordul ia forma unei inimi 

negre . 

Vizualizările cu două şi cu patru camere pe axa lungă sau pe axa 
scurtă a ventriculului stâng sunt prezente ca opţiuni de afişare.
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Reglarea ferestrei/nivelului

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic în portul de vizualizare şi glisaţi.

• Glisaţi spre stânga pentru a micşora lăţimea ferestrei, ceea ce va 

determina mărirea contrastului. 

• Glisaţi spre dreapta pentru a mări lăţimea ferestrei, ceea ce va determina 

reducerea contrastului.

• Glisaţi în jos pentru a mări nivelul ferestrei. Glisaţi în sus pentru a reduce 

nivelul ferestrei.

• Glisaţi pe diagonală pentru a ajusta simultan lăţimea ferestrei şi nivelul 

acesteia.

Pentru a schimba fereastra/nivelul imaginilor CT 2D sau MPR selectând o 

presetare pentru fereastră/nivel:

1. Faceţi clic dreapta în portul de vizualizare, apoi selectaţi W/L Presets 

(Presetări fereastră/nivel).

2. Selectaţi dintre următoarele opţiuni:

• Abdomen (400/40)
• Lung (Plămân) (1500/-700)
• Head (Cap) (100/45)
• Mediastinum (Mediastin) (350/50)
• Vertebrae (Vertebre) (2000/300)

3. Dacă doriţi să schimbaţi setările predefinite pentru fereastră/nivel, 

contactaţi administratorul de sistem.

Sondarea unui vas

Finalizaţi procedura următoare pentru cele trei vase coronare principale (LAD, 

CX, RCA) şi orice ramură a acestora. 

După ce configuraţi fereastra Viewer (Vizualizator) astfel încât să ofere cea mai 

bună vizualizare a vasului pe care doriţi să îl sondaţi, utilizaţi butonul Select 

(Selectare) pentru a sonda vasul. 
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1. Localizaţi vasul pe care doriţi să îl sondaţi în vizualizarea MPR sau 3D.

2. În fila Analysis (Analiză), faceţi clic pe .

Cursorul ia forma unui deget arătător.

3. Faceţi clic pe vas în vizualizarea MPR sau 3D.

SFAT: Pentru rezultate optime, selectaţi un punct situat la jumătatea lungimii 

vasului.

Sunt afişate două vizualizări CPR şi o vizualizare în secţiune transversală 

(sau mai multe vizualizări în secţiune transversală, în formatul de afişare cu 

câte 1 imagine odată).

NOTĂ: Sunt afişate mai multe vizualizări în secţiune transversală numai când 
comutaţi la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 
(Vizualizator).

a. Dacă nu obţineţi rezultatul scontat sau dacă doriţi să reluaţi de la înce-

put, faceţi clic pe  pentru a încerca din nou, apoi repetaţi pasul 3.

b. Pentru a sonda un alt vas, repetaţi această procedură.

c. Pentru a extinde vasul sondat, faceţi clic pe  şi faceţi clic pe un 

punct situat mai departe de-a lungul vasului. 

Tabelul Show (Afişare) şi Vessel Segment (Segment vas) din zona Analysis 

(Analiză) se populează cu date. 

d. Faceţi clic pe butonul  pentru a redenumi vasul. 

Este afişată caseta de dialog VitreaCore - Rename (Redenumire).

e. În câmpul New name (Nume nou), introduceţi numele vasului.

f. Faceţi clic pe OK.
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g. Modificaţi parametrul Object Visibility (Vizibilitate obiect) conform 
setării dorite.

• Selectaţi una dintre aceste opţiuni din meniul 

derulant Object Visibility (Vizibilitate obiect):

• Pentru a elimina totul din vizualizare, cu 
excepţia vaselor sondate, selectaţi Vessels 
Only (Doar vase). 

• Pentru a randa fundalul parţial opac, selectaţi Semi-Transparent 
Heart (Cord semitransparent).

• Pentru a afişa vasele sondate cu o nuanţă de roşu, selectaţi 
Tinted Vessels (Vase colorate).

• Pentru a afişa numai cordul, selectaţi Heart Only (Doar cord).

NOTĂ: Meniul derulant conţine şi Transparent Background (Fundal 
transparent), Semi-Transparent Background (Fundal 
semitransparent), Tinted Foreground (Prim-plan colorat) şi 
Transparent Foreground (Prim-plan transparent).

După ce selectaţi un vas utilizând Vessel Probe (Sondare vase), 
VitreaCore segmentează structurile anatomice şi creează o Curved 
Planar Reformation (CPR) (Reformare planară curbă). Aceste imagini se 
află în cadrul imaginii 3D în cele două chenare verticale.

h. Faceţi clic pe  pentru a realiza un instantaneu al imaginii 3D.

Pentru informaţii suplimentare despre sondarea vaselor, consultaţi secţiunea 

Proceduri suplimentare.

SFAT: VitreaCore creează o secţiune transversală de 1 mm ortogonală în 

raport cu linia centrală care parcurge imaginea CPR. Aceasta este 

imaginea situată în partea de sus a CPR, în chenarul albastru.

Partea de jos a CPR conţine două bare cu glisor. Cea de sus vă permite 

să rotiţi CPR prin glisare spre stânga sau spre dreapta. Bara de jos vă 
permite să adăugaţi grosime imaginii CPR.
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Măsurarea stenozei

1. Comutaţi la formatul de afişare cu câte 1 imagine odată al ferestrei 

Viewer (Vizualizator). Faceţi clic pe  pentru maximizare.

2. Selectaţi vasul sondat sau denumit de investigat.

3. Derulaţi vizualizările CPR pentru a afişa un punct aflat înainte de stenoză.

4. Faceţi clic pe .

5. Faceţi clic şi glisaţi pe lăţimea lumenului, apoi eliberaţi butonul mouse-ului 

pentru a finaliza rigla.

6. Rigla şi măsurătoarea (în milimetri) sunt afişate în vizualizările transversală şi 

CPR.
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NOTĂ: Desenaţi rigle şi măsuraţi în orice vizualizare în secţiune transversală. 
Plasaţi câte o singură riglă într-o secţiune transversală.

7. Ajustaţi poziţia reticulului pentru a afişa un punct din interiorul stenozei.

8. Repetaţi paşii de la 3 la 7 pentru a măsura o zonă îngustată.

VitreaCore afişează măsurătorile pentru diametrul maxim şi minim curent în 

verde şi, respectiv, în roşu în vizualizările reformatate curbate. Orice altă 

măsurătoare este afişată în culoarea cyan. 

VitreaCore calculează procentul de stenozare comparând valorile maxime 

(normale) şi minime (stenozate) măsurate. Procentul şi formula utilizate la 

calcularea acestuia sunt afişate în partea de jos a vizualizării CPR din dreapta.
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9. Repetaţi această procedură pentru a desena oricâte rigle doriţi.

Diametrul maxim, diametrul minim şi procentul zonei de stenoză sunt 

actualizate de fiecare dată când desenaţi o riglă.

Utilizarea vizualizărilor 3D şi a vizualizărilor reformatate planare curbe

1. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al imaginii 3D a volumului. Faceţi 

clic de două ori pe pictograma  pentru a afişa diferite vizualizări în 

secţiune transversală. 

2. Faceţi clic şi glisaţi pentru a roti imaginea 3D a volumului.

3. În vizualizarea CPR, mutaţi săgeţile L-R (stânga-dreapta) de la bază de pe 

bara glisoare orizontală pentru a roti vizualizările CPR.

4. Bara glisoare verticală mută imaginea CPR proximal şi distal, pentru a 

vizualiza lungimea vasului.

5. Punctul albastru din 3D, secţiunea transversală a vasului din chenarul 

albastru şi linia albastră din CPR realizează urmărirea pe măsură ce sunt 

deplasate.

6. Selectaţi casetele de validare a fazelor, din partea de jos, pentru a schimba 

fazele şi a le analiza.

Explorarea lumenului

1. Faceţi clic în chenarul albastru al secţiunii transversale şi faceţi clic pe 

semnul plus pentru a mări vizualizarea vasului în secţiune transversală.

2. Faceţi clic pe semnul plus/minus de deasupra vizualizării CPR pentru a mări/

micşora imaginea.

3. Selectaţi reticulul, apoi faceţi clic în interiorul lumenului şi ţineţi apăsat 

pentru a evalua caracteristicile UH ale plăcii.
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Aplicare Object Visibility (Vizibilitate obiect)

1. Deselectaţi caseta Vessel Overlay (Suprapunere vase) pentru a ascunde 

vizualizările reformatate planare curbe, împiedicând ştergerea vaselor de 

către o altă persoană.

2. Din Object Visibility (Vizibilitate obiect), selectaţi Semi transparent 

Background (Fundal semitransparent) şi Tinted Vessels (Vase colorate).

3. Selectaţi Vessels only (Doar vase) şi rotiţi pentru a afişa vizualizări de rutină 

ale cateterizării cardiace.

Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  (sau apăsaţi 

pe S) pentru a activa camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.

Instantaneele care includ opţiuni pentru măsurători, rigle, W/L (Fereastră/

Nivel) sau segmentare sunt restabilite din fila Snapshots (Instantanee), 

situată în fila Data Manager (Manager date) din partea inferioară a ecranului.

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, deselectaţi caseta de validare 

Patient Info (Informaţii pacient) din zona View Options (Opţiuni de 

vizualizare) din fila Visual (Vizual). Selectaţi caseta pentru a afişa informaţiile 

despre pacient. 
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IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.

Proceduri suplimentare
Lucrul cu vizualizările în secţiune transversală şi CPR ale vaselor

Efectuaţi următoarele operaţii pe vizualizările reformatate:

1. Pentru a determina valoarea UH într-un punct prin acţiunea de tragere în 

interiorul unei imagini cu ajutorul instrumentului Crshair (Reticul) .

2. Deplasaţi-vă la un punct de interes dorit de pe linia centrală făcând clic pe 

vizualizarea curbă cu ajutorul instrumentului Vessel Probe (Sondare vase).

3. Realizaţi măsurători pe vizualizările CPR utilizând instrumentul 

ROI-Freehand (ROI-Cu mâna liberă).

4. Rotiţi vizualizările reformatate curbe în jurul axei vasului.
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5. Măriţi şi micşoraţi vizualizările CPR şi în secţiune transversală.

Secţiunea transversală corespunzătoare punctului de interes mai conţine:

• Marcatori orizontali şi verticali care indică orientarea vizualizărilor curbe 

la dreapta şi la stânga.

Când sondaţi un vas, software-ul VitreaCore reprezintă grafic linia centrală a 

vasului şi afişează o vizualizare (sau mai multe) în secţiune transversală şi două 

vizualizări CPR ale vasului.

În formatul de afişare cu câte 1 imagine odată, sunt afişate mai multe vizualizări 

în secţiune transversală.
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1

54

2

3

8

6 7

8

# Descriere
1 Pentru a vă deplasa de-a lungul 

vasului:

Glisaţi bara de derulare, faceţi clic în 

interiorul vasului.

2 Liniile albastre indică poziţia 
reticulului, care corespunde, de 
asemenea, vizualizării în secţiune 
transversală active.

3 Vizualizare în secţiune transversală

4 Vizualizare CPR 1: Dacă rotiţi 
volumul 3D până când vasul a 
prezentat curbura cea mai mică în 
câmpul de vizualizare 3D. 
Vizualizările CPR stângă şi dreaptă 
au margini colorate care corespund 
marcatoarelor roşii şi verzi din 
vizualizarea în secţiune transversală 
activă.

5 Vizualizare CPR 2: la 90 de grade 
faţă de prima vizualizare CPR.

6 Opţiune de randare CPR: Faceţi clic 
pe comandă şi selectaţi o opţiune 
din meniul derulant. Opţiunea este 
aplicată tuturor vizualizărilor CPR.

7 Glisor pentru grosimea CPR: glisaţi 
cursorul pentru Thickness 
(Grosime) CPR spre dreapta pentru 
a mări sau spre stânga pentru a 
micşora grosimea secţiunii doar în 
vizualizările CPR.

8 Mărire/Micşorare: 

• Faceţi clic pe  pentru a mări

• Faceţi clic pe  pentru a 
micşora
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Măsurători ale regiunii de interes

Pentru a efectua măsurători ale regiunilor de interes pe vas, faceţi clic pe 

instrumentul ROI-Freehand (ROI - De mână)  în oricare din vizualizările 

CPR sau de detaliu.

Fiecare ROI (regiune de interes) afişează valorile Hounsfield Average Value 

(Valoare Hounsfield medie) şi Standard Deviation (Abatere standard) ale 

regiunii.

NOTĂ: Regiunile de interes din vizualizările CPR sunt şterse automat dacă 
rotiţi vizualizarea sau navigaţi de-a lungul vasului.

Lucrul cu indicatoarele de poziţie ale reticulelor

După ce sondaţi un vas în 3D sau MPR, intersecţia reticulelor din vizualizările 

MPR este indicată în următoarele moduri, în funcţie de vizualizarea pe care o 

utilizaţi:

• În vizualizarea 3D, un punct albastru de-a lungul liniei de indicare a 

vasului reprezintă poziţia reticulului.
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• Vizualizările CPR se centrează pe poziţia reticulului. Poziţia curentă a 

reticulului din vizualizările MPR şi 3D este indicată de o linie albastră în 

mijlocul riglei din vizualizările CPR.

• În formatele pentru vizualizatori multipli ale ferestrei Viewer 

(Vizualizator), cu două vizualizări CPR şi o singură vizualizare în secţiune 

transversală afişate, vizualizarea în secţiune transversală corespunde 

poziţiei curente a reticulului.

• În formatul de vizualizare cu câte 1 imagine odată al ferestrei Viewer 

(Vizualizator), cu două vizualizări CPR şi mai multe vizualizări în secţiune 

transversală afişate, poziţia curentă a cursorului este în punctul 0 mm şi 

este evidenţiată cu un chenar albastru. Secţiunile transversale 

înconjurătoare sunt +1, +2, +3, -1, -2, -3 şi aşa mai departe.

NOTĂ: Vizualizările în secţiune transversală sunt distanţate întotdeauna la 0,5 mm, 
indiferent de grosimea de achiziţie a imaginii.

1
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TABELUL 2. Vizualizare cu câte 1 imagine odată şi indicatoarele de poziţie ale reticulelor

Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.

3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur în fiecare loc în care structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. După ce aţi trasat contururi, selectaţi Keep 

(Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Sculptarea obiectelor 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

Număr legendă Descriere
1 Poziţia curentă a reticulului

Pentru a muta poziţia reticulului:

Glisaţi bara de derulare, faceţi clic în interiorul 

vasului, învârtiţi rotiţa mouse-ului.
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2. În portul de vizualizare, faceţi clic şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a 

desena un chenar cu mâna liberă. 

3. După ce creaţi linia de contur, sunt afişate butoanele Keep (Păstrare) şi 

Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare). Obiectul 3D sculptat este afişat în portul 

de vizualizare 3D iniţial.

4. Pentru a afişa rezultatele sculptării într-o vizualizare MPR, selectaţi caseta de 

validare Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual).

Modul MPR Oblique (Oblic)

În modul MPR Oblique (Oblic), schimbaţi orientarea vizualizărilor MPR rotind 

reticulele în una sau două dintre vizualizările MPR.

1. Faceţi clic dreapta în vizualizare, apoi faceţi clic pe .

2. Într-una din vizualizările MPR, poziţionaţi cursorul deasupra unuia dintre 

reticule .

SFAT: Această vizualizare rămâne în modul Orthogonal (Ortogonal), iar 

celelalte două vizualizări afişează imagini sub unghiuri oblice.

3. Glisaţi reticulul în vizualizare în timp ce urmăriţi celelalte vizualizări.

SFAT: Când glisaţi, reticulele se rotesc în jurul punctului de intersecţie, 

rămânând perpendiculare unul pe altul.

SFAT: Rotiţi reticulele în mai multe vizualizări.
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SFAT: Pentru a muta punctul de intersecţie al reticulelor, faceţi clic în locul în 

care doriţi ca acestea să se intersecteze.

4. Pentru a „parcurge” un vas,  faceţi clic şi glisaţi în vizualizare.

SFAT: Centrul reticulelor acţionează ca pivot.

MIP automat

MIP (grosime max. 100 mm) – O setare pentru umbrire care afişează datele 

utilizând numai cele mai mari valori ale datelor pentru fiecare voxel al imaginii. 

MIP este o setare recomandată când caracteristici concurente compuse din 

voxeli cu valori similare sau mai mari ar putea ascunde caracteristica de interes. 

Cu opţiunea MIP MPR separată, vizualizaţi randarea unui volum în paralel cu 

imaginile MIP MPR. 

Această setare este deosebit de utilă când se execută aceste operaţii:

• Diferenţiere între contrast şi calciu în vase

• Vizualizarea secţiunilor MPR groase cu multe fragmente osoase mici, 

distanţate

• Vizualizarea carotidelor, a cercului lui Willis, a vaselor renale, a descărcărilor 

run-off sau a oricărui vas

Ştergerea indicatoarelor şi a riglelor de sondare a vaselor

Ştergeţi una sau toate riglele pe care le-aţi plasat. De asemenea, ştergeţi unul 

sau mai multe sau toate vasele sondate anterior, precum şi toate celelalte 

vizualizări sau măsurători asociate cu acestea.

1. Pentru a şterge riglele dintr-o vizualizare CPR, selectaţi rigla şi faceţi clic pe 

Delete (Ştergere) sau apăsaţi pe DELETE (Ştergere). 

NOTĂ: Dacă derulaţi sau schimbaţi mărirea, riglele nu sunt şterse din 
vizualizările în secţiune transversală. Riglele desenate în vizualizările în 
secţiune transversală rămân în vizualizările CPR. Riglele desenate în 
vizualizările CPR se şterg automat dacă rotiţi vizualizările CPR, modificaţi 
marginile vasului, navigaţi de-a lungul vasului sau schimbaţi mărirea.
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2. Pentru a şterge indicatoarele vaselor (linia verde) şi măsurătorile efectuate 

pentru un anumit vas:

a. Asiguraţi-vă că vasul pe care doriţi să îl ştergeţi este vasul activ. 

NOTĂ: Vasul activ este afişat în vizualizările CPR şi în secţiune transversală 
curente, este notat cu linia (verde) de indicare a vasului în vizualizarea 
3D şi este selectat (evidenţiat) în lista Object Management (Gestionare 
obiect) din fila Analysis (Analiză).

Opţional Dacă vasul pe care doriţi să îl ştergeţi nu este vasul activ, faceţi 
clic pe numele vasului în lista Object Management (Gestionare obiect), 
pentru a-l face activ.

b. Apăsaţi pe DELETE (Ştergere).

3. Pentru a şterge toate vasele:

Faceţi clic pe .

NOTĂ: Celelalte elemente care nu sunt asociate opţiunii Vessel Probe (Sondare vase) 
rămân, inclusiv săgeţile, adnotările şi riglele desenate direct pe imaginile 3D şi MPR.

Afişarea segmentării în vizualizările MPR

Utilizaţi caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) din fila Visual (Vizual) 

pentru a face ca vizualizările MPR să reflecte rezultatele segmentării efectuate în 

vizualizarea 3D. De asemenea, selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare 

segmentare) dacă doriţi ca Object Visibility (Vizibilitate obiect) să se aplice 

vizualizărilor MPR. Opţiunile pentru vizibilitate din fila Analysis (Analiză) din 

fereastra Viewer (Vizualizator) vă permit să controlaţi modul în care imaginile 

afişează segmentarea regiunii.

Când selectaţi caseta Show Segmentation (Afişare segmentare), vizualizările 

MPR prezintă şi rezultatele oricărei segmentări efectuate în vizualizarea 3D. În 

cazul în care caseta Show Segmentation (Afişare segmentare) este deselectată, 

vizualizările MPR continuă să afişeze imagini MPR integrale, chiar dacă au fost 

segmentate părţi din volum.

1. Pentru a afişa segmentarea în vizualizările MPR:

• În fila Visual (Vizual), selectaţi caseta de validare Show Segmentation 

(Afişare segmentare).
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FIGURA 1. Caseta Show Segmentation (Afişare segmentare)

Dacă selectaţi Show Segmentation (Afişare segmentare) şi aţi exclus o regiune 

din vizualizarea volumului, regiunea respectivă nu este afişată în vizualizările 

MPR.

Examinarea unui studiu cardiac 4D

Când un studiu este compus din faze multiple sau serii temporale, efectuaţi 

acţiunile cinematice în cadrul fazelor. Una din caracteristicile acestei aplicaţii 

este observarea cordului care bate cu ajutorul studiilor coronare ce conţin serii 

temporale.

Pentru a analiza un studiu cardiac 4D:

1. Selectaţi fazele cardiace 4D din Data Manager (Manager date).

2. Pentru a vedea toate fazele achiziţionate, faceţi clic dreapta şi apoi 

selectaţi Cine Start (Start cinematică).

3. Pentru a vă opri la o anumită fază, efectuaţi următorii paşi pentru a 

reduce viteza cinematicii:

• Faceţi clic dreapta şi selectaţi Adjust Cine Setting (Ajustare setare 
cinematică).
Este afişată caseta de dialog Cine Set up & Control (Configurare 
şi control cinematică).

• Glisaţi bara glisantă pentru viteza cinematicii spre stânga, până 
la capăt (1).

• Faceţi clic pe Close (Închidere).
4. În timp ce aplicaţi cinematica utilizând această viteză mai lentă, 

când vedeţi faza la care doriţi să vă opriţi faceţi clic dreapta şi 

selectaţi Cine Stop (Oprire cinematică).

5. Derulaţi fiecare dintre fazele temporale.

Toate porturile de vizualizare se actualizează simultan. Eticheta 
Phase X/X (Fază X/X) din dreptul barei glisante se actualizează pe 
măsură ce derulaţi.

6. Rotiţi volumul 3D pentru a-l poziţiona în vederea sculptării.
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7. Sculptaţi volumul pentru a izola cordul.

8. Salvaţi orice imagine relevantă.

9. Pentru a urmări bătăile inimii, faceţi clic dreapta în portul de 

vizualizare 3D şi selectaţi Cine Start (Start cinematică).

• Pentru a salva cinematica drept film, faceţi clic dreapta şi 
selectaţi Save Cine to Movie File (Salvare cinematică în fişier film).
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Cercul lui Willis

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Vizualizarea cercului lui Willis în imaginile MPR

• Utilizarea ajustării 3D

• Sculptarea manuală

• Utilizarea punctului de interes

• Utilizarea opţiunii MIP 3D

• Realizarea instantaneelor

IV Distribuirea rezultatelor

Cercul lui Willis – Prezentare generală
Segmentaţi vasele cercului lui Willis din alte regiuni anatomice ale capului 

pentru a examina următoarele aspecte:

• Placă

• Stenoză

• Permeabilitate

• Anevrism
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Lecţia despre cercul lui Willis

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu al cercului lui Willis.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Vascular: COW nu este selectat, faceţi clic pe meniul 

derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual (Vizual).

2. Selectaţi protocolul CT Vascular: COW.

III. Efectuarea analizei

Vizualizarea cercului lui Willis în imaginile MPR

1. Schimbaţi imaginile MPR la modul Oblique (Oblic) .

2. Verificaţi ca opţiunea de randare să fie setată la MIP .

3. Aliniaţi linia Coronal (verde) cu artera bazilară în vizualizarea MPR Sagittal 

(Sagital).

4. Glisaţi cursorul MPR Thickness (Grosime) din vizualizator  

spre dreapta pentru a mări grosimea secţiunii până la nivelul dorit.
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5. Derulaţi imaginile coronale pentru a vizualiza cercul lui Willis şi alte structuri 

arteriale ale capului.

6. Realizaţi un lot de imagini coronale.

Utilizarea ajustării 3D

Liniile de ajustare sunt afişate sub formă de chenare rectangulare în toate cele 

trei porturi de vizualizare MPR şi sunt codificate în culori în funcţie de 

vizualizarea respectivă:

• Sagitală: albastru

• Coronală: verde

• Axială: roşu

Redimensionaţi regiunea ajustată în unul sau mai multe din porturile de 

vizualizare MPR trăgând liniile în orice mod Tool (Instrument) (WinLev (Fereastră 

şi nivel), Crosshair (Reticul), Snap (Instantaneu), Ruler (Riglă), Label (Etichetă), 

Sculpt (Sculptare)).

Toate datele din exteriorul chenarului de ajustare sunt excluse. Portul de 

vizualizare 3D (randare MIP/randare volume) afişează noua imagine 3D, 

incluzând numai structurile anatomice din interiorul chenarului.

1. Poziţionaţi cursorul deasupra liniei de ajustare din planul axial, sagital sau 

coronal (sau din plane multiple) până când cursorul ia forma a două săgeţi.

2. Faceţi clic pe marginea chenarului de ajustare şi glisaţi-o pentru a elimina 

structurile anatomice pe care nu doriţi să le vedeţi în imaginea 3D.

3. Repetaţi această procedură conform necesităţilor, în oricare dintre 

vizualizările ortogonale, până când izolaţi structurile anatomice dorite.

Sculptarea manuală

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru ca MPR-ul axial să fie afişat în câte 1 imagine odată.
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3. Derulaţi până la capătul structurilor anatomice.

4. Trasaţi linii de contur în jurul structurilor anatomice pe care doriţi să le 

includeţi.

SFAT: Derulaţi şi trasaţi câte un contur în fiecare loc în care structurile 

anatomice îşi modifică dimensiunea, forma sau locaţia.

5. După ce aţi trasat contururi, selectaţi Keep 

(Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când este selectată caseta Show Preview (Afişare previzualizare), 

aceasta prezintă o previzualizare în imaginea 3D.

6. Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al ferestrei Viewer (Vizualizator) 

pentru a reveni la fereastra anterioară.

Pentru informaţii despre sculptarea în 3D, consultaţi secţiunea Proceduri 

suplimentare.

Utilizarea punctului de interes

Izolaţi şi afişaţi o secţiune specifică a volumului utilizând punctul de interes şi 

izolaţi suplimentar punctul de interes în vizualizarea volumului.

1. Faceţi clic pe butonul  din vizualizatorul 3D.

Butonul se transformă în  pentru vizualizarea volumului, iar punctul 

de interes de la reticulele vizualizatorului MPR afişează vizualizarea 3D.

2. Rafinarea punctului de interes:

• Glisaţi şi eliberaţi reticulele din una din vizualizările MPR pentru a 

schimba locaţia punctului de interes afişat în vizualizarea volumului.

• Faceţi clic şi menţineţi în vizualizarea 3D, apoi derulaţi cu rotiţa 

mouse-ului pentru a mări sau a micşora zona punctului de interes.
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Utilizarea opţiunii MIP 3D

Această procedură vă permite să asistaţi vizualizarea calcifierilor.

1. Faceţi clic pe imaginea 3D. 

2. Faceţi clic pe meniul derulant  şi selectaţi MIP.

3. Pentru a randa imaginile MPR, selectaţi opţiuni din meniul derulant 

 şi utilizaţi bara de glisare  pentru a mări 

grosimea la nivelul dorit.

4. Examinaţi imaginile MPR.

5. Realizaţi un instantaneu.

Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  pentru a 

activa camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.

Instantaneele care includ opţiuni pentru măsurători, rigle, W/L (Fereastră/

Nivel) sau segmentare se restabilesc din fila Snapshots (Instantanee), situată 

în fila Data Manager (Manager date) din partea inferioară a ecranului.

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, deselectaţi caseta de validare 

Patient Info (Informaţii pacient) din zona View Options (Opţiuni de 

vizualizare) din partea de sus a ecranului. Selectaţi caseta pentru a afişa 

informaţiile despre pacient. 
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IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.

Proceduri suplimentare
Sculptare în 3D

1. Faceţi clic pe .

Forma cursorului se schimbă pentru a indica modul Sculpt (Sculptare).

2. Mutaţi mouse-ul în imaginea 3D. 

3. Faceţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului şi menţineţi-l pentru 

a desena în jurul structurii anatomice sau a obiectului de sculptat.

4. După ce creaţi linia de contur, sunt afişate butoanele Keep (Păstrare) şi 

Remove (Eliminare) . Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a elimina structurile anatomice din interiorul conturului pe care 

l-aţi trasat, faceţi clic pe Remove (Eliminare).

• Pentru a elimina structurile anatomice din exteriorul conturului pe care 

l-aţi trasat (şi a izola structurile anatomice din interiorul conturului), 

faceţi clic pe Keep (Păstrare).

Obiectul 3D sculptat este afişat în portul de vizualizare 3D iniţial.
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Efectuarea segmentării cu indicare şi clic a regiunii

Utilizaţi segmentarea cu indicare şi clic pentru a păstra sau a elimina segmente 

de os sau alte segmente vizibil distincte, cum ar fi ţesuturi moi, stenturi sau 

plăcuţe metalice ori chiar masa scanerului.

1. Selectaţi Bone (Os) din zona Pick Segmentation (Alegere segmentare).

2. Selectaţi Keep (Păstrare) sau Remove (Eliminare).

SFAT: Când selectaţi Bone (Os), se selectează automat opţiunea Remove 

(Eliminare).

3. Faceţi clic în imagine acolo unde doriţi să eliminaţi segmente din os.

4. Pentru a edita rezultatele, utilizaţi butoanele Less (Mai puţin) şi More (Mai 

mult).

5. Faceţi clic pe  pentru nivelul ferestrei.

6. Selectaţi .

Opţiunea Remove Fragments (Eliminare fragmente) elimină toate regiunile 

vizibil distincte care sunt mai mici decât numărul de centimetri cubi listat în 

zona Segment Objects (Obiecte segment).
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Plămânii

Conţinut
I Selectarea studiului

II Alegerea protocolului şi a presetării

III Efectuarea analizei

• Utilizarea opţiunii MinIP

• Ajustarea grosimii secţiunilor în vizualizările MPR

• Reglarea ferestrei/nivelului

• Realizarea instantaneelor

IV Distribuirea rezultatelor

Plămânii – Prezentare generală
Finalizaţi procedurile din cadrul acestui modul pentru a vizualiza şi analiza aerul 
sau fluidul din căile respiratorii pulmonare. 
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Lecţia despre plămâni

I. Selectarea studiului

Urmaţi instrucţiunile din capitolul Selectarea studiului pentru a încărca un 

studiu pulmonar.

II. Alegerea protocolului şi a presetării

VitreaCore omite acest pas. Nu este necesară nicio acţiune.

1. Dacă protocolul CT Lung (Plămân) nu este selectat, faceţi clic pe meniul 

derulant Protocols (Protocoale)  din fila Visual (Vizual). 

2. Selectaţi protocolul CT Lung (Plămân).

III. Efectuarea analizei

Utilizarea opţiunii MinIP

Această procedură vă permite să modificaţi opţiunile de randare MPR. MinIP 

este o setare pentru umbrire care afişează datele utilizând numai cele mai mici 

valori ale datelor pentru fiecare voxel al imaginii. MinIP este o setare 

recomandată când caracteristici compuse din valori similare sau mai mari ale 

voxelilor ar putea ascunde o caracteristică de interes compusă din valori mai 

mici ale voxelilor dintr-o imagine scanată.

Această setare este deosebit de utilă când se examinează aerul sau fluidul din 

mini-porţiuni. De exemplu, căile respiratorii pulmonare sau ductele pancreatice 

sau biliare dilatate.
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1. Faceţi clic pe butonul MPR Options (Opţiuni MPR).  

2. Selectaţi MinIP din meniul derulant.

Ajustarea grosimii secţiunilor în vizualizările MPR

În porturile de vizualizare MPR, grosimea secţiunii de achiziţie este afişată în 

colţul din stânga jos. Setarea curentă pentru grosime este afişată în partea 

stângă a cursorului MPR Thickness (Grosime MPR)  din 

vizualizator, în partea de jos a fiecărui vizualizator.

Pentru a schimba grosimea secţiunii:

• Trageţi cursorul MPR Thickness (Grosime MPR) din vizualizator spre 

dreapta pentru a mări sau spre stânga pentru a micşora grosimea 

secţiunii ori faceţi clic pe număr pentru a stabili valoarea dorită.

Reglarea ferestrei/nivelului

1. Faceţi clic pe .

2. Faceţi clic în portul de vizualizare şi glisaţi.

a. Glisaţi spre stânga pentru a micşora lăţimea ferestrei, ceea ce va deter-
mina mărirea contrastului. Glisaţi spre dreapta pentru a mări lăţimea 
ferestrei, ceea ce va determina reducerea contrastului.

b. Glisaţi în jos pentru a reduce nivelul ferestrei. Glisaţi în sus pentru a mări 
nivelul ferestrei.

c. Glisaţi pe diagonală pentru a ajusta simultan lăţimea ferestrei şi nivelul 
acesteia.

Pentru a schimba fereastra/nivelul imaginilor CT 2D sau MPR selectând o 

presetare pentru fereastră/nivel:

NOTĂ: Dacă doriţi să schimbaţi setările predefinite pentru fereastră/nivel, 
contactaţi administratorul de sistem.

1. Faceţi clic dreapta în portul de vizualizare, apoi selectaţi Window/Level 

Presets (Presetări fereastră/nivel).
Plămânii 239
VPMC-13553 A



2. Selectaţi dintre următoarele opţiuni:

• Abdomen (400/40)

• Lung (Plămân) (1500/-700)

• Head (Cap) (100/45)

• Mediastinum (Mediastin) (350/50)

• Vertebrae (Vertebre) (2000/300)

Realizarea instantaneelor

1. Faceţi clic pe  pentru a activa 

camera.

2. Mutaţi cursorul pe imagine.

3. Faceţi clic pe  pentru a realiza fotografii de salvat pe server.

Instantaneele care includ opţiuni pentru măsurători, rigle, W/L (Fereastră/

Nivel) sau segmentare se restabilesc din fila Snapshots (Instantanee), situată 

în fila Data Manager (Manager date) din partea inferioară a ecranului.

4. Pentru a ascunde informaţiile despre pacient, deselectaţi caseta de validare 

Patient Info (Informaţii pacient) din zona View Options (Opţiuni de 

vizualizare) din partea de sus a ecranului. Selectaţi caseta pentru a afişa 

informaţiile despre pacient. 

IV. Distribuirea rezultatelor

Instantaneele pe care le salvaţi în fereastra Viewer (Vizualizator) sunt salvate în 

fereastra Report (Raport).

1. Faceţi clic pe  din partea inferioară a ferestrei.

2. Urmaţi instrucţiunile din capitolul Distribuirea rezultatelor, pentru a distribui 

rezultatele.
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